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ANUNT DE PARTICIPARE
1a procedura de achizitic publicii de tip LICITATIE PUBLICA
nr, 20/00041  din 12.03.2020

Denumirea autoritilii contractante:  CENTRUL PENTRU ACHIZITTE PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATL

Tip procedurid achizigic: Licilalic pubhica

Obicctul achizitiei: Achizitionarea centralizatd de reactive conform neeesititilor IMSP pentru anul 2020
Cod CPV: 331000001

Data publicdrit anuniului de intentic: Nu ¢ specificatd

Aceastd myvitalie la procedura de achizilie este urmarea anuntului de participare publicat in Buletioul Achizititlor Publice
Nr: 11 din 12.03.2020.

{n scopul achizitiondrii " Achizitionarca cenfralizata de reactive conform necesitatilor IMSP pentru anul 2020
conlonn neeesildilor autontdtn contractante {Iin continuare — Cumpdridor), pernru perioada bugetard: 2020

este alocald sunm necesurd din sursy alocatiilor: CNAM

Cumparatorul invitd operatorii ceonomici intevesati, care ii pot satisface neeesititile, sa participe la procedura privind
Hvrarea/prestarea/exccutarea vrmilearelor Bunueri:

Listd:  Bunuri si specilicalii tehnice

- . Lo |Unitatea de| . o . Specificarca tehnicd deplind
Nr, dfo|  Cod CPV. Denumire: Bunuri solicitate hastra Cantitatea solicitatd, Standarde de reforin(
1 ASAT (GOT)
{Flacoane cu volwnulb 40-175 ml.)
I I3100000-1 [ASAT (GO Milikiru 13475000 Marca): CIZ
(Flacoane cu volumul 0175 ml) Metoda de determumare:

Folometried fermentativa,
Deternunare Cineticd.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentry lolosire. Bircagent

Malcrial pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau hepurinizati
Limita minimi de detectie pentru
set: < 2 LWL

Cocficientul de variagic intraserial:
<20

Coclicientul de variajie extraserial;
< 1.5

Interferente: Acid Ascorbic pind ln
1.7 mimol/], Bilirabina pind la 0.7
mmol/f, Hemoglobina ping la 3.8
/1. Lipemne pind la 21 g/1,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalay de producitor nu mai mie
de 12 luniz Setunte vor B livreate in
ambalaj ortginal, securizat, mareat
1 etichetat de producator. lira
preambalare: Date de identitale
(dermmirea, numiral lotului, scria.
lermenii de valabilitade, conditiile
de pastrare) ale produsulut indicale
pe aibalay rebuie sa coincidd in
maod ebligatoriu cu cele de pe
etichetele compenentelor incluse in
sel. Instructivnile de wilizare o
truselor $i conling curacieristicile
de perlorman)d st calitale:
sensibilitatea, liniaritates,
specificitatea, reprocductibilitatea si
interferenta (lipemia, bilirabineniia,
hemoliza). Instructiunile privind
modul de utilizare $& fic prezentate
in limba de stat sau limbu rusa.
*Catalogul
producdtorulm/prospecte/document
e telmice de conlirmare a
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Nr. d/o|

Cod CPV

- Denumire: Bunuri solicitate

Unitaten de
- .misura

Cam_iilatca :

Specificarca tehnica deplind
solicitatd, Standarde de referingi

1.1

32100000-1

ASAT (GOT)
(Flacoune cu volumul 40-173 wml)

Mililitru

13475000

specilicatitlor (eluice pentru
produsul olerit pe suport hirtic -
copie — conlitnwtd prin ylampila 1
semndtura Participantului. * In
ofertd se va indica codul produsului
ofent pentru a putea (1 identilical
conlorm catalogului prezentai,

ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 300- 1980 ml.}

IA00U00-1

ASAT (GO
(Flaeoane cu volumul 300- 1000 1mly

iiiliuu

27200.00

iMarcay: Ck

Metoda de determimare:
Folometned fenmentativa.
Determunare Cloelicd.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire, Bireagent

Material pentru investigatin: Ser,
plasma FIYUA sau heparinizata
Lamit minima de detectie pentru
set; = 2 U/,

Coclicienlul de vanatic inlraserial:
<20

Coclicientul de variatic extraserial:
<15

Falerferente: Acid Ascorbic pind la
7 mmol/l. Bibvubina pind la 0.7
mmol/, [lemogplobing pind la 3.8
g/l Lipemie pind la 21 g/l.
Termenul de valabiligte indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 funiz Seturile vor 1 livrate Tn
ambelaj orgimal, securizat, marcat
si etichetal de producdtor, fard
preambalare; Dale de identitote
(denumirea, numdrul fotulul, seria.
termenii de valabilitate, condititle
de pastrare) ale predusului mdeate
pe minbaly treluie si coincida fn
mod obhigatoriv cu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
sel. Instructiumle de utilizare a
irugelor sa conting caracteristicile
de performantd st ealitate:
sensihifitaten, hmariaten,
specilicitatea, reproductibilitatea si
interferenty (lipemia, bilirebinemia,
hemolizn). Instruetuaile privind
moedul de utidizare si fie prezentate
in limba de stow sau limba rusit.

ALAT (GPFD)
{Flacoane cu volumul H)-175 ml)

K

33100000-1

ALAT (GPY
{Flacoune cu volumul 403-175 mib)

Mililitru

137450.00

Mareaj: O3

Metoda de determinare:
Fotometried fermentativi,
Deternunare Cinetied.

Tipul reagentilor: Lichid Stalnl gata
pentru folosire. Bireagent

Material pentru investigatin: Ser,
plasma FDTA suu heparinizaud
Limits minimi de detectic pentru
set: <4 UL

Cocheientul de variatie mtraserial;
< .3

Coelicientul de vanatie extraseral:
< |4

Interterente: Acid Ascorbic pind la
1.7 mmol/, Bilirubing pind la 0,7
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Cantitatea

' S;'Ieéiﬁcal;ca tebnici deplini
solicitafd, Standarde de veferingd

3

3300000-1

ALAT (GPT
(Flacoane cu volumnd 40-173 mil)

Mililire

13745000

mmel/l, Hemoglobing ping la 3.8
oA, Lipemic pind la 21 g/
Termenul de valabilivte indieat pe
ambalaj de productor nu g mic
de 12 luni: Seturile vor 17 livrate in
ambalaj ortginal, securizat, mureal
st etichetat de producitor, fard
resmixdare; Dale de dentitate
(denumires, numdrul lotulul, seria,
teruenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalag trebuie sd coineidid in
mued ebligatoriu cu cele de pe
clichelele componentelor incluse in
sel, Instrucyiunile de utilizare a
truselor 53 contind caracleristicile
de performantd si calitate;
sensibilitatea, liniaritatea,
speeificitatea, reproductibilitatea si
interferenta (Hpemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instruciiunile privind
modul de wilizare s fie prezentate
in limba de siat san imba rusé,

ALAT (CPT)
(Flacoanc cu volumul 3O00- 14040 mb)

4.1

33100000~}

ALAT (GPTY
(Flicoane cu volumud S00- 1006 ml)

Mililitru

29600100

Marcaj: CE

Mcetoda de determinare:
Folomelied lermentativi.
Determinare Cineticd.

Tipul reagentilor: 1ichid Stabil gala
pentiu folosire, Rireagent

Malerial pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparimizing
Limita minumd de detectic pentru
sel: << UL

Coelicientul de variatie intraserial;
< 1.5

Coeficientul de varalie extraserial:
< 1.0

Inferferente: Acid Ascorbic pind la
1.7 mmell, Bilirubiog pind 1a 0,7
mmol/l, Hemoplobina pind la 3.8
/L, Lipemie ping ka 21 g/l.
Termenul de valabiliate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai mic
de 12 luniy Seturile vor L Liveate in
ambalaj original, securizal, mareal
$1 ctichetat de produciitor, ira
preambalare; Date de identitate
(cenmniren, numaral lotulw, seria,
termemi de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambaia) trebuie s coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse fn
set. Instruchivnile de utilizare a
iruselor sa confind caracteristicile
de perlormanta st calitaie:
sensibilitales, lintarititen,
specilieitalea, reproductibilitaten st
interferenta (Jipemia, bilirubinemia,
henoliza). Instructivnile privind
modut de wilizare sa fe prezentale
in Himba de stat sau Himba rusi.

Albumina (Albumin)
(Flaciane cu volumul 40-175 mil.)




pag 4

Nr. dfo

Cod CPV.

Denumire: Bunuri solicitate

Unifatea de
masutra

Cantitatea .

Specificarea l_i_:_}inic:‘n deplina -
soticitafd, Standarde de reféringa

331000001

Albvminag (Adbwin
(Flacoane cu volunmed 40- 173 ml)

Mililitru

194 15.00

Murcaj: CI2

Metoda de determinare:
Fotometried cu BCG

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentry Folosire. Monoreagent, Cu
calibrator

Material peatru investigatiic Ser,
plasma EDTA sau heparinizata

L imta mianima de detectic pentru
set: <0 2.0 g/1

Coeficientul de vartatie intraserial;
<0.13

Coclicientul de vanatie extraserial:
<015

Interlerente: Avid Ascorbic pind la
L7 mmel/L Balirubing pind lu 0.7
mmol/], Lipenme pind la 5,6 o/,
Hemoglobina pind Ta 3,5 g,
Magneziu pind la 8 mmol/)
Termenul de valabilitate indicat pe
umbaly de producdtor nu mui mie
de 12 luni: Seturile vor 1 livepe in
amdbala) original. securizat, marcat
st etichetat de producator, fard
preambalare:; Dale de identitate
(denumirea, numdrul lotulul, seria,
termenii de valabilitate, condiliile
de pastrare) ale produsulul indieate
pe wnbalaj trebute sd cotnewdi in
mod obligatoriv cu eele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instruetivnule de wlilizare o
trusclor 33 coniing carweleristicile
de performantd si ealitate:
sensibilitatea, linlaritalea.
specilicitates, reproductibilitatea si
mterferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instruetiunite privind
modul de utilizare si flie prezentale
in Limbe de stat sou imba rusd.

6

Albumina (Alhumin)
(Flacoane co volumul 300- 1000 ml.)

6.1

33100000-1

Albumina (Albunun)
{FFlacoans cu volumul 300- {000 L)

Mililitru

1OGO0,00

Marea): CR

Metada de determinare:
Fotometricd cu BCG

Tipul reagentilor: Lichid Stubil pata
pentru {olesire. Monoreagent. Cu
calibrator

Muaterial pentru ivestigati: Ser,
plasma EITA sau heparinizatd
Limita minimé de detectie pentru
sel; < 2.0/l

Coclicientul de variatie mivaserial:
<(.13

Cocheiemul de variatie extrasenal:
<13

Interferente: Acid Ascortie pind la
1.7 mmol/l, Bilirubina pind la 0,7
nunel/l, Lipenue pind la 3.6 g/,
[emoglobing pind ta 3.5 g/,
Muagneziu pind la & mmol/l
Termenul de valabilisate indicat pe
ambalag de produedtor nu mat mie
de 12 lunte Setunile vor £ liveate in
ambalaj orkzinal, securizal, moreat
st etichetat de producdtor, i
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
mastra

Cantitatea

. Specificarea tehnici deplini
solicitata, Standarde de referingd

o

33000001

Albumina (Albumind
(Flacoane cu volumul SU0-1000 mi)

Mililitru

10000.00

preambalare; Dale de identitile
(denwmirea. numdrul fotualui, seria,
termentt de valabalitwte, condidiile
de péstrace) ale produsuim indicate
pe ambalaj trebuie si coineidd in
mod obligatoriu cu eele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instruetiunile de ulilizore o
truselor s conling caracteristicile
de performanta si calitate:
sensthilitied, lmaritates,
speeilleitates, reproductibilititea si
mterferenta (lipenia, bilirabinemia,
hemoliza). Instructiunile privind
modul de utilizare sit lie prezentale
in fimba de stal sau limba rusa,

Fosfataza alealing (A Haline Phosphatasce)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

7.1

33T00000-1

Fosfataza alealing (Alkaline Phosphatase)
(Ilacoane cu volwnul 40-175 ml.)

Milititru

22170.60

Marcap: CE

Metoda de delerminare:
Folometried lermenlativd
Determinare Cineliced,

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire, Bireagent

Material pentru investigatin: Ser.
plasma heparinizatd

Limita minimd de detectic pentru
selr < 3.0 /L

Cochetentul de variatie intraserial:
< 3.0

Ceelicienul de variajie extraserial:
<3.0

[nferferente: Actd Ascorbic pina la
L.7 mmol/, Bilirubing ping la 0.7
mimol/), Lipemie pind la 21 g/l
Flemoglobina pind fa 2 p/l.
Termenul de valabilitale indicat pe
ambalaj de producdtor nu mai mic
de 12 Tuni: Setunle vor [ liveate in
ambakaj original, seeurizat, mureat
s1 etichetat de producdior, [ara
preambalare: Date de identitale
(denumirea, numdrut lowlui, seria,
termenii de valabilitate, condifijle
de pastrare} ale produsulul indicale
pe umbalaj trebuie si coneldd in
mod obligatoriv eu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
set. Instruchiunile de wilizare a
truselor 84 contind caracteristisile
de performanid 1 calitate:
sensibilitatea, Hmaritaley,
specilicitates, reproductibilituten §i
miterferents (lipemia, bilicubigemia,
hemoliza). Instructiunile privind
mudul de wilizare s e prezentaly
in timba de stat sau limba rusd.

Fosfataza alealind (Alkaline Phosphatase)
{(Flacoane cu volumul S80-1600 ml.)

o0

33100000-1

Foslatazy alealind (Alkaline Phosphatase)
(Flaceane cu volumul 300- 1000 1)

Milikiea

8000.00

Marcay: CIZ

Metoda de determinare:
Fotometried fermentativa
Determinare Cinelicd.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentro folosire. Bircugent

Material pentru investigaii: Ser,
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Nr. dio

Cod CPV

Denumire: Bunuri selicitate

Unifatea de
misira

- Cantifaten

Specificarca tehnich deplind
solicitatd, Standarde de referinti

81

33100000-1

Fostatze alcaling (Alkaline Phosphatuse)
{Flacoance cu volumud 300- 1000 ml)

Mililitru

K000.00)

plasima heparintzala

Limita minimd de deteetic pentro
sel; < 3,014,

Coelicientul de vanatie intraserial;
<30

Coelicientul de variatie extraserial;
<30

Interferente: Avid Ascorbic pinit I
L7 mmel/], Bilirubing pind 1u 0,7
mmol/l, Lipemie ping la 21 g/,
Hemoglobina pind fa 2 g/l
Tenmenul de valabilitale indicat pe
ambala) de producitor nu mai mic
de 12 luni;, Seturile vor i livrate Tn
umbrala) original, seeurizal, maresd
si elichetat de producdtor, tird
preambalare; Date de identitate
{denumirea, numdral totulul, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsudal indicate
pe ambaluf treblae s3 coineidd in
mod obligatoriu eu eele de pe
elichetele componentelor incluse in
sel. Instructivnile de vtilizare a
truselor s comtini cargeteristicile
de performanta si culitate:
sensibilitalea, Hmaritaten,
specilicilalea, reproductibilitatea si
interferenta (lipenng, bilirubinemia,
hemoliza), [nstruetimule privind
modul de utihizare si fe prezentate
in limba de stal sau limba rusa.

v

alla-Amilaza (alfa-Amylase)
{(Flacoane cu volumul 48-175 ml.)

a1

33106000-1

alfa-Amilaza (alla-Amylose)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

Mililitru

74340.00

darenj: CE

Metoda de deternimare:;
Folometried fermenitaliva.
Deterninare Cineticd. CNP-G3
Tipul reagentitor: Lichid Stata] gata
pentru folosire. Bircagent

Material pentru investigaui: Ser,
plasma FIYUA saw heparimizatd
Linuta minimd de detectie pentru
set: < 33.0 L/

Coelicientul de variatic mtrasenal;
< 3.0

Cocheientul de variatic extrascrial;
< R0

[nterferente: Acid Ascorbiae pind la
1.7 mmael/, Bilirubinag ping ta 0.7
mmal/l. Lipemie pind la 11/,
Tenmenul de vakabilitate indicat pe
anmibatlaj de produeitor nu mai mie
de 12 luni; Sctarile vor [ vrate In
ambalaj original, sceurtzat, marcat
g1 etichetat de producdtor, [frd
preambalare; Date de identitate
(denumires, numdrul Totulu, seria,
terment de valabilitate, condifiie
de pastrare) ale produsulun indicale
pe ambalaj trebuie s coineidd 1o
mod obhigatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor meluse in
set. Instruetivnile de utilizare a
iruselor 4 conjing caracteristicile
de performantd s1 ealitale:
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Nr. ll.ft_)

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Cantitaten

Specificarea tchnici deplind
solicitatd, Standarde de veferingi

2.1

33100000-1

allo-Armidoeza (alla-Amylase)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)y

Milititru

74340.00

sensibililalea, lintarilatey,
spectlicilates. reproductinlitatea si
nterferenta Qipenua, ilirubinemia,
hemeliza). Instruciinle privind
madul de utilizare sd He prezentate
i limba de stal sau limba rusi.

10

alfu-Amilaza (alfa-A mylase)
(Flacuzne cu volwinul 3001000 ml.)

101

33100000-1

alla-Aanikies talla-Amy lase)
(Flacoane cu volumul 300- 1000 ml)

Mikilitru

16300.60

Mareaj: CE

Metada de determinare:
Folometricd lermentativd.
Deternunare Cincticd, CNP-(3
Tipul reagentilor: Lichid Stals] gata
pentru Lolosire. Bircagent

Material pentru tnvesugatin Ser,
plasma LDTA sau hepaninizatd
Lomita miinia de detectie pentru
sel. =t 330 UL

Coeflcientul de varugic intraserial;
< 3.0

Cocficientul de vartutic extrascrial:
<890

[nterferente: Acid Ascorbic pind la
1,7 mumol/l, Bilirubina pind la 0.7
mmol/l, Lipente pind la | 1g/],
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de produedtor nu mai mic
de 12 lunn, Seturile vor {1 livrate in
ambalaj original, secunzat, marcal
st etichetat de producilor, fard
preambalare; Tate de identitate
(denuntirea, numarul lotlui, seria,
termenii de valabailitate, conditiile
de pdstrare) ale produsulul indicate
pe ambaliy frebuie si coineidd in
med obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel. Instruetiunile de utilizare a
truselor s condind caracteristiviie
de performania si calitate:
sensibilitatea. liniaritaten,
speeilicitaten, reprocluctibilitatea si
interferenta ipemia. hilirvubinemia,
hemoliza), fastructiumle privind
modul de wilezare $3 {10 prezentate
in limba de stat seu limba rusé,

11

alla-Amilaza Pancreaticd (Pancreatic
amylase)
{Flacoane cu volumul 40-F75 mil)y

1.1

33100000-1

alfa-Amilaza Pancreaticd (Pancreatic amylase)
(Flacoane cu volumul 40-173 ml )y

Mililitru

3450.00

Mareaj: CH

Metoda de detenminare:
Folomelricd [ermentativa, cu
imunoinhibifia menoclonald a
amilazei sulivare. Determinare
Cineticdl,

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire, Bireagent

Material pentni investigalii: Ser.
plasma EDTA sau heparinizad
Limity minima de detectie pentru
sel < 5,0 /L

Cocficientul de vanatie miraserial;
< 4.0

Cocticientul de varialic extraserial,
<15

Interlerenie: Acid Ascorbic pind fu
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Nr. dfo

Cod CPV

. Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
miisura

_ Cantitatea

Specificarca tehnica deplina
solicitatd, Standarde de referingi

111

33100000-1

{Flacowe cu volumul 40-175 ml)

alla-Amilaza Pancreatica (Pancreatic amylase)

Mililitru

3430.00

L7 mmed/l, Bilirubina pind la 0,7
mmol/, Lipenie ping la 2 1p/],
Termenul de vatabihitae indicat pe
ambalaj de producdtor nu mai mic
de 12 T Setwrdle vor £ Hiveate m
ambuaday orginal, securizat, mareat
sl ctichetal de producalor, (dcd
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numirul fotului, seriz,
teemenil de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd comneida in
mod obligatoriu cu eele de pe
clichtele componentelor incluse in
set, Instruetivnile de utilizare a
truselor s contind carucleristicile
de performma s calitate:
sensibnlitatea, Jimaritatea,
specilicitatea, reproductibilitatea si
inlerierenta Jipenua, bilirubinemia,
hemolizad. Instruetiunile privind
modul de ulilizare sd {ie prezentate
in funba de stat sau limba rusd,

12

Biliruhina totald (Total Bilirubin)
{Flacoanc cu volumul 40-175 ml.)

12.1

33100000-]

Bilirubing otald (Towad Bilirubnn
(Flacoanc cu volumud 40173 ml)

Milititry

124940.00

Murewy: CI

Metoda de determinare:
Fotometnea DCA

Tipul reagenplor: Lichid Stabil gata
pentru folosite. Bircagent.
Material pentru ivestigatinz Ser,
plasma FIYIA sau heparinizati
Limita minimd de detectie pentru
sel: < L3 mumol/l

Coelicientul de varajie intraserial:
< 5.4

Coclicientul de variatie extraserial:
<30

Interferente: Acid Ascorbic pina la
1.7 mmol/l, Hemoglobina pind la
3.5 o/l Lipemie pind la 21 g/,
Termenel de vadabilitate indicat pe
ambala) de producitor nu mai mie
de 12 lumi Setartle vor 1 livrate In
ambalaj origing, seeurizal. mareal
s1etichetad de producator, [ava
preambalare; Date de wdentiliie
(cenumirea, nwmdrad loful, seria,
lerment de valabilitate, conditiile
de pastrare} ale produsulun indicate
pe minbalaj rebuie 33 coineidd in
mod obligatoriv eu eele de pe
elichetele componentelor ineluse in
set. Instructiumle de wiilizare a
truselor 53 contind caracteristicile
de performantd i calitate:
sensibilitaten, Himaritetea,
speeificituten, reprodustibilitaten s
interferenta (lipemia, Wlirobinemia,
hemoliza), Instruetiumle privind
miedul de utilizare s fie prezentate
in limba de stat sau imba rusa.

Bilivubina totald (Total Bilirubin
{Flacoane cu volumul 300- 1000 ml)

I3NEIN0-1

Bailirubing otald {Towl Bilirabing
{Flacowne cu volumul SUK- 00 ml )

Mililitrn

062500

Barcaj: CI2
Metoda de determinare:
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitates de
masura

Cantitaten

Specifiearea tehnich depling
solicitatd, Standarde de referinga

13.1

33100000-1

Balirubina totald {Towal Bilirubin
(Flacoune ¢u volumul 500-1000 mL3y

Mhilihtru

20625.00

Folomelried DCA

Tipul reageniilor; Lichid Stabil gaia
pentru lolosire. Bircagenl,
iMaterial pentru investigatii: Ser,
plasima EIYCA sau heparinizad
Limita minimé de detectic pentru
sel: < 1.3 mmol/1

Coelicientul de vanajic mlraserial;
<50

Coeficientul de varjalie extraserial:
<50

Interferente: Acid Ascorbic pind la
1.7 mmol/l, Lemoglobina pind la
5,5 2/, Lipenue pind la 21 g/,
Termenul de valabiliate indical pe
ambalaj de producitor numal mie
de 12 it Seturile vor 1 livreate in
inbala) original, seeurizal, mareat
si ctichetal de producitor, (rd
preambalare; Date de identitate
{denmmirea, numardd fotului, seria.
teemenil de valabilitele, conditiile
de pastrare) ale produsubun indicate
pe ambaly trebuie sa coineida in
mad obligatorin cu cele de pe
etichetele componeatelor incluse in
sel, Instruetiimile de utibizare a
frusclor s conlind caracleristicile
de performanta si calitate;
sensibilitatea. liniartatea,
specificitatea, reproductibilitatea si
interferenta (lipemiy, Bilirubinemia,
hemeliza). Instruetiunile privind
modul de utilizare si (e prezentale
in Jimba de stat suu imba rusd.

Bilirubina totali (Total Bilivuhin)
{Flacoane cu volumul 40-175 inl)

4.1

33100000-1

Bilirubina totald {Total 13ilirubing
(Flacomime cu volumul 40-175 ml)

ivhililitru

166 10.00

Marcaj: CH

Metoda de detenmimare:
Folomelined Indragee

Tipul reagentitor: Lichid Swbil gata
pentru tolosire, Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EIYTA sau heparinizatd
[imita minimd de detectie pentru
sel: < 1.3 mmol/l

Coeleentul de varialie intraserial;
<50

Coelicientul de variatie extraserial;
<350

Inierferente: Acid Ascorbic pindila
1.7 mmol/l, Hemoglobina pind la
5,3 g/, Lipemie pind la 21 gA,
Termenul de valabalitate indlicat pe
ambalaj de producdlor nu mai mic
de 12 luniz Seturile vor 1 livrate in
ambalaj original, securizat, mareat
31 clichetad de producitor, [ara
preambalare; Date de idenlitate
(denunmurea, nemidrul lotalul, seria.
termenti de valabilitate, condigile
de pastrare) ale produsuiui indicate
pe ambalaj trebuie sd coincidd in
mod ebligatoriu cu cele de pe
clichetele componenteler incluse in

sel. Instructivmile de ulilizare a
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Nr. dfo

Cod CPV-

. Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
L nvsura;

- Cantifatea

Speciticarea tebniedt depling. ~
soficitatd, Standarde de refering(a

4.1

331000001

Bilirubina towadd (Fotal Bilirubin)
{Flacoane cu volumul 40-175 mly

Mililitru

166 10,00

truselor si confind caracteristicile
de performanti s calitade:
sensibilitatea. limariiatea,
specifieitaten, reproductibilitoten i
interterenty (lipemia, bilirubinerwia,
hemoliza). [nstrucnunile privind
modul de utitizare i Nie prezentate
in limba de stat sau limba rusd.

Bilirubina directit (Direct Bilirubin)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

33100000-

Bilirubma directd (Divect Bilirubinm
UHlacoane cu volumud 40175 mil Y

Mililitin

HOT6H90,00

Mareaj: CE

Metoda de detenuinare:
Fotometricd DCA

Tipul reagenplor: Lichid Stabil pata
pentru [olosire. Bireagent

Material pentru wvestipatii: Ser.
plasma FIDTA sau heparinizatd
Lioita mimimid de detectie pentru
set < |8 el

Coelleientul de varialie intraseria);
<{1.03

Coelletentul de variwgie extraserial:
<{.01

Inlerlerente: Acid Ascorbie pind la
1.7 mmol/], [Hemoglobma pind la
5,3 @/, Lipemic pind {o 1§ g1,
Termenut de vababilitole mdicat pe
ambalaj de producdlor nu mas mic
de 12 luni: Seturile vor i livrate in
ambalaj original, securizat, mareat
st etichetat de produciltor, (frd
preambalare: Pate de tdentitate
flenwmirea. numdrad lowdul, seria,
ermenii de velabilitate, conditiile
de pistrare} ale produsulu indicate
pe anbala) rebuie si comeida in
mod obhgatonu eu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel. Instructiunile de wtilizare a
ruselor s3 conind curacleristieile
de pertormantd st calitiate:
sensibilitates, hintaritatea,
speciliciaten, reproductibilitaten gi
mterferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instruetiumie privind
modul de utilizare s& Lie prezentale
in limba de stat sou b rusd.

16

Biltrubina directii (Direct Bilirubin)
{Fliacoane cu volumul 300- HR0D ml.)

161

33100000-1

Bilirubina directd (Iirect Bilivubin}
(Flacoane cu voluinul 300-1000 ml)

Milititru

16400.00

Mareaj: CH

Metoda de deterinare:
Fotometricd DCA

Tipul reagengilor: Lielid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent

Material pentru investigat: Ser,
plasima EITA sau heparinizatd
ke i de detectie pentru
set: < L& nmmol/l

Coclicientdd de varialic mtraserial:
< .03

Cocheientul Je variate extrasenal:
< {0}

Interferenfe: Actd Ascorbic pind la
L7 nunol/l, Hemoglobina pind la
3,5 ¢/ Lapemie pind fa [ g/,
Termenul de vulabilitale wdical pe




pag. [l

Nr.dfo

_ Cod CPV

Denumire: Bunuri soliciéate

Unitatea de
masura

Cantitatea

Specificarca tehnicd deplini
solicitatd, Standarde de referinta

16.1

3200000-1

Bilirubina dircetd (irect Bilirubind
(FFlucoane cu velumud SO0- 1000 ml )

Mititsira

16900.00

ambalij de producator nu mai mie
de 12 Tuniz Seturdle vor 17 lvrate in
umbala] origimal. seeurizal. marcat
§1 etichetat de producdtor, fard
preambalare; Date de idenutate
fdenumirea, numirul lotulur, seria.
ermenii de valalnliate. condifiile
de pastrare) ale produsulu mdseale
pe ambalaj trebuie sa comeidd i
moed obligatoriu eu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
set, Instructiunile de utitizare a
truselor 58 confind caracteristicile
de performanta s calitate:
sensibilitatea, liniaritaten,
specificitaten, reproductibilitalen si
interferenia Jdipemia, bilirubinemia,
hemohza), Instruciiunile privind
modul de utilizare sa fe prezentale
it limba de stad sau limba rusa,

17

Bitirubina directi (Direct Biliruhin)
{(Flacoane cu valumu! 40-173 ml)

17.1

331000600-1

Bilirubina directd (irect Bitirubin}
(Flacoane cu volumul 40-175 ml)

wililiry

9330.00

Marcaj: Ck

Metoda de detetnnmiare:
Folometricd Indrasec

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru elosire, Bireagent

Materal pentrd mvestigatii: Ser.
plasma EIYEA sau heparinizatd
Lamita miimid e detectie pentru
setz << L8 mmol/

Coeficientul de varugie mtraserial:
<003

Coclleientul de variitic extraserial:
< 0.0l

Interferente: Acid Ascorbie pind la
1.7 mmol/l, Hemoglobina ping la
3.5 g/, Lipemie ping la 11 g/,
Termenul de valubilitete mdical pe
ambala) de produciior mu mai mic
de 12 luni: Seturile vor [i livrale in
ambala) original, securizat, marcal
si etichetat de producator, Fird
preambalare; Date de identitate
{denwmirea, numdrul lotulul, seria,
Lermenii dde valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsuluy indicute
[re anibali webuaie s3 coineldd in
el abligatoriu cu cele de pe
elichetele componeutelor incluse n
sel. Instructiunile de utilizare a
tiruselor sd confind curaeleristicile
de performanta si calnaie:
sensibilitatea, linfaritatea,
specilicitatea, reproductibilitaten si
interferenta {lipemia, bilirubinemia,
hemeliza). Instroctivmile privind
madul de utifizare sa fie presentate
in Limba de stat sau limba rusi,

18

Bilirubina directa (Dircet Bilirubin)
(Flaconne eu volumul 300-1000 ml)

181

33100000-1

Bilirulvna divectd (irect Bilirubin)
(Flacoans cu volumul 500- 1000 mi)

Mililieru

G200.00

Marcaj: CH

Metoda de determinare:
Fotometrica Indrasec

Tipul reageniilor: Lichid Stabil gala
pentru Telosire. Bircugent




pag. 12

Nr. d/o

Cod CPV |

. Denumive: Bunuri solicitate

Uhit:-_itca do

masura

 Cantifatea

* Specificarea tehnicit deplind
‘solicitati, Standarde de referinta

18.1

331000001

Bilirubina direeta (Direct Bilirubin
(Flacoane cu volumul 5430- 1000 mb)

Mililitru

$200.00

Material pentru investigaui: Ser,
plasma EDTA suu heparinizatd
[.imita mimimi de deteetie pentru
setr <7 L8 mmol/]

Coelicientul de vaniatie intraserial:
< ()10)3

Coclicientul de variatic extraserial:
< 0.1

[nterferente: Acid Ascorbic pind la
L7 mmol/l, Flemoglobina pind la
3.5 ¢/, Lipemie pind fa U /1,
Termenul de valabilitate indreat pe
ambaly) de producdior nu mai mic
de 12 lund: Scturile vor [1 livrale in
ambalaj onginal, securizal, mareat
31 elichetal de producitor, fard
preambalare; Date de identitate
{denumirea, numarud Totulw, sera,
leruenii de valabilitate, condititle
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambilaj trebuic 33 coineidd In
muod ebligatoniu eu eele de pe
etichetele componentelor imcluse in
sef, Instrucpunile de utihizare a
truselor 20 conting caracterisucile
de perlonmantit 1 cabitale:
sensibilituden. intaritanes,
speailicilatea, reproductibilitaten i
interferenta (lipemia, hilirabmemia,
hemoliza). Instructivnile privind
madul de utilizare sa hie preventate
in [unba de stat sau limba rusi,

14

Calein (Calcium)
{(Flacoane cu volumul 40175 mb)

191

33100000-1

Caleiu (Caleium
{Flacoane cu volumul 40-1735 ml)

Mililitru

20:420.00

Marcaj: Cli

Metoda de determinare:
[Fotometricd cu Arseraze 1]

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folosue, Monoreagent, Cu
culibrior

Material pentru investigatn: Ser,
plisma heparinizatd | urina

Limita minimi de detectie pentru
set: < 0. 0mmol/l

Coeficientul de variajic intraserial:
<03

Cocheientul de variatie extrascrial;
<03

literferente: Acid Ascorbie ping la
1.7 mmael/l, Bilirubina ping la 0,7
mmol/l Fipemie pindla 21 g/,
Hemoglobina pind la 3.5 g/l
Magnesia ping la 8§ mmol/]
Termenul de vilabililate indical pe
ambalaj de producitor nu mai mic
de 12 lum: Seturile vor i hveate In
ambalay orginal, secunzal, marcat
si etichetat de produeitor, Fird
preambulare: Dale de wdentitute
tdenumires, wumsdral Totulai, seria,
ierimenti de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambala) trebute sd coinerdd in
mod obligatoriu cu cele de pe
clichetele componenielor meluse in
sel. Instructiunile de utlizare a
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Nr. dfe

Cod CPV

Denumirve: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Canfitaten

Specifiearea tehnica deplind
solicitati, Standarde de referingi

19.1

F300030-1

Caleiu (Caleium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml)

Mililitru

242000

irusclor sl conlind caracleristicile
de perlfomanta i calitate:
sensibibilates, lniaritatea,
specifiettaten, reproductibalitatea si
interferenta (hipemia. lirubinemia,
hemaliza). Instructiunile privind
maodul de ulilizore 33 Ne preszentale
in lemba de stal sau limba rusa,

20

Caleiu (Caleivmm)
{Flacosine cu volumul 4-175 ml.)

20.1

33100000-1

Caletw (Cateiwnm)
(Flacoane cu volumul 4¢-173 ml)

Milihitru

FR00.00

Mareaj: CE

Metoda de detenmimare;
Fotomelricd eu erezolltaleind
Tipul reagenilor: Lichid Stabil gata
pentra folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii; Ser.,
plasma heparnnizatd |, urina

Limita minumd de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l

Coclicientul de vanajie imtraserial:
< (.3

Coelicienul Je vanalie extrasenal;
<3

Interferente: Acid Ascorbic pind la
1.7 mmol/l, Bilirubina pind 1a 0.7
nunel/l, Lipemie pind lu 21 g/,
[emoglobing pind la 5.3 gf,
Magneziu pind o 8 mmol/]
Termenut de vaiabilitale indicat pe
ambalaj de producitor numai mie
de 12 lunt: Seturtle vor £1 liviate in
ambalaj origmal, securizat, marcat
s etichetat de producitor, {ard
preambalare; Date de identitawe
{denumirea, numarnd lolabu, seriza.
termenii de valabilitale, conditiile
de pastrare) ale produsutui indicate
pe ambalaj trebuie sa coincidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
sel. Instruciunile de utilizare a
truselor s3 contmd caracleristicile
cle performanti 5 calilate:
sensibilitatea, limaritalea,
specilicitalea, reproductibilitatey si
miterlerenta (lpemis, bilirubinemia,
hemoliza). Instruetiunile privind
modul de viilizare s fie prezentate
in limba de stat sau limba rusa.

Cholesterol tofal (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 4)-175 ml.)

33100000- |

Cholesterol total (CholesteroD
tFlacoane cu volumul 40-173 ml)

Milililru

147815.00

Murcaj: CI

Metods de determinare:
Fotometrica CHOD-PAP

Tipul reagengitor: 1ichid Stabif pata
pentru lolostre. Monsreagent. Cu
calibrator

Material pentru investigatii: Ser,
plasma ELXTA sau heparinizata
Limita mirima de detectic pentru
se < 0,08 nunol/l

Cocficientul de variajie mtraserial;
< 2.0

Cocficiontul de variatie extraserial:
<23

Interferenie: Acid Ascorbic pind la
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
nyisuta

Cantitutea

Specificarea tchnici deplini
solicitati, Standarde de referinti

201

3X00000-1

Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoune cu volumul 40-173 ml.)

Mililitru

P8 15.00

0.3 mmol/. Bilwubing ping ln 0,33
mmul/], Hemoglobina pind s 2.1
g/l Lipemic pingd ki 21 g
Termenul de valabihtate indicat pe
ambalay de producdtor nu mai mwic
de 12 lum; Seturile vor H liveate in
ambulaj originul, securizat, marcat
st clichetal de producator. [ard
preambalare: Dale de identitate
{denunmirea, numarud fotului, sena,
tenmenii de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului imdicate
[ amebalip rebuie si coineidd in
med obligatoriu eu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
sel. Instructivmie de utilizare a
truselor <i confind caracleristicile
de performanti si calitute:
senstbilitiles, lintartatea,
speeilicitatey, reproductibilitaien i
mlerferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemaoliza). [nstruc@unile privind
modul de utilizare 84 He prezentate
in Jimbe de stat saw limba rusd.

Chaolestero) total (Chaolesterol)
(Flacoane e volanral 300-1000 ml.}

toa
[

331000001

Cholesterol total (Cholesterol}
L lacoane cu volumul 300« L ml)y

Mulilitru

{600

Marea): CI1

Metoda de determinare:
Fotometried CTIOD-PAP

Tipul reagentilor: Lichid Swubil gata
pentru lolosire. Monoreagent, Cu
calibrator

Material pentru investigati: Ser,
plesma EDTA sau hepaginizatd
Limita numimd de deteetic pentru
setr < (LU mmold

Coelicientul de varatie miraserial:
< 2.0

Coclicientul de variatic extraserial:
<23

Interferente: Ackd Ascorbic pind la
0.3 nunol/L. Bilirubina ping 1la 0,33
mmolAd, Hemoglobina pind la 2,1
ofl, Lipemie pindg la 2§ /.
Termenul de valabilnale indicat pe
ambala) de producitor nu mai mie
de 12 Lo Setunile vor (1 Livrate in
ambalaj original, seeurizal, marcal
st etichetat de producdtor, Frd
preambatare; Date de identitate
{denumirea, numidrud lotulu, seria,
termenti de valabilitate, condifiile
de pastrare} ale produsulul indicale
pe ambala trebuie sk coieidd In
mod obligatoriv cu esle de pe
etichelele componentelor incluse in
set. [nstruectivele de wtilizare a
truselor si conlind caracternisticile
e perlormantd st calitate:
sensibililiea, Hntaritatea,
speetiiciliten, reproductibilitaten si
nterlerenta (lipenna, bilirubinenma,
hemolizn}, mstructivnile privind
modul de unlizare sd Pe prerentate
in limba de stal sau hmba rusa,

23

Creatinina (Creafinine)
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Nr. dfo

. Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitaten de
misura

Cantitatea

Specificarea tehnici deplini
selicitati, Standarde de vreferingd

{Flacoane cu volunw] J-175 ml.)

231

32H00000-1

Creatining (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml)

Mililitru

1304965.00

Marcaf: CE

Metoda de determimare:
Fotometried Jafte fard
deproteinizare. Detenninare
eitnetied eu cahibrator.

Tipud reagenhlor: Lichid Stabil gata
pentru folesire, Bireagent. Cu
calibrator

Matenial pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizatd | urina

Limita minimd de detectic pentru
sel: < |3 memol/]

Coelicientul de varialie intraserial:
< (105

Coclicientul de varatie extraserial:
< {LO3

Interferente: Acid Ascorbic pind
1.7 mmol/, Bilirubina pind la 0,7
mmol/], Ilemoglobina pind la 3.5
a/l, Lipemie pind la 21 g/l
Termenul de valubilitale indical pe
ambalaj de producitor nu mat mic
de 12 luni; Seturile vor [ Hivrale in
ambala) original, securizal. marcat
st elichetat de produeidtor, Cird
preambalare: Dale de identitae
(denumirea, numdrul lotuloi, seria,
termemi de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebie si comneidd in
mod obligatoriu vu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel. Instructiunile de utilizare a
truselor 3 confind caracteristicile
de perfermanid $i calitae:
sengibilitatea, liniaritatea,
specificitaten, reproductibilitaten si
interlerenta (lipemic, bilirubinemia,
hemeolian). Instructiunile privind
modul de wilizare 54 (e prezentate
i Limba de stat sau limba rusa.

24

Creatinina (Creatining)
(Flacoane cu volumul SiH-1886 ml)

24.1

331000001

Creatinina {Creatinine)
{T'ecouane cu volwmul 300-1000 ml)

Mililitru

¥

030,00

-
A

‘s

Marca): CR

Metoda de determinare:
Fotometrica Jalle fari
deproteinizarve, Delerminare
cinetich cu calibrator.

Tipul reagentitor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Birgagent. Cu
cualibrator

Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinicald | urina

L.imita minimia de deteetic pentru
set: < 13 memol/l

Cocficientul de variujie intraserial:
<0.03

Coclicientul de varialic extraseriul;
< 0.05

Interferente: Acid Aseorbice ping la
L7 mmelAL Bilwabina ping 1a 0.7
mmwl/l. Hemoglobma pind i 3.3
2/ Lipemie pind la 21 pA.
Termenul de valubilitate indical pe
ambalaj de producitor nmu mai mic
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Nr, d/o

Cod CPV. 1

Denumire: Bunurd solicitate

Unitatea de

‘misura -

Cantitatea |

Specificarca tchnicd deplina
solicitati, Standarde de feferinti

24.1

33 100000-1

Creulining (Crealinine)
(Flacoune cu volumul 500- 1000 ml)

Maltlitru

33030.00

de 12 Juni: Scturile vor i livrate in
ambulaj originul, sceurizal, marcat
$1 clichetat de produealor, Bird
preambalare: Date de identitate
(denumirea, numarul lotulul, seria,
lennenii de vadabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicale
pe ambalay rebuie 84 coineidd in
mod obligatoru cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. nstructivmle de utilizare a
truselor 3 congind caracteristicile
de perlormanti st calitaie:
sensibilitaten, linjaritatea,
speeilieitatea, reproductibilitatea si
interferenta (lipamia, bilirubimema,
hemoliza), nsirue(iunile privind
modul de wilizare sd lie prezentate
in himba de stal sau limba rusi.

1
h

Gammn-GT (Gamma-GT)
{Flacoane cu volumul 4i- 175 ml)

b
iLh

CGamuna-GF (Camma-GTD
{Flacoane cu volumul 40-173 ml )

Mililitru

13450.00

Murcaj: CI

Metoda de determinare:
Fotomelried femmentaliva.
Deterimnare Cineticli.,

Tipul resgentilor: Lichid Stabil gata
pentiu [olosire, Bireagent

Material pentru investigatii: Ser,
plasima heparmizatd

Lamit minimd de detectie pentry
sel: <2 U,

Coetlaientul de varalic intraserial:
< 1,3

Coelicientul de variatic extraserial;
<10

[nterferente: Acid Ascorbie pind la
1.7 mmal/, Bilirubina pindg 1a 0.7
el Hemoglobing pind la 4.3
o/l Lipemie pind la 21 /1.
Termenul de valabilitate mdicat pe
ambalaj de producdlor mi mat mic
de 12 luni: Seturile vor fi ivrate in
ambalaj original, securizat, marcat
st etichetat de producdtor, fara
preambalare; Date de identitate
tdenumirea, numarad fotalul, seria,
lermentl de valabilitate, condiille
de pastrare) ale produsulul indicate
pe ambralag trebuie s3 comeidi in
meod ebligetoriv eu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
sel. Instruetiunile de wtilizare o
irugelor si conling caraclenstieile
de perlormanta si ealilule:
sensibilitated, linlaritatea,
speetficitatea, reproductbilitates $i
mterterenta (ipemia, bilirubinemia,
Liemoliza). Instructiunile privind
modul de utidizare s fie prezentale
in Tunba de stat sau limba rusi,

Glucoza (Glucose)
(Flacoanc cu volumul 40-175 mi)

331000001

Glueoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-173 mil)

Milihitru

S1090.00

Marcaj: Cls

Metoda de determunare:
[Fotometried cu [ lexokimaza

Tipul reapenpilor: Lichie Stabil gata
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Nr. {I_!o

* Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masU

Cantitatea

Specificaren fehnicdi depling
solicitatd, Standarde de referinga

26.1

33E00000-1

Clucoza (Glucose)
(Flacoune cu volumul $3-175 mly

Milihitru

910%0.00

peniru folosire. Bircagent. Ca
calibrator

Material pentru investigati: Ser,
plasma FDTA, Fluorimzati sau
heparinizatd | urina

L imita mmima de detectie pentru
sel < 0.1 mmol/l

Coclicientul de variulic intraserial:
<70

Coeticientul de variatic extrascrial:
<390

interferen{e: Acid Ascorbic pind la
0.9 mmel/L, Bilirubing ping la 0,7
nunel/l, Hemoglobina pina la 5.5
ufl, Lipemie pind la 21 /1,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai mie
de 12 luni; Seturle vor 11 livrate in
ambalaj original, sccunzat, marcal
$t ctiehetat de preducdior. 1ara
prommbalare; Date de wentitate
tdenumires, numdaral lotului. sera,
termenn de valabilitate, condhfinle
de pastrare) ale produsulul indicate
pe anthalaj trebiee sd comeida in
mod ebligatoriu cu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
sel. Instruefiunile de wilizare a
truselor sd confind caracleristicile
de performantd i calitate:
sensibilitatea, lmiantaiea.
speetlicitatea, reproductibilitatea i
nterlerenta (lipemia. bilirubinemia,
hemoliza), Instroetivnile privind
medul de utilizare sa (e prezentaie
in limba de stat san limba rusa.

Glucora (Glucosc)
(Flacoanc cu volnmul 3048-1000 ml)

27.1

33100000-1

Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 300- 1000 ml)

Mililitru

HU000.00

Mureai: CE

Metoda de determinare:
Folomelricd cu Hexokinaza

Tipul reageniilor: Lichid Stabil gala
pentru tolosire. ireagent. Cu
calibrator

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, Muerinizatd sau
heparinizatd | urina

Lamita mimmd de detectic pentru
set: < (L1 nunol/l

Cocflicientul de varialie intrascrial;
<70

Cocficientul de variatic extraserial:
<30

Interferenie: Acid Ascorbie pind 1a
0.9 mmol/, Bilirubing pind 12 0,7
mmoll, Hemoglobina pind la 5.5
g/l Lipentie pind 1a 21 g/
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de produedtor nu mai mig
de 12 luni: Seturile vor G livrate In
ambalaj original, securizal, marcit
st etichetat de producitor, fard
preambalare:, Daie de identitate
{denumirea, pumdaral lotului, seria,
lermenii de valabilitate, conditiile
de pastrare} ale produsulul indicate
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- Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de}

“Misura

C:lntimtca_-

- Speeificarea tehnicit depling -
solicitard, Standarde de referinta

Glucoza (Glucose)
{Flacoane cu volumul S00- 1000 ml)

thliditrn

GO000.00

pe ambalyj trebloe sd coineldd in
med obligatoriu eu cele de pe
ctichetele componentelor ineluse in
sel, lustruetiunile de wtlizare a
truselor st conlind caractensticile
de performanti si calitate:
sensibilitaten, lintarilatea,
speeilicitaten, reproductibifitaden i
mlerlerenta (Jipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrocgiumle privind
modul de utilizare 58 tie prezentate
i Jimba de stat sau limba rusd.

Glucoza (Glucoses
(Flacoane cu volumul $0-175 ml.)

Gilueozn (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-173 ml

Mililitru

RO6O0L00

Mareyj: CLIE

Metody de determinare:
Fotometricd cu GOD-PAP

Tipud reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru lolosire. Bireagent. Cu
calibrator

Mulerial pentru imvestigaii: Ser.
plasma TDTA , Nuoringzatld sau
leparinizatd , urina

Limita sunimd de detectie pentru
set: < 0. mmol/

Coclicientul de vanagie intraserial:
< 7.0

Coclicientul de variajic cxtraserial:
<30

Interlerente: Acid Ascorbic pind la
(.9 mmol/], Bilirubing ping la 0,9
mimol/l, Hemaoglobina pind la 3 g/,
Lipemie pind la 20 g/).

Termenu! de valabititate indicat pe
wmbala) de producdtor nu mat mie
de 12 luni: Setwrile vor £1 livrme in
ambalay ornginal, securizat, marcal
s etichetatl de producitor, {drd
preambualire;, Dite de identitale
{denumirea, mundrul fotulul, seria.
termenii de valabiluate, condiile
de pastrare) ale prodosulul mdicate
pe aimbala) trebuie 53 coinewdd in
mod abligatoriu cu cele de pe
clichelele componeatelor incluse in
sel. Instruetiunle de utilizare a
truselor 54 comlind caraetersticile
de performantd i calitate:
sensibilitatea, limaritatea,
specificitatea, reproductiilitatea si
mierlerenta (lipenwa, bilivubinemia,
hemolizn). Instructinnile privind
meodud de welizare 38 (e preventate
in limba de st sau Jimba rusd,

Clucoza (Glucosc)
{Flacoane cu volumul 300- 10040 ml)

Glueoza (Glucose)
(Flacoane cu volunl 300- 10006 ml)

Mililitru

43600.00

Marcay: C1E

Metoda de detenminare;
Fotometried cu GOD-PAP

Tipul reagentilor: Lichid Staln] gata
pentru lolosire. Bircagent. Cu
calibrator

Material pentru investigatin: Ser,
plasma FIYTA |, Hoorinizatd sau
heparimzald | uring

Limnta minima de detectic pentry
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Canfitaten

Specificarea tehnicd deplini
salicitata, Standarde de referinga

29.1

331000001

Clucozn (Glugose)
(IFlacoane co volumul UG- 1000 mly

Milskitry

$3600.00

sel: < 0.1 mmol/l

Coclicientul de yvariaie mtrascrial:
<70

Coelicientul de variatie extraserial;
<30

Interferente: Acid Ascorbie pind Ia
.9 mmol/], Blirubing pini 1a 0.9
mmel/A, Hemoglobina pind la 5 g/,
Lipemic ping la 20 g/,

Termenul de valabiliate mdicat pe
ambalag de producétor nu mai i
de 12 Tuniz Seturile vor 11 liveate in
ambalyj original, securizat, marcal
st elichetat de producdtor, frd
preambalare; Date de identitaie
(denmnirea, numdaral lotului, seria,
termemi de valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsului indicale
pe ambalaj trebuie si coincida in
mod obligatenu cu cele de pe
ctichetele componentelor ineluse in
sel. Instructivmile de wlilicare a
truselor s conlind caracteristicile
de performania si calitate:
sensibilitates, hintaritatea,
speetlicilated, reproductibilitaies i
interferenta (lipemia, bilirubinemia.
hemaliza). Instructumle privind
modul de utiziae 53 fie prezentate
in limba de stat sau limba rosi.

Fier (lron)
{(Flacoune cu volumul 40-175 mb)

33100000-1

Fier (Tron)
(Ilaceane cu volunel 40-173 ml)

Miltitru

16240.00

Marcaj, CE

Metoda de determinare;
Fotometried cu [eren.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentra investigatii: Ser,
plasma heparinizatd

Limita minimi de detectic pentru
selz < 0.9 memol/ |

Coeficientul do variatie mtraserial:
<30

Coeficientul de variafie extrasenal:
<40

Interferente: Bilirubina pind la 1,0
mmol/], Hemoglobing pind la 1.1
/1, Lipenie pind 1a 21 g/1, Cupru
pind la 6,3 nunel/], Zine pina la
0,06 mmel/l.

Termenul de valabilitate indicut pe
ambuala) de producitor me mal mic
de 12 huni Seturile vor (0 livrate in
ambalaj onginal, sceurizal, mureat
$1 etichetat de producitor, fiirs
preambalare; Date de dentitate
(denumirea, numdrul lotlui, seria,
lenmenii de valabilitate, conditile
de pastrare) ale produsului indieate
pe ambalaj trebuie i coineidid in
mad obligaloriu cu cele de pe
elichetele componentelor meluse in
sel. Instructiunile de wiilizare a
iruselor sa confind caracteristicile
de perlormanta si calitale:
sersibilitaten, liniaritaica,

4]
L=
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Ne.dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri sulicitate -

Unitaten de
“misura

. Cantitatea

Specificarea tchnicit deplini
solicitatd, Standarde de referinti.

30.1

331000001

TFer (fran)
(Flacoane cu volumul 40-173 ml.)

Mililitru

162400.00

speeificitaen, reproductibilitalen §i
interferenta {lipemia, bilirubinemia,
hemolizn). Instructivnile privind
modul de wilizare s lie prezentate
in tintha de slat sau limba rusa.

31

Fier (Iron)
{(Flacosne cu volumul 300- 1000 mb)

AZ00000-1

[1er (hromy
(Flaceane cu volumul 300- 1000 il

Mallitrn

3500.00

Marcy): CI3

Metoda de detenminare:
Fowmelricd cu feren,

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folesire. Bireagent.
Muterial pentru nvestigatii: Ser,
plasma hepurinezutd

Linstta minimd de detectic pentru
sel <0 0.9 meniol/ |

Coeficientnd de variane intraserial:
<30

Coeficientul de variatie extraserial;
<40

[nterlerente: Balirubing ping la 1,0
nmunol/l, Hemoglobina pind lu 1]
/1. Lipemie pind la 21 g/l Cupru
pind la 6,3 nuveld. Zine pind fa
(.06 mmol/,

Termenul de valabilitde indicat pe
ambula) de producitor nt man mic
de 12 Tunt: Setarile vor 11 livrate in
ambalaj original, securizat, marc
g1 etichetat de produeitor, thra
preambalare: Date de identitate
(enumiren, numidrul lotalug, serd,
termenit de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indieate
pe ambala) rebuie si coineida in
miod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor ineluse in
sel. Instructiunile de uilizare a
trusclor 3 contind caracteristicile
de performanta si calitate:
sensibilitatea, lintaritates,
speaificitatea, reproductibilitatea i
interferenta (lipena, bilirubimemia,
hemoliza), nstructinmle privind
modul de wtilizare si fe prezentale
in limby de stad sau fumba rusd.

LD (LDH)

{Flacoane cu volumul 40-175 n.}

33100000-1

LI (LDH)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

vhlhlitru

G100.00

Marea): CH

Mutoda de detenmimare:
Fotometricd fermentativa,
Determinare cinetica

Tipul reagemiitor: Lichid Stabil gata
pentry flosice, Bireagent. Cu
calibrator

Material peatru investigatii: Ser,
plasing EDTA sau heparinizati
Limita mmimi de detectic pentru
sel: < 5.0 U/L

Coellcientul de varalic intraserial;
< 100

Coelletentul de variafic extraserial;
< 8,U

Interferente: Acid Ascorbic pind la
1,7 tnmel/l, Bilirubing pina la 0,7
mmol/l, Lipemic - trighceende pind
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N r. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
© mésura

Cantitatea

h S.pcc"i.i'l.éaréa tehnici deplini
solicitafd, Standarde de referingi

32

33100000-1

LDIT(L.ID
(Flacoane eu volumul 40-173 ml)

Mhlilitra

9100.00

la 21g.

Termenul de valabalitate indicat pe
ambala de produciion nu mai mie
de 12 luni; Seturile vor It livrate in
ambalag onginal, seeurizat, marcat
si clichetat de producatos, Fard
preambueire: Date de identitute
Cdenumirea, numdrul lohdat, ser,
termeni de yalabilitate. condifiile
de pastrare ale produsalun indicate
pe umbalay trebuie 53 coineidd in
med ebligatoriu cu cele de pe
clichetele componentelor weluse in
sel. Instructiunile de utilizare o
truselor 58 con(ind caracteristicile
de performantd si calitate:;
sensibilitatea, lmaritatea.
specilicilaten, reproductibilitaten i
interlerenta (hpemia. bilirubinemia,
hemeolizn). Instructiunile privind
modul de ulilizare sa e preventate
in limba de stad sau limba rusa.

33

Lipaza (Lipase)
{(Flacoane cu volumml 40-173 ml)

331000060-1

l.ipaza ([.ipase)
(Flacoane cu volumul 40-1735 ml)

hifilitru

5070.00

Mareaj: CF

Metoda de determinare:
Colerimetric fermeniativa

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folesire. Bireagent,

Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparmizata

Limita mnimd de detectie pentru
selr < 2.0 UL

Coclicientul de variajie intraserial:
< 1.5

Coelicienl de variatie extraserial:
< 10

Interlerente: Acid Ascorbic pind la
.7 mmoli, Bilirubina pind la 1,0
numol/l, Lipemie - (righeeride pind
la tlg/ Tlemoplobing ping la 3.3
2/l.

Termenut de valabilitate indicat pe
ambalaj de producitor numai mic
de 12 luni; Sciarile vor [1 Hvrale in
ambalaj origingl, seeurizat, mareal
si etichetat de produciitor, (ara
premmbalare; Date de identitate
{denumirea, numarul lothu, seria,
terenit de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambaly trebuie sa coineidd In
mod ebligatoriu eu cele de pe
clichelele componentelor ineluse in
sel, Instruetiunile de wtilizare a
truselor $3 conting caracteristicile
de performanta si calitate:
sensibilitalea, iniaritaten,
specifieilalea. reproductibilitatea i
interlerenta dipemia, bilirubineniia.
hemeliza). Instructiunile privind
modul de utilizare sa fie prezentate
in limba de stat san limba rusa.

34

Magneziu (Magnesiumy)
{Flacoanc cu velunwl 40-175 ml.)

341

33100000-1

Mugneziu (Mugnesium)

Mhililitru

8650.00

Marcaj: CI
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misitra

Canfitatea

Specificarea tehnic deplini
solicitatd, Standarde de referingi

KRN

33100000-]

(I'lacvane cu volumul 40-173 ml)

Malihitra

8653000

Metodi de determinare:
Fetometrica

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentry lolosire. Monoreagent. Cu
calibrator

Materal pentru investigat: Ser,
plasma heparinizala .urina, LCR.
Limita minima de deteetic pentru
sel: < 0.02m mol/

Coetlcrentul de variatie intraserial:
< (103

Coctlerentul de varialie extraserial;
< (.06

Interlerente: Acid Ascorbic pind la
1.7 mmol/l, Bilirubina ping la 0,7
el Lipemie - (ngliceride pind
la 21g/l.

Termenul de valabilitute indicat pe
anbalaj de producitor nu mai mic
de 12 luniz Seturile vor 17 livrate in
ambalaj original. sceurizat, mareat
si elichetat de produciitor, [Ard
preambatare; ate de identitute
tdenumires, nuimdsul lotului, seria,
tlenrentt de valabalitate, condifiile
de pastrure) ale produsului indicate
pe ambada) rebuie $3 ¢oineidd in
med obligatoriv cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel. Instruchiumle de utilizare a
iruselor 4 contind catacteristieile
de performanta si ealitute:
sensibifitiulen, linaritatea,
speellieititey, reproductibilitaten si
interterents (lipemia, bilirubinemia,
fremoliza). Instruchiunile privind
modul de utitivare 33 tie prezentate
in limba de stat sau limba rusi

Proteina Totali (Total Protein)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

fad
o

331000001

Proteina Totald (Total Protenn)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

Mililitru

38460.00

Murcaj: CE

Metoda de determinare:
FFolometricd cu hiuret,

Tipul reagenpilor: Ficlid Stabil gat
pentiu folosire. Bireagent, Cu
calibrator

Materal pentru investigatii: Ser,
plasima heparinizata

Lamita mmimi de detechie pentru
sel < 3.0/

Coelicientul de vanape mirasenal;
< i)

Coeflcientul de varianie extrasenial;
<0.15

Interlerente: Actd Ascorbie pind la
1.7 mmold. Bilivubina pind la 0.7
mmol/], Hemoglobina pind fa 53,5
afl, Lipemie - trigliceride pind la
Il

Termenul de valabilite indicat pe
ambala) de producdlor nu num mie
de 12 lun Setwtle vor £ livrate To
ambilay original, securizat, 1warcat
st etichetat de producitor, fhrd
preambadare; Date de wentitale
{denumirea, numidrud fotului, sera,
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N r.. (Ut_)

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
Camdsura

Cantilatea

'Spccificarea tehnicit deplina
solicitatd, Standarde de referin(a

351

331000060-1

Proteina Tetald (Tolal Protenn
(Flacoane cu volumul 40-175 ml)y

Milililra

IBA60.00

fermenti de valabihitaie, conditiile
de pastrare) ale produsulut indicate
pe ambilaj rebute si coineidd in
mod obligatonu eu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
sel. Instrucliumle de utilizare a
iruselor 4 conting caracteristicile
de performantd §i calitale:
sensibilitales, linaritalea,
specificitatea, reproductibilitatea si
interferenta {lipemia, bilirabinenia.
hemoliza). Instrucgiunile privind
mendul de ulilizare s8 fie preventate
in limba de stat siu limbu rusa.

36

Proteina Totala (Toial Proteim)
{Flacoane cu volumul S00- 1000 ml.}

36.1

I3100000-1

Proteina Towald {Fotal Proteing
(Flacoane cu voluwmual S00- 1000 ml)

thlilstru

1100000

Marcaj: Cl-

Metoda de determinare:
Fotometricd cu hiurel.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentra [olosire. Bircagenl, Cu
calibrator

Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparimzatd

Limita mimmd de delectie pentru
sel: < 5,0 g/l

Cocticientu] de vanajic intraserial:
<0.1

Coeficlentul de variatic extrasenal;
<{.15

interferente: Acid Ascorbic ping la
1.7 mmol/l, 1hlirubina pind la 0.7
munol/], Hemoglebina ping la 5.3
g/l, Lipemie - trigliceride pina lu
e/l

Termemul de valabiliate indicat pe
ambala) de produciitor nu mai mie
de 12 luni: Seturile vor (7 livrate in
ambalaj onginal. seeurizat. swurcal
$1 clichetat de produciitor, fari
preambalare; Date de identitale
fdenunmirea, numdrul lowlul, sena.
termenit de valabilitate, condipile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalng irebuic s coineida in
mocd ebligatoniu cu eele de pe
clichelele componenielor incluse In
sel. Instructiunile de wilizare a
truselor s contind caracleristicile
de performanti si calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specilicitatea, reproductibilitaten si
nterlerenta Jipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrueiiunile privind
madul de atilizare sé fie prezentale
in limba de stat sau limba rusi.

Trighiceride (Trigliccrides)
(Flacoanc co volumul 40-175 ml)

33100000-]

Trighiceride (Triglicerides)
(Flacoane ¢u volumul 40-1735 ml.)

Mililitru

G6R190.00

Mareai: CE

Metoda de deteminare;
FFolometrica GPO

Fipul reagentitor: Lichid Stabil gata
pentru felosire. Monoteagent. Cuy
calthrator

Malerial pentru investigati: Ser,

plasma EI3TA sau heparinizata
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Nr. llf(i

Cod CPV.- [

Denumire: Bunuri solicitate -

Unitates de
masura

Caﬁtitatéﬂ

© Speciticarea tehmic deplini
selicitafd, Standarde de referingi

37

A3100000-1

Trigliceride (Triglicerides)
{Flacoanc cu volumu! 40-175 ml)y

Mililitru

GR100.00

Limita minimii de detectic pentru
set: < 0.0] mmol

Coefleientul de variafie intraserial;
=33

Coeticientul de vartafie extraserial:
< 3.0

Interferenie: Acid Ascorbic ping la
.35 mmols, Bilirubina ping la 0,7
nunol/], Hemoglobina pind I 2.6
g/l

Termenut de valabilitate indicat pe
ambelaj de producator nu mai mic
de 12 luni: Seturile vor 11 livrate Tn
ambala) original, seeurizat, mareat
s etichetut de producilor, [rd
preambatlare: [Jate de identitate
(enumires, numarul lotulut, seria,
terinenii de valabilitate, condigiile
de pastrare) ale produsuiit indicate
pe mnbalap trebuie 3 coineidi in
mad obligrteriu cu vele de pe
clichetele componentelor meluse in
set. Instruchiunile de utilizare a
ruselor 3 contind caracteristicile
de performamid si calitate:
scasibihtates, lindaritalen,
specilisitatey, reproductibilitaten si
nterlerenga ¢lipemia, bilirubinemia,
lemoliza). Instructiunile privind
modut de utihizare s tie prezentate
in Junha de stal sau limba rusd,

38

Trigliceride (T riglicerides)
(Flacoane cu volumul 300- 1000 ml)

I8l

33100000-1

Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane eu volumul 300- 1000 ml)

Mililitru

S100.00

Marcay: CE

Meleda de detemiinare;
Fotomelried GPO

Tipul reagentilor; Liehid Stabil aata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizatd
[t miumi de deteetie pentru
set: < 0,01 mmolfst

Coeficientu! de viwiatie imtraserial;
<33

Coclicientul de viriape extrasenal:
<30

[nterferente: Acid Ascorbic ping la
(1,35 mmwol/l, Bilirubina pina la (0,7
munol/l, Hemoglobma pind la 2.6
2/l

Termenul de valubilitate indical pe
gmbaly de produciior nu ma mic
de 12 Taniz Seturile vor £ Livrate in
ambalaj onginal, securizat, marcat
si etichetat de producator, fard
preambalare; Date de identitate
{denirea, numéirul fotalul, seria,
lermienii de valabilitale, condifiile
de pastrare) ale produsulun indicate
pe ambalag rebuie sd coineidd in
moed ebligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor meluse in
sel. Instructiunile de utilizare o
trusclor s& conjind caracleristicile

de performimid st calitate:
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Canfitatezn

Speeificarea tehmica depling
solicitati, Standarde de referinta

381

33000001

Trigliceride (Triglicerides)
{Flacoane cu volumul S00-1000 ml)

Milikitra

310060

sensibilitalea, Imzaritaten,
specilicttaten, reproductibiiitaten i
interferenta {lipemia, bilirebinemia,
hemoliza), Instruciinmie privind
maodul de utilizare s3 fie prezentate
in limba de stat sau limbus rusi.

Urce (Ureu)
{Elacoane cu volumul 40-175 ml}

30

33100000-1

Uree (Lires)
{Flacoane co volumul 40-173 ml.)

Mililitru

51923.00

Marea): CE

Metoda de detenminuare:
Folomelried fermentativi

Tipul reagentilor: Tichid Stabil pata
pentru folosire. Bircagent. Cu
calibralor

Material pentru investigatii: Ser,
plasma Fara heparingd de amoniu,
Urina proaspata

Lanita mimima de detectie pentru
sel: < 0.3 mmold

Coclicientul de variatic intraserial;
<20

Coelicientul de variutie extrasergl:
<35

[rterferente: Acid Ascorbic pind la
L7 mmeld], Bhlirobma ping la 0.7
munol/l, Hemoglobina pind la 3.5
¢/l Lipemie - trigliceride ping L
21g/.

Termenul de valabiliate mclicat pe
ambalaj de producitor nu mai mic
de 12 luni; Setarite vor B livrate in
ambalaj criginal, seeurizat, marcat
s1 elichetat de produciior, fard
preambalare; Dide de identitale
(denumires, numirat lotulul, seria,
termendi de valabilitate, condititle
de pastrave) ale produsudut indicate
pe ambalaj trebuie si comeidd in
miod obligatoniu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
sel. Instructiunile de ubilizare a
truselor $i conlingd caracteristicile
de performantd si calitate:
sensihilitatea, linianitaten,
specilicitatea, reproductibilitaten si
interferenta (lipemia, bilirubinemi.
hemoliza). Instrueiiunile privind
modul de utilizare si e prezentate
in limba de stat sau limba rusa.

40

Uree (Urea)
(Flacoane eu volumul 40-175 mb)

40.1

33100000-1

Dree (Urea)
(Flacoane eu volumnul 40-175 ml)

Mililitru

7244000

Murcuj: CIE

Metoda de determinare: Cinetica
ureaze UV,

Tipud reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folesire. Bircagent. Cu
calibrator

Material pentr investigalii; Ser,
plasmia fara heparinial de ameniu,
Urina proaspata

Limita minimi de deteetic pentru
sel: < 0.3 nunal/l

Coelicientul de variatie intraserial:
< 2.0

Cochcientul de varialic extraserial;

P

<35
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Nr. dfv

" Cod CPV

- Denumire: Bunuri solicitate

Unifaten de
nmasurn

Cantitatea

Specificarea tehnicd deplini
solicitatd, Standarde de referingi

401

33100000-

Uree (Ureu)
{Flacoane ¢u volumul 40-175 ml)

Milititr

72440.00

Interferente: Acid Ascorbic pind la
L7 nunel/l, Bilicubing ping lu 0.7
mnwl/L Hemoglobing pind la 3,5
2/1, Lipenne - trigliceride pina la
21p/t.

Termenul de valabilitate indical pe
ambalaj de producilor nu mat mie
de 12 haai: Seturile vor i livrate in
ambalaj original, sceurizat, marcat
si etichatat de producitor, tird
preambalare: Pate de identitate
{denuntirea. numdaryl lotului, seriz,
termenit de valabililate, condittile
de pastrare) ale produsulul indieale
pe ambalyj trebune s cotneida in
miod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele compenentelor ineluse fo
sel, Iustruetiunile de wilizare a
trusclor sd confind caracteristicile
de performuam(a si calitate:
sensibilitatea, lintarilate:,
speeilicitaten, reproductbililatea i
intarferenta {lipeima, hilirubinemia.
hemeliza). Instructiunile privind
modul de utihzare 58 fie prezentate
in Limba de stat sau limba rusa.

11

Uree (Urea)
(Flacoane ea volumul 500- 1000 ml)

41.1

33100000-1

Uree (Urei)
(Flacoane ew volumul 300~ 1000 mly

Mitilitru

I Mareay: CE

Metoda de detenmnare; Cineticd
ureaze LJV.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru {olosire, Bireagent. Cu
calibrator

Madenal penlru investigatii: Ser,
plasma lura hepariniat de amoniu,
TNkt proaspatd

[.imila mimind de detectie pentru
setr < 0.3 mmol]

Cocefivientul de variale mntrasenal;
<20

Coeficientul de vanagie extrasenal:
<33

Interlerente: Acid Ascorbie pind la
1,7 mmol/1, Bilirubina pind la 0.7
mmol/1, [Temoglobing pind la 5.5
g/l. Lipemie - trigliceride pind la
2pil

Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai mic
de 12 uni; Seturile vor fi livrate in
ambalaj vriginul, sceurizal, marcat
si clichetd de producator, Fard
preambalare; Date de wdentitate
(denumirea, numdrul lotulud, seria,
tennenit de valabilitate, condifiile
de pistrared ale produsului indicate
pe ambstlay trebuie s comeidd in
med obhigntorie cu cele de pe
ctichetele componentelor imeluse in
sed. Instructivwnde de utilizeee a
truselor =4 contind caracleristicile
de performantd si calitate:
sensibilinatea, liniaritatea,
speciliciiaten, reproductibilitilen $i
milerlerenta (lipemua, bilirubinemia,
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunurk selicitate

Unitatea de
masura

Canlitaten

Specificarea tehnicd deplina
solicifafd, Standarde de refevinta

41.1

AX00000-1

Urce (Lrea)
(Flacoane cu volumnud 300- 1000 ml)

Mililitru

hemeliza). Instrueiiunile privind
modul de wilizare 53 fie prezentite
in limba de stat sau limba rusd.

Acidul Uric (Urie Acidy
{Flacoane ce volumul 40-175 inl,)

33100000-1

Acidul Uric {(Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml}

ivhlilitm

73320.00

L)
Tt
[ ]

Marcaj: CH

Metoda de determinare:
Fotometrica fernwentalivi.

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru Folosire. Bireagent, Cu
calibrator

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sao heparinizald |
urina

Limila minimé de detectie pentra
sel: < 4.2 memeol/ ]

Cocficientul de varialie intraserial;
< ()]

Coeficientul de variafie extraserial:
<(.13

Interferenie: Bilivubina pind [a 0,18
mumol/l, Hemoglobina pina la 1.1
g/L, Lipemie - trigheeride pind la
21/,

Termenul de valabiiate indicat pe
wmbala) de produciator nu mai mic
de 12 luniz Seturile vor (1 livrale in
bl original. securizot. mareat
§1 etichetat de producitor, {ark
preambalare; Date de identitate
(denmnirea, numaral lotulw, seria,
lermenti de valabilitale, conditilie
de pastrare) ale produsutui indicate
pe ambala trebuie sa coineidd in
mod obligaloriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instuctivnile de ulilizare a
truselor 3 contind caracteristisile
de performanti gt calitate:
sensibilitatea, hnaritatea,
specilicilatea, reproductibilitatea st
interferenta (lipemia, bilimbinemia,
lemeliza). Instrucgiumile privind
modu! de uulizare si fic prezentate
in limba de stat suu limba rusa.

43

Hemoglobina glicozilata (FbA1o)
(Flacoane cu volumul H0-175 ml.)

43.1

33100000-]

[Temoglobina glicozilata (1IbALD
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

Miliditru

11130.00

Marcaj: CI

Metada de determinare:
Imunoturbidim etrici

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
peniru [elosire, Bircagent. Cu
calibrator, minimunm 3 piveluri.
Material pentru investigatii: Singe
mlegru cu BIYIA

Limita minimi de detectic pentru
sel: < 1,5%

Coelicientul de variatie intraserial:
<03

Coclicientul de variajic extraserial;
<(,2

Interferente: Aeid Ascorbic pind la
35 mmol/, Bilirubina ping la 4,4
mmol/l, Lipemie - trigliceride pind
fa 21g/l, Hlemoglobing ping la 5.5
¢/, Factoral reumatold ping la 500
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Nr, dfv

- Cod CPV -

. Denumire: Bunuri solicitage

Unitatea de
‘misura’

. C:li]_tit:ttezl" :

Specificaren tehnici deplini
solicitatd, Standarde de referinti

43.1

33100000~

Hemoglobing glicoziluw (FIbAC)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

Mililitru

T1I30.00

Ul/ml

Termenul de valabilitate indical pe
ambaly de produciitor nu mai mic
de 12 luny; Setunile vor fi livrate n
ambalaj oniginal, securizat, marcat
$1 etichetat de producitor, (3
preambalure:; Date de wdenditate
¢denumires, numdatul lotulut, seria,
ermentt de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambaiaj rebuie si coincida in
mod obligatoriu eu eele de pe
etichetele conponentelor imcluse in
sel. Tnstrectivnile de utilizare o
trusclor si confing caracteristicile
de perfomangd si calitate:
senstbilitaten, Imantatea.
specificitaten, reproductibilitaten si
interferenia (Jipemia, bilirabinenia,
hemeoliza). Instruetiunile privind
miodul de utilizare $a lie prezentate
in limba de stat sau limba rusi.

44

Hemeglobina glicozilata (HhAle)
{Flacoane cu volumul 300- 1000 mi.}

44,1

33100000-1

Hemoglobing glicozilats (HbA L)
(Flavoune cu volumul SG0-1000 ml)

Mililitru

1500.00

Mareaj: CE

Metodi de determinare:
Imunoturbidim elricd

Tipul reageniitor: Lichid Stabil gata
pentru [olosire. Bireagent, Cu
calibrator, minimum 3 nivelur,
Material pentru investigatii: Singe
integru cu KIYTA

Limita minima de defectic pentiu
selr < 1,3%

Coclicientul de variatie intraserial:
<03

Coelletentul de variatie extraserial;
<02

Interferente: Acid Ascorbic pind Ta
3.5 mmold, Bilirubina ping la 4,4
mmel/l. Lipemic - tngheeride pind
It 21/1, Hemoplobina ping la 3.5
2/1, Factorul reumatond pind la 300
Ei/ml

‘Fermenul de valabilitale indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor [0 livrate T
ambala) original, seourizal, marceat
$i etichetat de produciitor, fird
premubalare; Pate de identitate
(denumiren, numirad lowlui, seria,
termenti de vakibilitate. condifiile
de pikstrared ale produsulun indicate
pe ambala) trebuie si coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
elichetele componentelor incluse in
set. Instruetiunle de utilizare o
iruselor i conjind caracteristicile
de performand st calitate:;
sensibilitalea, lintarilaiea,
specihicitaten, reproductibilitaten si
mterterenta (hpemia, bilirubinema,
hemelizay, Instractiunile privind
modul de utilizare sa lie prezentate
in Himba de stat sau Limba rusd.

LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri soliciate

Unitatea de
masura

Cantitatea

- Specificarea tehnich depling
solicitatd, Standarde de referintid

{(Flacoane cu volumal 40-175 ml.)

45.1

22100000-1

LI Colesterol (LI CholesleruD
(Flacoane eu volumul 4-173 mly

Miliditru

1826000

Marcaj: CE

Metoda de determinare:
Fotometricd fermentativ cu
profectia selectivi a colesteralului
LA, ard sedmientare,

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru {olosire, Bireagent

Material pentru investigati: Ser,
plasia E1YTA sau heparimzatid
[.imita minimi de detectie pentru
set: << (.03 mmol/l

Coclicientul de variatic intraserial:
<15

Coclicientul de variatie extraserial:
<10

Interferente: Acid Ascorbic pind la
1.0 mmol/l, Bilirubina ping la (1,9
mmel/l, Hemoglobina pind la 5,5
a/l. Lipemie « (nigliceride pind ta 11
g/l

Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor {1 liviale In
ambalaj original, seeunzat, mareat
g1 ctichetat de producitor, Fard
preambalare: Date de identitate
(denumires, numdrdl lotulul. seria,
tenmenti de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsulur imdicale
pe nmbalaj trebuie si comeds in
mod obhigatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel Tnstruciiunile de utilizare a
truseior s conlind caracterisieile
de performanid i calitate:
sensibilitaten, lintarilatea,
specificitaten, reproductibilitatea si
mterlerenta (lipemia, bilingbinena,
hemoliza). Instruetivnile privind
modul de utilizare 3 e prezentate
in limba de stat sau limba rusa.

46

HDL Colesterol (HDL Cholesterob
(Flacoanc cu volumul 40-175 ml)

46.1

33100060-1

M. Colesterol (HI. Cholesterol)
{Flacoane cu volumul 40-173 ml )

Mililitru

14890.00

Marcaj: Ck

Mutoda de determinure:
Folomelricd [enmentaliva cu
imuneinhibijia o celesterolulur LDL
$1 VLI, Fara seditentare.

Tipul reagentilor: Tichid Stabil gaw
pentru Ielosire. Bireagent. Cu
calibrator,

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizati
[.imita mimma de detectie pentru
sel: < 0,03 mmol/]

Coclicientul de variatie intraserial:
< 1.5

Coelicientul de variatie extraserial;
<20

Termenul de valabilitate indical pe
ambala) de produsitor nu mai mic
de 12 lun;, Setunile vor 1% livrate in
ambala) original, securizal, mareat
st clichetal de producator, [ard

preambalare. Dale de identitate
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Cantitatea

Specificarea tehnici deplini
solicitata, Standarde de vefcringa

46,1

331000001

[ Colesterol (DL Cholesteroly
{Flacoane cu volumul 40-1735 mly

Mililitru

LI BH).00

tdenwmirea, ntumaral lotlui, seria,
termenti de valabilitale, condifiile
de pastrare’ ale produsului indicate
pe ambalay trebuie 53 coincidi in
mod obligatoriu cu eele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructivnie de unlizare a
ruselor si conlind caracleristicile
de performantd si calitate:
sensibifitaten, linaritatea,
specificitaten, reproductibilitatea s
interferenta (lipemia, bilirubinenia,
hemolize). Instruetiunile privind
modul de wilizare 58 Lie presentate
in Jimba de stat suu limba rusd.

47

Creatinkinaza totalia (Creatinkinase totale}
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

47.1

33100000-1

Creatinchingaz a totalil (Creatinkinase totale)
(Ilecoane cu volumul 40-1735 by

Mililit

873000

Marenj: Ck

Metoda de detenninare:
Folomelried fennentativa,
Determinare Cinelicd,

Tipul reageniilor: Liclud Stabil gata
peniru [olosire. Bircagent

Material pentru investipatit: Ser.
plasima EIYTA sau heparinizati
LAamita mmima de deteetie pentru
st < 2 U/L

Coclleientul de variajie intvaserial:
<20

Cocticieniul de variafie extraserial;
<23

Interferente: Acid Ascorbic pind la
£.7 mmol/1, Bilirubina pind a1,
numol/], lipemie pind ls 600 mg/dl.
Termenul de valubiliate indicatl pe
ambalay de producitor nu mai mic
de 12 lant, Seuarile vor 1 liveate Tn
mmbatlaj onginal, securizat, marcat
s1 elichietut de producdtor, fari
preambalare; Date de identitate
{denwmirea, numirad lotulu, seria,
lerienii de valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsulut indicate
e ambala) trebuie s coinetdi in
mod ebligatonu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instruetiumle de utilizare o
truselor s conund curcleristicile
de performanti si calitate:
sensibilinaten, limarilalea,
speeilicitaten, reproduetibilitales $i
interferenta ipema, bilirubinemia.
hemelizat, Instruetivaile privind
modd de reelizare $8 (ie prezentate
i limba de stat sau limba rusa.

48

Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
{Flacoane cu volumul 40-175 ml)

45,1

33100000-1

Creatinchimaz a MB (Creatinkinase Mi3)
{Flaceane cu volumut 404175 ml)

Mhlilitru

3430.00

Mareaj: Cl

Metoda de detenminare:
Fotometried lermentativi.
Determinare Cinelied,

Tipul reagentilor: Lichid Stabil gata
pentru folostre. Bireagent

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizald
Limtta minimd de deteclie pentru




pag. 31

Nr, dfo

. _Co_tl CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
MEAsu

Cantitatea

" Specificarea tchnica deplina
solicitata, Standarde de referinta

43.1

33 100000-1

Creatinchinaz a MI3 (Creatinkingse MI3)
(Flacoane cu volumul 40-175 mly

Mililitru

5450.00

sel: < 2 U/

Cocficientul de variatie inlrascrial:
<20

Coclicientul de variatie exiraserial:
< 2.5

Interferentie: Aeid Ascorbic pind la
1,7 mmol/l, Bilirubina pind la 1,1
mmeol/l, lipemie pind la 600 mg/dl.
‘Fermenul de valabilitate indicat pe
ambalyy de producdtor nu mat wic
de 12 Tunt: Seturtle vor {1 hvrele n
ambalaj original, secunzal. marcal
i etichetat de producalor. Fra
preambalare: Date de identitate
{denunurea, numdaral Letdui, seria,
tenpenn de valabilitae, condigiile
de péstrare) ale predusului indicate
pe ambalaj rebute si coneidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
clichetele componentelor ineluse in
sel, Instrucpivnie de wtihzare a
truselor s conlind caracteristictle
de performantd si calitate:
sensibilitatea, lniaritatea,
speciticitatea, reproductibilitatea si
interferenia (ipemia. bilirubinenua,
hemeliza). Instructiunile privind
modul de uidizare $i e prezeniaie
in limba de stal sau fimba rusa,

49

Proba cu timaol
(Flacoune cu volumul 40-175 mb)

49,1

33100000-1

Proba cu tmel
(Flaceane cu volumul 40-175 mi.)

Mililitru

29480.00

Marcaj: CE

Malterial pentru investigati: Ser,
plasina EDTA sau heparinizatd
Limila mimmd de detectic peniru
sel: < (.3 ma/d|

Cuoelleientul de variatie intraserial:
<50

Coclicientul de variagic extraserial:
<80

Interferente: Bilirubina ping la 0.7
mimel/l, Hemoglobina ping fa 1.3
o/l lipenne ingiiceride ping la 2 o/
Termenul de valabiliate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai e
de 12 haiy Seturile vor {1 lvrale in
ambalaj original, securizul, marcal
st etichetat de producdior, (Gri
preambalare; Daie de identitate
{denumirea, numdrud lotulw, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj lrebuie sd ceineidi in
mod obligateriu cu cele de pe
etichelele componentelor meluse in
sel. Instructivnile de utilizare a
truselor si conlind caracteristieile
de performanti si calitate:
sensibilitalea, linaritaten,
specilicitatea, reproduciibilitates si
interterenta (lipemia, bilirubinenua,
hemoliza). Instructiunile privind
madul de utilizare sa fie prezentate
in limba de stat san limba rusi.

Proba cu timol
{Flacoane cu voluntul 300-1000 ml.)
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(Flacoane cu volimul 500-1000 ml)

Nr. dio| Cod CPV_:: - Dénumire: Bimuri soliciﬁl_te Ur_iit_-atca de _Cantitaten : _S-p-céciﬁcnréz; tehnica deplini
S ST o . .misura . o solicitatiy, Standarde de referingi
3000 | 33100000-1 |Probu su timol Mililitru 4 1300.00 Mareaj: CE

Material pentru wrvestigatii: Ser,
plasma EDTA suu heparinizatd

L amita mimimi de detectie pentru
sel: < 0.5 mpddl

Coeficientul du variatie intraserial;
< 5.0

Coclicientul de varialic extraserial:
< 8.0

huterferente: Bilirubina pind la 0,7
mmol/l, Hemoglabina pind la 1.3
g/l tipemie trighceride pind la 2 g/1
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai mic
de 12 luni: Seturile vor 1 livrate Tn
ambalaj originul, securizat, margat

$i etichetat de produciitor, tara
preambalare; Dale de identitate
(enumirea, numaru] lotulul, seria,
lermenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe sl trebue s coineidd in
med obligatoriu eu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
sel. instructiunile de utilizare a
rusclor s& comtind caracleristicile
de perlormantd i ealilate:
sensibilitates, hintarilalea,
speeificitaten, reproductibilitatea si
interterenta (lipemia, bilirabinemia,
lemoliza). Instruetiunile privind
modul de utilizare si [ic prezentale
in limba de stat sou limba rusa.

Termenul de livrare/prestaref/executare solicitat si locul destinatiei finale:

In termen de 30 zile calendaristice de la solicitaren In lormd serisd a Beneliciarulul.
DDP - Franco destinatie vamuin

Documentele/ecrintele de calificare peatre operatorii cconomic inelud urmittoarcle:

Nr. d/o Denumirea documentuluifecrinted Cerinte suplimentare fatd de document Obligativitatea
I |Neimplicarea in practict frauduloase si de corupere Declaratie pe proprie raspundere conform Nu
Formularului {se va indica)
2 Dovada foregistrinii persoanei juridice. n conlormitate |Certilicat/decizie de inregistrure a intreprinderiidestias Da
cu prevedenle legade din jara in care olertantul este din Registrul de Statal persoanclor juridive - copic,
slalnln conlirmatd prin aplicares semndri siotampilel
ofertatulil Operatorul econvmic nerezident va
prezenta docunwente din jara de origine care dovedess
forma de Taregistrare/atestare ort apartenenga din punct
de vedere profesional
3 [Actul care atesta dreptud de o livra Copie ~ confirmald prin semndtura g1 stampila Nu
bunuri/luerdri/servicn olertantului
4 |Disponibilitate de bom behizt sau capitul eieudant. de [Nuse cere Nu
resurse creditare sau alte mijloace financiare {suma)
5 |Prezentarea de doverzi privind conformitate: Nu se cere MNu
produsclor, 1dentificatd prin referire la specificati sau
slandarnd relevante
6 |Demonstraren experienten operatorulul economie in Declaratie privind experientu similirdl conform Nu
domenivl de activitule alerent obiectubur controetulys  JFormularulin ¢se va indiea) sau Deelaratic privind lista
ce unmeazd a fi atribuit principalelor luerdirt executate i ultimul an de
activitate conform Formularulut {se va indica}
7 Pemonstraren sceesulw b mitastructura/imiploncele Decluratie privind dotdrile specifice, utilajul i N
indicate de autortlaten contraclanid, pe care aceasta le jechipamentul necesar pentru indeplinirea
considerd necesare pentre indephintrea contrictulut ce - {eorespunzdtoare a contractului conform Formularulul
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Nr, d/o Denumirea documentulu ifeerintei Ceringe suplimentare fatd de document Obligativitiatea

wrmeazd a 1 atribuit {se vaandica) si Documente core utestd Faplul od
operatorul economic se atld in posesia wiilajelor,
instalatiilor yifsau echupamentelor indicate de
autoritatea contraclantd, acestea fimnd fie in dotare
proprie, fie tnehiriate, necesare Indeplinirii contractului
8 |Neincadrares in situatiile ce determind excluderea de la|Declaratie pe praprie raspundere conform Nu
procecdura de atribire, ce vin inaphicareaart 18 din [Formudarudut (se va indicn)
Legea nr 131 din 03.07.2015

9 |Olerta Original - Formularul 17 3.1 - semnat $i stampilat de Da
citre opecatoru] economis participant.

10 |Informatu penerale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Nu
Formularulus (s¢ va indica)

L1 |Raportul linanciag Ultimul raport financiar/situafic linanciard - Copic — L
conlinmatd prin semndiura st stampila oferlantul,

12 Demonstrarea acecsului la personalul necesar pentre [ Declaratic privined personalul de specialitale propus Nu

indepliniren corespunzitoare ¢ obicelulul contractulul - |pentru implementarea contractulut contorm Formulurul
ce urmeaza a i atrtbuit (personalul de specialitate care [(se va indica)
vt avea un rol esential in ndeplinirea acestuin)

{3 IMinim ani de experientd specificd in Hyvrarea bunurilor [N se cere Nut
sifsau serviciior similare

14 |Valoarca minimd (suma) a i contract individual Nu se cere Nu
Indeplimit pe parcursul perioadei indicate (mumdrul de
am)

15 [Formularul F 4.1 - original, comypletat conform madelulw aprobat prin 1a

Ordinul Ministeruluw Finantelor nr, 173/2018 -
conlirmal prie aplicarca stampilet s1 sempdturii
participaniulul suu sempal cleclronic

16 |Formularul I 4.2 - original, completat conlorm modelulut aprobat prin Da
Ordinul Mindsterului Finantelor nr. 173/2018 -
confimmat prin aplicarea stampiled si semndturii
participanivlu sau seimnal electronic

17 |Garanhia pentur oferta - original - previizul in punctul [PO 21 conform Na
formularului 17 3.2 din documentalia de slandard
18 [Certilicat de atribuire a contalui bancar -copic- confirmald prin senwdiued g1 stampila Da
opergtornlui.
19 |Certificat privind lipsa suu existenta restantelor (i de |-copie- eliberatd de Serviciud Fiseal de Stat 1Da
hugetu! public national (valabilitatea certificatului -confim cerintelor

[nspectoratului Fiscal al RM) conlirmald prin aplicarea
semndluril st a stanpilel olertantulu,

20 [Lista fendateritor operatorilor cconomice (nume. - conlbmtd prin aplicarea semndturli i a slampile Da
prenume. cod persenal) olerlantulii.
21 {Document Unic de Achizitii Vuropean (1DUAR) - originat {conlorm modelulu atasat) - conlinmat prin 1Ja
aplicarea semnditurii si a stanpilel olertantului.
22 |Declarafic privind prezentarea mostrelor - ofertantul vu prezents mostre la solicitarea autorititi a
contractante/beneticiarului in decurs de 3 zile dupd
soliciare
23 [Declaralic privind respectarca lenmenalui de - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) D
valabilitaie v eonstitus nu mai putin de 80% din lermenul wial de
valabilitate al produsulu.
24 eclaratie privind respectarea conditiilor de pdstrare si |- Declaratie, pe propria rispundere (cu semndtura si 123
transportare stampila ofertantulud), prin care ofertantul va garanta

livrarca produsclor la destinalar cu respectares
condititlor de pastrare si transportare pe tot parcursul
lasrului de transportare de la labricant lu beneliciar

Informatic Suplimentara:
Operatorii cconomict nteresali pot obfine mformatie suplimentard de la autoritatea contractanti si familiariza cu cerintele documentelor
de lieitatic o adresa indicati mai jos:
Denumirea autoritdgin contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZITIT PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Adresa; Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chigindtu, str. Korolenko 2/1
Tel.: (22-88-43-25 (48) . Fax: U22884245 . H-mail: officeraieapes.md
Numele $1 funetia persoanci responsabile;. BALTA SERGIU, Sef sectie achizitii dispozitive medicale
Setul de documente pouate [ primit lo adresa: www, capes.md/dispozitive medicale/anunturi licilatii,

Operatori economie care dorese sit depund oferte la procedura respeetiva urmeaza s depund o cerere de participure {cu indicarea clard o
denumirii, adresel, numdrului whelonului de contact i numelw persoanei imputernieite de edoe Partieipant).
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NOTA: Cerinla datd NU se referd la ofertanyii care s-u inregistrat la procedurd si au aceesal documentele n cadrul
SIA Registrul de Stal al Achizigitlor Publiee,

Intocmirea ofertelor:
Olerta yi documentele de calilicare solicitate intocmite clar, fird corcetdri, cu numar $1 datit de iegire, cu semnitura persoanci
responsabile, puse in plic, sigilate si stampilate, urmeaza a fi prezentale

pind la,  22.04.2020 10:00

pe adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1

Ofertele intivzinte vor 1 respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

Ofertele vor fi deschise in prezenta fizted sau prin mijlosee clectronice & membrilor grupulai de lucru al autoritalii contractante
$i o reprezentanilor Participaniiler la lichagic

lai: 22.04.2020 10:00

pe adresa: Republica Meldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1

Garantia pentru oferti:

Toate ofericle trebuie sd tie Insolile de garantic pentru olend in lonna de
Garantie bancari
Gurantie prin transfer
in valoare de 1%

Contractul mtrd sub incidenta Acordului OMC - Nu
Continutul prezentei Invitagii este identic cu datele procedurii din eadrul Sistemului Informational Automatizat "REGISTRUL

DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE™. Grupul de lucru pentru achizitii confirma cercctitudinea continutului Invitatici, fapt
peatry care poartii rispundere conform prevederilor legale in vigeare,

Conducitorul grupului de lucru: RUISSU ALINA | A < L)



FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

Urmdtoarele dale prLIIlCL refenitoare fr bunurile si la servieiile selicitale vor complela, suplimenta sau ajusta prevederile struciiunilor
pentru ofertanti (1P0). in cazul unei discrepante sau al unui conilicl, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederitor din 1PO.

1. Dispozitii generale

Nr, Rubrica Datele Autorititii Contractante/Organizatorului proceduri
LI |Auwterialea contractantd/Organizatorel [CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
procedurii:
1.2, |Obiecctul achizifiei: Achizitionarea centralizati de reactive conform necesitiitilor IMSP pentru anul 2020
1.3, [Numirul procedurii: 200641
1.4, [Tipul obiectuln de achizijie: Licitagie publica
1.5, [Codul CPV: 33100000-1
[.6. |[Numarul si dota Buletinului 11 din 12.03.2020
Achizitiilor Publice:
1.7, [Sursa alocatiilor bugelare/banilor CNAM
publici:
1.8, JAdminstratorul alocatitlor bupetare;  |Centru pentru Achizitii Publice Centralizate in Sindtate
LY {Pliti/inijloace financiare dha partea  |Nu se utilizeazi
partenerului de dezvoltare:
£10. [Denumirea compiirdlorului: Centrul pentru achizitii publice centralizate In sinditate (CAPCS)
1.11. |Pestinatarul; IMSP conform listei de distribufic
1.12. |Limba de comunicare: De stat
113 [Pentruclarificarca documentelor de [Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mwun. Chiginau, sir. Korolenlwo 2/1
atribuire, adresa autorilatii Tel: 022-88-43.25 (48)
conlractanie csle: Fax: 022884245
E-mail: officei@capes.md
Persoana de contacl: BALTA SERGIU
114, {Contracl de achizifie rezerval
atelierelor pretejale
2. Listd Bunuri si specificatii tehnice:
Unitatea i . S
Ne d/o | Cod CPV Denumire Bunuri solicitate de Cantitatea Specificarea tchnici deplini solicitatd,
N Standarde de referinti
masura
1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 4()-
175 mi.)




331000300-1

ASBAT (GOTY (Flacoane cu volunwul 40-175
mb}

Mililitru

13475000

Marcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometried lfermentativd, Determinare
Cineucd. Tipul reagenfilor: Lichid Stabil
gala pentra folosire. Bircagent Malerial
pentru investigalit: Ser, plasma TIDTA sau
hepurinizatd Limita minimd de detectie
pentru set: < 2 UA, Coelicientul de
variatie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variatie extraserial: < 1,3 Interferente:
Acid Ascorbne pind la 1.7 mmol/],
Bilirubina pina la 0,7 mmol/],
Hemoglobing pind la 3.8 g/1, Lipemie pina
fa 21 g/l Termenul de valabilitale indicat
pe ambala) de producator nu mai mic dg
12 luni;, Seturile vor fi liveate In ambalaj
original, securizat, marcat i etichetat de
produciitor, tird preambalare; Date de
Identitate (deaumires, numdarud lotubu,
seria, lermienit de valabilitate, conditiile de
pastrave} ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coineidil in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
lnstructiumile de wtilizare a truselor si
contind caracleristicile de performantd i
ciditule: sensibilitatea, lintaritalea,
specificitates, reproductibilitaten gi
nlerlerenia (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza}, Instruchiunile privind modul de
utilizare 4 {ie prezentate o limba de stat
sau limba rusa. *Catalogul
producitoruluiprospecte/documente
tehnice de conlinare a specilicatiilor
tchnice pentru produsul olerit pe suport
hirtie — copie — confirmaté prin stampila s
semndtuea Participantului. * Tn ofertd se
va indica eodul produsuiui oferit pentru a
putea fi idenulicat conform catalogului
prezemntat.

ASAT (GOT) (Flacoanc cu volumul 34~
1000 m!.)




2.1

33100000-1

ASAT (GOT)Y (Flacoane cu volumul 500~
1000 ml )

Mililitru

27200.00

Folometricd fermentalivii. Determinare
Cinetied, Tipul reagengilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire, Bireagent Malterial
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizatd Limita minimd de detectie
pentru sel: < 2 U/L Coeficientl de
variajie intraserial: < 2.0 Coelicientul de
varafie extraserial: < 1,5 huterferente:
Acid Ascorbic pind 1o 1.7 mmold,
Bilirubina pind la 0,7 mmol/,
[Temoglobina pind Iz 3.8 g/l. Lipemic pind
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producitor nu mai mie de
12 luni; Seturite vor {i livrate in ambalaj
original, securizat, marcal $i etichetat de
producdtor, fard preambalare; Date de
identitate (denwmirea, numarul lotului,
seria, lermenii de valabilitale, conditiile de
pastrare) ale produsului indicale pe
ambalaj trebuie 53 coincidd Tn mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse h sel,
lnstruefiunile de utilizare a truselor sa
confind caracteristicile de performunia si
calitale: sensibilitalea, liniaritatea,
specificilatea, reproductibilitatea i
interferenis {lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate n limba de stat
sau limba rusd.

Marcai: CIF Metoda de determinare:

ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)

31

33100000-1

ALAT (GPT) (Flacoane cu velumul 40-175
ml.)

Mililitru

137450100

Muarcay: CI Meteda de determinare:
Folemetrica fermentativa. Determinare
Cinetica, Tipul reagentilor; Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bircagent Material
pentru investigatin: Ser, plasima EIYTA sau
heparinizatd [Limita minimd de deteclie
pentry set: < 4 U/, Coeficientul de
varlalie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
vartalie extraserial: < 1.0 Interferenie:
Acid Ascorbie pind la 1.7 mmolA,
Bilirubina pind Ia 0,7 msmol/l,
Hemoglobina pini la 3.8 g/l, Lipemie pini
la 21 g/1. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producitor nu mai mic de
12 luni; Seturile vor [i livrale In ambalaj
original, sceurizat, marcat si etichetst de
producitor, [ird preambalare; Dale de
identitate (denumirea, numarul lotulus,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pdstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie 88 coincidd In mod
obligatoriu cu eele de pe clichetele
componentelor ineluse in set.
[nstruetiunile de wilizare & wuselor si
conhind caracieristicile de performantd i
calitate: sensibililatea, lniarilatea,
specificitatea, reproductibilitatea si
interferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza), Tnstrueliunile privind modul de
atilizare sd lic prezenlate Tn limba de stat

sau limba rusa.




ALAT (GPT) (Flacoane cu volunmul 504-
1004 ml.)

4.1

33 100000-1

ALAT (GPTY (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)

Mililitru

29060000

Marea): CTi Metoda de determinare:
Fotometricd fermentativd. Determinare
Cinetica. Tipul reagenpilor: Lichid Stabil
gala pentru tolosire. Bireagent Material
pentre investigatin Ser, plasma EDTA sau
heparinizatd Limita minimi de delectic
pentru st < 4 U/L Coeficientul de
aariatie intraserial; < 1.5 Coelicientul de
variafie extrazerial: < 1.0 Interferente:
Acid Ascorbic pind la 1.7 mmol/,
Bilirubina pind la 0.7 mmelA,
[Temoglobina pind la 3.8 g/l, Lipemice pina
la 21 g/l. Termenal de valabihiale indical
pe ambalyj de prodacitor nu mai mic de
12 luni; Selurile vor (i vrate In ambalaj
original, securizal, mareat si etichetat de
producdtor, {43 preambalare; Date de
tdentitate (denvmirea, numaral lotului,
seria, termenii de valanlitate, condipile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalay trebuie s& ceineidd in mod
obligatoriu eu eele de pe etichetele
componentelor ineluse fn set.
Instructiumie de utlizare a truselor sa
confind caracteristicile de performanid si
calitate: sensibilitatea, liniaritateq,
speeificilatey, reproductibilitatea si
interlerenio (lipenuia, bilirubinemia,
hemeliza). Instruetiunile privind modu! de
utihizare s fie prezentate in limba de stat
sau linba rusd.

Albumina (Albumin) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)




32100000-1

Albuming (Albumm) (Flacoane cu volumul
40-175 ml)

Mililitru

19415.00

Marecaj: CF Metoda de determinare:
Fotomelrica cu BCG Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire,
Monoreagent. Cu ealibrator Malerial
pentru investigatin Scr, plasma EDTA sau
hepacinizatd Limita mimmd de detectic
peniru set: < 2.0 g/1 Coelicientul de
vanalie intraserial: < (1,13 Coeficientul de
variatie extraserial: <0,15 Interferente:
Acid Ascorbic pind 1o 1,7 mmol/,
Bilirubing pina la 0,7 mmelA, Lipemic
pind la 5.6 p/l, Hemoglobina pind la 5.3
a/l. Magneziu pind la 8 mmeol/ Termenul
de valabililate indicatl pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni;, Seturile
vor b1 livraie Tn ambala) original, securizat,
marcat si elichetat de producitor, tard
preambalare; Dute de identitate
fdenumirea, numarul lotului, seria,
iecrmenii de valabilitale, condigitle de
pdstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instruciiunile de utilizare a tusclor sd
confini caracteristicile de perfonmania si
calitate: sensibililatea, limaritaica,
speeificilales, reproductibilitatea s
interferenfa (lipemia, iliculinemia,
Lemeoliza). Instructiunile privind medul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd,

6

Albumina (Albumin) {Flacoanc cu
volumul 500- 1060 mi.)




6.4

33100000-1

Albuming (Albumin) (Flacoane cu volumul
500-1000 mL)

Mililitru

1000300

Muareaj: CE Metoda de determinare:
Folometrici cu BCG Tipul reagenyilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Monorcagent. Cu calibrator Material
pentru investigalit: Ser, plasma TDTA sau
heparinizald Limita minimd de detectic
pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de
varialie witraserial: < 0,15 Coeltcientul de
variatie extraserial: <0,13 Interferente:
Acid Ascorbic pind la 1,7 mmol/,
Bilirubina pind la 0,7 nunel/l, Lipemic
pind la 5,6 g/l, Hemoglobina pind la 5,3
¢/l Magneziu pind la 8 mmol/l Termenul
de valabilitate indicat pe ambala) de
producdtor nu mai mic de 12 luni; Seuwrile
vor fi hivrate in ambala) original, securizat
mareat g1 etichetat de producitor, fara
preambalare; Date du identitale
{denumirea, numdrul loljul, seria,
termenit de valabilitate, condipile de
pastrare) ale produsului indicale pe
ambalaj trebuie s& coineidd in mod
abligatoriu eu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de wtilizare a gusclor sa
condind caracteristicile de performantd i
calitale: sensibilitatea, linlaritalea,
specilieitalen, reproductibililaten 1
inlerferenta (lipeia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucpiunile povind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
s Hmba nusd,

Fastataza alealini (Allkaline
Phosphatase) (Flacoane eu velumul 40-
175 ml.)




7.1

33100000-1

Fostataza alealind (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml)

Mililitru

22Y70.00

Marca): CE Metoda de delerminare;
Fotometried fermentativa Determinare
Cinelica. Tipal reagentilor: Lichid Stabil
gata pentru [olosire. Bireagent Materiul
pentru investigatii Ser, plasma
hepunnizald Limita minima de detectic
pentru set: < 3.0 W/ Coeficientul de
variafie mtraserial: < 3.0 Coeficientul de
variafie extraserial: < 3.0 Interferenie:
Acid Ascorbic pind la 1,7 mmol/,
Bilirubina pind la 0,7 nuneidl, Lipemic
pina la 21 g/, Hemoglobina pind la 2 g/,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producdtor nu mai mie de 12
luni; Seturile vor ti livrate in ambalaj
original, securizat, marcat §i etichetat de
producdtor, fard preambalare; Date de
identitute (denumirea, numdru lotului,
sena. lermeni de valabilitate, conditile de
pastrare) ale produsulin indicale pe
ambalay rebule sd coineidd in mod
abligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse n sef.
[nsiructiunile de utilizare a truselor 83
conliné earacteristicile de performania si
calilale: sensibilitatea, iniariaiea,
speeilicitalea, reproductibifitatea si
interferenia {(Hpemia, bilicubinemia,
hetmioliza). Instructivnile privind modud de
utilizare sa fie prezentate In limba de stat
sau fimba rusd,

Foslutaza alcalind (Allaline
Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500
1600 ml)

8.1

331000001

Fosfataza alealing (Alkaline Phosphatasc)
(Flacoane cu volumul 300-1000 ml.)

Mililitru

8000.00

Murcaj: CE Meleda de determinare:
Fotometried feomentativd Delerminare
Cineticéi. Ttpul reagentilor: Iichid Stabil
gata pentru folosire. Bircagenl Material
pentru tnvestigatii: Ser, plasma
heparinizatd Limita minimd de detectie
pentru set: < 3,0 U/L Coclicientul de
variafie intraserial: < 3.0 Coclicicntul de
variajie extrascerial: < 3.0 Interlerene:
Acid Ascorbic pind la 1,7 mmolA,
Bilirubina pind la 0.7 numoiAl, Lipemie
pind la 21 g/1, Hemoglobina pina la 2 /1,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambala) de producitor nu mai mic de 12
Tuni; Seturile vor 1 livrate in ambalaj
original, sceurizet, marcat i etichelal de
produciitor, FArdl preambalare; Dale de
dentitate (denumnirea, numarul lotalui,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
plistrare} ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coineidd In mod
obligatoriu cu ¢ele de pe etichetele
componentelor incluse in sel.
[nstrueliunile de utilizare a rusclor s3
conjind caracteristicile de performanta si
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
spacificilatea, reproductibilitates si
interferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemeliza), Instruetiunile privind modul de
utihzare sa fic prezentate in limba de stal

sau limba rusa,




volumul 40-175 ml.)

alfa-Amilaza (alfa-Amyiase) (Flacoane cu

9.1

33100000-1

alfa-Amilaza (aila-Amylase) (Flacoane eu
volumul 40-173 wml)

Mililitru

74340.00

Marcaj: CE Meleda de determinare:
Fotometricd fermentativil. Determinare
Cineticd. CNIP-G33 Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata penteu tolosire,
Bireagent Malerial pentru investigalii: Ser,
plasma EDTA sauw heparinizald Limita
minimd de detectic pentru sel: < 33,0 U/L
Coclicientul de variafie intraserinl; < 5.0
Coehicientul de vatiatie extraserial: < 8.0
Interterente; Acid Ascorbic pind la 1,7
mimol/, Bilirnmna pind la 0,7 mmol/l.
Lipemie ping la 11g/1, Termenul de
valabilitate indical pe ambalaj de
producitor nu mai mic de 12 luai: Sclurile
vor [ livrute in ambalaj original, securizal,
mareat §i etichetat de producdtor, (ara
preambalare; Date de identitate
{denumirea, numdrul lotulu, seria,
termenii de valailitate, condititle de
pastrare) ule produsului indicate pe
ambala) trebuie il concidd in mod
ebligutoriv eu eele de pe ctichetele
componentelor incluse n set.
Instruetiunle de utilizare a truselor sd
conjind caracteristicile de performanta st
calitate: sensibilitatea, limaritatea,
speciticitates, reproductibilitaiea i
interlerenta (lipemiy, bilirubinemia,
hentoliza}. Instruetiunile privind medual de
utilizare sd lic prezentate In limba de stal
san limba rusd,

10

volumul 5060-1000 ml.)

alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flicoane cu




33100000-1

alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 300-1000 mi)

Mililitru

1650000}

Marcaj: ClX Metoda de determmare:
Fotomelrica fermentativa. Determinare
Cinetied, CNP-G3 Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire,
Bireagen! Malerial pentru investigalii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizatd Limita
minimé de deteclie pentra set: < 33,0 UM,
Coeficicntul de variatie infraserial; < 3.0
Coeficientul de variatie extraserial: < 8.0
Interferenie: Acid Ascorbic pind la 1,7
mmol/l, Bilirubing pind le 0,7 mmol4,
Lipemie pina la 112/, Termenul de
valabilitate mdical pe ambalaj de
preducitor nnu nai mic de 12 uni: Seturile
vor {1 livrate in ambalaj original, securizat,
marcat §i elichetat de producitor, firi
preambalare; Date de identitate
(dentunirea, numarul lotulud, seria,
termemi de valabilitale, condititle de
pastrare) ale produsului indicale pe
ambalaj trebuie 53 comeidii in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor mcluse in sel.
Instruefiunile de utitizare a truselor i
conjind caracteristicile de performand si
calilale: sensibililalea, linlaritates,
specificitatea, reproductibilitatea i
inlerlerenta (lipensia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privindg modul de
ulilizare s fie prezenlate in limba de stat
sau limba rusd.

i1

alfa-Amilaza Panereatica (Pancreatic
amylasc) (Flacoance cu volumul 40-175
ml.}




1.1

33100000-1

alfa-Amilaza Pancreaticdi (Pancreatic
amylase) {(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

Mililitru

3430.00

Mareaj: CE Metoda de determinare:
Fotometricii fermentativa, cu
imunoinhibijia monoclonald a amnilazel
salivare. Determinare Cinetied. Tipul
resgeniilor: Lichid Stabal gula pentru
(edosire. Bureagent Malterial peniry
investigaui: Ser, plasma EDTA sau
heparinizatd Limita minimd de dotectie
pentru set: < 5.0 W/ Coellcientul de
variatic intraserial; < 4,0 Cogcticientul de
variaic extraserial: < 3.3 Inlerferenge:
Acid Ascorbie pind la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pind la 0,7 nunel/l, Lipemie
pimdi la 21g/1, Termenul de valabilitaie
mdieat pe ambalaj de producitor au mai
mie de 12 luni; Seturile vor fi livrate in
ambalai original, seeurizat, marcat $i
etichetut de produeitor, [ard preambalare,
Date de identitale (demunirey, numiirul
Jotulu, seria, termenii de valabilitate,
condiliile de pastrare) ale produsului
nmulicate pe ambalaj trebuie i coincidi in
med obligatoriu eu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructionile de utilizare a truselor si
confind caracleristicile de perlormanii si
calltale: sensibilitatea, linigritates,
spectficitalea, reproductibilitaten si
interferenta (ipemia, bilirubinemia,
hemaoliza). instructiunile privind modul de
utilizare 54 fie prezentate In limba de stat
sau himba rusd.

Bitivubina totald {Total Bilirubin}
(Flacoane cu volumul 46-175 ml.)

33100000-1

Bilirubina totala (Telal Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 49-173 mid

Mililitra

124940.00

Marcaj: CE Metoda de determinare:
Fotomutried DCA Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA san heparinizata Limita
minimi de deteclie pentru set: < 1.3
mmol/l Coclicientul de variatic intraserial;
< 3.0 Coelicientul de variatic extraserial:
< 3.0 Interlerente: Acid Ascorbic pind la
1,7 mmol/l, Hlemoglobina pind la 5,5 g/,
I.ipemie pind la 21 g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producitor nu mai mic de 12 lum; Seturile
vor [1 livrate n ambala) original, sceurizat,
mareal §1 clichetat de produealer, [Ard
preambalare; Date de identitale
{denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condititle de
péstrare) ale produsubu indicate pe
ambalay webwe sd coineidd in mod
ebligatoriu cu cele de pe elichetele
componentelor imeluse In set.
Instruetiunile de wtilizare & truselor sa
condindl caracterisiicile de performantd si
calitate: sensibilitatea, limaritatea,
speetfictiaten, reproductibilitatea si
interlerenta (lipemia, bilrubinenua,
hemoliza), Instructiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba de stat
sau Limba rusd,




13

Bilivubina totala (Total Bilirubin)
(Flacoane eu volumul 300-1000 ml.)

33100000-1

Bilirubing totald (Total Bilirubing (Tlacoane
cu volumuld 500-1000 n1l)

Mililitru

20623.00

Mareaj: CT Metoda de determunare:
Folomelrica [DCA Tipul reagenilor:
Iichid Stabil gata pentru folesire.
Bireagent. Material pentru investigatit:
Ser, plasmia EDTA sau heparinizatd Limita
minimd de deteclie pentru set: < 1.3
mmol/l Coclicientul de varialie intraserial:
< 3.0 Coclicientul de variatic extraserial;
< 5.0 Interferenfe: Acid Ascorbic pind la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pind la 5,5 2/,
Lapemie pind la 21 g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
produedtor nu mai mic de 12 luni;, Seturile
vor {1 livrate Tn ambaly) onginal, scourizat,
miarcat gi clichetat de producator, fard
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitale, conditiile de
péstrare} ale produsului indicate pe
ambalaj trebyuie 54 coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in sel.
Tnstructiunile de wtilizare a truselor sé
contind caracteristicile de performantl s
calitate; sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea gi
inlerlerenta {lipemtia, bilirubinemia,
hemoliza), Instrucfiunile privind moedul de
utilizare $i {ic prezentate tn limba de stat
sau Jimba rusd,

14

Bilirubina totala (Total Biliruhin)
{Flacoance cu volumul 40-175 ml.)

4.1

33100000-1

Bilirubina totala ( Total Biliralun) (Flacoane
cu volumul 40-175 mi)

Mililitru

[6610G.00

Mareaj: Cl: Metoda de detenminare:
Fotometricd Indragec Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Brreagent. Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizald Limita
minimi de deteelie pentru set: < 1.3
mmol/l Coelicientul de variatie intraserial;
< 3.0 Coeficientul de variatie extraserial:
< 5.0 Interferente: Acid Ascorbic pind la
1.7 mmol/], flemoglobina pind la 5.5 g/l,
Lipemic pind la 21 g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambala) de
producitor nu mai mic de 12 luni: Seturile
vor f1 livrate Tn ambalaj original, securizal,
marcal si etichetat de producitor, firi
preanmbalare; {Date de identitate
(denwnirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambulaj trebuic si coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichelele
componentelor incluse in set.
[ustrucyivnile de utilizare a truselor s3
contind caracteristicile de performanti si
calitate: sensibilitalea, lintaritatea,
speciliciates, reproductibilitaiea si
interferenfa (fipemia, bilirubinemia,
liemoliza), Instructiunile privind modul de
utilizare sii fie prezentate in limba de stat

sau limba rusi.




Bilirubina directa (Direct Bilirubin)
{Flacoane e volumul 40-175 ml)

33100000-1

Bilirubina direetd (Direet Bilirubind
(Flacoane cu volumud 40-173 ml )

Mililitru

107690.00

Moareaj: CE Meloda de detenminare:
Fotometricd DCA "ipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma BDTA san heparinizatd Limita
minimd de delectie pentru sel: < 1.8
mmoel Coclicientul de varialie intraserial;
<0.03 Coclicientul de variafie extraserial;
<0.01 Interferente: Acid Ascorbic pina la
1,7 mmoi/l, Hemoglobina pind la 3,5 g/,
Lipemie pind la 1 g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambalyj de
producitor nu mai mic de 12 hunt; Seturile
vor [i livrale in ambalaj original, securizat,
mureat si elichetat de producitor, [Ard
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termemi de valabilitate, conditiile de
pdstrare) ale produsuln indicate pe
ambalaj trebuic i coineidd in moed
obligatoriu cu eele de pe etichetele
componentelor incluse Tn sel.
Instructiunile de utilizare a truselor s3
contind caractensticile de performanti $i
calitale: sensibilitatea, liniaritatea,
specificttatea, reproductibilitatea si
interlerenta ¢lipemia, biltrubinemia,
hemoliza), Instructiunile povind medud de
utilizare s {ie prezentate in linba de stat
sau limba rusa.

16

Bilirubina dirvectii (Direct Bilirubin)
{Flacoane cu volumul 300-1000 ml.)

16.1

33100000-1

Rilirubina directd (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)

Miltlitru

16900.00

Marcaj: CE Metoda de determinare;
Fotometried DCA Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire,
Bireagent Material pentra investigatii: Ser,
plasma EIXTA sau heparinizald Lunita
minimd de detectic pentra set: < 1.8
munell Coeticientul de variatie intraserial:
< (103 Coeficientut de variatie extraseriak:
< (.01 Interferente: Aaid Ascorbie pind la
[,7 mmol/l, I lemoglobina pind la 5.5 g/,
Lipemie pind la 11 /], Termenul de
valabilitute indicat pe ambalaj de
producilor nu mai mie de 12 lupi; Seturile
vor [i livrate Tn ambalaj original, secunzat.
marcal 1 etichetat de producitor, fard
preambalare; ate de wdentitate
{denunvirea, numarul lotulul, seria,
fermenti de valabilitate, conditiile de
péstrore) ale produsului indicate pe
mnbulaj trebuie s3 comeida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor ineluse in set.
lustrucpiunile de wiilizare a truselor sa
confind caracteristicile de performant s
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
speeilicilaten, reproductibilitatea si
nterferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemeliza). Iustruetivnle privind modul de
utilizare sd lie prezentate in limba de stat
sau limba rusa.




17

Bilirubina diveetd (Diveet Bilivubin)
(Flacoane cu volumul 48-175 ml)

17.1

33100000-1

Bilirubina direetd (Direet Bidirubind
(Flacoane cu volumul 40-173 mi.)

Mililitru

9330.00

Marea): ClI Meloda de determiinare:
Fotometricd Indragec Tipul reapentilor:
Lichid Stalnl gata pentru felosire.
Bireagent Material peniru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizatd Limita
minim3 de detectie pentru set < 1.8
munel/l Coeficientul de varialic intrasenal:
< 0.03 Coclicientul de varialic extrasenal;
< (.01 Interferenfe: Acid Ascorbic pind la
1,7 mmaol/, Hemoglobina pind la 5.5 g/,
Lipemie pind fa |1 g/I, Teamenul de
valabikitate indicat pe ambalai de
producitor numai mie de 12 luni; Scturile
vor i hvrate in ambala) original, seeurizat,
marcal i ctichelat de produciilor, [ara
preambulare; Date de identitale
{(denumirea, numdral lotului, seria,
termenii de valabilitate, condifiile de
péstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coineidd in mod
obligaloriu eu cele de pe elichetele
componenielor incluse in sel,
Instructiumle de utilizare a truselor s3
contind earacteristicile de performanta si
calitate: sensibilifatea, limaritatea,
specificifatea, reproductibilitalea §i
inlerlerenta {lipemia, bilirubinemia,
hemwoliza}. Instruefiumle privind medul de
utilizare $a {ie prezentale tn limba de stat
sau imba rusd.

18

Bitirubina directd (Direct Bilirubin)
{(Flrcoane cu volumul 500-1004 mi.)

18.1

33100000-1

Bilirubina direcid (Direct Bilirabin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml)

Mitiliru

6200.00

Marcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometrica Indrasec Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru [olosire.
Bireagent Material pentra investigatii: Ser,
plasima EDTA sau hepannizatd Limita
munima de detectic pentru set: < 1.8
mmol/l Coelicientul de varialie intraserial:
< (.03 Coeficientul de variatic extraserial:
< (.01 Interterente: Acid Ascorbic pind la
1,7 mmel/], Hemoglobina ping la 3,5 g/,
Lipemic pind la 1 g/1, Termenul de
valabalitate indicat pe ambalaj de
produciitor nu mai mic de 12 luni: Seturile
vor fi Hivrale in ambalaj original, securizal,
marcat i etichetat de producitor, [3ri
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pdstrarc) ale predusului indicate pe
ambala trebuie s4 coineida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse i set.
Instruciiunile de utilizare a truselor sh
sonlind caracteristicile de performanti $i
calitate: sensibililatea, lintaritatea,
specificilaten, reproductibilitatea i
intesferenfa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare s4 fie prezentate in limba de stat
sau Jimba rusi.




Calcin (Calcium) {Flacoanc cu volumul
40-175 ml.)

19.1

33100000-1

Caleiu (Caleium) (Flacoune cu volumut 40-
175 ml)

Mililitru

20420.00

Muarcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometricd cu Arsenazo LT Tipul
reagentilor: Lichid Stabil gata pentru
felosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizatd | ueina Limita minimd de
deteetie pentru set: < 0.0 lm mol/
Coclieientul de variajie intraserial; < 0.3
Coeltcientul de variatie extraserial; < 0.3
Interferente: Acid Ascorbic pind la 1,7
mmol/], Bilirubina ping la 0,7 mimol/l,
Lipemic pind la 21 ¢/1, Hemoglobina pind
la 3,5 g/1, Magneziu ping la 8 mmol/]
Termenul de valabilitate indicat pe
umbaly) de producitor nu mai wie de 12
luni: Setunle vor 11 livrate tn ambalaj
original, secunzat, marcat i etichetat de
produciter, Fard preambalare; Date de
identitate (denumirea, numirul Totulu,
serig, lermenii de valabililate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coingidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
[nstructiunile de wilizare a truselor si
contind caracteristicile de performantd si
calitate; sensibilitatea, limaritatea,
speeificilatea, reproductibilitalea si
interlerenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Insirucjiunile privind modul de
utilizare sa tie prezentate in umba de stat
sau limba rusd.

20

Calcia (Caleium) (Flacvane cu volumul
40-175 ml.)




20.1

33100000-1

Caleiu {Caleium) (Flacoane eu volumul 40-
175 ml.)

Mililitru

TROG00

Marca): Cl: Metoda de determinare:
Fotometricd cu erezolflateind Tipul
reagentilor: Lichid Stabil gata pentra
folosire, cu calibrator Malerial pentre
investigalii: Ser, plasma heparinizald |
urina Limita minimi de deteetic pentru
sel: < (,01m mol/l Coeficientul de variatie
intraserial; < 0.3 Coeficientul de variagie
extraserial: < 0.3 Interferente: Acid
Ascorbie pind la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pind la 0,7 mmol/l, Lipemie piné la 21 g/,
Hemeoeglobing plng la 5.5 gA, Magneziu
pind la & mmol/ Termenud de valabilitate
indicat pe ambalaj de producitor e mai
mic de 12 lunt; Seturile vor 11 liveate in
ambalaj original, secutizat, marcat §i
etichetat de producitor, {3rd preambalare:
Date de identitne (denumirea, numarul
lotului, seria, termenti de valabilitale,
conditiile de pastrare} ale produsului
indicate pe ambala) trebuie si coineidd in
nied obligatoriu cu ecle de pe etichetele
componentelor incluse fu sel.
Instrucpiunile de utilizare a truselor sa
conlind caracteristicile de perlormantd $i
calilate: sensibililatea, linjarilatea,
specificilatea, reproductibilitatea si
imterferenfa (lipemia, bilirubinemia,
hemeliza). Instruetiunile privind modul de
utilizare sé fie prezentate in limba de stat
sau limba rusa.

21

Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane
cu volumul 40-175 mb)

211

33100000-1

Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.}

Mililitru

147815.00

Marcaj: CE Meteda de determinare:
Fotometricd CTIOD-PAP Tipul
reageniilor: Lichid Stabil pata pentru
lelosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
E1DTA sau heparinizatd Limila minima de
deteelic pentru set; < 0,08 mmol/l
Coclicientul de variajic intraserial: < 2.0
Coclicientul de variafic extraserial: < 2.3
Interferenie: Acid Ascorbic ping la 0,3
wmmol/, Bilirubina pind la 0,33 mmol/,
Hemoglobina pind la 2,1 g/, [.ipemie pind
la 21 g/ Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de produciitor nu mai mic de
F2 luni; Sewrite vor i fivrate in ambalay
origingl, sceurizat, marcal si elichetul de
produedlor, [Ard preambalarc; Dale de
identitate (denumirea, numirul lotulu,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
péstrare) ale produsului indicate pe
ambataj rebwe sa coincidid In mod
obligatoriu eu cele de pe clichetele
componentelor incluse in sel,
Instructiuntle de wlilizare a iruselor si
coniind caracteristicile de performanta si
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea si
interferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrueiunile privind modul de
utilizare sd (e prezentate tn limba de st
sau limba rusd,




Chalesterol total (Cholesterol) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.)

[ 2]
[ 2%

33100000-1

Cholesterol (ol (Cholesterel) (Flacoane cu
volumul 500-1000 1)

Milihitru

44400.00

Muarcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometricd CHOD-PAP Tipul
reagentilor; Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibeator
Material pentru mvestigatii: Ser, plasma
EDTA sau heparinizatd Limita minimd de
detechie pentru sel: < 0,08 mmol/]
Coeficientul de variajie intraserial; < 2.0
Coeficientul de variatie extraserial: < 2.5
Interlerente: Acid Ascorbic pind la (0,3
mmel/l, Bilirabina ping la 0,35 mmoel/,
Hemeglebing pina la 2,1 g/, Lipemie pind
Ly 21 @/l Termenal de valabilitale indicat
pe ambakby de producdtor numai mic de
12 luni; Seturife vor [ livrate fn ambulaj
original, securizat, marcat si etichetat de
producitor, fard preambalare; Dale de
identitate (denumirea, numdrul lotuluoi,
sera, termenti de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsubu indicate pe
ambala) trebie 53 colneids in mod
obligatoriu cu cele de pe clichelele
compaencntelor incluse in set.
Instrucfiunile de utilizare a truselor s3
conpind caracleristicile de performanti si
calitate: sensibilitalen, linlaritatea,
speeilioutaten, reproductibilitatea si
interferen(a (lipemis, bilirubinemia,
hemoliza). Instrustionile privind modul de
utilizare 54 [ic prezentale n limba de stat
sau limba rusd.

23

Creatinina (Creatinine) (Flaceane cu

volumul 40-175 ml.)




23100000-1

Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 40-1751ml)

Milihitru

130965.00

Mareaj: Cl Metoda de determinare:
Fotomelricd JatTe fard deproteinizare.
Determinace emetied cu calibrator, Tipul
reagentilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bircagenl. Cu calibrator Material
penltru investigalin: Ser, plasma
heparinizats , urina Limita mimma de
detectie pentru set: < 15 memol/]
Coeficientul de variajte intraserial: < 0.03
Coclicientul de varialic extraserial; < .03
Interferenie: Acid Ascorbic ping la 1,7
mmol/], Bilirubina pind Ja 0,7 mmol/l,
Hemoglobina ping la 5,5 g/, Lipemie pind
la 21 g/1. Termenul de valabilitate indicat
pe atnbalaj de producitor nu mai niic de
12 lung; Seturile vor fi livrate in ambalaj
original, securizat, marcat §i etichetat de
producditor, fard preambalare; Date de
identitate (denumirea, numdrul fotului,
seria, termenii de valubilitate, condifiile de
péstrare) ale produsulwi indicate pe
ambalaj trebuie sa eoincida in mod
obligaloriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instruciiunle de wtilizare o truselor sy
conlind caractenstieile de performana si
calitale: sensibilitatea, liniusritatea.
specificilatea, reproductibilitatea si
interferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemaliza). Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezenlate in limba de stat
sau limba rusd.

24

Creatinina {Creatinine) (Flacoane cu

volumuf S00-1004 ml.)




241

33100000-1

Creatinina {Creatining) (I'lacoane cu
volumul 500-1000 ml)

Mililitru

33030.00

Marca): CF Metoda de determinare;
Fotometrica Jaffe [Ard deproteinizare,
Determinare cinetica cu calibrator. Tipul
reageniilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bircagent. Cu calibrator Material
peniru mvestigatii: Ser, plusma
heparinizatd . veng Limita minimii de
deteetie pentru set: < 13 memol/]
Coeficientul de variatie intraserial: < 0.05
Coclicientul de variajie extraserial: <0.03
Interferente: Acid Ascorbic ping la 1,7
mmel/l, Bilirubina pind la 0,7 mmol/,
Hemoglobina pind la 5,5 @/l, Lipemie ping
la 21 pA. Fermenul de valabilitate indicat
pe ambaly de producitor nu mai mic de
12 lunt; Seturile vor ti livrate in ambalaj
ariginal, securizat, mareat si etichetat de
producitor, fird preambalare; Date de
tdentitile (denumirea, numdrul kotului,
seria, termenil de valabilitate, condifitle do
pastrare) ale produsulus indicate pe
ambalaj trebuie 3 coineidd In mod
obligatoriz cu eele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instruetiumle de utilizare a tuselor
conind carasteristieile de performantd si
calitale: senstbililatea, linlaritalea,
speeilieitalen, reproductibililalea si
mlerferenta (lipemia, bilirubinemia,
henoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate In lunba de stat
suu limba rusa,

Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu
yvolumul 40-175 ml.)

33100000-1

Ganma-GT (Gamma-G Ty (Flaceane cu
volumul 40-173 ml.y

Mililitru

15450.00

Murea): CE Metoda de determinare:
Fotometricd fermentativd, Delerminare
Cineticd, Tipul reagentilor: Lichid Stahil
gata pentru [olosire. Bireagent Material
pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizald Limita minima de deteetie
pentru set; < 2 U/L Coelictentul de
varatie intraserial: < 1,3 Coelicientul de
variatie extraserial: < 1,0 Interferenie;
Acid Ascorbic pind la |,7 mmol/,
Bilirubina ping ta 0,7 mmol/l,
Hemoglolina pind la 4,5 ¢/, Lipenue pind
la 21 g/l Ternwenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de produciior nu mai mic de
12 luni; Sclurile vor 11 livrate in ambalaj
original, sceurizat, marcal s etichetat de
producitor, tard preambalare; Date de
tdentitate (denumirea, numdrnl fotului,
seria, termenii de valabilitate, condipiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalay trebuie si cotneidad in mod
oblipatoriu cu cele de pe etichelele
componentelor incluse In sel.
Tustruciuimile de utibizare a truselor si
confind caracteristictle de performantd si
cahitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specilicitatea, reproductibilitatea gi
interferenta (lipemig, bilirubinemia,
kemoliza). Instructivmle privind modul de
utilizare 3 [ie prezentate in limba de stal
sau limba rusd.




Glucoza (Glucose) (Flacoance eu velumul
A0-175 wl.)

33100000-1

Glugoza (Glucose) (Tlaceane cu volumul
40-175 mb)

Mililitru

91090.00

Marcay: CI2 Meloda de detenmmare:
Fotomeltrica cu Hexokinaza Tipul
reagentilor: Lichud Stabil gata pentru
folosite. Bireagent. Cu calibrator Malerial
pentru investigatit: Ser, plasma EDTA,
Muorinizatd sau heparinizald , urina Limita
minmmé de detectic pentru set: < 0.1
mmol/l Coelicientul de variatic intraserial:
< 7.0 Coeficientul de variafie extraserial:
< 3.0 Interferente: Acid Ascorbic pind la
0,9 mmol/, Bilirubina piua la 0,7 mmol/,
Hemoglobina pind la 3.5 ¢/l Lipemic pind
la 21 /1. Tenmenul de valabilitale indicat
pe ambalaj de producdlor nu mai mic de
12 huni; Seturile vor i Livrate in ambaly
original, securizat, marcat s etichetat de
producitor, thrd preambalare; Date de
identitate (deowmirea, numarul lotulni,
seria, termenti de valabalitate, conditifle de
pistrare} ale produsului indicale pe
ambalaj trebuie s3 coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
compenentelor incluse Tn sel,
Instructiumile de utilizare a truselor sa
contind caracteristicile de performanta si
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificilatea, reproductibilitatea i
inlerlerena (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare s lie prezentate in limba de stal
sau limba rusa.

27

Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
SU1000 mi)




271

33100000-1

Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 mt)

Mililitru

60000.00

Marcaj: CF Metoda de determinare:
Fotometrica cu Hexekinaza Tipul
reagentilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bircagent, Cu calibrator Material
pentru investigatit: Ser, plasma EDTA,
(luerinizatd sau heparinizatd , uring Linita
minimd de detectic pentru set: < 0.1
mmol/l Coelictentul de variatie intraserial;
< 7.0 Cocticientul de variatie exiraserial;
< 3.0 Interlerente: Acid Ascorbic pind la
0,9 mmels), Bilirubina pind Iz 0,7 mmol/l,
[emoglobing pind la 3.5 gfl, Lipemic pind
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producitor nu mai mic de
12 luni; Seturile vor I Hvrate in ambalaj
original, securizat, marcat si etichetat de
producator, tird preambalare; Date de
identitate (denumires, numiirat lotului,
seria, ermenii de valabilitate, condiiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie 53 coineidi fn mod
obligatoriu ¢u cele de pe etichetele
componentelor incluse i set,
Instrucpiunile de wtilizare a truselor si
comind carzeteristicile de performand si
calitete: sensibilitatea, liniaritatea,
speellicitaten, reproductibilitatea i
interferenta (lipemia, bilirubiremia,
hemoliza). Instrucianile privind modul de
utilizare sd lie prezentate in limba de stat
sau limba rusd.

28

Glucoza (Glueose) (Flacoane cu volumul
40-1735 ml.)

28.1

33100000-1

Glueoza (Glucose) (Flacoane cu voluniul
40-175 ml)

Milihiru

80600.00

Marea): CE Metoda de determinare:
Fotometried cu GOD-PAP Tipul
rengentilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent. Cu calibrator Material
pentru investigatit: Ser, plasma EDTA |
fluorinizatd sau heparinizatd , urina Lihmita
minimd de deteetie peatru set: <0.1
mmelA Ceclicientul de variatie inirasenal:
< 7.0 Coclicientul de varialic extraserial:
< 3.0 Interferenie: Acid Ascorbic pind la
0,9 mmol/1, Bilirubina pind la 0.9 mmolA,
Hemoglobina pind la 3 g, Lipeme pind
la 20 g/1. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producator nu mai mic de
12 luni; Seturile vor {1 ivrate In ambalaj
original, scourizat, marcat si clichetat de
producitor, Fard preambalare; Dute de
identtate (denumirea, numirul lotulu,
seria. termeni de valalitate, condititle de
péstrare) ale produsulut indicete pe
ambalaj trebuie s3 cotncidd In mod
obligatoriu cu cele de pe etichelele
componentelor ineluse in sel.
Instruetiunile de wilizare o tresclor sa
contui caraetenstiolle de performanté s
calilato: sensibililatea, limaritatea,
speeificilaten, reproductibilitaten i
interferenta {lipemia, bilirubinenna,
hemoliza). Instruetiunile privind modul de
utibizare si e prezentate in limba de stat
sau limba rusa.




29

Gluenza (Glucose) (Flacoane cu volumui
S0-1004 mL)

29.1

33100000-1

Glucoza {(Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml)

Mililitru

43600.00

Marcaj;, CE Metods de determuinare:
Fotometrica cu GOD-PAP Tipul
reagentilor: Liclud Stabil gatla pentru
folosire, Bireagent. Cu calibrator Material
pentru investigatit: Ser, plasma CDTA
tluorinizatd sau heparinizatd | urina Limita
minimd de detectie pentru set: < 0.1
mmol/l Coclicientul de varialic intraserial:
< 7.0 Cocficientul de varialie extraserial:
< 3.0 Interferente: Acid Ascorbic pind la
0.9 numol/], Bilirubina pind la 0,9 mmold,
Flemeglobina pind lu 5 g/l, Lipemic pina
la 20 g/I. Termenal de valabilitate indicat
pe ambala) de producitor numa mie de
12 Tuni: Seturile vor i liveate in ambalaj
original, sceurizat, marcal i etichetat de
preducitor, tard preambalare; Date de
identitate (denumirea, numdru! tofului,
sera, termenii de valabilitate, conditiite de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic s cotneidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor juchuse in sel.
[nstrucfiunile de utilizare a truselor si
contind caractensticile de performantd i
calitate: sensibilitatea, liniaritalea,
specilicitates, reproductibalitalea si
inlerferenta (lipemia, bilicubinemia,
hemoliza). Instruetiumie privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba de stal
sau linba rusi.

30

Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-173
ml.)




301

Fier (lron) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)

Mililitru

Marecaj: CK Metoda de determinare;
Fotometrici cu feren. Tipul reagentilor:
Lichid Stubil gata pentra folosire,
Bireagent. Maleria! pentru investigalii:
Ser, plasma heparinizatd Limita minima
de deteclie pentru sel: < 0.9 memol/ |
Coeflictentul de variafie intraserial: < 3.0
Coetimientul de variafic extraserial; < 4.0
Interlerente: Bilirubina ping 1a 1,0 mmaol/],
Hemeglobina pind la 1,1 g/, Lipemie pina
la 21 g/, Cupru pind la 6,3 mmold, Zinc
pind la 0,06 mmol/l. Termenul de
valabilitate indical pe ambalaj de
producitor nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor i livrate In ambalqj original, securizat,
marcat $i etichetat de producator, fard
preambalare; Date de identitate
{denumirea, numdirul fotudul, seria,
termenii de valabililaie, conditiile de
pastrare) ale produsalur indicate pe
ambalsaj trebwe 53 coincidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetete
componentelor incluse In set,
Instrucpiumle de wiilizare a truselor si
coniind caracienstieile de performanti si
culitale: sensibililatea, liniar:talea,
speeiticitatea, reproductibilitalea $i
interlerenda (lipemia, bilirubinemia,
hemohiza}, Instruchiunile privind modul de
utilizare 54 tie prezentate in limba de stat
san linba rusd,

Fier (Iron) (Flacoane ¢u velumul 300-
1600 ml.)

Fier (Iron) (TFlacoane cu volumul 500-1000
ml)

Milititru

Lo

Marca): CE Metoda de determinare:
Fotometricd eu feren. Tipul reagentilor:
Liclid Subil gata pentru folosire,
Bireagent. Material pentru investigatii:
Ser, plasma hepannizatd Limita minimd
de detectie pentru set: < (.9 memol/ ]
Coclieientul de varialie inlrsserial: < 3.0
Coelicientul de vanalic extraserial: < 4.0
Interferenfe: Bilirubina pind la 1,0 mmold,
Hemoglobina pina la 1,1 ¢/, Lipemie pind
la 21 g/, Cupru pind la 6,5 mmol/, Zine
pind la 0,06 mmol/A. Termenul de
valabnlitate indicat pe ambalaj de
praducitor nu mai mic de 12 luni; Seturile
var [i livrale Tn ambalaj original, sceuriza,
marcal 3t elichetat de producitor, fird
preambidare; Date de idenlitate
fdenwmirea, numdrul lotului, seria,
termemi de valabilitate, conditile de
pastrare) ale produsulut indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu eele de pe etichetele
componentelor ineluse in set,
[nstruetiomile de utihzare a truselor si
conting caracteristicie de performantd si
calitate: sensibilitatca, liniaritatea,
specificilatea, reproductibilizatea si
interferenta (lipemia, bilirubinenua,
hemoliza). nstructiunile prrvind moedul de
ulifizare si Le prezentate in limba de stat
sau limba rusd,




32

LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)

324

33100000-1

LDIT (LD} (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)

Mililitry

2100.00

Marcaj: CIZ Mcloda de determinare:
Fotometrica fermentativa. Determninare
cinetica Tipul reagentilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatl: Ser,
plasma TDTA sau heparigizald Limita
minimd de deteclic peniru sel: < 3.0 U/,
Coclicientul de varialie intraserial: < 10,0
Coeflicientul de varialie extraserial: < 8.0
[nterferente: Acid Ascorbic pini la 1.7
mmol/l, Bilirubina pind 1a 0,7 mmol/l,
Lipemie - trighicende piia la 21g/],
Termenul de valabiluate indical pe
ambalaj de producator nu mai mic de 12
luni; Seturile vor i livrale in ambalaj
original, seeurizal, marcal si clichetal de
producdator, Fard preambalare; NDate de
identitate {demanirea, numarul lotulu,
seria, termenii de valabililate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambala) trebuie 8 coineida In mod
obligatoriu cu cele de pe clichelele
somponentelor incluse in set.
Instructinnile de utilizare a truselor 5a
conjind caracteristicile de performanta si
calitate: sensibilitatea, lintaritatea,
specilicitaien, reproductibilitatea si
interferenfa (lipemia, bilirubinemia,
hemeliza). Instruetiunile privind medul de
utilizare s fie prezenlate in limba de stat
sau lunba rasé.

33

Lipaza (Lipase} (Flacoane cu vohnnul 40
1753 ml)




33100000-1

[.ipaza (Lipase) (Flacoane eu valumul 40-
175 ml)

Mililitru

3070.00

Marcag: CE Metoda de determinare:
Colorimetne fenuentativa Tipul
reagentilor: Lichid Stabil gata pentru
folesire. Bircagent. Material pentru
investigatit: Ser, plasma heparinizati
Limiia minima de deteelic pentru set: <
2.0 U/ Coeficientul de variatie
intraserial: < 1,3 Coeficientul de variatie
extraserial: < 1,0 Intertferenfe: Acid
Ascorbie pind la 1,7 nunol/f, Bilirubina
pind lu L0 mmel/, Lipemie - trigliceride
pind la Llg/l, Hemoglobina pind la 5,5 g/l
Termenul de valabilitate indivat pe
ambalay de producitor nu mai mic de 12
luni; Seturile vor [1 livrate in ambalaj
original, securizat, marcat si etichetat de
produciitor, tird preambalare, Date de
wentiate (denumirea, numarul Jotulu,
senig, lermenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambala) trebuie si coincidd In mod
obligatoriv cu cele de pe etichetele
componentelor incluse o set
tnstructiumile de wtilizare a truselor s3
conind caraeteristicile de performanti s
colitale: sensibilitatea, Imlartates,
specificilatea, reproductibilitatea s1
mlerfereta {lipenia, bilirubineinia,
hemolize). Instructiunile privind meodul de
ntilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd,

34

Magneziu (Magnestum) (Flacoane cu
valumul 40-175 ml.)

341

33100000-1

Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)

Milititru

806350.00

Marcay: CE Metoda Jde determinare:
Fotometrica Tipal reagentilo=: Lichid
Stabil gata pentru [olosire. Monorcagent.
Cu calibrator Material pentre investigatii:
Ser, plasma heparinizatd urina, L.CR,
Limita mummé de detestie pentru set: <
0.02m mol/l Coclicientul de variagic
ntraserinl: < 0.03 Coelicientul de varialic
extraseriul: < 0.06 Interferene: Acid
Ascorbic pind [a 1,7 mmol/l, Bilirubina
pind la 0.7 mmolAl, Lipemie - trighiceride
pind la 21/ Termenul de velabilitate
ind:eat pe ambala) de producitor nu mai
mic de 12 luni;, Seturile vor {1 livrate in
ambalaj original, sceurizat, marcat i
ctichetat de producitor, frd sreambalare;
Dute de idenutate (denuniirea, numiirul
lotutoi, seria, termenii de valabilitate,
conditiile de pastrare) ale produsulin
indicate pe ambalaj trebuie 53 coincida in
mod obligatoriu cu cele de pe etichetels
componentelor incluse In sel.
Instructiunile de wilizare a tuselor s
conind caracleristicile de performanti st
calltate: sensibilitatea, lintaritales,
speciticitaten, reproductibilitatea ¢
mlerferenta (lipemia, bilirabinemia,
Lemotiza). Instrucpunile privind modul de
utilizare 54 hie prezentate in limba de stal
sau Himba rusd,

Proteina Totali (Total Protein) (Flacoane

cu volumul 43-175 ml.)




33100000-1

Proteina Totald Total Protein) {I'lacoane cu
volumut 40-1731n1)

Mihilitru

3846000

Marca): Cl Metoda de determinare:
Fotometricd cu biured. Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gaia pentru folosire.
Bircagent, Cu calibrator Material pentru
investigaliiz Ser, plusma heparinizald
Limita minimd de detectic pentru sei: <
5.0 g/l Cocficientul de varialie intraserial:
< 0.1 Coeficientul de variapic extraserial:
<0.15 Interferente: Acid Ascorbic pind la
1,7 mmol/l, Bilirubina pind 1o 0,7 mmolA,
[emoglabina pind 1a 3,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pind la 11g/1. Termenul de
valabilitate lndicat pe ambaly) de
producitor nu mai mic de 12 ani: Seturile
vor fi livrale In ambalaj original, securizat,
marcat §i etichetat de productor, fard
preambalare; 1Jate de identilate
(denunurea, numarul lotulul, seria,
lermenii de valabilitate, condigiile de
pastrarc) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si comnetdd fn mod
obligatoriu eu cele de pe etichetele
componcntelor incluse in set.
lnstrucyunile de utilizare a truselor si
conlind caracteristicile de performanta s
calilate: sensibililatea, lintarilates,
specilicitates, reproductibilitatea si
inlerferenia {lipemia, bilicubinemia,
hemohza}. Instructiunile privind modul de
utilizare sé fie prezentale in limba de sta
sau limba rusd.

36

Proteina Totalit (Total Protein) (Flacoane
cu volumul SO00-10H) ml.)

36.1

33100000-1

Proteina Totala (Total Protein) (Flacoane eu

volumul 300+1000 ml)

Mililitru

1100006

Marca): CE Meleda de deternunare:
Folometried cu biuret. Tipud reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. {u calibrator Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizatd
Lamita minima de detectie pentru set: <
5.0 g/l Coulicientul de varialic inlraseria}:
< 0.1 Coclicientul de varialic extraserial:
< 0.13 Interlerente: Actd Ascorbic pind la
L7 mmol/l, Bilirubina pina la 0,7 mmel/l,
Hemoglobina pind la 3.5 g/, Lipemie -
trigliceride pind ta g/, Termenul de
valabililate indicat pe ambalaj de
producitor nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi hivratle In ambalaj original, scourizat,
marcat $i clichetal de producitor, Tdrd
preambalare: Date de wdentitale
(denumirea, numdrul lotului, seria,
lermenii de valabilitate, conditiile de
pistrare} ale produsului indicate pe
ambalay trebuie sd coineida in mod
obligatoriu ¢u ¢ele de pe etichelele
componentelor ineluse in set.
Instructiumle de utilizare & truselor si
conlind caracleristicile de performantd i
calitaie: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea si
interferenta (lipemia, bilirubinenna,
hemoliza). Instruefiunile privind modul de
utilizare sd fic prezenfale In limba de stat
sau limba rusd,




Trigliceride (Triglicerides) (Fincoane cu
volumul 40-175 ml.}

33100000-1

Triglicende (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml)

Mililitru

62190.00

Muarcaj: CE Meloda de determinare:
Folometrica G PO Tipul reagentilor:
Lichid Stabil ata pentra folosire.
Mounoreagent. Cu calibrator Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizatd Limita minimd de detectic
pentru set: < 0,01 mmol/t Coeficlentul de
vartafie intrasertal; < 3,3 Coelicientul de
variatie extraserial: < 3.0 Interferenie:
Acid Ascorbie pind la 0,35 mmold,
Bilirubirta pind la 0.7 mumelA,
Hemeoglobina pind la 2,6 g/, Termenu) de
vatabilitate indicut pe ambalaj de
producdtor nu mai mie de 12 luni; Seturile
vor [1 livrale in ambalaj original, securizat,
marcat $i etichetal de producitor, Fara
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenit de valabilitate, condititle de
pastrare) ale produsulu indicate pe
ambalaj trebine sd coineidd Tn mod
obligatoriu eu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instruetiumle de utilizare a tnuselor s3
conjind caractensticile de perfermanta si
calitale: sensibalitatea, limaritatea,
speeilicitalen, reproductibililates i
wnterferenta {lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare sa e prezentate n limba de stat
sau limba rusi.

38

Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)




381

33100000-1

Trighiceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumud 300-1000 mil)

Milititru

3100.00

Marcaj: CF Metoda de determinare:
Fotometrici (HPO Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gala pentru folosire.
Monoreagent. Cu calibralor Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA san
heparimzatd Lumita minima de detectie
pentru set: < 0,01 mmol/l Coelicientul de
variatie tntraserial: < 3.5 Coclicientul de
variatie extraserial: < 3.0 Interferente:
Actd Ascorbic pind la 0,33 mmol,
Bilirubina pind la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pind la 2.6 g/l. Tennenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni;, Seturile
vor f1 Hivrate in ambalaj original, securizal,
mareal §1 etichetat de producétor, fird
preambalare; Date de identitale
{denumirea, numaral lotului, seria,
lenmenii de valabilitate, condiliile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sa coineidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse n sel.
Instruetiunile de utilizare a truselor 53
conlind caraeteristicile de performanid si
culitale: sensibilitatea, limaritates,
speeificitatea, reproductibilitatea i
imterferenia (lipenia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utitizare sd fie prezentate in limba de stat
sau limba rusa.

39

Uree (Urea) (Flacoane cu volemul 40-175
ml.)

391

33100000-1

Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.}

Mililitru

531925.00

Mareaj. CII Meleda de determinare:
Folomelried fermentativa Tipul
rcageniiler: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent. Cu calibrator Material
pentru investigatit: Ser, plasma fara
hepariniat de amoniu. urina proaspata
Limita minimd de deteetie pentru set; <
0.3 mmol/I Coelicientul de variagic
intraserial: < 2.0 Coelicienw] de variafic
exlraserial; < 3.5 Interferente; Acid
Ascorbic pin la 1,7 mmold, Bilirubina
pind la (1,7 mmol/l, Hemoglobina pina la
5,5 ¢/, Lipemie - trighiceride pind fa 21g/1.
‘Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producitor nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate In ambalaj
original, sceurizat, murcat si elichetal de
producitor, fird preambalare; [ate de
identitate {denumirea, numdarul lotubui,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj (rebwe 53 coincida n mod
obligatoriu eu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instrueiiunile de wtilizare a trusclor sa
confind caracteristicile de pertormanta si
calitate: sensibilitatea, Hniaritatea,
specificitatea, reproductibilitalea si
interferenfa (lipemia, bilirubinemia,
hemotiza). Instruetiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusa.




4

Uree (Urea) (Flaceane cu volumal 40-175
ml)

40.1

33100000- 1

Urce (Uren) (Flacoane eu volumul 40-173
ml.}

Mulilitru

72440.00

Marca): CE Meloda de determinare;
Cinetica ureaze UV, Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Birgagent. Cu calibrator Material pentru
investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de
ameniu, uring proaspata Linilta minima de
deteclic pentru sei: <0.3 mmol/]
Coeficientul de variafie intraserial: < 2.0
Coeficientui de variatie extraserial; < 3.5
nlerferente: Acid Ascorbic pind la 1.7
e/, Bilirubina pind la 0,7 mmol/l,
Iemoglebina pina la 5.5 g/, Lipemie -
Ingliceride pind la 2 1g/A. Termenul de
valubilitate indicat pe ambalaj de
produsiter nu mal mie de 12 luni; Seturile
vor [t livrate in ambalaj original, securizat,
mareat i elichetat de producitor, fara
preambalare; Date de tdentitaze
(denumirea, numdrul lotulul, seria,
lermenii de valabilitate, condiliile de
pastrare) ake produsului indicale pe
ambalyj trebue si coineidd in mod
obligatoriu eu cele de pe etichetele
componentelor incluse In set.
Mstructivnile de wilizare 2 truselor sd
coufind caracteristicile de pecformanta i
calitate: sensibilitatca, linlaritates,
speeifietatea, reproductibilitatea si
interlerenia (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza), Instruetiunile privind modul de
utilizare 34 fie prezentate in limba de stat
sau limba msd,

41

Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-
1004 ml.)




41.1

33100000-1

Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-
OO0 ml.)

Mililitru

35935.00

Mareaj: Cl Meteda de detenminare:
Cineticd ureaze UV. Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire,
Bireagent. Cu calibrator Material pentru
mvestigatii: Ser, plasma fara heparinial de
ameniu, uring proaspata Limita pomima de
detectie pentru set: < (1.3 munol/l
Coelicientul de varialie intraserial: < 2.0
Coehcientul de varialie extraserial: < 3.3
Interferente: Acid Ascorbic pind la 1,7
mmol/, Bilirubing ping la 0.7 mmol/1,
Hemoglobina pind la 3.5 g/l, Lipemiu -
trigliceride pind la 2 1g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambaly) de
producitor nu mai mie de 12 Juni; Sewrile
vor [1 lvrate in ambalaj origmal, securizat,
marcat §i ctichetat de producitor, fard
preambalare; Dale de identilate
{denumirea, numdrul lotului, scria,
lermenii de valabilitate, condiliile de
pastrare) ate produsului indicate pe
ambalaj trebuie sa coincidi In mod
cbligatoriu cu cele de pe elichetele
comnponentelor incluse In set,
Instructiunile de utilizare a trusclor sa
contind caraeteristicile de performantd si
calitale: sensibililatea, linjarilatea,
specificilatea, reproductibilitatea §i
inlerferenta (lipemia, bilivubinemia,
hemeoliza). lnstrucpiunile privind modul de
utilizare sé fie prezentate In limba de stat
sau limba rusd.
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Acidul Uric (Uric Acid) {Flacoane cu
volumul 40175 ml)

42.1

33100000-1

Acidul Urie (Uric Acid) (Mlacoane eu
volunul 40-175 mb)

Miliitru

Marcaj: CI Metoda de determinare:
Fotometried lermentativi. Tipul
reagentifor: Lichid Stabil gata pentru
tolosire. Bireagent. Cu calibrator Material
pentru thvestigatii: Ser, plasma FKDTA sau
heparinizatd , urina Limita minima de
detectie pentru set < 4.2 memeol/
Coeficientul de variajic intraserial; < 0.1
Cocficientul de vanialic extraserial: <0.15
Interferenie: Bilirubina pina 1a 0,18
mmeal/l, Hemoglobina ping la 1,1 A,
Lipemie - trigliceride pind la 21g/],
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalgj de producdtor nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrale in ambalaj
original, sceurizal, marcal si clichetal de
produciitor, fard preambalare, Date de
identitate (denumirea, numdiral lotujuz,
seria, termenii de valabilitate, conditifle de
pdstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie 53 coincidid n mod
obligatoriu cu cele de pe clichetele
componentelor ineluse in sel,
Instrucliunile de utilizare a truselor si
con{ina caracteristicile de pertormant si
calitate: sensibilitatea, liniarilatea,
specilicitatea, reproductibilitatea si
interlerenta (lipemia, bilicubinemia.
henoliza). Instruetiunile privind medul de
utilizare si fie prezentate in limba de stal
sau limba rusd,




43

Hemoglobina glicozilata (HhA Lc)
(Flaceane cu volumul 40-175 mk)

43,1

33100000-1

Hemeglobina glicozilata (1IbA Le)
(Flacoane cu volwnul 40-175 ml)

Mililitru

1113600

Muarcaj: CE Metoda de determinare:
Tmunoturbidim etried Tipul reagentilor:
[ichid Stabil gata pentru folosire,
Bireagent. Cu calibrator, minimum 3
nivelurl. Material pentru investigatii;
Singe integru v EDTA Limita minimi de
detectie pentru sel: < 1,3% Coelicientul de
variafie intruserial: < 0.3 Coclicientul de
variafie extraserial: <0,2 Interferente: Acicd
Ascorbic pind la 3.5 mmol/], Bilirubina
pind la 4 4 mmel/], Lipemie - trigliceride
pind la 21g/, Temoglobina pind 1a 5.5 g/,
Factorul reumatoid pind la 300 Uliml
Termenut de valabilitate indical pe
umbalyj de producitor nu mai mic de 12
luni; Setunle vor i1 livrate in ambalaj
original, securizat, marcat $i etichetal de
producitor, [ird preambalare; Date de
identitate {denumirea, rumdarul lotulu,
serig, termentt de valabilitte, conditiile de
pastrure) ale produsulul indicate pe
ambalaj trebuic 8a coineidd in med
obligatoriu cu cele de pe elichetele
componentglor incluse in set.
Instruchiumle de wilizare a truselor si
contind caracteristicile de performantd i
calitale: sensibilitatea, Hniaritates,
speeifientates, reproduetibilitatea si
unlerferenta (lipemia, bilicubinemia,
hemoliza}, Instruefiumle privind modul de
utilizare i fie prezentate In limba de stat
sau fimba rusi.
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Hemoglobina glicozilata (HbAlLce)

(Flacoane cu volumul 560-1000 ml.)




441

33100000-1

Hemoglobina glicoziiata (HbhATC)
(Flacoane cu volumu! 300-1000 ml)

Mililitru

1 56(.00

Marcaj: Ck Metoda de detemmunare:
Imunoturbidim etricd Tipul reagentilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bircagent. Cu calibrator, minimum 3
nivelurl. Material pentru investigalii:
Singe inlegru cu EDTA Limita minimi de
detectic pentru set: < 1,3% Coeficientul de
variafie mtraserial: < 0,3 Coeficientul de
variajie exiraserial: <0.2 Inlerferenie; Acid
Ascorbic pind la 3.5 mmol/l, Bilirubina
pind la 4,4 mmol/l, Lipemie - triglicende
pind la 21g/l, Hemoglobina pind la 5.5 g/,
Faclorul reumatoid pind lo 500 Ulmd
‘Fermenul de valalnlitate indicat pe
ambala; de producator numai mic de 12
lunt; Seturile vor i livrate in ambalay
original, sceurizat, marcat §i etichetat de
producitor, [ard preambalare, Dale de
identitate (denumirea, numdrul lotalui,
seria, (ermeni de valabilitate, condiliile de
péstrare) ale produsulut indicate pe
ambalaj trebuie 4 coineida in mod
obligatoriu cu cele de pe elichetele
comnponentelor incluse in set,
Instruetiunile de utilizare a trusclor si
conlind caracteristicile de performanta si
calitate: sensibililatea, Hnlaritatea,
speeificilatea, reproductibilitates $i
interferenta (lipewia, bilirubinemia,
hernoliza), Instrusfiunile privind modul de
utilizare sd fie prezenlate in limba de stat
sau limba rusi.

LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
{(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)




33100000-1

[.1JL Colesterol (1121, Cholesterol)
{FFlacoane cu volumul 40-175 ml.)

Mililitru

14260.00

Mareaj: CE Metoda de determinare:
Fotometricd fermentativa cu protectia
selectivdl a colesterolului LDL. Fara
sedimentare. Tipul reagengilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bircagenl
Muaterial pendre investigatn Ser, plasma
EDTA sou heparinizatd Limita minima de
detectie pentru set: < 0.03 mmol/]
Coeficientul de variatie intraserial: < 1.5
Coelicientul de vartafic extraserial: < 1.0
Interferen(e: Acid Ascorbic pind la 3,0
mmol/, Bilirubina ping la 0,9 mmol/l,
Hemoglobing pind la 5,5 g/, Lipemie -
trigheeride pind la 11 g/ Termenul de
valalnhtate indieat pe ambalaj de
producdtor nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate in ambalaj original, securizat,
marcat 51 elichetat de producilor, [Ard
preambalare; Dale de identitale
(denumirea, numdrul dotulul, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pdstrare) ale produsulu indicate pe
anrhalaj trebuie 8& coincida in mod
obligatoriu cu cele de pe eticheiele
componentelor incluse In set.
Instructiunile de utilizare a truselor sa
coniind caraclensticile de performanid si
calitate: sensibilitatea, finiaritaten,
specificitatea, reproductibilitatea si
interlerenta (lipemia, bilirubineniia,
hemoliza}. [nstructiumie privind modul de
utilizare sa Ne prezentate in limba de sta
sau limba rush.
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HDL Colesterol (HD L Cholesterol}
(Flacoane cu volumul 40-175 mL)

461

33100000-1

HDL Colesterol (DL Cholestlerol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

Mililitru

14890,00

Marcaj: CE Meloda de determinare:
Fotometricd fenmentativi cu
imunoinhibita a colesterolulul LI, st
VL. lara sedimentace. Tipul
reagentilor: Lichidd Stabil gata pentru
lolosire. Bircagent. Cu calibrator, Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizad Limita minima dJe deteetic
pentru set: < 0.03 mmolA Coeficientul de
variatie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variafie extraserial: < 2.0 Termenul de
valabilitate indicat pe atubala) de
producditor nu mai mie de 12 luni: Scturile
vor [T livrate in ambala) original, sceurizal,
marcal st etichetut de producitor, fard
preambalare; Date de identitate
(denwmirea, numdrul lotului, sena,
iermenii de valabilitate, conditiile de
pastrare} ale produsului indicate pe
ambalag irebuic $3 comeidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructinnile de wtilizare a truselor s&
confind carpcteristicile de performantd s
calitate: sensibilitatea, lintaritatea,
spectficitaten, reproductibilitatea s
interlerenia {lipemia, bilirubinemia,
hemoliza), Instructiunile privind modul de
utitizare i fie prezentate tn limba de stat
sau limba rusi.
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Creatinldnaza totald (Crentinkinase
totale) (Flacoanc cu volumul 40-175 ml)

47.1

33100000-1

Creatinchimaz a totudd (Creatimkinase totale}
(Flacoane cu volumud 40-173 ml)

Mililitru

8750.00

Marcaj: CIZ Metoda de determinare:
Fotometricd fermentativd. Determinare
Cineticd. Tipul reagentilor: Fichid Stabil
gata peotru folosire. Bircagent Material
pentru investigatit: Ser, plasma EDTA sau
heparinizald Limita mimmd de deteelic
pentru set: < 2 U/L Coelicientul de
variatic intrascrial: < 2,0 Coelicientul de
variafie exiraserial: < 2,5 Interferente:
Acid Ascorbie pind la 1,7 mmol,
Bilirubina pind la 1,1 mmol/, lipemie pind
la 600 mg/dl. Termenul de valabililale
indicat pe ambalaj de producdtor nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in
ambualaj original, securizul, marcal i
etichetat de producilor, [Frd preambalare;
Date de identitate (denunurea, numarul
lotwlut, sena, termenii de valabilitate,
conditiile de pastrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuic si coineidd in
mod obligutoriu cu cele de pe ctichetele
componenielor incluse in set.
Instructiunite de utilizare a truselor sd
contind caracteristicile de perfonmanta si
calitate: sensibilitatea, lniarilaten,
specificitatea, reproductibilitatea si
nlerferenta {lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare 3 (ie prezentale fix limbu de stat
sau limba rusd,
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Creatinchinaz # MB {Creatinkinase MB)
{Flacoane cu velumul 40-175 ml)

48.1

33100000-1

Creatinchinaz a MI3 (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 403-175 ml.)

Mililitru

3430.00

Mareap: CE Metoda de detennimare:
Fotometricd fenmentativd, Doterminare
Cineticdt. Tipul reagentilor: Lichid Stabi
gata pentru lolosire. Bircagent Material
pentru mvestigatii: Ser, plasma CDTA sau
heparinizatd Limila minima de detectie
pentru set: <2 U/, Coeficientul de
variafie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variafie extraserial: < 2.5 Interferente;
Acid Ascorbie pind la 1,7 mmold,
Bilirubina pind la 1,1 nunol/, lipemic pina
la 600 mg/dl. Termenul de valubilitate
indicat pe ambala) de producitor nu mai
mic de 12 tuni; Seturile vor 11 livrate in
ambalaj original, securizat, marcat si
etichetat de producator, fard preambalare:
[Zate de identinate (denumirea, numdrul
lotulul, seria, termenii de valabilitate,
condijiile de pastrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuic si coincida in
med obligatoriu cu ecle de pe etichetele
componentefor incluse tn sel.
Instruetiunile de utilizare a truselor sa
contini caracteristicile de performanti i
culitate: sensibilitaley, liniaritatea,
specificilalea, reproductibilitalea si
interferenta {lipemia, bilirubinemia,
hemoliza), Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat

sau limbha rusa.




)

Proba cu timot (Flacoane cu velumul 40-
175 ml.)

49.1

33100000-} [Proba cu timol (Flacoane cu velumul 40-
175 ml)

Mililitru

29430.00  [Marca): CE Material pentra investigatii:
Ser, plasina FIJTA sau hepatimzata |imita
minimd de detectie pentew set: < 0.3 mo/dl
Coeficientul de variajie intraserial; < 5.0
Coclicientu! de varinjic extraserial: < §.0
[nterferente: Bilirubing pind la 0,7 mmol/,
[Temoglobina pind la 1,5 g/ lipemic
trigliceride pind la 2 g/l Tenmenul de
valabilitate mdicat pe ambalaj de
producitor nu ma mic de 12 luni; Setarile
vor (i hivrate in ambalaj original, securizat,
marcat $i etichetal de producator, i
preambalare; Date de identilate
{denumirea, numiérul lotuloi, seria,
termenii de valabilitale, conditiile de
pastrare) ale produsutw indicate pe
ambalaj trebwe 54 eoincidd in mod
ebligatoriu cu cele de pe etichetele
comnponentelor incluse in set.
Instrucpumle de utilizare a truselor sa
confind caracleristicile de perlormania si
calitate: sensibilitatles, liniarilatea,
specilicitatea, reproductibititatea §i
wnterferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instruetiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd,
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Proba eu timol (Flacoanc en volumul
S500-1000 m1.)

0.1

33100000-1 [Preba cu timol (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml)

Mililitru

41500.00  [Mareaj: CE Material pentru investigalii:
Ser, plasma EIYTA sau heparinizatd Limita
minimi de detectie pentru set: < 0.3 mg/dl
Coehecientul de variatie intraserial: < 5.0
Coelicienul de variatie extraserial: < 8.0
Interterente: Bilirabina ping la 0,7 mmeol/],
Hemoglobina pind la 1.5 g/l lipenue
trigheeride pind lo 2 g/l Tennenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producitor nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate in ambala) oviginal, securizat,
mareat $1 etichetat de producitor, Fard
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numdérul lotlui, seria,
termenti de valabilitate, condijizle de
péstrare) ale predusulin ndicate pe
ambala) webuie si coineidd in mod
abligatoriu cu cele de pe etichetele
camponentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a truselor sé
contind caracleristicile de perfonmantd st
calitate; sensibilitatea, liniaritalea,
spuectlicitates, reproductibilitatea si
interferenta (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instructiunile privind modul de
utilizare sd tie prezentate in lmba de stat
sau limba rusd.

3. Criterii §i cerinte de calificare

Nr.

Denumirea documentubui/ceringelor

Cerinte suplimentare Obl.

Neimplicarea in practici tfrauduloase 1 de corupere

eclaratie pe proprie tspundere conform Formularulur (se N

va indica)




3.2 |Dovada inregistririi persoane: juridice, in conformitate eu  [Certificat/decizie de nregistrace a intreprinderii/extras din NA
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabihit Registrul de Stat al persoanclor junidice - copie, confirmatd
prin aplicarca sepmdturii $i stampiler ofertantulun Operatorul
economie nerezident va prezenta documente din fara de
origine care dovedese (orme de inregistrare/atestare ori
apartenenta Jdin punct de vedere profesional
3.3 [Actul carc alesta dreplul de a Hvra bunuri/tuerdrisservicti [Copie - confirmatd prin semndtura 31 stampila olertantului NU
3.4 |Dispomitalitate de bani licluzi sau capital circular, de Nu se cere NU
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
3.5 |Prezentarca de deveri privind conformitaica produselor,  |Nu se cere NI
identificald prin refenre la specificatn sau standard
relevanle
3.6  {Demonslrarca experieniel operslorulii economic in Declaratic privind experienta similard conform Formularului | NU
domeniul de getivitale alerent obicetului contractulul ¢e (se va indica) sau Declaratie privind lista principalelor
urmeazd a [1 atribuit luerdirt exeeutate i ultimul an de activitate conform
Formularutui {se va indica)
37 iDemoustrarca accesulul la infrastructura/mijloacele Declarafie privind dotérile speeifice, wilsjul st echipamental | NU
indieate de auloritatea sontractantd, pe care aceasta le neeesar pentru indephinirea sorespunzdloare a contractului
considerd necesare pentru indeplinirea contractului ce conform Formularului (se va indica) st Decumente care
urmeazi a fi atribauit atestd faptul ¢d operalorul economic se afld in posesia
uhiagelor, instalatiilor sifsau echipamentelor indicate de
autoritatea contraclantd, acestea Iiind tie fu dotare proprie,
fie inchinule, necesare indeplinirii coniractului
3.8  [Neincadrarea in situatile ce determind excluderea de la Declaratie pe proprie raspundere conform Fornularutui (se NI
procedura de atnbuire, ce vin in aplicarea art. 18 din Legea [va indica)
n, 131 din 03.07.2015
3.9 |Oferta Onginal - Formularul F 3.1 - semnat s1 stampilat de cdtre DA
operatorul economic participant.
3.10 |Inlormati pencrale despre olertant Formularul informativ despre ofertant confonm Formularuhwm [ NU
{se va indica)
311 [Rapoitul finaneiar Ultimaul raport Financiar/situagie financiard - Copie — DA
conlirmati prin semmndlura g1 stampila ofertantului,
3.12 jDemonstrarea accesului la personalul necesar pentru Declaratic privind personalul de speeialitate propus pentru N
indeplinirea corespunzitoare a obiectului contractului ce  [implementarea contractului conform Formularuf (se va
urmeazi a f1 atribuit (personalul de specialitate care va avea |indica)
un rol esential in indeplinirea scestuia)
313 iMinim ani de experientd specifica in liviarea bunurilor Nu se cere NtJ
gifsau serviciilor similare
314 PValoarca minima (suma) @ unui conlract individual Nu se cere NUJ
indeplinit pe parcursul perioadel indicate (numdrul de ani)
315 FFormularul F 4.1 - original, complelat conlorm modelului aprobat prin DA
Ordinul Ministerului Fipantelor nr. 17372018 - confinmat
prin aplicarea glampilel §i semndturii parlicipantului sau
semunat clectronic
316 |Formularul IF 4.2 - original, completat conform modetului aprobal prin DA
Ordinul Ministeruloi Finangelor nr. 173/2018 - confirmat
prin aplicarea gtampilel si semndlurii parlicipantului sau
semnat electronic
317 |Garanfia penlur oferntd - original - prevazul in puncwd IPQ 21; conform DA
lormularului F 3.2 din documentatia de standard
3.18 |Certilicat de atribuire a contulut bancay -copie- conlitmatd prin semnaturd si stampila operatorului, DA
349 [Certilicat privind lipsa suu existenta restantelor [ata de ~copie- eliberatd de Servieiul Fiseal de Stal (valabilitatea DA
bugetul pulslic nutional certilicatulur ~confrm cerinfelor Inspectoratului Fiscal al
RM} confirmald prin aplicarea semnaturii si a stampilei
ofertantului.
3.20 |Lista fondatorilor operatortlor cconomice (tume, prentme, |- conlirmala prin aplicarea semndturii si a slampilel DA
cod personal) oferluntuluj.
3.21 |Document Unic de Achizipi Eurepean (DUAE) - original (conform modelului atagal) - confirmat prin DA
aplicarea semndluri §i o stampilei ofertantului,
3.22 |Declaratie privind prezentarea mostrelor - ofettantul va prezenta mostre la solicitarea auloritatii DA
contractante/beneficiarului in deeurs de 5 zile dupa solicitare
3.23 [Declaratie privind respeciarea termenului de valabilitate. |- Termenul de valabiiitate restant (la momentul livririi) va DA

constitui nu mai putin de 0% din termenul total de
valahilitate al produsului,




i
%)
o

Declaratie privind respectarea conditiilor de pastrare si

transportare

- Declaratie, pe propria raspundere (cu semndifura si
stampila ofertantului), prin care ofertantul va garanta livrarea
produselor la destinatar cu respeclarca condifitlor de pastrare
$1 ransportare pe tot parcursul lanjului de transportare do la
fabricant la beneficiar

12A

4. Pregiitirea ofertelor

4.1 [ferte aliernative: Nu vor fi
4.2 |Garantia pentru oferti: Ofcria va ti insetita de o Garantic pentru oferta (emisit de o banci comereinla)
conform formularului F3.2 din sectiunea a 3-a — Formulare pentru depuncrea ofertei
sau
Garantia pentru ofertd prin transfer la contul autoritatii contractante, conform
urmiitoarelor dafe bancare:
Beneliciarul plafii; CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE
Denumirca Bancti; Ministerul Finantelor — Trexoteria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430BIHEI9AA,
cu nota “Pentru garandia pentru oferti fa licitatin publici ne 20400041 din 22.04.2020"
4.3 [Crarantia pentru ofertd va fiin valoare {1.00% din valoarea ofertei Firdi TVA.
de:
4.4  [Ediga aplicabild a Incolerms 1 DDP - Franco destinagie vimuit, Incoterms 2013
termeni comereiali aceeplali vor [i;
4.5 [lermenul de In termen de 30 zile calendaristice de Ia solicitarea in formi scrisi a Beneficiarutui.
livrare/prestarc/excoutare:
4.7 |Metoda i conditiile de platd vor i |in teemen de 30 zile de fa reeeptionarea facturii fiscale si actului de predare — primire
de catre CAPCS,
4.8 [Perioada valabiluafin oterted va 3 de:  [120 zile
4.9 |Ofertele in valutd stedind: Nu se accepti
5. Depunerea si deschiderea ofertelor
5.1 [Pheurile vor coutine urmdtoarea Licitatic publica nr. 20000041
informatie suplimentard: Pentru achizifionarea de: Achizitionarena centralizatd de reactive confarm necesitititor
IMSP pentru anul 2020
Auwtorilaten contruetanti: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE
Adresu auloriti(ii contractante: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun.
Chisiniu, str. Kerolenlko 2/1
A nu se deschide Inainte de; 22.04.2020 14:00
5.2 iPentru depunerea ofertelor, adresa Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniiu, str. Korolenke 2/1
autoritd i contruclanteforganzatorulu | Tel: 022-88-43-25 (48)
proceduril esie: Fax: 022884245
E-mail: officegicapes.md
Data-limtd pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 22042020 10:00
5.3 |Deschiderea ofertelor va avea loc k. LAdresa; Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun, Chigindu, str, Kerolenko 2/1
armiteare adresii: Tel: 022-88-43-25 (48)
Data, Ora: 22.04,2020 10:00
6. Evaluarea si compararea ofertelor
6.1 [Prefunle ofertelor depuse in dilerite [Leu MD
valute vor 1 convertite in:
Sursa ratet de sehuimb in scopul BNM
CONVCELnL
Data pentru rata de sehimb aplicabild |22.04.2020
va i
6.2 [Modalitalea de efectuare a evaludirit.  iper pozitic [a cel mai mic pret fird TVA, cu corespunderea tuturer cerinfelor
6.3 |Faclorii de evaluarea vor [i urmitorii: [Nu sunt

7. Adjudecarea contractului




7.1

Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractulut va (1

Cel mai mic pret

semnarea §1 prezentarca contractulii
citre autoritalea conlraclantd:

7.2 1Swma Garanper de bumd exceotie (se |5.00%
stabileste procentual din prejul
contractulw adjudecat)):
7.3 |Garanfia de bund exeeulic a Contractul va fi insofit de o Garantie de hund executic (emisfi de o banci comerciali)
contraetului: conform formularului F 5.2 din secfiunea a 5-a — Formulare de contract
sau
Garantia de bunii exceutie prin transfer la contul autoritifii contractante, conform
urmiitoarclor dafe bancare:
Beneficiarul plitii: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE
Denumirea Bancit, Ministerul Finanfelor — Trezoreria de Stat
Codul iscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCCS18430BO18S9AA,
cu nota “Pentru garantia de buna executic a contractului ne 20000041 din 22.04.2020"
7.5 [Numirul maxim de zile pentru 20 zile

Continutul prezentei Fise de dafe @ achizitici esie identic cu datcle procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITIHLOR PUBLICE”. Grupul dec lueru pentru achizitii confirmi coreetitudinea continutului
Fisei de date a achizifici, fapt pentru eare poartd raspundere conform prevederilor legale in vigoare,

= . .
Conducitterul grapuloi de lucru:
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