Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de ciitre ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de edire autoritatea contractanté — in coloanele 1, 2, 6, 8]

Numdrul licitatiei:

Data: 08.05.2019 | Alternativa nr.:

Denurnirea licitatiei:

narea de consumabile
¢ conform
or IMSP SCR pentru anul

REPETAT

Lot: 21,22 Pagina:

EEEe | e Denumirea a:.:._w..__o« si/sau a Modelul articolului Tara de origine Produciitorul Specificarea E:..:nn deplini mo_.nzwi de ciitre Specificarea tehnici deplin propusi de citre ofertant wﬁunnwnn..am
serviciilor autoritatea contractanti referinta
1 2 3 4 5 6 7 8
33100000-1 21  |Halat chirurgical eurostandard 1.Din material netesut ~fibre din polipropilend,minim 3 tipuri | 1.Din material netesut -fibre din polipropilena,minim 3 tipuri de fibre- SMS:
XL ranforsat de fibre- SMS; 2 Repelent,grosimea materialului 2.Repelent.grosimea materialului
im 35 g/m?; 3.Ranforsat la minici.materialul SMS minim 35 g/m? 3.Ranforsat la manici.materialul ranforsirii - film din polipropilena si
- film din polipropilend si policiilend.cu grosimea |polictilend, cu grosimea minim 40 g/m?*; dimensiunile ranforsirii la

minim 40 g/m? dimensiunile ranforsarii la ménici cu lungimea minim 40cm(=3cm);
4.Ranforsat in fatd materialul ranforsitii - film din polipropilena si polictilend,cu grosimea

4 Ranforsat in fatd materialul ranforsarii - film din minim 33g/m? dimensiunile ranforsarii in fagi de la umeri la poale cu

polipropileni gi polictilend,cu grosimea minim 33g/m?: lungimea minim 73cm(#3¢m); 5 Miincea cusutd cu laser pentru a asigura
impermeabilitatea la microbi si lichide,se va exclude maneca cusuta cu
acul,impermeabilitatea in zona ranforsrii 100% ; 6. Lungimea ménicilor nu mai putin de

pentru a asigura impermeal 60em(x3cm),lungimea halatului nu mai putin de 130cm (&3em).din umeri pani la

exclude mineca cusutd cu aculimpermeabilitatea in zona poale,litimea halatului in zona

ranforsirii 100% : 6.Lungimea ménicilor nu mai putin de axilara minim 73cm(£3cm); 7. Ambalajul individual cu 2 servelele absorbante de celulozi:

s = 60cm(3cm).lungimea halatului nu mai putin de 130cm 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de ani:
Halat chirurgical . Leboo Healthcare |(=3cm),din umeri pana la poale,litimea halatului in zona 9.Marcaj CE, certificat
eurostandard X1 China Products Led  [axilard minim 73em(=3em): 7.Ambalajul individual cu 2 EN13795; *Certificat CE sau declaratilic de conformitate in functic de evaluarea
ranforsat servelele absorbante de celulozii: 8.Ambalaj-sterilizarc cu conformitatii cu ancxcle corespunzitoare pentru produsul oferit — valabil - copic

EO({nu Rocntgen),termen de valabilitate nu mai confirmatd prin semnitura i stampila Participantului, *Certificat 1SO

mic de 3ani: 9. Marcaj CE_certificat 13485 cu ancxele corespunzitoare pentru produsul oferit — valabil - copic confirmata prin

EN13795: *Pentru dispozitivele medicale semnatura §i ipila Participantului. Do confirmative:

Tnregistrate in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a | *Catalogul producatorului/prospecte/documente

Agentiel Medicamentului si Dispozitivelor tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie - copie:

Medicale sa se prezinte - certificat/extras de inregistrar - confirmati prin stampila $i semndtura Participantului. * fn oferti se va indica codul

Registrul du stat a dispozitivelor medicale emis de Agentia produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat, Pagina din

Medicamentulw s1 Dispozitivelor catalog 7 Nr, of item N306-U3 -XL

! Medicale (copic semnatd si stampilata de catre participant) *
| Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Registrul de Star al Dispozitivelor
Medicale  AMED sc vor prezenta Centificatele - *Certificat
‘E eclaratipe de conformutate in functie de evaluarea CE, 1SO




33100000-1

22

Halat chirurgical eurostandard
XXL ranforsat

Halat chirurgical
eurostandard XXL
ranforsat

China

1.Din material neesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri
de fibre-SMS;

2.Repelent grosimea materialului SMS

minim 35 g/m? 3. Ranforsat la miinici,materialul ranforsirii -
film din polipropileni i polietilend,cu grosimea minim 40
2/m?: dimensiunile ranforsal
miinici cu lungimea minim 40em(£3cm);

4.Ranforsat in fatd materialul ranforsirii - film din
polipropileni si polietilend,cu grosimea minim 33g/m?;
di fot

1.Din material nefesut -fibre din polipropilen, miniin 3 tipuri de fibre-SMS.
2.Repelent,grosimea materialului SMS

minim 35 g/m?; 3 Ranforsat la miinici,materialul ranforsarii -film din polipropilena i
ilend.cu grosimea minim 40 ¢/m? dimensiunile ranforsarii la

miinici cu lungimea minim 40cm(=3cm); ’

4.Ranforsat in falé materialul ranforsérii - film din polipropilena §i polictilend,cu grosimea
minim 33g/m? dimensiunile ranforsirii in fatd de la umeri la poale cu

lungimea minim 90cm(3cm); 5.Miineca cusutii cu laser pentru a asigura
impermeabilitatea la microbi si lichide,se va exclude miineca cusuti cu

lungimea minim 90em(x3cm); 5. Miineca cusuti cu laser

exclude miineca cusuti cu acul,impermeabilitatea in zona
Leboo Healthcare |ranforsirii 100% : 6.Lungimea miinicilor nu mai putin de
Products Ltd | 60em(z3cm),lungimea halatului nu mai putin de 155cm

ii in fata de la umeri la poale cu acul.i

p in zona
60cm(=3cm),lungimea halatului nu mai putin de 155¢m (+3¢m),din umeri pind la

bili ii 100% ; 6.Lungimea miinicilor nu mai putin de

pentru a asigura impermeabilitatea la microbi si lichide.se va |poale Litimea halatului in zona

axilard minim 75em(x3em); 7. Ambalajul individual cu 2 servetele absorbante de celulozi;
8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen).termen de valabilitate nu mai
mic de Sani; 9. Marcaj CE,certificat EN13795; *Certificat CE saudeclaratific de

(&3cm).din umeri pind la poale,latimea halatului in zona
axilard minim 75cm(=3cm); 7. Ambalajul individual cu 2
servelele absorbante de celulozd; 8. Ambalaj-sterilizare cu
EOQ(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai

mic de Sani; 9.Marcaj CEcertificat EN13795; *Pentru
|disporzitivele medicale Inregistrate in Registrul de Stat al

Dispozitivelor Medicale s se prezinte - certificat/extras
de inregistrare in Registrul de stat a disp:
emis de Agentia Medicamentului §i Dispozi
(copic semnatd si stampilata de

ciitre participant) * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt
inregistrate in Registrul de Stat al Dispozitivelor

produsul oferit - valabil - copic confirmata prin

in functic de evaluarea conformititii cu anexele p pentru
produsul oferit — valabil - copic confirmati prin semniitura gi stampila Participantului.
*Certificat 1SO

13485 cu anexele corespunzitoare pentru

§i stampila Particip

Documente confirmative:
*Catalogul producitorului/prospecte/documente

tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtic - copie
~ confirmat prin gtampila §i semnétura Participantului. Pagina din catalog 7 Nr. of item

N306-U3 -XXL

CE, ISO

o




Specificatii de pret (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de cdtre ofertant in coloanele 5,6,7,8, iar de céire autoritatea contractants — in coloanele 1 .2 3.4.9]

Numirul Alternativa nr.:
licitatiei: 19/00019 Data: 08.05.2019
Achizitionarea de consumabile
medicale conform
necesititilor IMSP SCR pentru anul
Denumirea  |2019
licitatiei: REPETAT Lot: 21,22 Pagina: din
Suma Suma Termenul de
codory | Ne.tce Denumirea bunurilor si/sau a Unitatea de Cantitatea Pret unitar (fara Pret unitar (cu fara cu TVA livrare/
serviciilor masuri , TVA) TVA) TVA prestare
) 3 4 3 3 7 8
33100000-1 21 [Halat chirurgical eurostandard XL bucata La cerinta
ranforsat 200 21 252 4200 5040 [institutiei
33100000-1 22 |Halat chirurgical eurostandard XXL bucata La cerinta
ranforsat 200 22 26.4 4400 5280|institutiei
TOTAL -~ 8 600.00 10 320.00
Semnat: Numele. Prenumele: Gutan Ghenadie In calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS “Farmina” SRL Adresa: mun. Chisiniu, str. CiocanaBhlic;<.
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