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Denumirea auteritiifii contractante;

Tip procedurd achizigie:
Obicctul achizitici:
Cod CPV;

Data publicrii anuntului de intentie:

ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de achizitie publicii de tip LICITATIE PUBLICA

nr. 19/00140  din

31.12.2019

CENTRUL PENTRU ACHIZITY PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Licilajic pubhei

Achizifienarea materialeleor de suturd g proteze pentru anul 2020 conlorm necesitatilor
IMSI Institul de Cardiologie pentru anud 2020

3310000631

Nu ¢ specificati

Acenstd invitatie la procedura de achizie este urmarea anuntului de participare publicat f Buletinul Achizitiilor Publice

Nr.: 50 din 31.12.2019.

In scopul achizitiondri

"Achizitionarea materialeleor de suturd si profeze pentru anul 2020 conform necesititilor [IMSP
Institutul de Cardiologic pentru anual 2020

conlom necesitdtilor autoritayi contragunite (M continuare ~ Cumpirdton), pentru porivada bugetasd; 2020
este alecali suma necesard Jin sursa alocatilor: CNAM

Cumparitorul invitd operatorii cconomic interesagi, eare ii pot satisface necesitiitile, sa participe la procedurt privind
livearea/prestavea/exceutarea urmitoarclor Bunuri:

Listi:  Bunuri 3 specilicalii tchmce

Unitatea de

Specificarca tchnic depling

dise cu prelucrarea antitrombotich. sterile,

Nr.d/o| Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate e - Cantitatea L - N
_ : . misura |5 soficituti, Standarde de referintii
I Proteze valvulare eardiace mecanice cu
dublu dise cu prelucrarea antitrombotica ,
Miirale,
1.1 331000001 |Proleze vabalare cardiace mecanice cu dubly Bucald 15.00]a) Mitrale:

-Inel valvular si elementud de
ocluzie sa lic conlectional din
earbon pirolitic earo sd permitd
efectuarea in econdifii de sigurantd i
fird artefacte a examindrilor U gi
RMWN.

-Inelul s discul sd fie viribile
radiografic

- Profil hemodinumic oplim:
-unghit de deschidere minim75° -
maxim 85°

-tirbulenta de staza mintma
-regurgitarea nunima in pozitia
mnchisa

-vulva rotabila dups insertie
-maltenialal teestil de acoperire a
inelulul proteses se le eu slructura
netrombogena si cu marker de
nuplantare

-mecanizin de protectic a prvotelor
penitru dezvoliarea panusulul | a
hipertroliei musculare s-uu seplale,a
exterpied caleilicanlor
subwalvulare,

~valvele olerile sa fie cunoscute si
utilizate curent in unitatj de
specialitale din strainatate
Marimea solicitata: N 27 Manjetd
slandart

Certificare: Cerlilieat CE sau
declaratie de conlormitate CF in
functie de evaluarea conformiwmti’
o anexele GO['CSPLH]?_GEO&'IT‘E l'lt‘.l'lll'Ll
produsele olerite - valabil -
conlimmal prin semndlura si
stampila ofertantului, Certilicat 180
13483 - valabil - confirmat prin
semidtura gi stampila ofertantului;




Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
maisura

Cantitaten

Specificarea tehnicd depling
solicitald, Standarde de referinta

IZ100000-1

Protese valvulare eardisee mecanice cu dublu
dise eu preluerares untilrornbotied  stertle.

Buema

[15.00

Informatii cu poivire la studiile
slmige electuale de catre la
produealor pentry produsul ofertat,
*Catalogul
producatorslui/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
spesiicuyitlor ichnice pentru
produsul olerit pe suport hirtie -
copie = conlirmati prm stampila 1
senmditura Participantutui * In
ofertd se va indiga codul produsului
oferitpeniy @ pulea {1 identifical
conlora sotalogulul prozentat.
Pentry produsele noi sau
necunescute pentru mediet, vor i
]’r!'L‘-?.Cnl:’.!I(E mostre de giioe
potentialii cistigitori in termen de 3
Zile de la solivitire peniru testare,

Proteze vabvulare cardiace niecanice cu
dublu disc cu prelucrarea antitromboticn ,
Mitrale,

28]
—

33100000-1

Proigse valvulare eardicee mecanize eu dublu
dise cu prehucraren antitrembotica, sterile.

[ueati

20,00

a) Mitralke:

-fnel valvular si elementul de
ocluzic sa tte confectonat din
carbon piroliic care si permitd
clectugres in conditil de siguranta si
Fard anelactle o examindrilor C1 s
RMN.

-Inetul si diseul s Fie vizibile
radiograle

- Profil hemodivanic optiny,
-unghit de desederca diapazon
mim 73 - maxim 83°

-turbulenta de staza minima
-regirgilorea minima i puzilia
nchisa

-valva rotabila dupa ingertie
sinatertalul tecstl de acoperire 2
inctulul prowezei sa e o siructiura
metrombogena sieu marker de
mmplantace

-mecanizn de protectie a pivoteloy
pentn dezvoltarea panusuluy o
hipertroficr inusculare s-au septafe.a
extenzic culeilicarilor
subvalvulore.

~valvele olerite sa (le sunoscule $t
tuiidreade curent in wnitalt de
specialiate din strainatate
Marnmea solicitata: N 29 Manjetd
standart .

Certilicare: Certilleat CI2 sau
declaratic de contormitate CE m
[unetze de evaluarea conlormitali
cu unexele corespunzatoare pentru
produsede olerste - valall -
conlirmat prin senmdtura s
stampila ofertantalur, Certileat FSC
13485 - valabil - confirmat prin
serditura st glampila olertantulul;
[nfonnatin eu privire la studiile
clinice etectuate de catre la
producator pentru produsul ofertat.
*Catalopul
producitoruim/prospectefdocument
¢ tehoiee de confirmare a
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Unitatea de

© Specificarea tehnicit deplini

Nr. dfo;  Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate mAST R Cauntitatea solicitati, Standarde de referingi
241 33100000-1 Proteee valvulae cardinee meeanive cu dubly Bucala 20,00 |speeificaliilor lehmice penire
dise cu prelucrarea antitrombotica. sterile. produsul olenit pe suport birije —
copie - conlirmald prin stanpila gi
semndtura Participantului, ¥ In
ofertd se va indica codul produsuiui
ofertt pentru a putea fi identilicat
conlom catadogulul pregentat.
Pentrts produsele noi sau
necunoseule pentru mediel, vor 1
prezentate mostre de edtre
polenjialil eistigton in tennen de 5
zite de la solicitgre pentru testare.
3 Proteze vabvulare cardiace meeanice en
dudlu dise cu prelueraren antitrombotica |
Mit rale,
21 BO00D0-1 [ Proteze valvulare cardiace mecanies cu dublu Bucatd 3.00 |a) Milrale:

dise cu prelucrarea antitrombotivit. sterile.

-Inet valvular si clementul de
acluzie sa fie confectional din
carbon ptrelitie care si perniitd
elecliarcy in condifiy de sigurentd si
[ard artelacte o examindriler CT si
RVN.

-inelul st diseul 53 e vizibile
raciogralic

- Profil hemedinamic optim;
-umghii de deschidere dinpazon
nunmim 75° - maxim 83°

-turbalenia de stzzys nunima
-Tegurgiaren minima in pozitia
inchisy

-valva rolabila dupa insertie
-materialul tesstil de acoperite a
inclalui protezel sa lie eu struclura
netrombogena si cu marker de
implamare

-mecanizin de prolectic a pivotelor
pentru dezveltarca punusului | a
hipertroliei musculare s-au septale,a
extenzici caleilicarilor
subnvadvalare.

-vaivele oferite sa fie cunoseute si
utilizale curent in unitati de
specialitale din suainatale
Mirimen solicitadi: N 31 Manjeta
slancdurt

Certificare: Certifieat CIE sau
declaratie de conformiluie CI in
functic de evaluarca conforntitatii
cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite - valabil -
confirmat prin semndtura si
stampila oferlontului; Cerlifteat 1SO
134835 - valabil - confirmat prin
semndtura si stampila ofertantul e
Informatii cu privire la studiile
clinice efectuate de catre Ta
producator pentru produsul ofertat,
*Calalogul
produciloruluifrospecie/document
¢ lehnice de confinmare a
specificatiilor tehmice pentry
produsul oferit pe suport hirtic -
copie — confirmatd prin stampila g
senmdalura Participantulul. * in
olerid se va indica codul produsului
olerit pentru a putea I idenlificat
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Unitatea de

Nr. d/o} + Cod CPV . Denumire; Bunuri solicitate p Cantitaten §p.cc|1_|carc:1 febinica deplina
N B . o _ c | mdsura — . | solicitatd, Standarde de referingi
A1 3MO0000-1 Protese valvulare vardiace meeanice cu dublu Bueati 5 .00 conform catalopgulul prezentat.
dise ey prelucrared untiltomboticd, sterile, Pentru produsele ned sau
necunascute peatru medici, vor [
prezentale mastee Je ¢iilre
potentiabi csugdton in termen de §
zile de lu solicitare pentru testare.,
4 Profeze vatvulare cardiace meeanice cu
dublu dise cu prelucraren antitrombaotica,
Aortice,
41 33100000-1 [Proteze valvulare cardiace mecamee cu dubly Bucita 300, Aortice;

dise eu prelucrarea antitromboticd, stenle.

-Inel valvular s1elementud de
ocluzie sa fic confectionat din
ewrbon prrelitic care sd pernimili
clectuarea inconditin de siguramii
Lava arefacte o examindrilor CT 51
RMHN,

-lnelul 31 discul sd Fie vizitile
rachiogralic.

-Profil hemodinamic optit:
-unghi de dischideres minim 75° -
naxim 835°

-tarbulenta de sloza pintima
-regurgitares mnuma i pozitia
mehisa

-valva rotahila dupa insertie
snnleriatu wextil de acoperire a
inehulud prowesed sa e cu structiura
netrombegena st el marker de
implantarea

-mecatizim de protectie a prvotelor
pentru dezvoltares panusulun, a
hipertropiel musculare sau
septide.s extenzics calsilicanios
subvalvulare.

-valvele olerite sa Do cunoscute si
wtthzze curent m unitati de
spectalitate din stromatate
Mairimea soliciatd: N 21 Magetd
standart

Certilicare: Certilhical CTE sau
declaruiic de confornutate CIE in
functie de evaluarea conformitatii
cu anexele corespunzatoare pentru
proclusele olerite - valabit -
confirmat prim semnilura si
stamypila olereantulur, Certilteat ISC
134835 - valabil - conlirmit prin
seannitua si stampla otertantului;
Intennatit cu privire la studitle
clintee electuale de catre la
rroducator pantru produsul ofertar.
*Catalogul

preducitoruluepros peele/document
¢ tehiice de conlirmare a
specilicatiilor fehnice pentru
preclusul oferie pe suport hirtie -
copie — conlirmati prin stampila s
semndtura Parheipuntulu, * [n
olertd s va indwa codul produsului
oleril pentr a putea B idenlifici
conform cataloguli

prezentat. Pentru produsele noi sau
necunoscute pentiu niedicl, vor 1]
preventate moste de cilrg
potentialil ¢isligdton in lermen de 5
zile de ln solicitare penbru lestare.
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Nr. dfo

Cod t.’PV

Déenumire: Bunuri solieitate

Unitatea de
masura

Cantitatea

Specificarea tehnica deplini
solicitata, Standarde de referinti

5

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
dubdlu dise eu prefuerarea antitrombeotica,
Aortice.

"

I300000-1

Protere valvulare cardiace mecaniee cu dublu
dise cu prelucratea antitromboticd. sterile,

Fucai

£2.00

b, Aortice:

-Inel valvular s1 elementul de
acluzie fa fie conleetionat din
carbon pirolific carce sa permila
clecluaren tn condilii de siguranid i
lird artelacte a examindrilor CT i
RMN,

-lnelul §1 diseul sd Ne vizibile
radiografie,

-Prolil hemodinamie opiin:
-unghi de dischiderea minim 75° -
maxim §5°

-trbulenta de staza minina
-regurgatarea minima in pozitia
inchsa

-vaiva rotabila dupa insertie
-nxatenialu lextl de acoperire a
wnelului protezei sa lie eu struclura
nelrombogeny si cu marker de
maplantarea

-mecanizm de protectie a pivotelor
pentru dezvollarea panusuhti | a
hipettropies museulare sau
septale.a extenziel saleilicarilor
subvalvulare,

-valvele ofente sa fie cunoscute si
uttlizate curent w1 unitati de
specialitate din strainatate |
Marimea solierlati: N 23 Manjela
standart

Certiticare: Certifieal CE sau
declaratie de conformitate CE in
functie de evaluarea confonnitalii
ct anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite - valahi] -
conlinmal prin semndtury si
stampifa ofertantulun, Cortilicat 1SO
13485 - vakabil - conlirnwt prin
sermndtura $i stampila ofettantului:
Intormatii cu privire la sindiile
clinice efectuate de catre 1a
producator pentru produsul oleriat,
*Calulogul
producilorulur/prospeeie/docunicnt
& tehnice de confirmate a
specificattilor tehnice pentra
produsul oferit pe suport hirtie —
copie — eonfirmald prin stampila si
sendtura Perticipantului, * [n
ofertd se va indica codul produsulug
alent pentru a putes 11 identificat
conform catalogului prezentat.
Pentru produsele noi sau
necunoscute pentra maedict, vor i
prezentale mostre de eliteg
potentialy cigtigiton in (emen de 5
ke de la solicilare peatry testare,

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
duble dise eu prelucrarea antit rombatica,
Avurtice,

6.0

33100000-1

Proteze valvulare cardiace mecanice ci dublu
dise eu prelugrarea antitrombotica. sterile,

Bueati

8.00

b Aortice:
-Inel valvular si elementul de
ocluzie sa [le confeclionat din
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Nr. tlf‘_b

© Cod CPV -

Denumire: Bunuri selicitate

Unitatea de
masura

-Cantitaten

Specificarca tehnich deplini
solicitatd, Standarde de referingi

6.1

33 100000-

Protese valvulare cardinee mueesnice cu dublu
dise cu prelucrared untitrombotici, sterile.

Bucata

300

carbon pirelitic care s permita
cleetuarca incondifil de sigurant i
Fard anefhele o examindridor CT si
IMGIVE

=Inclul 51 discul 83 e vizibile
racliogralic.

-Profil hemedinumnic optim;
-unghu de dischiderea minim 739 -
maxun 85°

-furbulenta de staza minima
TEQURZILITE Minnm in pozitia
melisa

-vabva rowbila dupa insertic
-imaterialu texul de acoperire a
inetalui protezer sa lie co structura
netrombogena st cu marker de
implantarea

“mecanizin de protectic a pivoielon
pentru dezvollarea panusului , a
hipertropiel museulare suu
septale.s extenzaet caleilicarilor
subvalvitlare,

-valvele olerite sa fie cunwescule st
utilizate curent in unitat de
specialitute din stramatate |
Marunea sohiitatd: N 25 Manjeti
stomdurt

Ceralicare; Certilieal CILE sau
declaratie de conformitute CE in
funetie de evaluurea contformitatii
cu anexele corespunzatoan: pentru
produsele olente - valabil -
conlirmad prin semndtura st
stompily olertaniohtis Certilicat 150
I34835 - valal - conlirmat prin
seimmiitura si tampila ofertantubui.
fnlotuatii cu pivire la studide
clinice electuate de cotre 1a
producator pentru produsul elertat,
*Catadogul
procducdtoralui/prospecte/doeument
e tehiiee de conlirmare a
specillcatiilor telmice pentru
produsal alent pe suport hivbe -
copie — confirmatd prin slampila si
semndlura Partictpantulal, * {n
oferl se va ndica codul produsulu
ofertt pentru a pueea I identiticat
contonm catalogulu prezenial.
Poubry produsele e sau
necuneseute pentry medier, vor i
prezenlale mostre de catre
potential i cistigdtors in termen de 5
sile de a solicire penieu tlestare,

Proteze valvalare eardiace mecanice en
dublu dis¢ cu prefucrarca antitrombotica,
Aortice

7.1

331000041

Proteze valvulare cardiace nwecanice cu dublu
dise cu prelucrares antitrombolticd, stenle,

13ueatd

340

k. Aoitice:

-Inet vadvalar 1 clementul e
celuzie su Ne conlectionat Jin
carbon pil'oliiic eure si purmih'l
etectuares n condipin de sigurnnia s
tard artelacte a exammarilor CF st
RN,

-lnelul i discul sa (e vizibile
radiogralic.
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Nr. d/o

Cod CPV . . Denumire: Bunuri salicitate .

Unitatea de
masura -

.Cantitatea

Specificarca tehnich depling
solicitati, Standarde de referings

7.1

IF00000-1 |Proteze valvuare cardizee mecanice cu dubhe
dise cu prelucrares anGlromboticd. swerile.

[3oeati

5.00

-Profif hemodinamic optim:
~unghi de dischiderca minim 75° -
maxim 85°

~lurbulenta de staza minima
-Tegurgilarea MINImMa o pozitia
mchisa

-valva relabila dupa insertice
-muterialu extil de seoperire a
inelulud protezer sa fNie e struetury
netrombogena si en marker de
mnplantarea

-mecanizm de protectic a pivolelor
pentru desvoltarca panusului , a
hipertropici museulare sau
seplale,a extenziet caletlicarilor
sulvalvulare,

-valvele oferile sa fie cunoscute si
uwtitizale curent i unitalj de
spectalifale din strainolate .
Mirimea solicitatd: N 27 Manjcta
slandlart

Certificare: Certilical CL sau
declaratic de conformitate CE in
lfunectie de evaluarea comformitatii
cu anexele corespunzateare pentru
produscle oferite - valabil -
conlirmal prin semndtuen i
stampila olertantulut; Certilieal 180
[ 3433 - valabil - confirmat prin
senndtura si stampila olerantubui;
informatii cu privire la studiile
clinice electuate de catre la
producaler pentru produsal oferia.
*Catalogul
producitorulut/prospecte/document
© lchnice de contirmurs a
specificainlor tehuice pentru
produsul oferit pe suport hirtic -
copie - confirmald poin stunpila g
semndtura ParGeipantului. * [y
otertd se va indica codul pradusulu
aferit pentru a putea 1 identificat
conforn cataloguhu prezentat.
Pentru produsele noi sau
nectnoseale pentrunedici, vor I
prezentale mostre de calre
podentialii cistigdtor In lermen de 3
zile de fa solicitare pentru testare,

Proteze vabulare eardisce meeanice eu
dubly disc cu prelucracea antitrombetica,
Aarfice.

At

3310000041 [Proteze valvulare cardisce mecanice ou dublu
dise eu preluerarea antilrombotics, sterile.

Bugald

8.00

b. Aorlice:

-Inel valvular si clementul de
veluzic sa (ic produs din carbon
prrolite pur fara scomponente
melalice care s permiti efectuarea
I conditii de siguramid si fara
artelacte a examinanilor CT i
RMN.

-Inelul s discud sa lie vizibile
radiogra fic.

-Profil hemedinamic optim;-
unghit de deschiderea> 85% arcul
de lueru 53¢

~lurbulenty de staza minimn

-regurgitarca minimg in pozitia
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Nr. (Ih.; :

Cod CRV'

Denumire: Bunuri seliciéate

Unitatea de
Cmdsura

~Cantitatea

Specificarca tehnici deplini
solicitati, Standarde ¢e releringi

&1

33100000-1

Proteze valvalare cardioee mecanice cu dublu
dise cu preluerarea antitrombolied, sierile.

Bucatd

8.00

inchisa

-valva rolabila dupa insertic
-muteriatu textil de acoperire a
inelului protezet sa fie cu struciara
netrombogena si cu marker de
nmplantarea | clasa [-A
antitromboza ACCP

~miccanizm de prolectie o pivotelor
pentru dezvoltarca ponusalu | o
hipertropier musculare sau
sepeale.a extenzie ealeificarilor
subvalvutare. —-gradientul
tramsvalvular man nuc de 10 mm Hg
=valvele olerite sa e cunescute si
utilizate curent m unitati de
specialitate dinstramatate |
Mirimen soliciatd: N 19 Manjeta
redusi

Certitieare: Certilicat CI sau
decharatic de conformitawe €I in
[unctie de evaluaren conformitatii
cu anexele corespunzatoare peniru
produsele olerite - valabl -
conlirmat prin semndturs si
stampila ofertantulu: Certitieat 150
13485 - valubil - confirme prin
semndlura 31 stampila olerianud i
Informatii cu privire ko studinle
eliniee cleetuate de catre ka
producator pentru produsut ofertat
#Catalogul
producitorului/mraspeceidocument
¢ tehnice de conlirmare a
speeilicapiilor tehniee peairu
prmlusu] alerit pe suporl hirtie —
eopie ~ confirmatd prin stampila g
semnatura Participantului. * In
ofertd se v indica codul produsului
olerit pentra o putea 11 identilical
conlem catalogulud prezentn,
Pentru pradusele not sau
necunoscute pentru medic, vor fi
prezentale mostre de editre
polentialii efstipator in termen de 3
zile de L soliciare peniry lestare,

Proteze valvulare cardiace mecanice eu
dublu dise cu prefucrarea antitrombaotica,
Aortice.

9

33100000-1

Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu
disc cu prelucrarea antitrombaoticd, stertle.

Bucati

20,00

b. Aorhice:

-fel valvualar 21 efementul de
ocluzie sa e produs din carbon
pirelilic pur (ard componente
melalice care s permitd eloslunea
i conditii de siguruntd 31 fard
artetaete o examindrilor U s
RN

-fnelul 1 diseul 53 tie vizibile
radiograhe.

-Prolil hemodinamic optin:-
unghui de deschidercaz 83%arcul
de fueru 33¢

-turbulenta de stazaninima
-repurgilarea tinima n pozita
inchisa

-vabva rotabila dupa inserue

-matertalu texiil de seoperire a
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Nr, dfo

- Cod CPY

Déenumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
maAsura

Cantitaten

Specificarca tebniceit deplini
solicitatd, Standarde de referint

W1

F3100000-]

Proteze vabvalure carditiee mecaniee en dublu
disc cu preluerarea amlilromboticd. sierile,

Bugald

20.00

inelului protezed sa e cu siructura
netrombogena si cu marker de
implectarea , Clasa [-A
antiromboza ACCP

-mecanizny de prolectic a pivetelor
pentru dezvoltarea panusului | a
hipertropics museulare sau
seplale.a exlenzic ealeilicarilor
subvalvuiare, -~gradientul
transvalsvular wal mic de 10 min Mg
-valvele ofente sa fie cunoscute si
utilizale curent in upitatz de
speeialitate din strainatale |
Mirimea sobcitid: N 21 Manjetd
redusd.

Certificare; Certificat CF sau
declaratie de conformitate CF in
Funetie de evaluaren conformitatii
cul anexele corespunzatoare pentrit
produsele oflerile - valabil -
conlirmal prin scmndlura si
stumpila ofertantulun, Certifiout 1SO
13485 - valabil - confirmat prin
semudtura 31 stampila oferaniului;
Informatit eu privire Ta studiile
elinice efectuate de calre [a
producator pentru produsul olertat
*Cualogul
producdtorulw/prospecte/dosument
¢ lelnice de conlirmare a
specificatiilor ehnice pentru
produsul oleril pe suport hirtie ~
copie = confirmald prin stampilu 51
sermdiura Pacticipantului. * In
olertd se va indica codul produsului
ofertt pentru a pulea fi identitioat
conform eatalogutui

prezentat. Pentru pradusele noi sau
necunoscute pentru medicl, vor (i
prezeniale mostre de cltre
polenlialis eistigatorn in twrmen do 5
2iie de ta salicitare pentru testare.

i

Protese valvalare cardinee meeanice cu
dublu dise cu prelucearea antitrembotica,
Aortice,

[01

331060001

Proteze valvulare cardince meeanice e dublu
dise v prefucrasen antitromboticd, sterile,

Bueatd

16.00

b, Aetlice:

-Inel valvular si clemenial de
ochizie su fie produs din carbon
piralitic pur fara componente
melahice care si permitd efectuaren
fn conditii de siguranti i fara
arlefacte a examinarilor CT s
RIVIN,

-Inelul i disou] sa e vizibile
raciografic,

-Profil hemadinamic optin: -
wighii de deschiderea> %3¢ arcul
de luere 33°

-lurbulenta de staza minima
-regurgilarea minima in pozitia
inchisa

-valva rotabila dupa nserte
-aterizlu extii de acoperire a
melului protezei sa fie cu structura
netrombogena si cu marker de

implantares | clasa [-A
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Nr..d/o|

Cod C_PV:.-

. Denumi e Bunuri solicitate

Unitaten de
‘masura -

Cantitaten

- Specificares tehnici deplini
solicitati, Standarde de referingi

0.1

I3 10G000-]

Proteze valvulare curdinee mecanice en dublu
dise cu prelucrarea antitromboticd. storile,

Bucuta

16.04)

antitromboga ACCDP

-meeanizm de prolectic a pivotelor
pentru dezvollares panusulai | o
hipertropiei nesculare sau
septale,a extenviel caleilicariler
subvalvulare. --gracientul
transvalvadar mai nme de 10 mm [
-valvele oferile sa {ie cunoseule s
ulilizate eurent in uniti de
specialitate din strainatate |
Marmea solicitati: N 23 Manjeta
redusa.

Corlilicare: Certificat CLE sau
declarativ de conformitate CE in
Cunetie de evaluares conlornmitatii
ci anexele corespunzatoare pentru
produsele olerite - valabil -
contirmat prin scrndlura si
stamila olertantuhur; Certifical 150)
E3485 - valabil - conlirmat prin
sermdlurn st stampila olertantulu:
Inlormatii cu privive la siudille
clinice electuate de catre la
proclucator peatru prodosul olertat
#Catalogul
produeitorului/prospeclefdocument
¢ tehmice de conflirmare a
specilicatiilor wehnice pentru
predusul olerit pe suport hirtie —
copie - conlimnatd prin stampila si
senmditura Participantului. * [n
ofertd se va mdica codul produsulun
oleril pesntru a putea b identificat
conlonm cataloguiug

prezemtat. Peatru produscle sioi suu
necunoscte pentu medici, vor i
PreFeutale mostre de edtre
potentialy eistigdten n termen de 3
zile de fu sohctlare pentiu teslare,

11

Prateze valvulare eardizee meeanice cu
dublu dise cu prelueraren antitrombotica ,
Mitrale,

3F 00000

Protere valvulare cordiace mecanice cu dublu
dise cu pretucrarea antirtomboned, sterile.

Bucata

12.00

b. Mitrale

el valvulor st elentenu] de
ocluzie sa fie produs din carbon
prrehie pur fara componenic
metabice care si permili elecluares
in condiiil de sigurongi gi s
artefacte metatice 2 examingrilor
CT si RMN

-Tnelul 53 discul 58 Ne vizibile
radtogralic.

- Prolil hemodinamie oplim:
-uighit de deselideren> R3%areul
dle loery 337

~turbulenta de staza minima
-TegurgIlares nuRma in pozitia
inchisa

=valva rotabtla Jupa inserue
-materialol (eestil de alcupcril'c i
melubu protezer sa [ie cu strueturs
netrombooena s1 e marker de
implantareelasa A antitromboza
ACCP

-mecanizm de proteclic & pivotclor
pentri desvoltaren panusulun | o
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
- miisura

- Cantitatea

Specificarea tehuich doplina
solicitatd, Standarde de referin(a

11.1

AX0O000-

Proteze valvulare cardisee mccanice cu dublu
dise cu prelucrares antitcombotica. sterile,

Bucata

12.00

hipertropiei museudare s-au
seplale.a extenzicl caleilicarilor
subrvalvulare

~gradientul transvalvular mai mic
de 10im Hg

-valve olerite sa Hie sunoscute si
ulilizate curenl m unituli de
specialitate din siramatate
Mirimea solicitatd: N 27 Munjeld
slandart.

Certificare: Certilicat CF sau
declaratic de contormitate CF in
funclie de evaluarea conlornucati
cu anexele coresplnzatodre peniry
produsele oferite - valabil -
confirmat prin semndiara si
stampila ofertantulw;, Certificat 180
{3483 - valabil - confirmat prin
semuétura §i gtanpila ofertantului;
Inlommali cu privire la studiile
clinice clecluate de catre la
producator pentru produsul olertal
*Catalogul
producatorului/prospecte/document
e tehnice de confirnire o
specilicaiilor chnice peatru
produsul oferit pe suport hirtie -
sopic - con{irmald prin slampilu sl
semndtura Pacticipantului. * In
ofertd se va indiea codul produsului
oferit pentru a putea {1 identiticat
canform catalogului

prezental. Penlre produsele net san
necunoscile pentrit medicd, vor fi
prezentate mosie de clitre
potentiali efstigaton in termen de 3
zile de la solicitare pentru testare.

Proteze valvulare cardiace meeanice cu
dublu disc cu prelucraren antitvomboticn ,
Mitrale,

121

3300000~

Proleze valvulare cardiace mecanice eu dubly
dise cu prelucraren mntitrombotica, sterile.

Buead

20.00

b, Mitrale

-Inel valvular si clemenl de
ocluzie sa fie produs din carbon
prcelitic pur fara componcute
metalice care 53 permild efectuarea
in condiii de siguranid $i ira
arlelucie metalive a examindrilor
CT 51 RVIN

-Inelul g1 dizeul sa fic vizibile
rachiogralic.

- Profil hemadinamic optir:
~unghii de deschiderea> 835° areul
de lueruy 55°

-turbufenta de staza minima
-regurgitarca mimima in pozilia
inchisa

-valva rotabila dupa insertie
smaterialul teestl de acoperire a
melulul protezei sa fie eu struetum
netrombogena 51 eumarker de
miplantare. elasa [-A antitromboca
ACCE

-mecanizm de prolectie a pivolelor
pentre dezvoltarea panusului | a
hipertropiel musculare s-au

seplale.a extenzic caleilicarilor
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Nr. /o

Cod CPV.

enumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
maisura’

: Ca_nﬁt__a_ltcn

. Specificarca tehnicdt deplina

‘-solicitata, Standarde de reforinga

.0

33100000-1

Proteee valvulare cardince mecanice cu dublu
dise cu prelucrarea antitromboticd. sierile.

Bucatd

20,00

subvalvulare

~gradientul transvalvalar i mic
de 10 min [1g

-vihve oferite sa the cunoseute si
utilizate curent in unitatt de
spectahitue din strainatate
Marimea solicitotd: N 29 Manjeta
stunelart,

Certithicnre: Certilicat CL sau
declaratic de contormitate Cl m
funetie de evaluares conlormilatiy
eu mexele corespLNZatoare pentm
produsele olerite - valabil -
conlirnal prin semnalura $i
stampila oledantulul; Certificat [SO
P3R5 - valalnd - conlirmat prin
sendtura i stanpila ofertantiluis
Inlermii cu privire L studitde
clinice elctuate de catre 1
producilor pentru produsul oleri
*Cuataloyul
producitorului/prospecile/document
¢ lehnice de confirmare o
specificatilor whuive pentru
preslisul oferit pe suport hirte —
copie — conlirmatd prin stampila si
sendlura Partieipantudun, * In
elerld se va mdica ecodul produsalu
oferit pentru a putea i identiticat
confonn catalogului
prezental.Pentru produsele nod siu
uesunosee pentru medier, vor 11
prezenlote mostie de ciire
potentiali cistgdton in lermen de 3
zile de la solicitare pentru testare,

t3

Praoteze valvalare eaediace meeanice cu
tublua dise cu prelucrarca anfitrmmbotica ,
Mitrale.

33100000-1

Protese valvolare cardiace mecanice cu dublu
dise cu prelucrarea antilrombousi. sterile,

I3ucatd

b, Mitrake

-Tnel valvalar st clemental de
ovluzie sa lie produs dincarbon
pirohtic pur fara componente
metalice care s permild clecluaren
i condim de sigurangd 51 FArd
artetacte metalice 2 examundrilar
CT 5 RN

-Inelul 51 diseul si he vizibile
rudiogralic,

- Protil hernodinasiie opting:
-unghii de deschidersa> 83° arcul
de luerua 357

-turbulenta de stuza mining
-regurgitarea mimima in pozitia
nchisa

-valva rotabila dupa insertic
-matertadul teesti] de acoperire a
inelului protezel sa Fle cu structura
netrombogena st cu matker de
implantare cliasa [-A antitromboza
ACCP

smecanizm de protectie a pivetelos
pentru dezvoltarea panusulul , a
hipertropier museulare s-au
septade.a extenzien caleiticarilor
stbvalvidare

~gradieniul transvalvular mal mie
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Nr. d/o

Cod CPV

Denunire: Bunuri solicitste

Unifatea de
masura

- Cantitatea -

Specificarea tehnica deplind -
solicitata, Standarde de referinta

13.1

33100000+

Prolese valvulare cardiace mecanice cu dublu
dise cu prelucrarca antiromboticd. sterile.

Ruead

Yde 10 mm g

=valve oferile sa e cunoseute si
tilizate curent im witati de
specialitate din strainatate
Marimea sobicitald: N 31 Manjetd
standart,
Cerlificare: Cerlilicat CI sau
declaratic de conformitaie CE in
(anctie de evaluares conformitalii
ol anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite - valabil -
confirmat pun semniluea si
stampila ofertantului; Cerificat 15O
L3485 - valabil - confirmat prin
senmnditura §i stampila ofertantulut;
Informatii cu pravire la stadiile
clinice clectuate de catre In
producator penten produsul ofertat
*Catalogul
producdiloralw/prospecle/document
¢ tchnice de contirmare a
specificaliilor tehnice pentru
produsul oferit pe supot hirtie -
copic ~ confirmatd prin gampila si
semndtura Participantulu. * [n
oferta se va indiea codul produsului
wlerit pentru a puten i3 identilica
contorm catalogudui prezentad,
rentru produsele not sug
necunosewle pentru medici, vor [
prezeniate mostre de clitre
potentiadi: eistigdion in termen de §
zile du Ja soligilare pentru festare.

14

Proteze valvulare cardince biologice,
Avrtice.

I3100000-]

Proteze vahvulare cardiace Diologice, stenle

Bucat

a.Aortice

-lesut biologic a valver: valva
percina sau pericard bovin cu stent
fTexibil din polimer eu tred suspide
separale montale individual pe stent
-lrulament awlicaleificare dovedil de
trialuri ¢limce . controlate publicate
inreviste de specialitate
recunoscute

-descludere sinerona a foileloy
sconfiguratic supraanulara

-divain radiopac

-profil vit mai redus(protuz ic
aortica minima)

-tralament cu glutar —aldeluda
~clurabilitate dovedita de 20 ami prin
studdis elinice publicate . Marmen
solicilatd: N 2]

Centificare: Certificat CT sau
declaratie de conformitate CF in
tunctie de evaluares comformitatii
cu anexele corespunzatoare pentru
produsele olerile - valabil -
sonlirmat prin semndtura si
sampila ofertantului; Centificat 15O
13485 - valabil - confirmat prin
semmiitura §i stampila ofertantul ui;
Informatii cu privire la studiile
clinice eleciuate de eatre la
producator pentru produstt ofertal
*Calalogul
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N'r; div

Cod CPV

" Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
maisura

Canti tatea

Specificarca tehnicd deplini
solicittii, Standarde <de referingd

14,1

33100000-

Proteze valvulare cardiace biologice, sterije

Bucati

3.00

producdtorului/prospecie/document
¢ ehiiee de contirmare a
specilicatinlor tehnice pentru
produsul olerit pe suport hirtie -
copie ~ conlirmald prin stampila 51
sentdturg Participantului. # fo
elertd se va indica codu) produselui
elenit pentr i putea 1 identificat
conlonn catalogulu
prezentat.Pentru produsele noi sau
nectnoscute pentru mediel, vor 1
prezentate mostre de cétre
potentiaiu cistigalort in lermen de 5
zile de T selicitere pentru teslare.

Proteze vitlvulare cardiace biologice,
Aortice,

331000041

Protere valvulare cardiace biologice. sterile

IBucats

.00

4 Aortice

-tesut bivlpgic a valvel: vabva
porsing sau peocard bovin cu stent
Mesibil din polimer eu tel cuspide
sepurate montale individunl pe stent
-tratament anticalerlicare dovedit de
wialuri elinice.controlate, publicate
in reviste de specialitate
recunascule

~deschudere sincrona a {oitelor
-conliguratic suproanulara

-chzann radiopae

-profil ert msgn redusiprotruzie
aorlica ynnnna)

-iratament ¢u glwar —atdelsida
~durabibitate devedita de 20 ani prin
studil clinice publicate . Marhnes
solloitand: N 23

Certificare: Certiticat CIZ sau
cdeclaratie de conformutate CH
functie de evaluaren conlommilatii
cU anexele corespunzatoare pentig
produsele elerite - vulabil -
continmat prin senuiturg i
stamymla ofertantulus; Centtficat 180
13485 - valalil - conlirmat prin
senmdtura si stampila olertantilui:
Inlormadii cu privire la stodiile
clinice electuale de catre la
producator pentru produsud olertat
*Catlogul
preclucdtorulu/prospecteddoe ument
¢ tehniee de conlirmare ¢
speciticatiilor tehmea pentry
proclusul alerit pe supon hirtie -
sopie — confimmatd prin stampila si
serndlura Participantidul, * In
oluertd se va indica codul produsului
ofertt pentru a putea [ identiticat
conform catalogului

prezentul Pentru produsele nol s
necunoscole pentry medict, vor i
prezentote mostre de cditre
polentialii cistigdtor in teamen de 3
zile de la solicitare pentru testare,

6

Protere valvulare cardiace biologice,
Aortice,

l6.1

331000001

Proteze valvulare cardiaee biologice, stenle

Bireats

12,00

a.Aorlice
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitaten de
niEsura

Cantitaten

© Specificarea tchnici depling -
solicitatd, Standarde de referinga

16.1

33A0000-1

Proteze valvulare cardiace bivlogice, sienile

Bueatd

12.00

-lesut biologic a valver: valva
porcing sau pericard bovin eu stent
Oexibal din polimer ¢u et cuspide
separate montate individual pe stent
-tratament anticaleificare dovedit de
triadun elinice controlate publicale
w reviste de specialitate
recunoessute

-deschiderg sinerona a foielor
-eonfiguratie supraanulara

-dizain radiopae

-profil eit mai redusiprotruzie
aortica minima’

-ratament cu ghutar —aldehida
-durabilitate dovedita de 20 ani prin
studii chnice publicate Mirimea
solicitatls N 23

Certilicare: Certificat CI7 sau
declaratie de conformilate CH in
functic de evaluarca conlormitatii
cu anesele corcspuizatoars peniru
produscle olerile - valabil -
confirmat prin semndtuta s
stampila ofertantului, Certifieat 180
13485 - valabil - coofirmal prin
semmalura si stampila oleraniaui;,
Inforumatii v privire la studiile
elinice elecluate de calre la
producator pentru produsul ofertal
*Catalogul
producdtorului/prospecteidocument
¢ whnice de conlrmare a
speeilicatiitor tehniee pentru
produsul ofent pe suporl hirtic -
copie — conlirniald prin stampila yi
sendlura Participantului. * [n
ofertd se va indica codul produsutin
oferit pentru a putea 1 identiticat
sonform catalogului

prezentat. Pentru produscle noi sau
neeunoseute pentea medicl, vor M
prezentale mosire de citre
potentialii cigtiedtor in termen de 3
zite de lu sulicitare pentru testare,

17

Proteze valvulare eardiace biologice,

Aarlice,

17.1

33100000-1

Proteze valvulare cardiace biologiee, sterile

Bucata

12.00

b.Aotlice

-tesutul biologic al valvei: pericard
bovin

-valva biologica din pericard
bovin, (isat neutru in baie de solutic
de glutaraldehida prin procedeu

L Lara stress™

-tratament anti-caleificare combinat
cw sufactanti si solventictanol si
Tween-80 pentru eleminaren
chicienta a foslalipidelor si
reducerea caleificarilor

- lratament anti-caleilicare in 2
clape: lermica si chimica.care
asigura extragerea in proportic de
984 a ambelor situsuri de legare o
caleiu]u

-valva s lie conlectionata din trej
valvude separate selectionate si
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"Cod CPV 3

Ne. d/o Denumire: Bunuri solicitate Umt-aum de Cuantitaten S'p.oml"'lcm'cn tehnicd deplina
_ misura solicitati, Standarde de referingi
17.1 33100000-1 [Proteze valvulare cardiace nologice, sterile Rueati 12.00lixate lu nivelul suporturilor

verticale Lura siress lzie-nceanic
pentru ducabelitade s evitarea
rupturifor

-thontarea vilbvglelor sa fie
eliectuata pe un suport flexibil
clastie.dm alia)

metulied Titin, Cobal Nichel) revisic
nt la coroziune,pentru durabilitate.
~vithvulele sa o aiba conoet cu
structurt cu potential abraziv i
umpul funclionanii,

-vaiva rebuie sa dispuna de un
stone de dirabilitategubsenia
ruplurtlor sifsau caleificarilor in
ambele poziti mitrala si aorticay de
peste 200 ami la un nwmar
considerabil de holnavi-studii
clmice publicate in literatura de
specinditale.

-fornu cilindrica in pozitic deschisa
-faru contaet m {imclionare ntre
valvule sitextura pentru evilaren
abrazsunn

-inel de sutura din silicon acoperit
cu PTFLE impletit pentru [avorizaren
cresierii tsulire oo contur valuril
CUre 3a TONPOCie anatomia valvet
artiee; ineiul sa fe moale si
compliant

-pront cat mai redus (Jow protile)
-deschidere sinerona 4 loitelor
=penlru pozitic miala so {ie
sulgurdie maring e 23-3 lmm

- pentru pogilic aorliva sa [
so1gurate waning mtre 19-2%um
-valvele ofente sa fie cunescute si
a1 lost fulosite sau testate
serviendl beneliewralu, in onita
de speciaditate din tara sau
strainaie

- valva trebuie sa aibu uprobares
FIA L Food and Drug
Administration” din partea SUA
pentrg ulileare elimed. Miarmea
soleitati: N 23,

Certificare: Certilicat CIF sau
declaratie de conformitate CH m
Functie de evaluaren conformitatil
vl {'lllcxcll.‘ COTCSPUHZHU){IT'C pcnlt'u
praciusele olerite - valabil -
conlirmal prin semndtura §1
stampila ofertantabw: Certifical 150
13485 - valabil ~ confirmat prin
senmudluta §1 stampita ofertanivlui:
hifermatin ¢ privire la studiile
clintee etectuate de eatre la
producator pentru produsul olertat
#Cattlogul
praduacitorlui/prospeeieddoc ument
e tehitice de contirmare &
speeificatiilor tehnice pentru
procdusl eferit pe suport hirtic —
copic — conlirmald prin slampila $i
senmndtura Participanteha. * In
afertd se v indica codul produsului
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Nr. dfo

Cod CPV

Denunire: Bunuii solicitate

Unitarea de
mitsura

Spcéiﬁésirc_a tehnici deplina
solicitad, Standarde de referin(i

17.1

33a0000-1

Proteze valvulare cardiace biologice, sterile

[Bucala

oferit penlru a putes [ identificat
conlom catulogulu

precertal Pentru produseie noi sat
necunoscile pentr mediet, vor i
prezentate 1mostre de catre
potentialii eistigdtor In tenmen de 3
zile de fa solicttare pentiy testae,

Proteze
Aortice.

valvulare eardisce bislogice,

18.1

FO0000-

Proteze valvalare cardince biologice, sierile

Bugcatd

b. Awvrlice

-tesutnl bielogic al valvei: pericard
bovin

-valva biologica din pericard
bovin,fixat neutru in baie de solutie
de glutaraldehida prin proceden
ara stress™

-tratament anti-caleifeare combinal
ou sufactanti st solventiclanol si
Tween-80 penten eleminarea
elicienta a foslolipideler 51
reducerea caleiliearilor

< tratament anbi-caleiicare in 2
clape: ermuicy st chinsion,care
asigura exttagerea in proportie de
98% a ambelor sitwsuri de legare a
calciuluij

-valva sa fie conlectionata din (e
valvule separste selectionale si
fixate ta nivelul suporiurilor
verticale fara stress lizic-mecaric
pentru duralnlitate si evitarea
rupturilor

-monfarea vabadelor sa fe
clectuata pe un suport flexibil
clastic dim aliaj
metalic(Titan,Cobalt Nichel) reziste
nt la coroziune,pentry durabilitate,
-valvulele sa nu aiba contact cu
structurs cu potental abraziv in
timpul [unctionarii.

=valva trebuie sa dispuna de un
isloric de durabilitatetabsent
rupturilor sifsau caleificarilor in
ambele pozitii mitrala si aortica) de
peste 20 am la un oumar
considerabil de bolwavi-study
cliniee publicate n literalurs de
specialitate,

-lorma cilindrica in pozitie deschisa
-fara sontact in functinnare intre
valvule si textura pentry evitarea
abrazitsii

-inel de sutura din silicon acoperit
cu PTEE implell pentru favorizares
cresterii tsulare .ou conur valurie
Care sa respectc anatomia valver
artice; inelul sa fie moale si
compliant

-prolil cat maw redus (low prolile)
~desehidere singrona a foitelor
-peniru puzitic mitrala sa G
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Nr. dfe

Cod CPV -

-~ Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
. DHsura

Cantitaten

Specificarea tehnica deplin
solicitatd, Standarde de referinti

18.1

T300000-1

Preteze valvulare cardiase biologice, sterile

Bucatsd

3.00

saigurale marini intre 23.3 Imm
- penry pozitie aortica sa fie
saigurale marini e 19-29mm
-valvele olerite su fre eunoseute si
50 [1 Tost folosite sau testate in
servieiul beneficiaruiot, in wnitali
de specialitate din tara saw
strainalate

- vilva rebuie sa aibi uprobare
FDA Food and Drug
Adnnmstration” din partea SUA
pentru utilizare elisicd, Mirhmes
solicitata: N 235

Certtlicare: Certilicat CE sau
declaraiie de conformitate CI3 in
Funetie de exvaluarea conformitatn

cu anexele corespunzaloare pentru
produsele olerite - valahil -
confirmal prin semnitura s
stamptla eletantului; Certiieat TSO:
13485 - vatalil - confirmat prin
semndlura 1 stamptla olertantalu:
Informatil cu privire la studnle
clinice electunte de catre 1a
praducator pentre produsul otertat
*Calalogul
praduedtorului/prospecte/document
¢ ehniee de conlirmare a
speetficatitlor tehnige pentiu
praclusul oferit pe suport hirtie —
copie — confirmata prim stampila i
semndtura Participantdui, * In
olertd se va indics codut produsula
oferit penlru o priea 1 identitical
conlomm catalogul
prezentat.Pentru produsele noi sau
necunaseite pentrw medier, vor
prezentate mostra de eélee
petendialii eistigdton inermen de 3
zile de ln sohcivre penlru esiare,

Profeze valvalare cardiace biologice,
Aortice.

19.1

33100000-1

Proteze valvulare cardiace binlogice. stevile

Huentd

At

-tesul biclogic al valveipericard
hovin lura componune din wsul
G

-vilvi constrinig dintr-o singuar)
Foita 51 sa fie cu trel valvale

-valva biologiea din perreard de
origine animala, stabilizal neutri en
solune glimaraldehida, cu valente
anticeloi{icore cu sau oz
neulrilizare

—posibihtatea de poritionare total
supraanulara

-foita din pericard bovin sa lie
montaty pe exteriorul uowi sien
clastic, rezstenl T corosune pentru
durabeliale in timp

-stent cu prolil redus, vizihil
racivlogic m otaliate

=forma sihindrica i pozine deschisa
-valva conservata In solutie
[ormalctelida

-prolil el mat redus
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Nr. dio

Cod CPV

Denumire: Bunari solivitate

Unitatea de
MAasuTa

Cantitatea

“Specificarca telmich deplini
soficitati, Standarde de referints

141

331000001

Proteze valvulare cardince biologice, sterile

Bucaa

3.00

Marimea soheitata: N 2 1.
Certilicare: Certificat CIE sau
declaratic de venformitate CE in
Funectie de evaluarea eonlormitatii
cu anexele corespunzatoare poatu
procusele oferite - valabil -
confirmat prin semndlura s
stumpila ofertantulul; Certifical [SO
L3485 - valubil - confirmat prin
semndtura 31 gtampila ofertantului,
Informatii eu privire la studiile
elinice efectuate de catre la
producalor pentri produsul olertat
*Catalogul
producitorului/prospecte/dosument
e lehniee de confirmare o
specifieatiilor lehnice pentru
produsul elerit pe suport hirtie -
copie - confirmatd prin stampila $i
senmdlura Parlicipantuful. * In
ofertd se v indica codul produsului
oterit penlru a puten {1 identificat
conlotm catalogului

preventat Pentru produsele noi sau
necunoseute pentru medici. vor I
precentale mostre de calre
potentialil ¢istigitor: in lemen de 3
zile de fa solicitare pentru testure.

21

Proteze
Aorlice,

valvulare cardiace hinlogice,

2001

331000001

Preteze valvulare cardiace biologieu. sterile

Buecatd

8.00

b.Aorlice

-lesul biologic al valvei:pericurd
bovin lara componenie din teswt
porein

-valva construita dintr-o singury
Foita 51 sa e cu trei valvule

~vaiva biologica din pericard de
origine amimala, stabilizal neutru cu
solutie ghuaraldehida, cu valente
anticaleificare cu saw fara
neultralizare

-posibilitatea de pozitionare total
supraanulara

-larta din pericand bevin sq Ge
montala pe exteriorul uu sten
clastic, rezistent lu coroziune pentru
durabelitate in timp

-stent o profi! redus, vizibil
radiologic n wialilae

-lorma cilindrica in pozitie deschisy
-valva conservata o solutie
Formulduehida

-profil eel mai redus

Mirimea solicitata: N 23,
Certificare: Cortiticat CE sau
declaratie de conformitate CE in
functic de evaluarea conformitatii
e anexele corespunzatosre pentry
produsele oferite - valabil -
confimmat prin scminitura si
stampila efertanialui: Certiticat 180)
13485 - valabil - confirmat prin
semnilura st stampilu ofertonl i,
[nformalii ¢u privire Ia studiile
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire; Buniuri solicitute

Unitatea de
‘masura

. Canfitat_ea’

S|lé¢il':cm‘ea_ tehnici deplind
solicitafi, Standarde de referinti

20.1

33100000-1

Proteze valvulure cardioee biologice, slerile

Bueata

8.00

eliniee efectuate de calre la
producator pentru produsul olertal
*Catalogul
producdloralui/prospecic/document
e tehnice de conflrmare a
speetlicatiilor tehnee pentru
produsul olert pe suport hirtie —
copie ~ confirmatd prin stampila g1
semndtura Participantului. # {n
ofertd se va indica codul produsului
oferit pentrua putea (i identilivat
contonn catalogului

prezentat Petitru produsele not sau
neeunoseute penbra medien. vor
prezentate mostre de edire
petengialii eistigdtori i termen de 3
=le de Ta solicitare pentru lestare,

Prefece valvulare cardiaee biologice,
Avrtice.

3310Q000-1

Proteze valvulere cardinee biologiee, sterile

Bucutd

3.00

L Aortice

-tesut biologie al valverpericand
bovin Tara componente din tesw
porein

=vabvi construita dintr-o smguari
Fotta st sa (e cutred valvile

-vabva bivdogics din pericard de
origine animali, stabadizat neutru cu
solutie glutaraldehida, cu valente
anhicaleificare cu sau fara
neutralizare

-posibililatea de pozitionate total
supragnulary

~foita din pericard bovin sa e
montata pe exteriorul tnud sten
clasbic, rezustont la coroziune pentru
durabelitate in timp

-stent cu profi redus, vivibil
radielogic in talitte

-foma silindrica in pozitic deschisa
-valva conservaia in solutic
Fonmaldehida

-profil eel mat redus

Mirimea solieitald: N 25
Certilicare: Certilicat CIF sa
declaraie de conformitate CEF in
Funetic de evaluarea conlormitain
<l Ellll}:\‘lﬁ](_‘- CO]'CSpUI'{?.EI{OﬂI'B ]')L‘-'Ilt]'i,i
produsele olerite - valabil -
conlirmat prin semndura $i
stampila ofertameiu: Certifical [S0)
134835 - valabil « confirmzl prin
semuritiea 31 stampila ofertaniwiui:
Inforuatt cu privire la studnle
chinice electuale de catre la
produsator pentai produsul ofertat
*Catalogul
proaducitoruli/prospectel/dac raent
¢ tehnicee de conlirmare a
spectficaiiilor telinice pentru
produsitl oferit pe suport hirtie -
copic - conlimnald prin stampila
senmdtwra Participanuaduz, * 1n
olertit se va mdiea codul produsului
olent peniru a putes fi 1dentitieat
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate |

Uwnitatea de
masura .

Cantitatea

Specificarea tehnic depling
solicitati, Standaride de referinta

b

3300000-1

Proleze valvulare cardiace biologice, sterile

Buocatd

5.00

conlonm calaloguln
prezentat.Pentro produsele noi sun
necunoseule pentre medicl, vor fi
prezentale mostre de ciitre
polentialil ¢igtigdtori In tenuen de 3
zile de la selicitare pentu testare,

Protere valvulare cardiace biologice,

Mifrale.

&
taa

331000001

Proteze vatvalare cardiace biologice, sterile

Buvatd

12.00

c.Mitrale

-tesul biologic a valver: valva
porcina sau perivard bovin cu stent
[lexabil din polimer et trei cuspide
separale montate individual pe stent
-iridement atticaleilicare dovedil de
trialuri elinice.contrelate publicate
in reviste de specialilale
recunoscufe

-desclidere sierona a foilelor
-conliguratie supragnutara

~dlivain radiopac

-tratment ou glutar —aldehida
-durabelitate dovedita de 20 ani
prrin stadiz clnuee publicate.
Mirimes solieitatd: N 27
Certificare: Certifical CI2 sau
declaratic de conformitate CTE in
functie de evaluarea conformitadii
e anexele corespunzatoare pentia
pradusele olerite - valalul -
confirmat prin semndituta g
stampila ofertantului; Certificat 180
F3dR3 - valabil - conlirmul prin
sermmdlura st stampila olerantalui;
Informatii cu privire la studiile
cliruce efectuate de catre In
praducator pentru produsul ofertat
*Calalogul
produciiorului/prospecte/doctment
¢ {chnise de eonfirmare o
speeificatiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hirtie -
copie — confirmald prin glampila si
semndtura Partterpantului. * In
olertd se va indica codul produsulug
elerit peniru a putea 1§ identificat
conform catalogului prezeutat.
Pentru produsele not sau
necunaseute pentie medict, vor £j
prezentate mostre de eitre
poteniiahi ciyligdtori in termen de 3
zile de la soligitare pontru estare.

Proteze valvulare cardiace binlogice,
Miterale,

Pt
)
—_

33100000-1

Proteze valvulare cardiace hiologice. sterile

Bucala

[2.00

¢. Mitrale

-tesut biologic a valvei: valva
porcing sau pericard bovin cu stenl
Oexibul din polimer cu trel cuspide
separate montale individual pe stent
-tratament anticaleiticare dovedhit de
trialuri clinice.controlate, publicate
in reviste de specialitate
TeCUNoseLR

-deschidere sinerona a loticlor
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Nr. dfo

Cod CPV -

Denumire: Bunuri solicitate

Unitaten de
misura

Canfitatea’

Specificarca tehnich deplind
soficitatd, Standarde de referintii

231

313100000-1

Proteze valvolure cardiace biologice, sterile

BBucata

12.00

=00 ﬁglll'illi'.‘ Sllprﬂii Illllill'{l

-drzain radiopac

-tratament eu ghutay —aldehicdu
-Uuribelitate dovedita de 20 ani
prin studin ehinice publicate.
Marmmea sobiciatd: N 29
Certilicare: Certifieal CE sau
declaratic de conformitate U1 in
[anulic de evaluaren conformitati
cu anexele corcspumzateare pentru
produsele oierite - valabil -
confrrmiat prin semnditura st
gtumpily alerlantuluen Certilicat 15O
134835 - valabil - confirmat pein
serndlina 51 glarmytla olerantlui:
Inlormuatii su privire la studiife
cliniee efectuate de catre la
producator penfru produsul oferlut
*Catalogul
produciitarului/prospecteidecument
¢ lehnice de conlirmare a
specilicatitlor telnice pentru
produsul oferit pe suport hirue -
copie — confirmatd prin stampila i
semnnitura Parteipantuiui. * In
ofertd se va indica codul produsulu
olent pentm a putea {1 identilicat
conlorm catalogulul presental.
Pentru produsele not sau
necuneseute pentru medicl, vor 01
prezentate mostre de editre
polentiali eistigdtor i termen de 3
zile de o salicitare pentra lestare,

Proteze valvulare cardiace hivlogice,
Mitrale.

33100000-1

Proteze valvulare cardince biologice, sterile

Bucaldl

EH.OO

¢ Matrale

-tesut biokogie a valver: valve
porcit sau pericard bovin cu slent
Clexibil din polimer cu trei cuspide
separate moente individual pe stent
-tratament anticaleilicare dovedit de
triaturt chimee contrelate publicaie
n reviste de specialilale
recunoscute

-tleschidere sincrona a foilelor
-conliguratic supraomulara

dfrzann radiopag

-tratamient cu glutar —aldetuda
-durabelitate dovedila de 20} ant
prin studiy climee publicate.
Marimea solicitall N 31
Certilzeare; Certifical CL sau
declaratic de conlormitate CI2m
functie de evaluarea confonnitati
cu anesele corespunzateare pentiu
pradusele oferite - valabil -
conlirmet prio seomndlury i
stampila olerlantului: Certilieat 1540
I 3485 - valabil - conlimant prin
semiditura $i stampila olerantudn;
Infenmatii cu privire la studiile
clinlee efectuate de catre a
producator pentru produsul olertat
*Cutalogul

produsdtoruludprospeete/docunent
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Nr. dlo| Cod CPV

Denumive: Bunuri solicitate

Unitatea de
nEESUER

. Specificaren tchnici deplini

Canfitaten | icitata, Standarde de referinta

240 1 3300000

Proteze valvulare cardiace bioloaice, sterjle

Bucatd

10.00]e tehniee de conlivmare o
specificatijlor tehmce pentru
produsut ofent pe suporl hiriie —
copie — conlimatd prin slampila st
senmuatura Participantalul. * In
ofertd se va indica codul produsutui
oferil pentru a pulea {1 identilical
conform catalogului prezental,
Pentru produsele nol sau
necunoscuie pentre medict, vor fi
preseitate mostre de ciitre
potentialii cistigdton in termen Jds 3
zile de Ja solicitare pentru testare,

[
th

Prolcee
Miirale,

vadvulare cardiace bivlogice,

2501 3307

I'roteze vaivulare cardiace biologice, sterile

Bucald

3.00] ¢ Mitrale

-tesul biologic a valvel: valva
poreina sau pericard bovin cu stent
Mexibil din polimer cu trei cuspide
separate monlate individual pe stent
-tratament anticaleificare dovedil de
trizluri clinice.conrolate publicate
n reviste de specinlitate
recunoscite

-deschidere sinerona o foitelor
-conltguratic supraanulara

-dizain radiopac

-tratament cu glutar —aldehida
-durabelitate dovedita de 20 an
prin studii <linice publicate.
Miarmmes solieitald: N 33
Certificare: Certilteat CIE sau
declaraue de conformitae CE in
functic de evaluarca conformitadii
cuanesele corespunzatoare pentru
pradusele oferite - valabil -
confimal prin semndtura si
slampila oferdantulu: Cerlifieat IS0
13485 - valabil - confirmat prin
semndlura §1 slampils ofertantuhs;
Informatii cu privire la studiile
climee efectuate de catre fa
producator pentru produsul olertat
*Catalogul
producitorului/prospecle/document
¢ {ehnice de continmare 2
specilicalitor tehnice peniru
produsul oferit pe suport hirtie —
copie — confirmata prin stampila i
sennatura Partictpanulu. ¥ In
olerid se va indica codul produsului
olerit pentru a putes I idendifieat
conform catelogului preeentat,
Pentru produsele noy sau
necinoscute pentra medicl, vor i
preventate mostre de catre
pelenlialii efstigator in (cnmen de 5
eile de la solicitare peniru testare.

Inel semirigit pentru anulaplastic, Mitralc.

261 33100060-

Inel semirigit pentru anulaplastic, steril .

Bucuti

3.00)a) Mirale

-ine] senurigid cu fexibilitate
anlerioara pentru

plastica valver mitrale

-sa ofere posibiliratea remodelarii
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Nr. dfo|

Cod CPV'

Denumire: Bunuri solicieate

Unitatea de
nyisura

Cantitaten

- Specificarea tehizicd deplini
solicitatd, Standarde de referinti

26.1

33100000-1

Inel semingul pentru inuloplastic. steril .

Bueati

5.00

Postercoare sLmentinerea
[exibilitani antereonrei

-z e mareat e trer punste:doua
dintre marcaje sa corespunda
trigoanelor valvulei mitrale, iar cel
de al reilea sy indice mujlocul
dispozinvuhi

-su prermita vizualizerea
rudiogralica a dispozilivulud.
Mirmen solicitatd: N 26
Certficare: Certilicat CF sau
declaratie de conformitate CE in
(unetic de evaduarea conformmtalii
[H1] SIHC.\'LTIC CO]'C::FPUI'IK.iIlUiI (KM PL‘,nlI'l,l
produsele oferite - vadabil -
contirmat prin semndtuen i
stampila ofertantulug; Certificat 150)
13485 - valabal - conlimat prm
sermdituia st stampila ofertantalut
Inlormati cu privire kb studitle
¢linice elecluate de catre la
producutor pentru produsul olertat
*Catalogul
preduciterddw/prespecle/dosument
¢ tehnice de confirmare a
spectiicatitlor tehmee peniru
produsul oferit pe suport hirtie —
copie — conlitmatd prin sty mpa i
senmalura Participantulei. # I
ofertd se va indica codul produsudui
oferit pentru g putea [ identiloat
conlorm catuloguluy prezental,
Pentru produsele nor sau
necuneseule peatru medicl, vor i
preventate mostre de citre
polentiatii cistgdfos in enuen de 3
7ile de la solicilare pentru testare,

27

Inel semirigit pentru anuloplostic, Mitrale

27.1

33100000-]

Inel senuiright pentro anuloplastie. sten!

PBucata

2000

1) Mutrule

-ine] semirigid cu lexibalitate
anterioara pentiu

plastiea valvel mitrale

-su ofere posibiliratea remodelatii
postereoars $1 mentinersa
fexibilitatit antereoure

=50 Do margal i tred punetesdou
dintre areare s corespurda
trigoanelor valvulei mitrale, 1ar cel
de al rerlea sa indice mujlocul
dispozitvulhi

-5 pernuta vizuel zarca
radiogralica a dispozitivulid.
Miérmmea solieilata: N 28
Certificage: Cettiticat CF sau
declaratie de conformilale 15 m
functie de evaluarea conformitati
CULANENEIL CONCs pUnZaloare peniri
produscle olerile - valabal -
conlinmal prin senukitura 51
stompila ofertantutun: Certilicat 180
13485 - valalnl - confirmat prin
semndtura 31 stampila oferandur
Informatit eu privire la studiile
clinjce efecuaie de catre la
producator pentru produsul olertat
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unilatea do
niEsura

Cantitatea

.- Spieeificarca tchnicit deplina
solicitatd, Standarde de referings

27.1

33100000-1

Tnel senurigil pentru wtoplastic. steril |

Buewa

20.00

*Calalogul

producatorulupros pecle/docament
¢ tebnice de conflirmare
specificailor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hittie ~
copie - confimatd prin slampila si
semndtura Participantul, * Tn
olerld se va indica codul produsului
olerit pentru a pulea 11 identificat
confunn eatalopuhu prezental,
Pentru produsele noi sau
necunoscite pentru medies, vor §
precentate mosire de eiire
polentialii cistigdtori in termen de 3
zile de la solicitare pentru testare.

28

Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale,

8.1

I3100000- |

tnel senurnigit pentru anuloplastie. steril

Bueata

8.0

a) Mitrale

-inel semingid cu fexibiliate
afterivara pentru

plastics valver mitrale

-5 olore posthilivalea remodelarti
poslercoare si menlineres
Mexibilitatii antereoare:

-sa {ic mareat m trel puncie; doua
dintre marcaje sa corsspunda
trigoanelor valvulel mitrale, ioar cel
de al treilea sa indice mijloeul
dispozilivului

-5 permite vizushzarea
radiografica a dispozitivului,
Mirimea solicilatd: N 30
Cerlilieare: Certilical CE sau
declaratie de conlormitale CE in
[unctic de evaluarea conformilatii
cu anexele cotespunzalonre pentru
produscle oferite - valabil -
continmat prin semnditura si
stampila ofertantului; Certificat 180
[ 3485 - valabii - confinnal prin
semndlura si stampila ofertaniulug;
Informatii cu privire la studiile
elmice electuate de catre la
producator pentru produsul afertat
*Catalogul
producitorului/prospeete/docunenl
¢ tehniee de confinmare a
speailicatiilor ehaice pentru
produsul ofeot pe suporl hirtic -
copie — confirmatd prin stampila si
sendtura Participantalui. #* [n
oferfd se va indiea codul produsuiuj
oferil pentry a putea G idenlifieat
wonform ciiglogului prezental.
Pentru produscle not sau
necunescule pentru medici, vor £
prezentate mostre de catre
pedentiahi cigtipdion In lermen de 5
zike de Ta solicitare pentru testare,

Inel semirigit penten analoplastie, Mifrale.

33100000-1

Inel semirigit pentru anuloplastie, steril |

Bueali

8.00

a) Milrale

-inel semirigid cu fesibilitate
anterioara pentru

plastica valvei mitrale

-5a ofere posibiliraten remodelarii
peslereoare si menlinerca
Texibilitati antereourei
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Nr. dfo

" Cod CPV -

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
mistra

Cantitaten

Speciticarca tehnich deplini
solicitatd, Standarde de referingi

29.1

331000001

Inel semirigit pentru snuloplastic. steril .

Bucala

8.00

=sa [le marcal in el puncte;doua
dintre marsaje sa corespunda
irigoanclor valvilet mitrale, ar cel
de al rerlea sa indice nujlocul
dispozitivului

=50 Penmita vizualizares
rachiogralicy a dispozitivulbug,
Marimea solcitati; N 32
Certifleare: Cernlicat CIE sau
declaratic de conlformitate CI in
funetie de evaluarea conlormitatis
cu anexele corespunzatonre pentru
predusele oferite - valabil -
contirmal prin semndtura s
stampilzt ofenantului: Certilteat 150
[ 3483 - valabil - confirmat prin
senmmnatura st stampila ofertantaluie
[nformatin eu privire 1a studiile
clinice efectuate de catre la
producalor pentru produsual olertat
*Calalogul
producdlorului/prospeste/document
e tehmice de confirmare ¢
specificatior tehnice pentru
produsul elert pe supoit hirtie -
copie — conlirmala prin stampila 3i
semnidura Particrpantului, * In
eferd se v mdies codul produsulud
oferit pentru a putea I identificat
contorm catalogului prezentat
Pentru predusels nei san
necuneseule pentrn medict, vor {i
prezentale mostre de gditre
potenlialit cigtigdlorn o lermen de 5
zile de la solicilare penlru estare.

30

Incl semirigit penfru anuloplastic, Mitrale

3

33100000-1

[nel semirgit pentra anuloplaste, steril |

Bucuti

5001

4 Mitrate

-inel senirigid cu lexibilitate
UNICTIOEE PeILiTL

plastica vilvel mitrale

~su olere posibiliratea remodelari
postereoure simeniineren
tlexitalitati antereoarei

-sa fie marcal i trel punctezdoun
dintre marcaje sa corespunda
rigeanelor valvide mitrade, iar cel
de al wetlea so indice mijlocul
dispozitivului

-5a pennita vizoalizarea
racliogralica a dispozitivului,
Marimen solicitatic N 34
Certificare: Certitieat CL sau
declaratic de confornutate CI2 i
Luneue de evaluaren conlormatai
eu anexele corespunzatoare pentr
produsele olerite - valalad -
conlirmal prin senmantra si
stampily ofertantiulur Certilicst [SO)
13485 - valabil - confirmat prin
seimndlura $i stampilo oferfanudu
[ntormatid eu privire la studiile
climee efectate de calre a
producator pentru produsul oferlat
#Calalopul
producdlorului/prospec ie/doctment
¢ whniee de conlinmare o
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Nr. d/o

Cod CFV

DPenumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masuera

Cantitaten

Specificarea tehnic deplind
seliciiadi, Standarde de reforin(a

301

I300000-]

Inel semirigit pentru anuloplustic. steni .

Bucala

5.00

specificaliilor {chmee pentry
produsul ofert pe suport hirtic —
copie - conlimmala prin stampila i
senutitura Participantulul. * In
ofertd s¢ va indica codul produsului
ofert pentru a putea {1 identifical
confoun catalogului prezentat,
Pentru produsels noi sau
necumoscule peniru medici. vor
prezentate mostre de clitre
potentiolii elstigdtori in termen de 5
zile de la solicitare pentru testase,

Incl semirigit pentru anuloplastic, Mitrale,

IIGO000-

tnel semirigil pentru anuleplastie. sterit .

Bueald

.00

a} Mrrale

-ined senurigid eu fexibilitate
dnierioar peniTu

plastica valvei nitrale

-sa ofere posibiliratea remodelarii
posterecare st mentinerea
Nexibililani amdercoarel

=301 (e mareal in trei puncte:doua
dintre marcgje sa coresplnda
trigoanclor valvulel nitrale, iar cel
de al treilea sa indice nujlocul
dispozitvulu

-5 permity vizualizarca
radiogralica a dispozitivaiui.
Marimes solwilati; N 36
Certificare: Centificat CF sau
declaratie de conlormitate CI2in
farctie de evaluares conformitatiy
eu anexele corespunzatoare pentru
produsele aferite - valabel -
conlinmal prin seoitura yi
stinapita ofertantului; Certilicat 1SC
13485 - valabil - confirmat prin
serndtura st stampila ofertantulut;
Informatii eu privire la studiile
clinice electuate de catre ks
producater peniru produsul oieria
*Catalogul
producdtorului/prospecte/document
e tehnice de canfirmare o
specificatiilor tehnice pentru
produsul eferit pe supord hirtde —
copie — corirmata prin stampila $i
semndlura Purticipantulut, * In
ofertd se va wadics codul produsului
oferit penlru a putea 1 identificat
conforn: catalogului prezental.
Penstru predusele not sau
necunosente pentng medici, vor [
prezentade moste de cilre
potentialii ¢istigdton Tn ermen de 5
zile de la solicitare pentry testare.

32

tocl seimivigit pentra anuloplastic, Mitrale.

32

33100000-1

lael semivigit penuru anuloplastie, steri! |

Bucata

3.00

by Mitrale

-ingl mitrai de anuloplastie 317 semi
-rigich,continui

-consiructie din celule ¢u
demenseuni varabile din ailiag
metalic Titan si Nichel, Texibele,
elastice, acoperile cu
silicongonstructia sa asigure
Mexibilitawn progresiva in
scgmentul posterier si rugiditalea
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Nr, _d'..*' (1

: Cod _CPV. .

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de |

~ mdisura

- Specificaren tehnici depling -
solicitatd, Standarde de referingi

321

33100000-]

Inel seminigit pentru anuloplustie, steril .

Barcats

-inel de sulura din polyester
impregnal cu carbon pyrolitis-
ratument antitrombagenic
-fleibilitata progresiva a
segmentul postenior pentru
asigurares contractilitati: fiziologice
a valvei in Gmpul sistolet
~dimensiune anteroposierioara
marita pentra o raspunde cerintelor
repararis valvelor degenerative si
mehemice

-SLRCsS AN pe sulur

-forma anatomica a conliguratici
natwrale a inclului valvular

- dimensiine anteroposterioara
crescuta pentry o mat buna
conlormare eu cerintele repararn
valvelor

-inel cu helder preatasat pentru
asistarca plasarii inelulut st a
sulurilor st stubilizaren inelului in
timpal plasacit sudunlor

-set compiet de sizere oferite gratuit
-dimensiuni: 24-38mm  Mérinmea
seficitatd: N 26

Certilicare; Centilicat CL sau
declaratie de conformitate CI2
fmetie de evaluares conlormnitatii
cu aexele corespunzatoare pontru
produsele olerite - valabil -
confiimat prin semndtura g
stompila oledantulul: Centificat ISO
F34835 - valabal - conlirmat prin
semndlura i glampilo ofertntului:
Inlormutit eu privice L studiile
clinice clectuate de eatre la
producator pentru produsul ofertat
"Caalogul

preduciitaru lni/prospecte/docmnent
¢ tchnice de conlirmare &
spectlicatulor lehnice pentru
produsul oferit pe suport iirne —
copie — conlirmatd prin gtanmpila §1
semnatura Partcipantului, * [n
ofertd se va indica codul produsuln
elent pentru @ putea {1 identificat
conlemm catalogulul prezental,
Pentru produsele not sau
necunoscile pentru medier, vor 11
prezentate mostre de cdre
potentialii ¢Tstigatori n ermen de 3
gl de b soliciare pentru testare,

Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale,

331000001

Inel senurigit pentru anuloplastic, steril

Bucaltsd

L

b} hMitrale

-inel matral de anuloplastie 317 semi
-rigad eontniug

-constrietie din eelule cu
demenseuni varabiledin aliaj
metgic Tiwn st Nichel. NMexibele.
clastice, acoperite e
sthoongonstrictia sa asigure
Hlexibihitatea progresiva m
segmentul posterior st togiditates
segmentuluz anterior

-inel de sutura din polvester
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Ne. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitaiea &
miisura

‘Canlitatea

Specificarca tehnici depling
soficitatd, Standarde de referinta

KRN

33 100000-1

Inel sermirigil pentru anwloplastic, steril |

Bucata

3.00

Lrafament antilrombogenic
-Nexibilitata progresive a
scgmentulw posterior penteu
asigurarea contrachlitatii liziologice
a valvei in thupul sistelel
-dimensiune anteroposlerivara
marita pentru a raspunde cennlelor
repararii valvelor degenerative si
ischemice

-Stress minin pe suari

-lorma anatomica a configuratie
naturale a nelulul valvular

- dimensiune anteroposterioara
creseula pentei o ara buna
conlormare eu cerintele repagarii
valvelor

-tne] e holder preatasat pentru
asistaren plasara tnelului s a
sutuniior st stabilzarca imchului in
tmpul plasani suturtlor

-3¢l complet de sizere oferite graluil
-dimensiuni:24-38nun Mirimea
solicitata; N 28

Certificore: Certificat CF sau
declaratie de conformitate (1< in
functie de evatuarea conformitatii
cu anexele corcspunzatoare pentru
produscle elerite - valabil -
conlirmat prin senmmdturg si
stampila ofertantujur Certificat [0
13485 - valabil - confirmat prin
semndtura st slunpils olertastulu:
tnformatii cu privire la studiie
clinice clectuate de calre la
produsater peatry produsal efertal
¥Catalogul
preducitorulwi/prospecte/document
¢ telniee de conlirmare a
specificafilor tehnice pentru
produsul ofenl pe suport hirlic -
copie ~ conlinmatd prin stampila i
semndtura Participantului, * in
ofertd se va indica codul produsului
oferit pentru a putea £ identificat
conlorm calnlogulul prezental,
Pentra produsele nei sau
neeunoseule pentra medict. vor {3
prezentate mostre de clitre
potenjiahi ¢istightor in termien de 5
zile de |4 solicitare pentru testare,

34

Incl regid pentru anuloplastic, Mitralc,

34

I300000-1

Tael regid pentm anuloplasiie, sienl .

Bucaa

12.00

Mitrale

-inel regid peniru plastia vabve
mitrale in trel demensiuni, pentru
melu] anterior sa Me ou forma

coneavi,

-constructia melulu sa conforma cu
guomelrica normala 4 inelulu
anular wman

-consiruetic dintrun mice de dlan
suprumodelat cu silicon si acoperit
cu pinza poliesterica

=52 permiila vizualizarea
radiografica a dispozitivului.
Miérimea salicitata: N 30
Certifteare: Certificat CIE sau
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Nr, dfo

Cod CPV

] Denumire; Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Cantitaten _

Specificarca tehnick depling
solicitatd; Standarde de referingi

341

33000001

Inel regrd pentru anuloplastic, steril .

Bucala

£2.00

declaratic de conlormitale CL in
lunctie de evaluarea conformitatn
cu anexele corespunzatoare pentrn
rrodusele oferite - valubil -
conlirmal prin semndtura si
stampala ofertantulur Certilieat [S0
13485 - valabil - conlirmat prin
scrmmilura sistonpila olertantul
Informalil ¢u privie la stediile
clinice electuate de catre ta
producator pentru produsul ofertal
*Calalopul
producilorulmfprospeete/doe iment
¢ lelnice de conlirmare o
specilicaliilor Whnice pentru
produsul elent pe suport hivtie -
copie — confirmald prin .~_:lm1.‘1|3iln 51
senmidtura Participantulm. # [n
ofertd se va indica codul produsultt
elerit pentru o putes 11 dentificat
conlonm catalogului prezemtat.
Pentru produsele net sau
neguntoseule pentru medicl, vor I
prezentate mastre de efites
poteniiali elstigdwwd i termen de 3
zile de 1a solicitare pentru testare,

Inel vegid pentra anuloplastie, Mitrale,

300000-1

el regid pentru anuloplastic, steri]

Bueatd

[2.00

Mitrale

-inel tegid pentrtt plastia valvel
mtrale u tret demensiw, pentru
tnelul anterior sy e cu forma
coneavi.

-goastructia inelului su conlorma cu
geumneliiva normade u nelulu
anular uman

-construetie dintrun miez de ttan
supramodelat cu silicon st acopent
cu pinza policsterica

-5 penuila vizualizarea
racdiogralicu a dispoativulun
Marimea selicitati: N 32
Cerlilcare: Certitical CE sau
declaratic de conformitate L n
{unetie de evalupren confonmnitatii
cu anexele corespunzatoare pentiu
produsele oferite - valabil -
conlinmat prin seoular §i
stompla elertantuln: Certificat 150
13483 - valabil - confirmat prin
semndtura $1 stnpide ofertantulu;
[nlormatti cu privire b studiile
cliniee eleetuate de catre la
producator pentru produsul olertat
FCulalogul
producitoruhu/prospecie/decument
e wehnice de confirmare a
S|.‘Il.'i_‘if.‘i(.‘il],iil<}l' lehmee pentru
produsul olerit pe suport hirlie —
copie = conlirmatd prin stampila si
semdlura Participantuiui, * In
afertd se va indiea codul produsulu
oferit pentru a putea 1 dentileat
confonn ecatalogulu prezentat,
Pentru produsele nel sau

necunoscule pentru medici. vor {1
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire; Bunuri solicitate

Uniitatea de
maisura

Specificares tehnick depling

Cantitutea | ivata, Standarde de referinti

3501

I300000-]

el regid pentru anuleplastic, steril |

Bucati

1 2,00 prezentate mostre de citre
potentiahi elgtigiton In termen de 5
zile de la solicitare pentru (estare.

36

Incl regid pentru anuloplastie, Mitrale.

36

F3100000-1

el regid pentru anuloplastie, steril |

Bueatd

12,004 Mitrale

-inel regad pentru plastia valved
mitrale 10 trei demensiuny, pentru
inelul antertor sa lie cu forma
concuava,

~constructia inelulud sa conforma cu
geomelrica norala  inetului
anular uman

-constructic ditrun nticz de titan
supramadelat cu silicon s1 acoperit
cu pinza polieslerica

-51 periita vizualizarea
radiografica a dispozitivului,
Marimes solicitati; N 34
Certilicare: Certilical CIE sau
declarutie de conlormitaie CIE in
(unctic de evaluarea conformilati
cu anexele CoTESPURZALOLTe pentrn
produsele oferite - valabil -
confirmat prin semndtura si
stampila ofectanlului: Certilical [SO
13485 - valabil - confirma prin
semndlura si stampila olertantuui:
Informatii eu privire la studiile
elinice efecluate de catre la
preducator pentru produsul ofertat
"Catalogul
producitorluifprospeete/document
¢ (chnice de confirmare a
speeilicalilor tehniee pentru
produsul oferil pe supet hittie —
copic — confinnatd prin stampila si
semmdlura Participantulul. * In
olertd se viindiea codul produsulu;
oferit penlru a putea I identiticat
conferm cataloguli prezentat,
Pentru produsele noi sau
necunoseute pentru medicr, vor i
prezentale mostre de céire
potenjialin cistigdton in tenmen de 5
7ile de la soticitare pentri testare.

37

Inel regid pentru anuleplastie, Mitrale.

R

3310000041

luel regid pentru anuloplastie, steril .

Buecata

8.00|Mitrale

-mel regid pentru plustia valve
mitrale in trer demensiuni, pentra
inclul anterior sa lie cu lorma
cimeavi,

~constructia inclulug sa conforma cu
geometrica nonmala a tnglului
anular uman

-constructie ditrun miez de titan
supramodelat cu silicon si aeoperit
cu pinza pelicsieric:

-3 permila vizwlizares
radiografica a dispozitivului,
Micnmea solicitala: N 36
Certificare: Certificat CE sau
declaratie de conformitate CI in
functie de evaluarca conlormitatii
eu anexele corespunzateare pentru
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Nr. d/o

Cod CPV

- Denumire: Bunuri soliciate

Unitatea de
misura

Cantitaten

Specilicarea tchnici deplina
snlicitati, Standarde de referinti

kXN

33100000-1

Inel regid pentraonuloplastic, steril .

Bueatd

8.00

pradusele oleriwe - valebi -
conlirmat prin semniura si
stampila ofertantulug Coertiticat S0
P3485 - valabil - conthmat prim
senmdturn $i stampila ofertanolui;
Infonmatii cu privire la studiile
clinice ¢luctuate de catre Ja
produciter pentru produsul ofertat
#Calulogul
praducitorului/prospecte/docmment
e telmice de confirmara a
specificatiilor telinice pentru
pradusul aferil pe suport hittie -
¢opie —confirmatd prin glatmpila 1
serndlura Particrpantadur, * In
ofertd se va mdica codul produsalul
oferit pentru s pulea R identificat
conform catalogului

prezentat. Pentru produsele not sau
nectneselie pentry medici, vor [i
prezentute moslre de cdlre
potentialu eistigitor in fermen de 3
zile de la sohcitare pentru testare,

38

Inct incomplet pentru reconstructic
tricuspida ({Contour 3D)

33100000

Inel incomplet pentre reconstructio tricuspida.
steril.

Faeawn

.00

Tricuspide

-loma inidimensionalaa inelulul sa
confonne cu geometriea nomnala a
melului anular wreuspid uman

-ined incomplel pentru ru a nlerlen
cu sistemul de conducere o mimii
-imed eu profil redog in inaltime

=g e mareat cu tret. puncte in
pozitile corespunzalvare
connsurilor cuspale

-sa permita vizuelizarea
rachogradica a dispozinvalu
Marmmen selicitald: N 28
Certilieare Certifical CE sau
declaratic de conformitate CHm
functie de evatuares conformitatii
cu anexele corespuwnizatoarg poutiu
produscle oferite - valabil -
conlirmal prin semndlura i
gtupila olertantulu: Certilicat 1SO
13483 - valabyd - confinmat prin
semmatnga $i stapila ofevaniul i
It cu privire la studiile
cliniee elvctuate de catre {a
preducater pentru produsul elertat
*Catalogul

produc Horulw/prospecte/docunent
e tehee de eonfirmite n
specificatiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hitlic -
copie — conlinmald pnn stampiki st
semndlura Particlpantului. * In
alertd se v indiea codul produsulu
olerit pentru o putea 11 identheat
conlomm calalogulut prezental.
Pentru produsele no sau
neepnescule pentru medicl, vor {i
prezentale mostye de editre
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitaten de
masura

Cantitatea

Specificarea tchnicd deplini
solicitatii, Standarde de referintii

381

331000001

Inel incongplet pentru reconstructic tricuspida,

steril.

Bucala

5.00

polentinlis eigligdtort in lemmen de 5
zile de la solicitire penlry teslare.

39

Inel incomplet pentru reconstructic
tricuspida {Contour 3D)

349.1

A3L00000-1

Inel meomplel pentru reconstructic tneuspda,

sternl.

Bucata

8.00

Tricuspide

-forma tndimensionala o inelulu sa
conlorme cu geomelrica normala a
inefului anular tricuspid uman

-inel meomptet pentru nu a interfzra
cu sistemu] de conducere a inimi
-inel ¢u protil redus in inaltime

-sa lie mareat cu lre1 puneie in
pazilile corespunzatoare
comisurilor cuspale

-5 permila vizoalzarcn
radiografica a dispozitivulu
Marmea solicitma: N 30
Certificare: Certzfical CF sau
deelaratie de conformitate CTD i
functic de cvaluarea conlormitalii
cuanexele corespunzatoare pentru
produsele oferite - valabil «
contfirmal prin semndtura si
stanpala ofertantului; Certificat 18¢)
L3485 - valabil - confirmal prin
semndiura si stempila olertantulu;
Informalii cu privire ba studiile
clinice electuate de calre la
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul

producitoral u/prospecte/document
¢ lchuice de confirmare
specilicatiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hintic -
capie — confirmatd prn stampila st
semndtura Participantului, * n
olerld se va indica codul produsului
olerit pentrie a putes {1 identilical
conform catalogului prezental.
Pentru produsele not sau
necunoscute pentie medic, vor fi
prezenlatle mostre de cive
polentialil eistiodton in letmen de 5
zile de la solicitare pentru festare,

40

Inclincemplet pentru veconstruetic
tricuspida (Contoor 3D)

0.1

33100000~

Inel incomplel pentru reconsiructie tricuspici,

stenl,

Bueaa

Tricuspide

-forma tridimensionala a inclului sg

conforme cu peometrica normala a
ineluli anular tricuspid uman

-incl incomplel peatru no a interfera
cu sistemul de eonducere o ininii
-inel eu profil redus in maltime

-sa fie marcat cu trei. puncte in
pozititle corespunzatoare

conisurilor cuspale

-5iL pormuita vizualizares
radiografica a dispozitivului
Marimea solieitata: N 12
Certificare: Certifical CK sau
declaratie de conformitate CF in
functze de evaluaren conlormitatii
cu imexele corespurzloare penr

produsele olerite - valabil -
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=1

Nr. dfo

Cod CPV_.'

. Denuntire: Bunuri solicitate

' : U]_'litalcn de

méisura -

Cantituten

Specificarca tehnied deplini
soficitatd, Stindarde de referingi

40.1

33100000-1

Inclincomplet pentru reconslructic tricuspida,
slenl,

Ruema

5.00

conlirmal prin semndiura si
slampila olerantulul, Certlicat 196
13485 - valabil - conlirmat prin
semndtura $1 stinnpala ofertantulo;
[nformatii cu privire la stadiile
chinice elecluate de catre la
producator pentru produst] elertal
*Catalogul

producatorului/pros pecle/document
e Llehnice de confirntare a
speciticatiilor tehnice pentru
pradusul oferit pe supost hirtie —
copic — conlirmald prin stampili 3i
semndlura Peclicipoutulu. * In
ofertd ge va indica sodul produsul
oferil pentru a putea 1 identilicat
confonn catalogului prezentat.
Pentru produsele nel sau
necunoseule pentru mediel, vor {i
precentale mostre de ofitre
potentdi ekhigdlor in wermen de 5
zite de a solicilare peniru testare.

41

Petic din Pericard hovin

i1

3300000+

Petic din Pericard bovin, stert)

Bcatd

800

pericard bovin de ongine animala
stabilizat cu selulic glunraldehida
Dimenstunes soliciiatd; 3 x 3 em
Cerutiears: Certilicat CL sau
declaratie de conformitate CI- in
functie de evahrarca conlonnitatii
LU anexele corcspulzatoare peatiy
produsele oferite - valubil -
conlirnwul prin semmdiura 31
stomiptla olertontulue, Certificat 180
L3483 —valalal - contirmat prin
semudtura 1 stampila ofertantuluis
Inforatin eu prvire la swdiile
chimse efestutte de calie b
producator pentru prodisul olertat
*Culalogul
producatorulu/prospectefdociment
¢ tehnice de comtirmare a
specihicatitlor tehnice peniry
produsul eferit pe suport histie -
cople = confimuatd prin slampila si
semmnitura Participantulu. * In
ofertit se va mdiea codul produsulul
ofertl pentsu a plten O identificst
comtonn cataloguiui prezental.
Peatru produsche noi sau
neeunvsee pentry medici. vor i
Precentate mostre de edlre
potenfiolin cistigditen In termen de 5
zile de la soheltare pentry testare,

42

Petie din Perieard hovin

42.1

331600001

IPetic din Pericard bovin, steril

1Rucati

®.00

leaut biologie : petie din pericard
bovin

pericard bovin de erigine animala
stabtlizat cu selutic gluaraldehida
Dimensinea soleitata: 10 < 10 em
Certificare: Certihicat C1 sau
declaratic de confermitate CF
tunctie de evaluarea conformitatn
cu anexele corespunzatoate pentru

produsele olerite - valabil -
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Nr. dfo

Cud CPV

Denumire: Bunuri solivitate

Unitatea de
masura

Cantitaten

Specificarca tchnied deplin
solicitati, Standarde de referingi

42,1

33100000-1

Pelie din Perieard hovin, steril

Bucata

3.00

cenfinmal prin scrndtura si
stmpila olertntului, Certifical ISO
13483 - valabil - cenlirmal prin
semnditura §i stampila olertantulen;
Informatis cu privire la studiile
clinice clectuate de catre la
producator pentru produsul ofortal
*Catalogad
producatorulul/prospecte/document
¢ lehnice de confirmare a
spectficatiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hirtie —
copic = conlrmatd prin stampita §i
serndtura Participontulul. * In
olertd se va indica codul produsulu
olerit penbit a putea fi idemificat
conlorm eatalogului prezentat.
Pentru produsele noi sau
necunoscute pentru medicd, vor N
pregentate moestre de citre
polentialii elstigitort In wermen de 3
zile de la solicitare pentru estare.

Proteze vasculare pentru aerta toracica tip

331000001

P'rateze vasculare pentru aorta toracica tip,

stenile

Bucia

5.00

Proteza vaseulara cu porozilale
Hrero), (Mouble velour woven
fabric with collugen) , Diamnetrul -
G (mm), Lungumea — 12-15 (em)
Certilicare: Certifical CE sau
declatatie de conformitate CF in
tunetie de evaluarea conformitalii
U anexele corespunzatoate pentry
produsele oferite - valabil -
continmat prin semndtury si
slampila olertantulul;, Ceriilical [30)
[3485 - valabil - conlirmal prin
semndtura $i stampila ofertantulw;
Infornmatii cu privire la studiile
clinice efectuate de catre la
producator peniru produsul oferiat
*Catalogul
producitorulu/prospecte/document
& tehmice de eonfitme a
speciticagtilor tehnice pentry
proddusul oferit pe suport hirtie —
copic — confinnald prin stanipila
seonaturn Participantuiui. * In
olertd se va indica codul produsului
olerit peniru a putea 11 identifical
conform catalopuloi prezentat.
Pentru produsele nol sau
necunoscule penu medic, vor fi
prezentate mostre de edire
pelentiali eigtigdtori in termen de 5
zile de la solicitare pentru lestare.

44

Profeze vasculare pentru aoria toracien tip

44,1

I3 1000001

Proteze vasculare pentru corta toracica tip,

sierle

Muecatd

8.00

Proteza vasculara cu pororitate
O(zera), (Double velowr woven
fabiric with colla gen) , Diamelrul -
B (mm), Lungumea - 12-15 (em)
Certificare: Certilieat CLI san
declaratie de conformitate CH in
functie de evaluarea conlormitatii
cu mexele corespunzatoare pentu
produsele oferite - valabil -

conlimnal prin sermmdiura st
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Ne. dio

Cod CPV':

Dénumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
miisura

C_:miitatea

Specificarea tehnici deplini
solicitard, Standarde de referingi

44.1

33100000-1

Proteze vasculare pentru aorta toracica lip,
sterile

Pueatd

8.00

gtampila oferfantulur; Certificat 1SO
[3485 - valabil - conlirmal prin
semndtura g1 stampila olevtantud o
Infonmaui o privire la swdiile
clinice electuate de catre 1o
producator pentru produsul ofertat
*Cutalogul
produeitorutui/prospeciv/document
¢ tehnice de eonlinnare a
specificatiilor tehnice pentru
produsul eferit pe suport hirtic —
copre — confirmatd prin stampila si
semnditurn Partieipantuud, * In
oler(l se va mdiea codul pradusulu
olert pentrua potea G sdentileat
conlomm catadogulul prezental.
Pentru produsele noi sau
necunascute penteu medicr. ver h
prezentate mostre de ciitre
potengialii eigtigdton fo termen de 5

eile de lu solicitare pontru estare.

Proteze vasculare pentru sorta toraciea tip

33100000-1

Proteze vaseulare pentru aorta loraciea tip,
sterile

Bucatd

Preteza vasculara cu porozitate
{Oizero), (Louble velour woven
Fabric with collagen) . Dinmetral -
10 (). Lungumes — 124135 (em)
Certibicare: Cerlificat CE sau
declaratic de conlornutate CH in
lmetie de evaluarea conformitatis
cu anevele sorespunzatoare pentru
produsele oferite - valald -
conlirmal prin semmatury si
stampita olectantulur, Certilical 150
13483 - valabil - conlirmat prin
semnditwra s1 stampika oleriantudui;
Inlormatii cu privirs Ie studiils
clinjee electuate de satre ls
producator peniru produsul ofertat
*Cidalopul
producitoruhd/prospecte/docunienl
£ lehuice de cenfirmae J
specificanilor Pentru produsele nos
5aU necunoscute pentru medici. vor
Lt prezentate moslre de edtre
poteniiahi eigitgdlon intermen de 3
Zile de la solicitore penlru lestare,

46

Proteze vaseulare pentru aorta foracica tip

46.1

33100000-1

Proteze vasculare pentru avria loragica tip.
sterile

Bucati

340

Preteza vasculura cu porozilale
Ofzero, (Double velour woven
laboie with collagen) , Ihametral -
12 (mum). Lungumes - 12-13 {em)
Certificare: Certificat CLT s
declimanie de conlormitale CI7 in
Functic ce cvaluaren conlormitaii
Clt énexele corespunzatoare pentru
produscie olerite - valabil -
conlwrmal prin semnditra st
slumpila olertantulur;, Certificat [SC
FR485 - valabil - conlimat prin
semndlura s1 stampila olerlontulul;
Enlormati eu privire la studiite
clinice electuate de caire la
produsator pentru produsul oferit
*Catalogul
producitorulut/prospecte/document
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Nr. d/

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unifatea de
masu

Cantitaten

Specificarea tehnica depling
solicitata, Standarde de referingi

40,1

JHO0000-1

Proteze vaseulare penunt aorta loracica Gip,
sterile

Bucati

5.00

¢ lehnice de conlirmare o
specificatitfor Pentru produscle noi
s1u neeunoscule pentr medier, vor
Ii prezemute mostre de cilre
A y e
potentialii cistgdton in ermen de 5
zle de la solicitare pentry (estare.

17

Proteze vasculare penfru aorta toracics tip

471

33100000-1

Prolese vasculare pentru aorta torieica Lp,
sterile

Rucald

3.00

Proleza vaseularu cu porogifate
O¢zera), (Double velour woven
fabrie with collagen) , Diametrul -
24 (m), Lungumesa - 12-15 ¢em)
Certificare: Certilicat CI sau
declaratie de contonmilate € in
lunctic de evaluarca conlermitati
cuanexele eorespunzaloare pentru
produsele olerite - valalil -
comlimnat prin semadtura si
stainpila ofertantului; Certificat 150
13485 - valabil - confinnat prin
setrmdlurg $i stampila oferlantulu,
Informutiz eu privire la studitie
clinice efevtuale de catre la
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
produsilorului/prospecteddocument
¢ lehntee de conlitmare a
specificathilor Pentru produsele noi
UL necunoscLe penlry nedier, vor
Ft preventatle mostre de ciitre
potentialii cistigdten in enen de 3
zile de la solicitare pentru testare.

48

Proteze vaseulare pentru aorta toraciea tip

48.1

33100000-1

Proteze vaseulare pentru sorty toracica tip,
slerile

Bucali

300

Protezn vaseulars su porozilate
Gtzera), (Double velour woven
Labrie with collagen) , Diametrul -
24 (mum), Lungumea - 23-30 (om)
Certificare: Certilicat Ci: sau
declarane de conformitate CE in
Cunclie de evaluarea conlornutadii
cuanesele corespunzaloare peniru
produscle olerite - valabil -
confinnat prin sernatura s
flampila ofertantului; Certificat 150
13485 - valabil - confinuat prin
setndilura §i stampila ofertantuiug;
Informatii cu privire la studiile
clinice eleetuate de caire 1o
procucitor peatry produsul olertal
*Catalogul
producdtorulw/prospesteidocument
e telniee de conlirmare o
specilicatilor Pentru produsele not
siu necunoscute penti imediei, vor
[1 precentile mosire de eitre
potentialii cigtigiitori in lermen de 5
zile de la solicilare pentru testare,

49

Proteze vascalare pentru aeria toracica Lip

44

33100000-]

Proteze vasculare Pentiu aorta {oracica tip,
stertle

Busald

Froteza vasculara cu poromitate
(ecro), (Double velour woven
labric with collagen) , Diametrul -
26 (mm}, Lungumea - 12-13 (om)
Certificare: Certifical Cl: sau
deelaratie de conformilate CF in
functie de evaluares conformitatii
cuanesele corespunzatoare pentru
produscle oferile - valabil -
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunizri solicitate

Unitatea de
miéisura

Canfticaten

Specificarea tehnici deplinii
solicitatd, Standardé de referinta

49.1

L
T

100000~ 1

Proteze vasculine pentru aorta doracica tip,
stenle

Bueatd

.00

conlirmat prin semnfiluea st
slampila olectantulul; Certilical 150
13483 - valibil - eonfinmal prin
semnditra $1 stanpila ofertantalu;
Informatii cu privive la studiile
climee efectuate de catre Iy
producator pentru produsul oferal
*Ctalogul
producitorulu/prospecte/documuent
< tehniee de eondionare a
specificatilor entru produsele not
sau necunoseute pentry mediel, vor
li prezentate mosire de chtre
potentialii cigtizdton I wnmen de 3
vile Je la solicitare pentiu testare.

30

Proteze vasculare pentru aorta toracica tip

30,1

33 100000-

Protere vaseulare pentru aorta toracica tip,
sterile

Hucata

Proteza vaseulara cu porezitade
O(zern), (Double velour woven
Fabrie with collageny , Diametul -
26 (n), Lungamen - 25 {aim)
Certificare: Certiticat CIE sau
deglaratic de conlormitaie CI in
Inetie de evaluarea conformitatia
eu anexele corespunzatoare pentru
produsels oferite - valabil -
conlinmal prin semndlura i
stampila ofetantadw; Certilicat SO
13485 - valabil - conlirmal prin
senmituara s swmpila elertantalul;
nformatii eu privire la studiile
clmice efectuate de eatre la
producaler pentru produsul ofertal
*Cratogul
producilerului/prospecteddocunenl
¢ (ehnice de conlinnare a
specificatitlor Pentru produsele nvi
sau necunoseuts pentru miedicl, vor
fi prezentate mostre de citre
poteniialil etstigdton in temen de 3
vile de o sobieilare pentru lestare,

Proteze vasculare pentru aorta toracica tip

33100000-1

Protere vasculars pentru aorta lorasica (p,
sterile

Bueatd

8.(10

Proteza vasculara cu potozilate
{izero), (Double velour woven
labrie with collagen) . Diametrul -
28 ). Fungumes — £2-13 (em)
Cerlificare: Certifieat CLE sau
decluratie de comlormitate C17mn
functic Lk eviluarea conformitatii
cu amexele corespuizaloare pentru
produsele oferite - valabil -
confirmal prin semndtura si
stampila olerianuilue Cerlifieat SO
13483 - valalal - conlitmat prin
semindlura g1 slempila alertantului;
Infommmadd cu privire la studiile
chinice eleciuate de catre la
producator pentau procdusul ofurtat
*Catalogul
producitorului/prospecle/docunent
¢ tehniee de confirmare a
spretlicalitlor Pentru prodosele not
K04 necunoselrte pentry medici, vor
1 prezentate mosire de ¢ibre
rotentialit eistigdton o wrmen de 3
vide e la sollilare penlru testare.

Proteze vasculure pentru aorta toracica tip
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Nr. dfo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

- Canfitatea

Specificarea tehnica deplina
solicitatd, Standarde de refervinta

32,1

TT00000-]

Proleze vasculare pentru aorta toracica Up,

sterile

Bucala

8.00

Proteza vasealura cu poroatiate
Ofrere), (Double velour woven
Fabric willi collagen) , Diametrul -
30 (mm), Lunguniea - 12-13 (enn
Certificare: Certificat CE sau
declaratie de conlormitate CF in
(unctie de evaluarea conformilaii
cu anexele corespunzatoare penlru
produsele olerite - valabil -
confimat prin semndtura §i
stampila efectantului; Certiticat 50
[3485 - valabal - confinnat prin
semnalura i glampila ofertantubui;
Tnlermanai cu pravare | studiile
elinice clectuate de calre la
producalor pentru produsul ofertat
*Catalogul
produciitorului/prospecte/document
¢ lehnice de confinmare a
specificatidor Pentru produsele not
salnecunoseule peatro medie, vor
{1 prezentate mosire de catre
polertialii eistigiton in tenmen de 3
zile de la solicitare pentru lestare.

Proteze vasculare penfru sinrtn toraciea tip

33100000-1

Proteze vasculare pentru aorta racica lip,

sterile

Bucald

500

Prateza vasculura cu porositate
O(zcro), (Double velour woven
fabric with collagen) , Diometrul -
32 (oun). Lungumea —12-15 (em)
Certiticare: Certificat CE sau
declaratie de conlormitate CI3
functie de evaluaren conformitatii
cuanexele corespuraaloare pentra
produscle olerile - valabil -
conlirmat prin semndtura i
stampila olertanialui; Certilical 180
13485 - valabil - confinmat prin
semndtura §i stampila ofertantulur;
Informatn cu privire la studiile
climee cleciuste de catre la
producator pentru produsul ofertal
*Catalogul
producitorului/prespecie/document
e tehnice de conlirmare o
speetlicaliilor .Pentru produsele noi
sau necunoseute pendry medicel, vor
£l prezentate mostre de citre
potentialii elsligitorn in lermen de 3
zite de la soliciiare pentru testare.

Proteze vasculare pentru asrta toracica tip

33100000-

Proteze vaseulare pentru aorta toracica O,

sterle

Bugati

3.00

I'roteza vasculars cu poroziiate
O(zerod, (Double velour woven
labric wilh collugen} , Diametrul -
24 (nun). Lungumen - 23-30 {em)
Certitteare: Certaftcat C1 san
declkuatie de conlormitate CF in
functie de evaluaren conformitatii
cu anexele corespunzatoare penlra
produsele oferite « valabil -
conlirmat prin semnitura si
stampila ofertuntului; Cerlitical 180
13485 - valabal - confinmat prin
sexmditura §i stampila ofertantului;
Informatii cu yivire la siudiile
clinice electuate de catre la
producater pentru produsul ofurisl




pag, 40

Nr. d/o

: Cut_l :CPV' .

" . Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masur -

Cantitates

_ Spéeificarea tehnicd deplini
solicitati, Standarde de referingit

54.1

33 EAOON0-1

Prowze vasculare pentru zorta toracica Up,
sterile

Bucuta

5.00

*Coatalogul
produciterulu/prospectefdocument
e lehniee de confirmare o
speaificatittor Pentiu produsele nod
sau necuanoseute pentru medici. vor
(1 prezenate nwsue de cilre
polenjiali cigtigaten nermen de 3
zile Jde la solicilare pentru lestare.

o
h

Protese vasculare pentiru orta toracica fip

L]
A

33100000-1

Protere vaseulare peutru aorta toracica tip,
sterile

Rucatd

5.00

Proteza vasculara eu porozitate
((zere), (Double velouwr woven
Fabric with eollageny , Diametrul -
26 ¢mm). Lungumen - 25-30 (om)
Cerulieare: Certificat CF sou
deelaralie de confommitste C1Em
funetic de evaluareo conformitati
cuanexele corespunzatoare pentruy
procusele oferile - valabil -
comfimun prin serndtura st
stamptla olertontulu; Certilicat 1SO)
13483 - valabil - confirmal pra
semnditura gl stampila olertmtel o,
Informatii cu privire la swchile
climee electuate de catre la
producator pentry pradusul oferiat
*Calafogul
producitorului/prospecie/document
¢ lehniee de confirmare 2
specificatiitor Pentru produsele noi
sau necunoseuwie pentru medicl, vor
It prezentate mostre Je cilre
potentialii eistigitori n termen de 3
zile de ka solicitare pentri leslare.

Protera vasculari pentra arcul aortic cu 4
branse

33100000-1

Privieza vasculard pentru arcul atiic cu 4
branse, sterile

L3ucati

3.00

Confectionate dintr-un material cu
porozitate 0. Tmpregnat cu cologen
pentru controlul hemestarel i
astguwraren snpermialahid i la sTnge
a prolezel st disponibiiitale ameditd
penire implantare. Diametrul - 26
(). Brimsete LO-8-8-1{0 (i)
Certificare: Certificat CE sau
dectarate de condormitate CI in
Funetic de evaluarea conformitatii
cu anesele corespunzatoare penlru
produsele olerile - vatabil -
conlirmat prin semndurs $
stanpila ofertntulin; Certficat 150
13483 - valabil - condinmal prin
senusElua & stampila ofertaniui ol
Informatin cu privire la studile
climee clecluate de catre Ta
producalor pentru produsul ofertat
*Catalogul
producitorilui/prospecte/docunwent
e ehiice de confinmare o
specilicatitlor Pentru produsele o
sUU pecunosee pentry mediel, vor
[1 prezentate mostre Je citre
potentiald cistipatori in tenen de 3
zile cle la solicilare pentru lestare.

Protera vascularii pentrea arcul aovtie cu 4
branse

33100000-1

Proteza vaseulard pentru arcul aortic cu 4
branse, sterile

Bueata

3.00

Conleetionate dintr-un material cu
poroglale 0, impregnat ¢u cologen
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Nr. dfo

Cod CPV

BDenumire: Bunuri selicitate

Unitatea de
masurs

Cantiftatea

Speciticarca tehnied deplina
solicitatd, Standarde de referinga

371

33100000-1

Proleza vaseulard pentru arcul sortie eu 4
branse, stenle

Bucati

500

peniru conlrelul hemostazed gi
asigurarea impenniabilil@ii fa siuge
a protezel s dispombilitate imediata
pentu implantare. Diametrud - 28
{mm). Brangele 10-8-8-1{F {1mm)
Certificare: Certilicat CE sau
decliratie de conlormitate CT in
(unetie de evaluarea conlornutalii
<Ll {IHCXUIC COI'L‘S])UJIZ{J[O(II‘C PCI][!'I,I
pradusele oferite - valabil -
conlinual prin semndtura i
staimpila ofertatalui: Certificat 15€)
[ 34835 - valabil ~ conliomal prin
sermdlurg si stampila olerfantalu;
Inlormatii ¢u privire la studiile
chniee efectuate de eatre Ta
producator peotr produsul ofertat
*Catalogul
produsitoralwi/prospecte/docament
¢ tehnice de confirmare o
specilicotilor Pentru produsele noi
S4U necunoscule penlru mediet, vor
It prezentate mostre de citre
polentiahi cisugiiton in ermen de 3
zile de la solicilure pentru teslare.

Proteza vasculaei pentru aveul nortic cu 1
sinourd hransi

33100000-1

Proteza vasculard peatro arcud aortic eu 1
singurd bransa, slerile

Bucati

2,00

Conlectionate dinir-un material cu
porozitate 0, impregnat eu cologen
pentry controlul hemostazed si
asigurarea impermiabilitatii {a singe
a protezei $1 disponibilitate imediati
pentry mplantare. Diamelr] - 26
(), Bransa 10 (mm)

Cerlilteare: Certilicat CE sau
declaratie de conformitate CE in
functie de evaluarea contormitati
Cuanexele corespurzatoare pentru
produsele oferite - valabil -
conlizmal prin semnitura st
stampila ofertantalu; Cerlifical 180
13485 - valabil - confirmat prin
senmitura i stampila ofertantulu;
Infonnatii cu privire la studijle
¢linice efectuate de catre la
Producator pentru produsul olertat
*Catalogul
producilerului/prospecte/dociment
& telmice de conlitmare a
specilicaiilor  Pentru produsele noj
saU neclnoscute pentu medici, vor
[1 prezentate mostre de edtre
potentialit ¢istigdlon n termen de 5
zile de Ia golicitare pentru festure,

Proteza vaseulari pentru arveul aortic cuo 1
singurd hrans:i

33100000-1

I'roleza vaseuwlard pentru arew! aortic cu |
smpurd bransd, sterile

Bueaa

b

Confeefionate dintr-un material cu
porozitate O, impregnat cu cologen
pentru controlul hemostazei i
asigurarca npermiabilitisii la singe
a protezei si disponibilitite imediata
pentru inplatare. Diametrul - 28
(), Bransele 10 (mn1)
Cartificare: Cenifical CI- sau
decharatie de conformitate CI in
Cunclic de evaluarea confoermilatsi
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Nr; dfo

" Cod CPV -

Denumirve: Bunurdi solicitate

Unitatea de
MASrA

Cantitates -

Specificarca tehnici deplina
solicitata, Standarde de referingi

59.1

T33100000-1

Proteza vasculard pentru areul aortic cu |
singuwrd bransa, sterile

Bucatd

2.00

cu anexele corespunzatoare pentru
produsele olerite - valabil -
conlirmat pein senndura st
stampila ofertantului;, Certiticat 180
13485 -valabnl - confirmat prin
semnndtura s stampila ofertantului:
{ntonnatin cu privire la studnle
clinice efeetuate de catre la
praducator pentry produsul elertat
*Catalogul
producitorelu/prospeete/dos ument
e telinee de confirmare a
specilicatittor Pentru produsele noi
s necuneseute pentru medicl, vor
(1 prezemtate mostre de eitre
potenfialii sistigdtor in tennen de 3
zile de I solieitare pentru lestare.

Gl

Proteze valvulare conduit nortice

601

33 [00000-

Proteye valvulare condust aortice. sterile

Bueati

3.00

Confeetionate dintr-un material cu
porosilate 0, Impreanat cu cologen
pentru controlul hemostazei si
asiguraren impernuiabilita la singe
a proterer st disponibililate imediata
pentrw implanlare.

- Muaterialul 25 fie revistent, i
et cu usirinia sulur
chirurgicali si sa Baeilieze cresteres
esulard.

- Valva mecanica sa indeplincasca
condiit de perfonuang:
Lemodinanici, tromborezistent.
tmplantabilitate 1 durabilitate.
Mirimea solicitati: N 23
Certilicare: Certilicat CE sau
decluratic de conlormitale CE in
Punctic de evaluarea confonnitati
cu anexele corespunzatoare pentru
predusele oferite - valabil -
conlirmal prin semndlura 51
stamptla olertantul;, Certifical IS0
13483 - vulabil - confinmar prin
senmdlura s stampila oferlantelui;
Infennatn cu privire la studnle
clinice efectuste de catre fa
producator pentru produsul olertat
=Caladogul
producitorului/prospecteidocument
¢ tehniee de conlirmare a
specificatilor Pentru produsele nei
sauU neeunosete pentru medict. vor
{1 prezentute mostre de citre
polentialii eighgdlon nlermen de 5
Zile de di solicilare peptru lestare.

0f

Protese valvalare conduit aortice

(I

331000001

Proteze valvulare conduit aortice. sterile

Rucata

8.00

Confectionate dinte-un material cu
porazitake 0, fmpregnat cu cologen
peutu controlul hemostazei 3
asigurarca impermrabilitdyn e singe
a protezet st dispombilitate nnediati
pentru wmplantare.

- Muteraluol sd 3¢ redistent, si
it ei isuringa sutura
clururgieald gi s faciliteze creslere:
fesulara,

- Yalva mecamisd s3 Indeplincasca
condifil de porfurmanti:
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Nr. dfe

 Cod CPV

Denumire; Bonurt solicitate

Unitatea de
misura

Cantitatea

Specificarca tehnica deplini
solicitati, Standarde de referin(a

Gl

3300000+

Protese valvulare conduil aortice. stenile

Bucatd

8.00

hemodinamicd, tromborezistentd,
implantabilitate i durabilitade.
Miriniea solicilati: N 23
Certificare: Certificat CI2 sau
declaratie de conlonmiate CI in
Functie de evaluares conformitatii
e gnexele corespianoare pentru
produsele olerite - valabil -
conlirmal prin scrandlura i
stampila efertantulug; Certifical 150
13485 - valalil - confirman prin
senndtia §i stanpila ofertantulug
Informafin cu privire la studiile
clinice electuate de catre Ia
preducator pentru produsul oleriat
*Catalogul
producitorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificatinfor Pertry produsele noi
sau necunoscite pentry medict, vor
[1 prezentate mostre de cllre
potentialit elgtigitor: In termen de 3
zile de fa solieitare pentru testare.

02

Proteze valvulare conduit aortiee

621

33100000-1

Proteze valvulare conduil acrice. sterile

Bucati

5.00

Confectionate dintr-un material eu
porozilale 0, impregnal cu cologen
pentry centrelul hemostazen gi
asipurarca impermiabilitiyi Ly singe
a protezen 3i disponitilitate imediata
pentru nuplantare.

- Materialul 52 fic revislent, si
permnit cu uguringa sulura
chirurgicald si si faciliteze croslerea
{esulard.

- Valvo mecanica sa indeplineasca
condijit de performantd:
hemodimanuei, tromboreristentd,
implantabilitate i durabilitate.
Mirimea solicilatd: N 27
Certilicare: Certitical CE sau
deelarutie de conformitute CE in
Munctie de evaluarea conformilatii
cu anexele corespurnzatoare pentm
produsele ofente - valabil -
confirmat prin scnuiuiura yi
slampila oferlantului; Certficat 18O
13483 - valabil - conlirmat prin
semindlura $i slampila olertantului;
Informatit eu privire la studiile
clinice efectuate de catre Ia
producator pentru proclusul oliertat
*Catulogul
produciilorului/prospesic/docunient
¢ lehniee de conlirmare o
specificatiilor, Pentia produsele noi
sam necunoscule pentru medici, vor
{1 prezemale mostre de cile
potenfialil eistigdior in lermen de 5
zite de la solicilare peniru testare.

Profeze vasculare

33100000-1

Protgee vusoulare | sterije

3uculs

3.00

protezy conslitula din PTFE
expandat {e-17 1)

- Struclurd poroasdi

= porii i formd de 'V pentru
ameliorarea fucorporararii Usulare
- mdrimen porilor 60um pe esterior
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
‘misura

Cantitates

Sp ccificarea tehnici deplinit
solicitatd, Standarde de referingi

631

331000001

Proteze vasculare | sterile

Bueali

5.00

$1 20pm pe mierior

- exibild 4i maleabild, nerigida

- loiada (e rezistenid redusd) lo
intraducerea acuhy in mpual
sutlrdt

- rezistentd la compresie, cudare $i
kin-king, . [Erd corcas melar extern
ce ar necesila inlaterare o conele
de anastomoess

- rezistenid la rupere 31 compatibili
cu sutura ronofilament sau PTFE
- gxistenta Ty amnbele variante dupd
grasimen peretelud - perete
standard g1 perete subpiret=<0,2 num}.
Diametiul - 6 gmm), Lungunea -
40 (em) Certiticare: Certficat CF
sau declarativ de contonmitate CE
m Tunetie de evaluares
conlonmitati cu anexcle
corespunzateare penlru produsele
alerile - valabil - conlirmat prin
semndlura i stonpil oferimulu;
Certilicat 150 13483 - valubil -
confirmat prin sernitura si
stampala olertantulul; [InFormatit cu
privive la studule climee electinale
de catre Ia produeator pentru
produsul ofertat *Catalogul
producditorului/prospecte/document
e tehnice de conlrogme @
specificatiilor, Pentiu produsele non
sutl neeunoseute pentu medic, vor
{1 prezentute mostre de edlre
potentiali eigtigdlor] n termen de 3
2ile de o solicitare pentru estare,

64

Pratese vasculare

641

3300000-1

Protere vasculare | sterile

Buoeata

pratezi constituita Jdin 17175
expandat (e-PTTE)

- struelurd poroasi

- poru in formd de V pentra
mmeliorarea imcorporarart tisulare
- mdrimea pronitor 60um pe exterior
51 20um pe ierior

- flexibila st maleabild, nengida

- lowaka (eu rezistentd redusd) la
mtroduecrea acului in Gmpul
SUtLTATL

- rezistentd la compresie. cudare gt
Kin-king , Rd carcas inelar exiem
ce ar necesita inlitrare in zouele
Jo anastomod

- rezistendl o rupere 31 competibala
eu sutura monolilament san PTEL:
- existenta in ambele varonte dups
grosmmea peretelui - perete
standard si perete subtire(<€,2 unn).
Uiametrul - 8 qum}y. Lungumes -
40 (eny) Certilcare: Certilicat CL
satl declaratie de conformitaie CLE
1n fimette de evaluarea
contornmitati cu anexcle
corespunzatoare pentiu produsele
ofenite - valabil - confimat prin
sermdiiura 31 stampila olertantal o
Certilicat 13O 13485 - valalul -
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicktate

Unitatea de

miisura

Cantifaten

Specificarea tehinici deplini
snlicitatd, Standarde de referingd

6.1

I3100000-3

Proteze vaseulore |, sterile

Bucnd

5.00

conlirmat prin semndura $i
stampila olertantuluiz Informaltii cu
privire la studiide elinice clecluale
de catre la producator pentra
produsul ofertat *Catalogul
producitorulur/prospecte/document
e lehniee de conlirmare a
speeificalnlor. Pentru produsele noi
sau necunoscute pentru medicl, vor
[l prezentate mostre de elire
potengialii cistigatori In wennen de 3
zile de fa solicitare pentru testare.

Protese vasculare

3000001

Prolese vaseulare | stertle

Bucati

5.00

proleza constitmla din PIFLR
expandat (¢-PTTE)

= structurd poroasi

-~ potii i forindt de V pentim
ameliorarea incorporararni tisulare
- miirimed porilor 60w pe exterior
51 20p0m pe mlerior

- MNexibila i maleabild, nerigida

- lonald (eu rezistentd redusa) la
introduceren acului in timpul
Sutlrdrn

- rezistentd la compresie, cudare i
kin-king , {ird carcas inelar extern
ce ur necesita inialurare in zonele
de anastomozi

- rezistentd la rupere si compatibili
cu sulwa monolilament sau PFEE
- existenta In ambele vartante dupi
grosimea peretelui - perete
standard i perete sabtire(<0,2 nun).
Dhametrul - 10 gnm). Lungumea
- 40 {em) Certificare: Ceruficat CF
sau declaratie de conlormitate C3
i funclie de evaluarea
conformitalii cu anexele
corespunzaloare pentru produscle
oferite - valabil - conlinmat prin
semndluzga si stanipila oferantului;
Certifieat TS0 13485 - valahi) -
confirmat prin semndtura g
stampila ofertantitu; Informautii cu
privire la studiile clinice elestuale
de catre Ja producater pentru
produsul ofcrlal *Catalogul
producitoruluwi/prospecte/document
2 tehnice de conlimiare a
specificatiilor. Pentru produsele noi
sau necunoscule pentru medict, vor
I prezentate mostre de catre
potentialil eisligalont n termen de 5
zile de lu solicitare pentru testare,

66

Petic din Teflon

66l

331080001

Pelic din Teflon

Rusatd

12.00

Material eflon, 1imensiune - 10 x
10 em. Cerlilicare: Certilical CE
sau declaratic de cenformitate CLE
in functie de evaluarea
comformitatii eu anexele
corespunzatoare penlru produsele
oferile - valalil - confirmat prin
semndtura yi stampila olertantului;
Cerlifieat IS0 13485 - valabil -
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Nr. dfo

= Cod CPV

- Denumire: Bunuri solicitate

tUn itaten de

misura

C:mfitiltea

Spexificarca tehnicd deplini
solicitatd, Standarde de referinga

66,1

33100000-1

Pette din Tellon

Bucata

12.00

conlirmt prin scondlura si
slamptla ofertantulut; *Catalogul
producitoralui/prespecle/docunient
e lehnice de continmare o
specihecatitlor. Pentru procusele noi
fau necunoscute pentru medici, vor
I precentate mostre de caue
potenlialil cistigitor in wnnen Jde 3
zile de L solicilare pentru lestare.

67

Clei hinlogic
Biogia

671

33H00000-1

Clel biologic
Bioglu

I3ucata

12.60

Lipici chiturgical elei biologic)
pentru liparea peretitor diseetic de
aorta st controly) hemestazet,
Siringa preurnpluta cu 2
componenie

Marme seringa: Seringd 2.0 ml.
Certitweare: Certificat CIF sau
declaratie de conformitate CIE in
Functie de evaluarea conlormitatii
cu anexele corespurzaloare penlru
produsele olerite - valabil -
confimmat prin semnitura i
stampila ofertanwadui: Certificat [SO
13483 - vatabil - confirma prin
semndtura i stumpila olerantului;
*Catalogul
producitorulin/prospecte/document
¢ tehnice de conlinmare a
spectficatitlor. Pentru procusels noi
sit ECUNOSEHe Pentry medict, vor
{1 presentate nste Je eilre
potentialin eistgaton in wenmen de 3
zide de la solicitare penteu festare,

68

Clei biologic
Bioviu

G8.1

331000001

Clei biologie
Biogl

FHucaki

12.00

Lapiei ehirurgieal (clei biolagic)
peniru fipirea peretilor disectic de
aerta si controlul hemostzed,
Siringa prewmpluta cu 2
componets

Marime seringd: Seringd 5.0 ml.
Certiticare: Certiticat Ck sau
declaratie de conformitate CI7 in
funclic de eviluarca conlormitatii
Cu atiexcle corcspunaloate peilry
produsele oflerile - vajabl -
conlinnat prin semndtura $1
stampila ofertantulm: Certiticat 180
13483 - valabil - confinmat prin
semnElura s stampila oleranivul g
*Calslogut
producitoradui/prespecte/document
¢ tehiice de confirmare a
speatheatitlor. Pentru produsele net
sau necanoseule pentrie medict, vor
Il prezentale mostre de edtre
potenlialii cigtivdtori in lermen de 3
le de o solicilare penira leslare.

69

Proteza vasculardt pentru arcul aortic cu 1
sinmura bransi

G921

33100000-1

Proteza vaseulard pentru arcul aertic cu |
singurd brangd, sterile

Bucatd

1.0

Contectionale dintr-un material cu
porozitate 0, impreanat cu cologen
poitru centrobul bemostzet st
asiguraren impermiabilitdii la sTnae
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Nr. dfv

Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate -

Unitatea de
masura

Cantitaten

Specificarea tchnici depling
solicitatd, Standarde de reteringa

091

Prateza vasculard pentru arcul sortic cu
singurd beangd, slenle

33100000-)

| Bucala

100

a protezel g disponibililute imediata
pentra implantare, Dinmetru} - 30
{mm), DBranga 10 (mm)
Certificare: Certificat CE sau
declaratie de conformitate CF in
funciie de evaluarea conformilatii
cu anexele corespuizatoare pentru
produsele oferite - valabil -
conlirmal prin senusur si
statnpla ofertantatui; Certificat 180
[ 3485 - valabil - confirmat prin
senmdtura $1 stampila olertantului:
Infommalii cu privize [a studiile
clinice elfoctuale de vatre la
producator peniru produsul ofertat
*Catalogul
produciitorului/prospecte/doctment
¢ telmice de confirmare a
specilicatiilor Pentru produsele noi
sau necunescue penru medicl, vor
(i prezentate mostre de cilre
poleniiali eistgtori in lermen de 5
zile de la solicitare penlru testare.

Termenul de livrare/prestare/exceutare solicitat $i locul destinatiel finale:

in (ermen de pind la 30 zile de la solicitarea scrisd a beneficiarnlui IMSP Institiw] de Cardiologie
POP - Franee destinaiie vimuil

Documentele/ceringele de calificare pentiu operatorii econumici includ urmitoarele:

N dio Denumirea decumentuluifeerintei Cerinte suplimentare fagi de document Obligativitatea
I [Nemplicarea in practict [nuduloase i de corupere Declaratic pe propric rédspundere conform Nu
Formularului ¢se va indica)
2 [Dovada foregistiarii persoanet juridice, in confarmitate [Certificat/decizie de inregastrare a intreprinderit/extras 1a
cu prevederile legale din ara in care oferianiul este din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stahilit confirnatd prin aplicarea senméturii §i stampilen
ofertantulm Operatorut ecenomic nerezident va
prezenta documente din tara de origine care dovedese
lorma de inregistrare/atestare ol aparienenia din punct
de vedere profesional
F [Actul care atestd dreptul de a livra Copic - confimuatd prin semndtora $i stampila Nu
bunuriflucrdrisservieii ofertantului
4 Hinsponibilitate de bant hehizi sau capital circulant, de |Nu se cere Nu
resurse erediture sau allc mijlosce financiure (suma)
5 {Prezentarca de dovez: privind conformitatca Nu se cere Nu
produsclor, enlificald prin relertre la speetliealii sou
standard relevanie
6 [Demenstrarca experientel operatorului economic in Declaraiie privind experienta similardl confonm Nu
domeniul de activitate aferent obicotului contractutui — |Formularului (se va indica) san Declaratie privind Lista
ce urmcazd a 10 atribuil principalelor luerari exeeutate in ultimul an de
activitate contorm Formularului se va indica)
7 |Demonsirarea aceesului ta mira stractura/mijloacele Declarajic privind datarile speeifioe, wilajul si MNu
indieate de autoritatea contraclanti, pe care aceasts le cehipamentul neeesar pentru indeplinires
considerd necesare pentru indeplinirea contractului ce corespunziloare a contractulit conform Formularului
wrmewzd a i atribuit (se va indica) $1 Documente care alestd lapto! ca
operaterid econoinic se afla i posesia utilajedor.
mstalainlor gifseu cchipumentelor indicate de
auloritates conlraclanld, acestea [lind fic n dotare
preprie. [ie inchirtiale, necesare indeplinirii conlragtului
8 [Neincadrares o siluatiile co determing excluderea de la Declaratie pe proprie rispundere conlonm Nu
proeedura de atribuire, ce vin inaplicarca art. 18 din |Formularului (s¢ va indica)
Legeanr. 131 din 03.07.2015
2 |Ofena Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin |k
aplicarea semndtur si stampilei Oferiantului:
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N e ol : Dem__unirg:l ‘documentului/cerinfei . _ Cerinte suplitnentare fafd de document Obligativitatea
[0 |Infermatii genvrale despre olertant Formularul informativ despre ofertant contonm Nu
Fomulorulw {se v indica)
i1 |Raportul linanciar Uil rapert finaeiir/situatia (inaneiard-Copic — D
conlnmatd prin senwnitura si stampila candidawlui
12 {Demonstrarea aceesului la persomatul necesar pentru [Declaratic privind rersonalud de specialitate propus Nu

indepliirea corespunzitoare a obiectuln contractului [pentru implementarea contractulul conform Formularul
ce urmened a [ alribuit (persenalul de specialilale care [(se va indica)
va aves un rol esential in indepliniven acesiuin)

13 |Minim ani de experienta specilicd in liviares bunurilos [Nu se eere Nu
Sifsau serviciilor sinilarg

14 [Valoarca minimil (swna) a unui contiact individual Nu se cere Nu
indeplimt pe parcursul perioadei indicate (mundrul de
aniy

3 [Speeificali ichawee F 4] - onginl - conform Formudarulu clectronic plasat e I

site {wwweenpesidispozitive medicadeanuntur
lieitatiijconlirmat prin aplicirea semmdiurii s stampiled
Pastictpantular. Participantul va prezenta formularul
ofertet I 4.1 Ta Format ¢lectronic pe suport C1)
impreund cu oferta, Intormatia din formwlarul efenet ¥
4.1 pe suport hirte oblignioriv va (1 identicd cu
intormatiu prezenkild in formal electronic.

16 |Specilicatii de pret T 4.2 - origina | - confoma Formubaralu electronie plasut pe Da
gite (www capesidispozitive medicake/anunturi
Heiafiieontiomat prin aphicarea sermdturii 3 stanipiled
Participantulu, Participantul v prezenta fornlarul
oferter I 4.2 I Lormial electronic pe supart CT
impreund cu olerta, Inlormalia din forndar) olera I
4 2 pesuport hiche oblhigatorio va 1 wdenticd cu
informatia prezematd in formal electionic,

17 {Lista fondatorilor operatortlor economisi va conline numele, prenumele, codul presonal — [
conlinuatd prin sempdtura 5 stampila Participantului;
18 |Certificat de atribuire a contului bancar cliberat de banea detiniitoare de cont — original/eopic - [

confirmatd prin uplicarca sernndturn g stampiler
Parlicipaniulu

19 [Certilicat privind hpsa sau existeniu restandelor Fald de jeliberat de Inspeetoratul Fiseal (valabilitaea 1
bugetul public national certiticatului - conform cerinelor Inspectoratulo
Fiscal al Republici Moldovayvalabil la data
deschiderti olertelor - copic - conbirmata prin
aplicarca senmdturl) si stampitel Porteipantu i,

20 [Document Unie de Achiziil European (IUAL Completat conlorm ceninteler. cu aplicaren Da
suplimuentard o semmiturin 1 stampilel Portietpantulu.
21 [PDeclargfie Termeitul de valubilitate restant (la momentul livrdrii) Ja

vit comsntur 80% din termenul total ab produsui, dor
numa mie de 13 Juni,

Informafic Suplimentard:
Operatorii econonuet interesali pot objine inlonmatic suplinientard de la antoritales contractantd $i lamiliarzzo cu ceringele documentelor
de liclalie la adresa mdicald nai jos:

Nenumirea amoritd(ii contractanie: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE N SANATATE

Adresa; Repeblica Moldoya, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1

Tel.: 022-88-43-25 48y |, Tax: 022884243 . E-maud officerarcapes.md

Numele si funciia persoanei responsabile: BRINZA SERGIU, Sef seetic achizitii dispozitive medicale

Sctul de documente poate i primit la adresn: Korolenko 2/1, Chisinau . bloc A, elajul 2 seeretarial.
Operatorit economet eare dorese s depund oferte Ls procedira respectiva urmeaza i depund o cerere de participare (eu indicarea chrd a
denuniirii, adreset, rumarolui telefonulul de contact si numehu persoanet fmputemicite de citre Partietpant}.

NOTA: Ceringe datd WU se relerd la olertantii care s-au inregistral o procedurd s au aceesal documentele incadrul
S1A Registrul de Stat al Achiziiilor Publice.

intocmirea ofertelor:
Oferta $1 documentele de calificare solicitate tocimite clar, Fard corectan, cu nwumdar 51 datd de 1esire, cu semmdlura persomel
responsabile, puse in plic, sigilate st ytampilate. urmeazd a i prezentate

pind far  05.02.2020 10:00

pe adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Keroleako 2/1



pag. 49

Ofertele intirziate vor firespinse.
Termenul de valabilitatea a afertelor: 120 zile

Ofertele vor fi deschise o prezenta (izied sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de luere al awtoritafii contractante
st a reprezentanfilor Participanilor ta licitagic

la: 05.02.202¢ 10:00

pe adresa: Republica Moldeva, CHISINAU CENTRU, mun, Chisindiu, str. Korolenko 2/1

Garantia penteu oferti:

Toate ofertele trebuie si tie insolile de garan|ie pentru ofertd in Formi de
Garantic bancard
Garantic prin transfer
in vuloure de 2%

Contractul inird sub meidenty Acordului OMC .« Nu

Confinutul prezentei Invitatii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat "REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE"™. Grupul de lucru pentra achizitii confivmi corcctitudinea continutului Invitatici, fapt
pentru care puarti raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conduciitorul grupului de lucru:
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https:Hetender.gov. md/privatefdownleadCantent

FISA DE DATE A ACHIZITLEL (FDA)

Urmitoarele date specilice referitoare la bunurile 5i 1o serviciile solicitaic vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucgiunilor
pentow oferiantt (IPO). In cazul unci diserepantie seu al unw conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispozitii generale

Nr Rubrica Datele Autoritifii Contractante/Organizatorului procedurii
.1, |Autoritatea contractantdOrganizatorul |CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
procedurii;
1.2, |Obiectul achizitien Achizifionares materialeleor de sutuvi i proteze peatru anul 2020 conform
_ necesitdtilor IMSP Institotul de Cardiologie pentra anul 2020
1.3, |Numarul proceducii: 14730140
Ld. | Tipul obicctulur de achizijic: Licitatie publicd
L5, |Codul OPV: 33140000-1
1.6, [Numiars! si data Buletinului S0 din 31.12.2019
Achizitilor Publice:
1.7, |Sursa alocatiilor bugetare/banilor CNAM
publici:
1.8. tAdministratorul alocatilor bupctare:  |CAPCS
1.9 | Plagismijloace financiare din partca Nu se utilizeaza
partencrului de dezvoltare:
.10, | Depumirea cumpdriitorului: Centru pentra achizitii publice centralizate in sunatate (CAPCS)
1.11. | Desrinatasul: IMS I Institutul de Cardiologic
1.12. {1Limba de ¢comunigare; De stat
i.13. |Pentru clarificarea documentelor de | Adresa: Republica Maldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str, Kornlenko 2/1
atribuire, adresa autoritatii Tel: 022-88-43-25 (48)
contractane esle: Fax: 022884245
E-mail; office@capes.md
Persoana de contact; BRINZA SERGIU
1.14. iContract de ochizific rezervat
atelicrelor protejate
2. Listad Bunuri §i specificatii tehnice:
Unitatea Specificnrea tohmicd deplind solicicati
N dio | Cod CI'Y Denumire Bunurl solicitate de Cuntitatea | “P*'™M¢ .ﬂ'ﬁ chnles Bepina solicliat,
" Standarde de referingi
misuri
1 Proteze valvulare cardiace meeanice cu
dublu disc cu prelucrares anfitrembotica
. Mitrale.

hitps:Hatender. gov.mdiprivate/downloadContent
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1.1

33106000-1

Proteze valvulare cardiace mecaniee en
dubhi dise eu prelucrarea antitrombotica,
sterile.

Bucatd

15.60

a) Mitraler <Inel valvalar si clementul de
ocluzie sa fie confectionat din carbon
pitolitic care sa penuild efectuarea in
condilii de siguranid i frd artetacte a
examindrilor €T g RMN. -Inelul si diseul
sa Tie vizibile radiografic - Proiil
hemodinamic optim: -anghii de
deschidere nminim75° - nwaxim §5° -
tarbulenta de staza minim -regurgitares
ninima in pezitia inchisa -valva rotabila
dupa insertie -materialul tecshl de
acoperire # inelufui protezel sy fie cu
siructura netrombogens si ou marker de
implantare -mecanizm de protectic a
pivotelor pentru dezvollarea patusului | a
hiperirofiel museulare s-au septale,a
extenzici caleiticarilor subvatvulare. -
valvele ofetite sa [e cunoscute 31 wtilizate
curent in unitt de specialitate din
strainatate Marimea sobiciati; N 27
Manjetd standart Certificare: Certiticat CE
san declaratie de conlommitate CE in
funcrie de evalvarce conformitatii cu
anexele corespunzatonre pentru produsele
aferite - valabil - confirmai prin semmdtura
siostampila elerantslui; Cenilicas 156
13485 - valabil - confirmat prin scmndtura
i stamipila ofectanmlui; InfFarmatii cu
privire a studiile clinice electnaie de catre
Ta producator pentre produsul ofertat.
FCatalugul
producitorului/prospecte/documente
tehnice Je confirmare a specificatiilor
tehmice pentru produsul ofent pe suport
lirtic — copie — confirmatd prin gtampila i
semndtura Participantului. * Tn oferta se
va indica codul produsulun oferit peniry a
putea 1 identificat conform catalogului
prezentat, Fentry praduscie noi sau
necunosaute peniry medict, vor fi
prezentate mostre de citre potentialii
cistigdtori in teemen de 5 zile de la
soficite peniru testare,

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
dublu disc cu prelugrares antitrom botica
, Mitrale.
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33100000-]

Proteze valvulare cardiace meeanice cu
dublu disc cu prelucrarea antrombetica,
swerile,

Bueatd

2000

a} Milrale: -Inel valvular si elementul de
acluzie sa fie confectionat din carbon
pirolitic care 53 permild efectuarea in
conditii de sigurantd 1 fard artefacic a
examindrilor CT gi RMN. -Inclul i discul
s& fie vizibile radiografic - Protil
hemodinamic eptin: -unghii de
deschiderca diapazon minim75° - maxim
$3% -turbulenta Jde staza minima -
reguggitarca minima in pozitia inchisa -
valva rotabila dupa insertie -materialul
tecstil de scoperire a ineluli protesei sa
fie cu structura netrombogena si cu
marker de implantare -mecanizm de
protectie a pivolelor pentru dezvollarea
panusutui | a kipertrofiel musculare s-au
sepiale.a extenziei ealeificarilor
subvalvulare. -valvele oferite sa lie
cunoscute $i Utilizate curent in unicati de
specialitate din stratnatate Mirimea
solicitatd: N 29 Manjctd standart |
Certilicare: Certificat CE sau declaraie de
conformitate CT in funetie de evaluarca
conformitatii cu anexcle corcspunzatoare
pentru produsele oferile - valabil -
confirmat prin semnitiea i stampila
ofertantului; Certificat 1SO 13485 - valabil
- confitmat peio senwndtura si stammpila
olertaniului; Informatii cu privire la
studiile clinice ofectuate de catre Ia
producator pentu produsul oferiat.
*Catalogul
producitoruluifprospecte/documente
tehnice de conlirmare a specilicatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe supon
hirlic — copic ~ confirmata prin gtampila 5i
semniture Participantului. * In oferti se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea i ientificat conform cawlogului
prezentat. Pentru produscle noi sau
necunoscute pentry mediel, vor 0
prezentate mostre do citre potentialii
ciglightor in Lermen de 5 zile de 1a
suolicitare pentru testare.

Profeze vabvulare cardiace mecanice cu
dubli dise ¢u preluerarea antitrombotica

. Mitrale,
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33100600-1

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,
sterile,

Bucatd

5.00

) Milrale: -Inel vahvular si clementul de
ocluzie sa fie cenfectionar din carbon
pirolitic care s3 permitd efeciuaren in
condiil de sigurantd si fird anefacie a
exawnidrilor CT si RMN, -Inclul §i discul
54 Ne vizibile radiografic - Proiit
Bemndinamic optim: -unghii de
deschidere diapazon minim 75° - maxim
B5% ~turbulenta Je stuza ninima -
regurgitarca minima in pozitis ineliso -
vitlva rotabila dupa inseriie -materialul
tecstil de acoperire a inelulul protere sa
fie en structura netrombogena s cu
marker de implantare ~mecanizm de
protectic a pivotelor peniru dezvellarea
puanusului, a hipertrofied musculare s-au
seprale,a exienziei caleificanlor
subvalvulare. -valvele olerite sa fie
cunoseute s ulilivate curent in unitati de
specialitate din strainatiate Marimes
solicitati: N 31 Manjeta siandart
Certihieare: Conilical CE sau declaratie de
conformitate CTin funetie de evaluarea
cenfonuitatii cu ancxele eorcspunzatoare
pentru produsele oferite - valabil -
confirmat prin semndtara si stamopila
otertantului;, Certificat 1SO 13485 - valabil
- contirmat prin semnanira si stampila
ofertantului; Infermalii cu privire la
staditle clinice efectuate de eatre la
producator pentru produsul ofetsat,
*Catalogul
procucdlorului/prospecte/documente
tehnice de conflinmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suporn
hirtic — eopic — contirmatd pin stampita i
semnitura Participantului, * In oferta se
va indica codul produsului oferit penira o
putea i identificat conform catalogului
prezentat. Pentru produgele noi sau
negunoseute pentru mediei, vor i
nrezentate wiostre de catre potentizlii
cistigtori in wermen de 3 zile de la
solweitare pentru testare,

Proteze valvulare eardiace mecanice ¢o
dublu disc cu prefucrarea
antitromhbotica, Aortice.
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33100000-1

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
dublt dise ou prelucrarea antitromboticd,
sterile,

Bueatd

500

h. Aortice: -Inel valvular si elementul de
ocluzie sa fie confectionat din carbon
pirelitic care 53 permitd efeciuarea in
conditii de siguran{d i fard artefacte a
examindrilor CT gt RMIN. -Inclul i diseul
5@ fe vizibile radiogratic. -Profil
hemadinamic optios: -unghi do
dischiderca minim 75" - maxim 85° -
turbnfenta de staza minima -regurgitares
minime in pezitia inchisa -valva rotabila
dupa insertie -materialu eatil de acoperire
a inelului protezet sa fie oo structura
netrombogena $i cu marker de implantarea
-mecanizin de protectie a pivotelor pentru
dezvoltarea panusului | a hiperiropiei
muscnlare sau septalea extenziel
calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite
sa fig cumoscute si utilizale curent in
unitati de specialitate din strainatate |
Marimea solicitati: N 21 Manjeld standart
Cerificare: Certificat CE sau declaratie de
conformitate CE in lumctie de evaluarea
cemfonmitatii cu anexcle corespunzatoare
penttu produscle olcrile - valabil -
confimmat prin servndira §i smpila
olertantoiu; Certificac 150 13485 - valal
- confirmat prin scinndtura gt stampila
ofertantului; Informatii cu privice la
studitle ¢linice efectuate de catre la
praducator pentru produsul ofertat.,
*Cataluguf
preduciteruluifprospecie/documenie
tehnice de confirmare a specificafiilor
tehnice peniru produsul oferit pe suport
hirti: — copie — confirmatd prin stampila si
semudturn Participaniului. * [n ofertd se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identifical conform caalogului
prezentat. Pentru produsele nol sau
necnnoseute pentru mediei, vor fi
prezentale mosire de ciure potentialii
cigtigitori in termen de 5 zide de fa
solicilare pentru testare,

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
dubly disc cu prelucrarea
antitrombotica, Aortice.

Nttps:fietender.gov.md/private/download Content




03.01.2020

hitps:#etender.gov.mdiprivate/downloadContent

33100000-1

Proteze valvulare cardiace mecanice o
dublu disc cu prelucrarea antitrombotici,
sterile.

Bucata

12.00

b, Aortice: -Incl valvular si clemeniul de
ocluzie za fie confectional din carbon
piralilic care 83 permita eleciuaren in
conditii de sigwran(d si fird arlctacte a
cxanmundrilor CT §i RMN. -Inclut 51 discul
s e vizibile radiografic. -Pralil
hemodinamic optim: -unghi de
dischiderea minim 75° - maxin 85° -
turbulenta de staza minima -regurgitares
minima in pozitio inchisa -valva rotabila
dupa insertic -macrialy 1exiil de acoperire
a inelului protezei sa fie co struciura
netrombogena $i o marker de anplantarc:
-Mmesinizm de profeciie a pivotelor peniry
dezvoltarea panusului , 2 hipertropiei
mugculare sau septale.a extenzied
caleilicarilor subvalvalare. -valvele oferie
ga [ie cunoseuwte s wtilizate curent in
unitats de specinfitale din steainatate
Mdirimen sebicitatd; N 23 Manjewd standan
Certificare: Certificat CE sou declaratie de
conformitate CE in lumctie de evaluarea
conformitatii cu ancexele corespunzatoare
peatru produscle oferite - valabil -
confirmat prin semndlura §i gtampila
afertantului; Certilical IS0 13485 - valabil
= confirmat prin semndtura 51 stampila
ofertuntului; Informatii cu privire la
studiile clintee efectuate de catre la
producator pentry produsul ofcrtat,
*Catalogul
producatorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul ofert pe suport
birtie — copic — confirmatd prin stumpila $1
semandnms Participantutui. # in oferta se
va indics codul produsului oferit pentiu a
putes {i identifican conlorm catatugului
prezentat. Pentru produsele noi sau
necunosclite pentro medici, vor fi
pregeniate mosire de citre potentialii
cishigdtori in termen Je 5 zile de fa
solicitare pentru testare.

Proteze valvulare cardince mecanice cu
dubly dise cu pretucraren
antitrombotica, Aortice.
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331030001 [Proteze valvulare cardiace mecanice cu

dublu dise cu prelucrarca antitrombetica,
slerile,

Bucaa

840

t. Aortce: -Inef valvular s1 etementul de
ocluzic sa fie confectionat din carbon
pirolitic care s permild electuarea in
conditii de sigurantii gi fard artefacte a
examminilor CT i RMN. -Inelul si diseul
s Ne vizibile radiografic. ~Proiil
hemadinamic optin: -unghi de
dischiderea minim 759 - maxim R5° -
rarbulenta de staza minima -regurgitarea
nrinima in pozitia inchisa -valva rotabila
dupa msertic -materialu Leatil de acoperire
a inelului protezei s fie cu structusa
netrombogena si cu marker de implantares
-meeanizm de protectic a pivotelor pentiu
dezvoltarea panusului , a hiperiropiet
musculare sau septale,a extenzic
calcilicarilor subvalvalare. -valvele oftrile
sa Ne cunoscute si utilicate curent in
unilati de specialitale din strainatale .
Mirimea solicitati: N 23 Manjcia standarl
Certificare: Certificat CE sau declaratie de
conformitate CE in funclie de evaluarea
conformitatii cu anexcle corespunzatoare
pentru produscle oferite - valabil -
confirmal prin semnitura §i stampila
ofertantnlui; Certificat 180 | 3485 - valabil
- confirmat prin semndtura si slampita
ofertantului; Informatii ¢u privire la
studiile cliniee eleeiunle de catre la
preducator pentr produsul ofertat,
*Catalogul
preducatorului/prospects/docunente
tehniee de confirmare a specilieatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtic — copic — confirmatii pria stampila si
semnatura Participantului. * Tn oferta se
va indica codul produsului oferit peatru a
putea (1 identifieal conlfunm caalogului
prezentat. Pentru produsele noi szu
necunoscuie pentrip medie, vor fi
prezemiaie mostre de citre potentialit
cigtigitort in termen de 5 zile de la
solicilare peniru testare.

Prateze valvalare cardiace mecanice cu
dublu disc ¢cu prelucraves
artitrombatica, Aertice.
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33100000-)

Proteze valvulare cardiace mecanicc ¢u
dublu dise cu prelucravea antitrombotica,
serile.

Bucati

5.00

b. Aortice: -lngl valvular si clemenis! de
ocluzie sa fic confectionart din carbon
pirolitic care s permitd efectuares in
conditii de sigurantd si fard arerfacte a
cxamindrilor CT 31 RMN. <Inclul si discul
53 {1e vizibile radiografic. -Proli
hemaedinamic optim: ~unghi de
dischiderca minim 75° - maxim §5° -
murbutkentu de staza minima -regurgitarea
minima in pozitia inchisa -valva rotabija
dupa inserlic -materialu textil de acoperire
a inelulul protezei sa fie cu siruchura
netrombogena si cu marker de implantares
-mecanizm de protectie a pivowelor pentiu
dezvoltarea panusului , a hipertropici
musculare snu septale,a extenzic
calcificarilor subvalvatare. -valvele oferite
sa fie cungscule si utilizate curent in
unitati de specialitate din strainatate |
Nirimen solicitti: N 27 Manjeld standart
Cernificare; Cetificat CE sau declaratie de
conformitate CE in {unctie de svaluarca
conformitatii cu anexele corespunzatoare
penirg produscle oferite - valabil -
confirmat prin sermdwra gi stampila
ofarlantului; Certilicar 150 13485 - valabil
- confirmat prin semnitura i stampila
ofertantului; [nformatii cu privire ka
studiile ¢linice efectuate de catre la
pradicator penta produsul ofertar,
*Catalogul
produciteralui/prospecte/documente
tehmniee de confinmare a specificatiilor
tehmice peniru produsul oferit pe suporl
lirtic = copic — confirmatd prin stampila si
scmnatura Participantuiui. * [n ofertd se
va indica codul produsului oferit pentiu a
putea fi identificat conform cualogelui
prezentat. Pentiu produsele noi sau
necunoscute pentry medied, vor fi
arezentate mostre de ciire potentialii
clstigdtori In termen de 5 zile de la
solicitare pentry testare,

Proteze valvulare cardince mecanice cu
dubtu disc cu prefucrarea
antigrombatica, Aortice.
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Proteze vabaulare cardiace mecanice cu
dublu disc cu prefucrarea antitromboticd,
sterile.

Bucaid

8.00

b. Aortiee: -Inel valvular si elementul de
ecluzie sa fic produs die carbon pirolitic
pur fara componente metalice care s
permitd clectuarca fo condifii de sigurantd
si fard arcfacte a cxamindrilor CT si
RMN. -Inelul i discul 53 (e vizibile
radiografic. -Peafil hemodinamic optim:-
unghii de deschidercaz 85 .arcul de lueru
55 -turbulenta de staza minima -
regurgitarea minima in pozitia inchisa -
valva rotzbila dupa insertie -materialy
texil de acoperive a inelului prowerei sa fie
cu structura netrombogena si cu marker de
implastarea , clasa I-A antitromboza
ACCP -mecanizin de prolectie a pivolelor
pentre dezveltarca punusulul, a
hiperiropiei musculare sau septale.a
exlenziei caleificarifor subvalvulare, -~
gradientul transvalvulay roui mic de 10
mm M -valvele ofanite sa fie cunoscute si
utjlizate eurent in unitati de specialitate
din strainatate . Mirimea solicizata: N 19
Manjeti redush Certificare: Certificat CR
sau declaratie de conlormitate CT in
functie de evaluarea conformitalii cu
anexele corespunzaware peatru produsele
oferite - valabil - contirmat prin semndtura
si stampila ofertantului;, Centificat ISO
134835 - valabil - conlinmal prin semnilura
i stampila ofcrrantului; Informatij cu
privire la studiile clinice efectuate e catre
la preducator pentru produsy! oferiat
*Catalogul
producatorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare 2 specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit po suport
hittie — copic — confirmatd prin stampila si
semndtuga Participantului. * In ofertd se
va indica codul produsului oferit peniru a
putca 11 identificat conform catalogulu:
prezantal. Pentru produsele nod sau
nectnoseute pentry medici, vor fi
prezeniate inostre de clitre potentialii
cigtigdtori in rermen de § zile de la
suliciture pentro estace,

Proteze valvulare cardiace mecanice cu
dubly dise cu prelucrarea

antitrombotica, Aortice.
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331000001

Proteze valvulare eardiace mecanice cu
dubly disc cu preluerarea anritrombotici,
swerile.

Bucatit

20,00

b Aortice: -lnel valvular si elemenml de
ecluzie sa fic produs din carbon pirolitic
pur fara componente metalice cure «3
permitd efectuarca in conditii de sigurantd
s fBrd arwefocte a examindnlor CT g
RMMN. -Inefnd gi discul 43 fie vizibite
radiografic. ~Profil hemodinamic optim:-
unghii de deschiderca® 85°.arcut de lucru
554 - turbulenta de staza minima -
regureitaren minima in pozitia inchis -
valva rotabila dupa insertie -materigly
texlil de seopertre a inelulu protesei sa hie
cu shructura netrombogens st cu marker de
implantaren , clasa I-A antitvomboza
ACCP -mecantzm de protectie a pivotelor
puentru dezyoltarca punusului , a
hiperiropiel musculare sau septale.a
extenziei caleificarilor subvalvulare. --
gradientul tonsvalvalar mai mic de 10
mm Hg -valvele ofertte sa fie cunoscuale si
utilizate curent in vaitati de specialitate
din strainatate . Marimea solicitita; N 21
Manjeti redusd. Certificare: Certificat CTL
sa declaratic de confermitate CE in
funciic de evaluarea confonnitatii cu
.'il}t’,‘.‘{CEC C(}TC.H'PI.II]?.,EI Loare pcnlru pn.‘-dltsclc
oferite - valabil - confirmal prin scrmndhra
si stamipila ofertantului; Certificar ISO
13485 - valabil - conlimmat prin semnitura
gi gtampila ofertantulut; Informhati ey
privire la studiile clinjce efectuate de catee
ta producator pentry produsul ofertat
*Catalopul
producalorutui/prospecteidocuments
tehnice de confirnure a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copie — confirmati prin stampila si
semudtura Participantului. & fn ofend se
va indiea codul produsului oferit pentiu a
putea {1 identificot conform cocalogului
prezentat. Pentru produssle noi sau
necunoseute pentru medici, vor fi
prezentate mostre de ¢dtre potentialii
cistigitori in termen de 5 zile de la
soliciare pentro lestate,

10

Proteze valvulare cardiace mecaniee ¢
dublu disc cu prelucrarea
antitramibotica, Aortice.
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33100000-1

Proteze valvulare cardiace mecanice co
dublu dise ev prelucrarea antitrombotica,
sterile,

Bucati

16.00

b. Aortice: -[nel valvular si clementul de
ocluzic sa fic produs din carbon pirolitic
pur fara componente metalice care sd
permild electuarea in condirh de sigurania
si fard artetacic a examindrilor CT gi
RMN, -Inelul s discul s8 fie vizibile
radiografic. -Profil hemodinamic optim:«
unghii de deschiderea> 85 arcul de {veru
55" -turbulenta de staza minima -
repurgitarea minina in poziiia inchisa -
valva rotabila dupa insertie -materialu
textil de aeoperire a inelului protezel sa fie
cu sirnctura netrombogena si cu marker de
implantarea , claza I-A antivomboza
ACCP -mecanizm de protectie a pivolelor
pentru dezvoltarca panusului, a
hipenropici musculare sau scpuale.a
exiengiel caleificarilor subvalvularg, --
gradientul transvalvalar mar mic de 10
mm Hg -valvele oiferite sa fic cunoscuie si
utilizate curent in vnitati de specialitate
din siraimatate . Mirimes solicilald: N 23
Manjetéd redusa, Certificare; Certificat CT2
saw declaratic de conformitare CE i
functie de evaluarea conlormitalii cu
anexele corespunzatoare penle produsele
vieriie - valabil - gonfirmat prin semndtura
sl stampila ofertantulul, Certificar ISO
13485 « valabil - conlmmat prin semnitura
gi stampile ofcrtantulod; Informarii cu
privire la studitle clinice efectuate de catre
la producator pentru produsul ofertat
*(atalogol
producatorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hittie — copie - confirmatd pein stampila s
semnitura Participantului. * Ta oferdi se
va indica codul produsuli oferit pentru 2
putea fi identificat conform cataloguloi
prezenlat.lentru produseie noi sau
necunoscute pentru medicl, vor fi
prezeniate mostre de citre potentialii
cistigitori in termen de 5 zile de la
solicitare pentiu testare,

[1

Proteze valvulare cardiace mecanice eu
dabia dise co prelucrares antifrombotics
, Mitrale,
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33190000-1

Proteze vabaulare cardiace meeanice cu
dublu dise cu prelucraren anttrombotics,
sterile,

Bueati

12.00

b. Milvale -Inel valvular si elemencul de
ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic
pur fari componente metalice care 53
permitd efectuaren in condifii de sigurania
si [3rd artefacte metalice a examindritor
CT 51 RMN ~Ineltt si discul s3 He vizibile
radiografic. - Profil hemodinamic optim: -
unghii de deschiderea> 85% arcul de lugrw
55 «turbwenta de staza minima -
regurgilurca minint in pozitia inchisa -
valva rotabiln dupa insertic -materialul
tzestil de acoperire o inelulul protezel sa
fic co structura netrombogena si cu
marker de implantave,clasa [-A
antitromboza ACCI -mecanizm de
proteciie a pivotelor pentru dezvoltare:
panusului | a hipertropicl musculare s-au
seplale,a estenziei caleiftearilor
subvalvulare ~gradientul tansvaliulae
ntai mic de 10 mm Hg -valve oferite sa fie
cunoscute st utilizate curent in unitati de
specialitate din sirainatate Mirimea
solicitatd: N 27 Manjetd standart,
Certificare: Certiticat CE saw declaratie de
conformitate CE in lunclie de evaluarca
conformitatii cu anexele corespunzatoare
pentvu produsele oferile - valabil -
confirmat prin semnira i stampils
aferlantului; Certificat 180} [ 3485 - valabil
- confirmat prin semodtura §i stampila
ofenantului; Informatii cu privive la
studiile climice efectuate de eatee la
producator pentru produsul ofertat
“Catalogul
producitorulu/prospectedlocuments
tehnice de contirmare a speciticatiilor
tehnice peniru produsul oferit pe suport
hirtie = copic = conlumatd prin stampila $i
semndtura Participantului. * tn ofertd se
va indica eodul produsnlui oferit peann a
putea h identificat conlonn caalogului
prezentat Pentru produsele noi sau
necinoseute pentro mediei. vor £
prezentate mostre de citre potentialii
CistigioT in leomen de 3 zle de s
soheitare pentra testare.

12

Proteze valvulare cardiaee mecanice on
dublu dise cu prelucrares antitrembofica
« Miteale,
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33106000-1

Proteze valvulare cardiace meecanice ¢
dublu dise en prelucrarea antitrombotich,
slerile.

Bucaii

20.00

b. Mitrake -Toet valvular si elementul de
acluzie sa fie produs din carbon pirolitic
pur lara componente metalice care s
permitd electuarca Tn conditii de sigurantd
st [Frd artefacie metalice o sxamindrior
CT gt RMN -Inelul st discul $3 fie vizibile
radiografic. - Profil hemodinamic optin: -
unghii de deschidercaz 85" arcul de lucru
55" -turbulenta de staza minima -
regurgitarea minima in pozitia inchisa -
valva rotabila dupa insertie -materialul
tecstil de acoperire a inelului protezei sa
tic cu struciura netrombogena i cu
marker de implantare,clasa I-A
antitromboza ACCP -mecanizm de
protectic a pivotelor pentru dezvaltares
panvsului , a hipertropiei musculare s-au
scplale.a eitenziei calcifcarilor
subvalvulare ~gradientul tansvalvular
mai mic de 10 mm Hg -valve oferite sa fie
cunoscute i utilizate curent in vnitati de
specialilate din strainatate Mirinea
solicitatd; N 29 Manjots standart.
Certificare: Certificat CE san declaratic de
conformilate CE in functic de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoars
pentru produsele oferite - valabil -
coufirmat prin semnitgra §t stampila
ofertantului; Cerlificat 150 13485 - valabil
- confirmat prin semnatura §i gtampila
ofertantului; Tnformuatii cu priviee la
studitle clinice efectunte de catre a
producator pentru produsu] ofertat
*Catalogul
produciterviui/prospecte/docamente
chuice de conlimmare & speciticatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copie — confirmatd prin stampila i
semniatura Participantului. * in ofertd se
va indicn codul pradusului ofcrit peatu 3
pulea li identifical conform catalogului
prezentat.Pentru produsele noi sau
necunoscule pentru nedici, vor i
prezentate mostre de ciitre potentialii
cisligitori in termen de 5 zile de la
solicHare pentru testare.

13

Proteze valvulare cardinee mecanice ¢
dublu dise cu prelucrarea antitrembotica
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13.1

33100600-]

Prateze valvulare eardiace mecanice o
dublu dise ev prelucrarea antitrombotied,
sterile,

Bucaid

5.00

b. Mitrale -Inel valvular si elemeniui de
ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic
pur fiarg componente metalice core 53
permitd efecluarca in condijii de sigurangi
si [ard avtetacie metalice a examinddlor
CT i RMN -Inelul $i discul 3 e vizibile
radingrafic. - Profil hemodinamic optime -
unghii de deschidercaz $5° arcul de luctu
55¢ -tarbulenta de sraza minima -
regurgitaren minima in pozitia inchisa -
valva rodabila dupa insertie -materialul
teestil Je acoperive winclului proteszet sa
tic cu structora netrombogena i cu
marker de implantarve,claga I-A
aniitromaboza ACCPE ~inccanizm de
protechic a pivetelor pentru dezvaltaren
panusului , a hipertropiei museulare s-au
seplale,a exlenzied caleificarilor
subvalvulare -gradientul transvalvelar
mal mic de 10 mm He -valve oferite sa fie
cunoscute siutilizate curent in vaitad Je
specialitate din strainatate Mirimea
solicitatfi: N 31 Manjetd srandart.
Ceriificarce: Centificat CF san declaratie de
cunformitate CE in functie de evaluarca
conformitalii cu anexele coraspanzatoare
pentru produsele oterite - valabil -
conflrmat prin semndcsra §i stampila
ofertantului; Certilicat 150 13485 - valabil
- confivmat prin semndtura §i gtampila
ofcrianutlui: Mformatii ¢v privice la
studitle clinice efectuate de catre Ja
producater pentru produsul otertat
*Catalogul
producitoruluifprospecte/documente
tehnice de contimmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copie — confirmatd pein stampilu i
semndtura Participantudui, * [n ofertd se
va indica codul produsului oferit pentiu a
putea I identifieal conform calogelui
prezentat, Pentru produscie noi sau
necunoseute pentru medicd, vor fi
prezentate mostre de citre potengialii
cEstigdton in tetmen de 5 zite de g
solicitare pentry testare,

14
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14.1 33100000-1 jProteze valvuiare cardiace biologice, sterile [ Bucatd 5.00 a.Aortiee -tesut biologic a valvei: valva
porcing san pericard bovin cu stent flexibil
din polimer cu tred cuspide separate
maontale individual pe stont -tratament
anticaletficare dovedit de tialur
clinice,controlate, publicate in revisie de
specialitate recunoscue -deschidere
sincroma a toitelor -configuratic
supraanalarg -dizain radiopae -profil eit
mai redus{proiruzic aortica minima) -
tratament cu ghutar —aldehida -durabililate
dovedita de 30 ani prin studii <linice
publicate . Marimea solicitati: N 21
Certificare: Certificat CE sau declaratie de
conformilate CE in functie de evaluarea
contformitatii cu anexele corespunzatoure
peninu produsele oferite - valabil -
confirmat prin senindtura $i slampila
ofertantului; Cerlificat ISy 13485 - valabil
= confirmat prin scmndtwra §1 gtaunpila
ofertantului; Informatii cu privire la
studiile clinice elacluate de caire la
producator pentru produsul ofertar
*Calalogul
produciterului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificapiilor
tehnice perlry produsul oferit pe suport
hirtie — copie - confirmata prin stampila si
semdtura Participantului. * In ofer se
va indica codul produsului eferit pentru a
puica fi identificat conform catalogalni
prezentat. Peniru produscle not sau
necunoscute pentr)! medici, vor fi
prezentate mostre de ¢litre potentiabii
cistigatori in termen de 5 zile de Ja
solicilare pentru testare,

15 Proteze valvalare cardiace biologice,
Aortice,

15.1 33100000-1 |Proteze valvulare cardiace biologice, sterile | Bucati 8.00 a.Aortice -tesut biclogic a valvei: valva
poreina sau pericard bovin cu stent flexibil
din polimer cu tret cospide separate
maontate individual pe stent -tratament
anticaleiticare dovedit de trialuri

clinice controlate,publicate in reviste deo
specialitate recunoscute -deschidere
sineronn a foilelor -conliguraie
supraanulara -dizain radiopac -profil cit
mai redusiprotruzic aortica minima) -
tralament cu clutar —aldehida ~durabilitate
dovedita de 20 ani prin studii clinice
publicate . Marimea solicitata; N 23
Certificare: Certificat CE s2u declaratie de
conformilate CE in functic de cvaluarea
conformitatii cu anexcle corespunzaroare
peniru produsele oferite - valabil -
confimmat prin semnitura si stampila
ofertantului; Centificat 150 13483 - valabil
- confirmat prin semndtura i slampila
ofertantului; Informatii cu privire la
studiile ¢linice efzctualc de catre Ia
producator pentra produsul ofertat
*Catalogul
preducatoruluifprospecte/documente
tehnice de confirmare a speciticagiilor
tehnice pentru produsul ofetit pe supon
hirtie — copic — confirmaia prin gtampila i
semndtura Patticipaniului. * fu oferid se
vaindica codul produsulsi oferit pentru 2
pueea [i identi ficat conform catalogaulog
prezentat, Pentey produsele noi sau
necunoscute peatre medicl, vor fi
prezentate mostre de citre potentiatii
cigtigitori o termen de 5 zile de la
solicitare pentru testare.

14 Protege valvulare cardiace biologice,
Aortice.
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6.1 33100000-1

Proteze valvulace cardiace biologice., stetike

Bucald

12.00

a.Aortice -tesut biologie a valvel: valva
poreina sau pericard bovin cu stent fluxibil
din polimer cu teei cuspide separate
montate individual pe stent -tratament
anticakeificare dovedit de tnalurt

clinice comrolate,publicate in reviste de
specialitate recunascute -desehidere
sincrona a terelor -configuratic
supraanulara -dizain radiopac -profil ci
mai redus(protiuzie rortica minima) -
tratament eu glutar —nldehida -durabilitae
doveditg de 20 ani prin studii clinice
publicate Miirimea solicitatd: N 25
Certificare: Cenificat CE sau declaratie de
conlormilate CE in functie de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatgare
pentey produsele oferite - valabil -
conflirmat prin senndtura gi stampila
aienantelui; Certificad IS0 (3485 - valahil
~ confirmat prin semndtura $i gtampita
afertantitlug; Informatii ev privire la
studiile clinice elzcuate de catre la
producator pentry produsul ofgriat
*Catalogul
producioruluifprospecte/documente
lehnice de confismare a specificagiiior
tehnice peniru produsu! oferit pe suport
lirtie — copie — confimata prie stampila gi
semiditura Participantului, * fn ofertd se
va indica codul produsului oferit pentra a
putea fi identificat conform catalogulug
prezentat. Fentru produsele noi sau
pecunoscute pentri medici. var fi
prezeniate mostre de citre polentialit
custightor in wnmen de 5 zile de 1o
solicitare pentra testare.

17

Proteze valvulare cardiace biologice,
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17.1

33100090-

Proleze valvulare cardiace biologice, sterile

Bucaid

12.00

b. Aortice -tesutul biologic al valvei:
pericard bovin -valva biologica din
pericard bovinfixal neutry in baie de
solutie de glutaraldehida prin procedeu
HLara stress™ ~tratament anli-caleificare
combinal cu sufactand si solventd etanol si
Tween-80 pentru eleminarea cficienta a
tostolipidelor st reducerca calcificarifor -
catarment anti-calcificare in 2 etape:
termica si chimica,care astuura exiragerca
in proportic de 984 a ambelor situsuri de
legare o caleivlui -valva <a fie
confeclionata din eeei valvule separate
selectionate si fixate la nivelul suporturilor
verlicale Tara stress fizic-mecanic pentra
durabilitate si evitarea ruptucilor -
mentared valvulelor sa fie electuaa pe un
suport lexibil elastic.din aliaj
metalic{Titan,Cobalt Nichel, rexistent la
coroziung,pentry durabilitale. -valvualefc sa
i aiba contact cu structuri cu potential
abraziv in ilimpul funclionarii. «valva
trebuic sa dispuna de un istoric de
durabilitate(absenta rupwirilor sifsau
calcificarilor in ambele pozitii milrala si
aurlica) de peste 20 ani la un numar
considerabil de bolnavi-studii clinice
publicate in literatura de specialitate. -
lorma cilindrica in pozitie deschisa -{aen
contact in functionare intrg valvule si
textura pentiu evilarca abrazionii -iocl de
sutura din silicon acoperit cu PTFE
impletit pentru favorizares eresterii
tisulare ,cu comtue valurit care sa respecie
anatemia valvel artice; inelub sa fie moale
si compliant -profil cat mai redus (low
profite) -deschidere sincrona a foitelor -
pentie pozitie mitralu sa [lie saigurate
marimi intre 25-3 [mm - pentru pozitic
aortica sa e saigurate marimi intre {9-
29mm -valvele olerile sa fie cunoscute si
sa fi fost folosite sau testate in serviciul
beneliciarului, in unitati de specialitate din
tara $au sirainagate - valva trebuie sa aiba
aprobarea FDA |, Food and Drug
Administration” din partea SUA pentra
utilizarc ¢linicd. Mirimea soliciatia: N 23,
Certlifivare: Cenificat CE sau declaratie de
conformitate CE in functie de cvaluarea
conlomnilatii cu anexele corespunzatoare
pendru produsele oferite - valabil -
conlirnsat prin semndtura si slampila
ofertantului; Certificat [SO 13485 - valabil
- conlimal prin semndiurs §1 stampila
ofertantului; Informadi cu privire la
studiile elinice efectuate de catre la
Jareducator pentru produsul ofertat
*Catatogul
producitorului/prospecic/documente
tehnice de conlirmare a specilicaliilor
tehnice pentiu produsul oferit pe supor
hirtie~ copic — confirmatd prin stampila si
semndtura Participanmilui. * Tn ofertd se
va indiea codul produstlu olerit pentru a
puica fi identificat conform catalogului
prezentat.Peatru produscle ool sau
tizeunoscule pentru medici, vor fi
prezentate mostre de ciue polengialii
cigtigltori in termen de 5 zile de la
solicitare pentru testare,

Proteze valvulare cardiace biologice,
Aaortice,
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18.1

33100090-1

Proteze valvulare cardiace biologice, sterile

Bucatd

8.00

b Aoitice -tesutul biologie al valvei:
pericard bovin -valva biologica din
pericard bovia.fixat nevtru in baie de
solutiv de glutaraldehida prin procedou
Hlara swess ™ -tratanient anli-calcificare
combinat cu sulaclanti si solvenu cunoel si
Tween-Ri pentr eleminares eficienta a
fostolipidelor si reduccrea calciticatilor -
ratament anti-caleificare in 2 clape:
termice sichimiea,care asigura extrageren
in proportie de 987 a ambelor sitsuri de
legare o caleiului -valva sa fe
confectionata din trei valvule separate
sclectionate si fixate la nivelul suporrilor
verticale fara stress fizic-mecanic pesttu
durabilitate sievitarea rupturilor -
montares valvulelor sa fic efectuata pe un
supor flexibil elastic.din atia

saetalic( Tian, Cobul,NicheD), rezistent la
coroziung,pentri durobilitate. <valvulele sa
nt aiba contact cu strueturi cu potential
abractv in impul Fanctionarit. -vatva
rebuic sa dispuna de un istoric de
durabititate{absenta rupturilor sifsau
calciflicarilor in ambele pozitit mitrala si
gurticit) de peste 20 ani td un numar
considerabil de boloavi-studi chinice
publicate in literatuea de specialitare. -
forma eilindnica in pozite deschisa -fara
contact 1n functionare intre valvule si
texlura pents evilased abrazeunii -inel de
sutura din siticon acoperit cu PTFE
impletit penrru faverizacea cresterii
tisulare cu contur valuril care sa respecte
anatomia valvei artice; inelol sa fie moale
si compliant -profil cat mai redus {low
prefile) -deschidere sinerona a foitelor -
pertru pozitie mitrala sa fie saigurate
marimi infre 23«3 mtn - penten pozitie
acyticn sa fie saigurate marimi intre 19-
29mm -valvele olerite sa 1ie cunoscule s
su fi fost folosine sau testate in senviciul
beneficiarulud, inunitati de specialitate din
tara gan strainatate - valva webuie sa aiba
aprobares FDA | Food and Drug
Administration™ din partea SUA pentru
utilizare clinicd. Mirimea solicitadi: N 25,
Cerificare: Cenificat CL sau declaratie de
conformitate CE in functie de cvaluarca
conkormitati cu ancxele corcspunzatoare
pentrt: produsele oferite - valabil -
cunlirmat prin serandra s stamnila
ofertanivtni; Certificat 150 13435 - valabil
- conlinmnat prin semnatura i stampila
ofertantubui; Informatii cu privive fa
studiile elinice efectuate de catre la
producator pentsu produsul ofertat
*Catalogul
producitorulut/prospecte/documenie
tehmice de conlirmare a specilicatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe supon
hirtic = copie ~ confirmatd prin stampila i
semnatura Participantulw. * fo ofertd se
va indica cadul produsulud ofart pentru a
putea fi identificat conform catalogutui
prezeatal.Pentru produsele noi sau
necunoscule pentru medici, vor i
prezemate mostre de catre patendialit
cigtigatori tn termen de 3 zile de la
sulicitare pentry restare.

1

Proteee valvulare cardiace biologice,
Aortice.
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19.1

33100000-

Protcze valvulare cardiace biologice, sterile

Bucati

5.00

b Aortice -tesut bologic al valvei:pericard
bovin fara compuneme din tesut porcino -
valva censioaila dint-o singura foita sl sy
fic cu trei valvule -vaiva biologica din
pericard de origine animala, stabilizat
nesu e solutie glutaraklehida, cu
valente anticalcificare cu sau fara
neulralizare -posibilitatea de pozitionare
total supraznulara -foita din pericard bovin
sa Mie montato pe exwerior] unui sien
elastic, rezistent la coroziune peniru
durabelitate in timp -stent eu profil redus,
vizibil radiologic in totalitate -forma
cilindrica in pozitie deschisa -valva
conservaia in seluiie fornmaldehida -prolit
cel mai recus Marinies solicitatd: N 21,
Certificare: Centificat CE sau declaratic de
conformitate CE in functic de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoare
pentru prodnscle oferite - valabif -
confitmar prin semndtura $i stampila
ofertaniufui; Certilicat [SO 13445 - valabil
- confirmat prin semndtura §i gtampila
ofertantului; Informatii cu privirg la
studiile elinice efectuaie de catre la
producator pentru produsal olertat
*Catakogut
producitorului/prospecte/documente
iehniee de confirmare a specilicatiilor
tchnice pentru produsyt ofcrit pe suport
hirtic ~ copic = confiemald pein stainpila §i
semnilura Participantului. * [n ofertd se
va indica codul produsuiui oferit pentru a
pulea i dentifical conform cawalogului
prezentat. Pentru produsele noi sau
necunoscute pentru medied, vor §i
prezentate mostre de catre potentialii
cistigdtori T teamen de 5 zile de Ja
solicitare pentru testare.

i

IProteze valvalare cardiace biologice,
Aortice,
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33100000-1

Proteze valvulare cardiace biologice, sterile

Bucata

£.00

b. Aortice tesul biologic al valveizpericard
bovin fara componente din tesut porcin -
valva constroita dintr-o singura foita si sa
tic cutrei valvole -valva biclogica din
perard de origine animala, stabilizat
neiry eu solutie glutaraldehidsa, cu
valente anticalcificare cu sau fara
neutralizare -posibilitatea de pozitionare
total supraanulara -foita din penicard bovin
sd fie montata pe exteriorul unui sien
elasiic, rezistent fa coroviune pentru
durabelitate 1n imp -stent cu profil redus,
vizibil tadiologic in towlitaiz -forma
cilindrica in pozitie deschisa -valva
consetvata in sohutic formaldehida -prolil
eel mai redus Mirimea solicitatd: N 23,
Certificare: Certificat CE sau declarate de
conformilate CE in Tunctic de evaluares
conformitatii cu anexels corespunzatodre
pentru predusele olerite - valabil -
confinmat prin senndtura si stampiia
aiertantului; Certiticat ISO 13485 - valabil
~ comfirmat prin semndtura §i gtampila
viertantnluiz [Informatit cu privire la
studiile ¢linice elecluate de catre la
producitor pentru produsul ofertat
*Catalogul
producioralui/prospecte/locimiente
iehnice de confirmare a specificatiilo
tchnice pentru produsul oferit pe suport
hirtic — copit — conlirmatd prin stampila $i
semndtura Participantulud. * in oford se
va indica codul produsului ofenit pentru a
pulea fi identifica conform catalogului
prezentat Pontru produscle not sau
necunoscute pentru mediet, vor f
prezentate mostre de eitee potentialii
cigtightorni i wrmen de § zile de la
sabicitare pentru westave,

pal

PProteze valvulare cardiace biologice,
Aortice,
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2.1 3200000-1 [Proteze vahvulare cardiace biologice, sterile | Bucatd 5.00 b.Aortice -tcsut biologic al valvel: pericard
bovin fara componente din tesut porein -
valva constrona dintr-o singura foia si sa
fic cu trei valvule -vabva biologica din
pericard de origine animala, stabilizas
neutri cu solutie glutaraldehida, cu
valente anticaleificare cet sau fara
ncutralizare -posibilitatca de pozitionare
total supraanulara -foits din pericard hovin
sa [ic montata pe exteriorul unui sten
elastic. rexislent la coroziune pentru
durabelituie in limp -stent i profil redus,
vizibil radiologic i totatitate -lorma
cilindrica in pozitie deschisa -valva
conservata in solulie formaldehida -profil
ccl mai redus Marimea solicitati: N 25,
Ceetificare: Certificat CE sau declacatic de
conformitate CE in funclie de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoars
penivy produsele oferite « valabil -
confimat prin semndtura si stampila
ofenantulvr: Certifical 150 13485 - valahil
- confirmat prin seuwmdnea $i stampila
ofertantului: Informatii cu privire la
studiile clinice efecluate de catre 1a
praducator pentrn prodosul elerial
*Catalogu!
producitorului/prospecte/documente
lehnice de confirmare a specificatiilor
ichnice pentru produsul oferit pe supot
hirtie - copic ~ coalirmatd prin gtaimpila si
setrmilura Participantului. * in ofentd se
va indica codul produsului eferil pentru a
putea Ii identificat conform catalogului
prezentat. Pentru produsele noi sau
necunoscule pentru medict, vor fi
prezentate mostre de clitre potentialii
cistigdtor i termen de S zile de la
solicitare pentry testare.

22 Proteze valvalare cardiace biolagice,
Mitrale,
2.1 | 33100000-1 [I'roteze valvulare cardiace biclogice, sierile | Bucats 12.00 ¢.Mitrale -tesul biologic a valvel: valva

poreing sau pericard bovin co stent flexibil
din polimer cu trei cuspide separate
montate individual pe stent -iratament
anlicaleilicare dovedil de trialuri
clinice,conteplate, publicate in reviste de
spevialitare recunoscute -desehidere
sincrona a loilelor -configuratie
supraannlara -dizain radicpae ~leatament
<u glutar —aldehida -durabelitate dovedita
de 20 ani prin studii clinice publicate.
Marimen selicitalda: N 27 - Cetlificarc:
Certificat CE sau declaratie de
cenformitale CE in functie de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoarc
pentru produscle oferite - valabil -
confiomat psin semaditira i slampila
afertontului; Certificat 150 13485 - valabil
- confirmat prin semndtura ¢ stampila
ofertaptului; Informatii eu privive la
studiile clinice clectuate de catre Ja
producater pentru produsul ofertat
*Catalogul
producitorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copie — confirmati prin starpila $i
semniltura Participaniului, * in ofertd se
va indica codul produsului oferit pentru a
putca fi identificat conform catalogulvi
precentat, Pentru produsele noi sau
nccunoscute pentro medici, vor fi
prezentaie mosire de ciitre polentialii
cistightori In termen de 3 zile de la
solicitare pentru testare.

21145




03.01.2020 https:fletender.gov.mdiprivate/downioadContent

13 Proteze valvulare cardiace biologice,
Mitralc.

23.1 331000001 [Proteze valvulare cardiace biologice, sterile | Bucatd 12.00 ¢ Mitrale ~iesut biologic a valvel: valva

porcina sau pericard bovin eu stent flexibil
din polimer cu trei cuspide separate
muontate individual pe stent «tratament
anticaleificare dovedit dle trialuri

clinice controlate publicate in reviste de
specialilote recunosemte ~deschidere
sincrons a [oilelor -cen figuratie
supragnulara -dizain radiopus -tratument
cu glutar —alidehida -durabelitate dovedita
de 20 oni prin stdii clinice publicate,
Marimea soliciata: N 29 Cenificare;
Certifieat CF sau declaratie de
conformitate CE in functic de evaluarca
conjormitatii cu anexele corespunzaioare
pentru produsele oferite - valabil -
confimmat prin scondtura $i stampila
ofertantudunt; Certificat ISO 13485 - valabil
= canfirmat prin semndiura 5i slampila
ofertantului; Informatii eu privire la
studiile clinice efectuate de caue a
producator peniru produsul ofertat
*Catalogul
producitonului/prospecie/documente
tehnice de confirmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferil pe suport
hirtie - copie — confirmatd prin stampila gi
scmmnitura Participantului, * {n ofend se
va indica codul produsului olerit pentry a
putes fi identificat conform catalogului
prezental, Pentru produsele noi sau
necunoscute pentru medicd, vor fi
prezentatc mostre de ¢fre potentialii
cistightori i termen de 5 zile de fa
sulicilare pentry fesure,

24 Proteze valvulare cardiace biologice,
Miirale.

4.1 3310006001 |Proteze valvnlare cardiace biologiec, sterile | Bucata 10.00 ¢.Mitrale -tesut bislogic a valvel: valva
porcing sau pericard bovin cu stent lexibil
din polimer cu wei cuspide sepacate
montate mdividual pe stent -tralament
antiealeificare dovedit de mialurt
clinice.controlute, pubtlicate in reviste de
specialitate reeunoscule -deschidere
sincrona o Foielor -configuratic
supraanulara -dizain radiopag -tratament
cu glutar —aldehida -durabelitate dovedita
de 20 ant prin studii cliniee publicale.
Marimes soticitath: N 31, Certificare:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate CE in functie de evaluarea
conlormitali cu anexele corespunzutoare
pentru produsele oferite - valal -
confirmat prin semndra si stampila
olertantelui; Certificat 150 13485 - valabil
- confirmat prin semndtura st gtampila
ofertantului; Informatii cu privire la
studitle clinice efectuale de caire la
producator pentro produsul otertat
*Catalogul
producitomilui/prospecie/docmente
chnice de con irmare a specilicatiflor
tchnice pentry produsul ofirit pe suport
hirtic — copic — confiematd prio stampila i
semnatura Participantului. * in ofertd se
var indico codul produsului olers peaou a
putca 11 identificar conform cawloguiui
prezentat. Peutm produgele noi sau
necunoseute pentru medici, vor {1
prezentite mostre de citre potengialii
eistigiori in wrmen de 5 zile de la
solicilare pentru eslare,

15 Proteze valvelare cardiace biologice,
Mitrale.
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25.1

33106000-1

Proteze valvulare cacdiace biolopice, sterile

Bucati

5.00

¢ Mitrale -tcsut biologic a valvel: valva
potcina sau pericard bevin cu stent flexibél
din polimer cu trei cuspide separale
montate individual pe stent -tratament
anticaleificare dovedit de trinlurd
clinice,controlate publicite in reviste de
specialitate recunoscute ~deschidere
sincrona a foitelor -configuratic
supraanulary «clizain radiopac -tratanent
ey plutar —aldehida -durabclitate dovedita
de 20 ani prin studii clinice publicate.
Marimen solicitatd: N 33 | Certilicare:
Ceelifical CT sau declaratie de
conformitate CE in functie de evaluarea
conformilati cu anexele corespunzatoare
pentru produsele oferite - valabil -
confirmat pritt semndtura i gtampila
ofertantuluiz Certifical ISQ 13485 - valabil
- confirmal prin semindrura si stampila
otertantului; Informatii cu privirg la
studitle clinice efecate de catre la
producator pentiu produsul ofertu
*Catalogul
produciitorulai/prospecte/docunients
tehnice de confirmare a specilicatiilor
tehnice pentru produsul oferil pe suport
hirtic — copie — contirmatd prin stampila gi
semodtura Participanmuivi. * In oferta se
va ihdica codut produsului elenit peniru a
putea fi identificat conform cataloguii
prezentat, Pentoe produscle noi sso
necunoscute pentru medicl, vor fi
prezentate mostre de cétre polentialit
cigligaton in termen de 35 zile de la
solicitare pentry testare.

16

Inct semirigit pentru snuoplastie,
Mitrale,

26,1

33100000-1

luel semiuigit peniru anuloplastie, steril .

Bucatd

5.00

a) Mitrale -inel semirigid cu texibilitate
anderioara pentru plastiea valvei mitrale -
sa ofere posibiliraten remodelarii
postercoare si menlinerea flexibilicatii
antereearsi -sa fie inarcal in trei
puncle:doua dintee margaje sa corespunda
trigoanctor valvulei mitrale, iar cef de al
greilea sa indice mijlocul dispozitivitlui -sa
permiti vizualizarea radiograiica a
dispozitivului, Marimea solicitasd; N 26
Cernficare: Certificat CE sau declaratie de
conformilale CE in lunctic de evaluarea
conformitali et anexele corcspunzatoare
pentry produscle oferite - valabil -
confirmat prin semndruea i gtampila
ofertantului; Certilicat ISO 13485 - valabil
- confirmat prin semnditira i stampila
ofertantului; Informatii cu privire la
stadiile elinice efectuate de catre la
producater pentro produsul ofertat
*Caalogul
producitorului/prospectefdocumente
tehnice de confirmare a specilizatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copie = confirmatd prin gtampila gi
semmdtura Participaniului. * Tn ofentd se
va indica codul produsuloi eferil pentru a
putea Fiidentilical conform eatalogului
prezentat, Pentru pradusele noi sau
necunescute pentru medici, vor i
prezentate mostre de citre potentiakii
cistigdtort in termen de 3 zile de o
solicitare pentra tostare,

17

[uel semirigit pentre anuloplasiie,
Mitrale,
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33100000-)

Ine! sermirigit penru anuloplasiic, sterit,

Bucald

20.00

a) Mitralo -incl semirigid cn fexibilisate
anterioara penten plastiea valvei mitrale -
sa ofere posibiliralea remodelarti
postereoarg s1mentinerea exibilitati
antereearci -sa fic marcat in Ire
puncie:doua dinlre marcaje sa corespunda
trigoanelnr valvulel mitrale, iar col de sl
iceilea sa indiee mijlocut disporitivalui -sa
prermita vizualizares radiografivg a
dispozitivelui. Mirimea solicuati: N 28
Certificare: Centifieat CE sau declaratie de
conformitate CE in functie de evaluarea
conformitztii cu anexele corespunzatonre
pentru produsele oferite - valabil -
confinnai prin senmdtura si slampila
ofertantului; Certificat 150 13435 - valabil
- cenlirmat prin semndtuea 51 slampilka
afertantului; Informatii cu privire la
studiile elinice efecwale de catre la
produeator penary produsul ofertat
*Catalogul
producitorlui/prospecie/documente
ichnice de confirmare a speeificatiitor
tchnice peninu produsul oferit pe suport
hirtie — copiv — confirmata prin stampila si
semndwa Participantului. # Tn oferd se
va indica codul produsulun oferit pentry a
putea fi identificat confotm caaloging
prezental, Pentne produsels nod s
necunoscute pentry mediel, vor 11
prezentate mostre de ctre potentiali
cisbigdtori inwrmen de 3 zile de Ta
solicitare pentru testare,

28

Inel semirvigit pentra anoloplastic,

8.t

33106000-1

Biilrale,
[nel semicigit penceu anuloplastie, sieril .

Bucati

8.00

a} Milrale -inel semirigid cu fexibilive
anterioara pentru plaslica valvei mitrale -
sa ofere posibiliratea remodelarii
pusicreoare si mentinerea Clexibilitatii
antereoarci -sa fic marcat in trei
punciedova dintre mareaje sa corespunda
ligaanelor valvulel mitrale, jar ¢el de al
weilen sa indice mijlocul dispozitivolui -sa
permita vizualizavea radiografica a
dispozitivoln. Marimea salicitaid: N 30
Cerlifieare: Centilicat CE sau declaralic de
conformitate CT in functie de cvaluarca
conlormitatii cu ancxcele corespunzatvare
pentru produsele oferile - valal -
confirmal prin semndlarg si stampila
oicranlui; Certilicat 180 13485 - valabil
- confirmat prin semndtura g1 stampila
aferlantuiui; Informatii cu privire [a
studiile clinice efectuate de catre Ia
producater pentru produsy] oferta
*Catalogul
preducitorului/prospecte/documente
tehmice de conlinnare a specilicaliilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copic — contitmati prin gtampita si
semnamra Pasticipantuiui. * In oferta se
va indica codu] produsului oleril penite a
putea i identificat conform catloglu
prezentat. Peateu produsele noi sau
necunoscute pentru medici, vor {1
grezentate mostre de ¢itre potengiali
clstiphtori in termen de 5 zile de la
solicitare pentm festare.

4

Ineld semirigit pestra ansloptastic,
Mitrale.
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33100000-

[nel semingit penuu anuloptastic, steril |

Bueali

8.00

a) Mitrale -inel semirigid en fexibilitate
anterioara pentru plastiea valvei mitrale -
su ofere posibiliratea remodelarii
postereoare si menlinerea flexibiliatii
antereoarel -ga fie marcal in tre
puncte:dova dintre marcaje sa corespunda
wigoanclor valvulei mitrale, iar el de g
weilea sa indice mijlocul dispozitivului -sa
perinity vizalizaren radiogrufica a
dispozitivulni, Marimea solicitati: N 32
Cedtificare: Cenilicat CE sau declaratie de
conformitale CE in functie de evaluare
confornmtatii cu anexcle corespunzatoare
penru produsele oferite - valabil -
confinnal prin semndtura $i slampila
ofgrtantului; Certificat ISO 13485 - valabil
- confirmat prin semndrura §i stampila
ofertantuluiz Infermatii cu privire la
studitle clinice elecluate de catrg la
producator pentru produsul oleriat
*Catalogul
producitornlui/prospecte/documente
ehnice de confirmate a specificatiilor
whnice pentru produsul ofcrdt pe suport
hirtie ~ copie — conNrmatd prin gtampila si
semndtura Participanwului. * 1o ofertd se
va indica codul produsoli oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezental Penteu produsele noi sa
necunoscule penten medici, vor i
prezentate mosire de cate potentislit
clgtigdton fnn Lermen de 5 zile de la
solicilare pentru testare,

30

Inel semmirigit pentru anwloplastie,
Mitrale,

a0l

33100000-1

Inel seminigil pentru anuloplasize, steril .

Bucata

3.00

#) Milrale -inel semirigid cu fexibilite
antericars pentiu plastica valvei mitralg -
sa ofere posibiliraten remodelarii
postereoare si meniinerea exibilitatii
antereoarci -sa fie maceat in trei
puncre:dova dintre marcaje sa carespuada
wigoanelor valvulei mitrale, jar cel de al
teeilen sa indice mijlocud disposiiivului -sa
permita vizualizarea radiografica a
digpozitivului. Marimea solicitati: N 14
Certilicare: Certificat CE sau declaratie de
conformitate CF in tunciie de evaluarea
conformitatii cn anexele corcspunzaoare
pentiu produsele oferite - valabil -
confirmat prin sewondluca si stampila
ofertantulni; Certificat SO 13485 - valabil
- confirmat prin semnfitera §i gtampila
ofertaatului; [nformatii cu privire la
sidiile elinice efectuate de catre Ia
producalor pentru produsul ofertat
*Catalogul
preducatorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specilicatiilor
tehnice pentry produsul oferit pe suport
hietie ~ eopic — confirmati prin stamypila si
semndtura Participantului. * Tn oferti se
va indica codul produsulut oferil pentiu a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat, Peatru produsele noi sau
necunoseule pentru medici, vor i
prezentate mostre doe catre potenial ti
cigtigllori in termen de 3 zile de la
solicitare pentru testare.

£} |

Inel semirigit pentru anuloplastie,
Mitrale.
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3L 331Q0000-1 |Inel semirigit penure anutoplastic, sieril . Bucatil 5.00 a) Mitrile -incl sewnirigid cu fexihilitate
antericara peatru plastiea valvei miale -
sa wlere posibiliralea remodelarii
postereoare si mentinerea Hexibibitatii
antereviared -sa e marcal in (rei
puncte:dona dintre marcaje sa corespunda
wignanelor valvulei miteale, iar cel de al
treilea sa indice mijlocul dispozitivulii ~sa
permita vizualizares radiegrofica a
dispozitivulul, Minmes solicitatd: N 36
Certificare: Certifical Ck sau declaratie de
conformitate CE in functic de evaluarea
conformitati cu anexele corespunzatoare
pentra produsele oferite - valabit -
confirmal prin sermndiurz si stampila
ofertantului; Certificar 150 13485 - valabil
- conBirmat prin senndrura §i stapila
ofertantului, mfornatii cu privire la
studiile clinice electuate de calre la
producator pentru produstd ofertat
*Catalogul
producitoruluifprospecteddocunienie
wehnice de sonfirmare o speeificatilor
tchnice pentru produsul ofecit pe suport
hirlic = copie — conlfirmaid prin stampila 5i
semndtura Participantulid, * To ofeiti se
vi indlica eodul produsuluy oferit pentru a
putea fi idennticas conform catalogului
prezental, Penlru produsele noi sau
necunescute penbru medici, vor i
preventate moestee de editre potentialii
clstigatori in wermen de 5 zile de ks
solicitare pentru testare.

32 Ined semirigit pentry anuloplastiv,
litrale.
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32.1 33100000-1 [Inet semirigit penuu anuloplastic, sieril . Bucaid 5.00 k) Mitrale «mel mitral de anuloplastie 3D
seri -righd,contiouu ~constructic din
celule cu demenseuni varahile,din aliaj
metalic Titan si Nichel, flexibele, clastice,
acaperite e siticon,construetia sa asigure
Nexibilitalea progresiva in seginentul
pasterior si rugiditatea segmenniui
anterior -inel de sutura din polyester
imipregnat en carbon pyrolitis-tratament
anrimombogenic ~-flexibilitata progresiva a
scgmentului posierior penlru asigurarea
conlraclititalin fiziologice a valvei in
tmpel sistolei ~-dimengiune
anteroposterinaca marita pentu a raspunde
cerintelor repararii valvelor degenerative
st ischemice «steess minim pe suturi -
forma anatomica a confipuratict naeurale a
inelnlui valvular - déimensiune
anleroposlerioara crescuta penlru o mai
Buna conformare cu cerintele repararii
valvelor -inel cu holder preatasar pentru
asislarea plasarii inelului si a suturilor si
stabilizarca melului in timpul plasarii
suturilor -sel complel de sizere olerite
gratuit -dimensiuni:24-38mm Marimea
solieilaii: N 26 Certilicare: Certificat CE
sau declaratic de conformitate CE in
functic de evaluarea conformitarni cu
anexele corespunzatoare penire produseie
oferite - valabil - confirmat prin scmniitura
5t stampila ofentantuloi; Cortificat [SO
13485 - valabil - confimmat prin senmmitura
gl stampila oferanmloi Informatii cu
privire la studiile clinice efecluate de catre
ta producator pentra produsul ufertat
*Catalogul
producatorului/prospecte/docuinente
ehrice de conflirmare a specificajiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hittic — copie — contirmald prin stampila i
semniorg Pasticipantului, * in oferai se
va indico codul produsului oferit pentiu a
putea fi identificnt conform catalogului
prezentat. Pentru produsele noi sau
tiecunoseute penra medici, vor fi
prezenlate mostre de ¢atre polenialii
cistagdlori in termen de § zile de la
suliciiare pentru testare,

33 Inel semirigit pentre anuloplastie,
Mitrale.
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331

33100000-]

Inc! sermirigit penuu anvloplastic, sieril .

Bucati.

3.00

b) Minale -in¢ mitral de anuleplasie 30
semi -rigid,continuu -construetie din
cchule cu demenseuni varabile.din aliaj
metalic Titan si Nichel, tloxibele, elastice,
acuperite ou silicon,consinuctia sa asigure
fexibilitalea progresiva in segmentul
posterior si rugiditatea segmentului
anterior -inel de sutura din polycster
impregnat cu carbon pyrolitis-tratarent
antitrombapenic -flexbilitata progresiva g
segmentului postetior pentru asfgurarea
contractililati fiziologice o vabvel in
timpul sistolei -dimensiune
anferoposterionrs marita pentry & raspunde
cerintelor repararii valvelor degenerative
st ischemice -stress nimim pe sutur -
forma apatomica 2 configuratici nawrale a
inelului valvular - dimensiune
anleroposterivars crescula pealre o mai
buna contormare cu cerintele repararii
valvelor -iel cu holder preatasar pentne
anistirea plasarii inelulut i@ suwarilor si
stabilizarca inclului in imput plasarii
suturifog -set complet de sizere oferice
gratuil ~dimensiuni:24-383mm Marimea
sulicitatd: N 28 Certilicare: Cenificat CE
saun declaratie de conformitate CHin
functie de evaliarea conformitatii cu
anexele corespunzaears pentrd produscle
oferite - valabil - confiemat prin semndtura
$ gtampila efertantulyi; Certificat SO
134835 - valabil - confinmst prin semnatura
gi stampila ofertanlui; Informatii eu
privire 1a studiile clinice efectuate de eatre
la prociucator pentru produsul ofertat
*Canglopul
producitorului/prospecte/documente
tehnive de confirmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copic ~ conticmaid prin gtampila 5i
semnditura Participantului. * in oferd se
va indica codul produsulod oferit pentru a
putea 1i identificat conform catalogulu
prezentat. Pentrit produsele noi san
necunoscule penten medict. vor i
prezentate mostre de catre powengialii
cistivdior in wrmen de 53 zile de la
solicifare pentru lestare.

34

Inel regid pentew anuloplastie, Mitrale,
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33100000-1

Inel regid peniru anuloplastic, steril .

Bucati

12.00

Mitrale -inel regid pentru plastia valvei
mitrate in rei demensiuni, peatru inelul
anterior sa fie cu Tornw concavi, -
constructia inglulur sa conferma ou
geometrica normala a ineluhul anular
uman -constructic dintrun micz de titan
supramodelar cu silicon si acoperit cu
pinza poliesterica -sa permita vizualizarca
radiografica a dispozitivalui, Mirimea
solicitatd: N 30 Certificare: Certificat CT
sau declaratie de conformitate CL in
functie de evaluarea conlormitalii cu
anexele corespunzatoare pentre produsele
oferite - valabil - confirmat prin semnatura
41 stampila oferiantului; Certifical SO
13485 - valabil - confirmat prin semnitura
5i stampila oferiantului; Informaiii cu
privire la studiile clinice efeciuaie de catre
iu producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
producitoruluifprospecre/docuniente
tehmce de confirmare a specilicatiilor
tehnice pentra produsul oferit pe suport
hittic - copiv ~ confirntath prin stampila $i
semnatura Participantuiui. * in oferd se
v indica codul produsului oferil pentea a
putea 1 identificat conform catalogutai
prezeatat. Pentru produsele noi sau
necunascile penlru medici, vor i
prezentate mastre de citre potengialii
cistigdtorn n wermen de 5 zile de la
soliciture pentru testare,

Lol regid pentru anwoplastic. Mitrale.,

33100000-1

Incliegid pertru anuloplastic, steril |

Bucaii

Mitrale -inc regid peniru plastia vaivel
mitrale in trei deinensziuni. pentry inelul
onlerior sa fie cu forma concuvy, -
constructia inelylui sa conforma cu
geometriea normata a inelulul amular
wmat -consiruclic dintrun micz de tian
supramodelat eu silicon si acoperit ¢y
pinza policsterica -sa permita vizualizarca
riadiografica a dispozitivulul, Marimea
solicitatd: N 32 Certificare: Certificat CF
sau declaratie de conformitate CF in
functie de evalnarea conformitatii cu
anexele corespunzatoare pentru produsele
oferite - vatabil - confirmat prin semnitua
§i stampila ofertantului; Certificat 1SO
13485 - valabil - confirmat prin semniilura
$i slampilz oferantlu; Infornalii cu
privire fa studiile clinice cfectuate de catre
la producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
producitorului/prospecte/documente
tehmice de conflirmare 2 specificajilor
whnice pentru produsul oferit pe suport
hirtie - copic — confinmala prin gtampila si
semnilurs Participasiului. * In ofeni se
va indica codul produsalui oferit pentiy 2
putca i identificat conform caalogului
prezentat. Penteu produsele noi sau
necunoscute pentru medici, vor i
nrezentate mostre de citre potentialii
cigtigitori Tn termen de 3 zile de la
sulicilare pentru eslare,

[nel regid peniru anuloplastie, Miirale,
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36.1 331000001 [Inel regid pentre anuloplastic, sterif . Bucati 12.00 Mitrale -inel regid pentru plastia valvel
mitrale in trei demensiuni, pentru inelul
anterior sa [le cu formn concavd, -
constructia inelului s confornma cu
gevmuetrica normiala a inclului anular
aman -construchie dinteun miez de titan
supramodelat cu silivon & acoperit cu
pinza poliesterica -sa permita vizualizarea
radiografica a dispozinvolui. Marimea
solicitati: N 34 Certificare: Certificat CE
sau declaratic de conformitate CE in
(unctie de evaluarea confomilatii cu
anexele corespunzatoare pentru produsele
aferite - valabil - conficmat prin semmikura
si stampila oferantului; Certifical ISO
13485 - valubil - confirmat prin semndtyra
si stampila oletantuloi: [Informath cu
privire la swediile clinice efeciuate de caire
la producater pentra produsul ofectat
*Catalogul
producitorului/prospecty/documate
wehnice de conlinmare 1 specilicaliilor
tchnice pentra produsul oferit pe suport
hirtic — copie — confirmata prin gtampila gt
senmmatura Participantului. * Tn ofend se
va indica codul produsului oferit pentr a
puten 11 identificat conform caalognlui
prezentat. Pentru produsele noi sau
neeunoscute pentru medici, vor 1
prezentate mostre de ¢itre potentialii
eistigdtort in termen de 3 zile de la
soliciture pentra testare,

37 Inel regid pentru anuloplastic, Mitralc,
KN 33100000-1 |Inel regid pentru anutoplastie, stenl . Bucard §.00 Mitrale -inel regid pentiu plastia valvel
ritrale i trei demensiuni., pentru inelul
anterior sa lie cu Torma concava, -
constructia ingiuloi sa conlorma cu
geometrica normala a inelului anular
wman -constructie dintrun miez de titan
supramode bzt cu silicon $i acoperic cu
pinza policsicrica -sa permita vizualizarca
radiografica a dispozitivului. Mirimea
sulicitati: N 36 Cerlifteare: Centificat CF.
sau declaratic de conformitate CF in
funetic de evaluarvea conformitatil qu
anexele corespunzatoate pente produsele
aferite « yvalabil - confinmat prive semmdtura
51 stampite efertannalui; Cectificat [SO
13485 - valabil - conlirmal prin sermmifura
i siampila olertantulu Informald co
privire [a studitle clinice elecinae de catre
ta producaror pentru produsul ofertat
*Catalogul
moducdtorului/prospecte/doclmente
tehiice de conlinnare o spei featitlor
technice pentru produsul oferit pe suport
hirtie — copic — conlirmatd prin stampila s
semmdrs Patticipantalui. * in ofena se
v indica codul produsului oferit pentea a
putea A identificat conlorm catalogulni
prezentat. Pentm produsele noi san
necunoscuts pentru medici, vor fi
prezentate mostre de caure potentialii
cigtigdtord To termen de S zile de o
solicttire pentru testare.

-
.

38 Inel incomplet peniry reconstruclie
tricuspida (Contour 31}
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38.1

33100000-t

Enel incomplet peniru reconstructic

tricuspidi, steril.

Bucari

5.00

Tricuspide -forma mdimensionala a
inelului sa conforme cu geometrica
normala a inelului anuiar tricuspid waan -
incl incomplet penteu nu 2 inferfera cu
sislemu] de conducere a injmit -inel cu
profil redus in inaltime -sa lie marcat cu
wei puncte in pozitiile corespunzatoare
comisurilor cuspale -sa permita
vizualizarea radiografica a dispozitivului
Mirimea solicitatd: N 28 Centificare:
Certifical CE sau declaratie de
conformitate CE in fimetie de evaluarea
conforimitatii cu anexele corespunzatoare
pentiu produsele oferite - valabil -
confirmat prin semindtura i gampila
ofertantului; Certificat SO 13485 - valubil
- confinmat prin semnimra $i stanpila
ofertantului; Informatii cu privire la
studiile clinice elecluate de catre 1y
producator pentre produsul oferiat
*Catalogul
produciterului/prospecteidocumenic
tehnice de confirmare a speciticatitlor
tehnice peniru produsul oferil pe suport
hirlie — copie —conlimald prin stampila si
semndlura Participantului. * In oferld se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fl ideatificat conform cawlogului
prezental. Pentru produsele noi sau
necungscute pertry medici, vor
prezentiate mostv do cdue poienyialii
cistigatori Tn teemen de 3 zile de la
solicitare pentry tesfare,

Inel incomplet pentru reconstractic

tricuspida {Contowr ID)

M

331060000

Inel mcomplet pentru reconsiructie

tricuspidd, stest],

Bucald

84X

Tricuspide -forma ridimensionala a
inelului sa confonme cu geometrica
normala a inelelui anular tricospid aman -
inel incemplet pentru nu a interfera cu
gisternul de conducere a inimit -inel cu
profil redus in inaltime -sa fie marcat cu
el puncte in pozitiile corespunzatoare
comisurilor cuspale -s2 periita
vizualizarca radiogralica a dispozitivatui
Mirimea solicitatd: N 30 Certificare:
Cerlificat CE sau declaratie de
conformitate CE in functie de evaluarea
coalormitatii cu snexcle corespunzatoare
peniru produsele oferile - vadabil -
confinmat priv semndtura i stampila
ofertantului; Certificat ISO 13485 - valabil
- confirmat prin semndtuea i stampila
olertanlni; Infermatii cu privire la
studiile ¢linice efectuate de catre Ia
producator pentru produsul oferta
*Catalogul
preducitorului/praspeete/documente
tehnice de conlirnare a specilicatiilor
tehnice pentru produsul oferit pe supaort
hirtic — copic - confimmatd prin slampila si
semmdtura Participantutui. * In ofertd se
var indica codul produsului olerit pentru a
puten fi identificat conform catalogului
prezeatat, Pentru produscle noi say
necunoscule pentru medicd, vor i
prezentate mostre de catre potentialii
cistightori fn termen de 5 zile de la
solicitare penti testare.

40

Tnel incomplet peatru veconstruetic

tricuspida (Contouwr 310
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40.1

33100000-1

Inel incomplet pentru reconsiructio
tricuspidi, steril.

Buecatd

5.00

Tricuspide -forma tridimensionala a
inelului sa conforme ¢u geometriea
normala a inclului anvlar wicuspid uman -
el incomplet penteu nu a interfera cu
sistemnl de conducere a inint{ -inel cu
profil redus fn inaltime -sa fie marcat cu
wei puncte in pozitiile corespunzatoare
comisurilor cuspale -sa penmita
vizualizarea radiogratica a digpoziovilui
Marimes solicivatd; N 32 Cerificare:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate CE in funelie de evaluuren
conlonnitatii cu ancxele corespunzatoarce
pentru produsele oferite - valabil -
conlimmat prin semndiura si stampila
ofertantului: Certificar 1SO 13435 - valabil
- confinmat prin semadmca sl stanmpila
afertantului: Informatii cu privire la
studiile clinice efectuale de calre la
producator pentru produsul olferia
*Catalogul
producitorului/prospecie/documente
whmice de confirmare a specificatiilor
tehaice pentry produsul oferit pe supont
hirtie — copic — confirmatd prin $tampila yi
sematura Participantului. * in ofentd se
va indica cocdul produsului oferil petiru a
putea fi identificat conform catalogului
prezenlat. Pevinu produsete ned sau
necunoscute pentea medict, vor £
prezentute muostre de ¢tre potentialii
clgtigdton Tn termen de 5 zile de Ta
solicitare pentru testare.

41

Petic din Pericard bovin

41.1

331080600-1

Petic din Pericard bovity, steril

Bucati

5.00

pericard bovin de origine anitnala
stobilizot cu solutie glutaraldehida
Dimengiunga solicitatar S x 5 em
Certificare: Centificat CE sau Jeclaratie de
cenformitate CE in functic de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoare
pentou produsele oferite - valabil -
confirmat prin semnfiiea si stampila
oferontutun Certificat 150 13485 - ~valahil
- confirmat prin semnitura gi $tanpila
ofertantubui; Informatii cu privire 12
studiile clinice efectuate de calre la
producator pentru produsul ofertat
*(Catalogul
producitoruluifprospece/documenle
chnice de confirmure a specificatiilor
tehnice pentru produsul oterit pe supon
hirtie — copic —confirmata prin glampilz si
sermiilura Porticipantului. * Tu ofend se
va indica codul produsului oferit peotru a
puten i identilica conform catalogului
prezentat, Pentru produscle noi sau
accunoscule pentry medici, vor {i
prezentate mostre de ¢iitre potentiakii
cistigatori in rermen Je 5 zile de la
solicitare peniry (estare.

42

Petic din Pericard bovie

32145
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42.1

33t00000-1

Pelic din Pericard bovin, sterl

Bueatd

3.00

tesut biologic : petic din pericard bovin
pericard bevin de origine aninala
stabilizal cu solutie glutaratdehida
Dimensiunca solicitad: 0 x 10 em
Certificare: Centilicar CE san declaratic de
conformitate CE in functie de evaluarea
confermitatii cu ancxcle corespunzanare
pentru produscle oferite - valabil -
confitrnat prin semndtura $1 $tampita
ofertantolui: Certifieat 150 13485 - valabil
- confirmal prin semndtura i stampila
ofedantului: Informalii cu privire la
stadiile clinice electoate de catre [a
producator pentru pradusul ofertat
*Catalogul
producitoruiui/prospecteidocumente
tchnice de confirmare a specificatiilor
ichnice pentry produsul aferil pe suporn
hirtie — copie — conlirmatd prin jlampila 51
semnitura Participantolyi, * in ofand se
va indica codul produsului oferit penku a
pulea fi identificat conform cataloguiui
prezentat, Pentru produsels noi sau
tlccunoscute peanu medici, vor fi
prezendate mosire de caire potentialit
cistigtort in wrmen de 5 zile de la
saliciare pentru testare,

43

tip

Profeze vasculare pentru aerta toracica

43.1

33 1G0HH-1

sterile

Proleze vasculare pentru acria toracica fip.

Bucald

500

Profeza vasculara cu parozitate dzero).
{Douoble velour woven fabric with
collagen} , Diametrul - 6 (nun). Lungumea
— 12-15 (em) Certificare: Centificat CR
sau declaratie de conformitate CE in
lunctie de evaluarea conlormitatii cu
anexele corespunzatoare periry produsele
oferite - valabil - confinmat prin semmatura
5t stampila ofertantului; Centiticat ISO
13485 - valabil - confinma? prin semmitura
st gtampila ofertantului; Informatii cu
privire la studitle clinice efectuate de catre
la producator pentri produsut ofertat
*Cotalogul
producitorului/prospecte/documents
tehnice de confirmare a specificatiilor
tehnice pentru produsul olerit pe suport
hirtic — copic — confirmatd prin gtampila si
semnatura Participantului. * In ofertd se
va indica codul produsului olerit peniru 2
putca fiidentifical conforon catalogului
prezentat. Pentru produsele noi say
necunoscule pentrn medici, vor fi
prezentate mostre de catre potentialii
cistigatori 1 termen de 5 zile de Ia
soltcitare pentru testare,

44

Proteze vasculare pentyu aoria toracica
lip

htips:ffetender.gov.md/privatefdownioadContent
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44,1

33100000-

Proteze vasenlare pentra aoria foracica up,
sterile

Bucati

£.00

Protcza vasculara cu porozitate G(zero).
tDouble velour woven fabric with
¢olligen) | Diametrul - 8 {mm). Luagumes
= 12«15 {em) Certilicare: Certifiear CTE
sau declaratic de contornmitawe CE in
funciie de evaluarea conlormitanii eu
anexcle corespunzatoare pentru produsele
oferie - valabil - contirmat prin semndtura
1 stumpila ofertanmtui; Certificat SO
124RS - valabil - confirmat prin semndtury
$i glampila ofertantului; nformatii cu
privire la studiile clinice efecvate de cate
la produeator pentru produsul olertat
*Catologul
praducatoruluifprospecte/documente
tehnice de confirmare a specificatiitor
ichaice peniro produsul aferit pe suport
hirtic = copie — confirmald prin stampila si
semnitura Participaatului, * tn oferld se
v indica codud pradusulud oferit pentea
putea i idenrificat conform cataloguing
prezentad, Perthiu produsele noi sau
necunoscute pentra medicd, vor £
prezeniate mesire de catre potengiatii
ciligaton in wnmen de 3 zile de la
sulicitare pentru lestare,

Proteze vasculare pentru aceta toracica
tip

33100000

Proteze vasculare pentru dorta toracica tp,
sterile

Bucaid

5.00

Profeza vaseulara cu porozitate 0¢zero),
{Double velour woven Gabric wilh
collagen} , Diametrul - 10 {mm),
Lupgumea — 12-15 (cm) Cenilicare:
Certificat CE sau dechratic de
conformitate CE in functic de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoars
pentmu pradusele eferie - valabil -
confinmat prin semndtura si stampita
afertantulut; Certificat ISO 13485 - valabil
- ennlirmat prin semnitura 1 slampila
ofertantulai; Informatii cu privire la
studiile elinice cfecnrte de catre la
producator pentra produsul oleriat
“Catalogul
producalorului/prospecte/documentc
tehnice de confirmare a specificatiilor
Pentru produgele noi sau necunoscute
pentru mcdici, vor 1 prezentate mostre de
citre putenfialii clstigiton in termen de 3
wile de la solicilare peniry lestare.

46

Proteze vaseulare pentru avrta toracica
tip

44,1

33100600-1

Proicze vasculare penwru aori toracica Lip,
sterile

Bucati

Protezs vasculars cu porozitate O(zero).
(Double velour woven fubric with
collageny . Diametrul - 12 (1nim),
Lungumes - 12-15 tem) Certificare:
Ceetilical CE sau declaratie de
conformitate CIE in functie de evaluarca
conformitatii cu anexele corespunzatoare
peniru produsele oferile - valkabil -
confirmat prin semndiucz $i stampila
ofertantului; Certifrcat 1530 13485 - vata
- confirmat prin semndnira si stampila
olertaniului; Informalii cu privite la
studille clinice efectuate de catre Ta
produeator pentn produsul ofertat
FCalalogul
producitoruiul/prospecte/documente
tehnice de confirmure a speeificagiilor
DPentru produzele noi can necunosente
pentru medici, vor I prezentde mostye de
catee poicntiabii cistigdton in tormen de 3
zile de la solicitare pentny westare.

47

Proteze vasenlare pentru anrta toracica

tip

https:fetender.gov.md/privatefdownloadContent
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47.1

33100000-|

Froleze vasculare pentru acria loracica tip,
sterile

Bucati

5.04

Prateza vaseulara cu porozitale O(zero).
(Double velour woven fabric with
collagen} . Diametrul - 24 (mm),
Lungumea = 12-15 {em) Certificare:
Cenrtificat CE sau declaratic de
conformitate CE in funclie de evaluarea
conformitat cu anexcle corespunzatoare
pentru produscle oferite - valabil -
confimmat prin semndtira $i stampila
ofertantului: Certifieat [S0) 13485 - valabil
- conlinmat prin senindiura §i stanpila
ofertantului: Informatii cu privire
studiite clinice efectuate de catee 1a
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
producitoralui/prospecte/docunente
tefnice de confirmarc a speciticaliiior
Peniru produsele noi sau necunoscuie
pentru medici, vor I3 prezentate mostre de
citre potenfiahi cistigitori in termen de 3
zile Jde la selicitare pentiu testare.

48

Protese vasculare pentru agrta toracica

tip

451

F300000-

Proteze vascolare pentru gorta toracics tp,
sterile

Bucata

.00

Proteza vasculara cu porozitate ({zero),
{Double vetour woven fabric with
collagen} , Diametrul - 24 (nim),
Lungumen — 2330 () Certilicare:
Certificat CI sau declaratic de
conformitate CE in functic de cvaluarca
conformilali cu ancxele corespunzaloare
pentri produsele oferite - valabil -
confinmal prin semniiaera $i stampila
ofertantulut; Certificut 150 13485 - vadabil
- confirmat pria semnétura §i stampila
olertantului: Informatii cu privire 12
studiile elinice efectuale de catre la
producater pentru produsul ofertat
*Catalogul
produciitorutui/prospecie/documents
tehnice de confirmare a speciticatiilor
.Pentiu produsele not san necunoscute
peniru medici, vor i prezentale mostre de
ciitre potentialii cigtigifori in teemen de 5
zile de la solicitare pentru testare.

49

Proteze vascalare pentru aoria torackea
tip

4491

33100000-1

Proteze vaseulare pentru aorla toracica tip,
sterile

Bucata

5.00

Mrodeza vasculara cu porozitate 0{zero),
{Double velour woven fabric with
collagen}, Diametrul - 26 (),
Lungurmea— 12-15 (cm) Certilicare:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate CE in fumclic de evaluarca
confornitatii ¢y anexele corespunzatoare
pentru produscle oferite - valabil -
<onfirmat prin semnditura si gtampila
aferianiului; Certilicat ISO [3485 - valabil
- confirmat prin scmndturd $i slampila
afertantului: Informatii ou privire la
studhiile elinice efecluale de catre Ia
preducator pentru pradusul ofertat
*Catalogul
producidterului/prospecte/documente
ichnice de confirmare a specificaiilor
Pentru produscle not sau necunoscute
pentru mediel, vor fi prezentate mosure de
catre polentialit cigtigftort in termen de §
zile de la solicitare pentru testare,

Proteze vasculare pentru aorta toracics

(ip
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501

33100000-]

Proteze vasculare pentiu aorla toracica tip,
sterile

Bucard

5.00

Proteza vaseulara cu porozitate ((zero).
(Double ¥elour woven fabric with
collagen) , Diametrul - 26 {mm),
Lungumea - 25 (em) Certificare:
Certifical CE sau declaratie de
conformitate CE in functie de evaluarea
canformitatii cu anexele corespunzatoure
pentre produscle olerite - valabil -
<onfinnat prin semndtuo $ swmpila
ofertantului; Certificat IS0 13485 - valabil
- conflirmat prin semnétura §1 glampila
ofertantutais Infrmalii cu privice fa
studiide eliniee clectuate de catre 1a
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
produciterului/prospecte/documente
tehnice de contirmare a specificagiilar
.Pentru produsele noi <au necunoscule
penlre medie, vor fi prezentae mostre de
ciitre potenpialii efgtightort in termien de 5
zile de la solicitare peoteu testare,

Proteze vasculare prentru avrta toracics
tip

33 100000-1

Proteze vasculare pentru aorta foracica tip,
sterile

DBucata

200

Proteza vasctlara cu porozitate 0{zero),
{Double velour woven fabric with
collagen} , Diametrul - 28 fm),
Lungumes — 12-15 (em) Certificary;
Certificar CT san declaratie de
conformitate CE in fanctie de evaluarea
confomilatii cu anexele corcspunzaare
pentru produsele oferite - valabil -
conlitmat prin semniituta §i stampila
ofertantului; Certificat FSO 13455 - valabil
- cenlirmat prin semnétura i gtampila
olertantulur; Informatii eu privire la
studiile clinice efecluate de catre Ia
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
produciiloruluifpraspecte/documente
ehnice de confiomare 2 speciticatiilor
Peatm produsele noi sau necunoscute
pentry mediel, vor 1 prezentale mostre de
ciitre potentinlit eistigdlori in teemen de 5
zile de ia solicitare peatru 1estare,

52

Proteze vasculare pentru aorla leracica
tip

53.1

33100000

Proteze vasculare pentiu aotla toracica tip,
sterile

Bucala

Prodeza vageulara cu porozitate Olzero),
(Nouble velour woven fabric with
callageny . Diametnul - 30 (m),
Lungumea — 12-15 {cm) Certificare:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate CE in functic de cvaluarea
conformitatii cu anexele corespunzacoare
pentru produsele oferite - valabil -
confinmat prin semndtiea i stampila
ofertaniuiui; Certilical 150 13485 - valabil
- confirmat prin semndtura $i stampila
efertantubui: Informatii cu priviee fa
siudiile clinice efectuale de cawe fa
producator pentry produsid ofertat
*Catalogu!
producitornului/prospecte/documente
tehnice de conflirmare a specificatiilor
Pentru produsele 1o san necunosculs
pentru medici, vor {1 prezentate mostre de
ciilre poatentialii cistightori in lermen de 5
zile de la solicitare pentru testare,

53

Proteze vasculare pentry aveta toracica

Lip

https;ffetender.gov.mdfprivate/download Content
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33.1

33100000-1

Protcze vasculare pentro acrta toracica tip,
sterile

Bucai

3.00

Proteza vaseulara cu porozitate Of{zero).
(Double velour woven fabric with
collagen) , Diametrod - 32 (mm),
Lungumea — 12-15 {¢m) Certificarg;
Certificat CE sau declaratic de
conlormilate CE in functie de evaluarea
conformilatii cu anexcle corespunzatoare
peiitru produscle oterile - valabil -
confirmat prin semmdrar §i stampila
ofertantubui; Certificat IS0 13485 - valabil
- conlinmal prin semndtura $i stampila
ofertantulut; Informalii cu peivire la
studiile elinice efectuate de catre la
producator pentrv produsul ofertat
*Catalogul
proeducitorului/prospecte/documente
tchnice de contirmare a specilicatiilor
JLentru produsele noi sau necunoscute
pentru medici, vor fi prezentate mosue de
catre potentialii cigtigdfitori in termen de 5
zile de la solicitare pentiu testare.

Protese vascolare pentru agrta toracica

tip

33 10530001

Proteze vasculare pentra aorta toracica tip,
sterile

Ducatd

5.6

Proteza vasculara cu porozitate {(zera),
(Double velour woven fabric with
cotlagen) , Diametru! - 24 (mm),
Lungwmen — 25.30 (em) Cert ficare:
Certificat CI7 sau declaratic de
conformitate CE in functic de evaluarca
conformitatil cu anexele corespunzatoare
pentru produsele oferite - valabil -
conlitmat prin semndwra §i siampila
ofertantuls; Certificat 1SO 13485 - valabil
- confirmat prin semndtura si stampila
oferlantuluiz infonmnalii cu privive la
studiile ¢linice efectuate de catre
producator pentru produsul olertat
*“Catalopul
producitorului/prespectefdocumente
tehnice de confirmare a specificatiilor
Pentru produsele noi sau necunoscute
pentru medici, vor (3 prezentate mosire de
citre patenialii cigligdtori in termen de 5
zile de la solicitare pentru testare,

I'rotege vasculare pentru aoria tovacica
tip

3310000601

Mroteze vaseulare pentru zorla loracica fip,
sterile

Buealid

5.00

Proteza vasculara cu porozitaie 0(zero),
{Double velour woven fabric with
collagen) , Diametrul - 26 (s},
Lungumea ~ 23-30 (cm) Certificare:
Certificat OF sau declaraiie de
conformilate CT in functic de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzzatoare
pentru produscle oferits - valabil -
confirmat prin semndtuca si stampila
afertantului; Certilicat 1ISO 13485 - valabil
- confirmat prin semndtura st stampila
ofertantului: Informatii cu privire la
siudiile clinice electuate de catre la
producator pentsu produsul ofertat
*Catalogul
praducatorului/prospecte/documente
tchnice de confirmare a specificatiilor
-Pentry predusele nei suu necunoscute
pentru medict, vor fi prezentate mostre de
cillre potentialii efstigdton in termen de §
zile de Iz solicitare pentry testare,

56

Proteza vasculard penten arcul aertic cu
4 hramse
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56.1

33100000-1

Proteza vascularfi pentru arcul aortie cu 4
brange, sterile

Bucath

5.00

Contectienate dintr-un material cu
porozitate 0, impregnat cu cologen pentra
controlul hemostaze i askguraren
impermiabilittii Ta singe a protezei si
disponibilitare imediotd pentru implanare,
Diametrul - 26 (mm), Brangele 10-8-8-10
{mm) Certificare: Certificat CF sau
declasatic de conformilate CE in functic
de evaluarea conformitatii cu anexcle
varespunzatoare pertry produscle oferite -
valabil - confirmat prin semnditura si
stampila oferamulul; Cenificat [$0

| 3455 - valabil - confirmat prin semndtura
si stampile efertanniloi; Informatii eu
privire 1a studiile clinice eleciuale de catre
ta producator pentru prochsul efertat
*Catalogul
producilorului/prospecte/docurnente
wehnice de confivmure a speciticayitlor
Pentry produsele noi sau necunosculs
penrey medici, vor t1 prezentate mastee de
citre polengialii cistigdlon in termen de §
Zile de Lo solicitare ponteu 10stare,

I'roteza vasculard pentey arcul pertic ¢u
4 brange

57.1

33100000-1

Proteza vaseulard pentru areul aortic cu 4
brange, sterile

Bugatii

5.00

Confecionate dintr-un material cu
purezitate 0, impregnat cu cologen penteu
controlut hemostazei §1asigurarca
unpermiabilivafii la singe a protezed §i
digponibilitale imediatd pentrn implantare.
Diarnerrn - 28 {mm), Brangele [0-§-8-10
fmm) Certilicare: Centifien CE sau
declaratic de conformitate CF in functic
de cvaluarea conformitatii cu ancxele
corespunzatoare pentru produsele oferite -
vitlahil « confirnzal prin semoétura si
stampila oferantului; Certiticat 1SO

[ 3485 - walabil - confirmat prin semndtura
i slampila olenatlului; lnformatii cu
privire Lo stuadiile ¢linice ¢feomate de catre
la producator peitru produsul oferiat
*Catalopul
producatorului/prospeciefdocumente
tchnice de confinmare a specitficaliilor
Dentru produsele noi sau necunoscuts
nentre medicl. vor 11 prezentate mostire de
¢atre petendalii cistigitor] in termen de 5
zile dc la solicitare peatry testare.

LN
=

Pratezn vascularsd pentru arcol aortic co
I singurid bransa

58.1

331000006-1

Proteza vasculard peateu arcul aomic cu |
singurd branga, sterile

Bucald

2.0

Conlectionate dintr-un material cu
porozitate 0, Impregnat eu eologen pentru
conlrolul hemoslazel i asiguratea
miperimabilitatii la sToge a protezei st
disponibilitate imediatd pentro implantare.
Diametrul - 26 {mumn), Brangsa 10 {mm}
Certibienre: Certificat CI sau declaratic de
conformitate CE in functic de evaluarca
conformitatii cu anexele corespunzatoars
penitu produsele oterite - valabif -
conbirmat prin semndira §i stampila
ofertantnini: Certificat [SO 13485 - valabil
- conlinat prin semndiura st stampila
ofertantutui; Informatii cu privire la
studiile clinice cfeetuate de catre 1a
nraducator pentru produsil olertal
*(atalogul
produciiorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificatiilor
Pentru produsele 1ot sau necunoscutle
pentia medici, vor 1T prezentate mosire de
cdire porentialit ¢ltigiitort in termen de 3
zile de In solicitare pentra tlestare.

[roteza vasculard penteu arcul aortic cu
1 singurd brunsi
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59.1 33100000-¢

Proteza vasculard pentiu arcul aotiic cu |
singurd brangd, stecile

Bucati

200

Contectionate dintr-un material cu
porozZitate 0, impregnat ou cologen pentry
conlrelud hemostazei 5t asigurarea
impermiabilitfii la singe a protezei gi
disponibilitate imediatd pentra implanare,
Briametrul - 28 fmim), Bransele 10 (mm}
Certificare: Coertificat CE sau declaratic de
conformitate CE in funclic de evaluarea
conformilatii cu anexele corespunzatoare
pentry produsele aicrie - valabii -
confirmnat prin semndura $i stampila
olertaninlui: Certifieat EST 13485 - valabit
- confinmat prin semmitura §i stampila
ofertantului; Informatii cu privice la
studiile clinice efactuale de catre i
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
producitoruluifprospecte/documente
tehnice de confirmare a specilicatiilor
-Pentra produsele noi saw necunoscute
pentru medici, vor {1 prezenfate mostre de
ciifre potentislii cigligilori in termen de §
zile de lu solicitare pentru testare,

60

Prodeze valvulare conduit sortice

601 33100000-1

Proteze valvulare conduil aortice, stedle

Bucald

5.00

Confectionate dintr-un material cu
porozitate §, impregnat cu cologen pentru
controlul hemostazei $i asiguraren
impermiabilitatii la singe a prowzci §i
dispoaibilitate imediati pentrny inplantare,
- Materialod 4 he reziglent, 53 permil cu
ugurinfa sutura chirurgical3 si si faciliteze
creglerca {esulardl. - Yalva mecanicd sa
Tndeplineaseas conditii de performanti:
hemaodinamicd, tromborezistcnyd,
imptaniabilitate i durabilitate, Marimea
solicitad: N 23 Certificare: Certifica CE
sau declaratie de conformitate CF in
functie de evalvarea conformitatii cu
anex¢le corcspunzateare peniru produsele
oferite - vatabil - confirmat prin semnditura
si stampila ofertantulai; Cerificat ISO
13485 - valabil - confirmat prin semnitura
si slampila ofertantalul; Informatii cu
privire {a studiile clinice efectuate de catre
la producator peniru produsul ofertat
*atatogul
producitorulai/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specifieatiilor
Lentru produsele nod sau necunoscute
peniru medict, vor fi prezentate mostre de
chtre polentialii cigtigdtori in termen de §
zile de la solicitare pentml testare.

61

Proteze vab-ulare conduit acrtice

39145
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6l.1

3310000¢-1

Protcze valvulsre conduit aortice, sterite

Bucaii

4.00

Conlectionate dintr-nn marterial cu
porozitate O, impregnat ey cologen pentru
controlul hemostazed i asigurares
impemiabilitati la sTage a proterei st
disponibilitaie imediata pentie implantare.
- Materialul 53 fi¢ rezisiend, s& permil cu
ugiringa sutura chirurgicald si sa faciliceze
cresterea fesulardi. - Valva meecanicdl sa
indeplineasca conditii de performanta:
hemodinamicd, rromborezistend,
tmplantabilitate ¢ durabilitae, Mirimea
solicitata: N 25 Centificare: Certificat CE
sau declaratie de confonmitate Clin
funetie de evalvarea conformitatii eu
anexele corespunzalonre peniru produsele
oferite - valabil - confirmat prin semnioura
st stompila ofertanralui: Certificat [SO
13485 - valabil - confirmat prin semniilura
ststampila olecantalui; Informatii cu
privire la stuchiile chinice efectuate de catre
ka produeator pentry produsul ofertat
*Cataloyul
producdwruluifprospocte/documente
tehnice Jde confirmare a
specificatiilor.Pentru produsele not sau
necunscute penira medici, vor i
prezentate mostre de ¢ltre potengialii
cigtightari in ternten de 5 zile de Ia
sohcitare pentru lestare,

62

Proteze valvulare conduit aortice

6.1

3100000-1

Proteze valvulare conduit nortice, steile

Bucad

500

Confectionate dintr-tn material cu
porozitate 0, impregnat cu cologen pentru
controlul hemostazel $i astgurarea
impenmiabilitaii [o singe a proteeci 31
disponibilitate imediad penteu implantare.
- Materialul 53 fie rezigtent, si permil cu
uzuTinga sutura chirurgicald si sa facilitere
cregterea fesvlaril, - Valva mecauicd sd
indeplineasca condilii de performam:
hemodinamicd, tromborezistentd,
implantabilitate si durabikitaie, Mérimea
solicitatd: N 27 Cenificare: Certificat CE
san declacatie de conformitate CE in
functic de evaluarca confonmitatii ci
anexele corespunzatoare pentru produsele
olerite - valabil - conlirmal prin semmétura
$1 stampita ofertantului; Certticat ISO
13485 - valabil - confirmat prin senndtuys
st stampity ofertantului; Informatil cu
privire {a studiile clinice efectuate de catre
la producater pentru produsul otertal
*Cataloyul
produciiloralw/prospecie/documente
tehnice de confirmare a specificatiilor.
Pentru produsele nol sau necunoscute
peniru medict, yor [ prezentate mosue de
cditre potengialii cigrigdton ia termen de 5
zile de ln solicitare penten (estare.
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03.1 33100000-1 [Proteze vasculare . swerile

Buealh

3.00

proteza constituita din PTFE expandat (c-
PTFE) - stuchurd poroasd - porii In forma
de V pentrs ameliosarea incorporvarani
tisulare - mérimea poriler 60um pe
exterior ¢i 20pum pe mterior - flexibila i
maleabifd, nerigida - loiald (cu reristenid
redusil Ia introducerea acului in tienpul
suturdrii - rezistenfa la compresie, cudare
si kin-king , fard careus inelar extern ce ar
nccesita nlaturare in zonele de
anastomoza - rezistenii la rupere §i
compatibila cu silura monofitament sau
PTIE - existenta Tn ambele variante dupi
grosimea peretelui - perete standard si
perete subtire(<0,2 mn). Diamelref - 6
(mm), Lungumed — 40 {em) Certificare:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate CE in functic de evaluarea
conformitalii cu anexele corespunzatoare
pentru produsele olerile - valabil -
confirtial prin semndtura i grampila
ofertantuiut; Certilical [SO 13485 - valabil
- confirmat prin semnatura i stampila
ofertantului; Informatii cu privire la
studiile ¢liniee elecluale de catre la
producator pentru produsul oferla
*atalogul
producatoruluifprospecte/docamente
ichnice de conlirmare a specilicapilor.,
Pentra produsele noi sau necunosente
pentry medici, vor i prezentate mostre Je
<iitre potentialii cigtigitori in termen de 5
zile de la solicitare pentru testare.

64 Proteze vascalare

64.1 I300000-1 |I'roteze vasculare | sterile

Bucati

5.00

proteza constituita din PTIFE expandat (-
PTFE) - struclurd poroasi - porii in forma
de V pentru ameliorarca incorporararii
tisulare ~ mdrimea porilor G0ym pe
exterior §i 20pm pe interior - Nexibil si
maleabild, nerigids - folald (cu rezistenta
redusd) la introducerea scului in timpul
sutardrii - rezistentd la compresie. cudare
gi kin-king , fird corcas inelar extern ce ar
necesita inddturare in zoncle de
onastomoz3d - rezistentd la rupave si
campatibild cu sutura monolilament sau
PTFE - existenta In ambule variante dupi
grosimea peretetui - percte standard si
perele subiive(<0,2 mm). Diamelrul - §
(i), Lungumea — 40 (cm) Certificare:
Certificat CF san declaralic de
conformilate CE in functie de evaluarea
confonuilndi cu ancxcle corcspunzaioare
pentru produsele oferite - valabil -
eonfitmat prin semndturs §i stampila
ofertuntubui; Certificat LSO 13485 - valabil
- confirmat prin setnniditura si glampila
ofertantului; Informatii cu privire la
stadsle clinice efectuate de catre 1a
preducater pentru produsul oferiat
*Catalogul
producitoruiuifprospectefdocumente
tehiice de confirmare a specificatiilor,
Penlru produsele noi sau necunoscuie
pentru medici, vor i prezentate mosae de
citre potentialii cistigatori #n termen de 5
zile de la solicitare pentru Lestare.

65 Protese vasculare

htips:/fetender.gov.md/private/down oadContent




03.01.2020

https:#fetender.gov.mdfprivate/downloadContent

65.1

33100006-1

Proteze vascolare , sterile

Bucata

5.00

profeza constituita din PTEE expandat {c-
PTIE) - structurd poroasi - pori in forma
de V pentru ameliorarea tncorporararii
tisulare - marimea porilor 60wm pe
cxterior §i 20pun pe interior - flexibila si
maleabild, nerigida - foiald (ou rezistenia
redusi) g introducerea acului in timpul
suturaril - rezistenfi la compresie, cudare
5t kin-King , fard covcas inclar extem ce ar
necesita Inldturare in zoncle de
anastomosAa - rezistenii la rupere &
compalibila cu sutura moenoflament san
PTEE - existenta i ambele variante dupd
grosimea peretelut - perete standard §i
percte sulyire(=<0,2 mm). Diametrul « 10
(mm}, Lungumea — 40 {em) Ceortificare:
Cestificat CE sau declaratie de
conformitate CE in lunctie de evaluarea
conformilatii cu anexele corespunyatoure
pentiu produsele olerite - valabil -
confirmat prin semndtura §i stampila
ofertamtului; Certilicat SO 13485 - valabil
~ confirmat prin somndni 51 gampila
otertantului: Informatii cu privice 1a
studiile clinice efecluate de catre la
producator pencu produsul ulertat
*Catalogul
producitorului/prospece/documente
wwhnice de conlirmare a speciticagilog.
Puntrn produsele noi sau necungscuee
pentev medici, vor fi prezentate mostre de
ciitre potentialii cigtigitoni in termen de 3
zile de la solicitare penlru testare.

06

Petic din Teflon

66.1

3310000401

Petic din Teflon

Bucali

12.00

Material teflon, Dimenstune - 10 x 10 cm,
Certificarer Certificat CE sau declamie de
confornitate CE in functic de evaluirca
conformitatii cu anexely corespunzaware
pentru produsele olerite - valabil -
confirmat prin semndtura $i stempila
afertontului; Certiticat ISO 13485 - valabil
- confNimal prin semnatura si stampila
oferiantului; *Catalogs
producioruhui/prospecteidocumente
tehnice Jde conflmiare a speciticatiilor.
Pentru produsele noi sau necunoseute
peatry medicd, vor B prezeniate mostre de
ciitre potenfialii cistigtori in termen de 3
zile de la solicilarg pentrye lestare,

67

T
Clei biologic Bioglu

67.1

33000001

Clet binlogie Bioglu

Buecuta

12.00

Lipict elrrargical (elei biolagic) pentcy
lipirea peretilor discetiel de aorta si
confroful hemaostozel, Sivinga preumpluta
cu 2 compoenente Marime scringic Seringd
2.0 ml. Certificara: Certificat CE san
declaratie de eonformitate CE in lunclie
du evaluarca conformitatii cu mexcle
corespunzaloare pentiu produsele olerite -
valabil - conlirmal prin semnatora s
stampila ofertantului; Certificat [SO
13485 - valabit - confirmat prin semmndtura
si gtampila ofertantelui; *Catalogul
producaterulei/prospecte/documenle
tehnice <le conlimuare a specilicaliilor,
Pentru pradusele noi sau necunoscute
pentru medici. vor 17 prezemate mosire de
ciitre porengialii cistigltori Tn termen de 5
zle de la solicitare pentru testare,

68

Clei biologic Bioglu

https:ffetender.gov.mdfprivate/downloadContent

42145



03.01.2020 hitps:fetender.gov.md/privatefdownloadContent

68.) 33100006-1 |Chet biologic Bioglu Bucari [2.00 Lipict chirusgical (elei biologic) pentru
lipirea peretilor disectici de aorcta st
controlut hemostazel, Siringa prewmpluta
cu 2 compoencrle Marime seringd: Seringd
5.0 ml. Centifieare; Certificat CE san
declaratic de conformitate CE in funclie
dc evalnarca conformitatii cu anexcle
corespunzatoare pentru produscle oferite -
valabil - confirmat prin semnitara gi
stampiia oforanmetui; Cenificat 18O
13485 - valabil - confirmat prin semnilura
$i stampilo olertantului; *Catalogul
producatoruluifprospecte/documente
tehnice de confirmare a specificatiilonr.
Pentru produsele noi sau necunascute
pentru medied, vor fi prezencate mostre de
cétre potengialii cigtigftort In termen de §
zile de la solicitare pentru testarg,

5B Proteza vaseulard pentru arcul sortic cu
1 singuri bransa
09,1 JIO0000-F | Proteza vaseulard penirg arcul aoitiv ea 1 Bucatd 1.00 Conteciionate dintr-un material cu
singurd bransd, sterile porozitate §, impregnat cu cologen pentiu

canirolul hemostazei i asigurarea
impermiabilitétii la singe a protezei i
disponibilitate imediata pentu inplantare,
Diametrul - 30 {mm), Branga 10 (mm)
Certilicare: Centilicat CE au declaratie de
corformilatc CE in functic de cvaluarea
conformilatii cu anexele corespunzatoare
pentru produsele aferite - valabil -
confinmat prin semndrura §i grampila
ofertantulul; Certificat 15O 13485 - valabil
- confirmat prin semmitura i gtampila
ofertantulul; Informatii cu privire la
stucliile clinice efectuate de cavre la
producator pentru produsul ofertat
*Catalogul
producarorulnifprospecte/documente
tchnice de confirmare a specilicafitlor
Pentru produsele nel sau necunoscute
pentru medici, vor 1 prezentate mostre de
catre polenjialii cigtigdtori in termen de 5
zile de la solicitare pentru testare,

3. Criterii i cerine de calificare

Nr. Denumirea decumentului/ceringelor Cerinfe suplimentare Obl.
1.1 |Neimplicarea Tn practici frandulease si de cornpere Declaratic pe propric rispundece conform Formularului (se Ny
va indica)
3.2 |Dovada inregistrarii persoanei juridice, In conformitate cu  [Certilicalidecizie de inregisirare a intreprinderiivextras gin DA
prevederile legale din jara o care ofertantul cste stabilil Registrul de Stat al persoanclor juridice - copie, confirmald

prin aplicarea semndlurii 5i ytampile ofertantului Operatorul
economic nereziden va prezenla documente din {aru de
origing care dovedese forma de inregistrare/atestare ori
aparlenenta din punct de vedere profesional

3.3 | Actul care atestd drepral de a livra bunutifiucririservicli [Copie — confirmata prin semnatura si stampila ofestantului NUJ

3.4 |Disponibilitate de bani lichizi sau capital cicculant, de Nu se core NU
resurse creditlare sau alie mijloace finagciare (sumo)

3.5 |Prezentarca de dovezi privind conformitatea produsclor, Nu se cere NU
idenlificatd prin reterive la speeilicmii sau siandard
relevante

36 \Demongtrarca expericntei operatorului ceonomic in Dclacatic privind ¢xperienia similacd contorm Formularalui | NU
domeniul de activitate aferent obiectulnl contractlui ce (sc va indics) sau Declaratie privind lista principalelor
urmeaza a 1 atribuit luctdti executate in ultimul an de activitate conlom

Formularului (se va indica)

3.7 |Demonstrarea accesului la infrastruclura/mijloacele Declaragie privind dotarile specifice. utilagul si echipamentul | NU
indicale de antoritalea coatractantd. pe care aceasta le necesar pentry indeplinergy corespunzitoare a contracwlui
sonsiderd negesare pentru indeplinirea contractilui ce conformm Formularului (s¢ va indica) §i Docomente care
urmeazd a fi atribuit atestd fapuul o eperatorul economic se afld in pasesia

utifajelor, instatatiilor si‘sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea fiind fie in dotare propric,
fic inchiriate, necesare indeplinirii contractului

3.8 [Nefncadrarea in situatiile ce determing excluderea de la Declaratie pe proprie rispundere conform Formularului (se NU
procedura de atyibuire, ce vin in aplicarea arl, 1% din Legea |vaindica)
nr 121 din 03.07.2015
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3.9 {Oferia Formularul ofereei [F3.1 - original - contirmat prin aplicarea A
sermdtunti gi stampilei Qfertancului;
3.0 [Informapi generale despre oferant Formularul informativ despre ofertant conform Formulacului| NU
(e va indica)
301 jRaportul financiar Ultimul? raport fingeiarsituatia financiari-Copie — NnA
confirmati prin semnstuca 3i stampila candidatului
312 |Demonstrarca accesnlui la personalul necesar pentra Declaratie privind personatul de specialitate propus pentim NU
Indeplinitea corespunzitoare a obicctului contractului cc |implementarea contraetului conform Formmlarui (seva
wrmeazi a fi atribuir (personatul de specialitate care va avealindica)
un rol eseatial in indeplinirea acestuia)
313 [Mimim ani de experientd speciticd in livearea bunvrilos Nu se cere Nu
sisau serviciilor similare
3.3 [Valoarea minind (suma) a unai contract individual Nu se cere M
indeplinit pe pareursul perioadel indicate (numérul de am)
3.15 iSpecifieatii (ehnice FF 4.1 - original - confonn Formularului electronie plasat pe site DA
(www.cupes/dispozitive medicale/ununtuel licitatiieonfirmat
prin aplicarca semadiurii si stampilel Participantloi,
Participaniul va prezenta formularul ofertei £ 4,1 in format
clectronic pe suport CIY impreend eu oferia. Informatia din
formularal ofertc [ 4.1 pe supord hivtie obligatoriu va fi
identicd cu informatia prezentatd in lormat electronic,
3.16 |Specifieatii de pret F 4.2 - origmid - conform Formularuui clectronic plasat pe site DA
{(www.eapes/disporitive medicalefanentord licuiatiicon finmat
pein aplicaren semndiurii si stampiled Participantului,
Partieipantul va prezenta formularal ofertei £ 4.2 in format
clectronic pe suport CI impreund en oferta, Informatia din
formularul ofertet F 4.2 pe suport hirtie obligatosit va fi
idenficd eu mformatia prezentatd in formead elecironic.
3.17 |Lista fondalorilor operatorilor econonici va contine numcle, premumele, codul presonal — confinmad DA
pein semmilura g1 glampila Participantului;
3.18 {Cerificat de atribuire a contului bancar eliberat de banea defindtoare de cont - originalicopie — DA
confinmatd prin aplicarca semmaturii 53 stampilei
Participantului;
319 jCertificat privind lipsa suu exiswenta vestntelor fard de cliberat de Tnspectoratul Fiscal {valabilitatea certificatului - DA
bugeml public aational contorm cerinjelor Inspectoraiului Fiscal al Republicii
Moldova),valabil la data deschiderii ofertelor — copie -
conlinmatd prin aplicares semnaturii §i sumpilei
Participantulur;
3.20  [Document Unie de Aclnzijii European {DUAE} Completat conforn eerintelor. cu aplicarea suplimentari a DA
semadturii gi slampidel Pardcipantului.
321 |Declaratic Termenul de valabilitate reswant {1a momentul Hvriirii} va DA
constitil 80% din teamenul total al produsalui, dar nu mat
mic de 18 luni,
4. Pregitirea ofertctor
4.1 jOferie allernative: Nu vor {i
4.2 |Gamntio pento ofend: Oferta va f1insofitd de o Garantie pentru olertd (emish de o bancd comercialia}
conform formalarplvi ¥3.2 din sectivnea o 3-a - Formulare pentru depunercea ofertei
Ll
Garantia pentru oferta prin transfer la contul auteritalii contractzute, conform
urmirearclor date bancare:
Bencficiarul plagii: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE
Denumives Bancii: Ministeral Finaotelor — Trezoreria de Stat
Codul fseal: 1016601000212
IBAN: MD2ATRPCCCSIZ430B0] 8594 A
cu nota “Pentru garangia pentru ofertd Ia licicagia publiei ne. 19/00140 din 05.02,2920"
4.3 |Garantia pentru ofertd va fi in valoare |2.00% din valoarca ofcrtei find TVA.
det
4.4 |fiditis aplicabild a [ncoterms i DDP - Franco destinafie viimuit, Incoterms 2013
termenii comereiali acceprati vor 11
45 |Termenul de in termen de ping 1a 30 zile de la solicitares serisd 4 beneficiarulpi IMSP Institatul de
liviarc/prestare/cxecutare: Cavdiologie
4.7 |Metoda i conditiile de platd vor fi: 130 xile bancave dupd livrares buawrilor §i receptionarca facturiler fiscale de cditre
CAPCS
4.8 |Penoada valabilitd{n ofartes va N der 1124 «ile
4.9 |Ofertele In vajuta striina: Ny s¢ aceeped

5, Depunerea si deschiderea ofertelor
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Plicurile vor conling unmatoarca
informatie suplimentara;

Licitatie publici nr. 19/04140

Penou achizitionarea de; Achizitionarea materialeleor de sururi §i proteze pentrn anul
2020 conform necesitiitilor INMSP Institutul de Cardiokogie pentru 20ul 2020
Autoritatea contractantd: CENTRUL PENTRU ACMIZITII PURLICFE
CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa autorifaddii contractante: Republica Motdova, CHISINAU CENTRI, mun.
Chigindu, str. Korelenko 2/1

A nu se desehide nainte de: 05.62.2020 10:00

pd
[}

Pentru depuncrea olertclor, adresa
autoriiatii contractamieforganizatorului
procedurii este:

Sdresa: Repubtica Maoldova, CHISINAU CEXTRL, mun. Chisiniiu, str. Koroleako 2/(
Tet: (22-88-43-25 (48)

Fax: D22884245

E-mail: affice@reapes.md

Data-limitd penteu cepunerea ofertelor este:

Data. Ora; 05,02,2020 10:00

Deschiderea ofericlor va avea loc la
urméloare adresi;

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chigindiu, str. Korolenko 2/1
Tet: 022-88-43.25 (48)
Data, Ora; €5.02.20240 169:00

6. Evaluarea gi compararea ofertelor

6.l

Preturile ofertelor depusc in diferite Leuw MDD
valule vor {1 convertile in:

Sursa ratei de schimb in scopu) BNAM
converliri:

Data pentru rata de sehimb aplicabild {05,02,2020

va fi:

Maodalitatea de gfectuare a evaludrin

Evaloarea va B efectuati per boc, la cel mai mic preg (3ed TVA, cu corespunderea
{uturer ceringelor.

6.3

Factorii de evaluarea vor 1 wrmiitorii:

Nu sunt

7. Adjudecaren contractului

7.1

Criteriul de evaiuare aplicat peatca
adjudecarca contractului va fi:

Cel mai mic prog

Suma Gargntici Jde buna exceutie {se
stabileste procettual din pretul
contracmmlui adjudecan)):

SO0

7.3

Garantia de bund executic »
contractului:

Coniractul va {i insofit de o Garantie de hunj execafic {emisi de o bancd comercial)
conform formularului F 5.2 din sectiunea a S-a = Formulare de contract

Aau

Garantia de bini execuiie prin transfee la contul unteritigli contractante, conform
urmaivarelor date bancare:

Beaeficiarul plagii; CENTRLL PENTRU ACHIZITI PUBLICE CENTRALIZATE BN
SANATATE

Denumirea Baneii: Ministerul Finantelor — Trezoreriz de Stat

Codiel fiscal; I016601000212

[BAN: MD2ITRPCCCSTIR4INE01859A A

cu note “Pentru garanfia de buna executie a contractului ar. 19/00140 din 05.02.2020"

Nundrul maxim de zile pentru
semmnuarea §1 prevenlarea conlractuwlbui
cillre autoritalea contracianta:

0 zile

Co_nqinutu! prezentei Fise de date a achizitici este identic cu datele procedurii din cadeid Sistemuolui Informational Automatizat
*REGISTRUL DE STAT AL ACH.[ZI'[‘[I_L.___Q_'J{]nf{:'li[.,l(.'I:'.". Grupul de lucru pentru achizitii eonfirm3 corectitudinen continutului

Fiyei de date 2 aehizitiei, fapt pentru care i
\-1, k’.‘

2

Arfispundere conform prevederitor legale Tn vigoare.
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