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Numarul procedurii de achizitie: 20/00047 din 18.05.2020
Denumirea procedurii de achizitie: Achizitionarea consumabilelor angiografice necesare IMSP Spitalul Clinic Municipal Stanta Treime pentru anut 2020
_”‘» Denumire Lot Cod CPV Om:ca.awm”ﬁmﬁwa s¥saua Modelu! articolutui MWMMMM Producitorul Specificarea tehnica aMﬂmewoMﬂh.mm»m de cétre autoritatea Specificarea tehnici deplini propusa de catre ofertant m”unMMm_‘__.‘anm
1 2 3 4 5 I3 7 8 9 10
Tip “balanced support™ atat segmentul distal, cat si cel Tip “balanced support™ atat segmentul distal, cat si cel
proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit in cazut leziuni proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit in cazul leziuni
complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibilitate. complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibilitate.
Constructia “Full Wall Technology™ cateter ghid din Teflon cu | Constructia “Full Wall Technology™: cateter ghid din Teflon cu
acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand
o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. | o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon,
Dimensiuni: - 1. D. 5F- 0.058; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- Dimensiuni: - 1. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081": 8F-
0.090". Lungime 90/ 100cm. Curburi diferite, Poate fi prevazut | 0.090". Lungime 90/ 100cm. Curburi diferite. Poate fi prevazut
si cu gauri laterale. Armat, varf atraumatic, marker radioopac | sicu gauri laterale. Armat, varf atraumatic, marker radioopac
proximal. Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7 Fr. proximal. Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7 Fr.
"Pentru dispozitivele medicale inregistrate in Republica “Pentru dispozitivele medicale fregistrate in Republica
Moldova se va prezenta extrasul din Registrut de Stat al Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al
16 ,Oﬁm_mﬁ ghid _um::.“ coronare - tip 33100000-1 m”mﬁmﬂ ahid uma:u coronare - tip Launcher SUA Medirome Uan,oN:?m_o_‘ z._m&nm_m a.m. pe umoim web a Agentiei Dispozi _xm_aﬂ gg_ow_m. E.m pe pagina imc,m Agentiei 1S0. GE
ballanced support ‘ballanced support Medicamentului si Dispozitivelor Medicale - Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
vowvw.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de citre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in "Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
elor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
at de la producdtor oo atesta calitatea documente: Certificat de la producator ce ztesia calitatea
produsu z data deschide: ertetor - produsul a data deschiderii ofertelor -
copie confirmatd prin semnédiura §i tampila Participantului. copie confirmata prin semnatura si stampila Patticipantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de | *Certificat CE say declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzétoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor copie- produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura si gtampila participantului. confirmata prin semnatura §i stampila participantului.
“Declaratie prin care ofertantul se obligs sa inregistreze bunul | *Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul
Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire
hidrofilica. Permit utilizarea tehnicii “kissing bafloon®”. Tuburi
extern si intern fixate previn incretirea in cute pe latimea
balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime balonulul. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Lungime
shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofifica cu proprietat ilar shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilic3 cu proprietati similar
mucoasei. Diametre balon: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mucoasel. Diametre balon: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25
mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi
balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm. Markeri radiopaci: 1 balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm. Markeri radiopaci: 1
pentru @ 1.2 ~ 1.5 mm si 2 pentru @ 2.0 ~ 4.0 mm din Ptlr. pentru @ 1.2 - 1.5 mm si 2 pentru @ 2.0 — 4.0 mm din Ptir.
Diametru de intrare in leziune: 0.4 mm pentru 1.2 mm x 10 Diametru de intrare in leziune: 0.4 mm pentru 1.2 mm x 10
mm si 0.42 mm pentry restul marimilor. Presiune nominald: 6-8fmm st 0.42 mm pentru restul marimilor. Presiune nominala: 6-8
atm. Presiune RPB: 20-22 atm in functie de diametrut atm. Presiune RPB: 20-22 atm in funclie de diametrut
27 Baloane PTCA semicompliante 33100000-1 |Baloane PTCA semicompliante Sprinter Legend Rx SUA Medtronic cm_o.:c_c_.. ,_u_:i amNcm::mS _.m, sec. "Pentru dispozitivele wmf:c_c_. .:3.@ amN,wazmﬁm Tn.w sec. “Pentru dispozitivele IS0, CE
medicale inregistrate in Republica Moldova se va prezenta medicale inregistrate in Republica Moldova se va prezenta
extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe | extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe
pagina web a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor pagina web a Agentiei Medicamentul Dispozitivelor
Medicale - www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre | Medicale - www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre
participant "Pentru dispozitivele medicale care nu sunt participant *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt
inregistrate in Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul inregistrate in Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta
urmatoarele documente: Certificat de la producitor ce atestd | urmatoarele documente: Certificat de la producator ce atesta
calitatea produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii calitatea produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii
ofertelor - copie confirmata prin semnétura si stampita ofertelor - copie confirmata prin semnétura §i stampila
Participantului, *Certificat CE sau declaratie de conformitate Participantutui. “Certificat CE sau declaratie de conformitate
CE in functie de evaluarea conformitaii cu anexele CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele
corespunzaloare pentru produsele oferite ~ valabil la data corespunzatoare pentry produsele oferite — valabil la data
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Baloane PTCA noncompliante

33100000-1

Baloane PTCA noncompliante

Sprinter NC

SUA

Medtronic

Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibifitate ghid:
0,014". Lungime shaft: 145 cm. Diametre balon: 2.0-4.0 mm.
Lungimi balon: 6-25 mm. Markeri radiopaci: 2. Diametrul shaft-
uluiz Proximal: 2.0 r (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm)
pentru @ 2.26-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru @ 3.25-5.00
mm. Diametrul de intrare in leziune: 0,42 mm. Presiune
nominala: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, in funclie de
diametrul balonului. *Pentry dispozitivele medicale inregistrate
in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt Inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
pradusului ISO 13485 — valabil Ia data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului
*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite ~ valabil la data deschiderii ofertelor copie-
confirmata prin semnatura si stampila participantului.
“Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -
semnata si stampilai de ofertant. *Declaratie de Iz Ofentant -
confirmata prin semnatura si stampila, in care sa certifice

Lungimi balon: 6-25 mm. Markeri radiopaci: 2, Diametrul shaft-
ului: Proximal: 2.0 Fr {0.67 mm). Distal: 2.5 Fr {0.83 mm)
pentru @ 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr {0.87 mm) pentru @ 3.25-5.00
mm. Diametrul de intrare in leziune: 0,42 mm. Presiune
nominald: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, in functie de
diametrul balonului. *Pentru dispozitivele medicale inregistrate
in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), semnat si stampifat de citre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat at
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele

documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea |
produsului ISO 13485 ~ valabil la data deschideri ofertelor -
copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului,
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor ~copie-
confirmata prin semnatura $: stampila participantufui.
*Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -
semnatd si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura si stampila, in care s& certifice

iSO, CE

35 |Balon farmacologic activ

33100000-1

Balon farmacalogic activ

In.Pact Falcon

SUA

Medtronic

Balon farmacologic activ pt aa. coronare, RX, impregnat cu
Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica -
obligateriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice. Timp de
efiberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune
antirestencza ie - nu mai putin de 28 zile (se
confirma cu analize de laborator). Disponibil pe cateter cu

Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00
mm; lungime- 15-40 mm, *Pentru dispozitivele medicale
inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasul din
Registrul de Stat a1 Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
wew.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in

a Woldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea

I1SO 13485 ~ valabil la data deschiderii ofertelor -
maté prin semnatura §i stampila Participantului.
*Centificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitétii cu anexele corespunzétoare pentru
pradusele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura §i stampila participantului.
“Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -

semnatd si stampilata de ofertant. *Declaratie de fa Ofertant -

tungime de 145 cm. Compatibif cu teaca introducatoare de 5 F.

Balon tarmacologic activ pt aa. coronare, RX, impregnat cu
Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica -
obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice. Timp de
eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune
antirestenoza dupa angioplastie - nu mai putin de 28 zile (se

confirma cu ana ispo
tungime de 145 ¢m. Cormp: Cu teaca introducatoare de 5 F.
Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4,00
mm; lungime- 15-40 mm. *Pentru dispozitivele medicale
inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasut din
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
vaw.amdm.gov.md), semnat si stampilat de cétre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM}) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmatd prin semnatura si stampita Participantului,
*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in furictie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite - valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmatd prin semnatura $i stampila participantului.
“Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pind la momentul livrarii acestuia -

semnatd si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
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Stenturi coronarierte cu eliberare
40 [de substanta antirestenoza-
Zotar:

33100000-1

Stenturi coronariene cu eliberare de
substanta antirestenoza- Zotarolimus

Resolute ONYX

SuUA

Medtronic

cobalt si un miez de aliaj platina-iridiu; compati
Substanta activa: Zotarolimus: Doza: 1-2 pg/mm2 pe lungimea
stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant.
Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire
a vasului). Compatibil cu cateter ghid de SF. Sistema de
delivrare 140cm. Diametre 2.25- 5.0 mm, cu posibiiitatea de
supradilatare cu pina ta 1.25 mm de la diametrut nominal..
Lungimi 8-38 mm. Presiunea nominala: 12 atm. RBP: 16-18
atm. "Pentru dispozitivele medicale inregistrate in Republica
Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de citre participant
*Pentru dispazitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Centificat de Ia producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil 1a data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura §i stampita Par i
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru

confirmata prin semnatura $i stampila participantului.

Stent de tip sinusocidal continuu fabricat dintr-un material
metalic compozit, constand dintr-o carcasa din aliaj pe baza de
cobalt si un miez de aliaj u; compatibil RMN.
Substanta activa: Zotarolimus: Doza: 1-2 pg/mm2 pe lungimea
stentului. Design modular, premontat pe balon semicompfiant.
Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire

a vasului). Compatibil cu cateter ghid de SF.
delivrare 140cm. Diametre 2.25- 5.0 mm, cu posi
supradilatare cu pina la 1.25 mm de la diametrul nominat..
Lungimi 8-38 mm. Presiunea nominala: 12 atm. RBP: 16-18
atm. *Pentru dispozitivele medicale inregistrate in Republica
Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
vavw.amdm.gov.md), semnat si stampilat de cétre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformittii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmaté prin semnatura §i stampifa participantului.
-Declaratie prin care ofertantul se obligs s inregistreze bunul

IS0, CE

i ocluzie

Cateter pentru aspirare

43
temporara

33100000-1

Cateter pentru aspirare si ocluzie
temporara

Expont Advance

SUA

Medtronic

“Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul

Cateter de tromboaspiratie biluminal (lumen pentru stitet
lumen pentru aspiratie), rapid exchange, premontat cu stilet
detasabil, pentru o livrabilitate sporita si rezistenta la rasucire.

wilde extragere larg, orientat inainte, in imediata
apropiere de ghidului, ce permite captarea maselor trombotice.
Lungime cateter 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F,
ghid 0.014". Setul include 2 seringi de trombaspiratie,
prelungitor cu robinet si fiter de tip cosutet. *Pentru
dispozitivele medicale inregistrate in Republica Moldova se va
prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale (de pe pagina web a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale - www.amdm.gov.md), semnat si
stampilat de cétre participant *Pentru dispozitivele medicale
care nu sunt inregistrate in Republica Moldova (nu se
regasesc in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al
AMDM) se var prezenta urmatoarele documente: Certificat de
fa producétor ce atesta calitatea produsului ISO 13485 —

erii ofertelor - copie confirmata prin
“Certificat CE sau

semnatura i stampila Participantul
declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea
conformitdtii cu anexele corespunzétoare pentru produsele

oferite ~ valabil la data deschiderii ofertelor -copie- confirmata

prin semnatura si stampila parti prin care

Cateter de tromboaspiratie biluminal (lumen pentru stilet si
lumen pentru aspiratie), rapid exchange, premontat cu stilet
detasabil, pentru ¢ livrabilitate sporita si rezistenta la rasucire.
Constructia shaft-ului printr-o tehnologie de impletitura unica a

cu lumnul de extragere larg, orientat inainte, in imediata
apropiere de ghidului, ce permite captarea maselor trombotice.
Lungime cateter 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F,
ghid 0.014". Setul include 2 seringi de trombaspiratie,
prelungitor cu robinet si filter de tip cosulet. *Pentry
dispozitivele medicale inregistrate in Republica Moldova se va
prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor
tedicale (de pe pagina web a Agentiei Medicamentului $i
Dispozitivelor Medicale - www.amdm.gov.md), semnat si
stampilat de catre participant *Pentru dispozitivele medicale
care nu sunt inregistrate in Republica Moldova (nu se
regasesc in Registrul de Stat 2l Dispozitivelor Medicale al
AMDM} se vor prezenta urmatoarele documente: Certificat de
la producétor ce atesta calitatea produsului 150 13485 —
valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmata prin
semndtura si stampila Participantului. *Certificat CE sau
declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele
oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie- confirmata

prin semnatura si stampila participantului, *Declaratie prin care

IS0, CE
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Set inflator cu manometru de Set inflator cu manometru de presiuni

Set pompa cu manometru pentru umflat baloane (indeflator)
Continut: indeflator, valva hemostatica, tub de extenzie,
torque, introducator fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringa 20
cc, manometru pana la 25atm Valva hemostatica cu inchidere
axiala, tip push-push. Torque fir ghid 0,014 inch Intraducator fir
ghid 0.014 inch. *Pentru dispozitivele medicale inregistrate in
Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
velor Medicale (de pe pagina web a Agentiei
Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md}, semnat si stampilat de catre participant
*Pentru vele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova {nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului 1ISO 13485 — valabil fa data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura §i stampila Participantului.
*Ceriificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzétoare pentry
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmaté prin semnatura si stampila participantului.
~Declarztie prin care ofertantul se obligé sa inregistreze bunul
contraciat, fa AMOM, pina la momentul livedrii acestuia -
semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura §i stampifa, in care sa certifice
termenui de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni
din momentul livrarii. *“Documente confirmative: Catalog/

Set pompa cu manometru pentru umflat baloane (indeflaior)
Continut: indeflator, valva hemostatica, tub de extenzie,
torque, introducator fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringa 20
cc, manometru pana la 25atm Valva hemostatica cu inchidere
axiala, tip push-push. Torque fir ghid 0,014 inch Introducator fir
ghid 0,014 inch. “Pentru dispozitivele medicale inregistrate in
Republica Moldova se va prezenta extrasul Registrul de
ispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md}, mmB:& si stampilat de catre participant
vele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat at
Dispozitivelor Medicale al AMDM; se vor prezenta urmétoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura si stampila participantului.
*Declaratie prin care oferiantul se obliga sa inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -
semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura si stampila, in care sa certifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni
din momentu! livrarii. *Documente confirmative: Cataleg/

Set pompa cu manometru tip

Set pompé cu manometry

Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea
baloanelor tip "pistol” - pentru a putea fi operat cu o singura
manag, velva hemostatica cu sistem de ichidere tip push- ncm:
e au pr e de pana la 30

0,088 inch/2,44 mm. Setul sa contina si torquerui si

s

atm.

ﬁm:r ca Moldova se va prezenia extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei
Dispozitivelor Medicale -
vevw.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt incegistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al

or Medicale al AMDM) se vor prezenta urmétoarele
documente: Certificat de fa producdtor ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil ia data deschiderii ofertelor -
confirmata prin semnétura si stampila Par

evaluarea conformitatii cu anexele corespunzétoare pentru
produsele oferite — valabil fa data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura §i stampila participantului.
"Declaratie prin care ofertantul se obligd s3 inregistreze bunul
contractat, ia AMDM, pind la momentul livrérii acestuia -
semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura si stampila, in care sa cerifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni
din momentul livrarii. *Documente confirmative; Catalog/

Coniine: - seringa cu manometru de presiune pentru umilarea
baloanelor tip "pistol” - pentru a putea fi operat cu o singura
mana, valva hemostatica cu sistem de ichidere tip push-push.
Indeflater cu presiune de pana la 30 atm. Diametr erior de

0,08 44 mm. mmE_ sa contina si torquerul si
m stru dispozitivele medicale inregistrate in

,mnoN:EQoa Medicale {de pe pagina web a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), mmasﬁ si stampilat de cétre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urméatoarele
documente: Certificat de 1a producator ce atesta calitatea

*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil 1a data deschiderii ofertelor ~copie-
corfirmata prin semnatura §i gtampila participantului,
*Declarzatie prin care ofertantul se obliga sé inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -
semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura §i gtampila, in care sa certifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 uni
din momentul livrarii. *Documente confirmative: Catalog/
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Felosita in abordari de leziuni calcificate, companbilz cu cate-
ghid de 6F. Acoperire distal hidrofilica pentru traumatizm
vascular minimal. *Pentru dispozitivele medicale inregistrate
in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul am
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agenti
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de fa producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -

in abordari de leziuni calc

ate, compatibila cu cate-
@ pentru traumatizm
vascular minimal. “Pentru dispozitivele medicale inregistrate
in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), semnat si stampifat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispazitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -

“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmaté prin semnétura si stampila participantutui.
*Dedlaratie prin care ofertantul se obliga s3 inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentu! livrarit acestuia -
semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura $i tampila, in care sa certifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni
din momentul fivrérii. *“Documente confirmative: Catalog/
Brosura/ Instructiunt/ Informatii privind studiile clinice de la

nraducdinr peptas nrdisels afertate

*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
cu anexele corespunzétoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura i stampila paricipantului.

“Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul

contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -
semnata si stampilatad de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -

confirmata prin semnatura si stampila, in care sa certifice
termenul de garai
din momentul liveal
Brosura/ Instructiuni/ Informatii privind studiile cf
neoducitar nentnr nradusele nfedate

52 |Extensie pentru cate-ghiduri 33100000-1 |Extensie pentru cate-ghiduri Telescope SUA Medtronic  |copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului. copie confirmaté prin semnatura i gtampila Participantului. iSO, CE
*Certificat CE sau declaratie de canformitate CE in funcie de | *Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzétoare pentru evaluarea conformitatii cu anexele corespunzitoare pentru
pradusele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie- | produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura $i stampila participantului. confirmatd prin semnatura gi stampila participantului.
*Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul | *Declara tie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunut
contractat, la AMDM, pina la momentul fivrérii acestuia - cantractat, la AMDM, pina la momentul fivrérii acestuia -
semnatd si stampifatd de ofertant, *Declaratie de la Ofertant - | semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura si stampila, in care sa certifice confirmata prin semnatura si stampila, in care sa certifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni | termenul de mm&:”_m pentru echipament nu mai mic de 12 funi
din momentul livrarii, “Documente confimative: Catalog/ din momentuyl . “Documente confirmative: Catalog/
Brosura/ Instructiuni/ Informatii privind stu Brosura/ Instructiuni/ Informatii privind studiile cfinice de la
aradiedior nenta) nraduests nfertate nroducatar nenten nradusele ofedate
Valva hemostatica "Y" cu inchidere axiala, tip push-push, Valva hemostatica “Y" cu inchidere axiala, tip push-push,
torque system, fir introductor compatibil cu ghid 0,014". torque system, fir introductor compatibil cu ghid 0,014",
“Pentry dispozitivele medicale inregistrate in Republica “Pentru dispozitivele medicale inregistrate in Republica
Meldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al

i b a Agentici i
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
2t cg cdtre parn;
U sunt inregistrate in
a Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
ale al AMDM) se vor prezenta unmatoarele | Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
icat de la producator ce atesta calitatea documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor - produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
53 [Conectoare Y 33100000-1 jConectoare Y Y-valve China Lepu copie confirmata prin semnatura i stampila Participantulul. copie confirmata prin semnatura i stampila Participantului, ISO, CE
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Ac

China

Lepu

Capat ransparent. Scut Seldinger user de manuit. Ac cu un
lumen. Calibru 18 G. Perete subtire. Lungime 7 cm. Ghid
recomandat 0.035™ — 0.038". *Pentru dispozitivele medicale
inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasut din
Registrul de Stat al elor Medicale (de pe pagina web
Dispozitivelor Medicale -

waww. mBQE gov.md), semnat si stampilat de catre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrut de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urméatoarele
documente: Certificat de la preducator ce atesta calitatea
produsului 1ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura i stampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de canformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite - valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnétura si stampila participantului.
“Declaratie prin care ofertantul se obligd s inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pina la momentul fivrari acestuia -
semnatd si stampilatd de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura $i tampila, in care sa certifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 funi
din momentul fivrarii. *Documente confirmative: Catalog/
Brosura/ Instructiunt/ Informatii privind studiile clinice de la
nraducitar nentr prodiisels aferate

Capat transparent. Scut Seldinger usor de manuit. AC cu un
lumen. Calibru 18 G. Perete subtire. Lungime 7 cm. Ghid
recomandat 0.035" - 0.038". “Pentru dispozitivele medicale
inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasul din
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web

a Agentiei Medicamentului
www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova {nu se regasesc in Registrul de Stat al
elor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de Ia producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 - valabil a data deschiderii ofertelor -
copie confirmats prin semnétura i stampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copi

confirmata prin semnatura $i stampila participantului

*Declaratie prin care ofentantul se obliga s inregistreze bunul

contractat, la AMDM, pina la momentul livrari acestuia -
semnata si stampilata de ofertant. “Declaratie de la Ofertant -

confirmata prin semnatura §i stampila, in care s3 certifice
termenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni

din momentul fivrarii. *Documente confirmative: Catalog/

Brosura/ lastructiuni/ Informatii privind studiile clinice de la
nroducator naning noodusela oferdate
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Sistem de compresie dupa punctie
radiala tip ceasornic

Sistem de compresie dupa
punctie radialz tip ceasornic

6

Medplus

Disponibita in marimi S,M, L, cu "pernutd” atraumatica din
silicon. Compresia si decompresia elementului hemostatic
reglabila prin rotirea manifoldului ceasornicului. *Peatru
Qanawzzm_m Emaam_o inregistrate in Republica Moldova se va
(,m:;o.m Stat al Dispo

care nu sunt N:Em_m:m”m in Republica Moldova (nu se
regasesc in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al
AMDM) se vor prezenta urmatoarele documente: Certificat de
la producator ce atesta calitatea produsului ISO 13485 —

a data deschiderii ofertelor - copie confirmata prin
mmS:mE«m si stampila Participantului. *Certificat CE sau

e de conformitate CE in functie de evaluarea

cu anexele corespunzatoare pentru produsele
oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie- confirmata
prin semnétura si stampila paricipantului. *Declaratie prin care
ofertantul se obliga s& inregistreze bunul contractat, la AMOM,
pina la momentul livrarii acestuia - semnata si stampilata de
ofertant. ‘Declaratie de la Ofertant - confirmata prin semnatura
si stampila, in care s3 certifice termenul de garantie pentru
echipament nu mai mic de 12 luni din momentul
*Documente confirmative: Catalog/ Brosura/ Instructiuni/

Informatii privind studile clinice de 12 oroducator nept

fmi S.M, L, cu “pernutd” atraumatica din
decompresia elementului hemostatic

prezenta extra:
: {de pe pagina web & Agent
itiveler Medicals - www.amdm.gov.md), semnat
@ paricipant “Pentru dispozi
care nu sunt inregistrate in Republica Moldova (nu se
regasesc in Registrul de Stat at Dispozitivelor Medicale al
AMDM) se vor prezenta urmatoarele documente: Certificat de
la producator ce atest calitatea produsului 1ISO 13485 —
valabil fa data deschiderii ofertelor - copie confirmata prin
semnétura §i lampila Participantului. *Certificat CE sau
declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele
oferite — valabil la data deschiderit ofertelor -copie- confirmata
prin semnatura si stampila participantului. *Declaratie prin care
ofertantul se obliga s inregistreze bunul contractat, la AMDM,
ping la momentul livrérii acestuia - semnata si stampilata de
ofertant. *Declaratie de ta Ofentant - confirmata prin semnatura
$i stampila, in care sa certifice termenul de garantie pentru
echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrari.
*Documente confirmative: Catalog/ Brosura/ instrucuni/
Informatii nrivind st ice de s aroduciior neaton
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Balon OTW 0.014" pentru
angioplastie perifericd

33100000-1

Balon OTW 0.014" pentru angiopla:
periferica

SUA

Medtronic

Balon de tip OTW utilizat in dilatarez leziunilor stenotice sau
ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Forma balonului conica.
Compatibilitate ghid: 0.014" si introductor 4Fr. Lungime u
120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer mms:,an__ma
rezistent [a presiuni de pana la 22 atm. Markeri radiopaci: 2
Ptr Lungimi balon: 20 — 210 mm. Acoperire hidrofilica
Diametre disponibile balon: 2.0 (proximal) /1.5 {distal}; 2.5
{proximal) /2.0 (distal}.3.0 {proximal) /2.5 {distal) ; 3.5
{proximal) /3.0 (distal); 4.0 (proximal} /3.5 (distal); Presiune
nominala 8-10 atm. RPB: 12-20 atm.. Compal
introductor de la 4 F. *Pentru dispozitivele medicale
inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasul din
elor Medicale (de pe pagina web
O_mnou ivelor §8_nm_m -

ant

Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura $i stampila Participantului.
Cetificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite — valabil ta data deschideril olertelor -copie-
confirmata prin semnatura si stampila participantului,
“Declaratie prin care ofentantul se obligé s& inregistreze bunul

Balon de tip OTW utilizat in dilatarea leziunilor stenotice sau
ocluzive ale antereler infra-poplitee. Forma balonulfui coni
Compatibilitate ghid: 0.014" si introductor 4Fr. Lungime u
120 sau 150 cm. Materiatul balonului: polimer semicom;
rezistent la presiuni de pana la 22 atm. Markeri radiopaci: 2
Ptir Lungimi balon: 20 — 210 mm. Acoperire hidrofilica
Diametre balon: 2.0 (proximal) /1.5 (distal); 2.5
{proximal) /2.0 {distal);3.0 (proximal) /2.5 (distal) ; 3.5
{proximal} /3.0 (distal); 4.0 (proximal) /3.5 (distal); Presiune
nominald 8-10 atm. RPB: 12-20 atm.. Compati
introductor de la 4 F. *Pentru dispozitivele medicale
inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasul din
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale {de pe pagina web
a Agentiei Medicamentulu ispozitivelor Medicale -
www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
elor Medicale al AMDM) se vor prezenta urméatoarele
: Certificat de fa producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil Iz data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului.
~Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru
produsele oferite ~ valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura §i stampita participantului,
*Declaratie prin care oﬁm:mac_ se obliga sa inregistreze bunul

SO, CE
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Balon QTW 0.018" pentru
angicplastie perifericad

33100000-1

Balon OTW 0.018" pentru angioplastie
perifericd

Pacific Plus

SUA

Medtronic

Balon de tip OTW utilizat in dilatarea leziunilor stenotice sau
ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-temurale, poplitee,

Ve SEu

conic de tip stiff incorporat in shaft distal. Materialul balonului:
naiton. Plierea balonului: 2 pliuri (@ 2.0-2.5 mmy}, 3 pliuri {© 2.5
6.0 mm), Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile
balon:2-12 mm. Presiune nominald 8atm. RPB: 14 atm. Timpul
de desumilare: 1 sec pentru baloane de 2.8 mm $i 4-28 sec
restul dimensiunilor, Compatil te introducétor: 4-6 Frin
functie de diametru. “Pentru dispazitivele medicale inregistrate
i Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agen
Medicamentului ispozitivelor Medicale -
vww.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
*Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Repu Moldova {nu se regdsesc in Registrul de Stat al
Cispozitivelor Medicale al AMDM]) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura i stampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitétii cu anexele corespunzétoare pentry

troductor: 4 Fr. Compa tate
;90 sau 150 cm; core wire cu varf
conic de tip stiif incorporat in shaft distal, Materialul balonutui:
nailon. Plierea balonului: 2 pliuri (@ 2.0-2.5 mm), 3 pliuri (@ 2.5
6.0 mmy). Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile

balon:2-12 mm. Presiune nominala 8atm. RPB: 14 atm. Timput

de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm §i 4-28 sec
restul dimensiunilor. Compatibilitate introduc3tor: 4-6 Fr in
functie de diametru. *Pentru dispozitivele medicale inregistrate
in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale {(de pe pagina web a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
vevw.amdm.gov.nd), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Centificat de {a producator ce atesta calitatea
produsului ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmatd prin semnatura si gtampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de
evaluarea conformitdtii cu anexele corespunzatoare pentru

1SO, CE
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Balon de tip OTW uiilizat in dilaterea leziunilor stenctice sau Balon de tip OTW utilizat in dilatarea leziunilor stenotice sau
acluzive ale arterelor itiace, femurale, ifio-femurale, poplitee, ccluzive ale arterelor iace, femurale, ilio-femurale, poplitee,
infra-poplitee si renale; 1a fel, pentru tratamentul leziundor infra-poplitee si renale; la fel, pentru tratamentut feziunilor
obstructive a fisiulelor native sau artificiale peniru hemodializa. [ obstructive a fistulelor native sau artificiale pentry hemodi.
Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate in vasculatura | indicat pentru postdilatare a stenturikor utilizate in vasculatura
periferica. Compatibilitate ghid: 0,035" (0.88 mm). Lungime periterica. Compatibilitate ghid: 0,035™ (0,89 mm). Lungime
: 90-135 cm. Core wire din otel inox cu vart conic de tip utila: 80-135 cm. Core wire din otel inox cu varf conic de tip
corporat in shaft distal, ceea ce sporeste raspunsul la stiff incorporat in shaft distal, ceea ce sporeste raspunsut fa
impingere $i trecere prin leziuni. Materialul balonului: nailon. impingere si trecere prin leziuni. Materialul balonului: nailon.
Plierea balonului: 3 pliuri (@ 3-9 mmy), 5 pliuri (@ 10-12 mm). Plierea balonului: 3 pliuri (& 3-8 mm), 5 pliuri (@ 10-12 mm).
Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibite balon: 3-12 balon: 20-200 mm. Diametre disponibile bakon: 3-12
mm. Presiune nominala 8-10 atm. RPB: 12-20
&2 Balon O,?.< o.om.m. .nm::c 33100000-1 mm_.o: Oq<< 0.035" pentru angioplastie Admiral Extreme SUA Medtronic mﬁa.Oanmw_d::mﬁm. _,::oa:Q.on ©3-5 mm - 5 Fr, @ 6-7 mm ~ 150, CE
angioplastie periferica perifericad 5 sau 6 Fr, in functie de lungimea balonului; @ 8 mm —6 sau 7
Fr, in finctie de lungimea batonului; @ 9-12 mm — 7 Fr, *Pentru
dispozitivele medicale inregistrate in Republica Moldova se va | dispozitivele medicale inregistrate in Repul
prezenta extrasul din Registrul de Stat at Dispozitivelor prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale {de pe pagina web a Agentiei Medicamentului si Medicale {de pe pagina web a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale - wwaw.amdm.gov.md}, semnat si Dispozitivelor Medicale - www.amdm.gov.md), semnat si
stampilat de céatre participant “Pentru dispozitivele medicale stampilat de catre participant *Pentru dispozitivele medicale
care nu sunt nregistrale in Republica Moldova (nu se care nu sunt inregistrate in Republica Moldova (nu se
reg&sesc in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al regasesc in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al
AMDM) se vor prezenta urmatoarele documente: Certificat de | AMDM) se vor prezenta urmatoarele documente: Certificat de
ia producator ce atesta calitatea produsului ISO 13485 — la producétor ce atesta calitatea produsului 1ISO 13485 —
valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmata prin valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmata prin
semnatura si stampila Panticipantului. *Ceriificat CE sau semnétura si slampila Participantului. *Certificat CE sau
Balon farmacologic activ pentru interventii periferice Balon farmacologic activ pentru interventii periferice
femoropopliteale. Balon OTW - diametere: 4-7 mm. Lungim femoropopliteale. Balon OTW - diametere: 4-7 mm. Lungimi
40, 60, 80, 120, 150 mm. Presiune nominala: 8 atm. RPB; 40, 60, 80, 120, 150 mm. Presiune nominala: 8 atm. RPB:
unicz pentru toate diam, 3
o arkeri radicepac
1 si 130 cm. Port pentru fir ghid si port pentru
balon, Compat 0.035". Substanta activa Pacfitaxel | balon. Compatibifitate ghid 0.035". Substanta activa Paclitaxet
doza de peste 3,2ug/mm? pentru inhibitie neointimala. doza de peste 3,2ug/mm? pentru inhibitie neointimala.
Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient
natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic, natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic.
ibutie uniforma a substaniei active si a excipientului pe Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe
64 mm_hw: Bo&nm:ﬁ:ﬁm‘noz::, 33100000-1 mm_.03 Em&nmamaom pentru angioplastie InPact Admiral SUA Medtronic .Um_o: care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice nm_,o: mm«m sa confere eliberarea c::.oqam a dozei ﬂ.o«mnm::om 1SO. CE
angioplastie periferica 6.035 periferica 0.035 in peretele vasului. Doza lerapeutica sa se mentina pe 0 in peretele vasului, Doza terapeutica sa se mentina pe 0
durata de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni. | duraia de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni,
Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa Produsul sa beneficieze de stu ice de nivel 1, care sa
demonstreze eficacitatea si cost benefi demonstreze eficacitatea si cost benef
pericda de 2 ani. “Pentru dispozitivele medicale inregistrate in |perioda de 2 ani. "Pentru dispozitivele medicale inregistrate in
Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agent|
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale - Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
wwiv.amdm.gov.md), semnat si stampilat de cétre participant | wwav.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in “Pentry dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat at Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmétoarele | Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea documente: Certificat de Ia producator ce atesta calitatea
o
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dicat ca dispozitiv
adjuvant pentru pacientii care necesita stentare
carotidiana/coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0
7.00 mm, Material de fabricatie pentru sistemul de captare a
debrisului: iametrul standard al porilor: 100 microni.
de 0.014". Lungimea cateterului 190 cm,
vele me: i

ale inref
Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agenti
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -
wwawv.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al

are a embolitior cerebrzle, indicat ca dispozitiv
adjuvant pentru pacientii care necesita stentare
iana/coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0
7.00 mm. Material de fabricatie pentru sistemul de captare a

| cu ghid de 0.014", Lungimea cateterului 190 cm.
*Pentry dispozitivele medicale inregistrate in Republica
Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al

Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agenti

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale -

www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de cétre participant
“Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in
Republica Moldova {nu se regasesc in Registrul de Stat al

WWW.OXIVit-r
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Adresa:

Sistern de protectie impotriva 5 L . . .

65 emboliilor 33100000-1 |Sistern de protectie impotriva embolilor | Spider FX SUA Medtronic Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele | Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele 10, CE
documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea documente: Certificat de la producétor ce atesta calitatea
produsului ISQ 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor - produsului 1ISO 13485 — valabil la data deschiderii ofertelor -
copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului. copie confirmata prin semnatura §i stampila Participantului.
“Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de | "Certificat CE sau declaratie de confarmitate CE in functie de
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentry
produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie- | produsele oferite — valabil la data deschiderii ofertelor -copie-
confirmata prin semnatura si stampila panicipantului. confirmata prin semndtura si stampila participantului.
“Declaratie prin care ofertantul se obliga sa inregistreze bunul | “Declaratie prin care ofertantul se obligs sa inregistreze bunul
contractat, la AMDM, pind la momentu! fivrarii acestuia - contractat, la AMDM, pina la momentul livrarii acestuia -
semnata si stampilaté de ofertant. ‘Declaratie de la Ofertant - | semnata si stampilata de ofertant. *Declaratie de la Ofertant -
confirmata prin semnatura si stampila. in care sa centifice confirmata prin semnatura i gtampila, in care sa certifice
termenu! de garantie pentry echipament nu mai mic de 12 luni | iermenul de garantie pentru echipament nu mai mic de 12 luni

o ‘ggzu&mum” Dm . 2te de: Administrator
s

mun.Chisinau, bd. Decebal 82-80
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Numarul procedurii de achizitie: 20/00047 din 18.05.2020
Denumirea procedurii de achizitie: Achizitionarea consumabilelor angiografice :mommmam_oﬁw_u Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime pentru anul
Suma Suma
Nr. Denumire Lot Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor Cod CPV | Cantitatea c:-<m~mm‘nm Preg unitar (fara| Pret unitar (cu fara cu TVA Termenul de livrare/ prestare
Lot masurd TVA) TVA) TVA
7 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
Cateter ghid pentru L e

16 | coronare — tip “ballanced |=2cte" ghid pentru coronare —tip “ballanced |, 000 70 Bucata 749,46 809,41 52 462,20 56 658,70

support” support

27 Batoane PTCA g1 ane PTCA semicompliante 33100000-1 50 Bucata 849,53 917,49 42 476,50 45 874,50
semicompliante

31 Baloane PTCA Baloane PTCA noncompliante 33100000-1 50 Bucata 896,72 968,46 44 836,00 48 423,00
noncompliante
35 | Balon farmacologic activ |Balon farmacologic activ 33100000-1 10 Bucata 4418,64 477213 44 186,40 47 721,30
Stenturi coronariene cu Stenturi coronariene cu eliberare de substanta
40 eliberare de substanta . . 33100000-1 80 Bucata 6 970,15 6 970,15 557 612,00 557 612,00
. . antirestenoza- Zotarolimus
antirestenoza- Zotarolimus
43 | Cateter pentru aspirare si | oo oo aspirare si ocluzie temporara  [33100000-1 20 Bucats 2 403,50 2595,78 48 070,00 51 915,60

ocluzie temporara

4a |5t _Mw%,mm_cmﬂmzﬂa Set inflator cu manometru de presiuni mici  |33100000-1 50 Bucats 624,91 749,89 31 245,50 37 494,50

Set pompéa cu manometru

45 tip “pistol” Set pompa cu manometru tip “pistol” 33100000-1 100 Bucata 624,91 749,89 62 491,00 74 989,00
52 mxa:m_mmm,”_wa cate I extensie pentru cate-ghiduri 33100000-1 10 Bucats 8 778,00 9 480,24 87 780,00 94 802,40 | In termen de 30 zile calendaristice din
g data comenzii S\mo;m a Beneficiarului.

53 Conectoare Y Oo:onm,ﬁ < 33100000-1 20 Bucata 129,00 154,80 2 580,00 3 096,00

. {
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54 Ac punctie Ac punctie 33100000-1 20 Bucata 90,00 108,00 1 800,00 2 160,00
Sistem de compresie dupa Sistem de compresie dupa punctie radiala ti
59 punctie radiala p | > T ©¢ P pap P 133100000-1 300 Bucata 153.90 184,58 46 170,00 55 404,00
ceasornic

go | Balon OTW 0.014" pentrus |\Balon OTW 0.014 pentru angioplastie 33100000-1 40 Bucats 3277,50 3539,70 131100,00 141 588,00

angioplastie periferica  |periferica

Balon OTW 0.018" pentru {Balon OTW 0.018" pentru angioplastie x

61 angioplastie perifericd |periferica 33100000-1 35 Bucata 2 486,60 2 696,33 87 381,00 94 371,55
g2 | Balon OTW 0.035" pentry |Balon OTW 0.035" pentru angioplastie 33100000-1 25 Bucats 183540 198223 45 885,00 49 555,75

angioplastie periferica  |periferica

Balon medicamentos Balon medicamentos pentru angioplastie
64 pentru angioplastie on me entos p 9'op 33100000-1 10 Bucats 6 828,13 7374,38 68 281,30 73 743,80

D " periferica 0.035
periferica 0.035
85 Sistem de protectie impotriva embofiilor 33100000-1 15 Bucats 13 634,40 14 725,15 204 516,00 220 877,25
impotriva emboliilor
L TOTAL Ofertaj 1558 872,90 | 1 656 287,35
_— )
N mele, prenumele: Dmitrii Kojevnikov In calitate de: Administrator
P
Adresa: mun.Chisinau, bd. Decebal 82-90
A7)
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