MINISTERUL SANATATIL. MUNCII ST PROTECTIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

MI-2028 Republica Moldova, mun, Chisindu. str. Korolenko 2/1.
tel/fax 022 884 245, c-mail: officei@capes.md

N, %»O;Z\ 3] din7ld = 03 2020

Catre Operatorii economici

Prin prezenta, Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanitate, va
comunicd ci la Licitatia Publica nr. 19/00143 Achizitionarea dispozitivelor
medicale pentru realizarea Programului National de combatere a hepatitelor B,
C si D pentru anul 2020 au fost operate urmatoarele modificari:

L. Lotul 3. Pozitia 3.1 Xpert HCV Viral Load si pozitia 3.2 Xpert
Cheek, unitatea de masurd — bucata.

Data deschiderii ofertelor ramine neschimbati - 15.04.2020 gra 9,30

Documentatia standard poate fi vizualizatd pe pagina hitp://capes.md/anunturi-licitatii-1-3/

/j E 7 ///
Director interimar /3@ / ’ &Z; Sergiu BALTA

Ex: Sorna Vesioli
Tel: 022 K84 34K




REPUBLICA MOLDOVA

DOCUMENTATIA STANDARD

pentru realizarea achizitiilor publice de bunuri/servicii/lucrari

Obiectul aChlZItlel: Achizitionarea dispozitivelor medicale pentru
-ealizarea Progra i ional de combatere a
\ 00- realizarea Plobmmulul Nationa
Cod CP 33100000-1 hepatitelor B, C si D pentru anul 2020

Autoritatea contractanti: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

Procedura achizitiei: Licitatie publicd

Procedura nr. 19/00143 din 15.04.2020
Nr. BAP si data publicirii: 10 din 10.03.2020

Data deschiderii: 15.04.2020 , ora 09:30

Prezenta documentatie este identicd cu cea aprobata si postata in cadrul Sistemului Informational Automatizat
“Registrul de Stat al Achizitiilor Publice™, fapt pentru care auloritatea contractanti poartd raspundere conform
prevederilor legale in vigoare.

Chisinau 2020




Buletin Nr 10 din 10.03.2020

Tip_anuunturi: Invitafie de prezentare a ofertelor

Licitatic publici Nr. 19/00143

Autoritatea contracianid

Adresa

Telefon/fax
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achizitie

Obiectul achizijici

Cod CPV
Locul cliberarii documenteloricaictului de sarcini

Locul deslasuriirii procedurii de achizitie publici

Limba in care vor fi intocmite documentatia standard/eaictul
de sarcini

Pentru ridicarea documentelor de licitatie pe suport de hartie
taxa de achitare constiuie

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca

Termenul de depunere a ofertelor

Termenul de desfisurare u procedurii de achizitie publica

CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICF,
CENTRALIZATE IN SANATATE

Republica Moldova. CHISINAU CENTRU, mun.
Chisindiu, str. Korolenko 2/1

022-88-43-25 (48)

BALTA SERGIU

Achizitionarea dispozitivelor medicale pentru realizarca
Programului National de combatere a hepatitelor B, C si
D pentru anul 2020

33100000-1

www.capesand/dispozitive medicale/anunturi licitatii
Republica Moldova, CHISINAU CEN'TRU, mun.
Chisiniig, str, Korolenko 2/1

Dec stat

0.00

Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

15.04.2020 09:30
15.04.2020 09:30

Date suplimentare privind procedura de achizigie:
http://etender.gov.md/proceduricard ?pid=31941382

Bulctin Nr 12 din 17.03.2020

Tip anunfuri: Anunt de modificare a datelor privind procedura

In atentia operatorilor economici!

La Licitatic publicd nr. 19/00143 din 15.04.2020 cu privire la achizifia de Achizitionarea dispozitivelor medicale
pentru realizarca Programului National de combatere a hepatitelor B, C si D pentru anul 2020, cod CPV -

33100000-1, conform nccesititilor autoritatii

contractante  CENTRUL

PENTRU ACHIZITII PUBLICE

CENTRALIZATE IN SANATATL, sunt operate urmiitoarele modificiiri:

Alte date publicate anterior in invitatia privind procedura de achizitic:

Lista bunurilor/serviciilor/Tucrarilor

Datele actualizate privind procedura de achizitie:
hitpi/etender.gov.md/proceduricard?pid=31941382




ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de achizitie publica de tip LICITATIE PUBLICA
nr. 19/00143  din  10.03.2020

Denumirea autoritifii contractante:  CENTRUL PENTRU ACHIZITI PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Tip proceduri achizitie: licitatie publica

Achizitionarea dispozitivelor medicale pentru realizarea Programului National de combatere
a hepatitelor B, C si D pentru anul 2020

Cod CPV: 331000600-1

Obiectul achizitiei:

Data publiciirii anuntului de intentie: Nu ¢ specificata

Aceasta invitatie la procedura de achizitie este urmarea anunfului de participare publicat in Buletinul Achizitiilor Publice

Nr.: 10 din 10.03.2020.

"Achizitionarea dispozitivelor medicale pentru realizarea Programului National de combatere a
hepatitelor B, C si D pentru anul 2020"

conform necesitd{ilor autoritdtii contractante (in continuare — Cumpdrdtor), pentru perioada bugetard: 2020

este alocatd suma neeesard din sursa alocagitlor: Ministerul Finantelor

In scopul achizitionarii

Cumpdritorul invitd operatorii economici interesati, care i pot satisface necesitatile, si participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea urmitoarelor Bunuri:

Listd: Bunuri si specificalii tehnice

Nrod/o| - Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Lmtﬁtcu de Cantitatea sp.“c",'c‘f"“‘ tehnicd depllm.:x <
e S masura solicitatd, Standarde de referingi
1 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din singele capilar
11 33100000-1 | Test rapid combinat de depistare a anticorpilor | Bucati 100000.00| Test rapid pentru detectarea
anti HCV in singe capilar/ser/plasma anticorpilor anti-HCV este o analiza

rapida imunocromatografica in
vitro, conceputd pentru detectia
calitativii a anticorpilor specifici
pentru HCV, in ser uman,
plasmi(heparing, EDTA si citrat de
sodiu), singele venos si singele
capilar. Probele reactive ar trebui s
fic retestate pentru testele
suplimentare, fic prin tchnologii de
lestare a acidului nuclei(NAT)
pentru detectarea testdvii ARN-ului
HCV sau a testuluipentru antigenul
HCV de baza, pentru a identifica
infectia HCV acutd. Testul contine
o bandi de membrana din
nitrocelulozi, care esle pre-
acoperitd cu antigenul de capturd
[ICV recombinat(miez, NS3, NS4
$1 NS5) la regiunca liniei de
testare(T) proteina A-conjugat de
aur coloidal si specimentul se
deplascaza de-a lungul membranci
cromatogralice in regiunca de
testare, Aici existd proteina antigen-
anticorp O particuli de aur forme
complexe Intr-o linie vizibild cu
grad ridicat de stabilitate i
specificitate. Acest test dispozitivul
are litere "T" i "C" reprezentind
linta de test §i linia de control pe
suprafata. Atit linia de test, ¢it si
linia de control din fereastra de
rezultate nu sunt vizibile Tnainte de
aplicarca esantionului.

Trusa include: Teste ambalate
individual In cutii a cite 25 per
cutie, lanceta sterild de unic uz
pentru fiecare test, servelele cu
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Ny, d/o ’

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Cantitatea

Specificarca tehnicd deplind
solicitatd, Standarde de referinti

3.1

33100000-1

Xpert HCV Viral Load

Bucata

10000.00

valabilitate restant (la momentul
livrarii), ce va constitul nu mai
putin de de 80% din cel inigial,
Dovada prezentei inscriptiei [VD,
Cli g1 de precalificare OMS.

(%Y
(%}

33100000-1

Xpert Cheek

Bucata

20.00

Teste pentru efectuares testului de
calibrare/mentinantd a modulelor
din platforma GneXpert.
Instructiunea de utilizare originala.
*Declaratie privind termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrdrii), ce va constitul nu mai
putin de de 80% din cel inigial.
Dovada prezentet inscriptici IVD,
CE s1 de precalificare OMS.

Consumabile necesare pentru determinarea

inciarciturii virale IICV

4.1

331000001

Virturi sterile 10-100 ul

Bucata

10000.00

Varfuri sterile 10-100 ul, cu filtry,
curate de impurititi, ambalate in
format steril, pentru dozatoare
automale.

*Declaratie privind termenul de
valabilitate restant (Ja momentul
livririi), cc va constitui nu mai
putin de de 80% din cel initial.
Dovada prezentei inscriptiei 1VD,
CE. Certificat ISO Certificat de
calitate per lot distribuit.

33100000-1

Vacutainer K3 EDTA 4.0 ml

Bucata

10000.00

Vaculainer K3 EDTA 4.0 ml, Tub
de colectare a singelui cu sistemul
vaccum cu adaus de anticoagulant
K3 EDTA. Ambalate in format
steril,

*Catalogul
producittorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificatiilor tehnice pentru
produsul ofcrit pe suport hirtic —
copic — confirmatd prin stampila i
semnitura Participantului.
*Declaratie privind termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrarii), ce va constitui nu mai
putin de de 80% din cel initial.
Dovada prezentei inscriptiei 1VD,
CE. Certificat [SO Certificat de
calitate per lot distribuit.

33100000-1

Ace cu holder maturi

Bucuti

10000.00

Acc cu holder sterile ambalate
individual compatibil cu
Vacutainerul K3 EDTA 4.0 ml.
*Catalogul
producitorului/prospectesdocument
¢ tehnice de confirmare a
specificatiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hirtie —
copie - confirmata prin stampila si
semndtura Participantului.
*Declaratic privind termenul de
valabilitate restant (la momentul
livririi), ce va constitui nu mai
putin de de 80% din cel inigial,
Dovada prezentei inscriptiei IVD,
CE. Certificat [SO Certificat de
calitate per lot distribuit.

Platforma GeneXpert, 1V module

33100000-1

Platforma GeneXpert, [V module

Bucati

1.00

GX-1V - 4 module instrument cu
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Nrod/o

Cod CPV

Denumire: Bunuari solicitate

Unitatea de
miasura

Cantitatea

Specificarea tehnicd deplini
solicitatd, Standarde de referingi

6.1

331000001

Analizalor a aprecierii proteinei totale in ser gi
fractislor proteice prin clectroforezi

Bucata

.00

scanner.
Aplicatoare mmicroporoase de unica
folosinta cu diferite capacitati de
incarcare, minim 7 probefaplicator.
Electrozii de migrare sa lie din
platina cu durata indelungata de
ulilizare. Aplicare sa se electueze
automat si sa fie controlata de catre
soft,

Sistemul sa aiba minim 58
programe de migrare. Modulul dc
colorare/decolorare sa aiba minim 9
programe de colorare si minim 3
programe de spalare.

Rezervor de coloraresdecolorare sa
fic dotat cu un senzor de nivel.
Sistemul sa fic dotat cu alarme
controlate pentru ambele teste —
migrare si colorare,

Port pentru conectarea analizorului
cu PC. Programarca ctapelor de
migrarce si colorare sa sc efeeuteze
de pe ecranul apalizorului.
Analizorului sa ie cu dotat cu ecran
touch sereen. Citirea gelurilor
scanale sa se cfectueze prin
transmisie. Timpul de citire pentru
o proba sa fie mai mic de o
secunda. Vizualizare directa a
gelurilor de imunofixare,
Proprietitile softului:

- Soltul de interpretare sa permita
efectuarea unui buletin de analiza
cu datele laboratorului. si sa aiba
posibiltatea vizualizarii pe acclasi
buletin a cel putin doua tipuri de
clectroforeza pentru acelagi pacient.
- sa permita posibilitatea
programarii unui numar practic
nelimitat de tipuri de electroforeze.
- sa permita definirca numarului de
fractiuni pentru ficearce tip de
electroforeza,

- sa permita introducerea valorilor
normale in procente si in valoare
absoluta st acestea sa apara pe
buletivul de analiza.

- sa permita marcarea automata a
salorilor care nu sc incadreaza in
intervalul de normalitate, atat
procentual cat si in valoare
absoluta.

- sa permita programarea minina a
300 de pacienti/ sesiune de lueru.

- sa permita introducerea unui de
factor de corectic pentru calibrare.
- sa aiba posibilitatea de a introduce
minim 3 nivele de control de
calitate/ tip de electroforeza |

- sa calculeze automat statistici de
acuratete si precizie pentru
controale.

- sa fie posibild efectuarca
Diagrame Levey- Jennings.

- sa detecteze aulomata cazurile
patolagice si sa le arhiveze intr-un
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Nr. dlo

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unilatea de
masura

Cantitatea

Specificarea tehnici depling
solicitata, Standarde de referinti

6.1

33100000-1

Analizator a aprecierii proteinei totale in ser si
fractiilor proteice prin clectroforeza

Bucata

1.00

catre specialisti ai furnizorului
STANDARDE DE CALITATE,
CONFORMITATE S1
SIGURANTA - Dircctiva penlru
Disporitive Medicale 93/42/EEC
(directiva privind echipamentele
medicale, marcajul CE pentru
europa). Sistemn de management al
calitatii ISO 9001:2008 pentru
ofcrtant. Sistemul de Management
al Calitatii privind Dispozitivele
Medicale - cerinte pentru
conformitati 1SO 13485:2003
pentru producator,

Concentrator de oxigen

7.1

33100000-1

Concentrator de oxigen

Bucata

2.00

Tip: Portabil Posibilitatea de reglare
a concentratict de O2

Reglarea fluxului de 02 - | - 10
[/min

Indicatorul fluxului -
arafic/numeric

Display grafic (afisaj parametri de
lucru) - LED, TFT

Prezenta filtrelor de particole
aeriene - praf, bacteriene, HEPA,
elc

Alarme vizuale dacd concentratia
02 £82% -da

Alarme sonore dacé lMuxul este
redus - da

Borcan de umidificare a O2 — min.
1 bue.

Masci faciala -2 bue.

Canula nazala — 2 set.

Filtru de particole acrian, rezervd —
1 set.

Energic clectrica 220V,

Frecventa S0-60H~.

Fluxul de eoxigen 1-10 LPM.
Saturatia cu oxigen 1-9 LPM 92%
% 3%; 10LPM 90%.

Evacuarca de oxyden ~ 3%,
Presiunea 0.09-0.13 Mpa.
Temperatura de operare 3-40°C,
Transportarca asiguratd de citre
operatorul economic desemnat
cistigator pind la locul de instalare,
montarea $i punerea in functiune de
cditre compania cistigitoare,
Instruirea personalului medical gi
tehnic privind utilizarea si
intrefinerea corectd a dispozitivului,
Garantie - minim 24 luni. La
solicitarea institutiei medicale
beneficiare asigurarca instruirii
personalului medical si tchnic
privind utilizarea ¢i intrefinerca
corectd a dispozitivului de cioe
reprezentantul operatorului
cconoinic desemnat ciistigitor pe
toata perioada valabilititii
contractului.

Distilator 24 litri/ora

3.1

33100000-1

Destilator 24 litrifora

Bucata

Dispozitiv de producere a apei
ultrapure. Dispozitiv ce produce
apa de calitate inala. ultrapurd. Apa
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Nr.d/o Denumirea documentului/ceringei Cerinte suplimentare fatd de document Obligativitatea
bunuri/lucriri/servicii olertantului
4 |Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de |Nu se cere Nu
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
5 |Prezentarea de dovezi privind conformitatea Nu se cere Nu
produsclor, identificata prin referive la specificatii san
standard relevante
6 |Demonstrarea experientei operatorului economic in Declaratie privind experienta similara conform Nu
domeniul de activitate aferent obicetului contractului  [Formularului (se va indica) sau Deelaratic privind lista
ce urmeaza a fi awibuit principalelor luerdni executate In ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
7 |Demonstrarea accesului fa infrastructura/mijloacele Declaratie privind dotdrile specifice. utilajul §i Nu
indicate de autoritatea contractantd, pe care aceasta le  [echipamentul necesar pentru indeplinirea
considerd nceesare pentru indeplinirea contractului ce [corespunzitoare a contractului conform Formularului
urmeazi a 1 atribuit (s¢ va indica) si Documente care atestd faptul ¢
operatorul economic sc alld In posesia utilajclor,
instalatiilor si/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea fiind fie in dotare
proprie, fie inchiriate, necesare indeplinirii contractului
& INeincadrarea in situatiile ce determind excluderca de la|Declaratic pe propric raspundere conform Nu
procedura de atribuire, ce vin in aplicarca art. 18 din - |[Formularului (se va indica)
Legeanr. 131 din 03.07.2015
S |Oferta Formularul otertei 3.1 - original - confinmat prin Da
aplicarea semnaturii si stampiler Ofertantului:
10 Informatii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Nu
Formularului (se va indica)
Il |Raportul financiar Ultimul raport finaciar/situatia financiari-Copie — Da
confirmatii prin semndtura si stampila candidatului
12 |Demonstrarea accesului fa personalul necesar pentru | Declaratic privind personalul de specialitate propus Nu
indeplinirea corespunzatoare a obicetului contractului  |pentru implementarea contractului conform Formularul
ce urmeazd a {1 atribuit (personalul de specialitate care |(se va indica)
va avea un rol esential in indeplinirea acestuia)
13 |Minim ani de experien{d specificd in livrarea bunurilor |Nu se cere Nu
si/sau serviciilor similare
14 |Valoarca minima (suma) a unui contract individual Nu se cere Nu
indeplinit pe parcursul perioadei indicate (numdirul de
ani)
15 [Garantia pentru ofertd F3.2 —original - previzutd in punctul [PO 23.1; conform Da
formularului F3.2 din Documentatia Standard
16 |Specificatii tehnice F 4.1 - original - confirmat prin aplicarea semnéturii §i Da
stampilci Participantului:
17 |Specificatii de pret F 4.2 Specificatii de pret F4.2 FORMAT ELECTRONIC Da
PERSONALIZAT. - Format electronic excel si suport
pe hirtie - original - confirmat prin aplicarea semnaturii
si stampilei Participantului pe fiecare £ila; (CD sau
menory Stik), primit pentru completare cu pachetul de
documente, cure urmeuzi a fi prezentat fard modificiri.
Continutul imprimat pe hirtic webuice sa fie identic cu
cel din format electronic:
18 |Lista fondatorilor operatorilor economici va contine numele, prenumele, codul presonal — Da
confirmata prin semndtura si stampila Participantului;
19 |Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca detindtoare de cont ~ original/copie ~ Da
confirmatd prin aplicarca semniiturii si stampilci
Participantului:
20 |Certificat privind lipsa sau existenta restanielor {ad de [eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea Da
bugetul public national certificatului - conform cerinfelor Tnspectoratului
Fiscal al Republicii Maldova),valabil Ja data
deschiderii ofettelor — copie — confirmata prin
aplicarea semnaturii $i stampilei Participantului;
21 |Document Unic de Achizilii European (DUAE) Completat conform ceringelor, cu aplicarea Da

suplimentarii a semnaturii si stampilei Participantului.

Informatie Suplimentari:

Operatorii cconomici interesagi pot obtine informatic suplimentara de la autoritatca contractantd i famili

de licitatie la adresa indicatd mai jos:

Denumirea autoritd(ii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN §

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1

ariza cu cerinjele documentclor




FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

Urmitoarele date specifice releritoare la bunurile i la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instructiunilor
i I i
pentru ofertan{i (1PO). In cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din [PO.

L. Disporzitii generale

Nr. Rubrica Datele Autoritdtii Contractante/Qrganizatorului procedurii

1.1, JAutoritatea contractanta’Organizatorul [CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
procedurii;

1.2, |Obicctul achizitici: Achizitionarea dispozitivelor medicale pentru realizarea Programului National de

combatere a hepatitelor B, C §i D pentru anul 2020

1.3, [Numdrul procedurii: 19/00143

1.4. |Tipul obiectului de achizitie: Licitatic publicd

1.5. |Codul CPV: 33100000-1

1.6, |Numdrul i data Bulctinului 10 din 10.03.2020
Achizitiilor Publice:

1.7. {Sursa alocajiilor bugetare/banilor Miunisterul Finantelor
publici:

1.8, {Administratorul alocatiilor bugetare:  [Centru penru Achizitii Publice Centralizate in Siinditate
1.9, |Plati/mijloace financiare din partea Nu se utilizeazi
partenerului de dezvoltare:

1.10. |Denumirea cumpdritorului: CAPCS

1.11. |Destinatarul: IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "TOMA CIORBA™

1.12, |Limba de comunicare: De stat

1.13. |Pentru clarificarca documentelor de |Adresa: Republica Meldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1
atribulire, adresa autoritdgii Tel: 022-88-43-25 (48)
contractante este: Fax: 122884245

li-mail; office@capes.md
Persoana de contact: BALTA SERGIU

1.14. [Contract de achizilie rezervat
atelierelor protejate

2. Listd Bunuri si specificatii tehnice:

Unitatea Specificarea tehnici deplind solicitati
Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate de Cantitatea | °P¢ < ¢ coen m-d 8? e
S Standarde de referinta

1 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din singele capilar




2.1

33100000-1

Teste rapide pentru determinarea HBsAg
din singele integral/ser/plasma

Bucatd

100000.00

Testul HBsAg este un test T vitro
imunocromatografic, rapid, conceput
pentru deteetia calitativa a antigenului
hepatic B, in ser uman, plasmi(heparina,
EDTA si citrat de sodiw). SD membrana
este pre-acoperildl cu anti-HBsAg
monoclonal de soarece pe linia de testare
si 1gG monoclonal anti-pui de soarece pe
regiunea liniei de control. In timpul
testarii, specimentul este ldsat sd
reactioneze cu conjugatul colorat(coloid
de aur conjugat monoclonal anti HBsAg
de soarece) care a fost pre-acoperit pe
banda de testare. Amestecul {anti-
HBsAg+HBsAg monoclonald de soarece
in specimen) apoi se miscd in sus pe
mombrana cromatografica prin acfiunca
capilard. Pentru un rezultat reactiv, o
culoare violet linie cu complexul de
conjugat colorat monoclonal anti-lBsAg
de culoarea piclii se va forma Tn regiunea
liniei de test a ferestrei de rezultate.
Sensibilitate - 100% Specificitate >99.0%
Prezentarca trusei: Teste ambalate
individual in cutii a cite cel mult 30 per
culie. Fiecare test trebuie s fie ambalat
separat si inchis ermetic. Instructia de
utilizare originald. Dovada prezentei
inscriptici VD, CE i de precalificare
OMS. #Declaratic privind termenul de
valabilitate restant (la momentul livrdrii),
ce va constitui nu mai putin de de 80% din
cel initial.

Teste pentru determinarea incirciturii
virale HCV (PCR) utilizind platforma
GeneXpert

3.1

33100000-1

Xpert HCV Viral Load

Bucata

10000.00

Teste pentru determinarea Tncdledrii virale
a HCV, compalibil cu platforma
GeneXpert. Instructiunea de utilizare
ariginald. *Declaratie privind termenul de
valabilitate restant (la momentul livririi),
cc va constitui nu mai puiin de de 80% din
ccl initial. Dovada prezentei inscriptici
IVD, CE st de precalificare OMS.

331000001

Xpert Cheek

Bucala

20.00

Teste pentru efectuarca testului de
calibrare/mentinantd a modulclor din
platforma GneXpert. Instructiunea de
utilizare originald. *Declaratic privind
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrdrii), ce va constitul nu mai
putin de de 80% din cel initial. Dovada
prezentei inscriptiei VD, CE si de
precalificare OMS,

Consumabile necesare pentru
determinarea inciredturii virale HCV

4.1

33100000-1

Virfuri sterile 10-100 ul

Bucati

100006.00

Virfuri sterile 10-100 pl, cu filtru, curate
de impuritdti, ambalate in format steril,
pentru dozatoare automate. *Declaratie
privind termenul de valabilitate restant (la
momentu} livrdrii), ce va constitui nu mai
putin de de 80% din cel initial. Dovada
prezentei inscriptiei IVD, CE. Certificat
1SO Certificat de calitate per lot distribuit.




LCR . Bencee Jones. Sistem integrat
compact care sa contina minim
urmatoarele module: modul de migrare,
modul de colorare/decolorare si fixare si
scanner. Aplicatoare microporoase de
unica folosinta cu diferile capacitati de
incarcare, minim 7 probe/aplicator.
Electrozii de migrare sa fic din platina cu
durata indelungata de utilizare. Aplicare
sa se ctectueze automat si sa fic controlata
de catre sofl. Sistemul sa aiba minim 58
programe de migrare, Maodulul de
colorare/decolorare sa aiba minim 9
programe de colorare si minim 3
programe de spalare. Rezervor de
colorarc/decolorare sa fie dotat cu un
senzor de nivel. Sistemul sa fie dotat cu
alarme controlate pentru ambele teste -
migrare si colorare. Port pentru coneclarea
analizorului cu PC. Programarea etapelor
de migrare si colorare sa se efecuteze de
pe ecranul analizorului. Analizorului sa fie
cu dotat cu ecran touch screen. Citirea
gelurilor scanate sa se efectueze prin
transmisic. Timpul de citire pentru o proba
sa fic mai mic de o sccunda. Vizualizare
dirceta a gelurifor de imunofixare.
Proprictatile softului: - Sofiul de
interpretare sa permita efectuarea unui
buletin de analiza cu datele laboratorului,
st sa aiba posibiltatea vizualizarii pe
acelasi buletin a cel putin doua tipuri de
clectroforeza pentru acelasi pacient. - sa
permita posibilitatea programirii unui
numidr practic nelimitat de tipuri de
electroforeze. - sa permita delinirea
numarului de fractiuni pentru fiecare tip
de electroforeza. - sa permita introducerea
valorilor normale in procente si in valoare
absoluta si acestea sa apara pe buletinul de
analiza. - sa perniita marcarca automata a
valorilor care nu se incadreaza in
intervalul de normalitate, atat procentual
cat si in valoare absoluta. - sa permita
programarca minina a 300 de pacieni/
sesiune de lucru. - sa permita introducerea
unui de factor de corectie pentru calibrare.
- sa aiba posibilitatea de a introduce
minim 3 nivele de control de calitate/ tip
de electroloreza . - sa calculeze automat
statistici de acuratele si precizie pentru
controale. - sa fie posibild efectuarea
Diagrame Levey- Jennings. - sa detecteze
automata cazurile patologice si sa le
arhiveze intr-un fisier separat. - sa permita
arhivarea a minim 100000 de curbe i
rezultate. - sa permita efectuarea zoom-
ului pe imagine. - sa permita suprapunerea
unci curbe de referingi peste o curbi
scanatd. - sa permita cuantificarca
varfurilor monoclonale atat ip procent cat
st in valoare absoluta. Manual de utilizare
in limba roméni cu traducere autorizata
sau de producator. Inserturi in limba
romind pentru toli reactivii si
consumabilele utilizale de catre sistem,
Furnizorul analizorului sa faca dovada
instruirii la producator. INSTRUIRE
PERSONAL - Instruirea personalului
medical se¢ face gratuit de cétre
reprezentantul operatorului cconomic
cistigator la licitatic. la locul de
tunctionarc a dispozitivului.
MENTENANTA. GARANTIE $I POST
GARANTIE - Garantie completd minim
24 Juni de la punerca in functiune. se va
anexa o declaratic in acest sens. In




8.1 33100000-1 |Destilator 24 litri/ord Bucald 1.00 Dispozitiv de produccre a apei ultrapure,
Dispozitiv ce produce apa de calitate
inalta, ultrapurd. Apa este purificatd
complet de anorganice si din impuritdgi
organice, cu un continut extrem de scizut
de carbon organic (TOC). Domeniu de
utilizare- in laborator. Conductivitate apei,
clasa 1 - £0,055 4S8 / em. Rezistivitatea
apei clasa 1 -2 18,2 MQ * cn.
Conductivitate apei clasa 2 - 0,1 uS/
cm. Rezistivitatea apel clasa 2 -2 10 MQ
* em. Continut de carbon organic total
(TOC) - < 2 ppb. Continut de bacterii - < 1
CFU/mL. Continut de endotoxine - < 0.15
EU/mL. Particule de dimensiunea mai
mare de 0,22 microni - < | /mL. Rata de
purificare a apei - 2 10 L/h. Debitul a apei
ultrapurd, clasa | - 2 2 L/h. Debitul a apei
pure, clasa 2 - > 4 L./h, Rezervorul penuru
stocare a apei - = 25 L. Reductor de api -
3 - 5 bar. Dispozituvul s3 dispund de: -
Robinet de apd pentru intreruperea apei de
la rete. - Sursa de tensiune - 220V. - $a fie
incluse in set toate filtrele si alte
componente necesare penlru exploatarea
dispozitivului pe parcursul a 12 tuni din
momentul puneri in functiune. Sa fie
incluse in set toate accesoriile necesare
pentru instalarea $i punerea in functiune a
dispozitivului (cablu cleetric, conducte
pentru canalizare, conducte api,
conectori). Transportarea pind la locul de
instalare, montarea i punerea in functiune
de ciitre compania cistigdtoare. Instruirea
personalului medical si tehnic privind
utilizarca i Intretinerca coreetd a
digpozitivului . Garantic - minim 24 luni.

3. Criterii si cerinte de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerintelor Cerinte suplimentare Obl.

3.1 |Neimplicarca n practici frauduloase si de corupere Declaratic pe proprie raspundere conform Formularului (s¢ NU

va indica)

3.2 |Dovada Tnregistrarii persoanci juridice, in conformitate cu | Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din DA
prevederile legale din fara in care ofertantul este stabilit Registrul de Stat al persoanclor juridice - copie, confirmati

prin aplicarca semndturii si gtampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din fara de
origine care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori
apartenenia din punct de vedere profesional

3.3 |Actl care atestd dreptul de a livra bunuri/lucrari/servicii | Copic — contirmata prin semndtura §i stampila ofertantului NU

3.4 |Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulang, de Nu se cere NU
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

3.5 [Prezentarca de dovezi privind conformitatea produsclor, Nu se cere NU
identificatd prin referire la specificatii sau standard
relevante

3.6 |Demonstrarca experientei operatorului economic in Declaratic privind experienta similard conform Formularului | NU
domeniul de activitate alerent obiectului contractului ce (se va indica) sau Declaratie privind lista principalelor
urmedzd a fi atribuit lucrdri executate Tn ultimiul an de activitate conform

Formularului (se va indica)

3.7 |Demonstrarca accesului la infrastructura/mijloacele Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul NU
indicale de autoritatea contractantd, pe care aceasta le necesar pentru indeplinirea corespunziitoare a contractului
cousiderd necesare pentru indeplinirea contractului ce conform Formularului (se va indica) $i Documente care
urmeazd a fi atribuit atestd faptul cd operatorul economic se afl in posesia

utilajelor, instalatiilor i/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea fiind fie in dotare proprie,
tie Inchiriate, necesare indeplinirii contractalui

3.8 |Neincadrarea in situatiile ce determind excluderea de la Declaratie pe proprie rispundere conform Formularulu (se NU
procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art. 18 din Legea |va indica)
nr. 131 din 03.07.2015

3.9 [Oferta Formularul ofertei K3.1 - original - confirmat prin aplicarea DA

semndlurii §i gtampilei Ofertantului;

3.10 {Informatii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului | WU

(se va indica)

3.1 [Raporwl financiar Ultimul raport finaciar/situatia financiara-Copie — DA

confirmati prin semnitura si stampila candidatului




6. Evaluarea i compararea ofertelor

6.1 |Preturile ofertelor depuse In diferite  {Leu MD
valute vor f1 convertite in:
Sursa ratei de schimb in scopul BNM
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilda |15,04.2020
va fi:
6.2 |Modalitatea de efectuare a evaludrii: _|Pe lot cel mai mic pret firs TVA, cu corespunderea tuturer cerinfelor.
6.3 |Factorii de evaluarea vor [1 urmitorii: |Nu sunt
7. Adjudccarca contractului
7.1 |Criteriul de evaluare aplicat pentru Cel mai miic pref
adjudecarea contractului va fi:
7.2 |Suma Garantiei de buni executie (se  [5.00%
stabileste procentual din prequl
contractului adjudecat)y:
7.3 |Garaniia de buna excculic a Garantia de buna executie prin transfer la contul autorititii contractante. conform
contractului: urmitoarelor date bancare:
Beneficiarul platii: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE
Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCCS18430B01859AA
cu nota “Pentru garanfia de buna executic a contractului nr. 19/00143 din 15.04.2020"
7.5 |Numirul maxim de zile pentru 10 zile
semnarea §i prezentarea contractului
citre autoritalea contractanti:

Confinutul prezentei Fiye de date a achizitiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITHLOR PUBLICE™. Grupul de lucru pentru achizitii confirmi corectitudinea conginutului
Figei de date a achizitiel, fapt pentru care poarti riispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducirtorul grupului de Jaerus-

RUSSU ALINA
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