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OPERATORI ECONOMICI

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achizitionarea dispozitivelor medicale in cadrul Centrului
pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate (CAPCS), ca urmarea a solicitarii de clanficari
parvenite din partea operatorilor economici, cu privire fa specificatiile tehnice a loturilor:

|- Exoproteze pentru glanda mamara;
2- Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare;
3- Pungi pentru urostomie;

Incluse in Licitatia publici nr. 19/00028 din 17.07.2019 privind ,,Achizitionarea Exoproteze
pentru glanda mamari, Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare, Pungi colectoare pentru urini
conform necesititilor IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2019 ™, vd comunicam intrebarile s
rezultatul clarificdrilor dupa cum urmeaza:

1. Exoproteze mamare:
Conform informatie detinute de specialistii din cadru IMSP 10 exoprotezele mamare se clasifica
conform formei de marimi. Dupa mastectomie standard se aplica formele simetrice de exoproteza

mamard, ceea ce a tfost specificat in cerintele tehnice.

Cu privire la marimi, exoprotezele mamare au clasificari diferite, dar exista tabel de concordanta.
pentru diferiti producatori. Cerintele au fost inaintate conform grilei internationale (de la 0 la 14)

2. Pungi (sistem) colostomice cu evacuare:
Solictare Nr.1:

Nu este clard argumentarea medicald a criteriului ce tine de grosimea solicitatd a stratului
0.08mm-0.12mm. Atata timp cit majoritatea producatorilor de stome nu indica acest parametru in fisele
tehnice, iar acest fapt nu va permite demonstrarea acestui parametru.

Astfel, se solicitd ca acest parametru sé fie exclus sau sa fie acceptate stome in fisele tehnice ale
carora nu sunt indicate aceste grosimi sau sa fie prezentate declaratii pe propria raspundere ale
producatorilor care atestd aceste grosimi.

Rispuns:

Grupul de lucru acceptd excluderea din cerinta tehnica sintagma: Grosime per strat 0.08mm-0_12mm




Solicitarea Nr.2:
Mecanism de eliminare de tip deschis 6.0 cm

Va rugdm sa precizati dacd cerinta datd se referd la diametru gaurii sau lungimea mecanismului
sau altceva?

Rugam sa fie indicat acel diapazon ale dimensiunilor minime si maxime admisibile.
Réispuns:

Se accepta modificarea mecanismului de eliminare de tip deschis fard a indica diametrul
Solicitarea Nr.3:

In vederea asigurarii unei competitii c¢it mai largi, propunem excluderea acestei cerinte respective ca
numar de bucati in cutie sau indicarea diapazonului de unititi in ambalaj si diapazonul de unitati ale
clipselor, exemplu: 10-30 bucati, 2-6 clipse.

Rispuns:

Se accepta propunerea ce tine de numarul de bucati 10-30 cu mecanism de inchidere asigurat
3. Lotul 3 (Pungi pentru urostomie):
Solicitare Nr.1:

»Pungi colectoare pentru urinii,, Reiesind din caracteristica solicitatd ,,Parte adeziva din
hidrocoloid,, ajungem la concluzia ci nu este vorba despre ,,Pungi colectoare pentru urind,, ci despre
un alt dispozitiv medical si anume ,,Pungi pentru urostomie,, Rugam sa clarificati tipul dispozitivului
st denumirea

Solicitarea Nr.2:

V& rugam sa precizati dacd cerinta data se referd la diametru flansei ( in cazul in care este vorba despre
., Pungi pentru urostomie,,) sau alt parametru (lungime, latime etc)

Rispuns:

Se accepta g1 se solicita sa fie modificata denumirea lotului din |, pungi colectoare pentru urina..
in ,,Pungi pentru urostomie,, cu aceleasi cerinte:

Dimensiuni 13-45 mm

Dintr-un singur component

Partea adeziva din hidrocoloid

Sacul colector cu supapd anti-reflux incorporat

Posibilitatea de golire, cu material netesut pe partea posterioara
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Véa multumim pentru colaborare.
Cu respect,

Director
Centru pentru Achizitii Publice

Centralizate in Sinitate Ivan Antoci

x: fon Moraru
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