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ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de achizitie publica de tip LICITATIE PUBLICA
nr. 19/00107 din 05112019

Denumirea autoritifii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Tip procedura achizitie: Licitagie publica

Achizitionarea de consumabile pentru faboratorul de catetirism cardiac si angiografic
necesare pentru 2020, conlorm necesitdtilor IMSP Institutul de Cardeologie

Cod CPV: 33100000-1

Obiectul achizitiei:

Data publicirii anuntului de intentie: Nu ¢ specificata

Aceastd vitatie la procedura de achizitie este urmarea anuntului de participare publicat in Buletinul Achizitiitor Publice

Nr.: 42 din 05.11.2019.

"Achizitionarea de consumahile pentru laboratorul de catetirism cardiac si angiografie necesare pentru
2020, conform nccesititilor IMSP Institutul de Cardeologic”

conform necesitdfilor autoritdtii contractante (in continuare — Cumpdrdtor), pentru perioada bugetardi: 2020

este alocatd suma necesard din sursa alocagiilor: CNAM

In scopul achizitiondrii

Cumparitorul invitd operatorii economici interesati, care ii pot satistace necesititile, sa participe la procedura privind
livrarea/prestarea/evecutarea urmitoarelor Bunuri:

Lista: Bunuri sispecificafii tehnice

: . Unitatea de . Specificarea tehnica deplini
Nr.d/ d CPV Denumire: Bunuri solicitate o Cantitatea IO e e
of Co ‘ masura solicitata, Standarde de referinta

1 Set introductor radial scurt
1. 33100000-1 |Set introductor radial scurt Set 1300.001Ac angiogratic de 21G si fir de
ehidare mic de 0,018 “/ 0,46mm
sau 0,025"/0.64mm, introducatorul.
acul si ghidul vor fi intr-un suport
de plastic pentru o mai usoura
spalarce a acestora inainte de
procedura. Lungimea tecii esie de 7
cm/1lem. Se vor livra cu miniguide
wire de otel inoxidabil sau de
nitinol/platinum cu lungimi de
S0em/80cm, cu varf in J de 3mim la
un capat si dreapta in capatul opus
lungimea canulei wtile pina in 7
cm. cu marimi disponibile de 4-8 F.

2 Set introductor pentru punctic arteriala
radiala lung

2.1 33100000-1 |Sctintroductor pentru punctic arteriala radiala Sct 1500.00|Dimensiuni: 4. 5.6 F

lung Lungime: 11 - 23cm.

Ac de punctie de 21G lungime de
4-5 ¢m

“Stde port” cu robinet cu el cai
minighid de 0,018 inch si 35-40 cmn
lungime

Toate contin valva siliconata si
dilatator

Teaca cste rezistenta la kinking, se
poate spala si steriliza usor
Introductorul trebuie sa tie dotat cu
valva hemostatica, care previne
hemoragia.

Introductorul trebuice sa fie prevazut
cu marcaj color pentru diferenticrca
rapidd a marimii in F. Toate
componentele sunt incluse intr-o
tavitd de plastic.

3 Setintroductor pentru punctie arteriali
lemurald lungi

31 33100000-1 [Sct intreductor pentru punctic arteriali Set 250.00|Set introductor pentru punctic
ferurald lunga arteriald femurald compus din:
teacd, dilatator, mini-ghid din otel




pag. 2

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Cantitates

Specificarca tehnicd deplina
solicitatd, Standarde de referingi

33100000-1

Set introductor peniry punclie arteriali
femurald lungd

Sct

250.00

inoxidabil sau plastic, valvi
hemostatic, robine( tridirecpional,
ac de punctie arteriald. Teacd cu
diametrude 5Fr, 6 Fr, 7Fr, 8 Fr, 9
Ir, 1O Fro 1L Frs lungime: 23em;
acoperire hidrotilicd: dilatator din
polipropilend, ascutit, cu var{ conic
pentru reducerea posibilittii de
traumare o vaselor sanguine; mini-
ghid din otel inoxidabil sau plastic
de 0,035 sau 0.038drepr, angulat
sau in forma de J: valva
hemostaticd din silicon cu design
Cross-cut pentru prevenirea
hemoragiilor; robinet ridirectional
pentru luarea probelor, injectlarea
substantelor de contrast sau a
agentilor terapeutici, masurarea
presiunii; ac de punctic arteriald de
I8 G sau 20 G in interiorud sctului.
Teuachl contine un inel radiopac
incastrat pentru vizualizare sporita
st un inel de suturd pentra fixare.
Tecile sunt rezistente la kinking.
Toate componentele nu contin
latex. Setul este amplasat intr-un
suport de plastic,

Set introductor pentru punctie arteriali
femurald scurti

33100000-1

Set introductor pentru punciie arteriald
femurala scurtd

250.00

Dimensiuni: S Fr 0 Fr. 7 Fro 8 Fr. Y
Fr, 1O Fro U Fr Lungime: 7-13 em,
Ac de punctie de 21G lungime de
4-5 ey ininteriorul setului, “Side
port” cu robinet cu tret cai minighid
de 0.018 inch si 35-40 cm lungime
Toate contin valva siliconata si
dilatator Teaca este rezistenta la
kinking, sc poate spala si steriliza
usor Introductorul trebuie sa fic
dotat cu valva hemostatica, care
previne hemoragia. Introductorul
trebuie sa fie prevazar cu marceaj
color pentru diferentierea rapidi a
manmii in F.

(%]

Teaci armati lungi

Teacd armata lungd

Bucata

20.00

Teacd phid cu lunghimi 45.60,90
cem. Serveste in calitate de cateter
de ghidare sisau teuci
introductoare. Material: strat
exterior — poliamid, interior -
PTFE. armare de tip spirala, fire
plate.: Varf conic, atraumatic.:
Diametre disponibile: 5,6,7 s1 8 I'r,
Acoperire hidrefilica cu proprietd
asemandtoare mucoaset - 5 cm
parte distala, Radiopacitate tripli:
teaca — prin spirald de armare,
dilatator si inc! din aur incastrat in
reacd la S mm de la vart,
Compadibilitate ghid: 0.03¢
Valva hemostatied de tip “eross-
cut”.; Diametru exterior: 2 4 Fr.

33,

6

Catetere diagnostic pentru coronare din
poliuretan

6.1

33100000-1

Catetere diagnostic pentru coronare din
poliurctan

Bucati

ot
<&
fand

Fabricat din poliuretan (5,2; 6; 7F).
Varf atraumatic radioopac.
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Cantitatea

Specificarea tehnici deplind
solicitata, Standarde de referinti

6.1

331000001

Caletere diagnostic pentru coronare din
poliurctan

Bucald

3000.00

Diametre diferentiate si prin culoare
Se ofera generice caleterele oferta
subintelegand toate varietatile de
forme folosite. Presiunea de Jucru:
1200psi.la accasta presiune de lucr
. fluxurile substantei de contrast la
37 prade Celsius si la un cateter de
100 em prin care se injecteaza 60
ml substanta de contrast vor i in
ml’s dupa cum urmeaza: pentru
cateterut de 5.2F -18.5 pentru cel de
6F -25.1. Diametrele interioare vor
fi dupa cum urmcaza: la catcterul
de 521 ID=1.12mm, la cel de 6I
ID=}.3mm. Lumen ce asigura un
Mux crescut de substanta de contrast
la injectare; cateterul este construit
pe o structura impletita din fire de
otel invelite intr-un material
anfitrombotic Compatibile cu ghid
de 0.038"7. Forme: AL, AR, JL, IR,
MP, ST. IM. Bypass, Pigtail drept,
145°,155° Tiger, BLK, Stimmons

Catetere diagnostic angiografic

7.1

33100000-1

Catetere diagnostic angiografie

Bucati

3000.00

Furnizorul va oferii toate curburile
pentru diagnostic. Lungimea
cateterelor va fi de: 100 s1 125 em
cu diameter de 4, 5, 6, 71 Debitul
pentru un catetere de 4 F ~la 750
PSTsila 3 Fsi 6F- la 1000 PSI.
Lumen ce asigura un flux crescut de
substanta de contrast la injectare;
cateterul este construit pe o
structura impletita din fire de otel
invelite intr-un material
antitrombotic Compatibilitate cu
ghid: 0,038 Forme: AL, AR, JL.
JROMPST, IM. Bypass, Pigtail
drept, 145%,155°, Tiger.

Ghid hidrofilic pentru angiogralic
Coronariana tip J

33100000-1

Ghid hidrotilic pentru angiogratic Coronariana
tip ]

Bucata

150.0(

Vart in =J” Lungimi 175 ¢m- 320
cim Diametre: 0.0187, 0.0217,
0.025", 0,032, 0.035™, 0.038™,
0.0457. 0.063” Acoperire PTFE
(politctra-fluoroctilen) Curbura in
=1 a varfulut @ 1.5mmy; 3nim: 6mm;
15Smm Micz cu dubla posibilitate de
manevrare: [ix sau mobil

Ghid hidrofilic pentru angiografic Cu virf
drept

9.1

331000001

Ghid hidrofilic pentru angiografic Cu virf
drept

Bucati

150.00

Varfdrept. Lungimi 175 ¢m- 320
cm Diametre: 0.0187,0.0217,
0.0257,0.0327, 0.0357, 0.038™,
0.045™.0.063™ Acoperire PTFT
(politetra-fluoroetilen). Varfului
drept. Miez cu dubla posibilitate de
manevrarc: ix sau mobil

10

Cateter ghid pentru coronare

10.1

33100000-1

Cateter ghid pentru coronare

Bucala

350.00

Cateter-ghid pentru abord radial
si/sau femoral destinat Hvrarii
instrumentelor interventionale,
mMasurarii presiunii arteriale, livrari
substantei de contrast, Material:
poliuretan cu strat intern de PTFE,
mesa platd 2x2 cu hmpletirea dubla
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Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Cantitatea

Specificarea tehnicii deplini
solicitati, Standarde de referinti

10.1

331000001

Cateter ghid pentru coronare

Bucati

350.0C

pentru radiopacitate sporta.
rizistentd ridicatd la kinking gi
riaspuns optim la torsiune.
Tehnologie de 6 zone cu
flexibilitate diteritd pentu
asigurarca suportului $i manipuldrii
optime.Var{ conic atraumatic.
Acoperire hidrofilica cu exceptia
partii distale (7 cm) si partii
proximale (25 cm). Permit
utilizaren tehnicii “kissing balloon™.
Diametre interne: 3 Fr- 0,059
(150 mm); 6 Fr—0,0717 (1.80
mm); 7 I'r—0,0817 (2.08 mm); §
Fr—0.091"(2.31 mm). Lungime:
43cm, 100 cm sau 125 em Forme:
AL.ARCILUIR, Backup Lett, tkar
Left, Tkari Right, IMA, MP, Bypass
Ll Bypass Right, EBU, Tiyer.

11

Catetere ghid pentru abord radial

33100000-1

Catetere ghid pentru abord radial

Bucata

350.00

Acoperire cu nylon la exterior sl
tetlonate in interior, armate cu 10-
L6 fire impletite de otel inoxidabil,
varf atraumatic. marker radioopice
proximal. Diametrele interioare vor
i nu mat mici decat: la cateterul de
5F-0.056", 6F-0.070", 7F-0.080",
81-0.090". Oferite sub toate
formele uzuale mai ales cele cu
back-up sporit, pentru acees radial
Poate 11 prevazut si cu gauri laterale

Cateter ghid pentru coronare — tip
“hallanced support”

33100000-1

Cateter ghid pentru coronare — tip “ballanced
support”

Bucatd

500.00

Tip “balanced support”- atat
segmental distal, cat st cel proximal
sunt flexibile | fiind asttel potrivit
in cazul leziuni complicate cand
avem nevoie de o mail mare
flexibilitate Constructia = Full Wall
Technology™ cateter ghid din
Telon cu acoperire interioara si
exterioara cu nylon-polimer.
permitand o mai buna manevrare
decat cateterele ghid numai din
teflon. Dimensiuniz - L D. SF-
0.0587; 6F-0.0717 7F- 0.081™; 8F-
0.090" - fungime 90/ 100cm
Curburt diferite. Poate {1 prevazuat si
cu gauri laterale Armat, var!’
atraumatic. marker radioopac
proximal Compatibil cu sistem
tromboaspiratic de ¢ si 7l°r

Ghiduri pentru angioplastie Tip soft

33100000-1

Ghiduri pentru angioplastie Tip sofl

Bucata

500.00

Varl de tip "coil design™ cu spire
matisate pe un centru de elastinita
Cu O manevrare sporitd in cazurile
complicate, drept sau in L.
Diametrul nu mai mare de 0.0147,
Lungimi cuprinse intre : 190cm si
300cm Radioopacitate: 3 cm
Distabilitatea ghidului cu
maneyrabilitate sporitd.

Ghid pentru angioplastie coronariana tip
standart

14.1

e
)

33100600-1

Ghid pentru angioplastie coronariana tip
standart

Bucata

300.0(

Acoperit cu material hidrofilic care
permite traversarea cu usurinta a
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Unitatea de

Specificarea tehnica deplind

Nr.d/o] Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate misura Cantitatea solicitatd, Standarde de referin(i
141 | 33100000-1 [Ghid pentru angioplastic coronariana tip Bucala 300.00stenozelor, Consuruit din Nitinol,
standart ofera un excclent suport si
rezistenta fa Kinking Lung,
180/300cm ; drepte sau “in J” Varl
atraumatic disponibil in varianta
soft-pentru mentineres formet in
vas. Radioopacitate: 3 cm
15 Ghid tip extrasuport
ES.1 ] 33100000-1 [Ghid tip extrasuport Bucaté 200.00] Extra-suport , Core-ul pana la varf
sa fic puternic. de 0,014 in
diametru, acoperit cu polimer
hidrofilic. Disponibil Ta lungini de
180 &1 300cm;, in forma de ) sau
drept. Extra marker peste markerul
distal este obligatoriu.
16 Ghid pentru angioplastie cu suport
intermediar
16.1 | 33100000-1 Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Bucala 100.00]0,014" diametru cu core-ul dintr-o
piesa pana la varl, acoperit cu
polimer hidrofilic Ghidul sa fie
drept sau in forma de J si de
lungime 190 em. Incarcatura la varf
sa fie de la 1,0g ping la 4,0 g pentru
mediu suport Prin constructia sa se
asigura o buna manevrare in
inferventii pe vase de anatomic
variat
17 Ghid pentru angioplastic coronariana cu
suport inalt
17,1 33100000-1 [Ghid pentru angioplastic coronariana cu suport|  Bueatd 50.00] Ficcare varianta este disponibila cu
inalt acoperire Pro/Pel sau hidrotilica
Constructia din otel inoxidabil a
miezului ofera control si rezistenta
la rasucire Radioopacitate: 3 cm-
ceen ¢ permite o buna vizualizare
in timpul introducerii substantei de
contrast. Lungime 180/300 ¢my; varl
drept
18 Ghid pentru angioplastic coronariana
utilizat in CTO
I8.1 1 33100000-1 [Ghid pentru angioplastic coronariana utilizat inj  Bucatd 200.00| Constructia din otel inoxidabil a
CTo miczului confera control si
rezistenta la rasucire
Radioopacitate:3 e Lungime
1807300 cm; varf drept sau in
Acoperire hidro[ilicd de pina la 20
mm, 0,014” diametru,
19 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastic
coronariana cu support intermediar
19.1 | 33100000-1 [Ghiduri hidrofilice pentru angioplastic Bucata 300.00| Varf drept cu spire matisate,
coronariana cu support intermediar radioopac, prevazut pentru
penetrare Tn ocluzii acute. subacute
Diametrul nu mai mare de 0.014”
Acoperire hidrofild pe toatd
lungimea pentru ugurarca traversiri
prin vas, cu suport intermediar.
Disponibil la lungimi de 180 si
300cm. Extra marker peste
markerul distal este obligatoriu
20 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastic
coronariana cu support inalt
20.1 33100000-1 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastic Bucata 150.00

coronariana cu support inalt

Varl drept cu spire matisate,
radioopae, previzut pentru
penetrare in ocluzii acute, subacute
Diametrul nu mai mare de 0.014”,
Acoperire hidrolila pe toata
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Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Cantitatea

Specificarea tehnici deplina
solicitati, Standarde de veferinti

20.1

33100000-1

Ghiduri hidrolilice pentru angioplastic
coronariana cu support inal(

Bucata

150.00

lungimea pentru usurarca traversarh
prin vas, cu suport inalt, Disponibil
la lungimi de 190 s1 300cm. Fxtra
marker peste markerul distal este
obligatoriu

Micro-ghid cateter coronarian

33100000-1

Micro-ghid cateter coronarian

Bucata

30.00

Compatibil categhid de 4 Fr si ghid
de 0.0147, lungimi de 130-135 si
130 cm. Diametrud distal extern 1.8
Fr (0.60 mm). diametrul distal
intern 0.0187 (0.43 mm). Diametrul
proximal extern <2.8 Fr | diametrul
proximal intern 0.0217°(.55 mm).
Strat intern din PITL
(Politetrafluorctilen). Marker
radioopac situat Ta 0.7-0,8 mm de la
capatul distal. Acoperire hidrofilica.
Impletire armata pe toata lungimea
pentru o mai inalta performanta de
parcurgere si suport. Rezistenta la
kinking.

[3%]

Microcateter dublu lumen

IRV ]

2
J

3100000-1

%
"

Microcateter dublu lumen

Bucatd

Acoperire hidrofilica partea distal >
35 em ofera o manevrabilitate si
parcurgere sporita, virf conic
atraumatic. Rigiditatea shaft-ul
asigurata prin impletive de otel
moxidabil. Lungimi disponibile: >
140¢m. Diametru distal exterior <
3.5F2.5F, Diametrul proximal
exterior < 3,2 F. Diametrul
proximal exterior virf 1,5Fr.
Markeri radioopac: 4.0 mm marker
de fa virll Orificiul de iesire 4
ghidului OTW la <7 mm de la virl)

Baloane PCI semicompliante

33100000-1

Baloane PCI semicompliante

Bucata

]

350.00

.

Baloane PTCA RX semicompliante
cu acoperire hidrofilicd. Permit
utilizarca tehnicii “kissing balloon™.
Tuburi extern si intern {ixate Previn
incretirea in cute pe fatimea
batonului. Compatibilitate ghid:
0.0147 (0,36 nun). Lungime shaft:
140-145 em. Acoperire hidrofilica
cu proprietdti similar mucoasel.
Diametre balon: 2.00 nym, 2.25
mm, 2.50 mm. 2.75 mm. 3.00 mm,
3.50 mm, 4.00 mm. Lungimi balon:
10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm.,
Markeri radiopaci: 1 pentru @ 1,23
- 1.50 mm si 2 pentru © 2,00 - 4,00
mm. Diametru de intrare in
lezivne: 0,40 mm pentru .25 mm x
10 mm si 0.42 mm pentru reswil
marimilor. Presiune nominali: 6-8
atm. Presiune RPB: 20 - 22 aum in
functic de diametrul balonului.
deflation time 1-3 sec,

24

Baloane semicompliante pentru leziuni

lunui

241

33100000-1

Baloane semicompliante de lungimi mari

Bucati

350.00

Tip rapid exchange semicompliant,
cu acopertre hidrofilica. Lungime
shalt 145 e, Compatibil cu ghid
0147 Presiune nominala-6 aro.,
RBP:12- 14 atm. Marcheri:| pentru
diamtrul 1,0-1.5 mm 51 2 pentru
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Unitatea de
masura

Cantitatea

Specificarea (ehnicd deplinid
solicitatdl, Standarde de referinta

24.1

33100000-1

Baloane semicompliante de lungimi mari

Bucala

23
N
fo]
=
=
=

diametrele 2.0-4.0 mm.
Dimensiuni: diam. disponibile 1.0
pana la 4.0 mm, lungimea. 3 pina
fa 40 mm.

Baloane semicompliante pentru ocluzii
cronice totale

331000001

Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice
totale

Bucala

u

50.00

[

Acoperire total hidrofilicd a
balonului pentru o penetrate mai
usoard in ocluzii cronice totale,
virful balonului ascutit. Diametru:
1.2 - 5 mm si lungime disponibile
de a6 1a 30 mim

20

Baloane PTCA noncompliante

20.1

33100000-1

Baloane PTCA noncompliante

RBucata

350.00

Baloane PTCA RX noncompliante.
Compatibilitate ghid: 0,014 (0,36
mm). Lungime shaft: 145 em.
Diametre balon: de la 2,0 mm la
4,0 mm. Lungimi balon: de la 6
mm la 25 mm. Markeri radiopact:
2. Diametrul shaft-ului: Proximal:
2.0 Fr(0.67 mum). Distal:- 2.5 Fr
(0.83 mm) pentru@ 2.25 - 3.00
mm.  -2.6 Fr (0.8§7 mm) pentru®)
3.25 = 5.00 mm. Diametru de
intrare tn leziune: 0,42 mm.
Presiunc nominald: 10atm. Presiune
RPB; 18 - Z0atm in functie de
diametrul balonului.

27

Balon non-compliant de diametre mari

27.1

33100000-1

Balon non-compliant de diametre mari

Bucatd

350.00

Balon angioplastic non-compliant.
Accepta fir ghid de maxim 0.014
inch. Sistem cu lungime utilizabila
140-160 cm. Diametrul balonului
4,0-5,0 mm Lungimea balonului 6-
30 mm, 2 markeri incorporati
Compatibil cu cateter ghid de 3 I

28

Baloane noncompliante pentru dilatare
leziuni calcificate

28.1

33100000-1

Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni
calcificate

Bucata

350.00

Balon angioplastic non-compliant
Accepta tir ghid de maxim 0,014
inch. Sistem cu lungime utilizabila
140-160 cm. Balow rezistent pana
la 26 alm. Diametrul balonului 1,3-
2.0 mm Lungimea balonului 6-23
mm; 2 markeri incorporati.
Compatibil cu cateter ehidde S F

29

Balon ..cutting” spiral
£

29.1

33100000-1

Balon ,cutting” spiral

Bucata

20,00

Pentru leziuni intens calcificate st
restenoza intrastent. Diametru
balon: 2.0-4.0 mm, Lungime balon:
6 - 15 mm. Cateter ghid 6F. NP de
§ atm si RBP de 16-20atm

Stenturi coronaricne cu eliberare de
substanta antirestenoza- biolimus

33100000-1

Stenturi coronarience cu cliberare de substanta
antirestenoza- biolimus

Bucata

Stent activ farmacologic, acoperire
cu Biolimus, continut in polimer
bioresorbabil de PLA distribuit doar
pe suprafata abluminala, degradarea
polimerului pana la 6 luni de la
implantare, stent din otcl inoxidabil
316LMY sau aliaj cobalt-crom.,
grosimea strutului max.: 0.0047”,
profil de traversare la 3mm
~max.0.043”, diametre: 2.25-4 mm,
lungimi: 9-36 mm, presiunea

nominala 6 atm, lungime wila
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30.1

33100000-1

Stenturi coronarience cu cliberare de substania
antiresienoza- biolimus

Bucata

100.00

balon 120-140 ¢cm, varl balon
0,018

Stenturi coronariene Placinum Crom cu
eliberare de substanta antirestenoza-
Everolimus polimer

33100000-1

Stenturi coronariene Platinum Crom cu
eliberare de substanta antirestenoza-
Lverolimus polimer

Bucata

400.00

Material Aliaj Platinum Crom.
Compatibil RMN. Substanta active-
EVEROLIMUS polimer =100
pg/em2. Polimerut utilizat PVDE-
HFP polymer ce ofera o distributie
uniforma a substantei
medicamentoase. Balonul pe care
cste plasat stentul este dublu strat.
Forta radiala sporita, vizibilitate
sporita in timpul implantarii.
Sistemul de Hivrare cu componenta
lager-cut pentru o mai buna
impinegere a stentului. Restenoza
mica prin vindecarea neointimei.
Lungimi 8-38mm cu posibilitaie de
48 mm. Diametre 2,25- 2,5-2.75-
3.0-3.5-4.0 mm cu posibilitatea de
postdilatare de 1a 0.5 mm pina la
1,75 mm de la diametrul initial,
Rata cea mai mica de tromboza
intrastent intraspital si la 30 zile
postinterventic. Aprobari de
utilizare Certificat CL pentru
ulilizarea in infarctul miocardic
acut, pacienti diabetic. ocluzil
cornice totale si biturcatii

Stenturi coronaricne cu eliberare de
substanta antirestenoza- Everolimus
polimer

33100000-1

Stenturi coronariene cu eliberare de substanta
antirestenoza- Everolimus polimer

Bucati

400.00

Material Aliaj Cobalt Cron.
Compatibil RMN . Substanta
active-EVEROLIMUS >1 pgimm?2.
Dovada clinica a ratei de tromboza
tardiva foarte mica. Restenoza mica
prin vindecarea neointimet. Profil
ultrasubtive. Tipsa de scurtare 1a
ctapa dilatari maximale, fara
deplasare a marainii stentului de la
marcher in dimpul expandarii.
Lungimi 8-38mm. Diametre de la
2.25-4.0 mm cu posibilitate de
postdilatare cu pina la 1.5 mum de la
dismetrul initial. Aprobari de
wtilizare Certificat CF pentru
utilizarea wn infarctul miocardic
acut. pacienti diabetic.ocluzii
cornice fotale si biturcatii

Stent coronarian Farmacologic activ
polimer SIROLIMUS

33100000-1

Stent coronarian Farmacologic activ polimer
SIROLIMUS

Bucata

300.00

Material:cobalt crom [.603,
substanta activi — Sirolimus.
materialul balonului — nailon 12.
Design: celule deschise. Grosime
strat: 80 pm. Substanta activiy:
Sirolimus: Dozt 3,0-4,0 pg/mm pe
lungimea stentului. Polimer: Poly
(DL-lactide~co-caprolactone),
bioresorbabil. Acoperire:
abluminali si gradabila. Lungime
utila: 144 cm. Compatibilitate
cateter de ghidure: 5 Fr. Acoperire:
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331

33100000-1

Stent coronarian Farmacologic activ polimer
SIROT.IMUS

Bucata

300.00

hidrofilica. Compatibititate ghid:
0,014, Diametre: 2.25 mun- 4.00
mm. Lungime: 9 mm-38 mm.
Timpul de degradare a polimerului
si cliberare de medicament 3-4 huni.
Lipsa de deformare la trecere prin
leziuni calcificate cu tracabilitate si
Impingere sporita,

Stent corenarian farmacologic
SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

34.1

33100000-1

Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS
cu polimer bioabsorbabil

Bucati

100.00

Material stent: Cobalt crom L6035,
Forma stent: Design de celule
hibrid cu amestee de celule inchise
la margini si ccllule deschise la
mijlocul segmentului. Substanta
activa: Sirolimus nu mai putin de
1.25 pgm /mm * . Diametru stent;
2,00-4.5 mm Lungimi stent : 8 ~ 48
mm. Cateter ghid: 5 1

Stenturi coronariene cu cliberare de
substanta antirestenoza- Zotarolimus

33100000-1

Stenturi coronariene cu cliberare de substanta
antirestenoza- Zotarolimus

Bucata

200.00

Stent de tip sinusoidal continuu
fabricat dintr-un material metalic
compozit, constand dintr-o carcasi
din alia) pe baza de cobalt si un
miez de aliaj platind-iridiu;
compatibil RMN. Substanta activa:
Zotarolimus:Doza: 1,6 pg/imm?2 pe
lungimea stentului.Design modular,
premontat pe balon semicompliant,
Supratata de sectiune circulara
(asigura 0 mai buna acoperire a
vasului) Compatibil cu cateter ghid
de SF (min. LD.:1.4mnyf 0.0567).
Sistema de delivrare 140 em.
Dimensiuni: 2.25-5.0 mm cu
posibilitatea de postdilatare cu pina
la 1.25 mm de la diametrul initial,
lung, 8-38 mm.

36

STENT GRAFT CORONARIAN

36

33100000-1

STENT GRAFT CORONARIAN

Bucald

5.00

Stentul este din otel inoxidabil.
Graftul este din PTFE. premontat.
Vizibilitate redicata ce permit o
fixare exacta datorita celor 2
markeri.Shaft flexibil care permite
patrunderea cu usurinta in vase
torturase, forta radiala mare.
Diametru: 3-5 mm. lungime 9-26
mm

37

STENT GRAFT pentru periferic

37.1

33100000-1

STENT GRAFT pentru periferie

Bucata

Stentul este din otel inoxidabil.
Graftul este din PTFE, premontat.
Vizibilitate redicata ce permit o
fixare exacta datorita celor 2
markeri. Shalt Nlexibil care permite
patrunderea cu usurinta in vase
torturase, forta radiala mare.
Diametru: pand la 9 num, lungine
pand fa 30 mm.

Cateter pentru aspirare si ocluzie
temporara

33100000-1

Cateter pentru aspirvare si ocluzie temporara

Bucata

150.00

Cateter de tromboaspiratic
biluminal, rapid exchange,
premontat cu stilet detasabil, pentru
o livrabilitate sporitd si rezistentd la
rasucire, Constructia shaft-ului
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38.1

33100000-1

Caleler pentru aspirare si ocluzic temporara

Bucala

150.00

printr-o tehnologice de impletiura
unicd a peretelui, ce asigurd
rigiditate variabila. Sistemul este
format din : - Cateterul Tip Export
are lungimea de 140 cm cu
portiunes distala hidrofilica pina la
40 em. Virf coteter radioopac,
moale, scurt cu 2 umene: lamenul
pentru ghid st lumenul de aspiratic,
larg .orientat inainte in imediata
apropiere de lumenul ghidului. Doi
marcheri la distanta de 90 51 100 cm
de la virl. Sistemul contine doua
seringt si filtrele tip cosuler.
Compatibilitare ghid: 0,0147,
Rezistent la rasucire,

Cateter de tromboaspiratic

3100000-1

el

Cateter de tromboaspiratie

Bucata

150.00

Set: cateter de tromboaspiratie cu 2
lumenc: famenul pentru ghid si
lumenul de aspiratic larg situat
frontal in imediata apropiere de
lumenul ghidului, 2 seringi de 30
ml, linie de extensic cu robinet pina
la 25 emy stilet premontat, filuu
pentru depistarea trombilor de 70
micront, seringa de dimensiune <5
mi pentru fluidificarca sistemei.
Lungime utild: 145 cm. Marker
radiopac: la 2 mm de la varl distal.
Marker nonradioopac situat 1a 90,
100, 110 em de la varful distal.
Lungimea segmentului hidrofilic in
portiunca distala 30 ¢m.
Compatibilitare ghid: 0,014,
Revistent la rasucire,

40

Set inflator cu manontetru de presiuni mici

40.1

33100000-1

Set inflator cu manometru de presiuni mici

200.00

Set pompa cu manometru penuru
umflat baloane (indeflator)
Continut: indctlator, valva
hemostatica, tub de extenzie minim
20 cm, torque, introducator fir ghid
(L0714 inch. Indeflator; seringa 20
cc, manometru pand la 25aun.
Valva hemostatica cu inchidere
axiala, tip push-push Torque tir
ehid 0,014 inch.

41

Set pompi cu manometru tip “pistol”

41.1

33100000-1

Set pompéa cu munometru tip “pistol”

600.00

Contine: - seringa cu manometru de
presiune, pentru umflarca
baloanelor, tip "pistol™ | valva
hemostatica cu sistem de Tochidere
tip push-push. Indeflator cu
presiune de pana la 30 atm,
Diametrul interior de 0,096
inch/2.44 mm . Setul sa contina si
torquerul si introducerul, Tub de
exlenzie minim 20 ¢,

42

Dispozitiv de umflare (pentru tehnica
kissing)

42,1

33100000-1

Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissnig)

Bucata

600.00

Sel pompa ¢l Manometru penti
umtlat a 2 baloane simultan
(indeflatory Continut: indeflator,
sernnga minim 30 mi, manometry
péand la 30 atm. Prevazut cu Y valva
cu doua conectoare care ar da
posibilitate efectuarii tchnica
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42.1

331000001

Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissnig)

Bucala

600.00

kissing cu un singur dispozitiv de
umilare. Tub de extenzie minim 20
cm.

43

Conectoare Y

43.1

100000-1

s
(8]

Concctoare Y

Bucali

50.00

Valva hemostatica Y cu inchidere
axiala. tip push-push.torque svstem.
imtroductory fir ghid compatibil cu
0.014 inch.

Ac punctie

33100000-1

Ac punclie

Bucali

50.00

Ac cuun perele subtire, calibru de
21G lungime de 4-7 em. Ghid
recomandat 0.0357 —().038”

Conectori monitorizare presiune

33100000-1

Conectort monitorizare presiune

Bucata

50.00

Transparenti, tlexibili, Lungimi
disponibile 15-150c¢m, rezistenat la
6OOPCI, Hexibil, Male - female.
marcaj colorat pentru linie arteriala
SAU VENoasi

46

Muanifold cu 3 robineti

46.1

33100000-1

Manifold cu 3 robincu

Bucata

50.00

Presiune: 200 psi. 500 respectiv
1050 psi. cu 1 panala S port cel
putin 138 de configuratii
disponibile din policarbonate cu
posibilitatea de a avea incorporat o
linie de presiune la una dintre
extremitati.

47

Tub injectare substanti de contrast

47.1

33100000-1

Tub injectare substantd de contrast

Bucata

200.00

Din PVC transparent rigid rezistent
la presiune 1200 psi adaptor rotaliv
Conector male — female Lungimi
25 cm. SEem, 76 em. 122 em. Aviz
de compatibilitate emis de
producatorul sistemului.

48

Set seringa+tub injectomat “MEDRAD

Mare V ProVis”

48.1

33100000-1

Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc

V ProVis”

Bucati

200.00

1. Seringa 200 ml Caracteristici:
Material: polipropilena Lungime
totala seringa 240mm -Diametru
extern seringa 60mm -Prevazuta cu
varl tip Luer Male si cu conector
rolaliv pentru fixarea racordului de
Jjoasa presiune —Piston prevazut cu
doua sisteme de prindere de 8.5mm
lungime -Presiune maxima de
utilizare: 1200 PSI (83 bari) Tub
umplere Caracteristici: -Material:
polictilena cu densitate mica -
Lungime totala 40mm (lungimea
portiunii drepte de 170mm) -
Deschiderea curburii de 60mm
—Diametru intern: 4. [mm -
Diametru extern: 5.4mm - Presiune
maxima de utilizare: 1200 PSE(83
bari) -Aviz de compatibilitate emis
de producatorul sistemului.

49

Sct steril getabil pentru angiografic

49.1

33100000-1

Sct steril getabil pentru angiografic

2000.00

I buc.: camp adeziv 50x50cm.
Triplu stratificat ; strat ccluloza
confort penlru pacient, strat
impermeabil, strat absorbant.
Standard de performanti pentru
campurile sterile ~ EN 13795,

1 buc.: camp absorbant aprox.
3d4x50cm. Extra-absorbant,
polistratificar, minim 6 straturi, cu
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49.1

33100000-1

Sct steril getabil penteu angiogralic

Set

2000.00

banda adeziva. Standard de
performan{d pentru campurile
stertle — EN 13795,

I buc.: camp de masd instrumentar
150x190cm, 75x190e¢m absorbant.
Triplu stratificat. Standard de
performantd pentru cimpurile
sterife — N 13795, 1 buc.:
Camp anglografic minim 240x370
cm, integru, impermeabil 100%.
Zona ranforsatd triplu stratiticatd,
cu grad inalt de absorbiie (nu mai
pufin de 6.5 ¢/ 100 cm2). 4 orificii
cu bord adeziv impregnat. Margini
laterale transparente, dim. 70 em.
Bordurile adezive ale cAmpului
impregnate in tesaturd {sd nu tie
lipici cu 2 fete) pentru a nu forma
cute i a asigura 1009
impermeabilitate, Standard de
performantd pentro campurile
sterile — EN 13795, 1 bue.:
cearsal 100x 130cm. Dublu
stratificat. Standard de performanti
pentru cdmpurile sterife — EN
13795, 2 buc.: husa ecran circulard
t40cem din polictifend, transparenti
1 bue.: husa tub radiologic,
circulard, 75 cm din polietilena,
transparentd, cu elastic 4 buc.:
Servetele pentry maini din celulozi
2 buc.: Halat chirurgical XL, din
tibre de polipropilen, nu mai putin
de S tipuri de polipropilen
(SMMMS), repelent, cu manjete de
poliester. maneca cusutd cu laser. se
va exclude maneca cusuta cu acul.
Lungimea manccilor - nu mai putin
de 65 em (+2 ¢cm). lungimea
halatului - nu mai putin de 150 ¢m
(=2 cm) din umeri pana fa poale,
Jatimea halatului - numai mica de
74 cmin zona axilara. | pereche:
Manusi sterile, nepudrate N7,3. din
cauciuc deproteinizat, non-alergene.
rezistente fa interventii chirurgicale
cu utilizares ghidurtlor metalice:
apirogenice, rezistenta la rupere —
numai putin de 18N, grosimea la
degete - nu mai putin de 0.27 mny;
continutul de proteine extractibile -
nu mai mare de 20 pg/g {conform
standardului de calitate EN45S),
acoperit pe interior cu biogel pentru
protectic dubli si rezistenta la
rupere. 2 perechi: Manusi sterile,
nepudrate N7.5:0 N8, din cauciuc
deproteinizar, non-alergene,
rezistente [ interventii chivurgicale
cu utilizarea ghidurilor metahice:
apirogenice, rezistenta la rupere —
nu mai putin de 18N, grosimea la
degete - nu mai putin de 0,27 mny;
continutul de proteine exrractibile ~
nu mai mare de 20 pg/e (conform
standardulut de calitate 1:N455),
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49.1

331000001

Set steril getabil pentru angiogralic

Set

2000.00

acoperii pe interior cu biogel pentru
profectie dubla gi revistenta la
rupere. 1 buc.: Bol 120 ml din
polipropilen. gradat, transparent |
buc.: Bol 125 mi cu filet si capac |
buc.: Bol renal [ buc.: Pinceta

I buc.: Forceps | buc.: Taviid
2500 ml din polipropilen,color. cu
Laripioare’ [ buce.: Seringd angio
12 mt eu rotator 1 buc.: Rampa 3
céii OFF. robineti cu ,.aripioare™,
rezistentd la 35 bar integratd cu: -
sistemul de contrast din poliurctan
minim 1800 mm. - sistemul de
perfuzie din poliurctan minim 1800
mm.- tub din poliuretan. minim
FS00 mm, 1,3x2.7 mm. | buc.:
Bisturiu E11 1 buc.: Ghid
angiografic minim 175 cm, J3,
0.034-0,036" 10 buc.: Tampon
absorbant 10x10 cm minim 8
straturi | bue: Ac seringa 18G |
buc: Ac seringa 21G 1 buce.: Ac
seringd 22G, 0,7x30 mm 1 buc.:
Seringd 20 ml 3 componente |
buc.: Seringd 10 ml 3 componente
I buc.: Seringa 5 ml 3 componente
1 buc.: Seringd 2 ml 3 componente
1 buc.: Bol pentru wbulatura.

Set steril getabil pentru angiografie prin

abord radial

Set steril getabil pentru angiografie prin abord

radial

Set

1000.00

I buc.: camp absorbant aprox.
34x50cm cu - minim 500 ml
capacitate absorbtie;1 buc.: cimp
de masa instrumentar 150x190cm,
75x190cm absorbant, Triplu
stratificat. | buc.: Camp angiografie
minim 240x370 em. integru.
impermeabil 100, 4 orificii ( 2
femurale si 2 radiale) cu bord
adeziv impregnal pe oata
supratata, ce nu permite contactul
direct cu pelea. Margini laterale
transparente, min. 70 em. 2 buc.:
husa ecran circulard 140cm din
polictilena, trunsparentd; | buc.:
husa tub radiologic, circulard, 75
c¢m din polictilend, transparentd, cu
clastic; 2 buc.: Servelele pentru
maini din celulozi; 2 buc.: Halar
chirurgical XL 2 pereche méineca
cusutd cu laser, s¢ va exclude
maneca cusuta cu acul.; Bol renal -
1 buc.; Pinceta-1 buc.; Taviia 2500
ml din polipropilen, cu “aripioare”
pentru evitarea alunecarii
materialclor depozitate in bol,
color: 1 buc.: Seringd angio 12 ml
cu rotator; | buc.: Manifold 3 ¢iii
OFF. cu robineti acoperite cu
cauciue pentrit 0 mal buna
ermetizare si manevrare rapida si
usoara - deschidere-inchidere.
rezistentd la 35 bar integrata cu: -
sistemul de contrast din poliuretan
minim 1800 mm, - sistemul de
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50.1

33100000-1

Set steril getabil pentru angiogralic prin abord
radial

Set

1000.00

perluzie din poliurctan minim 1800
mm. - tub din poliuretan, minim
1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu: 1 buc.:
Ghid angiogratic minim 180 ¢,
J3,0.0357 ;10 bucati Compresc
absorbant [0x10 ¢m 12 straturi: |
buc.: Seringd 20 ml cu luer fock;|
buc.: Seringd 10 ml cu luer lock;
Ibue: seringa de 3 ml cu luer fock
1 buc.: dispencer,

wn

Cimp steril super absorbant

[ P

33100000-1

Camp steril super absorbant

Bucata

500.00

L. Dimensiuni 35x70 ¢ (=3 em);
compus din 3 straturi bine
delimitate:

strat impermeabil pe watd
suprafata, grosime nu mai micd de
80 microniz strat superabsorbant pe
toatd suprafata, absorbiie nu mai
putin de 5.5 ml/dm2., grosimea
stratulul — minim 75 g/im?2; strat
adeziv aplicat pe margine, liber de
colofoniu, se exclude lipici cu tata
dubld pentru a nu forma canale de
acr; materialul nu va face scame,
indicele formarii scamelor >2.6
log10, confirmat de producitor. Se
va exclude materialul care va face
scame (pentru a evita riscul de
patrundere a scamelor in vasele
sangvine): marcaj CE, certilicat
ENT3795: mostre la solicitare..

o
(93

Miinusi sterile nepudrate (N 7; 7,5: 8)

33100000-1

Manusi sterile nepudrate ( N 7. 7.5; 8)

Bucatd

2000.00

1. Din latex deproteinizat, non-
alergene, non-pirogene, rezistente
la interventii chirurgicale
indelungate si la interventii cu
ghiduri metalice; fard pudrd, cu
strat de biogel aplicat pe interior:
rezistenta la rupere conform
standardului EN435 — nuwomai pujin
de I8N, confirmata de producaror;
continutul de proteine exwactibile
din latex — nu mar mare de 20 pg/o,
confirmatd de producitor; marimi la
comandd in asortiment: N6,5: N7;
N7,5: N8, NE&.S: marcyy CL,
certifical EN13795; mostre la
solicitare,

53

Scringi pentru injectare substanti contrast

53.1

33100000-1

Seringi pentru injectare substania confrast

Bucati

Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ
Maner tip “aripioard”

Capot (halat) chirurgical steril marimea XL

33100000-1

Capot (halat) chirurgical steril marimea XL

Bucata

2000.00

1. Din material netesut - [ibre de
polipropilen. minim 3 tipuri de lbre
— SMS; repelent, grosimea
materiaiului SMS - minim 35 g/m2;
méancea cusutd cu laser — cusaturd
dubld ~ pentru a asigura
impermeabilitatea fa microbi i
lichide. se va exclude mancea
cusuta cu acul: lungimea manccilor
- numai putin de 60 em (=3 ¢mn),
lungimes halatului - nu mai putin
de 155 cm (%3 cm) din umeri pana
la poale, latimea halatului in zona
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54.1

33100000-1

Capot (halat) chirurgical steril marimea XL

Bucata

2000.00

axilara - minim 75 ¢m (13 em);
ambalat individual, cu 2 servelele
absorbante de celuloza — se vor
exclude modele neabsorbante;
cticheta autocolantd a ambalajului
va contine informatie despre nr.
Lotului si data expirdrii; indicare
pe ambaly) a sterilizarii cu EO (se
o exclude sterilizarca cu raze
Roentgen), termen de valabilitate -
nu mai mic de 5 ani; marcaj CE,
certificat EN13795;mostre la
solicitare. Mariime XL, XXL

o
154

Disporitiv recuperare corp strain

(¥4
h

331000001

Dispoziliv recuperare corp strain

Bucata

Dispozitiv confectionat din Nitinol,
tip lasou, pentru recuperare
fragmente migrate accidental. Bucla
confectionata din aur- tungsten
pentru vizibilitate optima. Marker
radioopac din platina. Lungime -
00, 125, 150, 175 cm ; diametru
2.4.5.7.10.13,20.25.30.35 mm

Extensic pentru cate-shiduri

56.1

33100000-1

2xtensic pentru cate-ghiduri

Bucata

FO0.0(

Folosita in abordari de leziuni
calcificate, compatibila cu cate-ghid
de 6F. Acoperire distal hidrofilica
pentru traumatizim vascular
minimal. Dimensiune disponibila >
140 em. Diamentrul intern 0.057°
(145 mm) diametrul extern 0.067"
(1.71 mm). Lungime segmentutui
de ghid 25 cm.

Sistem de inchidere percutana a orificiului
de punctie

33100000-1

Sistem de inchidere percutana a orificiului de
punctic

Bucatd

300.00

Dispozitiv activ pentru inchiderea
vasculara efectiva si hemostaza
instantanee, chiar si la pacienti cu
tratament anticoagulant
Componente complet absorbabile in
maxim 90 de zile, Dispozitiv
compus din: -ancora intraarteriala -
dop din colagen -sutura cu
strangere automala -sa nu necesite
compresie manuala -Ancora cu
profil mic conceputa pentru a se
atasa strans de peretele arterial,
pentru evitarea tulburarii fluxului
sanguin. -Inchidere mecanica active
- procedura rapida -usor de utilizat -
confortabil pentru pacient -timp
scurt de imobilizare a pacientului
30 min - dispozitiv compatibil 6 si
8 F -studii de specialitate relevante
privind eficienta si siguranta -
complicatii reduse -Marcaj CE

Sistem de compresic dupa punctic radiala
tip ceasornic

33100000-1

Sistem de compresic dupa punctic radiala tip
ceasornic

Bucati

2000.00

Disponibild In marimi SM, L, cu
“pernuld” alraumaticd din silicon.
Compresia si decompresia
clementului hemostatic reglabild
prin rotirea manifoldului
ceasoricului. Disponibil cu un
sistem de frinare st monitorizarea
timpului expus

59

Cateter pentru imagistica intravasculara
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prin coerenta optica

591

33100000-1

Caleter pentru imagistica intravasculara prin
coerenta optica

Rucati

20,00

<

Specificatiile produsului: -Cateter
ce contine fibra optica -Sa prezinte
tehnologie Extreme ResolutionT™M,
ce olera posibilitatea obtinerii a
unor imagini intravasculare
coronariene de pana la 10-15
micront, caracterizate printr-o
detalicre fara precedent si usurinta
in inferpretare, pentru caraclerizare:
leziunilor si optimizarea procesujui
de plasare stenturilor -Sa prezinte
profilul de trecere de 2.7 F in axul
de sustinere proximal ¢e ofera o
livrare excelenta a dispozitivului in
zona de interes -Sa prezinte un
invelis hidrofil lubritiat si un vart
cu profil redus de intrave pentru a
putea traversa leziuni inguste,
distale -Sa prezinie o
compaltibifitate cu ghidurile de
0.014" si catetercle ghid de 6 F -
Cele doua benzi radicopace cu rol
de mareaj distal situate la o distanta
de 20 cmiuna de alta pentru a
permite evaluarea lungimii
scgmentiul si factlitatea
pozitionarii cateterului =Sa prezinte
o conexiune simpla a cateterului la
unitatea de control a (ibret optice
pentru o configurare usoara -Sa nu
fie necesar un dispozitiv extern de
retragere a cateterului pentru evitare
deteriorarii coteterului - Viteza de
oblinere a tmaginii de pana la 25
mm pe secunda -Lungime cateter
135cm, diametru distal 2,7F; ghid
0.014

60

Cateter wireless pentru masurarea FFR

60.1

33100000-1

Caleter wireless pentru masurarca FFR

Bucata

50.00

Specilicatii minime: Cateter
compatibil prin lehnologia
Wwireless™ (fara i) pentru usurinta
in manipulare si pozitionare.
Frecventa securizate de transmitere
a datelor wireless Tehnologie radio
avansate pentru comunicare sigura
si protejate. Design unie pentru
imbunututires manevrabilitatii. Strat
hidrofil ce olera o manevrabilitate
crescuta. frecare redusa si
pozitionare usoara Senzor de
presiunc ce penmite masurare
exacta a IR amplasat [o 3 em de
capatul distal al cateterului.
Manerul cateterului detasabil cu
transmitator wireless sicu o
autonomic a baterici de minim 3 ore
Compatibil cu platforma wirceless
de receptare si prelucrare a
informatiilor Posibilitatea de
integrare completa in laboratorul de
angiografie in majoritatea
sistemelor hemodinamice existente
pe plata, fara dispozitive si costurt
suplimentare Studii internationale
de specialitate privind eficienta si
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60.1

33100000-1

Cateter wireless pentru masurarca FFR

Bucali

50.00

utilitatea FFR realizate prin
intermediul cateterelor. Lungime
cateter 175 cm. Gama de presiune -
30 - 300 mm Hg Precizia presiune
= I mmHg plus = 1% (<50 mmHg)
3% (> 50 mmHg). Frecventa
raspuns la 25 Hz Durata de viata
baterie transmititor minim 3 ore.
Gama de freeventa 2.4000 - 2.4835
GHze (banda ISM) Putere Radio |
mW varf. 70 uW medie Intliziere
semnal total <10 ms

61

Sistem de protectie impotriva emboliilor

61,1

33100000-1

Sistem de protectic impotriva emboliifor

Bucata

20.00

Dispozitiv de filtrare a emboliifor
cerebrale, indical ca dispozitiv
adjuvant pentru pacientii care
necesita stentare
carotidiana/coronariana.
Dimensiuni vasculare de referinta:
4.0mm- 7,0mm Material de
fabricatie pentru sistemul de captare
a debrisului: nitinol. Diametrul
standard al porilor: 100 microni.
Filtru vascular expandabil: 180 cm
lungime. Profil de trecere: 2.7 F.
Compatibil cu cateter ghid de
0,014, Lungimea cateterului 133
cm,

62

Stenturi periferice autoexpandabile

62.1

33100000-1

Stenturi perilerice autoexpandabile

Bucala

5.00

Stent perileric autoexpandabil cu
profil 5 Fr. Stent din nitinol cu
diametre disponibile de: 5,6.7,8
mm si lungimi de: 20,40,60.80,
100.120.150 mm. Toate
dimensiunile sa fie compatibile cu
teaca de SFr. Compatibilitate pentru
ghid de 0,035”. Celulele stenwlui
sunt deschisc, partea de sus a
celulelor nu iese spre exterior prin
indoirea stentului. Imposibilitatea
deformarii stentului in cazul
flexiunii in lumenului
vasului.Stabilitatea radiala inalta,
constantd pe intreaga lungime a
stentului. Grosimea peretelut
stentulul nu mal mult de 0,0088
mm. Presiunca radiala nu mai putin
de 10.35 g/mm. Markeri din tautal
la fiecare 3 varfuri ale coroanei
stentului , numarul markerilor
variind in functie de marimea
stentului. Sa nu existe scurtarca
stentului la deschiderea acestuia .
Sistem de siguranta pentru
prevenirea sariturii stentului din
sistemul de livrare la deschiderea
partiala sau totala a accstuia,
Cateter cu lungimi disponibile de :
80cm , 120cm si minim 150 em,
acesta din urma pentru acces
brachial sau femural .

Varful flexibil atraumatic in forma
de conus. Performantele stentului in
timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de
cel putin un studiu clinic relevant.
Studiul clinic sa includa si leziuni
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62.1

33100000-1

Stenturi periferice autoexpandabile

Bucata

5.00

calcificate)

Stenturi periferice balon expandabil

33100000-1

Stenturi periferice balon expandabil

Bucata

5.00

Stent periferic balon expandabil cu
dimesiuni 3-10 mm Lungime 15-60
mm. Liste confectionat dintr-un tub
de otel inoxidabil cu celule
deschise, cu markeri din tantaliu.
Toate dimensiunile sa fic
compalibile cu teaca de 6-7 Fr.
Compatibilitate pentru ghid de
0,035

64

Balon 0.035" pentru angioplastie periferici

64.1

33100000-1

Balon 0.035" pentru angioplastic perifericd

Bucata

Balon de tip RX/OTW utilizar in
dilatarea leziunilor stenolice sau
oclurzive ale arterclor iliace,
femurale. iho-femurale. poplitee,
infra-poplitee si renale; la fel,
pentru tratamentul feziunilor
obstructive a fistulelor native sau
artificiale pentru hemodializa.
Indicat pentru postdilatare a
strenturilor utilizate in vasculatura
perifericd. Compatibilitate ghid:
0.0557 (0,89 mm). Lungime utila:
90 sau 135 cm. Materialul
balonului: nailon. Lungimi balon:
20,40, 60. 80, 100, 120, 130, 200
mm. Diametre disponibile balon:
3.00, 4.00, 5,00, 6.00, 7.00. 8,00,
9,00, 10,12 mm. Presiune nominald
— 8= 10atm. RPB: 12 - 20 aun.
Balon RX: lungimca utila - 135
cm: core wire cu varf conic de tip
stiff incorporat in shaft distal.
Marker vizibili de adancime la 90 si
LO0 em. Diametre disponobile: 3,00
mm - 12 mm. Lungimi disponibile:
20 mm - 200 mm. Core wire din
olel inpxidabil incorporat in shall
sporeste rispunsul fa impingere i
trecere prin leziunt, Balon OTW:
lungimea utila — 90 sau 135 emy;
core wire cu vart conic de tip stiff
incorporat in shaft distal.. Diametre
disponobile: 3.00 mm — 12 mim.
Lungimi disponibile: 20 mm — 200
mm.Core wire din ofel inpxidabil
ncorporat in shaft sporeste
raspunsul la impingere si trecere
prin leziuni.

Stenturi cu mesd dubli pentru carotida

33100000-1

Stenturt cu mesd dubla pentru carotida

Bucata

20.00

Stent din nitinol, construit din neséd
impletitd dubld: macro-mesa
exX(ernd s micro-mesa interna, care
permite aufoajustare in artere.
Sistemul de livrare Rx. Compatibil
cu ghidul 0.0147 si toate sisteme de
protectic anti-emboli, weacd de 5 Fr
sau cateter de ghidare de 7 Fr. cu
lungimea de shaft 143 em.
Diametre: 3-10 mm. Lungimi 25-45
mm.

60

Baloa farmacologic activ utilizat in
angioplastia coroniana

066.1

33100000-1

Balon farmacologic activ utilizat in

Bucata

30.00

Balon RX. impregnat cu Paclitaxcel;
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66

33100000-1

angioplastia coroniana

Bucati

excipient natural Uree cu actiune
hidrofilica - obhigatoriu pentru
evitarea reactitlor alergice si
toxice. Timp de eliberare a
medicamentului- 30-60 secunde.
Actiune antirestenoza dupa
angioplastie- nu mai putin de 2%
zile (s¢ confirma cu analize de
laborator). Disponibil pe cateter cu
lungime de [45 em. Compatibil cu
teaca introducatoare de 5 F.
Compatibil cu ghid de 0.014™",
Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00
mm; lungime- 15-40 min

67

Valva aortica auteexpandabila transcateter

67.1

P

33100000-1

Valva aortica autoexpandabila transcateter

Bucata

Set de valva aortica transcateter din
pericard porcin; Implantare prin
abord transfemural. dircet aortic sau
subclavicular; Bioproteza din
pericard porein tratal impotriva
calcificarii, configuratic cu trei
foite; Cadru de sustinere
confectionat din Nitinol,
autoexpandabil: Design supra-
annular, pentru performante
hemodinamice bune; Dimensiuni
23,25, 27mm. Sistemul de tivrare
sa perniila repozitionarea valvei
maimte de fixarea delinitiva; Sistem
de livrare compatibil cu introductor
18-19 Fr. Kit complet de accesorii
necesare pentru implantare: Sistem
compatibil cu ghid de 0.0357;
Marca CE; Aprobare FDA; Studi
clinice; Furnizorul sa asigure
instruirea echipei medicale si
asistenta tehnica la primele 10
implantari gratis. Se¢ solicita studii
pentru acest tip de valva
(documentare). Toale costurile
legate de serviciile asociate vor fi
suportate de catre furnizor.
Sistemul va i insotit de manual de
utilizare in limba romana.

68

Valva aortica autoexpandabila transcateter

de dimensiuni muri

638.1

33100000-1

Valva aortica autoexpandabila transcateter

Bucuta

Set de valva aortica transcateter din
pericard porcin; Implantare prin
abord transtemural, divect aortic sau
subclavicular: Bioproteza din
pericard porcin tratat impotriva
calcificarii, configuratic cu trei
foite; Cadru de sustinere
confectionat din Nitinol,
autoexpandabil; Design supra-
annular, pentru performante
hemodinamice bune: Sistemul de
livrare sa permita repozitionarca
valvel inainte de fixarea definitiva:
Sistem de livrare cu profil redus,
indical pentru vas de acces
transarterial de la 3.0 mm diametru,
pentru diminuarea complicatiiior
vasculare; Marimi: 29, 34 mm,
pentru protezarea inclelor aortice cu
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68,1

33100000-1

Valva aortica autoexpandabila transcateter

Bucala

5.00

diametrul intre 18 si 30 mm; Kit
complet de accesorii necesare
pentru implantare; Sistem
compatibil cu ghid de 0.035™;
Marca C13; Aprobare I'DA; Studii
chinice: Furnizorul sa asigure
mstruirea echipei medicale si
asistenta tehnica la primele 10
implantari gratis. Se solicita studii
pentru acest tp de valva
(documentare). Toate costurile
legate de serviciile asociate vor fi
suportate de catre furnizor,
Sistemul va 1 insotit de manual de
ulilizare in limba romana,

69

Ghid metaliz amplatz super stiff

69,1

33100000-1

Ghid metaliz amplatz super stift

Bucata

Constuctia ghidului este neteda cu
arcuri spiralate format din otel
inoxidabil. acoperive din PTIILL,
Lungimi: 180 em, 260 cm.
Confieuratii varl diferite

70

Ghid metaliz amplatz extra stift

70.1

33100000-1

Ghid metaliz amplatz exoa suff

Bucati

PPN

Shaft extrasitfl. Diametrul 0,035
cu varf atraumatic moale. Conwrol
de torsiune — 111, Acoperire
hidrofila a portiunii distale pina la
25 em cu un strat de acoperire
microglide pentru micsorareu
[rictiet,cu un varf moale
deformabil. TLungimea de 180,
260,300 cm.

71

Balon pt valvuloplastie pulmonara si
aortica

33100000-1

Balon pt valvuloplastic pulmonara si aortica

Bucata

2.00

Conslructic cu axiala Montat pe un
balon noncompliant Profil mic
Timpul de infaltie s1 detlatic foarte
rapid RPB pina la 6 aun., NP de la
3 atm. Diametre disponibile 4- 12
mm Lungime: | - 10 em Lungime
cateter 70— 90 — 100 em Marker
din platina Corpul balonului sa fic
din polimer Balonul sa fic
elastomer termoplastic

72

Stenturi pentru artere renale

72.1

33100000-1

Stenturi pentru artere renale

Bucati

20.00

rapid exchange - crossing protile =
(L0657 - constructic tubuliara taiata
cu laser dinotel 310L - Compatibil
cu ghid 0.014 inch - diametu: 4.5,
5:5.5:6: 6.5 7 mm: - lungime: 10;
15;20: 24 mm - strut thickness:
165um - strut width: 110um -
dedicat pentru arterele renale - shaft
proximal/distal: 2.3Fi3.5F

Sistem de rotablatie

73.1

33100000-1

Sistem de rotablatie

Bucalid

10.00

Optiunile de dimensiuni brute
multiple permit crearca dimensiunii
lumenului previzibil pentru
pregatirea vaselor controlate si
dimensionarca si extinderca
uniforma a stentului. Foloseste aer
comprimat sau azot pentri a rula
turbina cu presiunea intre 90 PST s
110 PSL Sistem pre-conectat sau
svansator separat si burr. Vartul
diamantat cu 2 000-3000 cristale
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73.1

33100000-1

Sistem de rotablatic

Bucald

10.00

microscopice de diamant pe varful
distal. Partea proximald din alami
nichel. Dimensiuni disponibile de la
[25mm la 2.5mm.

Sistemul pentru rotablatic are patru
componente principale: sistemul de
ghidare (ghid 0,010 compatibil cu
burr-2 buc). avansator, cateter §i
consola. Cateterul include burr st
arborele de antrenare elicoidal,
teaca, conectarea cateterului gi
corpul cateterului. Sistemul este
capabil sa transmitd miscarca
rotativi la viteze de pand la 190.000
RPM, care arc ca rezulat ablaya
find a particulelor de tesut ateromat
de catre burr acoperit cu diamant,
Burrurile sunt disponibile in
urmatoarcle dimensiuni; 1,25, 1,5,
1.75,2,0,2.15,2,25. 2,38 51 2.5
mm. Caleteruf are o lungime de 135
cm. Teaca este de 1,4 mm (0,058
in) in diametru si este tivita la varf
pentrua permite treecrea usoara in
nava. Furnizorul sa asigure
instruirea echipei medicale si
asistenta tehnica la primele 10
implantari gratis,

74

Cateter multi-electrod pentru denervare

renala

74.1

33100000-1

Cateter multi-electrod pentru denervare renala

Bucata

16.00

Cateter compatibil 6F, tip RX
(rapid exchange) la 30 cm de varful
distal; Design: autoexpandabil
forma clicoidala pentru o cat mai
buna adaptare la o gama variata de
forme si dimensiuni ale arterelor
renale; Material: poliurelan cu
ramforsare metalica; Compatibil cu
ghid 0.014™; 4 electrozi
monopolari, radioopaci, din aur,
lungime LS mm pozitionati
elicoidal: Timp rapid de ablatie 60
sec; Marker radioopac din Pt Ir la
mm de varful distal; Lungime 117
cm. compatibil cu catetere de 100
cm sau mai scurte; Profil maxin:
0.054"; Dimensiunca vasului de
tratat: 3 — 8 mm; Lungimea zonei
ce poate [t tratata cu toli clectrozii
activi: 17 -21 mm: Lungimea
varfului: 5 mm; Marker shaft
femural: 55 em de varful distal;
Cablu integrat pentru conectarea la
generatorul de radiofrecventa;
Compatibil cu generatorul
electrochirurgical cu radiofrecventa
cu control automat (se presteaza
gratis de furnizorul cateterului):
Pulcrea este monitorizala si
controlala continuu pe baza
temperaturii i impedantei masurate
la zona de contact clectrod-tesut
pentru a se asigura o functionare
optima; Prezinta interfata de tip
touchscreen pentru configurarea
personalizata a clectrozilor;
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74.1 | 33100000-1 |Cateter multi-electrod pentru denervare renala Bucata 10.00 [Monilorizarea complet vizibila a

clectrozilor; Prevazut cu
telecomanda si sau pedala de
control (optional); Dimensiuni;
aprox. 30 cm x 40 em x 20 eny;
Greutate pina la 10 kg (fara
accesoril); Diagonala display: nu
mai putin de 25 em : Putere RU Ha
tesire: max 8.0 W Livrarea de
energie se [ace daca impedanta
masurata este intre 175 - 1200
ohm; Puterea de alimentare: 100 —
240 V., 50 ~ 60 Hz

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat si locul destinatici finale:

In termen de pind la 30 de zile de la solicitarcs serisd a beneficiarului. (IMSP institutul de Cardeologic)
DDP - Franco desiinatic vamuit

Documentele/cerintele de calificare pentru operatorii cconomici includ urmittoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerintei Cerinte suplimentare fatii de document Obligativitatea
I |Neimplicarea In practici frauduloase i de corupere Declaratie pe proprie raspundere conform Nu
Formularului (se va indica)
2 |Dovada tnregistririi persoanei juridice. in conformitate |Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras Da
cu prevederile legale din fara in care ofertantul oste din Registrul de Stat al persoanclor juridice - copic.
stabilit confirmatd prin aplicarca scmnacurii $i stampile
ofertantulul Operatorul cconomic nerezident va
prezenta docamente din tara de origine care dovedese
forma de Tnregistrare/atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional
3 jActul care atestd dreptul de a livea Copic — confirmatd prin semndtura $i stampila Nu
bunuri/lucriri/servicii ofertantului
4 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital ¢irculant, de | Nu se cere Nu
resurse creditare sau alte mijloace linanciare (suma)
5 |Prezentarea de dovezi privind conformitatea Nu se cere Nu
produselor, identificatd prin referive la specificatii sau
standard refevante
6 |Demonstrarea experientei operatorului cconomic in Declaratic priviad experienta similara conform Nu
domeniulf de activitale aferent obiectului contractulur - [Formularului (se va indica) sau Declaratie privind lista
ce urmeazi a i ambuit principalelor luerari executate o ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
7 |Demonstrarea accesului la infrastwructura/mijloacele Declaratie privind dotarile specitice. utilajul i Nu
indicate de autoritatea contractantd, pe care aceasta e |echipamentul necesar pentru indeplinirea
considerd necesare pentru indeplinirea contractului ce  |corespunzitoare a contractului conform Formularului
urmeazi a fi atribuit {s¢ va indica) $1 Documente care atestd faptul ¢
operatorul ceonomic se afld in poscsia utilajetor.
instalatiilor si/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea fiind fic in dotare
proprie, fie inchirate, necesare indeplinirii contractului
& |Neincadrarea in situatitle ce determind excluderca de ta Declaratic pe propric raspundere conform Nu
procedura de atribuire, ce vin Tn aplicarca art. 18 din | Formularului (s va indica)
Legeanr, 131 din 03.07.2013
9 [Ofcera Orniginal Na
10 [Intformatii gencrale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conforin Nu
Formularului (se va indica)
It |Raportul financiar Copic — confirmatl prin semndtura i stampila Da
candidatului
12 [Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru | Declaratie privind personalul de specialitate propus Nu
indeplinirea corespunzatoare a obicctului contractului [pentru implementarea contractului conlorm Formularul
ce urmeaza a b aibuit (personalul de specialitate care |(se va indica)
va avea un rol esential in indeplinirea acestuia)
13 |Minim ani de experientad specificd in livrarea bunurilor |Nu se cere Nu
si/sau serviciilor similare
14 [Valoarca minimd (suma) a unui contract individual Nu se cere Nu
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Nr. d/o Denumirea documentului/cerintei Cerinte suplimentare fatd de document Obligativitatea

indeplinit pe parcursul perivadei indicate (numdrul de

ani)
15 |DUAFE Formularul atasat la documentele licitatiei- original - Da
confirmat prin aplicarea semunaturii §i stampilel
ofertantului
16 JGarangia pentru ofertd -original- previzutad in punctul [PO 23.1; contorm Da
formularului F 3.2 din documentayia standard
17 Formularul ofertei 1F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe Da

site (www . capesidispozitive medicale/anunturi
licitatit)conf{irmat prin aplicarea semndturii $i stampilet
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 in format electronic pe supo

18 [Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului clectronic plasat pe Da
site (www.capes/dispozitive medicale/anunturti licitatii)
confirmat prin aplicarea semndaturii §i stampilei
Participantului. Participantul va preventa formularul
ofertei F 4.2 in format electronic pe suport CD
impreuna cu oferta. Informatia din formularul ofertei F
4.2 pe suport hirtic obligatoriu va 1 identica cu
informatia prezentata in format clectronic.

19 |Declaratie - Termenul de valabilitate restant (Ila momentul livririi) Da
va constitui S0% din termenul total al produsului,
20 {Declaratie Pentru produsele not sau necunoscule pentru medici. Da
t I }

vor [1 prezentate mostre de citre potentialii cistigatori
in termen de 5 zile de la solicitare

Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, Da
prenumele codul personal) prenumele codul personal)

[nformatic Suplimentara:
Operatorii economici interesati pot obtine informatie suplimentard de la autoritatea contractantd si familiariza cu cerintele documentelor
de licitatie la adresa indicatd mai jos:

Denumirea autoriti(ii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1

Tel.: (22-88-43-25(48) | Fax: 022884245 . E-mail: office@capes.md

Numele §i functia persoanci responsabile: BRINZA SERGIU, Sef sectic achizitii dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: SITE CAPCS.MD RUBRICA DISPOZITIVE MUEDICALE/ANUNTURI LICITATI.
Operatorii economici care dorese sd depund oferte la procedura respectivd urmeuzd sd depuni o cerere de participare (cu indicarea clard a
denumirit. adresei, numdrului telefonutui de contact si numelui persoanei imputernicite de citre Participant).

NOTA: Cerinta data NU se referi la ofertantii care s-au inregistral la procedurd si au accesat documentele in cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice.

Intocmirea ofertelor:
Oferta si documentele de calificare solicitate Tntocmite clar, fard corectiri, cu numar si datd de iesire, cu semudtura persoanel
responsabile, puse in plic, sigilate i stampilate, urmeazi a fi prezentate

pind fa: 11.12.2019 10:00

pe adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisinau, str. Korolenko 2/1

Ofertele intirziate vor {i respinsc.
Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zle

Ofertele vor fi deschise in prezenta fizicd sau prin mijloace clectronice a membrilor grupului de lucru al autoritatii contractante
si a reprezentantilor Participantilor la licitatie

fa: 11.12.2019 10:00

pe adresa: Republica Moldova, Cl~ll$lN;\U CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/}

Garantia pentruo oferti:

Teate ofertefe webuie si tie insotite de
Garantic bancara
Garantie prin transfer
in valoare de 1%

garanfie pentru ofertd n forma de

o

Contractul inurd sub incidenta Acordului OMC - Nu

Continutul prezentei Invitatii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului luformational Automatizat "REGISTRUL,
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Conducatoru! grupului de lucru; PATIC EDUAR
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

Urmdtoarele date specifice referitoare la bunurile i la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instructiunilor
pentru ofertantt (TPO). Tn cazul unet discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevedcrilor din 1PQ.

1. Dispozitii generale

Nr. Rubrica Datele Autoritifii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1, JAuloritatea contractanti/Organizatorul JCENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
procedurii:
1.2, {Obicctul achiziiei: Achizitionarea de consumabile pentru laboratorul de catetirism cardiac si angiografie
necesare penfru 2020, conform necesitiatilor IMSP Institutul de Cardeologie
1.3, |Numarul procedurii: 19/00107
1.4. | Tipul obicctului de achizific: Licitatie publica
1.5. |Codul CPV: 33100000-1
1.6. |Numdirul si data Buletinujul 42 din 05.11.2019
Achizitiilor Publice:
1.7, |Sursa alocatiilor bugetare/banilor CNAM
publici:
1.8, {Administratorul alocatiilor bugetare: | Centru pentru Achizitii Publice Centralizate in Sinitate
1.9, |Plati‘mijloace financiare din partea Nu se utilizeazi
parteneriui de dezvoltare:
1.10. |Denumirea cumparatoruiui: IMSP Institutul de Cardeologie
1.11. |Destinatarul: IMSP Institutul de Cardeologie
.12, |Limba de comunicare: De stat
113, |Pentru clarificarea documentelor de | Adresa: Republica Moldeva, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1
atribuire, adresa autoritdii Tel: 022-88-43-25 (48)
contractante este: Fax: 022884245
Fi-mail: officet@capes.md
Persaana de contact: BRINZA SERGIU
L.14. |Contract de achizific rezervat
atelierelor protejate
2. Listd Bunuri si specificatii tehnice:
Unitatea o g . e
Nr.d/o | Cod CPV Denumire Bunuri solicitate de Cantitatea bpeclhc:rrea fehnica dep.lm.a S?hcm"a’
D Standarde de referinga
misura
1 Set introductor radial scurt
I.1 33100000-1 |Set introductor radial scurt Set 1500.00  |Ac angiogratic de 21G si fir de ghidare
mic de 0,018 "7 0,46mm sau
0,025"/0.64dmm. introducatorul, acul si
ghidul vor fi intr-un suport de plastic
penun o mai usoara spalare a acestora
inainte de procedura. Lungimea tecii este
de 7 e/t tem. Se vor livra cu miniguide
wire de otel inoxidabil sau de
nitinol/platinum cu lungimi de
50em/R0cm. cu var{ in § de 3mun la un
capat si dreapla in capatul opus lungimea
canulet utile pand In 7 cm, cu marimi
disponibile de 4-8 I
2 Set introductor pentru punctie arteriala
radiala lung

https://etender.gov.md/private/downioadContent
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2.1

33100000-1

Set introductor pentru punctie arteriala
radiala lung

Set

1500.00

Dimensiuni: 4, 5. 6 T Lungime: 11 -
23¢m, Ac de punctic de 21G lungime de
4-5 ¢m “Side port” cu robinet cu trei cai
minighid de 0,018 inch i 35-40 cm
lungime Toate contin valva siliconata si
dilatator Teaca este rezistenta la kinking,
se poate spala si steriliza usor
Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva
hemostaticd, care previne hemoragia,
Introductorul trebuie sa fie previzat cu
marcaj color pentru diferentierea rapidd a
mirimii in F. Toate componentele sunt
incluse intr-o tavitd de plastic.

Set introductor pentru punctic arteriald
femurali lunga

33100000-1

Set introductor pentru punctie arteriala
temurald lunga

250.00

Sel introductor pentru punctie arteriald
femurald compus din: teacd, dilatator,
mini-ghid din otel inoxidabil sau plastic,
valva hemostaticd, robinet tridirectional,
ac de punctie arteriald. Teacd cu diametru
de SFr 6 Fr. 7 Fr, S Fr 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr;
lungime: 23¢my; acoperire hidrofilica;
dilatator din polipropilena, ascutit, cu varf
conic pentru reducerea posibilitdii de
traumare a vasclor sanguine; mini-ghid
din otel inoxidabil sau plastic de 0,035™
sau 0,038 drepl, angulat sau in forma de I
valva hemostatica din silicon cu design
cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor:
robinet tridirectional pentru luarca
probelor, injectarea substantelor de
contrast sau a agentilor terapeutici,
masurarea presiuniiz ac de punctie
arteriald de 18 G sau 20 G in interiorul
setului. Teacd contine un inel radiopac
incastrat pentru vizualizare sporitd si un
inel de suturd pentru fixare. Tecile sunt
rezistente la kinking. Toate componentele
nu contin latex. Setul este amplasat intr-un
supaort de plastic.

Setintroductor pentru punctie arteriali
femurald scurta

4.1

33100000-1

Set introductor pentru punctie arteriald
femurald scurdd

250.00

Dimensiuni: § Fr, 6 Fr, 7 Fe, 8 Fr, 9 Fr, 10
Fr, U Fr Lungime: 7-13 em, Ac de
punctie de 21G lungime de 4-5 em in
interiorul setului, “Side port” cu robinet cu
trei cai minighid de 0,01 inch si 35-40
cm lungime Toate contin valva siliconata
si dilatator Teaca este rezistenta la
kinking, se poate spala si steriliza usor
Introductorul trebuie sa fic dotat cu valva
hemostatici, care previne hemoragia.
Introductorul trebuie sa fie previzut cu
marcaj color pentru diferenticrea rapidd a
marimii in F.

Teach armatid lungd

hitps://etender.gov.md/private/download Content
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33100000-1

Teacd armata fungd

Bucata

20.00

Teaca ghid cu lunghimi 45,60,90 cin.
Serveste In calitale de cateter de ghidare
$i/sau teacd introductoare. Material: strat
exferior — poliamid, interior — PTFE,
armare de tip spirald, fire plate.; Varf
conie, atraumatic.; Diamcetre disponibile:
3.0,7 si 8 Fr. Acoperire hidrofilicd cu
proprietiti aseiniinitoare mucoasei — § em
parte distald. Radiopacitate tripla: teacd -
prin spirald de armare, dilatator st inel din
aur incastrat In teacd la S mm de fa varl:
Compadibilitate ghid: 0,038”.; Valva
hemostaticd de tip "cross-cut™.: Diametru
exterior: 2,4 Fr.

Catetere diagnostic pentru coronare din
poliuretan

6.1

33100000-1

Catetere diagnostic pentru coronare din
poliurctan

Bucatd

3000.00

Fabricat din poliurctan (5,2: 6; 7F). Var{
atraumatic radioopac. Diametre
diferentiate si prin culoare Se ofera
gencric cateterele oferta subintelegand
toate varietatile de forme folosite.
Presiunea de lucru: 1200psila aceasla
presiune de lucru , fluxurile substantei de
contrast la 37 grade Celsius si la un cateter
de 100 em prin care se injecteaza 60 ml
substanta de contrast vor {1 in ml/s dupa
cum urmeaza: pentru cateterul de 5.2F
-18.5,pentru cel de 6F -25,1. Diamelrele
interioare vor {i dupa cuin urieaza: la
cateterul de 5.2F ID=1.12mm. la cel de 6F
[D=1.3mm. Lumen ce asigura un flux
crescut de substanta de contrast la
injectare; cateterul este construit pe o
structura impletita din fire de otel invelite
intr-un material antitrombotic Compatibile
cu ghid de 0.038™. Forme: AL, AR, IL,
JROMP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept,
145°, 155° Tiger, BLK. Simmons

Catetere diagnostic angiografie

7.1

33100000-1

Catetere diagnostic angiografic

Bucati

3000.00

Furnizorul va oferii toate curburile pentru
diagnostic. Lungimea cateterclor va i de:
100 81 125 cm cu diameler de 4, 5. 6. 7F
Debitul pentru un catetere de 4 F —la 750
PSEsila s Fsi 6F-1a 1000 PSI. Lumen ce
asigura un flux crescut de substanta de
contrast la injectare; cateterul este
construit pe o structura impletita din fire
de otel invelite intr-un material
antitrtombotic Compatibilitate cu ghid:
0,038, Forme: AL, AR, JL, IR, MP, ST,
IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°,
Tiger.

Ghid hidrofilic pentru angiografie
Coronariana tip J

81

33100000-1

Ghid hidrofilic pentru angiografic
Coronariana tip J

Bucata

150.00

Varf in =T Lungimi 175 em- 320 ¢m
Diametre: 0.0187,0.0217,0.025. 0.032",
(.0357, 0.038”, 0.045", 0.063" Acoperire
PTTE (politetra-fluoroctilen) Curbura tn
“I"a varfului ; L3mm; 3mm; 6mm;
15mm Miez cu dubla posibilitate de
manevrarc: fix sau mobil

Ghid hidrofilic pentru angiografic Cu
virf drept

hitps://fetender.gov.md/private/downloadContent
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9.1

33100000~

Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf
drept

Bucata

150.00

Varl drept. Lungimi 175 ¢cm- 320 cm
Diametre: 0.0187,0.0217,0.0257, 0.032>,
0.0357, 0.038”, 0.045". 0.063" Acoperire
PTFE (politetra-Nluoroetiten). Varfului
drept. Miez cu dubla posibititate de
nanevrare: fix sau mobil

10

Cateter ghid pentra coronare

10.1

33100000-1

Cateter ghid pentru coronare

Bucatd

350.00

Cateter-ghid pentru abord radial si/sau
femoral destinat livedrii instrumentclor
interveniionale, masurarii presiunii
arteriale, livrani substantel de contrast,
Material: poliurctan cu strat intern de
PTEE, mesa platd 2x2 cu impletires dubla
pentru radiopacitate sporta, rizistentd
ridicatd fa kinking si riispuns optim la
torsiune. Tehnologie de 6 zone cu
tlexibilitate diferita pentru asigurarca
suportului s manipuldrii optime, Vart
conic atraumatic, Acoperire hidrofilica cu
exceptia partit distale (7 em) si partii
proximale (25 ¢m). Permit utilizarea
tehnicii "kissing balloon”, Diamelre
interne: 5 Fr— 0,059 (1.30 mun); 6 Fr—
00717 (18O mm); 7 Fr—0,0817¢2.08
mm); 8 Fr— 0,091 (231 mm). Lungime:
43cm. 100 e sau 123 em Forme: AL,
AR, JLL IR, Backup Left, Tkari Lett, Tkari
Right, IMA, MP, Bypass Lefi, Bypass
Right, EBU. Tiger.

3!

Catetere ghid pentru abord radial

1.1

33100000-1

Catetere ghid pentru abord radial

Bucati

350.00

Acoperire cu nylon la exterior si teflonate
in interior, armate cu 10-16 fire impletite
de otel inoxidabil, varf atraumatic, marker
radioopac proximal. Diametrele interioare
vor fi nu mai mici decat: la cateterul de
SF-0.056", 6F-0.070", 7F-0.080", SF-
(.090", Oterite sub toate formele uzuale
mar ales eele cu back-up sportt, pentru
acces radial Poate (i prevazut si cu gauri
laterale

12

Cateter ghid pentru coronare — tip
“hallanced support”

33100000-1

Cateter ghid pentru coronare — tip
“ballanced support”

Bucatd

500.00

Tip “balanced support”- atat segmental
distal, cat si cel proximal sunt flexibile ,
fiind astfel potrivit in cazul leziuni
complicate cand avem nevoie de o mai
mare flexibilitate Constructia “ Full Wall
Technology™: cateter ghid din Teflon cu
acoperire interioara si exterioara cu nylon-
polimer, permitand o mai buna mancvrare
decat cateterele ghid numai din teflon,
Dimensiuni: - L D, 5F- 0.058™; 0F-
G071, 7F- 0.0817; 8F- 0.090™ - lungime
90/ 100cm Curburi diferite. Poate i
prevazut si cu gauri laterale Armat, v
atraumatic, marker radioopac proximal
Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6
st 7Fr

13

Ghiduri pentru angioplastic Tip soft

13.1

33100000-1

Ghiduri pentru angioplastie Tip soft

Bucatd

500.00

Varf de tip "coil design” eu spire matisate
pe un centru de elastinita cu o manevrare
sporitd in cazurile complicate, drept sau in
J. Diametru] nu mai mare de 0.014”,
Lungimi cuprinse intre : 190cm si 300¢m
Radioopacitate: 3 em Distabilitatea
ghidului cu mancvrabilitate sporitd,

14

Ghid pentru angioplastie corenariana tip
standart
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[4.1 33100000-1 |Ghid pentru angioplastie coronariana tip Bucatd 300.00 Acoperit cu material hidrofilic care
standart pcrmifc fraversarea cu usurinta a
stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un
excelent suport si rezistenta la Kinking
Lung. 180/300cm ; drepte sau “in I™ Varf
atraumatic disponibil in varianta soft-
peniru mentinerea formet in vas.
Radioopacitate: 3 cin
8 Ghid tip extrasuport
15.1 33100000-1 |Ghid tip extrasuport Bucata 200.00 Extra-suport , Core-ul pana la varf sa fie
puternic, de 0,014™ in diametru, acoperit
cu polimer hidrofilic. Disponibii la
lungimi de 180 si 300cm, in forma de J
sau drept. Extra marker peste markerul
distal cste obligatoriu.
16 Ghid pentra angioplastie cu suport
intermediar
16.1 33100000-1 |Ghid pentru angioplastie cu suport Bucata 100.00 0.014" diametru cu core-ul dintr-o piesa
intermediar pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic
Ghidul sa fie drept sav in forma de [ si de
lungime 190 ¢, Incarcatura la varf sa fie
de la 1,0g pind la 4.0 g pentru mediu
supart Prin constructia sa se asigura o
buna manevrare in interventii pe vase de
anatomic varata
17 Ghid pentru angioplastie coronariana cu
suport inalt
17.1 33100000-1 {Ghid pentru angioplastie coronariana cu Bucati 50.00 Ficcare varianta este disponibila cu
suport inalt acoperire Pro/Pel sau hidrofilica
Constructia din otel inoxidabil & miezului
ofera control si rezistenta la rasucire
Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o
buna vizualizare in timpul introducerii
substantei de contrast. Lungime 180/300
eny; varf drept
18 Ghid pentru angioplastie coronariana
utilizat in CTO
18.1 33100000-1 1Ghid pentru angioplastic coronariana Bucata 200.00 Constructia din otel inoxidabil a miczului
utilizat in CTO confera control §i rezistenta la rasucire
Radioopacitate:3 cm Lungime 180/300
em; varf drept sau in I Acoperire
hidrofilicd de pina la 20 mm, 0,014”
diametru.
19 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastic
coronariana cu support intermediar
19.1 331000001 [Ghiduri hidrofilice pentu angioplastie Bucati 300.00 Var[ drept cu spire matisate. radioopac,
coronariana cu support intermediar prevazut pentru penetrare in ocluzii acute,
subacute Diametrul nu mai mare de
0.014". Acoperire hidrofila pe toata
lungimea pentru usurarea traversani prin
vas, cu suportt intermediar, Disponibil a
lungimi de 180 si 300cm. Bxua marker
peste markerul distal este obligatoriu
20 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie
coronariana cu support inalt
20.1 33100000-1 [Ghiduri hidrofilice pentru angioplastic Bucatad 150.00 Varf drept cu spire matisate. radioopac,
coronariana cu support inalt prevazut pentru penctrare in ocluzii acute,
subacute Dismetrul nu mai mare de
0.014”. Acoperire hidrofili pe toatd
lungimea pentru usurarea traversirii prin
vas, cu suport inalt. Disponibil la fungimi
de 190 si 300c¢m. Extra marker peste
markerul distal este obligatoriu
21 Micro-ghid cateter coronarian
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33100000-1

Micro-ghid cateter coronarian

Bucata

30.00

Compatibil categhid de 4 Fr yi ghid de
0.014” fungimi de 130-135 s 150 em.
Diametrul distal extern 1.8 Fr (0.60 mm),
diametrul distal intern 0.0187 (0.45 mm).
Diametrul proximal extern <2.8 Fr,
diametrul proximal intern 0.0217°(.55
mm). Strat intern din PTFE
(Politetrafluoretilen). Marker radioopac
situat Ja 0.7-0.8 mm de la capatul distal,
Acoperire hidrofilica. Impletire armata pe
toata lungimea pentru o moi inalta
pertormanta de parcurgere si suport,
Rezistenta la kinking.

22

Microcateter dublu lumen

2201

33100000-1

Microcateter dublu lumen

Bucatd

30.00

Acoperire hidrofilica partea distal > 35 ¢m
olera o manevrabilitate si parcurgere
sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea
shaft-ul asigurat prin impletire de otel
mnoxidabil. Lungimi disponibile: = [40cm.
Diametru distal exterior < 3 512,57,
Diametrul proximal exterior < 3,2 F,
Diametrul proximal exterior vir( 1,5Fr,
Mavkeri radioopac: 4.0 mm marker de fa
virl, Orificiul de iesire a ghidului OTW la
<7 mm de la virl,

Baloane PCI semicompliante

33100000-1

Baloane PCT semicompliante

Bucati

(o=}
n

0.00

Baloane PTCA RX semicompliante cu
acoperire hidrofilica. Permit utilizarca
tehnicii “kissing balloon™. Tuburi extem si
intern fixate Previn incretirea in cute pe
tatimea balonului, Compatibilitate ghid:
0.0147 (0,36 mm). Lungime shaft: 140-
145 em. Acoperire hidrofilicd cu
proprietdti similar mucoasei. Diametre
balon: 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75
v, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mun.
Lungimi balon: 10 mm. 15 mm, 20 mm,
30 mm,. Markeri radiopaci: | pentru @
1,25 - 1,50 mm i 2 pentru © 2,00 - 4,00
mm. Diametru de intrare in leziune: 0,40
mm pentru £.25 mm x 10 mm 1 0,42 mm
penuu restul mirimilor, Presiune
nominald: 6-8 atm. Presiune RPB: 20 - 22
atm in functic de diametrul balonului.
deflation time -3 sec.

Baloane semicompliante pentru leziuni
Jungi

33100000-1

Baloane semicompliante de tungimi mari

Bucatd

953
(v

0.00

Tip rapid exchange semicompliant, cu
acoperire hidrofilica. Lungime shaft 145
cnt. Compatibil cu ghid 014", Presiune
nonunala-6 atm., RBP:12- 14 atm.
Marcheri:] pentru diamtrul 1,0-1.5 mm si
2 pentru diametrele 2,0-4,0 nun.
Dimensiuni: diam. disponibile -1.0 pana la
4.0 mm, lungimea. 5 pina la 40 mm.

Baleane semicompliante pentru ocluzii
cronice totale

33100000-1

Baloane semicompliante pentru ocluzii
cronice totale

Bucata

350.00

Acaperire total hidrofilica a balonului
pentru 0 penetrate mai usoard in ocluzi
cronice totale, virful balonului ascutit.
Diamnetru: 1.2 - 5 mm i lungime
disponibile de la 6 1a 30 mm

26

Baloane PTCA noncompliante
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33100000-1

Baloane PTCA noncompliante

Bucatd

350.00

Baloane PTCA RX noncompliante.
Compatibilitate ghid: 0,014 (0,36 mm).
Lungime shaft: 145 em. Diametre balon:
de la 2.0 mm la 4.0 mm. Lungimi balon:
de la 6 mm la 25 mm. Marken radiopaci:
2. Diametrul shaft-ubui: Proximal: 2.0 Fr
(0.67 mm). Distali- 2.5 Fr (0.85 mm)
pentru(d 2.25 - 3.00 mm. -2.6 Fr (0.87
mim) pentruQ 3.25 — 5.00 mm. Diametru
de intrarc in leziune: 0,42 mm. Presiune
nominald: 10atm. Presiune RPB: 18 —
20atm n functie de diametrul balonului.

27

Balon non-compliant de diametre mari

27.1

33100000-1

Balon non-compliant de diametre mari

Bucatd

e
A

0.00

Balon angioplastic non-compliant.
Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch.
Sistemn cu lungime utilizabila 140-160 cm.
Diametrul balonului 4,0-5,0 mm
Lungimea balonuhii 6-30 mm, 2 markeri
incorporati Compatibil cu cateter ghid de
5T

Baloane noncompliante pentru dilatare
leziuni calcificate

33100000-1

Baloane noncompliante penwru dilatare
leziuni calcificate

Bucata

350.00

Balon angioplastie non-compliant Accepla
{ir ghid de maxim 0,014 inch. Sistem cu
lungime atilizabita 140-160 cm. Balon
rezistent pina la 26 atm. Diametrul
balonului 1,5-2,0 mm Lungimea balonului
6-25 mn: 2 markeri incorporati.
Compatibi] cu cateter phidde 5 F

29

Balon ,,cutting” spiral

29.1

33100000-1

Balon ,cutting” spiral

Bucatd

20.00

Pentru leziuni intens calcificate si
restenoza intrastent. Diametru balon: 2.0-
4,0 mm. Lungime balon: 6 - {5 mm.
Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de
16-20alm

Stenturi coronariene cu eliberare de
substanta antirestenoza- biolimus

33100000-1

Stenturi coronariene cu cliberare de
substanta antirestenoza- biolimus

Bucatd

100.00

Stent activ farmacologic, acoperire cu
Biolimus, continut in polimer
bioresorbabil de PLA distribuit doar pe
suprafata abluminala, degradarca
polimerului pand la 6 luni de la
implantare, stent din otel inoxidabil
316LMYV sau aliaj cobalt-crom, grosimea
strutului max.: 0.0047. profil de
traversare la 3mm —max.0.043", diametre:
2.25-4 mm, lungimi: 9-36 mm, presiunca
nominala 6 atm, lungime utila balon 120-
140 cm, varf balon 0.018”

Stenturi coronariene Platinum Crom cu
eliberare de substanta antirestenoza-

Everolimus polimer
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33100000-1

Stenturi coronariene Platinum Crom cu
cliberare de substanta antirestenoza-
Everolimus polimer

Bucata

400.00

Material Aliaj Platinum Cromn. Compatibil
RMN. Substanta active-EVEROQLIMUS
polimer =100 pg/em2, Polimerul utilizat
PVDF-HEP polymer ce ofera o distributie
uniforma a substantei medicamentoase.
Balonul pe care este plasat stentul este
dublu strat. Forta radiala sporita,
vizibilitate sporita in timpul implantarii.
Sistemul de livrare cu componentu laser-
cut pentru o mai buna impinegere a
stentulnl. Restenoza mica prin vindecarea
neointimed. Lungimi 8-38mm cu
posibilitate de 48 mm. Diametre 2,25- 2.5-
2.75-3,0-3,5-4.0 mum cu posibilitatea de
postdilatare de la 0,5 mm pina ta 1,75 mm
de la diametrul initial. Rata cea mat mica
de tromboza intrastent intraspital si la 30
zile postinterventie. Aprobari de utilizare
Certificat CE pentru wtilizarea in infarctul
miocardic acut, pacienti diabetic, ocluzii
cornice totale si biturcatii

32

Stenturi coronariene cu eliberare de
substanta antirestenoza- Lverolimus
polimer

33100000-1

Stenturi coronariene cu eliberare de
substanta antirestenoza- Fverolimus
polimer

Bucalti

400.00

Muaterial Aliaj Cobalt Crom. Compaltibil
RMN . Substanta active-EVEROLIMUS
> ug/mm2. Dovada chinica a ratei de
tromboza tardiva foarte mica, Restenoza
mica prin vindecarea neointimei. Profil
ultrasubtire. Lipsa de scurtare la ctapa
dilatarit maximale, fara deplasare a
marginii stentului de la marcher in dimpul
expandarii. Lungimi 8-38mm. Diametre
de fa 2,25-4,0 mm cu posibilitate de
posidilatare cu pina la LS mm de fa
diametrul initial. Aprobari de utilizare
Certificat CE pentru utilizarca in infaretul
miocardic acul. pacienti diabetic.ocluzii
cornice totale si bifurcatii

5]
(7

Stent coronarian Farmacologic activ
polimer SIROLIMUS

33100000-1

Stent coronarian Farmacologic activ
polimer SIROLIMUS

Bucald

300.00

Material:cobalt crom L60S, substanja
activii — Sirolimus, materialul balonului —
nailon 12, Design: celule deschise.
Grosime strat: 80 pm. Substanta activa:
Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 pg/mm pe
fungimea stentului. Polimer: Poly (D1.-
lactide-co-caprolactone), bioresorbabil.
Acoperire: abluminali si gradabild.
Lungime utild: 144 em. Compatibilitate
cateter de ghidare: 3 't Acoperire:
hidrofilicd. Compatibilitate ghid: 0,014™,
Diametre: 2.25 mm- 4.00 mn. Lungime: 9
mmn-38 mm. Timpul de degradare a
polinerului si eliberare de medicament 3-
4 luni. Lipsa de detformare la trecere prin
leziuni calcificate cu tracabilitate si
impingere sporita,

Stent coronarian farmacologie
SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

34.1

33100000-1

Stent coronarian farmacologic
SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

Bucata

100.00

Material stent: Cobalt crom L605. Forma
stent: Design de eelule hibrid cu amestee
de celule inchise la margini si cellule
deschise la mijlocul segmentutui.
Substanta activa: Sirolimus nu mai putin
de 1,25 pgm/mm ? . Diameuru stent: 2,00-
4.5 mm Lungimi stent © 8§ — 48 mm.
Cateter ghid: S ¥
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Stenturi coronariene cu cliberare de
substanta antirestenoza- Zotarolimus

33100000-1

Stenturi coronariene cu eliberare de
substanta antirestenoza- Zotarolimus

Bucald

200.00

Stent de tip sinusoidal continuu [abricat
dintr-un material metalic compozit,
constand dintr-o carcasa din aliaj pc bazd
de cobalt gi un miez de aliaj platind-iridiu;
compatibil RMN. Substanta activi:
Zotarelimus:Doza: 1,6 pg/mm?2 pe
lungimea stentului.Design modular,
premontat pe balon semicompliant.
Suprafata de secliune circulara (asigurd o
mai buna acoperire a vasului) Compatibil
cu cateler ghid de SF (min. 1.D.:1.4mnv
0.056"). Sistema de delivrare 140 cm.
Dimnensiuni: 2.25-5.0 mun cu posibilitatea
de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la
diametrul initial, lung. 8-38 mm.

STENT GRAFT CORONARIAN

33100000-1

STENT GRAFT CORONARIAN

Bucata

5.00

Stentul este din otel inoxidabil. Graftul
este din PTFE, premontat. Vizibilitate
redicata ce permit o fixare exacta datorita
celor 2 markeri.Shatt flexibil care permite
patrunderen cu usurinta in vase torturase,
forta radiala mare. Diametru: 3-5 mm,
fungime 9-26 mm

STENT GRAFT pentru periferie

33100000-1

STENT GRAFT pentru periferie

Bucatd

5.00

Steatul este din otel inoxidabil, Grafiul
este din PTFE, premontat. Vizibilitate
redicata ce permit o fixare exacta datorita
celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite
patrunderea cu usurinta in vase lorturase.
forta radiala more. Diametru: pand la 9
mm, lungime pina la 30 mm.

Cateter pentru aspirare si ocluzie
temporars

33100000-1

Cateter penteu aspirare si ocluzic temporara

Bucata

150.00

Cateter de tromboaspiratie biluminal,
rapid exchange, premontat cu stilet
detagabil, pentru o livrabilitate sporiia gi
rezistentd la rasucire. Constructia shaft-
ului prinir-o tehnologie de Impletitura
unicd a peretelul. ce asigurd rigiditate
variabila. Sistemul este format din : -
Cateterul Tip Export are lungimea de 140
cm cu portiunea distala hidrofilica pina la
40 cm. Virf cateter radioopac, moale, scurt
cu 2 fumene: Jumenul pentru ghid si
lumenul de aspiratie, larg .orientat inainte
in imediata apropiere de lumenul ghidului,
Dot marcheri la distanta de 90 si 100 cm
de la virf. Sistemul contine doua seringi si
filtrele tip cosulet. Compatibilitare ghid:
0,014, Rezistent la rasucire.

39

Cateter de tromboaspiratie

39.1

[¥5]
ol

100000-1

Cateter de tromboaspiratie

Bucatd

150.00

Set: cateter de tromboaspirajie cu 2
lumene: lumenul pentru ghid si lumenul
de aspiratic larg sitvat frontal in imediata
apropiere de lumenul ghidului, 2 seringi
de 50 ml, linie de extensie cu robinet pina
la 25 cm, stilet premontat, filtru pentru
depistarea trombilor de 70 microni,
seringa de dimensiune <5 ml pentru
fluidificarca sistemei. Lungime utild: 145
cm. Marker radiopac: fa 2 mm de la varf
distal. Marker nonradioopac situat la 90,
100, 110 con de 1a varful distal. Lungimea
segmentului hidrofilic in portiunca distala
30 em. Compatibititare ghid: 00147
Rezistent la rasucire.,

hitps./fetender.gov.md/private/downloadContent

9/24




05.11.2019

htips./etender.gov.md/private/downloadContent

44 Set inflator cu manometru de presiuni
mici
40.1 33100000-1 1Set inflator cu manometru de presiuni mici Set 200.00 Set pompa cu manometru pentru umflat
baloane (indeflator) Continut: indetlator,
valva hemostatica, tub de extenzic minim
20 em, torque, introducator fir ghid 0,014
inch. Indeflator: seringa 20 cc, manometru
pand la 25atm. Valva hemostatica cu
inchidere axiala, tip push-push Torque fir
ghid 0,014 inch.
41 Set pompit cu manometru tip “pistol”
411 33100000-1 |Set pompd cu manometru tip “pistol” Set 600.00 Conline: - seringa cu manometru de
presiune, pentru umflarea baloanelor, tip
Ppistol” , valva hemostatica cu sistem de
inchidere tip push-push. Indeflator cu
presiune de pana la 30 atm. Diametrul
interior de 0,096 inchi2,44 mm . Setul sa
contina si torquerul si introducerul, Tub de
extenzic minim 20 em,
42 Dispozitiv de umflare (pentru tehnica
kissing)
421 33100000-1 |Dispozitiv de umflare (pentru tehnica Bucata 600.00 Set pompa cu manometru pentru umflat a
kissnig) 2 baloane simultan {indetlator) Continut:
indeflator, seringa minim 30 ml,
martometru pand la 30 atm. Prevazut cu Y
valva cu doua concctoare care ar da
posibilitate cfectuarii tehnica Kissing cu un
singur dispozitiy de umflare. Tub de
extenzie minim 20 em.
43 Conectoare Y
431 33100000-1 [Conectowre Y Bucutd 50.00 Valva hemostatica Y cu inchidere axiala,
tip push-pushjorque system, introductory
tir ghid compatibil cu 0,014 inch,
44 Ac punctie
44.1 33100000-1 [Ac punctie Bucatd 50.00 Ac cu un perete subtire, calibru de 21G
lungime de 4-7 em. Ghid recomandat
0.035” — 0.038”
45 Conectori monitorizare presiune
45.1 33100000-1 |Conectori monitorizare presiune Bucatd 50.00 Transparenti, flexibili, Lungimi
disponibile 13-150¢m, rezistenat la
600PC, flexibil, Male - female, marcaj
coloral pentrn linie arteriala sau venoasa
46 Manifold cu 3 robineti
40.1 33100000-1 {Manifold cu 3 robineti Bucatd 50.00 Presiune: 200 psi. 500 respectiv 1050 psi.
cu I pana fa 5 port cel putin 138 de
configuratii disponibile din policarbonate
cu posibilitatea de a avea incorporat o
linic de presiunc la una dintre extremitati.
47 Tub injectare substanta de contrast
47.1 33100000-1 |Tub injectare substantd de contrast Bucati 200.00 Din PVC transparent rigid rezistent la
‘ presiune 1200 psi adaptor rotativ Concctor
male — female Lungimi 25 cm, 51 ¢, 76
cm, 122 em. Aviz de compatibilitate emis
de producatorul sistemului,
48 Set seringattub injectomat “VMIEDRAD
Mare V ProVis™
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48.1 33100000-1 {Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Bucatd
Mare V ProVig™

200.00

1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material:
polipropitena Lungime totala seringa
240mm -Diametru extern seringa 60mm -
Prevazata cu varf tip Luer Male si cu
conector rotativ pentru fixarca racordului
de joasa presiune —Piston prevazut cu
doua sisteme de prindere de 8.5mm
lungime -Presiune maxima de utilizare:
1200 PSI (83 bari) Tub umplere
Caractenistic: -Material: polietifena cu
densitate mica -Lungime totala 40mm
(lungimea portiunii drepte de 170mm) -
Deschiderca curburii de 60mm ~Diamctru
intern: 4. 1tmm -Diametru extern: 5.4mm -
Presiune maxima de atilizare: 1200 PSI
(83 bari) -Aviz de compatibilitate emis de
producatorul sistemului.
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49 Set steril getahil pentru angiografie
49.1 33100000-1 [Set steril getabil pentra anglografie Set 2000.00 I buc.: camp adeziv 50x50cm. Triplu

stratificat : strat celuloza confort pentru
pacient, strat impermeabil, strat absorbant.
Standard de performantd pentru campurile
sterile — EN 13795, 1 buc.: camp
absorbant aprox. 34xS50cm. Extra-
absorbant, polistratificat, minim 6 straturi,
cu bandd adeziva. Standard de
performanid pentru campurile sterite — EN
13795, 1 buc.: cdmp de masa instrumentar
150x190cm. 75x190cm absorbant, Triplu
stratificat. Standard de performanid pentru
cAmpurile sterile — EN 13795, 1 buc.:
Camp angiografie minim 240x370 ¢,
integru, impermeabil 100%. Zona
ranforsati triplu stratificatd, cu grad inalt
de absorblic (nu mai pufin de 6,5 g/100
em32). 4 orificii cu bord adeziv impregnat.
Margini laterale transparente, dim. 70 ¢m,
Bordurile adezive ale campului
impregnate in {esaturd (s nu fie lipici cu 2
tefe) pentru a nu torma cute §i a asigura
100% impermeabilitate. Standard de
performanta pentru campurile sterile — EN
13795, 1 buc.: cearsat 100x150cm. Dublu
stratificat. Standard de performanid penteu
campurile sterile — BN 13795, 2 buc.: husi
ceran circulard 140em din polictilena,
transparentd | buc.: husi tub radiologic,
cireulard, 75 em din polictilena,
transparentd. cu clastic 4 buc.: Serveqele
pentru maini din celuloza 2 buc.: Halat
chirurgical XL. din {ibre de polipropilen,
nu mai putin de 5 tipuri de polipropilen
{SMMMS), repelent, cu manjete de
poliester, maneca cusutd cu laser. se va
exclude maneca cusuta cu acul. Lungimea
manecilor - nu mai putin de 65 cm (=2
cm), lungimea halatului - nu mai putin de
150 cm (£2 em) din umeri pana la poale,
latimea halatului - nu mai mica de 74 em
in zona axilara. 1 pereche: Minusi sterile,
nepudrate N7.5, din cauciue deproteinizat,
non-alergene, rezistente la interventii
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor
metalice; apirogenice, rezistenta la rupere
= nu mai putin de 18N, grosimea la degete
- nu mai putin de 0,27 mm; continutul de
proteine extractibile — nu mai mare de 20
ug/g (conform standardului de calitate
EN455). acoperit pe interior cu biogel
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pentru protectic dubld i rezistenga la
rupere. 2 perechi: Manusi sterile,
nepudrate N7,5; N8, din cauciue
deproteinizat, non-alergene, rezistente la
interventii chirurgicale cu wilizarea
ghidurilor metalice; apirogenice,
rezistenta fa rupere - nu mai pugin de 18N,
grosimea la degete - nu mati putin de 0,27
mn: confinutul de proteine extractibile —
nu mai mare de 20 pg/y (conform
standardului de calitate EN4553), acoperit
pe interior cu biogel pentru protectie dubli
si rezistenta la rupere. 1 buc.: Bol 120 ml
din polipropilen, gradat, transparent |
buc.: Bol 125 ml cu filet si capac 1 buc.:
Bol renal | buc.: Pinceta 1 bue.: Forceps 1
buc.: Tavigd 2500 ml din
polipropilen,color, cu ,aripioare™ | buc.:
Seringd angio 12 ml cu rotator 1 buc.:
Rampi 3 ¢iti OFF, robineti cu aripioare®,
rezistentd la 35 bar integrati cu: - sistemnul
de contrast din poliuretan minim 1800
mm, - sistenu! de perfuzie din poliurctan
minim 1800 mm.- tub din poliuretan,
minim 1300 mm, 1,5x2,7 mm. | buc.:
Bisturiu 211 1 bue.: Ghid angiogratic
minim 175 em, f3, 0,034-0,036" 10 buc.:
Tampon absorbant 10x10 cin minim 8
straturi | bue: Ac seringa 18G 1 bue: Ac
seringa 21G 1 bue.: Ac seringa 22G.
0.7x30 mm 1 buc.: Seringa 20 ml 3
componente 1 buc.: Seringd 10 ml 3
componente 1 buc.: Seringd 5 ml 3
componente 1 buc.: Seringa 2 ml 3
componente 1 buc.: Bol pentru tubulatura,

50 Set steril getabil pentru angiografie prin
abord radial
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50.1

33100000-1

Set steril getabil pentru angiografie prin
abord radial

Set

1000.00

1 buc.: camp absorbant aprox. 34x50cm
cu - minim 500 m capacitate absorbtic: |
buc.: cdmp de masa instrumentar

150x 190cm. 75x190c¢m absorbant. Triplu
stratificat. 1 buc.: Camp angiografic
minim 240x370 cm, integru. impermeabil
100%. 4 orificii ( 2 femurale si 2 radiale)
cu bord adeziv impregnat pe toata
suprafata, ce nu permite contactul direct
cu pelea. Margini laterale transparente,
min. 70 em. 2 buc.: husa ecran circulard
140cm din polietilend, transparenta; |
buc.: husd b radiologic. circulard. 75 cm
din polietilend. transparentd. cu clastic; 2
bue.: Servetele pentru maini din celulozi;
2 buc.: Halat chirurgical XL 2 pereche
maneca cusuld cu laser, se va exclude
maneca cusuta cu acul.; Bol renal -1 buc,;
Pinceta-1 buc.; Tavigd 2300 ml din
polipropilen, cu "aripioare” pentru
evitarea alunecarii materialelor depozitate
in bol, color; 1 buc.: Scringd angio 12 ml
cu rotator: 1 buc.: Manilold 3 ¢ai OFF, cu
robineti acoperite cu cauciue pentru o mai
buna ermetizare si maneveare rapida si
usoara - deschidere-inchidere. rezistentd la
35 bar integratd cu; - sistemul de contrast
din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul
de perfuzic din poliuretan minim 1800
mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm
i I buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic
minim 180 cm, J3, 0,035 ;10 bucati
Comprese absorbant 10x10 ¢m 12
straturi; | buc.: Seringd 20 ml cu luer
lock: 1 buc.: Seringd 10 ml cu luer lock;
1buc: seringa de 5 ml cu luer Jock ;1 buc.:
dispencer,

51

Camp steril super absorbant

S

33100000-1

Camp steril super absorbant

Bucatd

500.00

1. Dimensiuni 55x70 em (£5 ¢m); compus
din 3 straturi bine delimitate: strat
impermeabil pe toatd suprafaja. grosime
nu mai micd de 80 microni; strat
superabsorbant pe toatd suprataga,
absorbtie nu mai putin de 5,5 ml/dm2,
grosimea stratului — minim 75 g¢/m2: strat
adeziv aplicat pe marging, liber de
colofoniu. se exclude lipici cu fata dubla
penuu a nu torma canale de acer;
materialul nu va face scame, indicele
formarii scamelor -2.6 log 10, confirmat
de producator. Se va exclude materialul
care va face scame (pentru a evita viscul
de patrundere a scamclor in vascle
sangvine); marcaj CE, certificat EN13793;
mostre Ja solicitare.,

wn
(V]

Minugi sterile nepudrate (N 7; 7,5: 8)

LA
)

33100000-1

Minusi sterile nepudrate ( N 7; 7,5: 8)

Bucatd

2000.00

1. Din latex deproteinizat, non-alergene,
non-pirogene, rezistente la interventii
chirurgicale indelungate i Ia interventii cu
ghiduri metalice: (Ard pudrd. cu strat de
biogel aplicat pe interior; rezistenta la
rupere conform standardului EN435 ~ nu
mai pufin de 18N, confirmati de
producitor; continutul de proteine
extractibile din latex — nu mai mare de 20
pg/e, confirmatd de producitor; mirimi la
contanda in asortiment: N6,5; N7; N7,5;
N8, N8,5: marcaj CE, certificat EN13795:
mostre la solicitare,
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Seringi pentru injectare substan(i
contrast

N
[N

33100000-1

Seringi pentru injectare substanid contrast

Bucata

50.00

Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner
tip “aripionrd”

Capot (halat) chirurgical steril marimea
XL

54.] 33100000-1

Capot (halat) chirurgical steril marimea XL

Bucati

2000.00

. Din material netesut - (tbre de
polipropilen, minim 3 tipuri de fibre —
SMS: repelent, grosimea materialului
SMS - minim 33 g/m2; méncea cusutd cu
laser — cusaturd dubld — pentru a asigura
impermeabilitatea la microbi ¢i Jichide. se
va exclude maneca cusuta cu acul;
tungimea manceilor - nu mai putin de 60
em (+3 emy), lungimen halatului - nu mai
putin de 155 em (£3 cm) din umeri pana la
poale, latimea halatului in zona axilara -
minim 75 cm (+3 cm); ambalat individual,
cu 2 servetele absorbante de celuloza — se
vor excliude modele neabsorbante; eticheta
autocolantd a ambalajului va contine
informatie despre nr. Lotului si data
expirdriiz indicare pe ambalaj a sterilizirii
cu BEO (se va exclude sterilizarea cu raze
Rocntgen). termen de valabilitate - nu mai
mic de S ani; marcaj CE, certificat
ENI3795;mostre la solicitare. Marime
XL, XXL

Dispozitiv recuperare corp strain

55.1 33100000-1

Dispozitiv recuperare corp strain

Bucata

5.00

Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip
lasou. pentru recuperare fragmente
migrate accidental. Bucla confectionata
din aur- tungsten pentru vizibilitate
optima. Marker radioopac din platina.
Lungime : 60, 125, 150, 7S e :
diametru : 2,4,5,7.10,15,20,25,30,35 mm

I xtensie pentru cate-ghiduri

56.1 33100000-1

Extensic pentru cate-ghiduri

Bucata

100.00

Folosita in abordari de leziuni caleificate,
compatibila cu cate-ghid de 6F. Acoperire
distal hidrofilicd penteu traumatizm
vascular minimal. Dimensiune disponibila
> 140 com, Diamentrul intern 0.057" (1.45
min)y diametrul extern 0,067 (1.71 mm).
Lungime segmentufui de ghid »25 em.

Sistem de inchidere percutana a
orificiului de punctie

57.1 33100000-1

Sistem de inchidere percutana a orificiului
de punctic

Bucati

300.00

Dispozitiv activ pentru inchiderea
vasculara efectiva si hemostaza
instantanee, chiur st la pacienti cu
tratament anticoagulant Componente
complet absorbabile in maxim 90 de zile.
Dispozitiv compus din: -ancora
intraarteriala -dop din colagen -sutura cu
strangere autonata -sa nu necesite
compresic manuala -Ancora cu profil mic
conceputa pentru a se atasa strans de
peretele arterial. pentru evitarea tulburarti
fluxului sanguin. -Inchidere mecanica
active - procedura rapida -ugor de utilizat -
confortabil pentru pacient -timp scurt de
imobilizare a pacientulut 30 min -
dispozitiv compatibil 6 si § F -studii de
specialitate relevante privind elicienta si
siguranta -complicatii reduse -Marcayj CE

Sistem de compresic dupa punctie

radiala tip ceasornic

hitps://etender.gov.md/private/downloadContent
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33100000-1

Sistem de compresie dupa punctie radiala
tip ceasornic

Bucata

2000.00

Disponibild in mirimi S M, L, cu
“pernufd” atraumatica din silicon.
Compresia si decompresia elementului
hemostatic reglabila prin rotirea
nanifoldului ceasoricului. Disponihil cu
wn sistem de frinare si monitorivarca
tmpului expus

Catcter pentru imagistica intravasculara
prin coerenta optica

33100000-1

Cateter pentru imagistica intravasculara
prin coerenta optica

Bucata

20.00

Specificatiile produsului: -Cateter ce
contine fibra optica -Sa prezinte
tehnologie Extreme ResolutionT™, ce
ofera posibilitatea obtinerii ¢ unor hmagini
intravasculare coronariene de pana ta 10-
15 microni. caracterizate printr-o detalicre
fara precedent si usurinta in interpretare,
pentru caracterizarea leziunilor si
optimizarca procesului de plasare
stenturilor -Sa prezinte profilul de trecere
de 2.7 I in axul de sustinere proximal ce
ofera o livrare excelenta a dispozitivului
in zona de interes -Sa prezinte un invelis
hidrofi] lubrifiat si un varf cu profil redus
de intrare pentru a putea traversa leziuni
inguste, distale -Sa prezinte o
compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si
catetercle ghid de 6 F -Cele doua benzi
radicopace cu rol de marcaj distal situale
la o distanta de 20 cm una de alta pentru a
permite evaluarea fungimii segmentului si
facilitaten pozitionarii cateterului —Sa
prezinte o conexiune simpla a cateterului
la unitatea de control a fibrei optice pentru
o configurare usoara -Sa nu fic necesar un
dispozitiv extern de retragere a cateterului
pentru evitare deteriorarii cateterului -
Viteza de obtinere a imaginii de pana 1a 25
mn pe secunda -Lungime cateter 135am,
diametru distal 2,71 ghid 0,014

60

Cateter wireless pentru masurarea FFR
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6.1

33100000-1

Cateler wireless pentru masurarea FFR

Bucatd

50.00

Specificatii minime: Cateter compatibil
prin tehnologia .wircless™ (fara fir) pentru
usurinta in manipulare si pozitionare,
Frecventa securizate de transmitere a
datelor wireless Tehnologie radio avansate
pentrt comunicare sigura si prolejate.
Design unic pentru imbunatatirea
manevrabilitatii. Strat hidrofil ce ofera o
manevrabilitate crescuta, trecare redusa si
pozitionare usoara Senzor de presiime ce
periite masurarea exacta a FFR amplasat
la 3 cm de capatul distal al cateterului,
Manerul cateterului detasabil cu
wansmitator wireless si cu o autonomie a
bateriei de minim 3 ore Compatibil cu
platforma wircless de receptare si
prelucrare a informatiilor Posibilitatea de
integrare completa in laboratorul de
angiografic in majoritatea sistemelor
hemodinamice existente pe piata, fara
dispozitive si costuri suplimentare Studii
tnternationale de specialitate privind
efictenta si utilitatea FFR realizate prin
intermediul cateterclor. Lungime cateter
175 em, Gama de presiune -30 - 300 mm
Hyg Precizia presiune + 1 mmHg plus +
1% (<30 mmHg) + 3% (> 30 mmllg).
Freeventa raspuns la 25 Hz Durata de
viata baterie transmitator minim 3 ore.
Gama de frecventd 2.4000 - 2.4835 GHz
(banda ISM) Putere Radio | mW varf, 70
pW mnedie Intirziere semnal total <10 ms

61

Sistem de protectic impotriva emboliilor

611

33100000-1

Sistem de protectic impotriva emboliilor

Bucatd

20.00

Dispozitiv de filtrare a emboliilor
cerebrale, mdicat ca dispozitiv adjuvant
pentru pacientit care necesita stentare
carotidiana/coronariana. Dimensiunt
vasculare de relerinta; 4.0mm- 7.0mm
Material de tabricatic pentru sistemul de
saptare a debrisului: nitinol, Diametrul
standard al porilor: 100 microni. Filtru
vascular expandabil: 180 ¢cm lungime.
Profil de wecere: 2.7 F, Compatibil cu
cateter ghid de 0.0147. Lungimea
cateternfui 135 en

62

Stenturi periferice autoexpandabile
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62.1

33100000-1

Stenturi periferice autoexpandabile

Bucati

5.00

Stent periferic autoexpandabil cu profil §
Fr. Stent din nitinol cu diametre
disponibile de: 5,6,7,8 mun si lungimi de:
20.40.60.80, 100,120,150 mm. Toate
dimensiunile sa fie compatibile cu teaca
de SFr. Compatibilitate pentru ghid de
0.0357, Celulele stentului sunt deschise.
partea de sus a celulelor nu iese spre
exterior prin indoirea stentului.
Imposibilitatea deformarii stentului in
cazul flexiunii in lumenului
vasului.Stabilitatea radiala nalta.
constantd pe ntreaga lungime a stentibui.
Grosimea peretelui stentului nu mai mult
de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai
putin de 10.55 g/mm. Markeri din tantal la
fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului ,
numarul markerilor variind in functie de
marimea stentului. Sa nu existe scurtarea
stentului la deschiderea acestuia . Sistem
de siguranta pentru prevenirea sariturii
stenwului din sistemuld de livrare la
deschiderea partiala sau totala a acestuia.
Caleter cu lungimi disponibile de : §0cm |
120cm st minim 130 ¢m, acesta din wma
pentru acces brachial sau femural . Varful
flexibil atraumatic in forma de conus.
Performantele stentului in timp (la 3 ani)
sa fie evidentiate de cel putin un studiu
clinic relevant. Studiul clinic sa includa si
leziuni complexe (peste 75mm st foarte
calcificate)

Stenturi periferice balon expandabil

33100000-1

Stenturi periferice balon expandabil

Bucati

5.00

Stent periferic balon expandabil cu
dimesiuni 5-10 mm Lungime 15-60
mm.Este confectionat dintr-un tub de otel
inoxidabil cu cclule deschise, cu markeri
din tantaliv. Toate dimensiunile sa (ie
compatibile cu teaca de 6-7 Fr.
Compatibilitate pentru ghid de 9,035

64

Balon 0.035" pentru angioplastie
periferici
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04,1

33100000-1

Balon 0.035" pentru angioplastie periferici

Bucata

5.00

Balon de vp RX/OTW utilizat in dilatarea
feziunilor stenotice sau ocluzive ale
arterclor Hiace, femurale, iio-femurale,
poplitee, infra-poplitee si renale; la fel,
penuru tratamentul feziunilor obstructive a
fistulelor native sau artificiale pentru
hemodializd. Indicat pentru postdilutare a
strenturilor utilizate in vasculatura
perifericd. Compatibilitate phid: 0,035
(0.89 mm). Lungime utila: 90 sau 135 cm.
Materiatul balonului: nailon. Lungimi
balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200
mm. Diametre disponibile balon: 3.00,
4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00. 10, 12
mn Presiune nomimald = 8 — 10 aun.
RPB: 12~ 20 atm. Balon RX: lungimea
utild — 135 cme core wire cu var( conic de
tip stiff incorporat in shatt distal. Markec
vizibili de adancime 1a 90 si 100 cm.
Diametre disponobile: 3,00 mm — 12 mny.
Lungimi disponibile: 20 mm - 200 mm.
Core wire din otel inpxidabil fncorporat in
shaft sporeste raspunsul la impingere si
trecere prin leziuni. Balon OTW:
fungimea utila ~ 90 sau 135 cm: core wire
cu varf conie de tip stff incorporat in shafl
distal.. Diametre disponobile: 3,00 mm -
12 mm. Lungimi disponibile: 20 mm —
200 mm.Core wire din otel tupxidabil
Incorporat in shaft sporeste raspunsul la
impingere si trecere prin leziuni.

Stenturi cu mesi dublii pentru carotida

33100000-1

Stenturt cu mesd dubld pentru carotida

Bucata

20.00

Stent din nitinol, construit din mesi
impletitd dubli: macro-mesga externd i
micro-mesa interna, care permile
autoajustare in artere. Sistemul de Hvrare
Rx. Compatibil cu ghidul 0.0147 si toate
sisteme de proteciie unti-emboli. teacd de
5 brsau cateter de ghidare de 7 Fr, cu
lungimea de shatt 143 em, Diametre: 5-10
nun. Lungimi 25-45 mm.

66

Balon farmacologic activ utilizat in
angioplastia coroniana

66.1

33100000-1

Balon farmacologic activ utilizat in
angioplastia coroniana

Bucatd

30.00

Balon RX, impregnat cu Paclitaxel;
excipient natural Uree cu actiune
hidrofilica - obligatoriu pentru evitare:
reactitlor alergice si toxice. Timp de
eliberare a medicamentului- 30-60
secunde. Actiune antirestenoza dupa
angioplastie- nu mai putin de 28 zile (se
confirma cu analize de laborator).
Disponibil pe cateter cu lungime de 143
em. Compatibil cu teaca introducatoare de
5 F. Compatbil cu ghid de 0.014™".
Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm;
lungime- 15-40 mm

67

Valva aortica autocxpandabila
transcateter
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33100000-1

Valva aortica autoexpandabila transcateter

Bucata

5.00

Set de valva aortica transcateter din
pericard porein: Implantare prin abord
transfemural, dircet aortic sau
subelavicular; Bioproteza din pericard
porcin tratat impotriva calcificarii,
configuratic cu trei foite: Cadru de
sustinere confectionat din Nitinol,
autoexpandabil; Design supra-annular,
pentru performante hemodinamice bune;
Dimensiuni 23, 25, 27mm. Sistemu] de
livrare sa permita repozitionarea valvei
inainte de fixarea definitivig Sistem de
livrare compatibil cu introductor 18-19 Tr.
Kit complet de accesorii necesare pentru
implantare; Sistem compatibil cu ghid de
0.0357; Marca CE: Aprobarc FDA: Studii
clinice; Furnizorul sa asigure instruirea
echipei medicale st asistenta tehnica la
primele 10 implantari gratis. Se solicita
studii pentry acest tip de valva
(documentare). Toate costurile legate de
serviciile asociate vor i suportate de calie
furnizor. Sistemul va [ insotit de manual
de utilizare in limba romana.

68

Valva aortica autoexpandabila
transcateter de dimensiuni mari

68.1

33100000-1

Valva aortica autoexpandabila transcateter

Rucati

Set de valva aortica transcateter din
pericard porcin; Implantare prin abord
transfemural. direct aortic sau
subclavicular; Bioproteza din pericard
porcin tratat impotriva calcificarii,
configuratie cu trei {oite; Cadru de
sustinere confectionat din Nitinol,
autocxpandabil; Design supra-annular,
pentru performante hemodinamice bune;
Sistemul de livrare sa permita
repozitionarca valvei inainte de fixarca
definitiva: Sistem de livrare cu profil
redus. indicat pentru vas de acces
transarterial de la 5.0 mn diametru, pentry
diminuarea complicatiilor vasculare;
Marimi: 29, 34 mm, pentru protezarea
inclelor aortice cu diametrul intre 18 si 30
nun; Kit complet de aceesorii necesare
pentru implantare; Sistem compatibil cu
ghid de 0.0357; Marca CE: Aprobare
FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure
instruirea cchipei medicale si asistenta
tchnica la primele 10 implantari gratis. Se
solicita studii pentru acest tip de valva
(documentare). Toate costurile legate de
serviciile asociate vor {1 suportate de catre
furnizor. Sistemul va fi insotit de manual
de udilizare in limba romana.

69

Ghid metaliz amplatz super stiff

69.1

33100000-1

Ghid metaliz amplatz super stiff

Bucata

15.00

Constuctia ghidului este neteda cu arcuri
spiralate format din otel inoxidabil.
acoperire din PTFE. Lungimi: 180 em,
260 em. Configuratii virt diferite

70

Ghid metaliz amplatz extra stiff

70.1

33100000-1

Ghid metaliz amplatz extra stiff

Bucata

15.00

Shaft extrasitff. Diameurul 0,035 cu varf
atraumatic moale, Control de torsiune —
L:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale
pina la 25 em cu un strat de acoperire
microglide pentru micsorarea frictici.cu un
viirl moale deformabil. Lungimea de 180,
260, 300 cm.
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7t

Balon pt valvuloplastic pulmonara si
aortica

33100000-1

Balon pt valvuloplastie pulmonara si aortica

Bucata

2.00

Constructie cu axiala Montat pe un balon
noncompliant Profil mic Timpul de
infaltic si deflatic foarte rapid RPB pina la
6 atm, NP de la 3 atm, Diametre
disponibile 4- 12 mm Lungime: | - 10 cm
Lungime cateter 70 — 90 — 100 ¢cm Marker
din platina Corpul balonului sa fic din
polimer Balonul sa fie elastomer
termoplastic

72

Stenturi pentru artere renale

721

33100000-1

Stenturi pentru artere renale

Bucota

20.00

rapid exchange - crossing protile < 0.065™
- constructic tubularn taiata cu laser din
otel 316L - Compatibil cu ghid 0.014 inch
- diametru: <,5: 5, 5,5, 6; 6,5, 7 mm; -
lungime: 10; 135; 20; 24 mm - strut
thickness: 165um - strut width: 110pm -
dedicat pentru arterele renale - shaft
proximal/distal: 2.3F/3.5F

73

Sistem de rotablatie

33100000-1

Sistem de rotablatie

Bucata

10.00

Optiunile de dimensiuni brute multiple
permit crearea dimensiunii flumenalui
previzibil pentru pregdtivea vasclor
controlate ¢i dimensionarea si extindereu
uniforma a stentului. Foloseste aer
comprimat sau azot pentru a rula turbina
cu presiunea intre 90 PSIsi 110 PSIL
Sistem pre-conectat sau avansator separat
st burr, Varful diamantat cu 2 000-3000
cristale microscopice de diumant pe virtul
distal. Partea proximala din alama nichel.
Dimensiuni disponibile de la 1,25mm la
2.5mm. Sistemul pentru rotablatie arc
patru componente principale: sistemul de
ghidare (ghid 0,010” compatibil cu burr-2
buc), avansator. cateter i consola.
Cateterul include burr si arborele de
antrenare elicoidal, teaca, conectarea
cateterului $i corpul cateterului. Sistemul
este capabil sl transmitd iniscarea rotativi
ta viteze de pinit la 190.000 RPM, care
are ca rezoltat ablatia {ind a particulclor de
tesut deromat de ciitre burr acoperit cu
diamant. Burrurile sunt disponibite Tn
urmatoarcle dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75,
2,0, 2.15,2.25, 2,38 41 2.5 mm. Cateterul
are o lungime de 135 cm. Teaca este de
L4 mm (0,058 in) in diametru st este tivita
la varf pentru a permite trecered usoara in
nava. Furnizorul sa asigure instruirca
echipel medicale siasistenta tehnica la
primele 10 implantari graus.

74

Cafeter multi-clectrod pentru denervare
renala
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74.1

33100000-1

Cateter multi-electrod pentru denervare Bucata

renala

10.00

Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid
exchange) la 30 cm de varful distal;
Design: autoexpandabil forma clicoidala
pentru o cat mai buna adaplare la o gama
variata de forme si dimensiuni ale
arterelor renale; Material: poliuretan cu
ramforsare metalica; Compatibil cu ghid
0.014"; 4 electrozi monopolari,
radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm
pozitionati elicoidal; Timp rapid de ablatic
60 sec, Marker radioopac din PV Ir la |
mm de varful distal: Lungime [17 em,
compatibil cu catetere de 100 cm sau mai
scurte; Profil maxim: 0.054™;
Dimensiunea vasului de tratat: 3 —~ 8 mm;
Lungimea zonei cc poate fi tratata cu toti
electrozit activi: 17 = 21 mm: Lungimea
varfalui: 5 mm; Marker shaft femural: 55
et de varful distal; Cablu integrat pentru
conectarea la generalorul de
radiofrecventa; Compatibil cu generatorul
clectrochirurgical cu radiofrecventa cu
conrol automat (se presleaza gratis de
furnizorul cateterului); Puterea este
monitorizata si controlata continuu pe
bazua temperaturii si impedantei masurate
fa zona de contact electrod-tesut pentru a
se asigura o functionare optima; Prezinta
interfata de tip touchscreen pentru
conligurarea personalizata a electrozilor;
Monitorizarea complet vizibila a
clectrozilor; Prevazut cu telecomanda si/
sau pedala de control {optional):
Dimensiuni: aprox. 30 em x 40 ¢cm x 20
cm; Greutate pina la 10 kg (fara
accesorii); Diagonala display: nu mai
putin de 25 em ; Putere RF la iesire: max
8.0 Wt Livrarca de energic se face daca
impedanta masurata este intre 175 — 1200
ohm; Puterea de alimentare: 100 - 240 V,
50 - 60 Hz

3. Criterii §i cerinte de calificare

Nr.

Denumirea documentului/ceringelor

Cerinte suplimentare

Obl

KN

Neimplicarca in practici frauduloase si de corupere

va indica)

Declaratic pe propric raspundere conform Formularului (se NU

Dovada inregistrarii persoanci juridice, in conformitate cu
& ! i »
prevederile legale din yara in care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderivVextras din
Registrul de Stat af persoanclor juridice - copic, confirmati
prin aplicarca semnaturii $i stampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din {ara de
origine care dovedese forma de fnregistrarc/atestare ovi
apartenenta din punct de vedere profesional

DA

Actul care atestd dreptul de a livea bunuri/lucrari/servicii

Copie ~ confirmatd prin semndtura si stampila ofertantului

NU

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant. de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere

NU

Prezentarea de dovezi privind conformitacea produselor,
identificatd prin referire la specificatii sau standard
relevante

Nu se cere

NU

Demonstrarea experientet operatorului economic in
domeniul de activitate aferent abicetului contractului ce
urmeazd a i atribuit

Declaratie privind experienta similard conform Formularului
(se va indica) sau Declaratic privind lista principalelor
fuerdri executate in ultinaul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NuU
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3.7 |Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele Declaratie privind dotrile specifice, utilajul i echipamentul | NU
indicate de autoritatea contractantd, pe care aceasta le necesar pentru Tndeplinirea corespunzatoare a contractubui
considerd necesare pentru indeplinirea contractului cc conform Formularului {se va indica) si Documente care
urmeazd a {1 atribuit atestd faptul ¢ operatorul economic se ufla in posesia

utilajelor, instalatiilor gi‘sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea fiind tic In dotare propric,
fie inchiriate, necesare indeplinirii contractului

3.8 [Nelncadrarea in situatiile ce determing excluderea de la Declaratie pe proprie raspundere conform Formularului (se NU
procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art, 18 din Legea |va indica)
nr. 131 din 03.07.2015

3.9 |Oferta Original DA

310 |Informatii generale despre ofertant Formularul informativ despre olertant conform Formularului| NU

(s¢ va indica)

3.11 |Raportul financiar Copie — conlirmatd prin semndtura si stampila candidatuiui DA

312 |Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru NU
indeplinirea corespunsitoare a obiectului contractului ce implementarea contractului conform Formularul (se va
urmeazi a i atribuit (personalul de specialitate care va avea|indica)
un rol esential In indeplinirca acestuia)

303 [ Minim ani de experientd specificd in livearea bunurilor Nu se cere NU
si‘sau serviciilor similare

3.14 | Valoarea minimd (suma) a unui contract individual Nu se cere NU
indeplinit pe parcursul perioadei indicate (numirul de ani)

3.15 |DUAE Formularul atagat la documentele licitatiei- original - DA

confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului

316 |Gurantia pentru oferta -original- previzutd in punctal PO 23.1: conform DA

formularulut I 3.2 din documentatia standard

3.17 |Formularul ofertel F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe site DA

(www.capes/dispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat
prin aplicarea semnaturii si stampilei Participaniului,
Participantul va prezenta tormularul ofertei F 4.1 in format
electronic pe supo

348 [Formularul ofertet F 4.2 - original - conform Formularului clectronic plasat pe site DA

(www.capesidispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnaturit i stampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei
F 4.2 in format electronic pe suport CID impreuna cu olerta.
Informalia din formularul ofertei F 4.2 pe suport hirtie
obligatoriu va {1 identicd cu informatia prezentatd in format
electronic.

3.19 |Declaratic - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va DA

constitui 0% din termenul wial al produsului.

3.20 {Declarape Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici. vor fi DA

prezentate mostre de cdtre potentialiy cistigdtori in termen de
5 zile de la solicitare
3.21 JLista tondatorilor operatorilor cconomici {numele, Lista fondatorlor operatoritor cconomict (numele, DA
prenumele codul personal) prenumele codul personal)
4. Pregatirea ofertelor

4.1 |Oferte alternative: Nu vor fi

4.2 |(Garaniia pentru olertd: Oferta va i insotiti de o Garantie pentru ofertd (emisit de o bancei comercialil)
conform formularului IF3.2 din sectiunea a 3-a — Formulare pentru depuneren ofertei
sau
Garantia pentru ofertd prin transfer Ia contul auteritiitii contractante, conform
urmaitoarelor date bancare:
Beneficiarul plagii: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE iN
SANATATE
Denumirca Bancii: Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
[BAN: MD23TRPCCC518430B0I8SIAA
cu nota “Pentru parantia pentru ofertd lu licitatia publicd nr. 19/00107 din 11.12.2019”

4.3 |Garan{ia pentru olertd va {i in valoare |1.00% din valoarea olertel [ira TVA.
de:

4.4 [Edipa aplicabild a Incoterms si DDP - France destinatic vamuit, Incoterms 2013
termenii comerciali acceptati vor fi:

4.5 |Termenul de In termen de pind la 30 de zile de Ia soticitarea serisil a beneficiarului. (IMSP Institutul
livrare/prestare/execulare: de Cardeologic)
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4.7

Metoda si condipiile de plata vor [3:

in termen de 30 zile bancare de la reeeplionarea facturii fiseale si actului de predare —
primire de catre CAPCS.

4.8

Perioada valabilitayii ofertet va fi de:

120 zile

4.9

Ofertele in valuta suwdina:

Nu se accepta

5. Depunerca si deschiderea ofertelor

sl

Plicurile vor contine urmitoarea
informatic suplimentari:

Licitatic publicd ar. 19/00107

Pentru achizifionarea de: Achizitionarea de consumabile pentru laboratorul de
catetirism cardiac si angiografie necesare pentru 2020, conform necesitiitilor IMSP
Institutul de Cardceologie

Autoritatea contractantil: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa autoritafii contractante: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun.
Chisiniiu, str. Korolenko 2/1

A nu se deschide inainte de: 11.12.2019 10:00

Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorititii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisindu, str. Korolenko 2/1
Tel: 022-88-43-25 (48)

Fax: 022884245

E-muail: office@capes.md

Data-limitd pentry depunerea ofertelor este:

Data, Ora: 11.12.2019 10:06

wn
e

Deschiderea otertelor va avea loc la
urmitoare adresi:

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1
Tel: 022-88-43-25 (48)

Dala, Ora: 11,12.2019 10:00

6. Evaluarea si compararca ofertelor

0.1

Preturile ofertelor depuse in diferite {Leu MD
valute vor It convertite n:

Sursa ratei de schimb in scopul BNM
convertinie

Data pentru rata de schimb aplicabila [11.12.2019

va fi:

6.0

Modabhtatea de efectuare a evaludrii:

per pozitic la cel mai mic pret fiicd TVA, cu corespunderea tuturor cerintelor.

6.3

Factorii de evaluarea vor fi urmitorii:

Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1

Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va (i

Cel mai mic pret

Suma Garantiei de buni exceulie (s¢
stabilegte procentual din pretul
contractului adjudecat)):

5.00%

Garantia de bund executie a
contractului:

Contractul va fi insolit de o Garantic de buni execufic (emisd de 0 banci comerciala)
conform formularului F 5.2 din sectiunea a 5-a — Formulare de contract

sau

Garantia de buni executic prin trunsfer Ia contul awtoritifii contractante, conform
wrmiatoarclor date bancare:

Bencliciarul plaii: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE

Denumirea Béancii: Ministerul Finantelor — Irezoreria de Stat

Codul fiscal: 1016601000212

IBAN: MD23TRPCCCSI8430B01859AA

cu nota “Pentru garanfia de buna exceutie a contractului nr. 19/00107 din 11.12.2019"

~3
"

Numirul maxim de zile pentru
semnarea §i prezentarea contractului
calre auloritated contractanti:

20 zile

Continutul prezentei Fige de date a achizitiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Infermational Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITHILOR PUBLICE?, Grupul de lucru pentru achizigii confirmi corectitudinea conginutului
Figei de date a achiziticl, fap( pentru care poarti raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conduc
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