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Autoritatea contractantd

Adresa

‘Teleton/tax
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achizifie

Obiectul achizitici

Cod CPV
Locul eliberirii documentelor/caietului de sarcin

Locul desfguririi procedurii de achizitie publici

Limba In care vor 11 intocmite documentatia standard:caietul
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Pentru ridicarea documentelor de licitagie pe suport de hirtic
taxa de achitare constituie
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Termenul de depunere a ofertelor
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CENTRALIZATE IN SANATATE

Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun.
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022-88-43-25 (48)

BRINZA SERGIU

Achizitionarea reagentilor histochimici si
consunabilelor pentru sectia Morfopatologie conform
necesitiitifor IMSP Spitalul Clinic Republican ” Timofci
Mosneaga”pentru anul 2020 .

33100000-1

Korolenko 2/1, Chisinau, bloc A, etajul 2 secretariat
Republica Moldova, CHISINAU CEN'TRU, mun.
Chisiniu, st Korolenko 2/1

De stat
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Denumirea autorititii contractante:
Tip proceduri achizitic:

Obiectul achizigiei:

Cod CPV:

Data publiciirii anuntului de intentice:

ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de achizitic publici de tip LICITATIE PUBLICA

nr.

Licitatic publica

19/00121  din

10.12.2019

CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Achizifionarea reagenfilor histochimici si consumabilelor pentru sectia Morlopatologic
conform neeesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican “Timotei Mosneaga”pentru anul

2020 .
33100000-1

Nu e specificati

Aceastd invitafie la procedura de achizitie este urmarea anunfului de participare publicat in Buletinul Achizitiilor Publice
Nr.: 47 din 10.12.2019.
"Achizitionarca reagentilor histochimici si consumabilclor pentru sectia Morfopatologic conform

In scopul achizifiondrii

necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Mosneaga”pentru anul 2020 ."
conform necesitdtilor autoritdfi contractante (in continuare — Cumpdardtor), pentru perioada bugetard: 2020
este alocatd suma necesard din sursa alocatiilor: CNAM

Cumpiritorul inviti operatorii cconomici interesati, care ii pot satisface necesitiitile, sa participe la procedura privind
livrarca/prestarea/exccutarea urmitoarclor Bunuri:

Lista:

Bunuri si specificajii tehnice

Nr. d/o

~.Cod CPV o

Denumire: Bunuvi solicitate

Unitatea dé
©masura

C’an’ titatca '

Specificarea tehnici deplini
solicitata, Standarde de referinta

1

Mucicarmine kit

[

33100000-1

Mucicarmine kit

Set

2.00

Mucicarmine kit setul din 4
reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire, minim pentru 100
de teste- maxim 150 de teste
coloratia dupa Mayer

Cennge de calitate:

Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funciie de evaluarea
conformititi cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 sifsau ISO
9001 (in dependenta de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenti de valabilitate, condiiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie si coincida In
mod obligatoriu cu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd contind caracteristicile de
performanid $1 calitate.
Instruciiunile privind modul de
utilizare s& {ic prezentale in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat V).
Sigilate si preambalate de Ia
producalor. Prezentarea mostrelor
in canlitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim,

Van Gieson Trichrome kit

|3

33100000-1

Van Gieson richrome kit

4.00

Van Gieson Trichrome kit , setul
din 3 reagenii in forma de solutie
gata pentru folosire , minim pentru
100 de teste- maxim 130 de teste
Cerinie de calitate:

Certificat CE sau declaratic de
conformitate In funetie de evaluarea
conformitatii cu anexele
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Cod CPV.

_ Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea d¢
. misura

' Czlntif;ttezl

Specificarea tehnici deplina
solicitatd, Standarde de referinta

33100000-1

Van Gieson Trichrome kit

Set

4,00

corespunzitoare pentru produsul
dal. Certiflicat ISO 13485 sifsau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsului}; Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambala) trebuie si coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
sctului s confind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instruciivnile privind modul de
utilizare s [ie prezentate In limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitalea necesara pentru un
ciclu de lueru minim,

Xelen

3.1

33100000-1

Xelen

Litru

550.00

Ambalaj- in volum de pind la 10
litri, butelie. Cerinte de calitate:
Certificat CE suu declaragie de
conlormifate in functic de cvaluarca
conformitdin cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certiticat 1SO 13483 si/sau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului): ate de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termen de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsulut indicate
pe ambalaj trebute s coneidi in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse n
set. Instruciiumle de utlizare a
setulut sd conjind caracteristicile de
performanta s1 cahtate.
Instruetiuntle privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa lie valabile nu mai
putin 12 fum,

Solutie de decalcinare

4.1

(98
(9]

100000-1

Solutie de decaleinare

Litru

15.00

Butelie In volum de pind la 2,50
Cerinte de calitate:

Certificat CF, sau declaratie de
conformitate in functie de evaluarea
conlormitan cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 sifsau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsului): Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, sena,
terment de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsulur indicate
pe ambalyy trebuie sd coineida n
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setulut sd contind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instrucyiunle privind modul de
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Nr. d/o

Cod CPV

" Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Cantitatea

. Sp’eéific}ii‘c‘a:tchn‘i‘cﬁ depling
solicitata, Standarde de referinta

4.1

33100000-1

Solutic de decaleinare

Litru

15.00

utilizare sd fie prezentate in limba
de stat sau linba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 funi. Certificat [V,
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
n canlitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

h

4% NB Formaldehvde

33100000-1

4% NB Formaldehvde

Kilogram

100.00

Butelie in volum de pind la 20 litri -
10% neutral buffered and stabilized
formalin solution,pH:7,0 Cerinte de
calitate:

Certificat CE sau declaratic de
conformitate In functic de evaluarca
conformitdyii cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 134835 si/sau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Dale de identitate
(denumirea, numdrul lotulul, seria,
termenti de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coincida In
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instruciiumle de uulizare a
sctului sd con{ind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba
de stat sau limba rusi. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

Acctona

6.1

33100000-1

Acclona

Lilru

5.00

Acclona, pur pentru analiza,ambalaj
{lacon.Cerinle de calitate:

Certiticat CF sau declaratie de
conformitate In functie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485 si/fsau ISO
9001 (in dependen(d de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coineidd in
meod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiumle privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. Dc la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat TVID.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de Jueru minim.
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Nr. d/o

 Cod CPV

- Denumire; Bunuri solicitate

| Unitatea de

. misura

Cmiﬁtatea o

- Specificarca tehnici deplini
solicitatd, Standarde de referinta

7

Alcian Blue-P.AS kit

7.1

33100000-1

Alcian Blue-P.A.S kit

Set

4.00

Alcian Blue-P.A.S kit , set din 7
reagenti in forma de solutie gata
pentru tolosire. minimi pentru 500
de teste- maxim 550 de teste .
Certificat SO 13485 si/sau 1SO
9001 (in dependenta de categoria
produsulur); Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coincidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd confind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instruetiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. Certilicat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator.De la deschidere sa fie
valabile nu mat putn 12 luni.

Congo Red Highman kit

8.1

33100000-1

Congo Red Highman kit

1.00

Congo Red Highman kit , set din 3
reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire, minim pentru 100
de teste- maxim 150 de teste .
Cerinte de calitate:

Certificat Cl sau declaratie de
conformitate in functie de evaluares
conformitatii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certilicat ISO 134835 si/sau 1SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului): Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termemi de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebule sd coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set, Instructiunile de utilizare a
setului sd contind caracteristicile de
performanid si calitate.
Instructiunile privind modul de
utihzare sa (1e prezentate in limba
de stat sau limba rusa. Ceruficat
IVD. Sieilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
n cantitatea necesara pentru un
ciclu de Jueru minim.

Eosin Y1% aqueous

9.1

33100000-1

LEosin Y [% aqueous

Litru

EosinY 1% solutie apoasa,gata
pentru pregatire, Butelie in volum
depindlas]  Cerinte de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funciic de evaluarca
conformitatii cu anexcle
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certilicat ISO 134835 sifsau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsulut): Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, sera,
terment de valabilitate, condipile
de pastrare) ale produsulut indicate
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unifatea do Cantitatea :

masura -

~ Specificarca tehnici depling
solicitata, Standarde dc referinta

9.1

33100000-1

Eosin Y 1% aqueous

Litru

50.00

pe ambala) trebuie sd coineidd in
med obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setulwi sd contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiumle privind modul de
utilizare s [ie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat [VID.
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor
In cantitalea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

10

Gimsa HP kit

10.1

33100000-1

Gimsa HP kit

2.00

Kit Gimsa HP(hehcobacter pylori)
dupa Lennart.kit solutie gata pentru
folosire, minim pentru 100 de
teste- maxum 150 de teste

Cerinje de calitate:

Certilicat CE sau declarafic de
conformitate in funcie de evaluarea
conformitdpi cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 si/fsau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsulut); Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalay trebuie 3 coineida in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel. Instructiunile de utilizare a
setului sd contind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instructiunile privind modul de
ulilizare sd fic prezenlate n limba
de stat sau limba rusi. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat ISO 13485
si/sau [SO 9001 (in dependenti de
categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numiru)
lotului, seria, termenii de
valabilitate, conditiile de péstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie si coincidi I mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului
i confind caracteristicile de
performanid si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba
de stat sau limba rusi. De la
deschidere su fic valabile nu mai
putin 12 luni.

11

Gomori Trichrome kit

11.1

33100000-1

Gomori Trichrome kit

2.00

setdin 3 reagenti in forma de
solufie gata pentru folosire, minim
pentru 100 de teste- maxim 150 de
teste .

Cerinfe de calitate:

Certificat CE sau declarafic de
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 codcry

~ Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
. masura

. C

antitaten

~ Specificarca tehnica deplina

| solicitata, Standarde de referinti

33100000-1

Gomon Trichrome kit

Set

2.00

conformitate in funclic de evaluarca
contormilifii cu ancexele
corespunzatoare pentru produsul
dat. Certificat SO 13485 si/sau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotulul, scria,
lermenil de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsulul indicate
pe ambalaj trebuie sd coincidd Tn
meod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set, Instructiunile de witlizare a
setulul sa contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate In Hmba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 lum, Certificat IVD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
In cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

12

Hematoxilina prepreparata

124

33100000-1

Hematoxilina prepreparata

Litru

60.00

Fematoxilina Harris,solutia
pregatita Butelie in volum de pina
la 2,5 1. Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate In functie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13483 sifsau [SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotulul, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de péstrare) ale produsului indicate
pe ambalay trebuie s coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setuluil s& contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiumle privind modul de
utilizare sa fie prezentate In limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fic valabile nu mai
putin 12 uni. Certificat [VD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
1n cantilatea neeesara pentru un
ciclu de lueru minim.

13

Luxol Fast Blue kit

13.1

33100000-1

Luxol Fast Blue kit

1.00

[.uxol Fast Blue kit |, setul dind
reagenti in forma de solupie gata
pentru folosire, minim pentru 100
de teste- maxim 130 de teste .
Certificat ISO 13485 si/sau [SO
9001 (in dependentd de categoria
produsulun); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditile
de pastrare) ale produsulut indicate
pe ambalay trebuie sd coneldd in
meod obligatoriu cu cele de pe
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
masura

Cantitatc;i

. S])éciﬁéai"ea'tcllllicﬁ deplina
solicitatd, Standarde d¢ referinta

13.1

33100000-1

Luxol Fast Blué kit

Set

1.00

ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiumle de utilizare a
sctului sd con{ind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare s tie prezentate in limba
de stat sau lunba rusd. De la
deschidere sa {ie valabile nu mai
putin 12 tuni. Certificat IVD.
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim,

14

Kit- periodic-Acid-Argint-Methenamini

14.1

33100000-1

Kit- periodic-Acid-Argint-Methenaming

2.00

Kit-periodie-Acid-Argint-
Methenamind pentru colorarca
structurilor argentafinel §1 a
rinichilor(?. A.8.M. / JONES KIT),
minim pentru 100 de teste- maxim
150 de teste .

Certifical CE sau declaratic de
conformitate In funciie de evaluarca
conformitdtii cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 sifsau 1SO
9001 (in dependen{d de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul Jotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebwie sd coincida in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse n
set. Instructiunile de wiilizare a
setulul sa congind caracleristicile de
performanta si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 lunt. Certificat IVD.
Sigtlate st preambalate de la
producator.Certificat IV1). Sigilate
s1 preambalate de la producator.
Prezentarca mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lueru
minini.

Elestica van Gieson /Weigert Van Gieson

33100000-1

Elestica van Gieson /Weigert Van Gieson

2.00

Elastica van Gieson /Weigert Van
Gieson kit de colorare - minim
pentru 100 de teste- maxim 130 de
teste . Certificat CE sau declaratic
de conformitate in funcic de
evaluarea conformitdii cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat 13O 13485 sifsau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
{denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coincidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setulul sd con{ind caracleristicile de
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Cod CPV

_ Denumire: Bunuri solicitate

Ur,nl,“;e,“,(, el ::Cantltk’l’te‘

_misura

| Specifies
solicitata, Stan

arca tehni

ca deplind
larde de referinta

33100000-1

Elestica van Gieson /Weigerl Van Gieson

Set

2.00

performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sd {ic prezentate In limba
de stat sau limba rusé. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 tuni. (VD

16

Masson Trichrome kit

16.1

33100000-1

Masson Trichrome kit

Set

Masson Trichrome kit, sctul din 7
reagenti i forma de solutie gata
pentru folosire, minim pentru 100
de teste- maxim 150 de teste .
Cerinte de calitate:

Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funclic de evaluarea
conformutdiii cu anexele
corespunzatoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 si/sau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, scria,
termenii de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebute sa coincida in
mod obhgatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse n
set. Instructiunile de utilizare a
setulut sd contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa fic valabile nu mai
putin 12 lunm. Certilicat IVD,
Sigilate s1 preambalate de la
producator.

17

Mediu de montare rapid lamele

17.1

33100000-1

Mediu de montare rapid lamele

Litru

10.00

Mediu de montare pe baza de xilen
compatibele cu ClearVue Thermo
Scientific. Receipiente plastic in
volum de pind la 500 ml.

Cermfe de calitate:

Certificat CE sau declaratie de
conformitate In functie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzatoare pentru produsul
dat. Certilicat ISO 134835 si/sau 1ISO
9001 (In dependenid de categoria
produsului); Date de 1dentitate
(denumirea, numdrul lotului, sera,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalay trebuie sd coineida In
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set, Instructiunile de utilizare a
setului si contind caracteristicile de
performantd st calitate.
Instructiwnle privind modul de
utihizare sd fic prezentate In limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin {2 Juni. Certificat [SO 13485
s¥/sau 1SO 9001 (in dependenta de
categoria produsulu);, Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea d¢
‘misura .

~ Cantitatea

~ Speeificarea tchnici dcp]imi
solicitatii; Standarde de referinta

17.1

33100000-1

Mediu de montare rapid lamele

Litru

10.00

n canlitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

18

Qil Red O kit

18.1

33100000-1

O1l Red O kit

1.00

O1l Red O kit , setul din 4 reagenti
in forma de solutie gata pentru
folosire, minim pentru 100 de teste-
maxim 150 de teste . coloratia dupa
Johnson pentru probe inghetate si
proaspete. Cerlificat ISO 13485
sifsau 1SO 9001 (in dependentd de
categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numérul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condifiile de pastrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie sd coineida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului
s& con{ind caracteristicile de
performantd si calitate,
Instructiunile privind modul de
uatilizare sd fie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

19

Ziclh Neclson pentru sectiuni

19.1

33100000-1

Coloratie Zielh Neelson pentru sectiuni

2.00

Set coloratie Zielh Neelson pentre
seetiunt histopatologice, set din 5
reagenii in forma de solutic gata
pentru folosire , minim pentru 100
de teste- maxim 150 de teste .
Cerinte de calitate:

Certificat CE sau declaratie de
conformitate in {unctic de evaluarea
conformitay cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 sifsau 1SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotulud, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
sctului sd confind caracieristicile de
performanid i calitate.
[nstructiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate In limba
de stat sau limba rusi. e la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat [VD.
Sigilate si preambalate de la
producator.

20

Indicatoare universale din hirtic pentru
identificarea pH (0-12)

20.1

33100000-1

Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

Bucati

500.00

Indicatoare universale din hirtie
pentru identificarea pH (0-12) pina
la 100 bucati in cutic. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
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Denumire: Bunuri solicitate

| Unitatea de

_misura

C uriﬁtatea '

_ Specificarca tehnicit deplini -
solicitata, Standarde dc referinta

33100000-1

Indicatoare universale din hirtic pentru
idenuficarea pIl (0-12)

Bucata

500.00

producator. Certificat ISO 13485
si/sau [SO 9001 (in dependentd de
categoria produsului): Date de
identitate (denumirea, numirul
lotului, seria, termenti de
valabilitate, conditiile de pistrare)
ale produsulur indicate pe ambalaj
trebuie s coineid In mod
obligatoriu cu cele de pe ctichelele
componentelor meluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului
sd confind caracteristicile de
performanta si calitate,
Instruciiunile privind modul de
utihizare sd [ie prezentale in limba
de stat sau himba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarca mostrelor in cantitatea
necesara pentru un cielu de lueru
minin.

Bluing Reagent pentru histopatologic

33100000-1

Bluing Reagent pentru histopatologie

Litru

30.00

Apa(>99%), Sulfat de
magneziu(<1%), Bicarbonat de
sodium(<1%), |-
tetradecanaminium, Certiflcate
1VD, preambalate si siailate de

22

Clarifer Reagent pentru histopatologie

221

33100000-1

Clarifer Reagent pentru histopatologie

Litru

50,00

Reagent pentru histopatologie
Alcool etilic(70-76%), Acid
acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool
izopropilic(4-5%), Alcool
metilic(4-5%). Certilicare 1VD.
Preambalate st sigilate de la
producator. Certificat [SO 13485
st/sau [SO 9001 (in dependentd de
categoria produsulu); Date de
identitate (denumirea, numdrul
lotulul, serta, terment de
valabilitate, conditiile de pastrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie si coneida in mod
obligatoriu cu eele de pe etichetele
componentelor incluse In set.
Instruciiunile de utlizare a sctului
sd contind caractensticile de
performantd i calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in lmba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fic valabile nu mat
putin 12 funi. Prezentare:
mostrelor in cantitatea necesara
pentru un ciclu de Tucru minim,

Orcein kit

23.1

33100000-1

Orcein kit

Orcem kit , setul din 3 reagentt in
forma de soluyie gata pentru
folosire, mum pentru 250 de teste-
maxim 300 de teste .Cerinte de
calitate:

Certiticat CE sau declaratie de
conformitate in functie de evaluarea
conformitdfii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 si/sau [SO
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate:

Unitatea de
miisura

o t't‘lfl!f | Speeificarea tehnici deplind
AR 1 solicitatd, Standarde de referinta

23.1

33100000-1

Orcemn kit

Set

.00

9001 (in dependentd de calegoria
produsulur); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenti de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd comnceida in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sel. Instructiunile de uulizare a
setulw sd contind caracteristicile de
performanti §i calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentale In limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat VD,
Sigilate s1 preambalate de la
producator.

Acid hematoxilina

33100000-1

Acid hematoxilina fotogumstica (P.T.AH)

1.00

Acid hematoxilina fologumstica
(P.T.ALD, sectul din 5 reagend in
forma de solutie gata pentru
folosire , minim pentru 250 de
teste- maxim 300 de teste . Cerinte
de calitate:

Certilicat CE sau declaratic de
conlormitale In [unctic de evaluarca
conformitdji cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certificat 1SO 134835 si/sau [SQ
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie si coincida in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
sel. Instruciunile de utilizare a
sctulul sd confind caracteristicile de
performanid i calitate.
Instructiunile privind modul de
uttlizare sa fie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mat
pulin 12 luni.

Certificare IVD. Preambalate si
sigilate de la producator.

P.A.S. Diastaza kit

33100000-1

P.A.S. Diastaza kit

2.00

P.A.S. Diastaza kit | setul din 6
reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire, minim pentru 100
de teste- maxim 150 de teste
coloratia dupa Hotchinss-
McManus. Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate in tunctie de evaluarea
conformitd(il cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13483 si/fsau ISO
9001 (in dependentd de calegoria
produsului); Date de identitate
(denumirea. numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de péstrare) ale produsului indicate

pc ambalaj trebuie si coineidd in
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Nr. d/o

_ Denumire: Bunuri solicitate

: Unitatca de

S omasura

, Cantitaitca

~ Specificarea tehnici deplina
solicitata, Standarde de referintia

25.1

33100000-1

P.A.S, Diastaza kit

Set

2.00

mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiumle de wilizare a
setului sd confind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instructiumle privind modul de
utilizare sé fie prezentate in limba
de stat suu limba rusa. De la
deschidere sa [ie valabile nu mai
putin 12 funi. Certificat IVD.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
1n cantitatea necesara pentru un
ciclu de fucru minim.

26

P.A.S. kit

26.1

33100000-]

P.AS. kit

Set

4.00

P.AS kit | setul din 3 reagenti in
forma de solutie gata pentru
folosire, minim pentru (00 de teste-
maxim 130 de teste coloratia dupa
Hotchinss-MceManus. Cerinte de
calltate:

Certificat CE sau declaratic de
conformitate In functie de evaluares
conformutdtii cu anexele
corespunziitoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 134835 si/sau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotulw, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsulur incicate
pe ambalaj trebuie sd coincidi in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse In
set. Instructiumle de wtilizare ¢
setulul sd contind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
1n canfilatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

27

Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere si camere frigorifice

27.1

33100000-1

Termometru pentru masurarea temperaturil
frigidere s1 camere frigorifice

RBucata

4.00

Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere st camere
frigorifice cu mdice de eroare +-1,5
grade Celsius. Diapazonul de
temperatura sa {ic -33 pina la+50
Cerlificate Certificat [IVD. Sigilate
s1 preambalate de la producator.
Certificat 1SO 13485 gi/sau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numérul lotulul, scria,
termenit de valabilitale, condititle
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie si coineidd in
mod obhgatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set, Instructiunile de utilizare a
setulul s conyind caraclenistictle de
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Nr. d/p

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

Cantitatea

~ Specificarea tehnici deplini

| solicitata, Standarde d¢ referinti

27.1

331000001

Termometru pentru masurarca temperaturii
frigidere si camere frigorifice

Bucata

4.00

performantd s1 calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare s {1e prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Prezentarea mostrelor
in cantilatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

Perls kit

33100000-1

Perls kit

set din 3 reagenti in forma de
solutie gata pentru folosire , minim
pentru 230 de teste- maxim 300 de
teste .

Cerinle de calitate:

Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funclie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 si/sau ISO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria.
termeni de valabihtate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie s4 coincidad n
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului 3 contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate st preambalate de la
producator.

0G6

29.1

33100000-1

0G0

Litru

30.00

Reactiv monocromat pentru
colorare matur 1 matur celule
scuamoasc keratinizate. Conline
colorant Orange G care peteaza
citoplasma portocalie. Butelii in
volum de pind la 2.3 litri. Certificat
[SO 13485 si/sau 1SO 9001 (in
dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirca, numdarul lotulut, seria,
termenii de valabilitate, condifiile
de pistrare) ale produsului indicate
pe ambala) trebuie si coincida In
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sct. Instrucfiunile de utilizare a
setului sd confind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
ulilizare sa [ic prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD,
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

30

EA 50 reagent, Pap
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- misura

| ¢ ant’ki’ta’t’éa ,
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301

33100000-1

EA 50 reagent, Pap

Litru

30,00

Reactivul policromatic pentru
colorarea si diferentierea celulelor
scuamoase. Contrasteind penlru
probele de ginecologie din
citologie, peteazi citoplasma
albastru-verde i roz, cu accent pe
culoarea albastru si roz. Cerinje de
calitate:

Certificat CI sau declaratie de
conformitate In functie de evaluarea
conformititii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certilicat ISO 13483 si/sau [SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numirul lotului. seria,
termenit de valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsulul indicate
pe ambalag trebuie s coineida in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sct. Instructiunile de utilizare a
setulul s contind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in limba
de stat sau imba rusd. De la
deschudere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
n cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

31

Alcool prepreparat 70%

311

33100000-1

Alcool prepreparat 70%

Litru

100.00

Solutie aleool clilic 70% denaturat,
gata pentru folosire in laborator,
fard precipitat rezidual. Butelie in
volum de pind la 10 1.

Cerinfe de calitate:

Certificat CE sau declaratic de
conformitate in funciie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13483 si/sau SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numarul lotulut, seria,
termenii de valabilitate, condifitle
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie si coincidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setulul i contind caracteristicile de
performanta si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in hmba
de stat sau himba rusa. De la
descludere sa fie valabile nu ma
pulin 12 lum. Certificat IVD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
n cantitatea necesara pentru un
ciclu de Jueru minim.

Alcool prepreparat 80%

33100000-1

Alcool prepreparat 80%

Litru

100.00

Solutic alcool etilic 80% denaturat,
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Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
misura

' Cantitatea :

Specificarea tchnica deplina
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32.1

33100000-1

Alcool prepreparat 0%

Litru

100.00

gata pentru folosire in laborator,
fara precipitat rezidual. Butelie In
volum de pina la 10 1,

Cerinte de calitate:

Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funciie de evaluarea
conlomutdfii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 134835 sifsau [SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenil de valabilitate, conditiile
de pistrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie s coineida in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setuln sd contind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instruciiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in hmba
de stat sau Iimba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.Certificat VI,
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantilalea necesara pentri un
ciclu de lucru minin.

33

Alcool prepreparat 100%

33.1

33100000-1

Aleool prepreparat 100%

[Litru

500.00

Solutie alcool etilic 100%
denaturat, gata pentru folosire in
laborator, fara precipitat rezidual,
Butelie In volum de pind la 10 1,
Cerinte de calitale:

Certiticat CE sau declaratie de
conformitate In functie de evaluarea
conformitatii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 sifsau [SO
9001 (in dependentd de categoria
produsulun); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambala) trebuie s coineidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd con{ind caracteristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sd [ie prezentate 1n limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat [VI).
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantilalea necesara pentru un
ciclu de lucru minim

34

Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ecara (granulat) 56-58 srade

341

33100000-1

Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

Kilogram

450.00

Pind la 10 kg sac;Parafina
histologica cu substinuentii de
ceara, puncl de solidificare. 56-58
oC, amb. Granulata, [drd precipital
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Denumire: Bunuri solicitate

itatea de
~ masura

_ Cantitatea

_ Specificarea tehnici deplina
solicitata, Standarde de referinta

T33100000-1

Parafin omogenizat cu aditivi sintctici
mlocuitori de ceara (granulat) 36-58 grade

Kilogram

450.00

rezidual.

Cerinte de calitate:

Certificat CE sau declaratic de
conformitate in functie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat 1SO 13483 si/sau ISO
9001 (in dependenta de categoria
produsulu); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termeni de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalay trebuie si coineida in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse In
set. Instructiunile de utilizare a
setulut sd contind caracteristicile de
performanta si calitate.
[nstructiunile privind modul de
ulilizare sa f1c prezentate In imba
de stat sau limba rusdl. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 funi. Certificat [VD.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitalea neeesara peniru un
ciclu de Jueru minim.

Lame histologice pentru THC
(imunohistochimic)

33100000-1

Lame histologie pentru THC
(imunohistochimic)

Bucati

4000.00

Foarte transparent $1 achromatic
practic tird culoare, deformare:
omogenitate optica ridicatd practic
lard incluziuni, dungi, bule ete.
transmisie spectrald nalta:
planaritate bund: stabilitate chimicd
foarte bund; mdicele de refractic
ajustat pentru microscoape;fabricate
din sticla sodica clasa hidrolitica 3,
special silanate sau incircate
clectrostatic pe o parte, dimensiuni:
aproximativ 76 X 26 mumn, grosime
aproximativ 1.1 mm, lame cu
margine mata de 20 mm (la un
capat, pe ambele parti), cu cap
rodat la 45°, pre-curatate, gata de
ulilizare, autoclavabile, i cutit pind
la 72 de bucati. compatibile cu
covershiper Thermo Scientitic
Microm CTM6, Ventana
BenchMark GX Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate in functic de evaluarea
contormildpi cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat 1SO 13485 gi/sau SO
9001 (in dependentd de categoria
produsulun); Date de 1dentitate
(denumirca, numdrul lotului, scria,
termenit de valabilitate, condifile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coincidé in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
sclulul sd conyind caracteristicile de
performantd si calilate.
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351

33100000-1

Lame histologic pentru [HC
(imunochistochimic)

Bucata

4000.00

Instructiunle privind modul de
ulilizare sé fie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 2 Juni. Certificat VD).
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

36

Lame histologice de sticla

36.1

33100000-1

lLame histologice de sticla

RBucatad

60000.00

Foarte transparent $1 achromatic
practic fard culoare, deformare;
omogenitate opticd ridicatd practic
fard incluziuni, dungi, bule ete. -
transmusic spectrald fnaltd,
planaritate bund; stabilitate chimica
foarte bund: indicele de refractie
ajustat pentru microscoape fabricate
din sticla sodica clasa hidrolitica 3,
dimensiuni: aproximativ 76 x 26
mm, grosime aproximaliv 1,1 mm,
lame cu margine mata (alba) de 20
mim (la un capat, pe ambele parti),
cu cap rodat la 45° pre-curatate,
gata de utilizare, autoclavabile, in
cutii de 50 de bucati. compatibile
cu coversliper Thermo  Scientific
Microm CTM6, Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funciie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 si/sau ISO
9001 (In dependenta de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de péstrare) ale produsului indicate
pe ambala) trebuie sd coineidi in
med obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setulwi sd con{ind caracteristicile de
performanid si calitate.
Instruc{iunile privind modul de
utilizare sd {ic prezentale in limba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

37

Lame pentru microtom

371

33100000-1

l.ame pentru microtom

Bucatd

1250.00

lungimea:80mm; latimea:8nun;
35grade:otel-carbon. Pind la 50 de
bueay in cutic. Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate in functie de evaluarea
conformitdtii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certitical ISO 13485 si/sau ISO
9001 (in dependenid de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numidrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de péstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie si coincidi in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
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 Denumire: Bunuri solicitate

Umtatca de|

 misura

‘ C:mt’it'ate'a,‘

; Sp(;ciﬁczirca',tc,hnicigidcplim‘t :
solicitata, Standarde de referinta

33100000-1

Lame pentru microtom

Bucati

1250.00

set. Instructiunile de wtilizare a
setulul s3 con{ind caracteristicile de
perlormantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba
de stat sau limba rusi. De la
deschidere sa fie valabile nu mui
putin 12 Juni.

38

Lame pentru criotom

38.1

33100000-1

[.ame pentru criotom

Bucata

750.00

lungimea:80mm; latimea:8mm;
35grade;otel-carbon. Pini la 50 de
bucétt in cutie .Cerinte de calitate:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate in funcie de evaluarca
conlormitd{ii cu anexcle
corespunzitoarc pentru produsul
dat. Certificat 1SO 13483 sifsau 18O
9001 Certificat IVD, Sigilate si
preambalate de la producator.

39

Miner pentru sectionarea materialului
tisular.

39.1

33100000-1

Miner pentru sectionarca materialului
tisular.(port lama)

Bucata

5.00

lungime méner-2 [ 7nun, realizat din
cauciue special,compatibil cu
lamele din lotul 37, 38. Certificat
1SO 13485 si/sau SO 9001 (in
dependentd de calegoria
produsului); Date de identitate
(denumirca, numidrul lotulul, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului imdicate
pe ambalaj trebuie sd coineida in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de uulizare a
setului sa conying caracleristicile de
performanta i calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate Tn hmba
de stat sau lumba rusd. Certilicat
IVD. Sigilate st preambualate de la
producator. Prezentarca mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

40

Lamcle histologice de acoperire |

40.1

>
(9]

100000-1

Lamele lustologice de acoperire

Bucati

80000.00

Foarte transparent $1 achromatic
practic fara culoare, delormare;
omogenttate opticd ndicatd practic
fard wncluziunt, dungi, bule ete. ;
transmisie spectrald Tnaltd,
planaritate bung; stabilitate clumica
foarte bund; indicele de refractie
ajustat penlru microscoape;
abricate din sticld borosilicata;
destinate pentru aparate de
acoperire automatizatd ; dim.
50x24mun/0,13-0, 1 7num (#1,5),
dispuse in cosuri a cite 300
bucati/cos, preambalate i sigilate
de la producator,  compatibile cu
coversliper ClearVue Thermo
Scientifie, Thermo Scientifie
Microm C'TM6, Ventana
BenchMark GX, Cennte de calitate:
Certiticat CE sau declaratie de
conformitate in functie de evaluarea
conlormudfii cu anexele
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Cod CPV

‘Denumire: Bunuri selicitate

Unitatea de

masura

' - Cakntitateil ,

- Sylicc‘i‘ﬂkca‘l"éa‘ tchnici deplini
solicitata, Standardc dec referinta

33100000-1

Lamele histologice de acoperire

Bucata

80000.00

corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 sifsau [SO
9001 (in dependentd de calegoria
produsulu); Date de identitate
(denumirea, numdarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile
de pastrare) ale produsului indicale
pe ambalaj trebuie sa coineida in
meod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd confind caracteristicile de
performania si calitate.
Instrucfiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in imba
de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 tuni, Certificat [V,
Sigilate si preambalate de Ia
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitalea necesara pentru un
ciclu de Jueru minim.

Formalina 37%

33100000-1

Formalina 37%

Litru

150.00

Butelie in volum de pina la 20 1-
formalina 37%, fard precipitat
rezidual .Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratic de
conformitate In funciie de evaluarca
conformitdtii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat 150 13485 sifsau 1SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului); Date de 1dentitate
(denumirea, numdryl lotului, seria,
termenil de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie s coincidd in
mod obligatoriu cu cele de pe
ctichetele componentelor incluse in
sct. Instructiunile de utilizare a
setulul sa con{ind caracleristicile de
performantd si calitate.
Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa {ic valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

10% NB Formaldehyde

33100000-1

10% NI Formaldehvde

Kilogram

800.00

Butelic in volum de pind 1a 201 -
25% neutral buflered and stabilized
formalin solution, pH7,0 | fira
precipitat rezidual. Cerinte de
calitate:

Certificat CE sau declaratic de
confornitate In funclic de evaluarca
conformitdtil cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul
dat. Certiticat 1SO 13485 si/sau 1SO
9001 (in dependenta de categoria
produsului): Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,

termenii de valabilitate, condifiile
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~ CodCPV |  Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
~masura’

: Czlntitzitca

Specificarea tchnica deplina
salicitata, Standarde¢ de referinga

42.1

331000001

10% NB Formaldehyde

Kilogram

800.00

de pistrare) ale produsului indicate
pe ambala) trebuie s colneida in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse n
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd conyind caracteristicile de
performania si calitate,
Instructiunle privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni, Certificat [VD,
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor
in canlitatea necesara pentru un
ciclu de Jueru minim.

43

Acid alcohol

43.1

33100000-1

Acid alcohol

[Litru

35.00

Acid aleohol

Cerinte de calitate:

Certificat CE sau deelaratic de
conformitate in funclie de evaluarea
contormutitii cu anexele
corespunzatoare pentru produsul
dat. Certificat 1SO 13483 sifsau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de dentitate
(denumirea, numdarul lotulut, seria,
termenit de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie sd coincida in
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd conjind caraclensticile de
performantd si calitate.
lustructiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba
de stat sau limba rusd. De la
desclidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certificat IVD.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
n cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru mmim.

44

Laverance de laborator

441

33100000-1

Laverane de laborator

Bucata

20.00

Cu {ixarca lamelor vertical pentru
10 lame.

Cerinle de calitate:

Certiticat CF sau declaratie de
conformitate in funcpe de evaluares
conformitdtii cu anexele
corespunzdtoare pentru produsul
dat, Certificat [SO 13485 si/sau [SO
9001 (in dependentd de categonia
produsutui}; Date de identitate
(denumirea, numiérul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condifiile
de pastrare) ale produsului indicate
pe ambaly) trebuie si coineidd In
mod obligatoriu cu cele de pe
clichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
setului sd contind caracteristicile de
performantd $1 calitate.
Instructiunle privind modul de
utthizare sd {1c prezentate In imba
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Nr. 'd/o

Denumire: Bunuri solicitate -

Unitatea de
‘maisura

Cantifatea

~ Specificarea tehnici deplini
solicitata, Standarde de referinta

441

33100000-1

Laverane de laborator

Bucata

20.00

de stat sau limba rusd. De la
deschidere sa fie valabile nu mat
putin 12 funm. Certilicat IVD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

Casete histologice cu capace

33100000-1

Casete histologice cu capace

Bucata

60000.00

(material -masi plasticd, unica
folosintd) pentru procesarea
histopatologicé a materialului
bioptic $t postoperator §i
incluzionarea in blocurile
parafinice. Certificat ISO 13485
si/sau ISO 9001 (in dependenta de
categoria produsulut); Date de
identitate (denumirea, numérul
lotului, seria. termenii de
valabilitate, conditiile de pastrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie s@ comneida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse n set.
Instructiunile de utilizare a setului
sd contind caracteristicile de
performantd si calitale.
Instructiunile privind modul de
utilizare sa {ie prezentate in limba
de stat sau limba rusi. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Certiticat [VD.
Sigilate s1 preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor
in canlilatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim.

46

Spray crio cu jet

46.1

33100000-1

Spray crio cu jet

Flacon

5.00

Spray crio cu jet direct si control de
presiune pentru utilizarea la
temeperaturi de -20:-30 de grade
Celsius, volum de 0,5 litr1, {re {luor
butan. Certiticat [VD. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
NI,

47

Cosuri pentru lame

471

33100000-1

Cosuri pentru lame

Bucata

15.00

Sa [ie din plastic rezistent la solutii
corozive compalibile pentru
instrumentul ClearVue Thermo
Scientific, Certificat 1SO 134853
si/sau 18O 9001 (In dependenti de
categoria produsului); Date de
identitate (denwnirea, numdarul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, conditiile de péstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie sd coincidd In mod
obligatoriu cu cele de pe clichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba
de stat sau limba rusid. Certificat
15O 13485 si/sau [SO 9001 (in
dependentd de categoria
produsului); Date de idenlitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
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N r. d/o

Uhkikt‘aytéa de

| Specificarca tchnica deplina

 CodCPV |  Denumire: Bunuri solicitate atea de| - ontitaten | Specificarca tchnica deplind
e L e e o Cmdsura o oo | solicitatd, Standarde de referinta
47.1 33100000-1 [Cosuri pentru lame Bucata 15.00{termenii de valabilitate, conditiile

de pastrare) ale produsului indicate

pe ambalay trebuie

s comneldd in

mod obhgatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse in
set. Instructiunile de utilizare a
sclului sa conyind caraeteristicile de
performania si calitate,
Instruciiunile privind modul de
utihzare sé fie prezentate in limba
de stat sau limba rusa. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 lunt. Certificat IVD.
Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
In cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

Termenul de livrarc/prestare/exceutare solicitat si locul destinatici finale:

in termen de pind la 30 zile de la solicitarea serisd a beneficiarului (IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Mosneaga™)

PP - Franco destinatie vamuit
Documentele/eerintele de calificare pentru operatorii economici includ urmittoarele:
Nr: d/o Denumirea documentului/cerintci ~ Cerinte suplimentare fati de document :Obligativitatea
1 |Neimplicarca n practict rauduloase si de corupere Declaratic pe proprie raspundere conform Nu
Formularului (se va indica)
2 |Devada Tnregistririi persoanei juridice, In conformitate |Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras Da
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este din Regastrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit confirmatd prin aplicarea semndturii 1 stampilel
olertantului Operatorul cconomic nerezident va
prezenta documente din ara de origine care dovedese
forma de Inregistrare/atestare orl apartenenfa din punct
de vedere profesional
3 |Actul care atestd dreptul de a livra Copie — confirmatd prin semndtura $1 stampila Nu
bunuri/luerdri/servicis ofertantului
4 | Dispombilitate de ban liclizi sau capital circulant, de |Nu se cere Nu
resurse creditare sau alte mijloace fnanciare (suma)
5 {Prezentarca de dovezi privind conformitatea Nu se cere Nu
produsclor, identificatd prin referire la specilicatn sau
standard relevante
6 |Demonstrarea experienter operatorulul economic in Declaratie privind experienta similard conform Nu
domentul de activitate aferent obiectului contractului  |Formularului (se va indica) sau Declaratie privind lista
ce urmeazd a {1 atribuit principalelor luerdrt executate in ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
7 |Demonstrarca accesului la infrastructura/mijloacele Declaratie privind dolarile speeifice, utilapul si Nu
indicate de autoritatea contractantd, pe care aceasta le  jechipamentul necesar pentru indeplinirea
considerd necesare pentru indeplimirea contractului ce  jeorespunzitoare a contractului conform Formularului
urmeaza a {1 atribuit (se va indica) st Documente care atestd faptul ca
operatorul economic sc afld in posesia utilajelor,
instalatitlor si/sau echipamentelor indicate de
auloritatea contractantd, acestea [1ind fic in dotare
proprie. fie inchiriate, necesare indepliniri contractului
8  INeincadrarea in situatiile ce determind excluderea de lajDeclaratie pe proprie raspundere conform Nu
procedura de atribuire, ce vin In aplicarea art. 18 din  [Formularului (se va indica)
Legeanr. 131 din 03.07.2015
9 |Oferta Formularul oferter F3.1 - original - confirmat prin Da
aplicarca semndturit st stampilel Ofertantului;
10 |Informatii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Nu
Formularului (se va indica)
11 |Raportul financiar Ultimul raport finaciar/situapa financiard-Copie - Da
confirmatd prin semndtura si stampila candidatulu
12 {Demonstrarea accesulut la personalul necesar pentru [Declaratie privind personalul de specialitate propus Nu
indeplinirea corespunzitoare a obicelulul contractulur  |pentru implementarea contractului conform Formularul
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Nr. d/o Denumirea documentului/cerintei Cerinte suplimentare fatit de document | Obligativitatea

ce urmeazd a {1 atribuit (personalul de specialitate care |(se va indica)
va avea un rol esential in indeplinirea acestuia)

13 |Minim ani de experientd specilicd in livrarea bunuriler [Nu se cere Nu
si/sau serviciilor similare

14 [Valoarea minimi (suma) a unui contract individual Nu se cere Nu
indeplinit pe parcursul perioadei indicate (numarul de
ani)

15 |Garanyia pentru olertd 3.2 - original - prevazuld in punctul IPO 23.1; conform Da

formularului I'3.2 din Documentatia Standard
16 [Specificatii de pret I 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe IJa

site (wwiwv.capes/dispozitive medicale/anunturi
licitatin)confirmat prin aplicarea semnéturii st stampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
oferter I' 4.2 In formal electronic pe suport CD
Impreund cu oferta. Informatia din formularul ofertet F
4.2 pe suport hirtie obligatoriu va fi identicd cu
informatia prezentatd in format electronic.

17 |Lista fondatonlor operatorilor economici va contine numele, prenumele, codul presonal - Da
confirmatd prin semndtura si stampila Participantului;
18 | Certificat de atribuire a contului bancar cliberat de banca detindtoare de cont - original/copic — Da

confirmald prin aplicarca semndturii si stampilei
Participantului;

o
¥]

19 |Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fajd de [eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 1Ja
bugetul public national certificatului - conform cerintelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova),valabil la data
deschiderii ofertelor — copie — confirmatd prin
aplicarca semndturii si stampilei Participantului;

20 {Document Unic de Achizitii European (DUAL) Completat conform cerintelor, cu aplicarca Da
suplimentard a semndturii si stampilei Participantului.
21 |Declaratie Termenul de valabilitate restant (la momentul livririi) Da

va constitui 80% din termenul total al produsului, dar
nu mai mic de 12 Juni.

22 |Declaralic Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medict, Da
vor fi prezentale mostre de cdtre potentialii eistigitori
in termen de S zile de la solicitare

23 {Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe Da
site (wwawv.capes/dispozitive medicale/anunturi
licitatii)confirmat prin aplicarea semnéturii i stampilei
Participantului, Participantul va prezenta formularul
ofertei I 4.1 fn format electronic pe suport CD
impreund cu oferta. Informafia din formularul ofertei F
4.1 pe suport hirtie obligatoriu va fi identicd cu
informatia prezentatd in format electronic.

Informatie Suplimentari:
Operalorii cconomici interesati pot objine informatic suplimentara de la autoritalea contractantd st lamiliariza cu cerinjele documentelor
de licilatic la adresa indicatd mai jos:

Denumirea autoritatii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1

Tel.: 022-88-43-25 (48) |, Fax: 022884245 , E-mail: office@eapes.md

Numele $i functia persoanei responsabile: BRINZA SERGIU, Sef seetie achizitii dispozitive medicale

Sctul de documente poate fi primit la adresa: Korolenko 2/1, Chisinau , bloc A, etajul 2 secretariat.
Operatorii economici care dorese si depund oferte la procedura respeetivd urmeaza si depund o cerere de participare (cu indicarea clard a
denumirii, adresei, numdérului telefonului de contact si numelui persoanct imputernicite de cdtre Participant).

NOTA: Cerinta datd NU sc referd la olertantii care s-au inregistrat la procedura si au accesat documentele in cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice.

Intocmirea ofertelor:
Oferta $i documentele de calificare solicitate intoemite clar, fard corectdri, cu numdr si datd de iesire, cu semnitura persoanei
responsabile, puse in plic, sigilate si stampilate, urmeaza a fi prezentate

pind la: 03.01.2020 10:00

pe adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniiu, str. Korolenko 2/1

Ofertele intirziate vor fi respinse.
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Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

Ofertele vor fi deschise in prezenta fizicd sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autoritdfit contractante
s1a reprezentanilor Participantilor la licitatie
la: 03.01.2020 10:00
pe adresa:  Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1
Garantia pentru oferti:
Toate ofertele trebuie s fie Tnsolite de garantie pentru ofertd in formd de
Garantic bancari
Garantie prin transfer
in valoare de 2%

Contractul intrd sub incidenta Acordului OMC - Nu
Continutul prezentei Invitatii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat "REGISTRUL

DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE". Grupul dc¢ lucru pentru achizitii confirmi corectitudinca continutului Invitatici, fapt
pentru carc poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:




24.12.2019

https:/fetender.gov.md/private/downloadContent

FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

Urmitoarele date specifice referitoare la bunurile §i la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instructiunilor
pentru ofertan{i (IPO). In cazuf unei discrepanie sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.,

1. Disporitii generale

Nr, Rubrica Datele Autorititii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1, JAutoritatea contractanti/Organizatorul [CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
procedurii:
1.2. |Obicctul achizitiei: Achizitionarea reagentilor histochimici si consumabilelor pentru sectia
Morfopatologie conform necesititilor IMSI? Spitalul Clinic Republican " Timofei
Mosneaga”pentru anul 2020,
1.3, |Numirul procedurii: 19/00121
1.4. |Tipul obicctului de achizitie: Licitatie publici
1.5. |Codul CPV: 33100000-1
1.6.  [Numdirul si data Bulctinului 47 din 10.12.2019
Achizitiilor Publice:
1.7. |Sursa alocatiilor bugetare/banilor CNAM
publici:
1.8. |Administratorul alocatiilor bugetare:  |CAPCS
1.9. |Plati/mijloace financiare din partea Nu se utilizeazi
partencrului de dezvoltare:
1.10. [Denumirea cumpdritorului: Centru pentru achizitii publice centralizate in sanatate (CAPCS)
1.11. |Destinatarul: IMSP Spitalul Clinic Republican ""Timofei Mosneaga
1.12. |L.imba de comunicare: De stat
[.13. [Pentru clarificarca documentelor de  |Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1
atribuire, adresa autoritagii Tel: 022-88-43-25 (48)
contractante este: Fax: 022884245
E-mail: office@capes.md
Persoana de contact: BRINZA SERGIU
1.14. |Contract de achizitic rezervat
ateljerclor protejate
2. Lista Bunuri si specificatii tehnice:
Unitatea N . e
Nr.d/o | Cod CPV Denumire Bunuri solicitate de Cantitatea Spccnﬁcz{rea tehnica dcphn‘n o ficitat,
. Standarde de referinti
masuri
1 Mucicarmine kit
1.1 33100000-1 [Mucicarmine kit Set 2.00 Mucicarmine kit setul din 4 reagenii in

forma de solufic gata pentru folosire,
minim pentra 100 de teste- maxim 150 de
teste , coloratia dupa Mayer Cerinte de
calitate: Certificat CE sau declaratic de
conformitate in funcfie de evaluarea
conformitdfii cu ancxele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
si/sau 18O 9001 (in dependen(d de
categoria produsubui); Date de identitate
(denumirea, numirul fotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in sct.
Instructiunile de utilizare a setului s4
conjind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
canlitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.
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2 Van Gieson Trichrome kit
2.1 33100000-1 {Van Gieson Trichrome kit Set 4,00 Van Gieson Trichrome kit , setul din 3
reagenti in forma de solutic gata pentru
folosire , minim pentru 100 de teste-
maxim 150 de teste . Cerinfe de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate In funclie de evaluarea
conformitiifii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
si/sau ISO 9001 (in dependen(d de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condifiile de
pistrarc) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coineida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instruciiunile de utilizare a setului s
contind caracteristicile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie

valabile nu mai putin 12 luni, Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minint.

3 Xelen
31 33100000-1 {Xelen Litru 550.00 Ambalaj- in volum de pina la 10 litri,
butelie. Cerinje de calitate: Certificat CE
sau declarafie de conformitate in functie
de cvaluarea conformitifii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat SO 13485 gifsau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numirul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s& coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
[nstructiunile de utilizare a setului si
contindl caracternisticile de performanta si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare i fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nut mai putin 12 luni.

4 Solutie de decalcinare
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4.1 33100000-1 [Solutic de decalcinare

Litru

15.00

Butelie in volum de pind la 2,51. Cerinte
de calitate: Certificat CE sau declaratie de
conformitate in functie de evaluarea
conformitatii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat [SO 13485
si/sau 1SO 9001 (in dependentd de
categoria pradusului); Date de identitate
(denumirea, numdirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie i comcidd n mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului s
contind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVID. Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantilatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

3 4% NDB Formaldchyde

5.1 331000001 |4% NB Formaldchyde

Kilogram

100.00

Butelie In volum de pind la 20 litri -10%
neutral buffered and stabilized formalin
solution,pH:7,0 Cerinfe de calitate:
Centificat CE sau declaratie de
conformitate in functie de evaluarea
conformititii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
si/sau ISO 9001 (in dependenid de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse Tn set.
Instructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sa fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesdra pentru un ciclu de
lucru minim.

6 Acetona
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6.1

33100000-1

Acetona

Litru

5.00

Acctona, pur pentru analiza,ambalaj
flacon.Cerinle de calitate: Certificat CE
sau declaratic de contformitate in functic
de evaluarea conformititii cu anexele
corespunziitoare pentru produsul dat.
Certiticat ISO 13485 si/sau ISO 9001 (in
dependen|d de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numirul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coineidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set,
Instructiunile de utilizare a setului si
confind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 tuni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
canfitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim,

Alcian Blue-P.A.S kit

7.1

33100000-1

Alctan Blue-PA.S kit

Set

4.00

Alcian Blue-PAS kit , set din 7 reagenti
in formd de solujie gata pentru folosire,
minim pentru 500 de teste- maxim 350 de
teste . Certiticat ISO 13483 si‘sau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s3 coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set,
Instruciiunile de utilizare a setului si
contind caracternisticile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba de stat
sau limba rusit. Certificat IVD. Sigilate si
preambalate de la producator.De la
deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.

Congo Red Highman kit

8.1

33100000-1

Congo Red Highman kit

Set

Congo Red Highman kit , set din 3
reagenti in forma de solutic gata pentru
folosire, minim pentru 100 de teste-
maxim 130 de teste . Cerinte de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate in functic de evaluarca
conformitifii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
st/sau SO 9001 (in dependentd de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coincida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse n set.
Instructiunile de utilizare a setului s
conind caracteristicile de performanta ¢i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. Certificat IVD. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarca
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lueru minim,
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Eosin Y1% aqucous

9.1

33100000-1

Eosin Y 1% aqueous

Litru

50.00

Eosin'Y 1% solutie apoasa.gata pentru
pregatire, Butelie in volum de pind la 5 1.
Cerinfe de calitate: Certificat CE sau
declaraic de conformitate in functie de
evaluarea conformitéfii cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 sifsau ISO 9001 (in
dependenid de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numdarul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coincidd In mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului sd
conind caracteristicile de performantd si
calitate. Instrucfiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate Tn limba de stat
sau limba rusa. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Cerlificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucry minim,

10

Gimsa HP kit

10.1

33100000-1

Gimsa HP kit

Set

2.00

Kit Gimsa HP(helicobacter pylori) dupa
Lennart,kit solutie gata pentru folosire,
minim pentru 100 de teste- maxim 150 de
teste Cerinte de calitate: Certificat CE sau
declarajie de conformitate tn funciie de
cvaluarea conformitifii cu ancxele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si/sau [SO 9001 (in
dependenta de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numirul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
[nstructiunile de utilizare a setului si
con{ind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fic prezentate in limba de stat
sau limba rusa. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certifical
ISO 13485 sifsau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, nundrul lotului,
setia, termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului sa
con{ind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni.

11

Gomori Trichrome kit
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111 33100000-1 |Gomori Trichrome kit Set 2.00 set din 3 reagenti in forma de solufic gata

pentru folosire, minim pentru 100 de teste-
maxim 150 de teste . Cerinte de calitate:
Certiticat CI sau declaratic de
conformitate In funclie de evaluarea
conformitiifii cu anexcle corespunziitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
sifsau ISO 9001 (in dependentd de
categoria produsului), Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului. seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsulut indicate pe
ambalaj trebuie si coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului sd
contind caracteristicile de performanta gi
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mat putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

12 Hematoxilina prepreparata
12.1 33100000-1 {Hematoxilina prepreparata Litru 60.00 Hematoxilina Harris,solutia pregatita
Butelie in volum de pini la 2,5 L. Cerinte
de calitate: Certificat CE sau declarafie de
conformitate in functic de evaluarea
conformilifii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
si/sau ISO 9001 (in dependentd de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenti de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic s coineida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utihizare a setului sd
coniind caractenisticile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mat putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatca necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

13 Luxol Fast Blue kit
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13.1

33100000-1

Luxol Fast Blue kit

Set

1.00

Luxol Fast Blue kit , sctul din 4 recagenti
in forma de solufie gata pentru folosire,
minim pentru 100 de toste- maxim 150 de
teste . Certiticat IS0 13485 si/sau ISO
9001 (in dependenia de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
[nstructiunile de utilizare a setului sd
contind caracteristicile de performanta st
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
[VD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucry minim.

14

Kit- periodic-Acid-Argint-Methenamini

1.1

33100000-1

Kit- periodic-Acid-Argint-Methenamind

Set

2.00

Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamind
pentru colorarea structurilor argentafinei si
a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT).
minim pentru 100 de teste- maxim 150 de
teste . Certificat CE sau declaralie de
conformitate in functic de evaluarca
conformititii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13483
si/sau 1SO 9001 (in dependentd de
categoria pradusului), Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie i coineida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse n set.
Instructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fic prezentate in limba de stat
sau limba rusa. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVID. Sigilate si preambalate de 1a
producator.Certificat VD). Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim,

Elestica van Gieson /Weigert Van Gieson
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15.1

33100000-1

Elestica van Gieson /Weigert Van Gicson

Set

2.00

Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson
kit de colorare - minim pentru 100 de
teste- maxim 130 de teste . Certiticat CI
sau declaragie de conformitate in functic
de evaluarea conformititii cu anexele
corespunziitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si‘sau 1SO 9001 (in
dependenid de categoria produsului);, Date
de identitate (denumirea, numirul lotului,
sena, termenii de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic si coincidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului si
conlind caracteristicile de performantd gi
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. IVD

16

Masson Trichrome kit

16.1

33100000-1

Masson Trichrome kit

o
&
-~

2.00

Masson Trichrome kit, setul din 7 reagenti
in forma de solutie gata pentru folosire,
minim pentru 100 de teste- maxim 150 de
teste . Cerinfe de calitate; Certificat CE
sau declaratie de conformitate in functie
de evaluarea conformitdtii cu ancxele
corespunziifoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si/sau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsutui), Date
de identitate (denumirea, numdirul fotului,
seria, termenii de valabilitate, condifiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coineidd In mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse In set.
Instructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si prcambalate de la
producator.

17

Mediu de montare rapid lamele
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33100000-1

Mediu de montare rapid lamele

Litru

10.00

Mediu de montare pe baza de xilen
compatibele cu ClearVue Thermo
Scientitic.Recipiente plastic in volum de
pind a 500 ml. Cerinte de calitate:
Certificat CE sau declarafie de
conforniitate in functie de evaluarea
conformitifii cu anexele corespunziitoare
pentru produsul dat. Certificat 1SO 13485
si‘sau ISO 9001 (in dependentd de
categoria produsului), Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
péstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coincida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse In set.
Instructiunile de utilizare a setului s3
contind caracteristicile de performanta si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau fimba rusii. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 lani. Certificat
ISO 13485 si/sau [SO 9001 (in
dependentd de categoria produsului),
Certificat IVD. Sigilate si preambalate de
la producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
tucru minim.

18

Oil Red O kit

18.1

33100000-1

Oil Red O kit

Set

1.00

Oil Red O kit , setul din 4 reagenti in
forma de solutie gata pentru folosire,
minim pentru 100 de teste- maxim 150 de
teste . coloratia dupa Johnson pentru probe
inghetate si proaspete. Certificat 1SO
13485 si/sau 1SO 9001 (in dependenta de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotulul, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie $4 coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului si
contind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sd fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minini.

19

Zielh Neelson pentru sectiuni
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19.4

33100000-1

Coloratie Ziclh Neelson pentru seciuni

Set

2.00

Set coloratie Ziclh Neelson pentre sectiuni
histopatologice, set din 5 reagenfi in forma
de solutic gata pentru folosire , minim
peutru 100 de teste- maxim 150 de teste .
Cerinte de calitate: Certificat CE sau
declaratiec de conformitate in functic de
evaluarea conformitdi cu anexele
carespunziitoare pentru produsul dat.
Certiticat ISO 134835 si/sau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsulut), Date
de identitate (denumirea, numirul lotului.
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului sa
contind caracteristicile de performanti i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator.

20

Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

20.1

33100000-1

Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

Bucatd

500.00

Indicatoarc universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12) pind la 100 bucali
in cutic. Certificat [VD. Sigilate si
preambalate de la producator. Certificat
180 13485 si/sau [SO 9001 (in
dependenta de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numirul lotlui,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pdstrare) ale produsulut indicate pe
ambalaj trebule si comneidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului si
con{ind caracteristicile de performanta si
calitate. Instrucgiunile privind modul de
utilizare $d fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

21

Bluing Reagent pentru histopatologie

21.1

33100000-1

Bluing Reagent pentru histopatologie

Litru

30.00

Apa(=99%), Sulfat de magnezin(<1%),
Bicarbonat de sodium(=:1%4), 1-
tetradecananmunium, Certificate IVD,
preambalate si sigilate de producator.

22

Clarifer Reagent pentru histopatologie
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22.1

33100000-1

Clarifer Reagent pentru histopatologic

Litru

50.00

Reagent pentru histopatologie Alcool
etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%),
Apa(5-10%). Alcool izopropilic(4-5%).
Alcool metilic(4-5%). Certificare IVD.
Preambalate si sigilate de la producator.
Certificat ISO 13485 sifsau [SO 9001 (in
dependentd de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea. numarul lotului,
seria, termenit de valabilitate, conditiile de
pdstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului s3
contini caracteristicile de performantd si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentrit un
ciclu de lucru minim.

23

Qrcein kit

23.1

33100000-1

Orcein kit

1.00

Orcein kit , setul din 5 reagenfi in forma
de solutic gata pentru folosire, minim
pentru 250 de teste- maxim 300 de teste
.Cerinje de calitate: Certificat CE sau
declaratic de conformitate In functic de
evaluarea conformittii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 134835 si/sau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numdrul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic sd coincidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului sa
con{ind caracteristicile de performan(d si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusii. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator.

24

Acid hematoxilina
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241 33100000-1 |Acid hematoxilina totogumstica (P.T.A.H) Set 1.00 Acid hematoxilina fotogumstica
(P'T.AH), setul din 3 reagenti in forma de
solutic gata pentru folosire , minim pentru
250 de teste- maxim 300 de teste . Cerinte
de calitate: Certificat CE sau declarafie de
conformitate in functie de evaluarea
conformitiifii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
si/sau ISO 9001 (in dependenti de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numiru! lotului, seria,
termenti de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s@ coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului si
con{ind caracteristicile de performanti i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificare
IVD. Preambalate si sigilate de la
producator.

25 P.A.S. Diastaza kit
25.1 33100000-1 {P.A.S. Diastaza kit Set 2.00 P.A.S. Diastaza kit , setul din 6 reagenti in
torma de solutic gata pentru folosire,
minim pentru 100 de teste- maxim 130 de
teste ..coloratia dupa Hotchinss-
McManus. Cerinje de calitate: Certiticat
CE sau declarafie de conformitate in
functic de evaluarea conformitifii cu
anexele corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat 18O 134835 si/sau [SO 9001
(in dependenti de categoria produsului).
Date de identitate (denumirea, numdrul
lotului, seria, termenti de valabilitate,
conditiile de piistrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie si coineidd in
mod obligatorin cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului s3
contind caracteristicile de performantd si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sa fie prezentate in limba de stat
sau limba rusi. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate st preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

26 P.A.S. kit
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26.1

33100000-1

P.A.S. kit

Set

4.00

P.A.S. kit, setul din 5 reagenti in forma de
solutie gata pentru folosire, minim pentru
100 de teste- maxim 50 de teste
..coloratia dupa Hotchinss-McManus.
Cerinte de calitate: Certificat CE sau
declaratic de conformitate in functic de
evaluarea conformitdfii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si/sau 1SO 9001 (in
dependenti de categoria produsului). Date
de identitate (denumirea, numdrul lotului,
scria, termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului sa
contind caracteristicile de performanta si
calitate, Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mati putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producaltor. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

27

Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere si camere
frigorifice

27.1

33100000-1

Termometru pentru masurarca temperaturii
trigidere st camere frigonfice

Bucatd

4.00

Termometru pentru masurarca
temperaturit frigidere si camere {rigorifice
cu mndice de croare +-1,5 grade Celsius.
Diapazonul de temperatura sa fie -35 pina
la+50 Certificate Certificat IVD. Sigilate
si preambalate de la producator. Certificat
1SO 13485 si/sau [SO 9001 (in
dependentii de categoria produsului). Date
de identitate (denumirea, numirul lomlui,
seria. termenii de valabilitate, condifiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in sct.
Instructiunile de utilizare a setului s3
con{ind caracteristicile de performant(a si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in limba de stat
sau Jimba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.,

28

Perls kit
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28.1

33100000-1

Perls kit

Set

1.00

set din 3 reagenti Tn formi de solutic gata
pentru folosire , minim pentru 250 de
teste- maxim 300 de teste . Cerinte de
calitate: Certificat CE sau declaratic de
conformitate in funclie de evaluarea
conformititii cu anexcle corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
sifsau 1SO 9001 (In dependen(d de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul lotului. seria,
termenil de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sa coineidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse Tn set.
Instructiuntle de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
salabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator.

29

0G6

29.1

33100000-1

0G6

Litru

30.00

Reuctiv monocromat pentru colorare
matur si matur cehule scuamoase
keratinizate. Contine colorant Orange G
care peteazd citoplasma portocalie. Butelit
in volum de pind la 2.5 litri. Certiticat ISO
13485 si/sau ISO 9001 (in dependenti de
categoria produsului), Date de identitate
(denumirea, numdarul lotului, seria,
termenti de valabilitate, condifiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coincida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului s3
con{ind caracteristicile de performanta i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in imba de stat
sau limba rusi. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de {a
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatca necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

30

ILA 50 reagent, Pap
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30.1

33100000-1

EA 50 reagent, Pap

Litru

30.00

Reactivul policromatic pentru colorarea si
diferentierea celulelor scuamoase.
Contrasteina pentru probele de
ginecologie din citologic, peteazi
citoplasma albastru-verde i roz, cu accent
pe culoarca albastru si roz. Ceringe de
calitate: Certificat CE sau declaratie de
conformitate in funcfie de evaluarea
conformititii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13483
st/sau [SO 9001 (in dependenta de
categoria produsului). Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
[nstructiunile de utilizare a setului sa
contind caracteristicile de performanta si
calitate. Instructivnile privind modul de
utilizare sd fie prezentate fn limba de stat
sau limba rusa. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Cerlifical
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
canlitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

31

Alcool prepreparat 70%

311

33100000-1

Alcool prepreparat 70%

Litru

100.00

Solutic alcool ctilic 70% denaturat, gata
pentru folosire in laborator, fird precipitat
rezidual, Butelie in volum de pind la 10 1.
Cennte de calitate: Certificat CE sau
declarafie de conformitate in funciie de
evaluarca conformitifii cu ancxcle
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 134835 si/sau 1SO 9001 (in
dependentd de categoria produsului); Date
de identitate (denumirea, numérul lotului,
seria, termenit de valabilitate, condifiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in med
obligatoriu cu ccle de pe etichetele
componcntelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului s3
contind caracteristicile de performanti gi
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare $a fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim,

32

Alcool prepreparat 80%
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321

33100000-1

Alcool prepreparat 80%

Litru

100.00

Solutic alcool ctilic 80% denaturat, gata
pentru folosire in laborator, f&rd precipitat
rezidual. Butelie in volum de pind la 10 1.
Cerinte de calitate: Certiticat CE sau
declaratie de conformitate in functie de
cvaluarca conformitdfii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Cenrtiticat ISO 13483 si‘sau ISO 9001 (in
dependentid de categoria produsului);, Date
de identitate (denumirea, numirul lotului.
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sa coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare i fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni.Certificat
1VD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

Alcool prepreparat 100%

33100000-1

Alcool prepreparat 100%

Litru

500.00

Solutic alcoo! etilic 100% denaturat, gata
pentru folosire in laborator, fird precipitat
rezidual. Butelic in volum de pind la 10 L,
Cerinte de calitate: Certificat CE sau
declarajie de conformitate in funciie de
cvaluarca conformitdfit cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si‘sau 180 9001 (in
dependentd de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numdarul lotului,
seria, termenit de valabilitate. conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coineidi In mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse fn set.
Instructiunile de utilizare a setului sd
contind caracteristicile de performantd si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim

34

Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-38
grade
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34.1

33100000-1

Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

Kilogram

450.00

Pind la 10 kg sac;Paratina histologica cu
substinuentii de ceara, punct de
solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata,
fard precipitat rezidual. Ceringe de calitate:
Certificat CE sau declaratie de
conformitate in functic de evaluarea
conformitdfii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat 1SO 13485
si‘sau ISO 9001 (in dependenta de
categoria produsului), Date de identitate
(denumirea, numdirul lotului, seria,
termenti de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului sa
contind caracteristicile de performanta si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusi. De la deschidere sa fie
valabile nu mat putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producaltor. Prezentarea mostrelor in
cantitatea nceesara pentru un ciclu de
lucru minim.

Lame histologie pentru IHIC
(imunohistochimic)

33100000-1

[Lame histologic pentru [HC
(imunohistochimic)

Bucati

4000.00

Foarte transparent si achromatic practic
tard culoare, deformare; omogenitate
oplicd ridicatd practic {3rd incluziuni,
dungi, bule etc. ; transmisie spectrald
inaltdl; planaritate buna, stabilitate chimica
foarte bund; indicele de refracjie ajustat
pentru microscoape;fabricate din sticla
sadica clasa hidrolitica 3. special silanate
sau incdrcate electrostatic pe o parte,
dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm,
grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu
margine mata de 20 mm (la un capat, pe
ambele parti), cu cap rodat la 45°, pre-
curatate, gata de utilizare, autoclavabile,
in cutii pind la 72 de bucati. compatibile
cu coversliper Thermo Scientific Microm
CTMG, Ventana BenchMark GX Cerine
de calitate: Certificat CE sau declaratie de
conformitate in functie de evaluarca
conformitdfii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
si‘sau ISO 9001 (in dependenid de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic s3 coincidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componcentelor incluse in set,
Instructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti gi
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatca necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

36

Lame histologice de sticla
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36.1

33100000-1

L.ame histologice de sticla

Bucati

60000.00

Foarte transparent i achromatic practic
fird culoare, deformare; omogenitate
opticdi ridicatd practic fird incluziuni,
dungt, bule ete. ; transmisie speetrald
inaltdi; planaritate bund; stabilitate chimici
foarte bund; indicele de refractic ajustat
pentru microscoape: fabricate din sticla
sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni:
aproximativ 76 X 26 mm, grosime
aproximativ 1.1 mm, lame cu margine
mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe
ambele parti), cu cap rodat 1a 45°, pre-
curatate, gata de utilizare, autoclavabile,
in cutii de 50 de bucati. compatibile cu
coversliper Thermo Scientific Microm
CTMG, Cerinle de calitate: Certificat CE
sau declaratie de conformitate In functic
de evaluarea conformitifii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si/sau ISO 9001 (in
dependenid de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numdrul lotului.
seria, termenit de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie si coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului sa
contind caracteristicile de performanta si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusi. De la deschidere sa fie
‘alabile nu mai putin 12 luni.

37

Lame pentru microtom

371

33100000-1

LLame pentru microtom

Bucatd

1250.00

lungimea:80mm; latimea:8mm;
35grade;otel-carbon. Pind la 30 de bucili
in cutie. Cerinle de calitate: Certificat CE
sau declaratic de conformitate in functic
de evaluarea conformitifii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certificat [SO 13485 si/sau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numarul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuice si coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe ctichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului si
con{ind caracteristicile de performanta si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd, De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

38

Lame pentru criotom

38.1

33100000-1

.ame pentru criotont

Bucati

750.00

lungimea:80mm; latimea:8mm;
3S5grade;otel-carbon. Pind la 50 de buciiii
in cutic .Cerinte de calitate: Certificat CE
sau declaratie de conformitate in functie
de evaluarea conformitiifii cu anexele
corespunzitoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485 si/sau 1SO 9001
Certificat IVD. Sigilate si preambalate de
la producator.

39

Miner pentru sectionarea materialului
tisular.
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39.1

33100000-1

Miner pentru sectionarea materialului
tisular.(port lama)

Bucati

5.00

lungime méner-217mm, realizat din
cauciue special,compatibil cu lamele din
lotul 37. 38. Certificat ISO 13485 si/sau
ISO 9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numarul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condifiile de
pdstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuice s coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului s3
contind caracteristicile de performanta si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau fimba rusd. Certificat IVD. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentrs un
ciclu de lucru minim.

40

Lamcle histologice de acoperire

40.1

33100000-1

Lamele histologice de acoperire

Bucati

80000.00

Foarte transparent gi achromatic practic
tard culoare, deformare; omogenitate
optici ridicatd practic fird incluziuni,
dungi, bule etc. ; transmisic spectrald
inaltd; planaritate bund, stabilitate chimici
foarte bund: indicele de refractie ajustat
pentru microscoape; fabricate din sticld
borosilicatd; destinate pentru aparate de
acoperire automatizatd ; dim.
50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in
cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate
si sigilatc de la producator, compatibile cu
coversliper ClearVue Thermo Scientific,
Thermo Scientific Microm CTMG,
Ventana BenchMark GX, Cerinte de
calitate; Certificat CE sau declaralie de
conformitate in funclie de evaluarea
conformititii cu anexcle corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat 1SO 13485
si/sau 1SO 9001 (in dependenti de
categoria produsului); Date de identitate
(denumirea, numdrul fotulul, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pastrarc) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim,

41

Formalina 37%
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41.1

33100000-1

Formalina 37%

Litru

150.00

Butelic in volum de pind la 20 I- formalina
37%, fard precipitat rezidual .Cerinfe de
calitate: Certiticat CL sau declaratic de
contormitate In tunctie de evaluarea
conformitdfii cu anexele corespunzitoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
st/sau ISO 9001 (in dependenta de
categoria produsului). Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenti de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic si coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a setului s3
coniind caractensticile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare sd fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
1VD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

42

10% NB Formaldehyde

42.1

33100000-1

10% NB Formaldehyde

Kilogram

800.00

Butelie in volum de pind la 201-25%
neutral buttered and stabilized tormalin
solution, pH7.0 | [ard precipitat rezidual.
Cerinte de calitate: Certificat CE sau
declaratic de conformitate in funcjie de
evaluarea conformitillii cu anexele
corespunzitoare pontru produsul dat.
Certificat ISO 13485 si/sau 1SO 9001 (in
dependentd de categoria produsului);, Date
de identitate (denumirea. numdrul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pitstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuice si coincidid in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiuntle de utilizare a setului s
coniind caracternisticile de performantd i
calitate. Instructiunile privind modul de
uttlizare s fic prezentate in limba de stat
sau limba rusad. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
fucru minim,

43

Acid alcohol
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43.1

331060000-1

Acid alcohol

Litru

35.00

Acid alcohol Cerinte de calitate: Certificat
CE sau declaratie de conformitate in
functic de evaluarea conformitifii cu
anexcle corespunzitoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 si‘sau [SO 9001
(in dependenti de categoria produsului),
Date de identitate (denumirea, numdirul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
conditiile de pastrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie si coincidi in
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
[nstructiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti si
calitate. Instrucfiunile privind modul de
utilizare si fie prezentate n limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

44

Laverane de laborator

44.1

33100000-1

I.averane de laborator

Bucati

20.00

Cu fixarca lamelor vertical pentru 10
lame. Cerinfe de calitate: Certificat CE sau
declaratie de conformitate in funciie de
cvaluarea conformititii cu anexcle
corespunzitoare pentru produsul dat.
Certiticat SO 13485 gi/sau ISO 9001 (in
dependentd de categoria produsului); Date
de identitate (denumirea, numdrul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie sd coincidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instrucjiunile de utilizare a setului si
contind caracteristicile de performanti i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s3 fie prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni, Certificat
1VD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarca mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
tucru minim.

Casete histologice cu capace

33100000-1

Casete histologice cu capace

Bucati

60000.00

(material -masi plasticd, unica folosinta)
pentru procesarea histopatologici a
materialului bioptic si postoperator st
incluzionarea in blocurile parafinice.
Certificat SO 13485 gi/sau [SO 9001 (in
dependentd de categoria produsului);, Date
de identitate (denumirea, numirul lotului,
seria, termenii de valabilitate, conditiile de
pdstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie 3 coincidi in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set,
Instructiunile de utilizare a setului sa
con{ind caracteristicile de performanti si
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare s3 fie prezentate in limba de stat
sau limba rusa. De la deschidere sa fic
valabile nu mai putin 12 luni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
canfitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.
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46

Spray crio cu jet

46.1

33100000-1 {Spray crio cu jet

Flacon

5.00

Spray crio cu jet direct si control de
presiune pentru utilizarea la temeperaturi
de -20;-30 de grade Celsius, volum de 0.5
litn, fre fluor butan. Certificat IV,
Sigilate si preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru minim.

47

Cosuri pentru lame

471

33100000-1 {Cosuri pentru lame

Bucatd

15.00

Sa fic din plastic rezistent la solutii
corozive compatibile pentru instrumentul
ClearVue Thermo Scientific, Certificat
[80O 13483 sissau ISO 9001 (in
dependenld de categoria produsului), Date
de identitate (denumirea, numirul lotului,
sena, termenii de valabilitate, conditiile de
piistrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuic si coincida in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set,
Instructiunile privind modul de utilizare si
fie prezemtate in limba de stat sau limba
rusd. Certificat ISO 134835 si/sau 1SO
9001 (in dependentd de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numirul lotului, seria,
termenii de valabilitate, conditiile de
pastrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie s coineidd in mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse in set.
Instructiunile de utilizare a sctului sd
conlind caracteristicile de performanta i
calitate. Instructiunile privind modul de
utilizare si fic prezentate in limba de stat
sau limba rusd. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 uni. Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea neeesara pentru un ciclu de
lucru minim.

3. Criterii si cerinte de calificare

Nr.

Denumirea documentului/cerintelor

Cerinte suplimentare Obl.

3.1

Neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Declaratie pe proprie raspundere conform Formularului (se NU

va indica)

32

Dovada Tnregistriirii persoanei juridice. in conformitate cu
prevederile legale din tara in carc ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de Inregistrare a Intreprinderii/extras din DA
Registrul de Stat al persoanclor juridice - copie. confirmaté
prin aplicarca semndturii §i stampilei ofertantului Operatorul
econoniic nerezident va prezenta documente din tara de
origine carc dovedese forma de inregistrarc/atestare orl
apartenen{a din punct de vedere profesional

[¥8)
w

Actul care atestd dreptul de a livra bunuri/lucrari/servicit

Copic - confirmatii prin semniitura i stampila ofertantului NU

w

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere

NU

w
98

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificatd prin referire la speciticafii sau standard
relevante

Nu se cere

NU

36

Demonstrarea experienfel operatorului ceconomic in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmeaza a fi atribuit

Declaratic privind experienfa similard contorm Formularatui | NU
(se va indica) sau Declarafie privind lista principalelor
luerdiri executate in ultimul an de activitate contorm
Formularului (sc va indica)
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3.7 |Demonstrarca accesului la infrastructura/mijloacele Declaratic privind dotarile specifice, utilajul §i echipamenwl | NU
indicate de autoritatea contractanti. pe care aceasta le necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului
considerd necesare pentru fndeplinirea contractului ce conform Formularului (se va indica) si Documente care
urmeazd a fi atribuit atestd faptul ¢ operatorul cconomic se afld in poscesia

utilajelor. instalatiilor si/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea tiind fic in dotare proprie,
fie inchiriate, necesare indeplinirii contractului

3.8 |Neincadrarea in situatiile ce determind excluderea de la Declaratic pe proprie raspundere conform Formularului (se NU
procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art. 18 din Legea |va indica)
nr. 131 din 03.07.2015

3.9 {Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea DA

semndturni gi gtampilei Ofertantului;

3.10 {Informatii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului| NU

(se va indica)
3.11 {Raportu] financiar Ultimul raport finaciar/situatia financiara-Copic DA
confirmatd prin semndtura $i stampila candidatului
3.12 |Demonstrarca accesului la personalul necesar pentru Declaratic privind personalul de specialitate propus pentru NU
indeplinirea corespunzitoare a obiectului contractului ce  |implementarea contractului conform Formularul (se va
urmeaza a {i atribuit (personalul de specialitate care va avealindica)
un rol esential in indeplinirea acestuia)

3.13 |Minim ani de experientd specificd in livrarea bunurifor Nu se cere NU
sifsau serviciilor similare

3.14 [Valoarca minimd (suma) a unui contract individual Nu se cere NU
indeplinit pe parcursul perioadel indicate (numirnul de ani)

3.15 |Garantia peatru ofertd IF3.2 - original - previzutd in punctul TPO 23.1; conform DA

formularului F3.2 din Documentatia Standard
3.16 |Specificatii de pret F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe site DA
(www.capesidispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat
prin aplicarea semndturii si stampilei Participantului.
Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.2 in format
electronic pe suport CD Impreund cu oferta. Informatia din
formularul ofertei F 4.2 pe suport hirtie obligatoriu va fi
identicd cu informatia prezentatd Tn format electronic.

3.17 [Lista fondatorilor operatorior economici -a confine numele, prenumele, codul presonal — confirmatd DA
prin semndtura si stampila Participantului,

3.18 [Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca defindtoare de cont - original/copie — DA
confirmatd prin aplicarea semndtuni i gtampilei
Yarticipantului;

3.19 |Certificat privind lipsa sau existenta restantclor faji de cliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - DA

bugetul public national conform cerinfelor Inspectoratului Fiscal al Republicii

Moldova),valabil la data deschiderii ofertelor - copic
confirmatd prin aplicarca semndturii i stampilei
Participantului,

3.20 |Document Unic de Achizifii European (DUAE) Completat conform cerinfelor, cu aplicarca suplimentara a DA

semndtunii si stampilei Participantului.

3.21 |Declaratic Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va DA

constitui 80% din termenu] total al produsului, dar nu mai
miic de 12 luni.

3.22 {Declarafie Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici, vor i DA

prezentate mostre de cétre potentialii cistigtori in termen de
5 zile de la solicitare
3.23 |Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe site DA
(www.capes/dispozitive medicale/anunturi licitatii )contirmat
prin aplicarea semndturii si stampilet Participantului.
Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 Tn format
electronic pe suport CD impreuni cu oferta. Informafia din
formularul ofertei ¥ 4.1 pe suport hirtie obligatoriu va fi
identicli cu informalia prezentati tn format electronic.
4. Pregitirea ofertelor
[ 4.1 JOferte alternative: INu vor fi
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42

Garantia pentru ofertd:

Ofcrta va fi insotiti de o Garantie pentru ofertd (emisi de o banci comerciali)
conform formularului F3.2 din sectiunea a 3-a — Formulare pentru depunerea ofertei
sau

Garantia pentru oferti prin transfer Ia contul autorititii contractante, conform
urmitoarelor date bancare:

Beneficiarul pligii: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE

Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1016601000212

IBAN: MD23TRPCCCS18430B01859AA

cu nota “Pentru garantia pentru oferti la licitatia publici nr. 19700121 din 03.01.2020"

Garantia pentru olertd va fi in valoare
de:

2.00% din valoarea ofertet {ard TVA,

Editia aplicabild a Incoterms si
termenii comerciali acceptali vor fi:

DDP - Franco destinatie vimuit, Incoterms 2013

Termenul de
livrare/prestare/executare:

n termen de pini la 30 zile de la solicitarea scrisii a beneficiarului (IMSP Spitalul
Clinic Republican ™ Timofei Mosneaga™)

4.7

Metoda si conditiile de plata vor h:

30 zile bancare dupi livrarea bunurilor si receptionarea facturilor fiscale de ciitre
CAPCS

48

Perioada valabilitifii ofertei va i de:

120 zile

4.9

Ofertele in valutd strdina:

Nu se accepti

5. Depunerea si deschiderea ofertelor

W

Plicurile vor contine urmitoarca
informatic suplimentard:

Licitatie publicd nr. 19/00121

Pentru achizifionarea de: Achizitionarea reagentilor histochimici si consumabilelor
pentru sectia Morfopatologie conform necesititilor IMSP Spitalul Clinic Republican
"Timofei Mosneaga”pentru anul 2020 .

Autoritatea contractantd: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa autoritdtii contractante: Republica Moldova, CIHISINAU CENTRU, mun.
Chisiniiy, str. Korolenko 2/1

A nu se deschide inainte de: 03.01.2020 10:00

Pentru depunerea ofertelor, adresa
autoritiifii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa; Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1
Tel: 022-88-43-25 (48)

Fax: 022884245

E-mail: officef@capes.md

Data-limitd pentru depunerea ofertelor este:

Data. Ora: 03.01.2020 10:00

Deschiderea ofertelor va avea loc fa
urmitoare adresi:

Adresa: Republica Moldova, CHISINAU CENTRU, mun. Chisiniu, str. Korolenko 2/1
Tel: 022-88-43-25 (48)
Data, Ora: 03.01.2020 10:00

6. Evaluarea si compararea ofertelor

6.1

Preturile ofertelor depuse in diferite
valute vor fi convertite in:

Leu MD

Sursa ratet de schimb n scopul BNM
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabild [03.01.2020

va fi:

Modalitatea de electuare a evalufirii:

Evaluarea va fi efectuati per lot, Ia cel mai mic pre¢ fiird TVA, cu corespunderea
tuturor ceringelor.

Factoni de evaluarea vor fi urmitorii:

Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1

Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

7.2

Suma Garantiei de buni executie (se
stabileste procentual din prequl

contractului adjudcecat)):

5.00%
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73

Garaniia de bund execulica
contractului:

Contractul va fi insotit de o Garantie de buni executie (emisi de o banci comerciali)
conform formularului F 5.2 din sectiunea a 3-a —~ Formulare de contract

sau

Garantia de buni exccutie prin transfer la contul autoritifii contractante, conform
urmitoarelor date bancare:

Beneficiarul platii: CENTRUL PENTRU ACHIZITH PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE

Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor ~ Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1016601000212

IBAN: MD23TRPCCCS18430B01859AA

cu nota “Pentru garantia de buna executie a contractului nr, 19/00121 din 03.01.2020"

Numdrul maxim de zile pentru
semnarea §i prezentarea contractului
clitre autoritatea contractanti:

10 zile

Continutul prezentei Fige de date a achizitiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achizitii confirmi corectitudinea continutului
Figei de date a achizitiei, fapt pentru care poarti riaspundere conform prevederilor legale in vigoare,

(fonduc{it()rul\grupului de lucru:.

PATIC I’CI)U.'\I\&*) /

gy
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