MINISTERUL mwz.w,_ﬁﬂ: AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chisinau, bld. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

zq%@@.uﬁgﬁm dinm\S » ol 2022
J Operatorilor economici participanti
IMSP Institutul de Medicind Urgenti

Grupul de Iucru privind achizitionarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale si transport medical al Centrului pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate
(in continuare CAPCS), urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdpl-MD-1637668384540 din 04.02.2022 privind achizitia Achizifionarea
consumabilelor pentru chirurgia endovasculard si interventionald conform n ecesitdtilor IMSP Institutul de Medicing Urgentd pentru anul 2022, vi comunici decizia de

evalaure a ofertelor din 14.04.2022, dup3 cum urmeaza:

- |" cod " | Denumire Lot Unitatea | Cantitat | Pref -
. Yl de [ o unitar |
ALY PR F-eell




84540

Catetere de

diagnostic

femurale 1
radiale

Catetere de

diagnostic

femurale si
radiale

Buc

50,00

248,00

267.84

12
400,00

13
392,00

Radifocus® Optitorque™ /
Outlook Angiographic catheter
RH-4AL1000M RH-
4AL2000M RH-4AL3000M
RH-5AL1000M RH-
SAL2000M RH-5AL3000M
RH-6AL1000M RH-
6A1.2000M RH-6AL3000M
RH-4CL3500M RH-
4CL4000M RH-4CL5000M
RH-5CL3500M RH-
5CL4000M RH-5CL5000M
RH-5CL6000M RH-
SCL2508M* RH-5CL4001M*
RH-5CL4500M* RH-
5CL5001M* RH-5CL6000M
RH-5CL6001M* RH-
6CL3500M RH-6CL4000M
RH-6CL5000M RH-
6CL2508M* RH-6CL2500M*
RH-6CL4020M* RH-
6CL4500M* RH-6CL6000M
RH-4CR3500M RH-
4CR4000M RH-4CR5000M
RH-5CR3500M RH-
S5CR3521M RH-5CR3528M
RH-5CR4000M RH-RH-
6CR5000M
RH-6JR6000M*
RH-6CR2508M*
RH-6CR2500M*
RH-6CR4020M*
RH-6CR4100M
RH-6CR4500M
RH-6CR6000M*
RH-4MP2520M
RH-4MP3020M
RH-4MP3520M
RH-4MP3521M
RH-4MP4020M
RH-SMP2570M

DataControl
SRL.




RH*5MP3500M
RH-3MP3500M
RH-5MP4020M
RH-SMP4001M
RH-6MP3300M
RE-6MP4020M
RH-4STO16GM
RH-4ST0109M
RI-ISTOI6TM*
RH-3TIG110M
RH-3TIG111M*
RH-5TR3510M
RI1-5TR4000M
RH-5TR4001M
RH-5TR4010M
RH-5TR4500M
RH-5TR5000M

RH-5TR5001M*

RH-6TIG110M*

RH-6TR3500M*
RH-6TR4000M
RH-6TRS5000M
RH-5BLK410M

RH-5BLK411M*
RQ-4JL3500M
RQ-4J1.4000M
RQ-4JL5000M
RQ-4JLE000M

RQ-4CR2508M*
RQ-4JR3500M
RQ-4JR4000M
RQ-4JR5000M
RQ-4MP2500M
RQ-4MP4020M
RQ-4MP4100M
RQ-4SP0081M
RQ-4SPO0SOM
RQ-4SPO0SGM
RQ-4SPS04GM
RQ-4TIG110M
RO-4ATR3ISINM




RQ-4TR4000M*
RQ-4TR4010M
RQ-4TR5000M
RQ-4BLK410M

* RH-6CR2508M* RH-
/6CR2500M* RH-6CR3500M |
RH-6CR4000M RH- |
6JR4000M/TERUMO
EUROPE N.V./Belgia

4- Cateter de Cateter de Buc 20,00 1 2 39 42 NaviCross® Support Catheter | DataControl
suport suport periferic 975,00 | 133,00 | 500.00 | 660,00 WS*NS350G3HM SRL
periferic WS*NS35093HM
WS*NS350N3HM
WS*NS35153HM
WS*NA3S0G3HM
WS*NA35093HM
WS*NA3SON3IHM
WS*NA35153HM/TERUMO
EUROPE N.V./Belgia

5- Cateter pentru | Cateter pentru Buc 10,00 2 2 22 24 TrailBlazer SC-0Oxx-xx/ Oxivit med
84540 suport suport 272,40 | 454,19 | 724,00 | 541,90 Medtronic/SUA




14-
84540

I
!
i
H

RBalon
semicompliant
pentru
angioplastie

OIS

Balon
semicompliant
pentru
angioplastie

Buc

20,00

|
|

|

4
065.00 7

4
390,20

81
300.00

87
804.00

“ Senri RX Baloon dilatation
© catheter BD-S2040L BD-
. $2060L BD-S3040L BD-
| $4040L BD-S5040L BD-
 S60401 BD-S7040L BD-
S8(401. BD-S20801. BD-
S3060L BD-S4060L BD-
S5060L BD-S6060L BD-
S7C60L BD-S80661 BD-
S20100L BD-S2080L BD-
| S4080L BD-S5080L BD-

P S6080L BD-S70801 BD-

. S$20120L BD-S30100L BD-
S40100L BD-S50100L BD-
S60100LH BD-S20150L BD-
S30120L BD-S401201. BD-
$50120L BD-S60120LH BD-
$30150L BD-S$40150L BD-
$50150L BD-
S60150LH/Kaneka

Corporation/Japonia

DataControl
SRL

16

16-
84540

Balon
noncompliant
angioplastie
periferica BTK

Balon
noncompliant
angioplastie
perifericd BTK

Bue

30,00

960,00

148
800,00

160
704,00

Tercross OTW Balloon
dilatation catheter BD-
T1520P4E BD-T2040P4E BD-
: T2540P4E BD-T3040P4E BD-
T33540P4E
BD-T4040P4E
BD-T20R0P4E
BD-T23580P4E
BD-T3080P4E
BD-T3580P4E
BD-T4080P4L
BD-T20120P4E
BD-T25120P4E
BD-T30120P4E
BD-T35120P4E
BD-T40120P4E
BD-T20150P4E
BD-T25150P4E
BD-T30150P4E
RD-T3R3150PAT-

DataControl
SRL
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BD-T40150P4E
BD-T20200P4E
BD-T25200P4E
BD-T30200P4E
BD-T335200P4E
BD-T40200P4E
BD-T1220Q4E
BD-T1520Q4E
BD-T2040Q4E
BD-T2540Q4E
BD-T3040Q4E
BD-T3540Q4E
BD-T4040Q4E
BD-T2080Q4E
BD-T2580Q4E
BD-T3080Q4E
BD-T3380Q4E
BD-T4080Q4E

BD-T20120Q4E

BD-T25120Q4E

BD-T30120Q4E

BD-T35120Q4E

BD-T40120Q4E

BD-T20150Q4E

BD-T25150Q4E
BD-T30150Q4E

BD-T35150Q4E
BD-T40150Q4E

BD-T20200Q4E

BD-T25200Q4E

BD-T30200Q4E

BD-T35200Q4E

RD-T40200Q4E/TERUMO
EUROPE N.V/Belgia

17 17- Cateter cu (Cateter cu D 2060 2 2 40 - 43 Fvercross .
balon balon L 010,20 1 171,02 1 204,00 § 420,40 | AB33WoOxxxxxxxx/Medtronic/ :
SUA
27 27- Stent Stent Buc 5.00 6 7 34 37 VisiPro PXP35- Oxivit med
84540 | expandabil pe | expandabil pe 993,00 | 552,44 | 965,00 | 762,20 xxxxxxx/Medtronic/SUA
balon balon




28 u_ 28- _ Stent periferic _“ Stent periferic |  Buc * 10,60 9 | 9 | 90 97 | Everviex Entrust EVX35- | Oxivit med *
: 34540 . autoexpandabil | autoexpandabil _ - 013,20 __ 73426 | 132.00 @ 342.60 _ xxxxxxxx/Medtromc/SUA ‘
‘ | cuprofilde5 | cuprofilde S | " “ 7 7
L L Fr Fr | S d “
N | i 2 2020 0 e (2 DataConiro!
_ _ SRS D ariers carotide CONGC 20000 0 30000 dennn DS-0520-143RX WDJ: SRIL
|  0330-143RX Eum-oio-
I ! ~ J43RXRDS-0616-143RX |
__ m m m _m - RIIS-U0Z3-153RX WUﬁ-oowc-
W _ , : L AER2 ‘:vau 18-143RX . i
! ! ” ! RDS-0725-143RX RDS-0730- |
: _ ___ ! ! J43RX RDS-0820-143RX !
_ _ “ m © RDS-0823-143RX RDS-0830- :
| 143RX RDS-0840-143RX
RDS-0920-143RX RDS-0930-
143RX RDS-1020-143RX
RDS-1030-
[43RX/MICROVENT]I
ON EUROPE
w . it S ARL. /Franta
36 36- Sistem de Sistemn de Buc 40.00 2 2 84 90 Angio-Seal™ VIP Vascular DataControl
84540 inchidere inchidere 100,60 ; 268,00 | 000,060 | 720.00 Closure Device 610132 SRL
percutana a percutana a 610133/ TERUMO
orificiului de orificivlui de MEDICAL
punctic punctie CORPORATION/SUA
|
38 38- | Dispozitivde | Dispozitiv de Buc 20.06 ;150,00 | 180.00 3 3 Torquer XX*RF02M/Terumo | DataControl
84540, controla control a 000,00 ; 600,00 Corporation/Japonia SRL
ghidului ghidului
39 | 39- Cateter Cateter Buc 20.00 | 940,00 ] 18 20 Impress®.Braide d Diagnostic Tribestar
84340 hidrofilic hidrofilic 015.20 | 800,00 : 304,00 Peripheral Catheters Farm
2538BER-H 512538HH1-H
| 512538STS-H/Merit
] : Medical/lUSA
41 1 41- Cateter de Cateter de Buc | 2.00 19 20 38 41 ! Indigo 6 CAT6KIT/Penumbra | DataControl
845 trombaspiratic | trombaspiratic _ 110,00 | 638,80 { 220,00 | 277.60 Inc./SUA SRL
activa activa m




41- Cateter de Cateter de Bue | 200 ' 24 26 48 52 Indigo 8 XTORQ Tip " DataControl
trombaspiratie | trombaspiratie 450.00 | 406,00 | 900.00 | 812.00 | CATSXTORQISKIT Indigo SRL
activa activa 8 TORQ Tip |
CAT8TORQS5KIT Indigo 8 _
Straight Tip _
CAT8STRSSKIT/Penumbra
Inc./SUA _
41- Cateter de Cateter de Buc 1,00 13 14 13 7 14 Indigo 3 CAT3KIT/ Penumbra | DataCoutrol
84540 | trombaspiratic | trombaspiratie 230,00 | 288,40 : 230.00 : 288.40 Inc./SUA SRL
activa activa
42- Cateter de Cateter de Buc 1,00 2 2 2 2 Cragg-McNamara 410xx-01/ | Oxivit med
84540 infuzie cu infuzie cu 420,60 | 614,25 | 420,60 | 614,25 Medtronic/SUA _
valva valva _
43- Set stertl Set steril Buc 50,00 | 630.00 | 756.00 31 37 Set for angiography FST-820- !  Tribestar
getabil pentru | getabil pentru 500,00 | 800,00 497/ FULLSET/Turcia Farm
interventii interveniii
diagnostice diagnostice _ "
44- Set stertt Set steril Bue 1 2 378 453 97038757 _ Tehnomedica
84540 | getabil pentru | getabil pentru 890,00 | 268,00 | 600.00 ; 600,00 75010783/ Molnlycke
interventii interventii i Health Care/Bbraun _
endovasculare | endovasculare Melsungen/Suedia
majore majore i
45- Conector Conector Buc 50.00 ! 199,00 | 238,80 9 It 1 5016002/B. Braun/Germania | Tehnomedica
84540 | injectare sub injectare sub 950,00 | 940,00 _
presiune presiune lung
46- | Conectoare Y Conector Y Bue ! 15000 22400 | 24192 330 36 3021693/B. Braun/Germania - Tehnomedien
] mono- o L L 160000 |
| Robincte Robincte Bue | 130,00 § 2050 | 2460 1 3 ted -+ Lahromed
| _ w 07500 | oM . Laborator
| ; . i “ Co.. Lud/China m SR
| si- | Careter ghid  Bwe . 3500 ¢ 432 7 488 Cello 1610050/ Mudtronie!
84540 | prevazui ¢ m ; 13355 0 30525 SUA
. baton de buion de _
- olcuzie ocluzie “ _
533 53- Cateter suport | Cateter suport Buc 35.00 i2 13 427 461 | Navien RFX Axxx-xxx- Oxivit med
84340 intracranial intracranial 210.00 | 186,80 1 350.00 | 538,00 b xx/Medtronic/SUA




arteriala femurala

arteriala
femurala

RS+B40K10AQ RS+B50ON10AQ
RS+B40G105Q RS+B40K105Q
RS+BSONT0SQ RS+B6ONTOSQ
RS+B70N108Q RS+BSONTOSQ
RS*B90ON10SQ RS*BION10SQ
RS*BIINT0SQ RS+A40K10AQ
RS+A40G10SQ RS+AS0KT0AQ
RS+AS0K10SQ RS+AGCK10AQ
RS+A60K10SQ RS+A70K10SQ
RS+A80K105Q RS*A90K10SQ
RS*AT10K10SQ RS*AT1K10SQ
RS+B40K10MO RS+B50K10MO

54 | 54- | Ghid0.014" | Ghid0.014” | Buc 3500 | S 7 5 | 200 7 216 | Avigo 103-0606- | Oxivit med
“ 84540 ; cu acoperire | cu acoperire ; | 718,35 | 718,35 | 14225 | 153.70 | 200/Medtronic/ SUA #
: hidrofila si hidrofila si 7 m _ __ | |
| _m _w insertde ¢ insertde _ | _ ! _ _
: : . platina pt . _ _ :
L35 5 . B M_ C1103005L 1. , Labromed
| | CHAM020LL/CINRANA | Laborator
o | Tijecis s Siovaxia | SRL
110 N Legeanr, 131 e, nu au fost aecepate urmatoarele oferte
| Nr.| Denumire Lot Denumirea MODEL/Procucitor/Tara de origine Operatorul Necorespunderi
Lot w pozitiei Economie
| Set introductor Set introductor | 1S9000.:41 9cm 1S9001: 37 11 ¢m 1S9002: 61 | ImpulsProGroup | Nu corespunde cerintelor tehnice
pentru punctie peniru punciie 11em 1S9003: 7£ 11 ¢m 1S9004: 8f 1Tcm solicitate
arteriala femurala arferiala IS9005:9f 11em [S9006: 101 11 1. Penetrarea travmatica intr-un vas
femurala cn/Ares/Turkey din cauza trecerii rigide dilatator-
teaca
2. Este confectionat din
potiuretan si nu PTIE
3. Flexibilitatea este
redusa
4. Nu au lungime de 10
cm s125 cm
! Set introductor Set mtroductor Radifocus® Introducer 1] Standard Kit A, DataControl In forumarul sepecificatiiiro tehnice
pentru punctic peniu punciic Standard Kit B, Siandard Kit R SRL atasate nu au fost indicate codurile

pentru Diametru 5, 7




RS+B60K 10MQ RS+B70K10MQ

RS+B8OK 10MQ RS*BO0K 10MQ

RS*B10K10MQ RS+B5ONIOMQ
RS+B6ONTOMQ
RS+B70N10MQ
RS+BSON10MQ
RS*BYONTOMQ
RS*B1ON10MQ
RS*B1IN10MQ
RS*B40K I0OMRD
RS*B5ONTOMRD
RS*B6ONOMRD
RS*B70N10MRD
RS*BSON10MRD
RS*BYONTOMRD
RS*BION10MRD
RS*BIIN10MRD
RS+R40K 10MQ
RS+RSONT0MOQ
RS+RG60N10MQ
RS+R7ONI0MQ
RS+R8ON10MQ

RS+RIONTOMQRS*BITIKIOMQ/TERUMO

EUROPE N.V./Belgia

-3

Set introductor
pentru punctie
arteriala radiala

Set inroduetor
pentru punctiz
artertala radiala

Set introductor
pentru punctie
arteriala radiala

P R (.

arteriala radiala

1S9011:4F 7 CM IS9012: 5F 7CM {89016:
5F 11 CM IS9017: 6F 11 CM/Ares/Turkey

[
"
o
-

.

ORRT-RL PR
R 7PQ RT-ROUAD7P{ RT-
R40D07PQ* RT-R40GO7PQ RT-

R50G07PQ RT-R60GO7PQ RT-R40A10PQ
RT-R50A10PQ RT-R60A10PQ RT-
R40D10PQ RT-R30D10PQ RT-R60D10PQ

[mpuisProGroup

o__cmsi25iem

Penctrarea traumatica intr-un vas
din cauza trecerii rigide dilatator-

| teaca

2. Este confectionat din

poliuretan si nu PTFL

3. Flexibilitatrea este
redusa

4. Nu au lungime de 10

documentajia de artbulre

RS+R40K10MQ RS+R3ON10MQ
RS+R6ONTOMQ RS+R7ON10MQ
RS+RECNT10MQ RS+RION1OMQ




RT-R70D10PQ RT-R40G10PQ RT-
R50G10PQ RT-R60G10PQ
RS+R40K10MQ RS+RSON10MQ
RS=REONI0MOQ RS+R7ONTOMQ
S fﬁ./:\_zo RS-RIONIOMQ
/ PO RM*RISF25PQ
m _ RVRI ...“ & Q RM*RF3125PQ w
x%. 6116PQ RM*RFOF25PQ

_ | A POPQ RMYREGII 6P

aca gmd scurt

m aﬁiﬁ,oﬁuuw -
a ghid | Teaca ghid scurt | Destunation® : DataControl | 534-86301 GS*KA58T1190B
suiding Sheath _ SRE GSHFKSMPITIOR
GS*F58TI1C45 n - GS*FKSSTIC90B
GS*F5HS1IC45 GS*KSMPIC90B RSCO01 RSCO3
GS*F53MP1C45 RSCO03
GS*FSRDCC45 RSCO7 RSC02 RSCO4 RSCO06
GS*FSLIMC43 RSCO08 54-89001 54-89006
RSRO1 codurile sus mentiomnat e sunt
RSR(2 pentru alte marimi decat cele
RSR(3 solicitate in caietul de sarc¢in:
RSR13
RSR14
RSR04
RSRO35
RSRO6
RSRI15
RSR16
54-84501
RSPG1/RSPO2
54-86501
GS*KS58TI1T90B
GS*KSMP1T90B
GS*KS5STIC90B
GS*KSMP1C90B
RSCO1
RSCO03
RSCO05
RSC07
RSCO2
RSCO4
RKQUTOA




RSCO8
54-89001
34-89006/TERUMO
CORPORATIO
N /Janonia

Teaca m:.& hung Teacd ghid lung Destination® Guiding Sheath DataControl | GS*FASTIC45 GS*F3HS1C45
) ) GS*F3ST1C45 GS*F5HS1C45 SREL GS*F3MPIC45 GS*F3RDCC45
GS*F5MP1C45 GS*F3RDCCAS GS*ESLIMC45 RSROT RSRO2
GS*F3LIMC45 RSRO1 RSR02 RSRO3 RSRO3 RSR13 RSR14 RSRO4
RSRI13 RSR14 RSR04 RSRO5 RSRO6 RSRO5 RSRO6 RSR15 RSR16 54-
RSR15 RSR16 54-84501 RSP01 RSPO2 54- 84501 RSPO1 RSP02 54-89001 54-
863501 GS*KS5STIT90B GS*KSMP1TI0B 89006 codurile sus mentionate sunt
GS*K5ST1IC90B GS*KSMP1Co0B RSCO1 pentru alte marimi decdt cele
RSC03 RSC05 RSCO7 RSCO02 RSCO04 solicitate 1n caietu! de sarcini
RSC06 RSCO8 54-89001 54-
89006/ TERUMO
CORPORATIO
N/Japonia
Microcatetere Microcatetere rogreat® Micro Catheter System MC- DataControl | MC-PC2011 MC-PP241112D MC- |
PC2011 SRL PP24111ZB MC-PC2715 MC-
MC-PC2013 PV2815Y MC-PE28151Z2V
MC-PC2015 i codurile sus mentionate sunt pentru

MC-PP24111ZD
MC-PP241114ZB
MC-PC2411
MC-PP24131Z2D
MC-PP241317B
MC-PC2415
MC-PB2413
MC-PX2413
MC-PP241517ZV
MC-PP241312W
MC-PC2415
MO-PV2413Y
MC-2P27111
MC-PE2ZT115
MC-PE27111
MC-PP27131
MC- PE27131
MC-PC2715

alte marimi decét cele solicitate in
catetul de sarcini




MC- PP27151
MC-PC2813
MC-PE28131
MC- PP2813]
MC-PE2RIZIZR
MO-PV28ISY
MC-PL2SISIZVITERUMO
CORPORATIO
N

IRE-TR T

A

dragnostic stiff

{Benjing) Co.. Ltd/China

N corespunde cenniclor tehiice s-

a sohertat lungimea 300 om s-a
oferit 260 cm

9

d

lagnostic stiff

Arc ghidde |
diagnostic stiff

Radifocus®
Wire RF-PA181353M RF-PA18263M RF-
PS25153M RF-PA23153M RF-PA25183M
RF-PS25263M RF-PA25263M RF-
PS35083M RF-PA35083M RF-PS35153M
RF-PA33131M RF+PA35155M RFE-
PS35183M RF+PA33183M RF*PA35188M
RF*HR35183M RF*HR35303M
RF*HN35183M RF-PS35263M RF-
PA35263M RF-PS38083M RF-PS38153M
RF-PA38153M RF-PS38183M RF-
PA38183M RF-PA38263M

s® Guidewire M Stf Type Guide

DataControl
SRI.

RF-PA18133M RF-PA18263M RF-
PS33083M RF-PA35083M codurile
sus meniionate sunt pentru alte
mariny decat cele solicitate in
caietn} de sarcini

d

Arc ghid de
1agnostic stiff

Arc ghid de
diagnostic stiff

Laurete/Merit Medical/UJSA

Tribestar Farm

Nu s-a indicat codul in ofertd ceea
ce face imposibild evaluarea si
determninarea conformitatit ofertel

10

Arce ghid hidrohlic

pentru proceduri

periferice

Arc ghid
hidrofilic pentru
proceduri
periferice

Laureat/Merit Medical/USA

Tribestar Farm

Nu corespunde cerintelor tehnice s-
a solicitat Ghidul lungime de 300
cm s-a oferit de 260

2. Nu are parte flexibila distala
conica

ST

Arc ghid hidrofilic

Ty
e

niryu proceduri
periferice

Are ¢hid
hidrofilic peniru
procedurs
periferice

Radifocus® Glidewrre Advanlage™
Peripheral Guide Wire RA*FA14181CM
RAFFAI4301CM RA*FS14361CM
RA*FA18181CM RA*FAIR301CM
RA*FSIR301CM RA*CA3S5185CM

DataConirol
SRL

RAFFATS301CM RA*TS14301CM
RA*FAI8301CM RA*FS18301CM
RA*CA35265CM codurile sus
mentionale sunt pentru aite marimi
decét cele solicitate n caietul de
sarcini




RA*CA35265CM RA*CS353185CM
RA*CS35265CM

Ghid pentru

angioplastic utilizat

in CT0O

Chid pentru
angioplastic
utilizat in CTO

nici o oferta

Ghid cu varf moale
acoperit cu polimer

Ghid cu varf
moale acoperit
cu polimer

Radifocus® Glidewire Advantage™
Peripheral Guide Wire RA¥FAT4181CM
RA*FAT4301CM RA*FS14301CM
RA*FAL8181CM RA*FATZ30ICM
RA*FSI8301CM RA*CA35185CM
RA*CA35265CM RA*CS35185CM
RA*CS35265CM/TERUMO
CORPORATION /Japonia

DataControl
SRL

Valoarea ofertet depasire valoarea
estimativd mai mult de 30%

Balon pentru pre si

postdilatare
periferica

Balon pentru pre
si postdilatare
perifericd

Metacross RX PTA dilatation catheter BD-
L30020CR BD-L30040CR BD-L40020CR
BD-L30020CR BD-L60020CR BD-
L70020CR BD-LRO020CR BD-LO0020CR
BD-LX0020CR BD-L.X2020CR RBRD-
[.30060CR BD-L40040CR BD-L30040CR
BD-L60640CR BD-L70040CR BD-
£.80040CR BD-1.90040CR BD-LX0040CR
BD-L.X2040CRBD-1.3008OCR
BD-L40060CR
BD-1.50060CR
BD-1.6CO60CR
BD-L70060CR
BD-L80060CR
BD-L9006OCR
BD-LXOO6OCR
BD-LI0100CR
BD-L40080CR
BD-L30080CR
BD-L6008OCR
BD-L70080CR
BD-{.80080CR

DataControf
SRL

Valoarca ofertet depastre valoares
estimativit mai muft de 30%




BD-L90080CR
BD-LX0080CR
BD-L30120CR
3D-140100CR
BD-L30100CR
BD-1Le0100CR
BD-L70100CR
BD-LL30150CR
Bi3-1L40120CR
BD-1.50120CR
BD-L60120CR
BD-L70120CR
BD-L30200CR
BD-L40150CR
BD-L30150CR
BD-L60150CR
BD-L701506CR
BD-1.40200CR
BD-L50G200CR
BD-L60200CR
BD-L70200CR
BD-L300205W

- BD-L30040SW

BD-L4002058W
BD-L500208W
BD-L600205W
BD-L700208W
BD-L80020SW
BD-L9002G5W
BD-LX0020SW
BD-LX2020S8W
BD-L30060SW
BD-L40040SW
BD-1.50040SW
BD-L600408W
BD-L70040SW
BD-L800405W
BD-L90040SW
BD-LX0040SW
BD-1.X2040SW
RN-1.530080SW




BD-[.40060SW
BD-L50060SW
BD-L60060SW
BD-L70060SW
BD-L80060SW
BD-L90060SW
BD-LX0060SW
BD-L30100SW
BD-L40080SW BD-L50080SW
BD-L60080SW
BD-1.70080SW
BD-L8008OSW
BD-L90080SW
BD-LX0080SW
BD-L30120SW
BD-L40100SW
BD-L30100SW
BD-L60100SW
BD-L70100SW
BD-L30150SW
BD-L40120SW
BD-L50120SW
BD-L60120SW
BD-L70G120SW
BD-L302005W
BD-L401505W
BD-L50150SW
BD-L601508W
BD-L701508W
BD-LA02008W
BD-L30200SW
BD-LO60200SW
BD-L702608W
BD-1.30020MW
BD-L30040M W
BD-L40020MW
BD-L50020MW
BD-L60020MW
BD-L70020MW
BD-L80020MW
RD-I S0O70NW




BD-LX0020MW
BD-LX2020MW
BD-1.30060MW
BD-1L40040MW
PD-LA0020MW
SRS IVARANS
BD-L70040MW
BD-L800AOMW
PBI3-LeO040NMW
BD-LXOU40MW
BD-LX2040MW
BD-L30080MW
BD-L40060MW
BD-L50066MW
BD-1.60060MW
BD-L70060MW
BD-LI0O6OMW
BD-L90060MW
BD-1.XG060MW
BD-L3G100MW
BD-L40080MW
BD-L50080MW
BD-L6008OMW
BD-L.70080MW
BD-L8COSOMW
BD-LG0OKOMW
BD-LX0080MW
BD-L30120MW
BD-L40100MW
BD-L50100MW
BD
-LOOTCONW BD-L70100MW
BD-L30150MW
BD-L40120MW
BD-L50120MW
BD-L60120MW
BD-L70120MW
BD-L30200MW
BD-L40150MW
BD-L50150MW
BD-T1.A0150MW




BD-L70150MW
BD-L40200MW
BD-L50200MW
BD-L60200MW
BD-L70200MW
BD-L30020CW
BD-L30040CW
BD-L40020CW
BD-L.50020CW
BD-L60020CW
BD-L70020CW
BD-L80020CW
BD-L90020CW
BD-LX0020CW
BD-LX2020CW
BD-L30060CW
BD-L40040CW
BD-L50040CW
BD-L60040CW
BD-L706040CW
BD-L80040CW
BD-L90040CW
BD-LX0040CW
BD-LX2040CW
BD-L30080CW
BD-L40060CW
BD-L30060CW
BD-L60060CW
BD-L70060CW
BD-L80OGOCW
BD-L90060CW
BD-LX0060CW
BD-L30H00CW
BD-L40080CW
BD-L30080CW
BD-L66080CW
BD-L70080CW
BD-1.80080CW
BD-L90080CW
BD-LX0080CW
RD-TAM0CW




BD-L40100CW
BD-L501060CW
BD-L6O100CW
BD-L70100CW
BD-L30i30CW
BD-1L401200W
BD-L30120CW
BD-Lo0120CW
BD-L701200W
BD-L30200CW
BD-L40150CW
BD-L30150CW
BD

BD-L40200CW
BD-L30200CW
BD-L60200CW

BD-L70200CW/Kaneka
Corporation/Japonia

-L60150CWBD-L70150CW

Biosensors PowerLine™/Biouscnsors
Intermncional/Switzerland

Tribestar Farm

Nu corespunde cerintelor tehnice s-
a solicitat Shaft nu are lungime de
150 e¢m, ci doar de 142

2. Diametru] balonului
nu este mai mare de 4 mm

Biosensors Rise NC/Biosensors
Interncional/Switzerland

Tribestar Farm

corespunde. s-a solicitat [ungimea
shaft 145 cm s-a oferit 142 -/+ 3em
.S-a solicita diametre balon de la
1.25 mm s-a oferit de la 2 mny;

14 Balon Balon
semicompliant semicompliant
pentru angioplastie pentru
periferica angioplastie
perifericd
15 1 Balon pentru CTO Balon pentru
CTO
15 | Balen pentru CTO Balon pentru
CTO
! Balon noncompliant Balon
w angioplastic noncompliant
periferica BTK angioplastic

periferica BTK

Vascular Devices

Biotech S.L./Spania

Xperience Pro/iVascular / Life

SC MEDEC-

Service SRL

Nu corespunde ceringelor tehnice s~
a solicitat capacitatea ghid 0.014 s-a
oferit 0.016; apacitatea ghid 0,014
s-a oferit 0,016 mm; S-a solicitat

Oceanus 14 Pro/iVascular / Life Vascular
Devices Biotech S.L/Spania

SC MEDEC-

Service SR

| Nu corespunde cerintelor tehnice s-

a solicita Diametru shafiului:
Proximal: 3.2 - 3.6 Frin functie de
diametru s-a oferti de 3.9F, nu are
RPB de 20 atm.




16

Balon noncomphant

angioplastie
perifericd BTK

Balon
noncompliant
angiopiastie
perifericd BTK

Passeo 14/BIOTRONIK AG/Elvetia

CAVATEH M

SRL

Nu corespunde cermiclor tehnie

a solicitat diametru balon 1.25 L
mm s-a oferit de [a 1.5 mm; s-
solicitat n:m_,.m_ 2.5-3Frsa
prezentat 3.1 Fr, Proximal s-a
solicitat 3.2 -3.6 Fr s-a prezentat 3,9
Fr.

Balon noncompliant
angioplastie
perifericd BTK

Balon
noncompiiant
angioplastie
perifericd BTK

JOKER™ {t4/FEurocor To
Gmbkl/ OE.E@E@

(1

[CS "Farmina”

SRL

/ .

Vi corespunde ceringelor tehinice
a solicitat Lungimi balon: 20, 40,
80, 120, 150, 200 mim s-a oferit 40-
120. Diametre s-a solicitat de la
Diametre balon: 1,25 — 4.00 mm s-a
oferit 2—-4 mm

17

Cateter cu balon

Cateter cu balon

Oceanus 353/1Vascular / Life
Vascular Devices

Biotech S.L/Spania

SC MEDEC-
Service SRL

Nu corespunde cerintelor tehnice
baloanele sunt cu shaft moale.
rigiditate si pushabilitate slaba
S-a solicitat RBP 20 atm s-a oferit
13-16 atin; S-a solicitat Tungime
shaft 40.80 si 135 cm s-a oferit 80,
120, 200 cm

17

Cateter cu balon

Cateter cu balon

Passeo 33 Xeo/BIOTRONIN AG/E]lve

-r—+

CAVATEH M

SRL

{

bafoanele sunt cu shaft moale,
rigiditate st pushabilitate slaba
S-a solicitat lungime shaft 40,80

"5l 135 om s-a oferit 90, 135 51 170

cm; Sub denumirea comerciala
Passeo 35 Xeo e identifica si alte
coduri cu alte dimensiuni ce nu au
fost solicttuie In catetul de sarcini
{428848; 428849: 428920; 428921,
428622 eted

e

Catet

.\r,m..mﬂa.‘ periferic cu

balon

o Coeter Nerie

___ﬁr

cu balon

A.-..
il

Vascular CrSor;
Biotech 8.0/ Spa:

:2

exenpiu 3. : q

ST

PRE Y Jnn

SmmX210 cz:




18 | Cateter periferic cu

balon

Cateter periferic
¢u balon

inClO

Nanocross
AB14Whoooooood/Medtronic/SUA

K AGT R elia

Oxivit med

Sub denumirea comerciali

- NanoCross se identifica si alte

i

caduri cu alte dimensiuni ce nu au

tost mo__ozm:w in ommm:__ n_m

g J. L or

Liilat TR

/c corespunde cermtelor tehnice

' balon utilizat in * | _ solicitate nu au distalitate la balon
! CTO ! | ! coniea (de exemplu 3.0-2.5
w _ 'mmX210 cm)
19 ¢ Cateter periferic eu ! Cateter periferic ! Pacific Plus PCE Oxxoxoxxxxx/ Oxivitmed | sub denumirea comerciala Pacific
balen utilizat in cu balon utilizat Medtronic/SUA Plus PCE se identificd si alte codur
CTO n CTO . cu alte dimensiuni ce nu au fost
: solicitate in caictul de sarcini. (de
ex. Diametru 7, lungime shaft 180).
20 ¢ Ialon an m, oim,; Balon Passeo 35 Xeo/BIOTRONIK AG/Elvetia CAVATEH M | Nu corespunde cerintelor tehnice s-
periferica p angioplastie SRL a solicitat lungimea pina la 300 ¢m
:mEEnsE_ periferica pentru s-a oferit pind la 250 cm , s-a
leziunilor {ratamentul solicitat lungimea cateterului de la
obstructive cu leziunilor 80 s-a oferit de la 90
Jungimi extreme si obstructive cu
manevrabilitate lungimi extreme
contralaterala sl
manevrabilitate
contralaterala
20 | Balon angioplasue Balon Admiral Exireme SBlIxxouooooox/ Oxivit med Sub denumirea comerciald Admiral
periferica pentru angioplastie Medtronic/SUA Extreme se identifica si alte coduri
tratamentul periferica pentru cu alte dimensium ce nu au fost
leziinilor ratamentul solicitate Tn caietul de sarcin.
obstructive cu leziunilor
lungimi extreme si obstructive cu :
manevrabilitate hungimi extreme
contralaterala sl
manevrabilitate

contralaterala




20 | Balon angioplastie M Balon JOKER™ §35/Burocor Tech - ICS "Farmina” '~ Nu corespunde cerintelor tehnice s-
periferica pentru | angioplastie GmbH/Germanta SRL a solicitat Lungimi balon : 20. 40.
tratamentul periferica pentru 60. 80, 120. 150, 200, 250, 300 mm
leziunilor tratamentul s-a prezentat 20-150 mm; s-a
obstructive cu feziunilor solicitat Lungime utilizabila: 80,
lungimi extreme sl obstructive cu 130cm s-a oferit 80 cm si 133 em:
manevrabilitate lungimi extreme s-a solicitat Diametre necesare
contralaterala sl ¢ pentru balon: 3.0-12.0 mm s-a
manevrabilitate oferit 4-8 mm;
contralaterala
20 | Balon angioplastie Balon Metacross OTW PTA dilatation catheter DataControl S-a prezentat codurt ce nu w
periferica pentru angioplastie BD-1.30020CR BD-L30040CR BD- SRL corespund cerintelor solicitate in
tratamentul periferica pentru | L40020CR BD-L56020CR BD-L60020CKR caietul de sarcint BD-L30020CR
leziunilor tratamentul B313-L.70020CR BD-L80020CR BD- BD-L30040CR BD-L40020CR m
obstructive cu leziunilor 1.90020CR BD-1.X0020CR |

lungimi extreme si
manevrabilitate
contralaterala

obstructive cu
lungimi extreme
si
manevrabilitate
contralaterala

BD-LX2020CR
BD-L30060CR
BD-L40040CR
BD-L50040CR
BD-L60040CR
BD-L70040CR
BD-L80040CR
BD-LS0040CR
BD-1.X0040CR
BD-LX2040CR
BD-L30080CR
BD-L40060CR
BD-L50060CR
BD-L60060CR
BD-1.70060CR
BD-1.80060CR
BD-LYV06OCR
BD-LXO0060CR
BD-L30100CR
BD-L40080CR
BD-L50080CR
BD-L60080CR
BD-L70080CR
BD-L80OSOCR

BD-L90080CR
RN-T XONRNCR

i




BD-L30120CR
BD-L40100CR
BD-L30100CR
BD-L60T00CR
BD-1.70T00CR
BD-L2OTSONCR
BD-1£3120CR
BD-1.30120CR

Tt Y Lyt Ty
AL L AL N

BD-L70120CR
BD-1.302006CR
BD-L40150CR
BD-1.30150CR
BD-L60150CR
BD-L70150CR
BD-1.40200CR
BD-L50200CR
BD-L60200CR
BD-L70200CR
BD-L30020SW
BD-L300405W
BD-L460205W
BD-L50020SW
BD-L60020SW
BD-L70020SW
BD-L806020SW
BD-L9G020SW
BD-LX0020SW
BD-LX2020SW
BD-L30060SW
BD-L400405W
BD-L500408W
BD-L60040SW
BD-L70040SW
BD-LBO040SW
BD-L90040SW
BD-LX0040SW
BD-LX20405W
BD-L30080SW
BD-L40060SW
RT-T S00605W




BD-L60060SW
BD-L700605W
BD-L80060SW
BD-L90060SW
BD-LX0060SW
BD-L301005SW
BD-L40G805W
BD-L5300305W
BD-L60080SW
BD-L70080SW
BD-L80080SW
BD-L90080SW
BD-LX0080SW
BD-L30120SW
BD-L401005W
BD-L501005W
BD-L60106SW
BD-L701005W
BD-L30150SW
BD-L40120SW
BD-L501205W
BD-L6012G5W
BD-L701208W
BD-L.302005W
BD-L401505W
BD-L3G1505W
BD-L60150SW
BD-LT701508W
BD-L402005W
BD-L302005W
BD-1.602005W
BD-L702005W
RBD-L30020MW
BO-L530040MW
BD-L40020MW
BD-L30020MW
BD-L60020MW
BD-L70020MW
BD-L§GO20MW
BD-L90020MW

RD-1 XON?20MW




BD-L.X2020MW
BD-1.30060MW
BD-L46040MW
BD-130040MW
BD-1L6004MNW
BD-L70040MW
BD-1800400 W
BD-1.90040MW

..:Ju ...3.;»./.....,
qu:m..v«iC:ﬂ 7;/.6

BD-1.X2040MW
BD-L30080MW
BD-L40060MW
BD-L30060MW
BD-L60060MW
BD-L70060MW
BID-LEG060OMW
BD-1.90060MW
BD-LX0060MW
BD
-LL.30100MW
BD-L40080MW
BD-L50080MW
BD-L60080MW
BD-L70080MW
BD-LEG0ZOMW
BD-LO008OMW
BD-LX0080MW
BD-L30120MW
BD-L40100MW
BD-L50100MW
BD-L60100MW
BD-L70100MW
BD-L30150MW
BD-[.40120MW
BD-L56120MW
BD-L60120MW
BD-L70120MW
BD-L30200MW
BD-L40150MW
BD-L50150MW
RI-1.A01TS0MW




BD-L70150MW
BD-1.40200MW
BD-L50200MW
BD-L60200MW
BD-L70200MW
RD-L30020CW
BD-L30040CW
BD-L40020CW
BD-L50020CW
BD-L60020CW
BD-L70020CW
BD-L80020CW
BD-L90020CW
BD-LX0020CW
BD-LX2020CW
BD-L30060CW
BD-L40040CW
BD-L50040CW
BD-L60040CW
BD-L70040CW
BD-L80040CW
BD-L90040CW
BD-LX0040CW
BD-LX2040CW
BD-L30080CW
BD-L40060CW
BD-L30060CW
BD-L60060CW
8D-L70060CW
BD-LRO0COCW
BD-LO0G60CW
BD-LX0060CW
BD-LA0TCOCW
BD-L200’0CW
BD-LAN080CW
BD-L.600SOCW
BD-L70080CW
BD-L8008OCW
BD-L.900SOCW
BD-LX0080CW
RD-I 3N 200CW




AV

periferice
femoropopliteale
si AV

401301 3PTH-

|

wlentificat s alte coduri ce nu
corespund cerintelor solicitate
BPTH-35-40150 S; BPTH-35-
35-50130 5;

' BPTH-35-50150 L: w_j,:i;-
60150 S;: BPTH-35-60150 L;
BPTH-35-70150 S; BPTIi-35-
70150 L

| BD-L40100CW | |
o BD | |
_ -L30100CW ; m.
BD-L60100C W "._ |
S BD-L70100CW | “
WA :
o BD-1451260CW | |
D BD-L uc E.é
" _ BI-160 200w “ ;
i _ BD-L70120CW _. :
| | BD-1.30200C W _. |
BD-1.40150CW
_ BD-L30130CW
BD-L60150CW
_ BD-L70150CW
BD-1.40200CW i
BD-L.50200CW |
.m BD-L60200CW
m BD-L70200CW/Kaneka
m. Corporation. /Japonia
21 __ Balon farmacelogic Balon Inpact Admiral/Medtronie/ SUA Oxivitmed | Sub denumirea comerciala Admiral
: activ pentru farmacologic » Extreme se identifica st alte codur
interventil periferice activ pentru cu alte dimensiuni ce nut au fost
femoropopliteale si interventii solicitate in catetul de sarcini.
AV periferice
femoropopliteale
_SiAV
| 21 | Balon farmacologic Balon ! BioPath 035/Biosensors Tribestar Farm | Nu corespunde cerintelor tehnice s-
activ pentru farmacologic Inmernciona/ Switzerland - a solicital Lungimi necesare pentru
interventii periferice activ pentru cateter: 80cm si 130 cm s-a oferit
femoropopliteale si interventii 80 cm st 135 om; Totoadd s-a




22 Balon PTA ' BalonPTA ! fara ofertd
angioplastie angioplastie “
periferica periferica 1 _ S ]
|wn.- Balon angioplastie Balon Pacific Plus PCE Oxxxxxxxx/ - Oxuvit med Sub denumirea r:”ﬁrhi_mf Pacific
! periferica pentru angioplastic | Medtronte/SUA _ Plus sc identifica si alte coduri ¢
tratamentul periferica pentru alte dimensiunti ce nu au fost
leztunilor cu abord tratamentul solicitate in caietul de sarcini. Nu
anatomic difieil leztunilor cu au fost prezeniate coduri pentra
abord anatomic ghidul 0,014,
dificil
24 | Balon angioplastie Balon Pacific Plus PCE Oxxxxxxxx/ Oxivit med Sub denumirea comerciali Pacific
periferica pentru angtoplastie Medtronic/SUA Plus se identificd si alte coduri cu
tratamentui periferica pentru alte dimensiuni cc nu au fost
leziunilor extinse tratamentul solicitate Tn caietul de sarcini. Nu
leziunilor au fost prezentate coduri pentru
extinse chidul 0.014.
25 | Balon pentru artere Balon pentru fara oferta
renale artere renale
26 | Balon angioplastic Balon JOKER™ Q14/Eurocor Tech ICS "Farmina" | (exemplu 2.5-2.0 mm) si fungimi de
periferica BTK angioplastie GmbH/Germania SRL 210 mm, nu are forma conica. S-a
periferica BTK solicitat lungime balon pina la 210
am s-a oferit pina la 150
26 | Balon angioplastie Balon Ampbhirion Deep Oxivit med Nu corespunde cerintelor tehnice s-
periferica BTK © angiopiastie AMDsxxxxxxxx/Medtronie/SUA a solicitat BRP 14 aum s-¢ oferti de
. periferica BTK BRP side 15 si 16 atm.
27 | Stent expandabil pe ! Stent ¢ expandabil Dyvnamic/BIOTRONIK AG/Elvetia CAVATEH M | Nu oo?;;:sao lungimesn ,,.uoﬁ:_:_
ﬁ balon pe belon | SRL
i ”
L | |
..|\VQ Stent Dn.hﬂ.ﬂ:.. Dhvauam wrhwmm;ﬁ RONIK CANVATTIE M

exparxiabil pe baton

halon

Lt

soficitat arm nu mat mu

ltde § s-a
ofeit 9. presiunea la spargere s-2

soltcita mai mica de 12 s-a oferit
13,15 . S-a solicitat lungimea
sistemului de livrare 75 s1 133
aferit 80 =i 130



29 Stent periferic Stent periferic | Restorer/iVascular / Life | SCMEDEC- | Nu corespunde L s-a solicita 17, 27, |
- oxpandabil pe balon | expandabil pe Vascular Devices Service SRL | 37. 57 s-a oferit 15. 25,38, 56.s-a |
. balon Biotech S./Spania solicitat arm nu mai multde 8s-a |
_ ~ofielt 9. presiunea la spargere s-a !
| Csolicita mai mica do 12 saoferit
| 1213 S olician ) |
: sTstemuiw ”
» . ooferit80si130 ]
£ _ NG corespunkde s-a soiic
Brate ereseutd | .\ " CIvrare 88-120 em s-a oferit »c 130
_ : | om. S-a solicitat I stepdnini de la
" | _ | 20 s-a oferit de la 40. nu are 120. ,
o |
| o |
30 Stent p H:,r:n - Prowcge BEverflex PRPISXXXNXXXX/ | Oxivit med Conform catalogului prezentat
cu flexibilita Medtronic/SUA codul PRP35 se regédse E
! crescuti . denumirea comerciald E -zﬁ_a_._u_nx ™,
! iar in oferta se indici denumirea
! | comerciald Protege Everflex cualt |
cod PRB ce nu corespunde .
i ! ) : cerintelor tehnice.
30 h Stent periferic cu Stent periferic E-Luminex/BD/Bard/USA Tribestar Farm | Nu s-a indicat codul in ofertd ceca
. flexibilitate crescutd | cu flexibilitate ce face imposibila evaluarea si
_ crescut determninarea conformitatii ofertei
30 Stent periferic cu Stent periferic Pulsar 35/BIOTRONIK AG/Elveiia . CAVATEH M | Nu corespunde cerinfelor tehnice s-
_ flexibilitate crescutd | cu fle /&::mﬁo i SRL a solicitat Diametrul stentului
crescuti 5.6.7.8 mm s-a oferit 5.6,7 mm;
ﬁ Lunginiea stentului 20- 200 mm s-a
_ ofertat de 30-200mm;
_ 31 _ Stent Stent * Astron/BIOTRONIK AG/Elve CAVATEHM | Nu corespunde s-a solicitat D 6-12
, - autoenpandabil autocxpandabil SRIL s-2 ofertt de la 7-10. Cateter ﬁm-
_ L pentru artere iliace pentru artere _ 120 s-a oferit 70-120. Lungini s-a
| iliace | solicitat de la 20-120. s-a oferit de
m la 30-80. :
Iy _ Stent Stent E-Luminex/BD/Bard/USA . Tribestar Farm | Lungimea catererului s-a solicitat m
.\ . autoexpandabil autoexpandabil | u_ de la 75-120 s-a oferit de la 80-135.
. pentru artere 1hace pentru artere 1. s-a solicitat mn H 20-120 s-a oferit
iliac _W de l2 120-100. D de la 6-12 s-a

oferit de la 1\15




I

i

angiomal model

|
|
|
| Setseringa
| pentru angiomat

32 Stent Venos Stent Venos Venovo/BD/Bard Tribestar Farm Nu corespunde cerintelor tehnice s-
Autoexpandabil « Autoexpandabil m Interventinal/USA _ a solicitat Lungimea catererulut s-a
| o | solicitat 90 cm s-a ofertt mo st 120.
32 Stent Venos | Stent Venos Abre Venous Self-expanding Stent System Oxivit ried - Nu corespunde cerintelor tohnice s
Autoexpandabil _ Autoexpandabil ABIGXXXNXXNOO A edronie/SUA : |2 solicitat Diametre dispo: 1@: :
6.7,8,9.10,12 mm s-a prezenta de
10, 12, 16, 18, 20. S-a solicita
Lungimile stentulut de fa 20-120
mm s-a prezentat de [a 40-150 mm.
S-a soliciatat cateter lungime de 75
N cm, 120 s-a prezentat de 90 cm.
33 ; Stent pentru artere Stent pentru CGuard Carotid Embolic Prevention Tribestar Farm | Nu corespunde m:_:&oﬁ tehnice s- _
carotide artere carotide SystenV/InspireMD/Israil a solicitat fungimea cateter 143 s-a
oferit 135. s-a solicitat teacade 5 |
Frs-a oferit 6 Fr. S-a solicita |
diametre de la 5-10 s-a ofertit de “
6-70. _
34 Set inflator cu Set inflator cu 42.04.40052/SCW Medicath Labromed Nu corespunde cerintelor tehnice nu
manometru tip A | manometru tip A [.td/China Laborator SRL. | are dispozitiv de ghidare al _
ghidului: Nuare valvain Ysinu |
este in forma de pistol :
34 i Set inflator ¢ . Set inflator cu Everest Acxxxxx/ Medtronic/SUA Oxivit med urmare a clarificarilor depuse nu s-2 !
© manometru tip A " manometru tip A identificat GHID DE _
: ! ANGIOPLASTIE 0.014 _
35 ¢ Setinflatorc | Set inflator cu 42.04 40006/SCW Labromed | Setinflator cu manometru tip "B
_ manometru tip 137 _ manometru tip MEDICATH LTD/China Laborator SRL  nu este In forma de pistol ;
| T R R ]
“_ 35 . Setinflator cu - Setinflator cu BIDA002: 30ML BALLOON INFLATION _ ,._m_cr::: ) Sel nhator cu manomeiru tip BT
M . manometru tip "B manomeiru tip | DEVICE/Ares/Turkey _ - nuesie in torma de pisic "
__ _ , . _ |
C3T mmnemetru tip . poate rdentifica codul
! ..m.w: _ . — v
. 37 Setseringa peniu inga Lubron Sagh ponliu unn
: angi tweinmat Luepornior SR
- Medrad avut in model Medrad i
dotare avut in dotare - _ _ o
37 Set seringa pentru AS6006: CT-200MUM/Ares/Turkey ImpulsProGroup _ Set seringa pentru angiomat model

Medrad avut tn dotare ofertat nu
este compatibil cu Medrad




Medrad avut in
dotare

Cateter de
trombaspiraiie

Cateter de

model Medrad
avutl i dotare

b

T

il CRi-

PIAOMMOIN RIFZITG VI
RF-FK Vi RE-FK 130081
IIETIIISA00 RILDATINONT PRI

DAZSUUSN Ri-DACSOUSM RF-
DR SGRCN T REDRES :

DHRA5U08M
RI-DB2300GM
RI--DB5300GM
RE-DI333008M
RI-DB3500GM
RE-DB650GGM
RI:-DB65008M
RF-DC3500GM
RF-DC4500GM
RE-DD4500GM
RF-DD5500GM
RF-DD6500GM
RF-EAT5010M
RF-EA25010M
RF-EA35010M
RFF-EB15010M
RF-EB25010M
RE-EE25010M
RF-EG15010M
RF-EHI500GM
RF*EH15010M
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trombaspiratie

m\mv::. s{&ﬁ:mq / _L:w
Vascular Devices
Biotech S.L/Spania

SC MEDEC-
Service SR

orinjelor whiice s-
idrofilic fara

/: corespunde cermtelor tehnice s-
a solicitat marker radiopac distal de
4 mm sau 7 mm s-a oferit de ..
13mm. S-a solicitat RX 23 s-a oferit
17.5 cm; s-a solicitat diametru de
intrare in leziuni 0,019 s-a oferit
0,21-0,025




40 Cateter de m Cateter de .. 3 Flow/BIOTRONIK AG/Elvetia CAVATEILM | Valoarea oferte Mrﬁ mx.( valoares
trombaspiratie trombaspiratie H SRL estimativa mai mult de 20%
|
. [ . e e o
4() Cateter de Cateter de _ DataControl Valoarea ofertel Q.csm.x,:.,... ‘aloarea
trombaspiratie trombaspiratic | SRL estimativa mai muit de 30%
44 Set sterti getabil Set steril getabil _ Set for angiography FST-820- . Iribestar Farm _ nu s-a prezentat codul E‘og:,m.,_r:-
pentru interventii -+ pentiu ” 498/FULLSET/ Turcia m L prin urmare nu se powte ideidfic
endovasculare interventil W fiecare component al setului.
majore endovasculare M
majore i
45 | Conector injectare Conector ! Angloway High Pressure Extension | ICS "Farmina" | Nu corespunde cerintelor tehnice s-
. sub presiune injectare sub Tubings/Lepu Medical SRL ‘a solicitat ungimea 200 cm s-a
presiune lung Technology (Betjing) Co., Lid/China | oferit 180 cm
45 | Conector injectare Conector CT1208/Ares/Turkey ImpulsProGroup | Nu corespundela material s-a
sub presiune injectare sub -solicitat material PUR s-a oferti
presiune lung Poly Vinyl Chloride
40 Conectoare Y Conector Y HVS3000/Ares/Turkey - ImpulsProGroup | Nu corespustde cering ,mc.. tehniee s-
mono- a solicitat Lumen 9.5 I s-a oferit
! _ _ maximum 9 ﬂ
46 Conectoare Y Conector Y | Angioway Y-Hemostasis Valve Set/Lepu [CS "Farmina” | Nu s-2 prezeniat i sl
mono- Medical SRL : prin urmare nu se poate idetiticat
‘ Technology fiecare component al setului., nu s-a
_m (Beijing) Co., Ltd/China .. | regasit lumin 9.5 F
H . i :
_ 48 Spirale (coiluri | Spirale (coiluri Concerto™ Heli/53D © Oxbvitmed Urnmere a clarific:
periferice) © periferice) NV RXNNERXR/ PV sy - a identiticat n_m:. "
_ Medtronie/SUA et 0325 L Crester
I } J:.u_r {cothart © Qarale }o::ﬁ CAVURE Coami :
: roviterice) _,,.w,,h_.:..r(;m ; PN RS L3

PRI

Y TOVTOY AT T B
00 T.-.LJ .4.\1(,__V UC_ |_.U|J./: A |..,r,\

Lmoic #u-&mcﬁc Lulfm@og »..u..iw ﬁ
45-481010 45-480420 45-480620 45-
480820 45-481020 45-481220 45-481520
45-482020 45-480415 45-480615 45-
480815 43-481015 45-481215 45-481315

sarcinl




45-250404
45-280514
45-280614
45-280814
45-281014
45-250406
45-250506
45-280620
45-280820
45-281020
45-250510
45-250610
45-250810
45-250614
45-250814
45-251014
43-251514
45-250820




45-780620
45-780724
45-780828
45-780928
43-781052
45-781238
45-781454
45-781659
45-781836
45-782040
45-750407
45-750511
45-750609
45-750617
45-750812
45-750824
45-751019
45-751324
45-751632
45-75203/MicroVenuon/S.U AL
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Set inflator cu
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Isp Dispozitiv Sclitaire X S m:uﬂ\_q X-XX- P Oxivitmed ! Solitaire™ ao:m codurii nu
FOVENTE : V‘V,\._.q../..__c% SUTA m :owcu tehnice s-a
. recuperare ) > de 20 mm pentry
trombi - stent - diametru de ¢ mom s-a prezenlat de
! ! |
“ suprafata acesiuia .
L pUZiienaic din s Ui 10nnm peniy
_ : “ "o identificare facila sub control
| dioscopic. codurile SFR4-4-20-05
| _ | i SFR4-6-24-06 sunt Ja o distant3
C : _ - de 5 s respectiv 6 mim.
;50 Dispozitiv . Dispozitiv Tigertriver TRPP3144 TRPP3166 . Tribestar Farm | Nu corespunde cerintelor tehnice s-
revaseularizare . revascularizare / ! TRPP3155/Rapid Medicalilsrail a mo:o:m.ﬂ Sa fie disponibil In
" recuperare :.oEE — ' recuperare P minim 2 variante cu diametru de 4
stent retriever trombi -~ stent | .. St G 3 ammnrao% si lungime de
etriever : 20 pana la 40mm s-a oferit diametre
de 0.5 mm - 6 mm si lungimea 20.5
. o mm-32mm.
560 Dispozitiv Dispozitiv DataContro} Valoarea ofertet depasire valoarea
revascularizare / revascularizare / SRL estimativad mai mult de 30%
recuperare trombi — recuperare
stent retriever {rombi1 — stent
Eﬁmc.o_.
32 Microcateter AMicrocateter Rebar 105-30xx-xxx/ Medtronie/ SUA Oxivit med Nu corespunde cerintelor tehnice
Destinat hvrarii Pestinat :S‘m:_ pentru s-a solicitat Microcateter
materialelor / materialelor / diametru intern 0.021” , diamentru
substantelor de substanteior de - extern proximal 2.4F / distal 2.7F ,
diagnostic si diagnostic st Jungime totala 135 sau 158cm s-a
fratament in sistemul {ratament n oferit lungimea 160 c¢m; S-a solicita
: vascular sistemul _ Microcaieter diametru intern
vascular 0.017" . diametru extern proximal
2.4F / distal 1.9F | lungime totala
1 58cm «-a oferit Microcateter
diametru intern 0.0187, lungime
m totala 137¢cm




32 Microcateter : Microcateter: | Feadway . Headway Duo MC2121368 + DawaControl nu corespunde s-a solicitat dinmetru
Diestinat livrarii Destinat livraril MC2721568 MC162136S j SRL. extern m..: /2.7 F st lungimea 1353
materialelor / materialefor / MCI162167S/MICROVEN sau 138 s-a prezentat 2,520 F 51
substantelor de substantelor de TION lungimea de 156. s-a solicitat
diagnostic si diagnostic s1 EUROPE /Franta " diametru oxtern 2.8 F/2.8 F.
tratament in sistemul tratament in lungimea totala 113, 133 sau 158 s-
vascular sistemul a prezentat 3.1/ 2.6 F si lungimea
vascular 136. S ;
52 Microcateter : Microcateter : Merit Macstro/Merit Medical/USA Tribestar Farm | Nu s-a indicat codul in ofertd ceea
Destinat livrarti Destinat fivrarii ce face imposibild evaluarea st
materialefor / materialelor / determninarea conformitatn ofertet
substantelor de substantefor de
diagnostic si diagnostic sl
tratament n sistemul tratament in
vascular sistemul
vascular
54 Ghid 0.014” cu Ghid 0.014” Traxcess GW 1420040 GW 14200405 DataControl | Nu corespunde cerintelor tehnice s-
acoperire hidrofila si acoperire GW1420040X/MICROVEN SRIL a solicttat lungimea 205 cm s-a
| insert de platina pt | hidrofila si insert TION EUROPE /Franta oferit 200 cm
i vizibilitate, de platina pt
vizibilitate.

Se anuleazd loturile In temeiul art. 71 (13 it Q din'l
inacceptabile sau neconforme, si anume
estimata a achiziici.
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"Balon &ﬁ:om_mﬂ.r ﬁr:?:n: Tn,:r: ratameniud
Balon angioplastie periferica pentru tratamentul fe.
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Lotul nr. 30 Stent Um_,:m_ iccu :my&::mﬁ crescutd;
rontru artere Hiace
Tanometru Up A
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1wt mode] Medrad m
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¢ 0f nu a foxt depusd nict o ofertd
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Se
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Lowinr. 11

Lotl nr. 22 Balon 3 A Eé .%Em:m periferica

Lotulnr. 25 Balon vm_:ﬂ: artere renale

Lotulnr. 36 Sistema de perfuzic cu presiune inalta

nam ¢3 pentru Jolurile anulate, CAPCS va :EE n regim de urgentd o noud procedur de achizitie publica doar dupa revizuirea
B

I acel
1alistii cooptatl, 1ar beneflciarii urmenyE @ mﬁ:E necesarul pentru loturile snulate pand la contractarea repetata.

spectficagiilor E#Hco de mm:._{, specls lari urmea
Totodatd. in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/20135 privind achizitiile publice — contractele de achizitil pubiice care intra in
sfera de aplicare a prezentes Mm pot {1 inchelate numai dupd implinirca termenelor de asteptare.

> peniru semnarea i prezentarea contraciulu

Astiel, contractul de achizitie urmeaxza a 11 semnat ince pand cu data de 27.04.2022, pumidru] maxim de

catre CAPCS este de 10 zile gcﬁm expirarea termenului de asteptare.
Va multumim pentru participare,

Cu respect,

Gheorghe GORCEAG

Presedintele grupului de lueru

Ex Beotica Awrelia
Tel 022222 364






