MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU >mum~N<~Hm~ PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

MD-2005,Republica Moldova, mun. Chisindu, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

NrRg 01~ AYUT6  dinn /T OF 2022

OE participanti la procedura de achizitie

i Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achizitionarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale si transport medical din cadrul Centrului pentru achizitii
publice centralizate in sanatate (CAPCS), urmare a desfésurarii procedurii de achizitie prin Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare nr.
NFP 03/DM din 03.05.2022 privind Achizitionarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie interventionald, conform necesitatilor IMSP
Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga” pentru anul 2022 (repetat), va comunica decizia din 13.05.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, dupd cum

urmeaza:
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3- | Catetere de | buc 1400 | 282,000 | 304,560 | 394800,00 | 426384,00 | Radifocus® Optitorque™ / Outlook | TERUMO Data
03 | diagnostic 0 0 00 00 Angiographic catheter | EUROPE N.V/ | Control
femurale si RH-4BPINOOM Belgia SRL

radiale RH-5BPINOOM

RH-6BPINOOM
RH-5BPIMOOM
RH-5BPIROOM
RQ-4BPIROOM
RH-4BPJPOOM
RH-5BPJPOOM
RQ-4BPJPOOM
RH-5CR3528M
RH-4CR3500M
RH-5CR3500M
RH-6CR3500M
RQ-4JR3500M
RH-5CR3521M
RH-4CR4000M
RH-5CR4000M
RH-6CR4000M
RQ-4JR4000M
RH-6CR4100M
RH-6CR4500M
RH-4CR5000M
RH-5CR5000M
RH-6CR5000M
RQ-4JR5000M
RH-4CL3500M
RH-5CL3500M
RH-6CL3500M
RQ-4JL3500M
RH-4CL4000M
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RH-5CL4000M
RH-6CL4000M
RQ-4JL4000M
RH-5CL4001M
RH-4CL5000M
RH-5CL5000M
RH-6CL5000M
RQ-4JL5000M
RH-AB4410GM
RH-AB4510GM
RH-AB44108M
RH-AB45108M
RH-AB5410GM
RH-AB5510GM
RH-AB54108M
RH-AB55108M
RQ-AB54108M
RH-AB64108M
RH-AB65108M
RH-5TIG110M
RH-6TIG110M
RQ-4TIG110M
RH-5TIG111M
RQ-4TR3510M
RH-5TR4000M
RH-6TR4000M
RQ-4TR4000M
RQ-4TR4010M
RH-5TR4001M
RH-5TR4500M
RH-STR5000M
RH-6TR5000M
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RQ-4TR5000M
RH-BA24110M
RH-BA25110M
RQ-BA24110M
RH-AE44108M
RH-AE55108M
RH-BH14110M
RH-BHI15110M
RH-BHB5110M
RH-4SP006GM
RH-5SP006GM
RH-4SP0068M

RH-4MP2520M
RH-5MP2520M
RQ-4MP2500M
RH-4MP3020M
RH-5MP3500M
RH-6MP3500M
RH-4MP3520M
RH-4MP3521M
RH-4MP4020M
RH-5MP4020M
RH-6MP4020M
RQ-4MP4020M
RH-5MP4001M
RH-4AL1000M
RH-5AL1000M
RH-6AL1000M
RQ-4AL1000M
RH-4AL2000M
RH-5AL2000M
RH-6AL2000M
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RQ-4AL2000M
RH-4AL3000M
RH-5AL3000M
RH-6AL3000M
RQ-4AL3000M
RH-4AR1000M
RH-5AR1000M
RH-6AR1000M
RQ-4AR1000M
RH-4AR2000M
RH-5AR2000M
RH-6AR2000M
RQ-4AR2000M
RH-5AR3000M
RH-5ARJPOOM
RQ-4ARJPOOM
RH-5ARRCO0OM
RH-BB14110M
RH-BB15110M

03

Teaca ghid
scurt

buc

100

2280,00
00

2462,00
00

228000,00
00

246240,00
00

Destination® Guiding Sheath

GS*F5ST1C45
GS*FSHS1C45
GS*F5SMP1C45
GS*FSRDCC45
GS*FSLIMC45
RSRO1RSRO2
RSRO3 RSR13
RSR14 RSR04
RSRO5 RSR06
RSR15 RSR16
54-84501

TERUMO
CORPORATI
ON/ Japonia

Data
Control
SRL




BD-S2080L

6 | 6- | Microcatet | buc 20 5814,00 | 6279,12 | 116280,00 | 125582,40 | Rebar  105-5078-153,  105-5078- | Medtronic/SU | Oxivit
03 | ere 00 00 00 00 153C,105-5081-153,105-5082-130 A Med
SRL
11|11 | Ghid buc 40 1300,00 | 1404,00 | 52000,000 | 56160,000 | BMW Abbott/SUA Premiu
- | pentru 00 00 0 0 1009664 m
03 | angioplasti 1009664 Medica
e tip 1009665 1 SRL
floppy 1009665J
12112 | Ghid  cu | buc 20 1300,00 | 1404,00 | 26000,000 | 28080,000 | Pilot Abbott/SUA Premiu
- | varf moale 00 00 0 0 1010480-H m
03 | acoperit cu 1010480-HJ Medica
polimer 1010483-H 1 SRL
1010483-HJ
1010481-H
1010481-HJ
1010484-H
1010484-HJ
1010482-H
1010482-HJ
1010485-H
1010485-HJ
14 | 14 | Balon buc 60 4065,00 | 4390,20 | 243900,00 | 263412,00 | Senri RX | Kaneka Data
- | semicompl 00 00 00 00 Baloon dilatation catheter | Corporation./Ja | Control
03 | iant pentru BD-S2040L ponia SRL
angioplasti BD-S2060L
e periferica BD-S3040L
BD-S4040L
BD-S5040L
BD-S6040L
BD-S7040L
BD-S8040L
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BD-S3060L
BD-S4060L
BD-S5060L
BD-S6060L
BD-S7060L
BD-S8060L
BD-S20100L
BD-S3080L
BD-S4080L
BD-S5080L
BD-S6080L
BD-S7080L
BD-820120L
BD-S30100L
BD-S40100L
BD-S50100L
BD-S60100LH
BD-S20150L
BD-S30120L
BD-S40120L
BD-S50120L
BD-S60120LH
BD-S30150L
BD-S40150L
BD-S50150L
BD-S60150LH
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15 | 15 | Balon buc 30 4960,00 | 5356,80 | 148800,00 | 160704,00 | Tercross OTwW | TERUMO Data
- | noncompli 00 00 00 00 Balloon dilatation catheter | EUROPE Control
03 | ant N.V./Belgia SRL

angioplasti BD-T1520P4E
e periferica BD-T2040P4E
BTK BD-T2540P4E

BD-T3040P4E
BD-T3540P4E
BD-T4040P4E
BD-T2080P4E
BD-T2580P4E
BD-T3080P4E
BD-T3580P4E
BD-T4080P4E
BD-T20120P4E
BD-T25120P4E
BD-T30120P4E
BD-T35120P4E
BD-T40120P4E
BD-T20150P4E
BD-T25150P4E
BD-T30150P4E
BD-T35150P4E
BD-T40150P4E
BD-T20200P4E
BD-T25200P4E
BD-T30200P4E
BD-T35200P4E
BD-T40200P4E
BD-T1220Q4E
BD-T1520Q4E
BD-T2040Q4E
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BD-T2540Q4E
BD-T3040Q4E
BD-T3540Q4E
BD-T4040Q4E
BD-T2080Q4E
BD-T2580Q4E
BD-T3080Q4E
BD-T3580Q4E
BD-T4080Q4E
BD-T20120Q4E
BD-T25120Q4E
BD-T30120Q4E
BD-T35120Q4E
BD-T40120Q4E
BD-T20150Q4E
BD-T25150Q4E
BD-T30150Q4E
BD-T35150Q4E
BD-T40150Q4E
BD-T20200Q4E
BD-T25200Q4E
BD-T30200Q4E
BD-T35200Q4E
BD-T40200Q4E

Fr

24 | 24 | Stent buc 30 9013,20 | 9734,26 | 270396,00 | 292027,80 | Evervlex Entrust EVX35-xxxxxxxx Medtronic/SU | Oxivit
- | periferic 00 00 00 00 A Med
03 | autoexpand SRL
abil cu
profil de 5




25 | 25 | Stent buc 140 8169,60 | 8823,17 | 1143744,0 | 1235243,8 | Everflex PRP35XXXXXXXX Medtronic/SU | Oxivit
- | periferic cu 00 00 000 000 A Med
03 | flexibilitate SRL
crescuta
34 | 34 | Spirale buc 20 7478,40 | 8076,67 | 149568,00 | 161533,40 | AXIUM Axium™ Prime Frame 3D | Medtronic/SU | Oxivit
- | platina cu 00 00 00 00 FC-x-x-3D. A Med
03 | detasare SRL
mecanica
pentru
embolizare
a
endovascul
ara a
anevrismel
or (Coils)
42 | 42 | Microcatet | buc 3 13809,2 | 14913,9 | 41427,600 | 44741,820 | Phenom FG11150-0615- | Medtronic/SU | Oxivit
- |er0.017" 000 400 0 0 2S5, FG11150-0615-2J,FG11150-0615- | A Med
03 2X FG11150-0615-2R,FG13150- SRL
0615-S2,FG15150-0615-1S
43 |43 | Ghid buc 3 5544,00 | 5987,52 | 16632,000 | 17962,560 | Syncro 2, | Medtronic/SU | Oxivit
- 10.0107 00 00 0 0 MO00326010,M00326110,M00326410, | A Med
03 M00326420, SRL
46 | 46 | Set inflator | buc 200 574,750 | 620,730 | 114950,00 | 124146,00 | AC3205P EVEREST Medtronic/SU | Oxivit
- fcu 0 0 00 00 A Med
03 | manometru SRL
tip B

Ofertantii respinsi/descalificati:
Lotul 1 Set introductor pentru punctie arteriala femurala
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- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice i anume: NU CORESPUNDE: SOLICITA: Teaca din PTFE, cu D: 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm, OFERTAT:
Teaca din PTFE, cuD: 5,6, 7, 8 F,si L: 11 SI23 cm. Lipsa dimensiunii de ghid 0.18°°,0.21°°,0,25"".

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025", oferit Mini ghid: 0.025", 0.035", 0.038"

— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm, Mini ghid: 0.018",
0.021", 0.025", ofertat D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 F (Codurile care nu corespund: 15-718B, 15-741B ), si L: 7, 11 cm, Mini ghid: 0.035".

Lotul 2 Set introductor pentru punctie arteriala radiala

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerinfelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat L: 11 si 23 cm, lungime 45 cm pentru teaca de 11 cm, si 70 cm pentru teaca 23 cm, oferit L: 10
si 25 cm, lungime 45 cm pentru teaca de 10 cm, si 80 cm pentru teaca 25 cm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT L: 11 si 23 cm, oferit L: 7 si 11 c¢m, solicitat lungime 45 cm pentru teaca de 11 cm,

oferit lungime 40 cm pentru teaca de 11 cm.

Lotul 5 Teaca ghid lung
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre: 6, 7 si 8 Fr, oferit coduri pentru 5, 6, 7 si 8 Fr, solicitat 5 configuratii diferite ale
vérfului: Renal double curve; Hokeystik; Contralateral; Multipurpose; Straight; Modified cerebral Burke, oferit Multipurpose; Straight.

Lotul 7 Arc ghid de diagnostic standard
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: s-a solicitat curbura in J 1.5 sau 3 mm, s-a oferit coduri pentru curbura in J 1.5, 2 (RF*HN35183M), 3

mm
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depaseste

cu 30% valoarea estimata a achizitiei, calculati conform prezentei legi.

Lotul 8 Arc ghid de diagnostic lung
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITA:Diametre : 0,018; 0,025”; 0,032”; 0,035; 0,038 Lungimi disponibile : 220, 260, 300
cm OFERIT Diametre : 0,035”Lungimi disponibile : 40, 80, 100, 125, 150, 180, 260 cm

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume:nu corespunde: s-a solicitat Curbura distala : dreapta / angulata, s-a oferit coduri pentru Curbura distala : dreapta / angulata,
si coduri pentru Curbura distala : Bolia Curve (RF-GA18223M RF-GA18263M RF-GA25263M RF-GA32263M ).

Lotul 9 Arc ghid de diagnostic stiff
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- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITA:Rigiditatea in varianta “stiff” de 3 ori mai ridicata fata de cea standard si de 1.5 ori mai
ridicata in varianta “half-stiff” fata de cea standard.Diametre : 0,020”; 0,025; 0,035”; 0,038 Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm, OFERIT: Diametre :
0,035”Lungimi disponibile : 40, 80, 100, 125, 150, 180, 260 cm.

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume:nu corespunde: s-a solicitat Lungimea partii flexibile : 10, 30 mm, s-a oferit coduri pentru Lungimea partii flexibile : 10,
30 mm, si coduri pentru Lungimea partii flexibile : 80 mm (RF*PA35188M).

Lotul 10 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice i anume: nu corespunde: solicitat sa contina dimensiunea 300 cm, oferit diagnostic cu lungimea maxima 260 cm. Solicitat Diametre
:0.014",0.018 ",0.035 ", oferit 0.035".

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: s-a solicitat Tija proximala: 155 cm sau 235 cm , s-a oferit coduri pentru Tija proximala: 155 cm sau 235
cm , si coduri pentru Tija proximala: 275 cm (RA*FA14301CM RA*FS14301CM, RA*FA18301CM RA*FS18301CM ) pentru Lungimi: 300 cm

Lotul 13 Balon pentru pre si postdilatare periferica

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: Nu corespunde, solicita Lungime utila shaft: 90cm (OTW) si 135¢m(RX),Compatibilitate introducator: 6 Fr sau 5 Fr,
diametrele sunt compatibile cu teaca 5-7 F; In oferta nu este prezentata varianta RX, oferit Lungime utila shaft: 40cm, 75 cm si 135cm.

— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: Nu corespunde, nu este oferitd varianta RX (doar OTW).

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: Codurile solicitate se contin in lista de coduri enumerata, deci s-au oferit mai multe coduri inclusiv cele ce satisfac

cerintele.

Lotul 14 Balon semicompliant pentru angioplastie periferici

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Lungime utila: 150 cm, Diametre balon: 2,00 — 8,00 mm, oferit Lungime utila: 150 cm, Diametre
balon: 2,00 — 4,00 mm. solicitat Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, oferit coduri pentru Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm.
Lotul 15 Balon noncompliant angioplastie periferici BTK

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Lungime shaft: 100 sau 148 cm, oferit 142-145 cm. solicitat Diametre balon:
1,25;1,50;2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm, oferit coduri pentru diamtre: 1,50;2,0;2,5. solicitat Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm, oferit 20.

Lotul 16 Cateter periferic cu balon

Page 12



- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE:solicitat lungimi=20-40-80-120-150-210 mm, oferit 20, 40, 70, 100, 140, 220, solicitat Varful conic
pe toata circumferinta, forma conica, diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm., sa oferit forma cilindrica pe toata lungimea cu diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.
- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: corespunde: nu codurile sunt pentru diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm solicitate si suplimentar diametrele=5 si 6.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm,lungimi=20-40-80-120-150-210 mm
(Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu)., OFERTAT diametre=2,0-3,0 mm. lungimi=100-120

— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre : diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm, oferit 1,5, 2,0-2,5-3,0-4,0 mm. Solicitat
lungimi=20-40-80-120-150-210 mm, oferit 20-200 mm.

Lotul 17 Cateter periferic cu balon utilizat in CTO

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: s-a solicitat Virf conic pe toata circumferinta s-a prezentat cilindric.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: codurile sunt pentru diametre= 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-(optional 5,0-5,5-6,0 mm) solicitate si suplimentar
diametrele=1,5 mm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU POATE FI DETERMINAT CU CERTITUDINE CODUL OFERTAT DEOARECE SUPLIMENTAR LA
DENUMIREA COMERCIALA Sterling a ofost indicat H74939xxxxxxxx, pentru caRE CORESPUND mai multe denumiri comerciale: Sterling™ Monorail ™
Balloon Catheter, Sterling™ SL OTW Balloon Catheter, Sterling SL Monorail™ Balloon Catheter.

— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-(optional 5,0-5,5-6,0 mm), oferit 2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6,0
mm.

Lotul 18 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge In conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Lungime utilizabila: 80, 130cm sau 135 cm, oferit 90 s1 130 cm, solicitat Lungimi balon : 20,
40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm, oferit Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: codurile sunt pentru Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm solicitate si suplimentar
diametrele=100 mm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200,
Page 13



250, 300 mm, Diametru shaft 5-7Fr, Lungime utilizabila: 80, 130cm sau 135 cm, oferit Diametre necesare pentru balon: 3.0 mm Lungimi balon : 20, 30, 40 mm,
Diametru shaft 5Fr, Lungime utilizabila: 135 cm.

- Oferta operatorului economic Premium Medical SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depéseste cu 30% valoarea estimati a achizitiei, calculata conform prezentei legi.

Lotul 19 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinsese
- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: corespunde: nu corespunde: solicitat Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm, Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018",
Diametru intern pentru introductor: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0~7.0 x 250 mm, oferit Presiune nominala 8 atm, RPB 12 - 22 atm, Ghiduri compatibile:

0.018", Diametru intern pentru introductor: 4 Fr.

Lotul 20 Balon pentru artere renale
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. , oferit 4,00 mm.

Lotul 21 Balon pentru arterele carotide

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde solicitat Profil de intrare virf 0,0217+/-0,001"’; oferit 0,017”.

Lotul 22 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: codurile sunt pentru teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F solicitate si suplimentar pentru teaca de 9F, 10F, 12F si
14F si solicitat RPB 18+-3 ATM, NP-10+-4 ATM oferit RPB 1,5-15 ATM, NP1,0-6,0 ATM

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depaseste
cu 30% valoarea estimati a achizitiei, calculata conform prezentei legi.

Lotul 23 Stent expandabil pe balon
- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde solicitat Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm, oferit 15, 25, 38, 56, solicitat Lungimea sistemului de
livrare :80cm si 135cm, oferit Lungimea sistemului de livrare :80cm si 130cm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm nu are lungimea 12 mm, solicitat Lungimea sistemului
de livrare 80cm si 135cm, oferit Lungimea sistemului de livrare :75cm si 135 cm.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: corespunde: codurile sunt pentru Profulul transversal al sistemei 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch. solicitate si
suplimentar Profulul transversal al sistemei 0.084 inch.

Lotul 25 Stent periferic cu flexibilitate crescuta
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- Oferta operatorului economic Medec Service SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm, oferit Lungimea stentului
40,60,80,100,150,200 mm, sa solicitat cu Valva hemostatica sa oferit fara.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr, oferit Toate dimensiunile

stentului sunt compatibile cu introductor 5 Fr.

Lotul 26 Stent autoexpandabil pentru arterele iliace
- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: ssolicitat « Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm., opferit « Diametre disponibile : 7,8,9,10 mm.
Solicitat Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. , oferit Lungimi disponibile : 30,40,60,80 mm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU corespunde: solicitat « Diametre disponibile : 6+-1,7+-1,8+-1,9+-1,10+-1,12+-1 mm., oferit « Diametre disponibile :
S, 6,7,8,9,10,12,14 mm.(coduri care nu corespund: H74939054143070 H74939054143020 H74939054144070 H74939054144020 H74939054145070

H74939054145020 H74939054146070 H74939054146020).

Lotul 27 Stent pentru artere carotide
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: Nu corespunde: sa solicitat construit din doua straturi de mesa: macro-mesa externa si micro-mesa interna, oferitA closed
cell design self-expanding stent composed of wires braided in a tubular mesh configuration (1 strat de mesa), solicitat teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr
(pentru toate marimile ale stentului)., oferit 5F (6 & 8 mm) and 6F (10 mm). Lungimea utila: 143 cm, oferit 135 cm.

- Oferta operatorului economic Tribestar Farm SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: Nu corespunde: solicitat teaca de 5 Fr, oferit 6 Fr., solicitat Diametre: 5 - 10 mm, oferit 6-10 mm, solicitat Lungimea
utila: 143 cm, oferit 135 cm.

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: nu s-au regasit care divizeaza celule mari in 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381
mm?2.Flexibilitate superioara si apozitie excelenta fata de perertele vasului, cu pana la 50% repozitionabil si retractabil, dedicat pentru stenoze si disectii

carotidiene.Diametre: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm.

Lotul 28 Stent pentru artere renale
- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat 6F pentru 7,00mm. Acoperire hidrofila similara mucoasei. Presiune RBP-12atm, oferit SF
pentru 7,00mm. Acoperire hidrofoba pentru shaft (proximal), Presiune RBP-15 atm - 13 ATM.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat celule inchise, Grosimea stratului 0,18mm, Lungimi: 12 sau 18mm, 6F pentru 7,00mm, RBP-

12atm, oferit hybrid cell design, Grosimea stratului 0,12mm, coduri pentru Lungimi: 12, 15 si 18mm, 5F pentru 7,00mm, RBP-14 atm
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- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre: 5,00; 6,00; 7,00mm, Lungime utila 90 sau 140/150cm.Compatibilitate cu teaca 5Fr
pentru 5,00 s1 6,00mm si 6F pentru 7,00mm., oferit Diametre: 4,00; 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,00 mm, Lungime utila 80 sau 135 c¢cm. Minimum sheath size

5(F)/Minimum guiding catheter ID 6F.

Lotul 29 Dispozitiv recuperare corp strain
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima, oferit Atraumatic nitinol loop
with gold coating for better visualization in the X-RAY'S.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Lungime (+/- 5 cm): 60, 125, 150, 175 cm , oferit Catheter Length: 48, 100, 150, 175 cm.
Lotul 30 Filtru distal pentru protectie embolica

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Lungime solicitata OTW/RX: 320/90 cm - oferit lungimea 320/ 190 si 190.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime:
3,4, 5, 6, 7Tmm, oferit Reference Vessel Diameter: 3.5mm-—5.5mm

Lotul 33 Spirale (coiluri periferice)
- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm +/- 1 mm, oferit spire de 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20
mm. A oferit suplimentar coduri pentru diametrul 18 mm si lungime spire 2-4-6-8-12-40-50. (solicitat lungimi de 5-10-15-20-30 cm +/- 5 ¢m)

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: ofertd alternativa- Nu corespunde, lipsesc diametrele firului primar de 0.0115”, 0.0125”, 0.0135”, 0.0145”. S-a solicitat
diametre 3-25 mm s-a oferit 2-20 mm; s-a solicitat lungimi 6-50cm, s-a oferit 2-50cm.

Lotul 35 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: NU corespunde: solicitat Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115” , 0.0125” , 0.0135”, 0.0145>,
oferit doar 0.0115”.

Lotul 36 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115” , 0.0125”, 0.0135”, 0.0145”
solicitat, oferit doar 0.0108”, solicitat Dimensiuni : diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, oferit coduri cu diametru si de 3,5 mm.

Lotul 39 Cateter ghid cu balon
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- Oferta operatorului economic Tehnomedica SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice st anume: nu corespunde: SOLICITAT Dimensiuni 0.0165"; 0.021"; 0.027", sa oferit Dimensiuni 0.0165".

Lotul 40 Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depaseste

cu 30% valoarea estimatd a achizitiei, calculatd conform prezentei legi.

Lotul 41 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depéaseste

cu 30% valoarea estimatd a achizitiei, calculatd conform prezentei legi.

Lotul 41 Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depaseste
cu 30% valoarea estimata a achizifiei, calculata conform prezentei legi.

Lotul 41 Sistem de livrare p/u ocluder CAP

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depédseste
cu 30% valoarea estimata a achizitiei, calculata conform prezentei legi.

Lotul 42 Microcateter 0.017"
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT Diametru intern 0.027”, 0.021” , 0.017”, oferit Diametru intern 0.0277, 0.021” ,

0.0165”.

Lotul 46 Set inflator cu manometru tip B
— Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,

deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: Nu corespunde s-a solicitat L min. 30 s-a oferti 25 cm.
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume: Lipsa codului face imposibild evaluarea. In catalogul atasat se regisesc modelele BID6000, BID6001, BID6003,

BID6002.

Lotul 47 Stent pentru artere coronare
- Oferta operatorului economic Medec Service SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece

nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu CORESPUNDE: solicitat Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm, oferit Lungimi: 9, 14,16,19, 24, 29,

34, 39 mm. Nu a fost demonstrata cerinta: Polimer biodegradabil in perioada optima de 3-4 luni.
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm., OFERIT 8§, 13, 16, 19, 24, 29,

32, 37,40, 44, 48 mm.
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice st anume: nu corespunde: nu s-au regésit - RX (rapid exchange).
Page 17



Se anuleaza loturile in temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice avind in vedere cd au fost depuse numai oferte neadecvate,
inacceptabile sau neconforme, st anume nu au fost elaborate si prezentate in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire:
Lotul 1 Set introductor pentru punctie arteriala femurala
Lotul 2 Set introductor pentru punctie arteriala radiala
Lotul 5 Teaci ghid lung
Lotul 7 Arc ghid de diagnostic standard
Lotul 8 Arc ghid de diagnostic lung
Lotul 9 Arc ghid de diagnostic stiff
Lotul 10 Arec ghid hidrofilic pentru proceduri periferice
Lotul 13 Balon pentru pre si postdilatare periferica
Lotul 16 Cateter periferic cu balon
Lotul 17 Cateter periferic cu balon utilizat in CTO
Lotul 18 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala
Lotul 19 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinsese
Lotul 20 Balon pentru artere renale
Lotul 21 Balon pentru arterele carotide
Lotul 22 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica
Lotul 23 Stent expandabil pe balon
Lotul 26 Stent autoexpandabil pentru arterele iliace
Lotul 27 Stent pentru artere carotide
Lotul 28 Stent pentru artere renale
Lotul 29 Dispozitiv recuperare corp strain
Lotul 30 Filtru distal pentru protectie embolica
Lotul 33 Spirale (coiluri periferice)

Lotul 35 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
Lotul 36 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
Lotul 39 Cateter ghid cu balon

Lotul 47 Stent pentru artere coronare
Se anuleaza loturile in temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, oferta depaseste cu 30% valoarea estimata a achizitiei,
calculatd conform prezentei legi.
Lotul 40 Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
Lotul 41 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)
Lotul 41 Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP

Lotul 41 Sistem de livrare p/u ocluder CAP
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Se anuleazi lotul in temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, avind in vedere cd nu a fost depusa nici o oferti :

Lotul 31 Cateter hidrofilic

Lotul 32 Robinete

Lotul 37 Seringi

Lotul 38 Sistema de perfuzie cu presiune inalta
Lotul 44 Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz

Lotul 45 Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz
In acelasi timp, mentiondm c& pentru loturile anulate, CAPCS va inifia 0 noud procedurd de achizitie.
Astfel, contractul de achizitie urmeazi a fi semnat incepand cu data de 18.05.2022, numérul maxim de zile pentru semnarea si prezentarea contractului citre

CAPCS este de 10 zile dupd expirarea termenului de asteptare.

Presedintele grupului de lucru Gheorghe GORCEAG

Ex. Irina Arvinte/Tel. 022 222 364
Page 19



07 23eq

ADS dSII
LeRyaudg

TYS uLe,] Iejsaqu]
TUS N Yaieae

TS 901A10G 03PIJA
TYS 10jei0qe] pIlowoIqe”
TYS [013u0D BIRC
TYS eorpawouy? |
TIS PN HAIXC

TAS POIN )1~

TS [BOIPAJA WinIwd.

qaC



