model-tip

DARE DE SEAMA

L

de atribuire a contractului de achizitii publice V

de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.1_din

Date cu privire la autoritatea contractanta:

)
)

06.06.2022

Denumirea autorititii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITI PUBLICE CENTRALIZATE
SANATATE

Localitate Mun. Chigindu

IDNO 1016601000212

Adresa Bl. Grigore Vieru 22/2

Numiir de telefon 022/ 222 445

Numiir de fax -

E-mail oficial office(@capcs.md

Adresa de internet

www.capcs.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)

Perciun Irina, 022 222-364.

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul proccdurii de atribuire aplicate

OCererea ofertelor de prefuri oLicitatie deschisd OAltele: Negocierea Jard
publicarea prealabilii a unui anunt de participare

Procedura de achizitie repetatd (dupd caz)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1637327903323 (procedura initiald)

Tipul obiectului contractului de achizitic/ acordului-cadru

Bunuri V Servicii 0 Lucriri O

Obiectul achizitiei

Achizitionarea  consumabilelor  costisitoare  pentru cabinetul de
cardiologie interventionald, conform necesititilor IMSP Spitalul Clinic
Republican ,,Timofei Mosneaga » pentru anul 2022 (repetat)

Cod CPV

33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de
atribuire (fn cazul aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)

-Art. 56 alin (1) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
conform cirnia “Adutoritatea coniractantd poate folosi procedura de
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achizifie prin negociere fird publicarea prealabild a wunui anunf de
participare, intr-o mdsurd strict necesard, din motive de maximé urgentd ca
urmare a unor evenimente imprevizibile pentru awtoritatea contraciantd in
cauzd, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitatie deschisd
sau de negociere cu publicarea prealabild a unui anunt de participare.
Situafiile invocate peniru a justifica maxima urgen{d nu irebuie si fie
imputabile autoritdfilor contractante. Autoritatea contractantd nu are
dreptul de a stabili durata contractului pe o perioads mai mare decit cea
necesard pentru a fuce fuid situafiei de urgentd care a determinat aplicarea

procedurii de negociere fird publicarea prealabild a unui anunf de
participare; ™.

-in baza demersului nr. 06/767 din 22.04.2022 din partea IMSP Spitalul
Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga” privind necesitatea stringenta a
bunurilor anulate in procedura de achizitie inifiald si stocurile epuizate
pentru anul 2022 .

- Conform deciziei de atribuire nr. 1 din 11.04.2022 a grupului de lucru
pentru procedura initiald ocds-b3wdpl-MD-1637327903323 prin care au

fost anulate un sir de loturi.

Procedura de atribuive (se va indica din cadrul portalului
guvernamental www.mtender.gov.md,

Nr: 03/DM din 03.05.2022

Link-ul:

Data publicirii:

Platforma de achizitii publicc utilizati

0 achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii publice a autorititii
contractante

oDa oNu

Link-ul citre planul de achizitii publice publicat:

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici i instrumente specifice de atribuire DAcord-cadre  OSistem dinamic de achizitic clicitatie electronica
dupd caz) oCatalog electronic

Sursa de finantare

VBuget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; oSurse externe; DAlte
surse: [Indicati]

Valoarea estimata (Jei, fird TVA)

13032821,80 lei

Clarificéiri privind documentatia de atribuire:




(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari)

-

Data solicitirii clarificarilor

Denumirea operatorului cconomic

Expunerea succinta a solicitirii de clarificare

Expunerea succinti a rispunsului

Data transmiterii

Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

Rezumatul modificarilor

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd caz)

Termen-limita de depunere si deschidere a ofertelor prelungit

(dupd caz)
Pan3 Ia termenul-limiti (data 03.05.2022, ora 10:00), au depus oferta 9 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii
1. Cavateh M SRL 1012600031918 Alexandru Captari
2 Medec Service SRL 1005600050396 Vladimir Captari
3 Labromed Laborator SRL 1012600001177 Mihail Grecu
4 Data Control SRL 1003600007935 Ermicev Alexandr
5 Oxivit Med SRL 1007600044280 Dmitrii Kojevnikov
6 Life Med SRL 1014600035666 Vlas Ion
7 Tribestar Farm SRL 1014600033307 Ostapciuc Alexandr
8 Tehnomedica SRL 1002600053256 Tatiana Roibu
9 Premium Medical SRL 1017600018747 Nina Pahniuc

Notit: A fost fepusa ofert tardivd dupd termenul limitd de catre operatorul econontic Triumf Motiv SRL (pe 03. 05.20220ra 10:13) totodatd, aoferta
a fost depusi neconform, s-a solicitat in plic la sediul CAPCS, s-a depus in format electronic pe email. Astfel, aceasta nu se admite i se respinge

conform art. 44 alin (5) a L nr. 131/15 privind achizifiile publice .




Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de citre operato

rii economici:

momentul livrarii) va
|_constitui nu mai pufin

| Denumirea operatorului economic
Denumire document | Labromed | Cavateh Medec Data Oxivit Life Med Tribestar | Tehnomedica | Premium
Laborator | M SRL Service | Control Med SRL Farm SRL SRL Medical SRL
SRL SRL SRL SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezental, nu corespunde)
Propunerea tehnici prezeniat | prezeniat | prezentat | prezentat | prezentat prezentat prezeniat prezentat prezeniat
Propunerea financiara prezental | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezenial | prezentat | prezentat | prezentat prezenial | prezeniat prezentat prezentat prezeniat
Cererea de participare prezentat | prezental | prezentat | prezentat prezentat | prezentat Drezentat prezentat prezentat
| original
Garantia pentru oferti prezentat | prezentat | prezentat | prezentat prezenlat | prezeniat Drezentat Drezentat prezentat
(dupdi caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezental, neprezentat, nu corespunde

Declaratie privind prezentat | prezenial | prezental | prezental | prezeniat | prezentat prezentat prezentat prezentat
valabilitatea ofertei (40
de zile)
Declaratie de la prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezemtat | prezentat prezentat prezentat Drezentat
ofertant. Original - cu
privire la inregistrarea
in Registru de Stat al
Dispozitivelor
Medicale, confirmat
prin aplicarea
semnéturii §i gtampilei
operatorului economic
Declaratie de la ofertant | prezenfat ' prezentar prezentat | prezentat | prezentat | Prezeniat prezentat prezentat prezental
Original - Termenul de
valabilitate restant (la




" de 80% din termenul
total al
produsului.confirmat
prin aplicarea
semnaturii §i stampilei
operatorului economic

Declaratie cu privire la
prezentarea a mostrelor
in termen de 5 zile de la
solicitarea autoritatii
contractante

prezentat

prezentat | prezentat

prezentat

prezentat

Prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat, dar

Informatia privind corespunderea ofertelor cu ceringele solicitate:

nu corespundecerinfelor de calificare))

cerintele din documentatia de atribuire §i se va consemna

Nr. | Denumire Lot Pref unitar modelul/cod produs producitorul/tara de | operatorul Corespunde /

Lot (fard TVA) origine economic Nu corespunde
specificatiei
tehnice




Set introductor | 290,0000 Prelude Merit Medical/SUA Life Med NU
pentru punctie PSI-5F-11-035-18G SRL CORESPUND
arteriala PSI-6F-11-035-18G E: SOLICITA:
femurala PSI-7F-11-035-18G Teaca din
PSI-8F-11-035-18G PTFE, cuD: 4,
PSI-5F-11-038-18G 5,6,7,8,9,10,
PSI-6F-11-038-18G 11F,siL: 5,7,
PSI-7F-11-038-18G 10, 25 cm,
PSI-8F-11-038-18G OFERTAT:
PRO-5F-11-038-18G Teaca din
PRO-6F-11-038-18G PTFE, cu D: 5,
6,7,8F,siL:
11 S123 cm.
Lipsa
dimensiunii de
ghid
0.18°,0.21”°,0,
25>
Set introductor | 292,0000 TERUMO EUROPE | Data Control | nu corespunde:
pentru punctie Radifocus® Introducer I1 N.V./Belgia SRL solicitat Mini
arteriala ghid: 0.018",
femurala RS+A40K10AQ 0.021", 0.025",
RS+A40G10SQ oferit Mini
RS+AS0K10AQ ghid: 0.025",
RS+AS0K10SQ 0.035", 0.038"
RS+A60K10AQ
RS+A60K10SQ
RS+A70K10SQ
RS+A80K10SQ
RS*A90K10SQ
RS*A10K10SQ
RS*A11K108Q
RS+B5ON25A0Q
RS+B60N25AQ ]




RS+B70N25AQ
RS+B8ON25AQ
RS*BY9ON25AQ
RS*B10N25AQ
RS*B11N25AQ
RS+R40K10MQ
RS+RSON1OMQ
RS+R60ON1OMQ
RS+R70N10MQ
RS+R8ON10MQ
RS+R9ON10MQ
RS*AS0G055Q
RS*A60G05SQ
RS+A40G07SQ
RS+AS0GO7SQ
RS+A60G0O7SQ
RS+B40G07SQ
RS+B50G07SQ
RS+B60GO7SQ




Set introductor | 320,0000 Super Sheath Boston Premium nu corespunde:
pentru punctie 15-704B Scientific/SUA Medical SRL | solicitat Teaca
arteriala 15-705B din PTFE, cu
femurala 15-706B D:4,5,6,7,8,
15-707B 9,10, 11 F, si
15-708B L:5,7,10,25
15-710B cm, Mini ghid:
15-711B 0.018",0.021",
15-712B 0.025", ofertat
15-713B D:4,5,6,7,8,
15-714B 9,10, 11, 12,
15-715B 14 F (Codurile
15-716B care nu
15-717B corespund: 15-
15-718B 718B, 15-741B
15-741B ),sil: 7,11
cm, Mini ghid:
0.035"




Set introductor
pentru punctie
arteriala
radiala

2920000

Radifocus® Introducer II Transradial Kit,
Standard Kit R

RT-R40D10PQ
RT-R50D10PQ
RT-R60D10PQ
RT-R70D10PQ
RT-R40G10PQ
RT-R50G10PQ
RT-R60G10PQ
RM*RF5F10PQ
RM*RF6F10PQ
RM*RF5F25PQ
RM*RF6F25PQ

TERUMO EUROPE
N.V./Belgia

Data Control
SRL

nu corespunde:
solicitat L: 11
si 23 cm,
lungime 45 cm
peniru teaca de
11 cm, si 70 cm
pentru teaca 23
cm, oferit L: 10
si 25 cm,
lungime 45 cm
pentru teaca de
10 ¢m, si 80 cm
pentru teaca 25
cm.




Set introductor | 340,0000 | Prelude Merit Medical/SUA | Life Med NU ]
pentru punctie PSI-4F-7-018 SRL CORESPUND
arteriala PSI-5F-7-018 E: SOLICITAT
radiala PSI-6F-7-018 L:11s123 cm,

PSI-7F-7-018 oferit L: 7 si 11

PSI-4F-11-018 cm, solicitat

PSI-5F-11-018 lungime 45 cm

PSI-6F-11-018 pentru teaca de

PSI-7F-11-018 11 em, oferit

PSI-4F-7-025 lungime 40 cm

PSI-5F-7-025 pentru teaca de

PSI-6F-7-025 11 em

PSI-4F-11-025

PSI-5F-11-025

PSI-6F-11-025
Catetere de 282,0000 Radifocus® Optitorque™ / Outlook TERUMO EUROPE | Data Control | oferti o
diagnostic Angiographic catheter N.V/Belgia SRL alternativi -
femurale si Corespunde
radiale

RH-4BPINOOM

RH-5BPINOOM

RH-6BPINOOM

RH-5BPIMOOM

RH-5BPIROOM

RQ-4BPIR0OOM

RH-4BPJPOOM

RH-5BPJPOOM

RQ-4BPJPOOM

RH-5CR3528M

RH-4CR3500M

RH-5CR3500M

RH-6CR3500M
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RQ-4JR3500M
RH-5CR3521M
RH-4CR4000M
RH-SCR4000M
RH-6CR4000M
RQ-4JR4000M
RH-6CR4100M
RH-6CR4500M
RH-4CRS5000M
RH-5CR5000M
RH-6CR5000M
RQ-4JR5000M
RH-4CL3500M
RH-5CL3500M
RH-6CL3500M
RQ-4JL3500M
RH-4CL4000M
RH-5CL4000M
RH-6CLA0O0OM
RQ-4JL4000M
RH-5CL4001M
RH-4CL5000M
RH-5CL5000M
RH-6CL5000M
RQ-4JL5000M
RH-AB4410GM
RH-AB4510GM
RH-AB44108M
RH-AB45108M
RH-AB5410GM
RH-AB5510GM
RH-AB54108M
RH-AB55108M
RQ-AB54108M
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RH-AB64108M
RH-AB65108M
RH-5TIG110M

RH-6TIG110M

RQ-4TIG110M

RH-5TIGI11M

RQ-4TR3510M
RH-5TR4000M
RH-6TR4000M
RQ-4TR4000M
RQ-4TR4010M
RH-5TR4001M
RH-5TR4500M
RH-5TR5000M
RH-6TRS5000M
RQ-4TR5000M
RH-BA24110M
RH-BA25110M
RQ-BA24110M
RH-AE44108M
RH-AE55108M
RH-BH14110M
RH-BH15110M
RH-BHB5110M
RH-4SPO06GM

RH-5SPO06GM

RH-4SP0068M

RH-4MP2520M
RH-5MP2520M
RQ-4MP2500M
RH-4MP3020M
RH-5MP3500M
RH-6MP3500M
RH-4MP3520M
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RH-4MP3521M
RH-4MP4020M
RH-5MP4020M
RH-6MP4020M
RQ-4MP4020M
RH-5MP4001M
RH-4AL1000M
RH-5AL1000M
RH-6AL1000M
RQ-4AL1000M
RH-4AL2000M
RH-5AL2000M
RH-6AL2000M
RQ-4AL2000M
RH-4AL3000M
RH-5AL3000M
RH-6AL3000M
RQ-4AL3000M
RH-4AR1000M
RH-5AR1000M
RH-6AR1000M
RQ-4AR1000M
RH-4AR2000M
RH-5AR2000M
RH-6AR2000M
RQ-4AR2000M
RH-5AR3000M
RH-5ARJPOOM
RQ-4ARJPOOM
RH-SARRCOOM
RH-BB14110M
RH-BB15110M
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Catetere de
diagnostic
femurale si
radiale

411,0000

Performa
7706-10
7531-30
7531-13
7511-13
7523-13
7523-21
7523-93
7523-33
7521-13
7521-21
7521-F1
7521-33
7521-43

Merit Medical/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde:
solicitat
Lungimi: 65
cm, 80 cm, 90
cm, 100 ¢m,
110 ¢m;, oferit
65 cm, 100 cm,
solicitat
Formele uzuale
plus
urmatoarele
forme speciale:
IM; JR 3.5; JR
4,0; JR4.5;JR
5.0;JL.35,JL
4.0; JL 5.0;
TIG II; Cobra;
Simmons II;
Vertebral;
Pigtail; MP A2;
Amplatz Right;
Amplatz [eft;
Head hunter;
VTK; LIMA.,
oferit :

JR 3.5; JR 4.0;
JR4.5;JR5.0;
JL 3.5, JL 4.0;
JL 4.5, JL5.0;
JL 6.0; IMA.
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Teaca ghid _ 2280,0000 | Destination® TERUMO Data Control | Corespunde
scurt Guiding Sheath CORPORATION/ SRL oferti
Japonia alternativa
GS*F5ST1C45
GS*FSHS1C45
GS*F5MP1C45
GS*F5SRDCCA4S
GS*FSLIMC45
RSRO1
RSR02
RSRO3
RSR13
RSR14
RSR04
RSRO5
RSR06
RSR15
RSR16
54-84501
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Teaca ghid 3250,0000 Destination® TERUMO Data Control | nu corespunde:
lung Guiding Sheath CORPORATION/ SRL solicrtat
Japonia Diametre: 6,7

RSPO! si 8 Fr, oferit
RSP02 coduri pentru 5,
54-86501 6, 7 si 8 Fr,
GS*KSST1T90B solicitat 5
GS*K5MP1T90B configuratii
GS*KS5STIC90B diferite ale
GS*K5SMP1C90B vérfului: Renal
RSCO1 double curve;
RSC03 Hokeystik;
RSC05 Contralateral;
RSC07 Multipurpose;
RSC02 Straight;
RSC04 Modified
RSC06 cerebral
RSC08 Burke, oferit
54-89001 Multipurpose;
54-89006 Straight.

Microcatetere 5814,0000 Rebar 105-5078-153, 105-5078-153C,105-5081- Medtronic/SUA Oxivit Med Corespunde
153,105-5082-130 SRL ofertd

alternativi
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Arc ghid de 450,0000 TERUMO EUROPE | Data Control | NU
diagnostic N.V./Belgia SRL corespunde: s-a
standard Radifocus® Guidewire M Standard Type solicitat

Guide Wire

RF*GE35185M
RF*GE35188M
RF-GA18053M
RF-GA18153M
RF-GA18183M
RF-GA25053M
RF-GA25123M
RF-GA25153M
RF-GA25183M
RF-GA32123M
RF-GA32153M
RF-GA32183M
RF-GA35053M
RF-GA35083M
RF-GA35123M
RF-GA35151M
RF*GA35153M
RF-GA35155M
RF-GA35158M
RF-GA35181M
RF*GA35183M
RF-GA38151M
RF*GA38153M
RF-GA38183M
RF-GS18153M
RF-GS18183M
RF-GS25123M
RF-GS825153M
RF-GS25183M

curburainlJ 1.5
sau 3 mm, s-a
oferit coduri
pentru curbura
inJ15,2
(RF*HN35183
M), 3 mm
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RF-GS32123M
RF-GS32153M
RF-GS32183M
RF-GS35123M
RF-GS35151M
RF* GS35153M
RF-GS35155M
RF-GS35158M
RF-GS35181M
RF-GS35183M
RF-GS38151M
RF-GS38153M
RF-GS38183M
RF*GR35183M
RF*HR35183M
RF*HN35183M
RF*GB35153M

Arc ghid de
diagnostic
standard

620,0000

Starter
M001492001
M001492011
M001492031
M001491001
M001492051
M001492081
M001492091
M001492311
M001492101
M001492111
M001491011
M001492121¢
M001491031¢
M001491021
M001492131¢

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

Oferta
inacceptabila
depasire 30%

18




Arc ghid de
diagnostic lung

620,0000

Starter

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

NU
CORESPUND
E:
SOLICITA:Dia
metre : 0,0187;
0,025; 0,032”;
0,035”; 0,038”
Lungimi
disponibile :
220, 260, 300
cm

OFERIT
Diametre :
0,035
Lungimi
disponibile :
40, 80, 100,
125, 150, 180,
260 cm
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Arc ghid de
diagnostic lung

650,0000

Radifocus® Guidewire M Standard Type
Guide Wire

RF-GA18223M
RF-GA18263M
RF-GA25263M
RF-GA32263M
RF-GA35223M
RF-GA35261M
RF*GA35263M
RF-GA35303M
RF-GA38223M
RF-GA38263M
RF-GS18263M
RF-G825263M
RF-GS32263M
RF-GS835223M
RF-GS35261M
RF-GS35263M
RF-GS38263M

TERUMO EUROPE
N.V./Belgia

Data Control
SRL

Nu corespunde: |
s-a solicitat
Curbura distala
: dreapta /
angulata, s-a
oferit coduri
pentru Curbura
distala : dreapta
/ angulata, si
coduri pentru
Curbura distala
: Bolia Curve
(RF-
GA18223M
RF-
GA18263M
RF-
GA25263M
RF-
GA32263IM ). |
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Arc ghid de
diagnostic stiff

620.0000

Starter

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

NU
CORESPUND
E:
SOLICITA:Rig
iditatea In
varianta “stiff”
de 3 ori mai
ridicata fata de
cea standard si
de 1.5 ori mai
ridicata in
varianta “half-
stiff” fata de
cea standard.
Diametre :
0,0207; 0,025,
0,035”; 0,038~
Lungimi
disponibile :
150, 180, 260,
300 cm,
OFERIT:
Diametre :
0,035
Lungimi
disponibile :
40, 80, 100,
125, 150, 180,
260 cm
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Arc ghid de
diagnostic stiff

895,0000

Radifocus® Guidewire M Stiff Type
Guide Wire

RF-PA18153M
RF-PA18263M
RF-PA25153M
RF-PA25183M
RF-PA25263M
RF-PA35151M
RF*PA35153M
RF*PA35183M
RF*PA35188M
RF-PA35263M
RF-PA35303M
RF-PA38153M
RF-PA38183M
RF-PA38263M
RF-P825153M
RF-PS25263M
RF-PS35153M
RF-PS35183M
RF-PS35263M
RF-PS38153M
RF-PS38183M
RF*HR35183M
RF*HR35303M

TERUMO EURQOPE
N.V./Belgia

Data Control
SRL

Nu corespunde:
s-a solicitat
Lungimea partii
flexibile : 10,
30 mm, s-a
oferit coduri
pentru
Lungimea partii
flexibile : 10,
30 mm, st
coduri pentru
Lungimea partii
flexibile : 80
mm
(RF*PA35188
M).
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10 | Arc ghid 620,0000 Starter Boston LifeMed nu corespunde:
hidrofilic Scientific/SUA SRL | solicitat s
pentru ! contina
proceduri dimensiunea
periferice 300 c¢m, oferit

diagnostic cu
lungimea
maxima 260
cm. Solicitat
Diametre :
0.014",0.018
" 0.035",
oferit 0.035".

10 Arc ghid 3380,0000 Radifocus® Glidewire Advantage™ TERUMO Data Control | Nu corespunde:
hidrofilic Peripheral CORPORATION/ SRL s-a solicitat Tija
pentru Guide Wire Japonia proximala: 155
proceduri cm sau 235 cm
periferice , s-a oferit

RA*FA14181CM coduri pentru
RA*FA14301CM Tija proximala:
RA*FS14301CM 155 cm sau 235
RA*FA18181CM cm , §i coduri
RA*FA18301CM pentru Tija
RA*FS18301CM proximala: 275
RA*CA35185CM cm
RA*CA35265CM (RA*FA14301
RA*CS35185CM CM
RA*CS35265CM RA*FS14301C
gu
RA*FA18301C
M
RA*FS18301C
M ) pentru
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Lungimi: 300
cm

11 Ghid pentru 1300,0000 BMW Abbott/SUA Premium Corespunde
angioplastie 1009664 Medical SRL
tip floppy 1009664J)
1009665
10096651
11 Ghid pentru 1400,0000 Chooice Floopy Boston Life Med nu corespunde:
angioplastie H749 1213201 M2 Scientific/SUA SRL solicitat
tip floppy H749 1213201 MJ2 Corewire
H749 1213201 2 putemnic cu virf
H749 1213201 J2 de nitinol,
H749 1211601 2 oferit Corewire
H749 1211601 J2 material
Stainless Steel /
Unibody
stainless steel
11 Ghid pentru 1400,0000 Runthrough® NS Floppy TERUMO EUROPE | Data Control | nu corespunde:
angioplastie N.V/ Belgia SRL solicitat
tip floppy TW-AS418XA lungimi
TW-AS418FA disponibile de
TW-DS418FH 190 +-10cm si
TW-DS4181A 300cm +-5 cm,
oferit 180 cm
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12 Ghid cu varf 1300.0000 Pilot Abbott/SUA Premium Corespunde
moale acoperit 1010480-H Medical SRL | oferta
cu polimer 1010480-HJ alternativa
1010483-H
1010483-HJ
1010481-H
1010481-HJ
1010484-H
1010484-HJ
1010482-H
1010482-HJ
1010485-H
1010485-HJ
12 Ghid cu varf 1400,0000 Chooice PT Floopy Boston Life Med nu corespunde:
moale acoperit H749 1216001 M2 Scientific/SUA SRL solicitat cu virf
cu polimer H749 1216001 MJ2 drept
H749 1216001 2 modelabil.,
H749 1216001 J2 oferit cu virf
H749 1215401 2 drept modelabil
H749 1215401 1] si coduri pentru
virf angulat
(coduri care nu
corespund:H74
91216001
MJ2, H749
1216001 J2).
Codul H749
1215401 J nu
existd in
catalog.
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13

Balon pentru
pre §i
postdilatare
periferica

2200,0000

Mustang

H74939171030210
H74939171030310
H74939171030410

Bosion
Scientific/SUA

Life Med
SRL

Nu corespunde,
solicita
Lungime utila
shaft: 90cm

OTW) si
135cm(RX),Co
mpatibilitate
introducator: 6
Frsau 5 Fr,
diametrele sunt
compatibile cu
teaca 5-7 F; In
oferta nu este
prezentata
varianta RX,
oferit Lungime
utila shaft:
40cm, 75 cm si
135¢m.

13

Balon pentru
pre §i
postdilatare
periferica

2600,0000

Mozec PTA
MO350xxxx A
MO350xxxxB

Meril Life/ India

Premium
Medical SRL

Nu corespunde,
nu este oferita
varianta RX
{doar OTW)
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Balon pentru
pre §i
postdilatare
periferica

3120,0000

Metacross

RX/OTW
PTA dilatation catheter

BD-L30020CR
BD-L30040CR
BD-L40020CR
BD-L50020CR
BD-L60020CR
BD-L70020CR
BD-L.80020CR
BD-L90020CR
BD-LX0020CR
BD-LX2020CR
BD-L30060CR
BD-L40040CR
BD-L50040CR
BD-L60040CR
BD-L70040CR
BD-L80040CR
BD-L90040CR
BD-1.X0040CR
BD-LX2040CR
BD-L.30080CR
BD-L40060CR
BD-L50060CR
BD-L60060CR
BD-L70060CR
BD-L80060CR
BD-L90060CR
BD-LX0060CR
BD-L30100CR
BD-L40080CR
BD-L50080CR

Kaneka
Corporation./Japonia

Data Control
SRL

~ Nu corespunde:

s-a solicitat
Lungime utila
shaft:90cm(OT
W) si
135¢cm(RX), s-
a oferit coduri
pentru Lungime
utila shaft:
:90cm(OTW) si
135¢cm(RX) si
coduri pentru:
65 cm (OTW) -
(BD-
L300208SW
BD-L30040SW
BD-L40020SW
BD-L50020SW
BD-L60020SW
BD-L70020SW
BD-L80020SW
BD-L90020SW
BD-
LX0020SW
BD-
LX2020SW
BD-L30060SW
BD-L40040SW
BD-L50040SW
BD-L60040SW
BD-L70040SW
BD-L80040SW
BD-L90040SW
BD-
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BD-L60080CR
BD-{.70080CR
BD-L80080OCR
BD-L90080CR
BD-[.X0080CR
BD-L30120CR
BD-L40100CR
BD-L50100CR
BD-L60100CR
BD-L70100CR
BD-L30150CR
BD-L40120CR
BD-L50120CR
BD-L60120CR
BD-L70120CR
BD-L30200CR
BD-L40150CR
BD-L50150CR
BD-L60150CR
BD-L70150CR
BD-L40200CR
BD-L50200CR
BD-L60200CR
BD-L70200CR
BD-L30020SW
BD-L30040SW
BD-L40020SW
BD-L30020SW
BD-L60020SW
BD-L70020SW
BD-L80020SW
BD-L.900205W
BD-LX0020SW
BD-LX2020SW

LX0040SW
BD-
LX2040SW
BD-L30080SW
BD-L40060SW
BD-L50060SW
BD-L60060SW
BD-L70060SW
BD-L80060SW
BD-L90060SW
BD-
LX0060SW
BD-L30100SW
BD-L40080SW
BD-L50080SW
BD-L60080SW
BD-L70080SW
BD-L80080SW
BD-L90080SW
BD-
LX0080SW
BD-L30120SW
BD-L40100SW
BD-L50100SW
BD-L60100SW
BD-L70100SW
BD-L30150SW
BD-L40120SW
BD-L50120SW
BD-L60120SW
BD-L70120SW

BD-L30200SW
BD-L40150SW

BD-L50150SW
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BD-L30060SW
BD-L40040SW
BD-L50040SW
BD-L60040SW
BD-L70040SW
BD-L30040SW
BD-L90040SW
BD-LX0040SW
BD-L.X2040SW
BD-L30080SW
BD-L40060SW
BD-L50060SW
BD-L60060SW
BD-L70060SW
BD-L80060SW
BD-L90060SW
BD-LX0060SW
BD-L30100SW
BD-L40080SW
BD-L50080SW
BD-L60080SW
BD-L700805W
BD-L80080SW
BD-L90080SW
BD-LX0080SW
BD-L30120SW
BD-L40100SW
BD-L50100SW
BD-L60100SW
BD-L70100SW
BD-L30150SW
BD-L40120SW
BD-L501208W
BD-L60120SW

BD-L60150SW
BD-L70150SW
BD-L40200SW
BD-L50200SW
BD-L60200SW
BD-
L70200SW)
pentru
Lungimi: 300
cm
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BD-L70120SW
BD-L30200SW
BD-L40150SW
BD-L50150SW
BD-L60150SW
BD-L701508W
BD-L40200SW
BD-L50200SW
BD-L60200SW
BD-L70200SW
BD-L30020MW
BD-L30040MW
BD-L40020MW
BD-L50020MW
BD-L60020MW
BD-L70020MW
BD-L80020MW
BD-L90020MW
BD-LX0020MW
BD-LX2020MW
BD-L30060MW
BD-L40040MW
BD-L50040MW
BD-L60040MW
BD-L70040MW
BD-L80040MW
BD-L90040MW
BD-LX0040MW
BD-LX2040MW
BD-L30080MW
BD-L40060MW
BD-L50060MW
BD-L60060M W
BD-L70060MW
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BD-L80060MW
BD-L90060MW
BD-LX0060MW
BD-L30100MW
BD-L40080MW
BD-L50080MW
BD-L60080MW
BD-L70080MW
BD-L80080MW
BD-L9008OMW
BD-LX0080MW
BD-L30120MW
BD-L40100MW
BD-L50100MW
BD-L60100MW
BD-L70100MW
BD-L30150MW
BD-L40120MW
BD-L50120MW
BD-L60120MW
BD-L70120MW
BD-L30200MW
BD-L40150MW
BD-L50150MW
BD-L60150MW
BD-L70150MW
BD-L40200MW
BD-L50200MW
BD-L60200MW
BD-L70200MW
BD-L30020CW
BD-L30040CW
BD-L40020CW
BD-L50020CW
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BD-L60020CW
BD-L70020CW
BD-L80020CW
BD-L90020CW
BD-LX0020CW
BD-LX2020CW
BD-L30060CW
BD-L40040CW
BD-L50040CW
BD-L60040CW
BD-L70040CW
BD-L80040CW
BD-L90040CW
BD-LX0040CW
BD-LX2040CW
BD-L30080CW
BD-L40060CW
BD-L50060CW
BD-L60060CW
BD-L70060CW
BD-L80060CW
BD-L90060CW
BD-LX0060CW
BD-L30100CW
BD-L40080CW
BD-L50080CW
BD-L60080CW
BD-L70080CW
BD-L80080CW
BD-L90080CW
BD-LX0080CW
BD-L30120CW
BD-L40100CW
BD-L50100CW
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BD-L60100CW
BD-L70100CW
BD-L30150CW
BD-L40120CW
BD-L50120CW
BD-L60120CW
BD-L70120CW
BD-L30200CW
BD-L40150CW
BD-L50150CW
BD-L60150CW
BD-L70150CW
BD-L40200CW
BD-L50200CW
BD-L60200CW
BD-L70200CW

14

Balon
semicompliant
pentru
angioplastie
periferica

2850,0000

Sterling
H74939031202010** H74939xXXXXXXXX

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde:
solicitat
Lungime utila:
150 cm,
Diametre
balon: 2,00 —
8,00 mm, oferit
Lungime utili:
150 cm,
Diametre
balon: 2,00 -
4,00 mm.
solicitat
Lungimi balon:
40, 60, 80, 100,
120, 150 mm,
oferit coduri
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pentru Lungimi
balon: 20, 40,
60, 80, 100,
120, 150, 220
mm,

14

Balon
semicompliant
pentru
angioplastie
periferica

4065,0000

Senri RX

Baloon dilatation catheter

BD-52040L
BD-52060L
BD-S8040L
BD-S4040L
BD-S5040L
BD-S6040L
BD-S7040L
BD-S8040L
BD-S2080L
BD-S8060L
BD-S4060L
BD-S5060L
BD-S6060L
BD-S7060L
BD-S8060L
BD-520100L
BD-S7080L
BD-S4080L
BD-S5080L
BD-S6080L
BD-S7080L
BD-520120L
BD-S30100L
BD-840100L
BD-850100L
BD-S§60100LH

Kaneka
Corporation./Japonia

Data Control
SRL

corespunde
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BD-S20150L

BD-S30120L
BD-S40120L
BD-S50120L
BD-560120LH
BD-S30150L
BD-S40150L
BD-S50150L
BD-S60150LH
15 Balon 2680.0000 Coyote Boston Life Med nu corespunde:
noncompliant H74939134152010 Scientific/SUA SRL solicitat
angioplastie H74939134202010 Lungime shaft:
periferica BTK H74939134252010 100 sau 148
cm, oferit 142-
145 cm.
solicitat
Diametre
balon:
1,25;1,50;2,0;2,
5;3,0;3,5; 4,00
mm, oferit
coduri pentru
diamtre:
1,50;2,0;2.5.
solicitat
Lungimi balon:
20, 40, 80, 120,
150, 200 mm,
oferit 20.
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15

Balon
noncompliant
angioplastie
perifericd BTK

4960,0000

Tercross OTW

Balloon dilatation catheter

BD-T1520P4E
BD-T2040P4E
BD-T2540P4E
BD-T3040P4E
BD-T3540P4E
BD-T4040P4E
BD-T2080P4E
BD-T2580P4E
BD-T3080P4E
BD-T3580P4E
BD-T4080P4E
BD-T20120P4E
BD-T25120P4E
BD-T30120P4E
BD-T35120P4E
BD-T40150P4E
BD-T20150P4E
BD-T25150P4E
BD-T30150P4E
BD-T35150P4E
BD-T40150P4E
BD-T20200P4E
BD-T25200P4E
BD-T30200P4E
BD-T35200P4E
BD-T40200P4E
BD-T1220Q4E
BD-T1520Q4E
BD-T2040Q4E
BD-T2540Q4E
BD-T3040Q4E

TERUMO EUROPE
N.V./Belgia

Data Control
SRL

Corespunde
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BD-T3540Q4E
BD-T4040Q4E
BD-T2080Q4E
BD-T2580Q4E
BD-T3080Q4E
BD-T3580Q4E
BD-T4080Q4E
BD-T20120Q4E
BD-T25120Q4E
BD-T30120Q4E
BD-T35120Q4E
BD-T40120Q4E
BD-T20150Q4E
BD-T25150Q4E
BD-T30150Q4E
BD-T35150Q4E
BD-T40150Q4E
BD-T20200Q4E
BD-T25200Q4E
BD-T30200Q4E
BD-T35200Q4E
BD-T40200Q4E
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16

Cateter
periferic cu
balon

2035,0400

Passeo 14 380271a
380277 380283 380278
380284 380290

380296 380308 380279
380285 380291

380297 380309 380280
380286 380292

380298 380310 380281a
380287a 380293a
380299a 380282
380288 380294

380300 380313a
380319 380325 380320
380326 380332

380338 380350 380321
380327 380333

380339 380351 380322
380328 380334

380340 380352 380323a
380329a 380335a
380341a 380324
380330 380336

380342

BIOTRONIK AG/
Elvetia

Cavaiech M
SRL

NU
CORESPUND
E:solicitat
lungimi=20-40-
80-120-150-
210 mm, oferit
20, 40, 70, 100,
140, 220,
solicitat Varful
conic pe toata
circumferinta,
forma conica,
diametre=1,5-
2,0-2,5-3,0-3,5-
4,0 mm., sa
oferit forma
cilindrica pe
toata lungimea
cu
diametre=1,5-
2,0-2,5-3,0-3,5-
4,0 mm.,
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16

Cateter
periferic cu
balon

©2622,0000

Nanocross AB14WOXXXXXXXX

Medtronic/SUA

Oxivit Med
SRL

Nu corespunde:
codurile sunt
pentru
diametre=1,5-
2,0-2,5-3,0-3,5-
4,0 mm
solicitate i
suplimentar
diametrele=5 si
6

16

Cateter
periferic cu
balon

2680,0000

Coyote
H74939186301090
H74939186201210

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

NU
CORESPUND
E: SOLICITAT
diametre=1,5-
2,0-2,5-3,0-3,5-
4,0 mm.
lungimi=20-40-
80-120-150-
210 mm
(Lungimea de
20 mm trebuic
sa fie
disponibila in
mod
obligatoriu).,
OFERTAT
diametre=2,0-
3,0 mm.
lungimi=100-
120
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16

Cateter
periferic cu
balon

3400,0000

Armada 14

Lungime Shaft 90
AlOxxdiametruxxlungimea
Lungime Shaft 150
A20xxdiametruxxlungime

Abbott/SUA

Premium
Medical SRL

nu corespunde:
solicitat
Diametre :
diametre=1,5-
2,0-2,5-3,0-3,5-
4,0 mm, oferit
1,5, 2,0-2,5-
3,0-4,0 mm.
Solicitat
lungimi=20-40-
80-120-150-
210 mm, oferit
20-200 mm.
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17

Cateter
periferic cu
balon utilizat
in CTO

1700.1600

Passeo 18 366098 366099 366100 366104 366105
366106 366114 376276 357451 357458 366101
357469 357476 366107 357483 376277 357452
357459 366102 357470 357477 366108 357484
376278 357453 357460 366103 357471 357478
366109 357485 376279 357454 357461 357465
357472 357479 366110 376272 376280 357455
357462 357466 357473 357480 366111 376273
376281 357456 357463 357467 357474 357481
366112 376274 376282 366115 366118 366119
366123 366126 366129 366137 376296 357486
357491 366120 357502 357507 366130 357512
376297 357487 357492 366121 357503 357508
366131 357513 376298 357488 357493 366122
357504 357509 366132 357514 376299 357489
357494 357498 357505 357510 366133 376292
376300 357490 357495 357499 357506 357511
366134 376293 376301 366116 357496 357500
366124 366127 366135 376294 376302

BIOTRONIK AG/
Elvetia

Cavateh M
SRL

Nu corespunde:
s-a solicitat
Virf conic pe
toata
circumferinta s-
a prezentat
cilindric
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17

Cateter
periferic cu
balon utilizat
in CTO

2622,0000

Nanocross AB14WOxxxxxxxx

Medtronic/SUA

Oxivit Med
SRL

Nu corespunde:
codurile sunt
pentru
diametre= 2,0-
2,5-3,0-3,5-4,0
(optional 5,0-
5,5-6,0 mm)
solicitate si
suplimentar
diametrele=1,5
mm

17

Cateter
periferic cu
balon utilizat
in CTO

2850,0000

Sterling

Lungimea shaft 90cm :

H74939032200290** ,H74939032250290** H749390
32300290,H74939xxxxXXXX,

Lungime Shaft 150cm;

H74939032200210** H74939032250210** H749390
32300210** H74930xxxxxxxx

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

Nu corespunde
: NU POATE
FI
DETERMINA
TCU
CERTITUDIN
E CODUL
OFERTAT
DEOARECE
SUPLIMENTA
RLA
DENUMIREA
COMERCIAL
A Sterling a
ofost indicat
H74939%xxxxx
XX, pentru
caRE
CORESPUND
mai multe
denumiri
comerciale:
Sterling™

42




Monorail™
Balloon
Catheter.
Sterling™ SL
OTW Balloon
Catheter,
Sterling SL
Monorail™
Balloon
Catheter

17

Cateter
periferic cu
balon utilizat
inCTO

3400,0000

Armada 18
Lungime shaft 90 : 1014252xxLungimea
Lungimea Shaft : 150 1014256xxLungimea

Abbott/SUA

Premium
Medical SRL

nu corespunde:
solicitat
Diametre : 2,0-
2,5-3,0-3,5-4,0-
(optional 5,0-
5,5-6,0 mm),
oferit 2,0-2,5-
3,0-4,0-5,0-5,5-
6,0 mm.
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18

Balon
angioplastie
periferica
pentru
tratamentul
leziunilor
obstructive cu
hlungimi
extreme si

manevrabilitate
contralaterala

1571,3600

Passeo 35 Xeo 428777

428786 428795

428804 428778 428787 428796 428805 428823
428779 428788 428797

428806 428824 428833 428843 428848 428780
428789 428798 428807 428825 428834 428844
428849 428781 428790 428799 428808 428818
428783 428792 428801

428810428819 428784

428793 428802 428811

428820 428794 428803 428812 428821 428851
428860 428869 428878 428896 428905 428915
428920 428852 428861 428870 428879 428897
428906 428916 428921 428833 428862 428871
428880 428898 428907 428917 428922 428854
428863 428872 428881 428899 428908 428918
428923 428855 428864 428873 428882 428900
428909 428919 428924 428856 428865 428874
428883 428901 428857

428866 428875 428884 428902b 428858 428867
428876 428885 428903b 428868 428877 428886
428904b

BIOTRONIK AG/
Elvetia

Cavateh M
SRL

nu corespunde;
solicitat
Lungime
utilizabila: 80,
130cm sau 135
cm, oferit 90 si
130 cm,
solicitat
Lungimi balon :
20, 40, 60, 80,
120, 150, 200,
250, 300 mm,
oferit Lungimi
balon : 20, 40,
60, 80, 120,
150, 200, 250

mim,
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18 Balon 1835,4000 | Admiral Extreme SBIxxxxxx080,SBIxxxxxx130, Medtronic/SUA Oxivit Med Nu corespunde:
angioplastie SRL codurile sunt
| periferica pentru Lungimi
pentru balon : 20, 40,
tratamentul 60, 80, 120,
leziunilor 150, 200, 250,
obstructive cu 300 mm
lungimi solicitate i
extreme si suplimentar
manevrabilitate diametrele=100
contralaterala mm
18 Balon 2200,0000 Mustang Boston Life Med nu corespunde:
angioplastie H74939171030210 Scientific/SUA SRL solicitat
periferica H74939171030310 Diametre
pentru H74939171030410 necesare pentru
tratamentul balon; 3.0-12.0
leziunilor mm
obstructive cu Lungimi balon :
lungimi 20, 40, 60, 80,
extreme si 120, 150, 200,
manevrabilitate 250, 300 mm,
contralaterala Diametru shaft
5-7Fr, Lungime

utilizabila: 80,
130cm sau 135
cm, oferit
Diametre
necesare pentru
balon: 3.0 mm
Lungimi balon :
20, 30, 40 mm,
Diametru shaft
5Fr, Lungime
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utilizabila: 135
cm.

18 | Balon 2600,0000 Armada 35 Abbott/SUA Premium Oferta
angioplastie Bl0xxdiametru-0xxLungime Medical SRL | inacceptabila
periferica B20xxdiametru-0xxlungime depasire 30%
pentru
tratamentul
leziunilor
obstructive cu
lungimi
extreme si
manevrabilitate
contralaterala

19 | Balon 2496,6000 Pacific Plus PCE Oxxoooooak Medtronic/SUA Oxivit Med nu corespunde:
angioplastie SRL solicitat
periferica Presiune
pentru nominala
tratamentul 16atm, RPB 14
leziunilor atm, Ghiduri
extinsese compatibile:

0.014" si
0.018",
Diametru intern
pentru
introductor: 4
Fr:4.0-50x
200 mmsi 5
Fr: 5.0-7.0x
250 mm, oferit
Presiune

| nominala 8

_ atm, RPB 12 -

_ 22 atm, Ghiduri |
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20

Balon pentru
artere renale

' 73200,0000

compatibile:
0.018",
Diametru intern
pentru
introductor: 4
Fr.

Ultra-Soft SV

lungime utila 90cm :
M0013899040200,M0013899050200,M00138990602
00,M0013899070200

lungime utila 150cm :
M0013895040200,M0013895050200,M001 38950602
00,M0013895070200

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde:
solicitat
Diametre
disponibile
balon: 4.0mm;
5.0mm; 6.0mm;
7.0mm. , oferit
4,00 mm.

21

Balon pentru
arterele
carotide

2650,0000

Coyote
H74939135402010

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde
solicitat Profil
de intrare virf
0,021"+/-
0,001°°; oferit
0,017

22

Cateter Balon
pentru
valvuloplastie
pulmonara si
aortica

8108,1000

Balon de Valvuloplastie VACSII/ VACSIII Yaxxxxx

Osypka/ Germania

Oxivit Med
SRL

nu corespunde:
codurile sunt
pentru teaca de
4F,5F,
6F,7F,8F
solicitate gi
suplimentar
pentru teaca de
9F, 10F, 12F si
14F si solicitat
RPB 18+-3
ATM, NP-10+-
4 ATM oferit
RPB 1.5-15
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ATM, NP1,0-

6,0 ATM
22 | Cateter Balon 21500,0000 | TYSHAK NuMEDY Japonia Life Med Oferta
pentru PDC162,PDC001,SN004, PDCxxx,Soxxx, SRL inacceptabila
valvuloplastie depasire 30%
pulmonara si
aortica
23 | Stent 3838,2400 | Dynamic 350110 350114 350120 350126 350111 BIOTRONIK AG/ Cavateh M nu corespunde
expandabil pe 350115 350121 350127 350112 350116 350122 Elvetia SRL solicitat
balon 350128 350113 350117 350123 350129 350118 Lungimea
350124 350130 350119 350125 350131 350132 stentului
350136 350140 350144 350133 350137 350141 12,17,27,37,57
350145 350134 350138 350142 350146 350135 mm, oferit 15,
350139 350143 350147 25, 38, 56,
solicitat
Lungimea
sistemului de

livrare :80cm si
135¢m, oferit
Lungimea
sistemului de
livrare :80cm si
130cm
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23

Stent
expandabil pe
balon

6800,0000

Express LD

Lungime sistem livrare 75
H74938162520750
H74938162xxx750diametru si lungime
Lungime sistem de livrare 135¢m
H74938162520130
H74938162xxxdiametru si lungime 130

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde:
solicitat
Lungimea
stentului
12,17,27,37,57
mm nu are
lungimea 12
mm, solicitat
Lungimea
sistemului de
livrare 80cm si
135cm, oferit
Lungimea
sistemului de
livrare :75cm si
135 cm.

23

Stent
expandabil pe
balon

6993,0000

VisiPro PXP35-xxxxxxx

Medtronic/SUA

Oxivit Med
SRL

Nu corespunde:
codurile sunt
pentru Profulul
transversal al
sistemei 0.079,
0.081, 0.083,
0.088, 0.092
inch. solicitate
si suplimentar
Profulul
transversal al
sistemei 0.084
inch,

24

Stent periferic
autoexpandabil
cu profil de 5
Fr

9013,2000

Evervlex Entrust EVX35-xxxxxxxx

Medtronic/SUA

Oxivit Med
SRL

Corespunde
oferta
alternativa
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25

Stent periferic
cu flexibilitate
crescutii

6568,8000

iVolution Pro SPNBC35N080050040
SPNBC35N080060040

SPNBC35N080070040

SPNBC35N080080040 SPNBC35N080050060
SPNBC35N080060060

SPNBC35N080070060

SPNBC35N080080060 SPNBC35N080050080
SPNBC35N080060080

SPNBC35N080070080

SPNBC35N080080080 SPNBC35N080050100
SPNBC35N080060100

SPNBC35N080070100

SPNBC35N080080100 SPNBC35N080050150
SPNBC35N080060150

SPNBC35N080070150

SPNBC35N080080150 SPNBC35N080050200
SPNBC35N080060200

SPNBC35N080070200 SPNBC35N130050040
SPNBC35N130060040

SPNBC35N130070040

SPNBC35N130080040 SPNBC35N130050060
SPNBC35N130060060

SPNBC35N130070060

SPNBC35N130080060 SPNBC35N130050080
SPNBC35N130060080

SPNBC35N130070080

SPNBC35N130080080 SPNBC35N130050100
SPNBC35N130060100

SPNBC35N130070100

SPNBC35N130080100 SPNBC35N130050150
SPNBC35N130060150

SPNBC35N130070150

SPNBC35N 130080130 SPNBC335N 130050200

iVascular / Life
Vascular Devices
Biotech S.L/ Spania

Medec
Service SRL

nu corespunde:
solicitat
Lungimea
stentului
20,30,40,60,80,
100,120,150,20
0 mm, oferit
Lungimea
stentului
40,60,80,100,1
50,200 mm, sa
solicitat cu
Valva
hemostatica sa
oferit fara.
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SPNBC35N130060200
SPNBC35N130070200

l\J‘
L

Stent periferic
cu flexibilitate
crescuta

8169,6000

Everflex PRP35XXOXXX

Medtronic/SUA

Oxivit Med
SRL

Corespunde

Stent
autoexpandabil
pentru arterele
iliace

60353,6000

Astron 343773 343774 343775 343776 343777
343778 343779 343780 343781 343782 343783
343784 349214 349215 349216 343785 343786
343787 343788 343789 343790 343791 343792
343793 343794 343795 343796

BIOTRONIK AG/
Elvetia

Cavateh M
SRL

nu corespunde:
ssolicitat
Diametre
disponibile :
6,7,8,9,10,12
mm., opferit
Diametre
disponibile :
7,8,9,10 mm.
Solicitat
Lungimi
disponibile :
20,30,40,50,60,
70,80, 100,120
mm. , oferit
Lungimi
disponibile :
30,40,60,80
mm.
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Stent
autoexpandabil
pentru arterele
iliace

9800,0000

Epic

Lungimea cateter 75cm
H74939054062070
H74939054xxxxdiametru si lungime70
Lungime cateter 120cm
H74939054062020
H74939054xxxxdiametru si lungime20

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

NU
corespunde:
solicitat
Diametre
disponibile :
6+-1,7+-1,8+-
1,9+-1,10+-
1,12+-1 mm.,
oferit »
Diametre
disponibile : 5,
6,7,8,9,10,12,1
4 mm.(coduri
care nu
corespund:
H74939054143
070
H74939054143
020
H74939054144
070
H74939054144
020
H74939054145
070
H74939054145
020
H74939054146
070
H74939054146
020).
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Stent pentru
artere carotide

_
_

"10700,0000

Carotid Wallstent
H965SCH647010
H965SCH647070
H965SCH647080
H965SCH647090
H965SCH647120
H9658SCH647130
H965SCH647140

|ﬂ Boston

i Scientific/SUA
|

Life Med
SRL

Nu corespunde:
sa solicitat
construit din
doua straturi de
mesa: macro-
mesa externa si
micro-mesa
interna, oferitA
closed cell
design self-
expanding stent
composed of
wires braided in
a

tubular mesh
configuration
(1 strat de
mesa), solicitat
teacade 5 Fr
sau cateter de
ghidare de 7 Fr
(pentru toate
marimile ale
stentului).,
oferit 5F (6 & 8
mimn) and 6F
(10 mm).
Lungimea utila;
143 cm, oferit
I35cm.
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Stent pentru
artere carotide

17000,0000

"CGuard
Carotid Embolic
Prevention
System
CRX0620,
CRX0720
CRX0820,
CRX0920
CRX1020,
CRX0630,
CRX0730,
CRX0830,
CRX0930,
CRX1030,
CRX 0640,
CRX0740
CRX0840,
CRX0940
CRX1040,"

InspireMD/ Israil

Tribestar
Farm SRL

Nu corespunde:
solicitat teaca
de 5 Fr, oferit 6
Fr., solicitat
Diametre: 5 -
10 mm, oferit
6-10 mm,
solicitat
Lungimea utila:
143 cm, oferit
135 cm.
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Stent pentru
artere carotide

19820,0000 M

Roadsaver®

Carotid Artery Stent

RDS-0520-143RX
RDS-0530-143RX
RDS-0540-143RX
RDS-0616-143RX
RDS-0625-143RX
RDS-0630-143RX
RDS-0718-143RX
RDS-0725-143RX
RDS-0730-143RX
RDS-0820-143RX
RDS-0825-143RX
RDS-0830-143RX
RDS-0840-143RX
RDS-0920-143RX
RDS-0930-143RX
RDS-1020-143RX
RDS-1030-143RX

MICROVENTION
EUROPE
S.A.R.L/Franta

Data Control
SRL

nu corespunde:
nu s-au regasit
care divizeaza
celule mari in
16 celule mici,
aria unei
microcelule
constituie
0.0381
mm?.Flexibilita
te superioara si
apozitie
excelenta fata
de perertele
vasului, cu
pana la 50%
repozitionabil
si retractabil,
dedicat pentru
stenoze si
disectii
carotidiene.Dia
metre: 5 - 10
mm sau 10 - 50
mm.
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Stent pentru
artere renale

4123,9000

Dynamic Renal 358583 358584 358585

BIOTRONIK AG/
Elvetia

Cavateh M
SRL

nu corespunde:
solicitat 6F
pentru 7,60mm.
Acoperire
hidrofila
similara
mucoasei.
Presiune RBP-
12atm, oferit
SF pentru
7,00mm.
Acoperire
hidrofobi
pentru shaft
(proximal),
Presiune RBP-
15 atm - 13
ATM

28

Stent pentru
artere renale

4162,5000

CONGENT CGBOxxxxx

Meril/India

Oxivit Med
SRL

nu corespunde:
solicitat celule
inchise,
Grosimea
stratului
0,18mm,
Lungimi: 12
sau 18mm, 6F
pentru 7,00mm,
RBP-12atm,
oferit hybrid
cell design,
Grosimea
stratului
0.12mm,
coduri pentru
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Lungimi: 12,
15 i 18mm, 5F
pentru 7,00mm,
RBP-14 atm

28

Stent pentru
artere renale

8700,0000

RX Herculink Elite
conform brosurii atasate

Abbott/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde:
solicitat
Diametre: 5,00,
6,00; 7,00mm,
Lungime utila
90 sau
140/150cm.Co
mpatibilitate cu
teaca SFr
pentru 5,00 si
6,00mm si 6F
pentru
7,00mm., oferit
Diametre: 4,00;
4,5,5,0,5,5,
6,0, 6,5, 7,00
mm, Lungime
utila 80 sau 135
cm. Minimum
sheath size
5(F)/Minimum
guiding
catheter ID 6F.
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29 Dispozitiv 10500,0000 | AndraSnare AndraMed GmbH/ Data Control | nu corespunde:
recuperare Germania SRL solicitat Bucla
corp strain AS-5 confectionata

AS-10 din aur-
AS-15 tungsten pentru
AS-20 vizibilitate
AS-25 optima, oferit
AS-25/65 Atraumatic
AS-25/150 nitinol loop
AS-30 with gold
AS-35 coating for
ASM-2 better

ASM-4 visualization in
ASM-7 the X-RAYS.
ASL-25

29 | Dispozitiv 11900,0000 | One Snare Merit Medical/SUA | Life Med nu corespunde:
recuperare ONExxxx in dependenta de marimi SRL solicitat
corp strain Lungime (+/- 5

cm): 60, 125,

150, 175¢m,

oferit Catheter

Length: 48,

100, 150,175
) ) cm,

30 | Filtrudistal 11851,4400 | SpiderFX SPD2-xxx-320 Medtronic/SUA Oxivit Med nu corespunde:
pentru SRL solicitat
protectie Lungime
embolica solicitata

OTW/RX:
320/90 cm -
oferit lungimea
320/ 190 si
190.
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Filtru distal
pentru
protectie
embolica

14500,0000

FilterWire EZ
H749 20105 1900
H749 20105 3000

Boston
Scientific/SUA

Life Med
SRL

nu corespunde:
solicitat Filtru
conic din
nitinol cu fibre
dispuse sub
forma de plasa,
disponibil in 5
variante de
marime: 3,4, 5,
6, 7mm, oferit
Reference
Vessel
Diameter:
3.5mm-5.5mm

31

Cateter
hidrofilic

fara oferta

32

Robinete

fara oferta

33

Spirale (coiluri
periferice)

7558,2000

Concerto™ Helix/3D NV:ooocoooo/PVxoooooooo

Medtronic/SUA

Oxivit Med
SRL

nu corespunde:
solicitat spire
de 3-4-6-8-10-
12-15-20 mm
+/- 1 mm, oferit
spire de 2-3-4-
5-6-7-8-9-10-
12-14-16-18-20
mm. A oferit
suplimentar
coduri pentru
diametrul 18
mm $i lungime

9




spire 2-4-6-8-

12-40-50.
(solicitat
lungimi de 5-
10-15-20-30
c¢m +/- 5 cm)
33 Spirale (coiluri 12500,0000 | AZUR® MicroVention, Inc./ Data Control | oferta
periferice) Framing Coil / Peripheral Hydrocoil / SUA SRL alternativa- Nu
CX corespunde,
lipsesc
45-680820 diametrele
45-681026 firului primar
45-681434 de 0.0115”,
45-682050 0.0125”,
45-480204 0.0135”,
45-480305 0.0145”. S-a
45-480405 solicitat
45-480310 diametre 3-25
45-480610 mm s-a oferit
45-480610 2-20 mm; s-a
45-480810 solicitat
45-481010 lungimi 6-
45-480620 50cm, s-a oferit
45-480620 2-50cm.
45-480820
45-481020
45-481220
45-481520
45-482020
45-480415
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45-480615
45-480815
45-481015
45-481215
45-481515
45-450305
45-450405
45-450505
45-481530
45-482030
45-450410
45-450510
45-450610
45-450415
45450515
45-450615
45-450815
45-451015
45-451215
45-450620
45-450820
45-451020
45-451220
45-451520
45-452020
45-451230
45-451530
45-452030
45-280202
45-280302
45-280402
45-280304
45-280404
45-280504
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45-280406
45-280506
45-280606
45-280510
45-280610
45-280810
45-250404
45-280514
45-280614
45-280814
45-281014
45-250406
45-250506
45-280620
45-280820
45-281020
45-250510
45-250610
45-250810
45-250614
45-250814
45-251014
45-251514
45-250820
45-251020
45-251520
45-251620
45-780413
45-780516
435-780620
45-780724
45-780828
45-780928
45-781032




45-781238

45-781434
45-781639
45-781836
45-782040
45-750407
45-750511
45-750609
45-750617
45-750812
45-750824
45-751019
45-751324
45-751632
45-752039
34 Spirale platina | 7478,4000 | AXIUM Axium™ Prime Frame 3D FC-x-x-3D. Medtronic/SUA Oxivit Med Corespunde
cu detasare SRL
mecanica
pentru
embolizarea
endovasculara
a anevrismelor
(Coils)
35 Spirale platina | 7478,4000 Axijum™ Prime Super Soft 3D APB-x-x-3D-SS, Medtronic/SUA Oxivit Med NU
cu detasare Axijum™ Prime Super Soft Helix APB-x-x-HX-SS. SRL corespunde:
mecanica solicitat Spire
pentru din platina cu
embolizarea diametru
endovasculara variabil al
a anevrismelor firului primar -
(Coils) 0.0115”,
0.0125”,
0.0135”,
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0.0145”, oferit

doar 0.0115”
36 | Spirale platina | 7478,4000 Axium™ Prime Extra Soft 3D APB-x-x-3D-ES, Medtronic/SUA Oxivit Med Nu corespunde:
cu detasare Axium™ Prime Extra Soft Helix APB-x-x-HX-ES SRL solicitat Spire
mecanica din platina cu
pentru diametru
embolizarea variabil al
endovasculara firului primar -
a anevrismelor 0.0115”,
(Coils) 0.0125”,
0.0135”,
0.0145”
solicitat, oferit
doar 0.0108”,
solicitat
Dimensiuni :
diametru 1, 1.5
,2,2.5,3mm,
oferit coduri cu
diametru si de
3,5 mm.
37 Seringi fara oferta
38 Sistema de fara oferta
perfuzie cu

presiune inalta
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39 Cateter ghid cu 4 13800,0000 | Neuro Speed Acandis/Germania Tehnomedica | nu corespunde:
balon _ de la 01-000600 pana la 01-000605 in functie de SRL SOLICITAT
_ dimensiuni Dimensiuni
| 0.0165";
0.021"; 0.027",
sa oferit
Dimensiuni
0.0165".
40 Ocludere 65000,0000 | Occluteh PDA Occluteh/Germania Life Med Anulat
pentru CAP SRL depaseste 30%
(Canal arterial
patent)
41 Ocludere 65000,0000 | Occluder ASD Occluteh/Germania Life Med anulat
pentru DSA SRL depaseste 30%
(Defect septal
atrial)
41 Ghid stiff 8000,0000 Occluteh Guide Wire Stiff Occluteh/Germania Life Med anulat
pentru livrarea SRL depaseste 30%
ocluderelor
CAP
41 Sistem de 25000,0000 | Occluteh delivery Set Occluteh/Germania Life Med anulat
livrare p/u SRL depaseste 30%
ocluder CAP
42 Microcateter 11800,0000 | Headway MICROVENTION Data Control | NU
0.017" EUROPE/ Franta SRL CORESPUND
MC272156S E: SOLICITAT
MC272156S Diametru intern
MC162156S 0.0277, 0.0217,
MC162167S 0.017, oferit
Diametru intern
0.0277,0.021”,
0.0165”
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42 | Microcateter 13809,2000 | Phenom FG11150-0615-2S,FG11150-0615- Medtronic/SUA Oxivit Med Corespunde
0.017" 2J,FG11150-0615-2X,FG11150-0615-2R,FG13150- SRL oferta
0615-82,FG15150-0615-18 alternativa
42 Microcateter 13900,0000 [ Neuro Slider Acandis/Germania Life Med NU
0.017" 01-000272 SRL CORESPUND
01-000273 E: SOLICITAT
01-000274 Diametru intern
0.0277, 0.0217,
0.017”, oferit
Diametru intern
0.027, 0.0217,
0.0165”
43 Ghid 0.01¢0” 5544,0000 Syncro 2, Medtronic/SUA Oxivit Med Corespunde
M00326010,M00326110,M00326410,M00326420, SRL ofertd
alternativi
43 Ghid 0.010” 7800,0000 | ASAHI ASAHI INTECC Data Control | Nu corespunde:
Chikai 10 CO., LTD./Japonia SRL s-a solicitat
Lungimea
WAIN-CKI-10-200 ghidului 200
WAIN-CKI-10-300 cm, s-a oferit
Lungimea
ghidului 200
cm, si coduri
pentru
Lungimea
ghidului 300
cm (WAIN-
CKI-10-300).

66




43 Ghid 0.010” 11900,0000 | Fighter Boston Life Med NU
i H749 39303190 2,H749 39303300 2 Scientific/SUA SRL CORESPUND
E: SOLICITAT
Lungimea
ghidului 200
cm, OFERIT
Length (cm):
190 ,300.
44 Cateter cu fara oferta
balon flotant
tip Shwan-
Ganz
45 Cateter cu fara oferta
balon flotant
tip Shwan-
Ganz
46 Set inflator cu 265,0000 42.04.40006 SCW Medicath Labromed Nu corespunde
manometru tip Ltd/China Laborator s-a solicitat L.
B SRL min. 30 s-a
oferti 25 cm
46 Set inflator cu 345,0000 Ares Ares/Turcia Life Med Lipsa codului
manometru tip SRL face imposibild
B evaluarea. in
catalogul atagat
S¢ regiasesc
modelele
BID6000,
BID6001,
BID6003,
BID6002
46 Set inflator cu 574,7500 AC3205P EVEREST Medtronic/SUA Oxivit Med corespunde
manometru tip SRL

B
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46 Set inflator cu 759,0000 5028901 B. Braun / Germania | Tehnomedica | nu corespunde
manometru tip SRL s-a solicitat
B recipient minim
25 ml s-a oferit
20 ml
47 Stent pentru 3065,4400 | Angiolite SCCDSR14150250009 iVascular / Life Medec NU
artere coronare SCCDSR14150250014 SCCDSR 14150250016 Vascular Devices Service SRL | CORESPUND
SCCDSR14150250019 SCCDSR 14150250024 Biotech S.L/ Spania E: solicitat
SCCDSR14150250029 SCCDSR 14150250034 Lungimi
SCCDSR14150250039 SCCDSR 14150275009 obligatorii: 9,
SCCDSR14150275014 SCCDSR 14150275016 12,15,18,24,28,
SCCDSR14150275019 SCCDSR 14150275024 33,38 mm,
SCCDSR14150275029 SCCDSR14150275034 oferit Lungimi:
SCCDSR1415027503% SCCDSR 14150300009 9, 14,16,19, 24,
SCCDSR14150300014 SCCDSR 14150300016 29, 34, 39 mm.
SCCDSR14150300019 SCCDSR 14150300024 Nu a fost
SCCDSR14150300029 SCCDSR 14150300034 demonstrati
SCCDSR14150300039 SCCDSR14150350009 cerinta: Polimer
SCCDSR14150350014 SCCDSR 14150350016 biodegradabil
SCCDSR 14150350019 SCCDSR 14150350024 in perioada
SCCDSR14150350029 SCCDSR14150350034 optimé de 3-4
SCCDSR14150350039 SCCDSR14150400009 luni.
SCCDSR14150400014 SCCDSR 14150400016
SCCDSR14150400019 SCCDSR 14150400024
SCCDSR14150400029 SCCDSR 14150400034
SCCDSR14150400039
47 | Stent pentru 3500,0000 | Biomime Meril Life/ India Life Med NU
artere coronare SRL CORESPUND
E: SOLICITAT
Lungimi

obligatorii: 9,
12,15,18,24,28, |
33, 38 mm.,

OFERIT 8, 13,
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47

16, 19, 24, 29,
32, 37, 40, 44,
48 mm

Stent pentru

artere coronare _

3921,5000

Orsiro 364470 364476 364482 364488 364500
364506 364512 391235 391239 364471 364477
364483 364489 364501 364507 364513 391236
391240 364472 364478 364484 364490 364502
364508 364514 391237 391241 364473 364479
364485 364491 364503 364509 364515 391018
391020 364474 364480 364486 364492 364504
364510 364516 391019 391021

BIOTRONIK AG/
Elvetia

Cavateh M
SRL

nu corespunde:
solicitat
Presiunea
nominal3
optimalid 9 atm,
presiune de
spargere minim
14 atm, oferit
8/16 atm,
solicitat
Lungimi
obligatorii: 9,
12,15.18.24,28,
33,38 mm,
oferit Lungimi
obligatorii: 9,
13,15,18,22,26,
30, 35, 40 mm.

47

Stent pentru
artere coronare

8500,0000

Ultimaster Sirolimus Eluting Coronary Stent System

DE-RD2509KSM
DE-RD2709KSM
DE-RD3009KSM
DE-RD3509KSM
DE-RD4009KSM
DE-RD2512KSM
DE-RD2712KSM
DE-RD3012KSM
DE-RD3512KSM
DE-RD4012KSM
DE-RD2515KSM

TERUMO EUROPE
N.V./Belgia

Data Control
SRL

nu corespunde:
nu s-au regasit -
RX (rapid
exchange)
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DE-RD2715KSM
DE-RD3015KSM
DE-RD3515KSM
DE-RD4015KSM
DE-RD2518KSM
DE-RD2718KSM
DE-RD3018KSM
DE-RD3518KSM
DE-RD4018KSM
DE-RD2524KSM
DE-RD2724KSM
DE-RD3024KSM
DE-RD3524KSM
DE-RD4024KSM
DE-RD2528KSM
DE-RD2728KSM
DE-RD3028KSM
DE-RD3528KSM
DE-RD4028KSM
DE-RD2533KSM
DE-RD2733KSM
DE-RD3033KSM
DE-RD3533KSM
DE-RD4033KSM
DE-RD2538KSM
DE-RD2738KSM
DE-RD3038KSM
DE-RD3538KSM
DE-RD4038KSM

* fn cazul utilizdrii licitaiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informayia privind ”Corespunderea cu cerintele de calificare” si *Corespunderea cu specificafiile tehnice™ , se va consemna prin: ., +” in cazul
corespunderii §i prin ,,-” in cazul necorespunderii)




Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderca ofertei cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire
(inclusiv justificarea pretului anormal de sciizut) s-a solicitat:
Data solicitdirii Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul rispunsului operatorului economic

Ofertantii respingi/descalificati:
Lotul 1 Set introductor pentru punctie arteriala femurala
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume: NU CORESPUNDE: SOLICITA: Teaca din PTFE, cuD: 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm,
OFERTAT: Teaca din PTFE, cuD: 5, 6, 7, 8 F, si L: 11 $I 23 c¢m. Lipsa dimensiunii de ghid 0.18"7,0.217°,0,25°".
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizittile publice,
deoarece nu corespunde cerinelor tehnice st anume: nu corespunde: solicitat Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025", oferit Mini ghid: 0.025", 0.035", 0.038"
— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizifiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Teaca din PTFE, cuD: 4, 5,6, 7, 8, 9, 10,11F,siL: 5,7, 10, 25 cm, Mini
ghid: 0.018", 0.021", 0.025", ofertat D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 F (Codurile care nu corespund: 15-718B, 15-741B ), si L: 7, 11 cm, Mini ghid:
0.035".
Lotul 2 Set introductor pentru punctie arteriala radiala
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat L: 11 si 23 cm, lungime 45 ¢m pentru teaca de 11 cm, si 70 cm pentru
teaca 23 cm, oferit L: 10 si 25 cm, lungime 45 ¢cm pentru teaca de 10 cm, si 80 cm pentru teaca 25 cm.
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizigiile publice, deoarece
nu corespunde cerinelor tehnice i anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT L: 11 si 23 cm, oferit L: 7 si 11 cm, solicitat lungime 45 cm pentru teaca
de 11 cm, oferit lungime 40 ¢m pentru teaca de 11 cm.
Lotul 5 Teaca ghid lung
— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 atin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Diametre: 6, 7 si 8 Fr, oferit coduri pentru 5, 6, 7 si 8 Fr, solicitat 5
configurafii diferite ale varfului: Renal double curve; Hokeystik; Contralateral; Multipurpose; Straight; Modified cerebral Burke, oferit Multipurpose;
Straight.
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Lotul 7 Arc ghid de diagnostic standard

— Oferta operatorului economic DataContrel SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii ar. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice si anume: nu corespunde: s-a solicitat curbura in J 1.5 sau 3 mm, s-a oferit coduri pentru curbura inJ1.5,2
(RF*HN35183M), 3 mm

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 atin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depaseste cu 30% valoarea estimaté a achizitiei, calculati conform prezentet legi.

Lotul 8 Arc ghid de diagnostic lung

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITA:Diametre : 0,018”; 0,0257; 0,0327; 0,0357; 0,038 Lungimi disponibile :
220, 260, 300 cm OFERIT Diametre : 0,035”Lungimi disponibile : 40, 80, 100, 125, 150, 180, 260 cm

— Oferta operatorului economic DataContrel SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii ar. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume:nu corespunde: s-a solicitat Curbura distala : dreapta / angulata, s-a oferit coduri pentru Curbura
distala : dreapta / angulata, §i coduri pentru Curbura distala : Bolia Curve (RF-GA18223M RF-GA18263M RF-GA25263M RF-GA32263M ).

Lotul 9 Arc ghid de diagnostic stiff

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr, 131/15 privind achizifiile publice, deoarece
nu corespunde ceringelor tehnice §i anume: NU CORESPUNDE: SOLICITA Rigiditatea in varianta “stiff” de 3 ori mai ridicata fata de cea standard si
de 1.5 ori mai ridicata in varianta “half-stiff” fata de cea standard.Diametre : 0,020; 0,025”; 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300
cm, OFERIT: Diametre : 0,035”Lungimi disponibile : 40, 80, 100, 125, 150, 180, 260 cm.

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume:nu corespunde: s-a solicitat Lungimea partii flexibile : 10, 30 mm, s-a oferit coduri pentru Lungimea
partii flexibile : 10, 30 mm, §i coduri pentru Lungimea partii flexibile : 80 mm (RF*PA35188M).

Lotul 10 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achiziiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice i anume: nu corespunde: solicitat si confina dimensiunea 300 cm, oferit diagnostic cu lungimea maxima 260 cm.
Solicitat Diametre ; 0.014 ", 0.018 ", 0.035 ", oferit 0.035 ".

— Oferta operatorului economic DataContrel SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinelor tchnice i anume: nu corespunde: s-a solicitat Tija proximala: 155 cm sau 235 cm , s-a oferit coduri pentru Tija
proximala: 155 ¢cm sau 235 cm , si coduri pentru Tija proximala: 275 cm (RA*FA14301CM RA*FS14301CM, RA*FA18301CM RA*FS18301CM )
pentru Lungimi: 300 cm

Lotul 13 Balon pentru pre si postdilatare periferica

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarcce
nu corespunde cerinelor tehnice i anurie: Nu corespunde, solicita Lungime utila shaft: 90cm (OTW) si 135em(RX),Compatibilitate introducator: 6 Fr
sau 5 Fr, diametrele sunt compatibile cu teaca 5-7 F; fn oferta nu este prezentata varianta RX, oferit Lungime utila shati: 40cm, 75 em si [35cm.
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— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespundc cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: Nu corespunde, nu este oferiti varianta RX (doar OTW).

~ Oferta operatorului economic DataCentrol SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice si anume: Codurile solicitate se conin in lista de coduri enumerata, deci s-au oferit mai multe coduri inclusiv
cele ce satisfac cerintele.

Lotul 14 Balon semicompliant pentru angioplastie periferica

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deocarece
nu corespunde cerinelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Lungime utila: 150 ¢m, Diametre balon: 2,00 - 8,00 mm, oferit Lungime utili: 150
cm, Diametre balon: 2,00 — 4,00 mm. solicitat Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, oferit coduri pentru Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100,
120, 150, 220 mm.

Lotul 15 Balon noncompliant angioplastie periferici BTK

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii ar. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Lungime shaft: 100 sau 148 cm, oferit 142-145 cm. solicitat Diametre balon:
1,25;1,50;2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm, oferit coduri pentru diamtre: 1,50;2,0;2,5. solicitat Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm, oferit 20.

Lotul 16 Cateter periferic cu balon

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizifiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE:solicitat lungimi=20-40-80-120-150-210 mm, oferit 20, 40, 70, 100, 140, 220,
solicitat Varful conic pe toata circumferinta, forma conica, diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm., sa oferit forma cilindrica pe toata lungimea cu
diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice i anume: corespunde: nu codurile sunt pentru diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm solicitate si suplimentar
diametrele=S5 si 6.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, decarece
nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4.0 mm,lungimi=20-40-80-120-150-210
mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu)., OFERTAT diametre=2,0-3,0 mm. lungimi=100-120

— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Diametre : diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm, oferit 1,5, 2,0-2,5-3,0-
4,0 mm. Solicitat lungimi=20-40-80-120-150-210 mm, oferit 20-200 mm.

Lotul 17 Cateter periferic cu balon utilizat in CTO

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizigiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice si anume: s-a solicitat Virf conic pe toata circumferinta s-a prezentat cilindric.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
decarece nu corespunde cerinfelor tehnice st anume: nu corespunde: codurile sunt pentru diametre= 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-(optional 5,0-5,5-6,0 mm)
solicitate si suplimentar diametrele=1,5 mm.
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- Oferta operatorului economic Life Med SRL s¢ respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: NU POATE F1 DETERMINAT CU CERTITUDINE CODUL OFERTAT DEOARECE SUPLIMENTAR
LA DENUMIREA COMERCIALA Sterling a ofost indicat H7493%xxxxxxx, pentru caRE CORESPUND mai multe denumiri comerciale: Sterling™
Monorail™ Balloon Catheter, Sterling™ SL OTW Balloon Catheter, Sterling SL Monorail™ Balloon Catheter.

— Oferta operatorului economic Premium Medical SR se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii ar. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice i anume: nu corespunde: solicitat Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-(optional 5,0-5,5-6,0 mm), oferit 2,0-2,5-
3,0-4,0-5,0-5,5-6,0 mm.

Lotul 18 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice i anume: nu corespunde: solicitat Lungime utilizabila: 80, 130cm sau 135 em, oferit 90 §i 130 cm, solicitat
Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm, oferit Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii ar. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice i anume: nu corespunde: codurile sunt pentru Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm
solicitate si suplimentar diametrele=100 mm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde ceringelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120,
150, 200, 250, 300 mm, Diametru shaft 5-7Fr, Lungime utilizabila: 80, 130cm sau 135 cm, oferit Diametre necesare pentru baton: 3.0 mm Lungimi balon
: 20, 30, 40 mm, Diametru shaft 5Fr, Lungime utilizabila: 135 em.

- Oferta operatorului economic Premium Medical SRL se respinge tn conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece depigeste cu 30% valoarea estimati a achizitiei, calculati conform prezentei legi.

Lotul 19 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinsese

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice i anume: corespunde: nu corespunde: solicitat Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm, Ghiduri compatibile:
0.014" si 0.018",

Diametru intern pentru introductor: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm, oferit Presiune nominala 8 atm, RPB 12 - 22 atm, Ghiduri
compatibile: 0.018", Diametru intern pentru introductor: 4 Fr.

Lotul 20 Balon pentru artere renale

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 atin (6) lit b) a Legii nr. 131715 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. , oferit 4,00 mm.
Lotul 21 Balon pentru arterele carotide

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a2 Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde solicitat Profil de intrare virf 0,0217+/-0,0017; oferit 0,017".

Lotul 22 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica
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- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b} a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: codurile sunt pentru teaca de 4F,SF, 6F,7F,$F solicitate i suplimentar pentru teaca
de 9F. 10F, 12F si 14F §i solicitat RPB 18+-3 ATM. NP-10+~-4 ATM oferit RPB 1,5-15 ATM, NP1,0-6.0 ATM

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depéseste cu 30% valoarea estimat a achizitiei, calculati conform prezentei legi.

Lotul 23 Stent expandabil pe balon

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice §i anume: nu corespunde solicitat Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm, oferit 15, 25, 38, 56, solicitat
Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135¢m, oferit Lungimea sistemului de livrare :80cm si 130cm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm nu are lungimea 12 mm, solicitat Lungimea
sistemului de livrare 80cm si 135¢m, oferit Lungimea sistemului de livrare :75cm si 135 cm.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: corespunde: codurile sunt pentru Profulul transversal al sistemei 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092
inch. solicitate §i suplimentar Profulul transversal al sistemei 0.084 inch.

Lotul 25 Stent periferic cu flexibilitate crescuti

- Oferta operatorului economic Medec Service SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm, oferit Lungimea
stentulwi 40,60,80,100,150,200 mm, sa solicitat cu Valva hemostatica sa oferit fara.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice $i anume: nu corespunde: solicitat Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr, oferit
Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 5 Fr.

Lotul 26 Stent autoexpandabil pentru arterele iliace

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume: nu corespunde: ssolicitat « Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm., opferit » Diametre disponibile
: 7,8,9,10 mm. Solicitat Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. , oferit Lungimi disponibile : 30,40,60,80 mm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume: NU corespunde: solicitat « Diametre disponibile : 6+-1,7+-1,8+-1,9+-1,10+-1,12+-1 mm., oferit » Diametre
disponibile : 5, 6,7,8,9,10,12,14 mm.(coduri care nu corespund: H74939054143070 H74939054143020 H74939054144070 H74939054144020
H74939054145070 H74939054145020 H74939054146070 H74939054146020).

Lotul 27 Stent pentru artere carotide

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerinfelor tehnice i anume: Nu corespunde: sa solicitat construit din doua straturi de mesa: macro-mesa externa si micro-mesa interna,
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oferitA closed cell design self-expanding stent composed of wires braided in a tubular mesh configuration (1 strat de mesa), solicitat teaca de 5 Fr sau
cateter de ghidare de 7 Fr (pentru toate marimile ale stentului)., oferit 5F (6 & 8 mm) and 6F (10 mm). Lungimea utila: 143 cm, oferit 135 cm.

- Oferta operatorului economic Tribestar Farm SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: Nu corespunde: solicitat teaca de 5 Fr, oferit 6 Fr., solicitat Diametre: 5 - 10 mm, oferit 6-10 mm,
solicitat Lungimea utila: 143 cm, oferit 135 cm.

— Oferta operatorului economic DataContrel SRL se respinge in conformitate cu art. 69 akin (6) lit b} a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice §i anume: nu corespunde: nu s-au regasit care divizeaza celule mari in 16 celule mici, aria unei microcelule
constituie 0.0381 mm2.Flexibilitate superioara si apozitie excelenta fata de perertele vasului, cu pana la 50% repozitionabil si retractabil, dedicat pentru
stenoze si disectii carotidiene. Diametre: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm.

Lotul 28 Stent pentru artere renale

- Oferta operatorului economic Cavateh M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde ceringelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat 6F pentru 7,00mm. Acoperire hidrofila similara mucoasei. Presiune RBP-
12atm, oferit 5F pentru 7,00mm. Acoperire hidrofoba pentru shaft (proximal), Presiune RBP-15 atm - 13 ATM.

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat celule inchise, Grosimea stratului 0,18mm, Lungimi: 12 sau 18mm, 6F
pentru 7,00mm, RBP-12atm, oferit hybrid cell design, Grosimea stratului 0,12mm, coduri pentru Lungimi: 12, 15 gi 18mm, 5F pentru 7,00mm, RBP-
14 atm

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 akin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Diametre: 5,00; 6,00; 7,00mm. Lungime utila 90 sau 140/150¢m.Compatibilitate cu
teaca SFr pentru 5,00 si 6,00mm si 6F pentru 7,00mm., oferit Diametre: 4,00; 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,00 mm, Lungime utila 80 sau 135 cm. Minimum
sheath size 5(F)/Minimum guiding catheter ID 6F.

Lotul 29 Dispozitiv recuperare corp strain

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr, 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corespunde: solicitat Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima, oferit
Atraumatic nitinol loop with gold coating for better visualization in the X-RAYS.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: nu corcspunde: solicitat Lungime (+/- 5 cm): 60, 125, 150, 175 cm , oferit Catheter Length: 48, 100, 150,
175 em.

Lotul 30 Filtru distal pentru protectie embelica

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice i anumc: nu corespunde: solicitat Lungime solicitata OTW/RX: 320/90 cm - oferit lungimea 320 / 190 i
190.
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- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde ceringelor tehnice $i anume: nu corespunde: solicitat Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub furma de plasa, disponibil in 5 variante
de marime: 3. 4, 5, 6, 7mm, oferit Reference Vessel Diameter: 3.5mm—S.5mm

Lotul 33 Spirale (coiluri periferice)

- Oferta operatorului cconomic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm +/- 1 mm, oferit spire de 2-3-4-5-6-7-8-
9-10-12-14-16-18-20 mm. A oferit suplimentar coduri pentru diametrul 18 mm si lungime spire 2-4-6-8-12-40-50. (solicitat lungimi de 5-10-15-20-30
cm +/- 5 cm)

- Oferta operatorului economic DataContrel SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice si anume: oferta alternativa- Nu corespunde, lipsesc diametrele firului primar de 0.0115” , 0.0125” , 0.0135”
, 0.0145”. S-a solicitat diametre 3-25 mm s-a oferit 2-20 mm; s-a solicitat lungimi 6-50cm, s-a oferit 2-50cm.

Lotul 35 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

- Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: NU corespunde: solicitat Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115” , 0.0125”
, 0.0135”, 0.0145”, oferit doar 0.0115”.

Lotul 36 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice §i anume: nu corespunde: solicitat Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115”, 0.0125”, 0.0135”
» 0.0145” solicitat, oferit doar 0.0108”, solicitat Dimensiuni : diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, oferit coduri cu diametru si de 3,5 mm.

Lotul 39 Cateter ghid cu balon

- Oferta operatorului economic Tehnomedica SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice i anume: nu corespunde: SOLICITAT Dimensiuni 0.0165"; 0.021"; 0.027", sa oferit Dimensiuni 0.0165".
Lotul 40 Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depageste cu 30% valoarea estimati a achizitiei, calculati conform prezentei legi.

Lotul 41 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depageste cu 30% valoarea estimat3 a achizifiei, calculati conform prezentei legi.

Lotul 41 Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depigeste cu 30% valoarea estimati a achizitiei, calculatd conform prezentei legi.

Lotul 41 Sistem de livrare p/u ocluder CAP

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
depaseste cu 30% valoarea estimati a achizifiei, calculati conform prezentei legi.
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Lotul 42 Microcateter 0.017"

— Oferta operatorului economic DataContrel SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT Diametru intern 0.0277, 0.021”, 0.017”, oferit Diametru intern
0.0277, 0.021”, 0.0165”.

Lotul 46 Set inflator cu manometru tip B

— Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achiziiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: Nu corespunde s-a solicitat L min. 30 s-a oferti 25 cm.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizifiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: Lipsa codului face imposibild evaluarea. in catalogul atasat se regisesc modelele BID6000, BID6001,
BID6003, BID6002.

Lotul 47 Stent pentru artere coronare

- Oferta operatorului economic Medee Service SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinfelor tehnice si anume: nu CORESPUNDE: solicitat Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm, oferit Lungimi: 9,
14,16,19, 24, 29, 34, 39 mm. Nu a fost demonstrati cerinta: Polimer biodegradabil in perioada optimi de 3-4 luni.

- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume: NU CORESPUNDE: SOLICITAT Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm., OFERIT 8, 13, 16,
19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48 mm.

— Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achiziiile publice,
deoarece nu corespunde cerinelor tehnice §i anume: nu corespunde: nu s-au regésit - RX (rapid exchange).

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile V
Alte limitiri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicafif

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

se admite oferte alternative.
- Prin oferte alternative se subintelege ¢3 operatorii economici pot depune oferte conform Specificatiile tehnice admisibile pentru oferte

alternative. Totodati, in procesul de evaluare in cazul in care vor fi depuse pentru acelasi lot oferte de bazi si alternative se va da prioritate
ofertelor care corespund ceringelor de bazi, indiferent de pozitionarea dupi pref.
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- Pentru ofertele alternative, grupul de lucru isi rezerva dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fir a fi obligat sa
motiveze decizia sa.

Ofertantii pot dcpune separat una sau doui oferte, oferta de baza si oferta alternativi, in plicuri sigilate, marcindu-le in mod corespunzitor.

Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai scazut pret, per lot cu corespunderea tuturor cerintelor.

Pretul cel mai scizut o
Costul cel mai scizut o
Cel mai bun raport calitate-pret 0
Cel mai bun raport calitate-cost o

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate si
denumirea loturilor aferente)

Informatia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

_Motivul reevaluirii ofertelor
Modificarile operate
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in urma examiniri, evaluirii si comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis atribuirea ofertelor, care au corespuns
cerintelor de bazi:
Atribuirea contractului de achizitie publici:

N
r.
L
ot

co
d

Denumire
Lot

Unita
tea de
masu

ra

Cantit
atea

Pret
unitar
(fard
TVA)

Preg
unitar
(cu
TVA)

Suma
(fara
TVA)

Suma (cu
TVA)

modelul/cod produs

producitorul/t
ara de origine

operat
orul
€Cono
mic

03

Catetere
de
diagnostic
femurale
si radiale

buc

1400

282,000
0

304,560
0

394800,0
000

426384,0
000

Radifocus® Optitorque™ / Outlook
Angiographic catheter
RH-4BPINOOM
RH-5BPINOOM
RH-6BPINOOM
RH-5BPIMOOM
RH-5BPIR0OM
RQ-4BPIROOM
RH-4BPJPOOM
RH-5BPJPOOM
RQ-4BPJPOOM
RH-5CR3528M
RH-4CR3500M
RH-5CR3500M
RH-6CR3500M
RQ-4JR3500M
RH-5CR3521M
RH-4CR4000M
RH-5CR4000M

TERUMO
EUROPE
N.V/ Belgia

Data
Contro
1SRL
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RH-6CR4000M
RQ-4JR4000M
RH-6CR4100M
RH-6CR4500M
RH-4CR5000M
RH-5CR5000M
RH-6CR5000M
RQ-4JR5000M
RH-4CL3500M
RH-5CL3500M
RH-6CL3500M
RQ-4JL3500M
RH-4CL4000M
RH-5CLA000M
RH-6CLA4000M
RQ-4JL4000M
RH-5CL400IM
RH-4CL5000M
RH-5CL5000M
RH-6CL5000M
RQ-4JL5000M
RH-AB4410GM
RH-AB4510GM
RH-AB44108M
RH-AB45108M
RH-AB5410GM
RH-AB5510GM
RH-AB54108M
RH-AB55108M
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RQ-AB54108M
RH-AB64108M
RH-ABG65108M
RH-5TIG110M

RH-6TIG110M

RQ-4TIG110M

RH-STIG11 1M

RQ-4TR3510M
RH-5TR4000M
RH-6TR4000M
RQ-4TR4000M
RQ-4TR4010M
RH-5TR4001M
RH-5TR4500M
RH-5TR5000M
RH-6TR5000M
RQ-4TR5000M
RH-BA24110M
RH-BA25110M
RQ-BA24110M
RH-AE44108M
RH-AE55108M
RH-BH14110M
RH-BHI5110M
RH-BHBS110M
RH-4SPO06GM
RH-5SPO06GM
RH-4SPU068M

1
' RH-4MP2520M




RH-5MP2520M
RQ-4MP2500M
RH-4MP3020M
RH-5MP3500M
RH-6MP3500M
RH-4MP3520M
RH-4MP3521M
RH-4MP4020M
RH-5MP4020M
RH-6MP4020M
RQ-4MP4020M
RH- 5SMP4001M
RH-4AL1000M
RH-5AL1000M
RH-6AL1000M
RQ-4AL1000M
RH-4AL2000M
RH-5AL2000M
RH-6AL2000M
RQ-4AL2000M
RH-4AL3000M
RH-5AL3000M
RH-6AL3000M
RQ-4AL3000M
RH-4AR1000M
RH-5AR1000M
RH-6AR1000M
RQ-4AR1000M
RH-4AR2000M
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RH-5AR2000M
RH-6AR2000M
RQ-4AR2000M
RH-5AR3000M
RH-5ARJPOOM
RQ-4ARJPOOM
RH-5SARRC0O0OM
RH-BB14110M
RH-BB15110M

03

Teacd
ghid scurt

buc

100

2280,00
00

2462,00
00

228000,0
000

246240,0
000

Destination® Guiding Sheath
GS*F5ST1C45
GS*F5HS1C45
GS*FSMP1C45
GS*F5RDCC45
GS*F5LIMC45
RSRO1RSR02
RSR03 RSR13
RSR14 RSR04
RSRO05 RSR06
RSR15 RSR16

| 54-84501

TERUMO
CORPORATI
ON/ Japonia

Data
Contro
1SRL
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'6 | 6- | Microcate | buc | 20 5814,00 ' 6279,12 | 116280,0 ' 125582,4 | Rebar 105-5078-153, 105-5078- Medtronic/SU | Oxivit
03 | tere 00 | 00 000 000 153C,105-5081-153,105-5082-130 | A Med
_ SRL
11 | 11| Ghid buc | 40 1300,00 A 1404,00 | 52000,00 | 56160,00 | BMW Abbott/SUA | Premiu
I [- | pentru 00 00 00 00 1009664 m
03 | angioplast 1009664J) Medic
ie tip 1009665 al SRL
floppy 10096651
1 |12 | Ghid cu buc | 20 1300,00 ; 1404,00 | 26000,00 | 28080,00 | Pilot Abbott/SUA | Premiu
2 |- | varf moale 00 00 00 00 1010480-H m
03 | acoperit 1010484-HJ Medic
cu polimer 1010483-H al SRL
1010483-HJ
1010481-H
1010481-HJ
1010484-H
1010484-HJ
1010482-H
1010482-HJ
1010485-H
1010485-HJ
1 | 14 | Balon buc | 60 4065,00 | 4390,20 | 243900,0 | 263412,0 | Senri RX Kaneka Data
4 | - | semicomp 00 00 000 000 Baloon dilatation catheter Corporation./J | Contro
03 | liant BD-82040L aponia I SRL
pentru BD-S2060L
angioplast BD-S3040L
ie BD-S4040L
periferica BD-S5040L
BD-S6040L
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BD-S7040L
BD-S8040L
BD-S2080L
BD-S3060L
BD-54060L
BD-S5060L
BD-S6060L
BD-S7060L
BD-S8060L
BD-S20100L
BD-S3080L
BD-S4080L
BD-S5080L
BD-S6080L
BD-57080L
BD-S20120L
BD-S30100L
BD-540100L
BD-S50100L
BD-S60100LH
BD-520150L
BD-S30120L
BD-S40120L
BD-$50120L
BD-S60120LH
BD-S30150L
BD-S40150L
BD-550150L

BD-S60150LH
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B |

Balon
noncompli
ant
angioplast
ie
perifericd
BTK

buc

30

4960,00
00

|

5356,80
00

148800,0
000

160704,0
000

Tercross OTW
Balloon dilatation catheter

BD-T1520P4E
BD-T2040P4E
BD-T2540P4E
BD-T3040P4E
BD-T3540P4E
BD-T4040P4E
BD-T2080P4E
BD-T2580P4E
BD-T3080P4E
BD-T3580P4E
BD-T4080P4E
BD-T20120P4E
BD-T25120P4E
BD-T30120P4E
BD-T35120P4E
BD-T40120P4E
BD-T20150P4E
BD-T25150P4E
BD-T30150P4E
BD-T35150P4E
BD-T40150P4E
BD-T20200P4E
BD-T25200P4E
BD-T30200P4E
BD-T35200P4E
BD-T40200P4E

TERUMO
EUROPE
N.V./Belgia

Data
Contro
1l SRL

87




BD-T1220Q4E
BD-T1520Q4E
BD-T2040Q4E
BD-T2540Q4E
BD-T3040Q4E
BD-T3540Q4E
BD-T4040Q4E
BD-T2080Q4E
BD-T2580Q4E
BD-T3080Q4E
BD-T3580Q4E
BD-T4080Q4E
BD-T20120Q4E
BD-T25120Q4E
BD-T30120Q4E
BD-T35120Q4E
BD-T40120Q4E
BD-T20150Q4E
BD-T25150Q4E
BD-T30150Q4E
BD-T35150Q4E
BD-T40150Q4E
BD-T20200Q4E
BD-T25200Q4E
BD-T30200Q4E
BD-T35200Q4E
BD-T40200Q4E
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2 [24] Stent buc 30  [9013,20 | 9734,26 | 270396,0 | 292027,8 | Evervlex Entrust EVX35-xxooomx | Medtronic/SU | Oxivit |
4 | - ! periferic 00 00 000 000 A Med
03 _ autoexpan SRL
dabil cu
profil de 5
Fr
2 | 25| Stent buc 140 8169,60 | 8823,17 | 1143744, | 1235243, | Everflex PRP35XXXXXXXX Medtronic/SU | Oxivit
5 |- | periferic 00 00 (0000 8000 A Med
03 | cu SRL
flexibilitat
€ crescuti
3 | 34 | Spirale buc |20 7478,40 | 8076,67 | 149568,0 | 161533,4 | AXIUM Axium™ Prime Frame 3D | Medtronic/SU | Oxivit
4 |- | platinacu 00 00 000 000 FC-x-x-3D. A Med
03 | detasare SRL
mecanica
pentru
embolizar
ea
endovascu
lara a
anevrisme
lor (Coils)
4 | 42 | Microcate | buc 3 13809,2 | 14913,9 | 41427,60 | 44741,82 | Phenom FG11150-0615- Medtronic/SU | Oxivit
2 |- |ter0.017" 000 400 00 00 2S,FG11150-0615-2J,FG11150- A Med
03 0615-2X,FG11150-0615- SRL
2R, FG13150-0615-S2,FG15150-
0615-18
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4 | 43 | Ghid buc 3 5544,00 | 5987,52 | 16632,00 | 17962,56 | Syncro 2, Medtronic/SU | Oxivit
3 |- [0.010” 00 00 00 00 M00326010,M00326110,M003264 | A Med
03 10,M00326420, SRL
4 |46 | Set buc | 200 574,750 | 620,730 | 114950,0 | 124146,0 | AC3205P EVEREST Medtronic/SU | Oxivit
6 |- | inflator cu 0 0 000 000 A Med
03 | manometr SRL
u tipB

e

Se anuleazi loturile in temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice avind in vedere ci au fost depuse numai oferte neadecvate,
macceptabile sau neconforme, si anume nu au fost elaborate i prezentate in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire:
Lotul 1 Set introductor pentru punctie arteriala femurala

Lotul 2 Set introductor pentru punctie arteriala radiala

Lotul § Teaci ghid lung

Lotul 7 Arc ghid de diagnostic standard

Lotul 8 Arc ghid de diagnostic lung

Lotul 9 Arc ghid de diagnostic stiff

Lotul 10 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice

Lotul 13 Balon pentru pre si postdilatare periferica

Lotul 16 Cateter periferic cu balon

Lotul 17 Cateter periferic cu balon utilizat in CTO

Lotul 18 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala
Lotul 19 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinsese

Lotul 20 Balon pentru artere renale

Lotul 21 Balon pentru arterele carotide

Lotul 22 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica

Lotul 23 Stent expandabil pe balon

Lotul 26 Stent autoexpandabil pentru arterele iliace

Lotul 27 Stent pentru artere carotide

Lotul 28 Stent pentru artere renale

Lotul 29 Dispozitiv recuperare corp strain

Lotul 30 Filtru distal pentru protectie embolica

Lotul 33 Spirale (coiluri periferice)

Lotul 35 Spirale platina co detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

Lotul 36 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a ancvrismelor (Coils)
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Lotul 39 Cateter ghid cu balon
Lotul 47 Stent pentru artere coronare

Se anuleazi loturile in temeiul art. 71 (1) Jit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice. oferta depageste cu 30% valoarea estimati a achizitiei, calculati
conform prezentei legi.
Lotul 40 Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
Lotul 41 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)
Lotul 41 Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP
Lotul 41 Sistem de livrare p/u ocluder CAP

Se anuleazi lotul in temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, avand in vedere ci nu a fost depusa nici o oferts :

Lotul 31 Cateter hidrofilic
Lotul 32 Robinete
Lotul 37 Seringi
Lotul 38 Sistema de perfuzie cu presiune inalta
Lotul 44 Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz
Lotul 45 Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz

In acelagi timp, mentionZm i pentru loturile anulate, CAPCS va initia fn regim de urgenta o noud proceduri de achizitie publica.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Participantii din cadrul procedurii de achizitie | Rg02-1416 din 17.05.2022 e-mail
in cauzi

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii se realizeazéi in conformitate
cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice)

Termenul de agteptare pentru incheierea contractelui:

In cazul in care valoarea estimat? a contractului este mai mic3 dect 1 6 zile in cazul transmitetii comunicirii prin mijloace electronice

pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 julie 2015 sifsau fax o

privind achizitiile publice (0 11 zile in cazul netransmiterii comunic#rii prin mijloace electronice
si/sau fax o

In cazul in care valoarea estimati a contractului este egald sau mai mare | [J 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace electronice

decét pragurile previizute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie si/sau fax o

2015 privind achizitiile publice [ 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin mijloace electronice
si/sau fax o
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(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor previzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind uchizifiile publice, inclusiv a
termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).
Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
Intreprinderea: Valoarea contractului
Cu capital Numarul
) . autohton/ : data Termen de
Denumirea operatorului | Cy capital tractulal inresistrat de | €% CPV valabilitate al
economic mixt/asociere/ | 0T L Pl BEIATEe fira TVA inclusiv TVA contractului
Cu capital
striin
DATA CONTROL Cu capital | NFPO3/03 | ¢ 06 5099 | 33100000-1 | 1015500,00 1096740,00 31.12.2022
SRL autohton
OXIVIT MED SRL m.... hm._“.h“_ NFPO3/02 | 03 06.2022 | 33100000-1 1852997,60 2001237,78 31.12.2022
PREMIUM Cu capital NFP03/01
MEDICAL SRL ~utohton 03.06.2022 | 33100000-1 78000,00 84240,00 31.12.2022

Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datdi se completeazd doar in cazul in care la procedura de achizifie publicd au fost

aplicate criterii de durabilitate §i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii

verzi)? (DANU)
Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de (indic g )

durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care aun fost aplicate criterii

de durabilitate:







Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Pretul cel mai scdzut O
aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scdzut O
Cel mai bun raport calitate-pref O

Cel mai bun raport calitate-cost 0

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru declard cd termenud de asteptare pentru incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptind
cazurile previzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 infie 2015 privind achizifiile publice ), precum i cimcazul depunerii contestatiilor si/sau receptiondrii
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizifii confirmi corectitudinea desfasurdrii de achizifie, fapt pentru care poarti raspundere
conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii Gheorghe Goreeag

93

itheaee Cordy bbetn  Nles G 2o



