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Grupul de lucru privind achizitionarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale si
transport medical al Centrului pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanitate (in continuare
CAPCS), urmare a desfdsurdrii procedurii de achizitie publicd nr. ocds-b3wdpl-MD-
1637668384540 din 04.02.2022 oprivind achizitia Achizifionarea consumabilelor pentru
chirurgia endovasculard si intervenfionald conform n ecesitdtilor IMSP Institutul de Medicind
Urgentd pentru anul 2022, Vi comunicd decizia din 09.06.2022 cu privire la reevaluarea
ofertelor, ca urmare a deciziei Nr. 03D-275-22 din 04.06.2022 pentru loturile 1,2,6,7,8,9,10 si
48 emisd de Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestatiilor, cu invocarea motivelor de
respingere suplimentare, dupd cum urmeazi:

Lot 1 Set introductor pentru punctie arteriala femurala
— Oferta operatorului economic Data Control FCPC se respinge in conformitate cu art. 69 alin
(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor
tehnice i anume: - Teacd cu lungimea de 5,7 i 25 nu se regéseste in codurile prpuse;
- Nu se regaseste nici un produs cu mini ghid de 0,018" si 0,021". Din toati lista cu produse au
fost propuse doar 3 produse cu mini ghid de 0,025", restul minighidul este de 0,035 sau 0,038".
- nu au fost oferit nici un produs teaca de D 5,6,7,8,9,10,11, cu lungimea de 5,7,10, sau 25 cm
si mini ghid de 0,018", 0,021" si 0,025". Codul RS*B40K10MRD nu se regaseste in catalogul
atasat la oferta cét si pe site-ul producétorului.
Lotul 2 Set introductor pentru punctie arteriala radiala
- Oferta operatorului economic Data Control FCPC se respinge in conformitate cu art. 69 alin
(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cu cerintele din
documentatia de atribuire, si anume: RS+R40K10MQ, RS+R50N10MQ, RS+R60N10MQ,
RS+R70N10MQ, RS+R80ON10MQ, RS+ROON10MQ codurile sus mentionate sunt pentru alte
mdrimi (0,035 ) decat cele solicitate in caietul de sarcini (0.018", 0.021", 0.025").
Lotul 6 Teaca ghid scurt
- Oferta operatorului economic Data Control FCPC se respinge in conformitate cu art. 69 alin
(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor
tehnice si anume: Pentru Diametru 8Fr s-a solicitat Lungimea acoperirii hidrofilice pentru teaca
de 45 cm: 5 cm, s-a oferit Lungimea acoperirii hidrofilice pentru teacd 65 cm: 35 cm, 90 cm:
60 cm; -



Lotul 8 Microcatetere
- Oferta operatorului economic Data Control FCPC se respinge in conformitate cu art. 71 alin
(1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece depiseste cu 30% valoarea
estimat a achizitiei, calculati conform prezentei legi.

Lotul 9 Arc ghid de diagnostic stiff
- Oferta operatorului economic Data Control FCPC se respinge in conformitate cu art. 69 alin
(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor
tehnice §i anume: s-a solicitat curbura in J de 1.5 mm , s-a oferit cod pentru curbura in J de 2
mm (RF*HN35183M), S-a solicitat Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 c¢m, s-a oferit si
cod (RF-PS38083M, RF-PS35083M, RF-PA35083M) cu dimensiunea de 80cm. Codurile RF-
PS25263M, RF-PS35153M, RF+PA35153M, RF+PA35183M RF*PA35188M nu se regiisesc
in catalogul atasat la oferta si nici pe site-ul producatorului. '

Lotul 10 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice
- Oferta operatorului economic Data Control FCPC se respinge in conformitate cu art. 69 alin
(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor
tehnice §i anume: Pentru codurile RA*FA14301CM, RA*FS14301CM, RA*FA18301CM,
RA*FS18301CM nu corespunde lungimea tijei proximale s-a solicitat tiji proximali: 155 cm
sau 235 cm, s-a oferit 275 cm.

Lotul 48 Spirale (coiluri periferice)
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6)
lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice
si anume: nu corespunde: s-a solicitat Sistemul cu impingere spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm,
s-a oferit coduri si pentru 5 mm, dimensiune care nu a fost solicitatd (45-280504, 45-280506,
45-280510, 45-280514); S-a solicitat Sistemul cu impingere lungimi de 2-4-6-10-14 cm s-a
oferit i cod pentru 20 cm lungime care nu a fost solicitati (45-280620, 45-280820, 45-281020,
45-250820,45-251020, 45-251520, 45-251620 ). Sistemul cu detasare spire de 3-4-6-8-10-
12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm, s-a oferit coduri pentru 2 mm si lungime de
2c¢m, 4 cm, dimensiuni care nu au fost solicitate (45-480202, 45-480204, 45-480302).

Astfel, decizia de evaluare a ofertelor nr.1 din 14.04.2022 privind anularea loturilor

mentionate raméane neschimbati.

Cu respect,

Presedintele grupului delucru Gheorghe GORCEAG

" Ex: LAivinte/tel, 022 222 364



