DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice V
de incheiere a acordului-cadru i
de anulare a procedurii de atribuire i
Nr._ 1 din 10.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractanta:

model-tip

Denumirea autorititii contractante

Ooz:E.Uo::: Achizitii Publice Centralizate in Sanatate

mun. Chisindu bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005

| Localitate ) ]
IDNO ) 1016601000212 B
Adresa mun. Chisindu bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Numar de telefon 022-222-445
Numar de fax -
E-mail oficial office@capcs.md

Adresa de internet

www.capcs.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)

‘Arvinte Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

oCererea ofertelor de preturi -Eo:mno deschisa oAltele: /Indicati]

Procedura de achizitie repetata (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de achizitie/ acordului-cadru

w:::&- Servicii o Lucrari o

Obiectul achizitiei

Dispozitivelor medicale, conform necesitétilor beneficiarilor potrivit listei de distributie,

pentru anul 2022 (lista suplimentara 1)

Cod CPV

33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii
de atribuire (in cazul aplicarii altor proceduri decdt licitatia
deschisad)

Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice




s

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului | ocds-b3wdpl-MD-1645544349372 (21052264)

guvernamental www.mtender. gov.md) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-16455443493722tab=contract-notice
Data publicarii:22.02.2022 )

Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii publice a Da o Nu

autoritatii contractante https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT 22321102607470.pdf

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz)

Tehnici si instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie oLicitatie electronicd tCatalog electronic

(dupa caz) o

Sursa de finantare -wcmoﬂ de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; oSurse externe; oAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 5014 000 lei

Clarificari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Data:
23 febr 2022, 09:23
Subiectul intrebarii:

lotul 8
Intrebare:

Buna ziua, sunt dispozitive exact caracteristicile Dvs, insa sunt certificate de catre Agentia nationala de Sanatate publica prin avizare. Aceste dispozitive efectucaza
intocmai cerintele IMSP. Asa dispozitive au fost livrate la IMSP Institutul Mamei si Copilului, Crepor etc. Solicitam respectuos pentru producatorii autohtoni sa fie
adaugat si certificatul de la ANSP, pentru a participa la licitatie. Ms

Raspuns (11 mart 2022, 10:07):

Producitorii autohtoni au posibilitatea de inregistrare a produsului in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale. lar la dosar sa prezinte certificat/extras de inregistrare in Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agentia Medicamentului si Dispozitivelor

Medicale - copie.
Data:

23 febr 2022. 10:49
Subiectul intrebarii:

Lista de sitributie

(B9



intrebare:

Buna ziua, publicati va rog si lista de distributie

Raspuns (23 febr 2022, 11:07):

Buna ziua, verificati va rog, formularul specificatiei de pret (documentul atagat in format pdf.) sun indicate IMSP-urile beneficiare pentru fiecare lot imparte.
Data:

23 febr 2022, 11:02

Subiectul intrebarii:

Oferta de pret
Intrebare:

In anunt de participare solicitati obligtoriu oferta de pret, va rugam sa incarcati formular pentru oferta de pret.

Raspuns (23 febr 2022, 11:09):

Buna ziua, verificati documentul atasat- formulare in format Excel, este formularul specificatiei tehnice si formularul specificatiei de pret.
Data:

23 febr 2022, 11:03
Subiectul intrebirii:

Lotul 10
Intrebare:

Cerinta - &quot;implicarea simultana a min 4 instrumente bipolare cu configurare independenta&quot; este specifica unui anume producator. Solicitam modificarea
acestei cerinte, solicitand &quot;implicarea simultana a min 2 instrumente bipolare cu configurare independenta&quot;. Acest lucru va permite participarea agentilor
economici si cu alti prducatori. Solicitarea - &quot; Virfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm&quot; - 50 buc si
&quot;Virfuri de unica folosinta tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cmé&quot; - 30 buc - la fel este o cerinta specifica aceluiasi
producator. Solicitam sa fie acceptate inclusiv virfurile si reutilizabile (si respectiv, modificarea cantitatii acestora). Aceasta schimbare va permite participarea si altor
producator si ar permite utilizarea mult mai eficienta a banilor publici.

Raspuns (11 mart 2022, 10:08):

Parametrul ,,Implicarea simultand a min. 4 instrumente bipolare cu configurare independent” dispune un sir de producitori asa ca: Erbe, Bowa, KLS Martin, etc.
Solicitarea de modificare a cerintei ,,Virfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm&amp;quot; - 50 buc si

&amp;quot; Virfuri de unica folosinta tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm&amp;quot; - 30 buc” nu poate fi acceptata. Practic toti
producatorii trec la consumabile de unica folosinta (varfuri in cazul dat). in procesul de autoclavare nu dispare complet riscul de infectare. Este foarte important de
mentionat ca in urma procesului de autoclavare scade performanta piesei si scade capacitatea de decontaminare a infectiei dupa urmitorul pacient.

Data:

23 febr 2022, 11:06




Subiectul intrebarii:

Garantia pentru echipament
Intrebare:

Solicitati in anunt 24/36 luni de garantie, va rugam sa specificati concret ce garantie solicitati, din cauz ca 99% de producatori ofera garantia de 12 luni, si garantia
suplimentara este contra cost pentru fiecare an, ce creste oferta finala.

Raspuns (23 febr 2022, 11:19):

Pentru fiecare lot in parte este mentionati perioada de garantie a utilajelor medicale. Totodata, in anuntul de participare la pct. 16 subpct. 13 este mentionat ,,perioada

de garantei pentru echipament nu mai mic de 24/36 luni din data instalarii/livrarii, conform specificatie tehnice pentru fiecare lot”
Data:

23 febr 2022, 11:07
Subiectul intrebarii:

WoE_ 10
Intrebare:

Solicitarea - Virfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm - 50 buc - la fel este o cerinta specifica aceluiasi producator.
Solicitam sa fie acceptate inclusiv virfurile si reutilizabile (si respectiv, modificarea cantitatii acestora). Aceasta schimbare va permite participarea si altor producator
si ar permite utilizarea mult mai eficienta a banilor publici.

Raspuns (11 mart 2022, 10:08):

Practic toti producatorii trec la consumabile de unica folosintd (varfuri in cazul dat). In procesul de autoclavare nu dispare complet riscul de infectare. Este foarte

important de mentionat cd in urma procesului de autoclavare scade performanta piesei si scade capacitatea de decontaminare a infectiei dupa urmatorul* pacient.
Data:

23 febr 2022, 11:17
Subiectul intrebirii:

Oferta de pret
Intrebare:

&quot;Buni ziua, verificati documentul atasat- formulare in format Excel. este formularul specificatiei tehnice si formularul specificatiei de pret.&quot: - D-ra
solicitati in Anunt adaugator in afara de anexa de pret oferta. va rog sa excludeti nota nr 20 din anunt sau sa adugati formular de oferta. Sau reformulati textul din nota
20.

Raspuns (23 febr 2022, 17:25):

Nota din pct. 16 subpct. 20 din anuntul de participare face referire la faptul cé in sistemul electronic urmeaza a fi depusa oferta pentru fiecare lot indicat in formularul

specificatiilor de pret.
Data:



23 febr 2022, 11:50

Subiectul intrebarii:

Lot nr. 11 Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii

Intrebare:

Se cere: Sistem motorizat cu display color, ecran tactil. doua iesiri (conexiuni) la motor, cu pompa de irigare integrata si modul USB integrat. Doua iesiri (conexiuni)
la motor nu sunt atit de vitale pentru buna functionare a dispozitivului. Este o tehnologie invechita deja. Cerem sa fie acceptat - manevrare usoara cu cuplare cu un
singur clic pentru toate atasamentele; fapt ce va oferi mai multa flexibilitate intraoperatorie st va permite participarea mai multor agenti economici

Raspuns (11 mart 2022, 10:09):

Va fi exclus parametrul ,,doud iesiri (conexiuni) la motor”.

Data:

23 febr 2022, 11:52

Subiectul intrebirii:

Lot 11
Intrebare:

_m.,m cere: Selectia programelor automata si recunoasterea motorului automata - solicitam sa fie aceptata si selectatarea programelor de la ecranul tactil sau cu
comutatorul pe distantd (semnal acustic) - aceasta posibilitate tehnica este una inovatoare si performanta

Raspuns (11 mart 2022, 10:10):

Selectia programelor automata si recunoasterea motorului automata este un parametru esential si nu poate fi exclus, dar confirmam ca daca operatorul va detine ca
optiune suplimentara la cea de baza si ,,selectarea programelor de la ecranul tactil sau cu comutatorul pe distantd (semnal acustic)” va fi un beneficiu si oferta va fi
acceptata.

Lot nr. 1 Incubator pentru nou-nascuti

Data:

23 febr 2022, 17:21
Subiectul intrebarii:

Specificatia tehnica
Intrebare:

Bunai ziua, Intervin cu rugamintea pentru a face careva ajustiri in specificatia tehnica pentru a permite o concurenta mai loiala. Respectiv cu privire la lotul nr. 1
Incubator pentru nou néscuti din sintagma Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrala cu fixarea canopiei da, rog de a exclude cuvintele cu fixarea
canopiei, din motiv ca sunt producétori care au prevazut constructiv o manipulare mai usoara a canopiei incubatorului fara a fi nevoie de a fixa canopia sau de a avea
nevoie de o persoana de ajutor. Rog de a majora limita de zgomot fara alarma din interiorul canopiei de la 45 la 47 dB, ajustarea acestui parametru fiind
nesemnificativa, dar totodata permi.




Rispuns (11 mart 2022, 10:30):
Se acceptd modificarea parametrului ,,Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrala cu fixarea canopiei da” in ,,Posibilitate de deschidere a canopiei prin
ridicare integrald pentru lucrari de curdtire si dezinfectare” si parametrul ,,Zgomot de lucru in interiorul canopiei fara alarme Maximum 45 dB” in ,,Zgomot de lucru in

interiorul canopiei fara alarme Maximum 47 dB”
Data:

24 febr 2022, 10:07
Subiectul intrebarii:

Lista de distributie
Intrebare:

Vi rog s atasati lista de distributie a dispozitivelor medicale!
Raspuns (11 mart 2022, 10:12):

Verificati va rog formularul specificatiilor de pret (format excel) sunt indicati toti beneficiarii.
Data:

25 febr 2022, 14:34
Subiectul intrebarii:

Dovada inregistrarii in lista producatorilor de echipamente electronice si electrice
Intrebare:

Solicitam modificarea pct. 16, subpct.17 din anuntul de participare - prezentarea obligatorie a dovezii de inregistrare in lista producatorilor de EEE - sa fie prezentata in
cazul in care este aplicabil, in functie de tipul utilajului medical. Nu toate dispozitivele medicale solicitate in cadrul prezentei licitatii se regasesc in Anexa 1B din HG
nr. 212/2018 pentru aprobarca Regulamentului privind deseurile de echipamente electrice si electronice, respectiv. obligativitatea inregistrarii in lista producatorilor nu
se aplica pentru toti potentialii participanti.

Raspuns (11 mart 2022, 10:21):

cerinta respectiva va fi modificata dupd cum urmeaza: Pentru Echipamente Electronice si Electrice se va prezenta Dovada inregistrarii in lista producatorilor.

Data:

I mart 2022. 16:16
Subiectul intrebarii:

Lot 11. Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii .
Intrebare:

Daca facem referinta la recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind Decontaminarea si reprocesarea dispozitivelor medicale pentru unitatile sanitare
(Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities), si anume la Politica de decontaminare locala a echipamentelor reutilizabile

conform clasificarii Spaulding. Burghiurile fac parte din categoria de risc — “High critical risk™, deoarece acestea intra intr-o cavitate sterila corpului (zona spinala.



craniala). in cazul dispozitivului solicitat. Asadar, OMS recomanda insistent ca astfel de dispozitive/ accesorii de risc inalt si care sunt foarte greu de curatat. sa fie
deremnate ca materiale de unica folosinta si sa nu fic reprocesate si reutilizate. Utilizarea unica este optiunea preferald pentru accesorii invasive. atat in interesul
sigarante1 personalului cit si a pactentilor. Ca urmare a celor expuse mai sus (referinta la recomandarile OMS), solicitam sa fie fie acceptate burghiurile de unica
folosinta, pentru a asigura securitatea pacientului si pentru a urma recomandarile OMS, conform standardelor internationale

Raspuns (11 mart 2022, 10:14):

Daca facem referinta la recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind Decontaminarea si reprocesarea dispozitivelor medicale pentru unitatile sanitare
(Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities), si anume la Politica de decontaminare locald a echipamentelor reutilizabile
conform clasificérii Spaulding, Burghiurile fac parte din categoria de risc — “High critical risk” pe 1anga instrumentele chirurgicale, implanturile, protezele,
endoscoapele rigide, seringile, acele. (Table 2. Policy for the local decontamination of reusable equipment according to the Spaulding classification, pag. 22) Asadar,
OMS RECOMANDA DAR NU OBLIGA ca astfel de dispozitive/ accesorii de risc inalt sa fie decontaminate prin sterilizare cu dispozitivele corespunzitoare. Astfel
de dispozitive sunt prezente in cadrul IMSP SCR ,, Timofei Mosneaga™ si in decursul a 7 ani de activitate si 3500 de interventii chirurgicale nu au fost raportate
contamindri ale pacientilor sau incidente in timpul prelucrarii si sterilizarii burghiurilor existente in institutie. Utilizarea doar a burghiurilor de unica folosinta implica

cheltuieli mai mari in perspectiva.
Data:

3 mart 2022, 08:36
Subiectul intrebarii:

Lot 10
Intrebare:

Conform caietului de sarcini este solicitatat cerinta ,,Implicarea simultani a min 4 instrumente bipolare cu configurare independentd” , tinand cont de faptul ca
configurarea data este specifica unui singur producator, solicitam respectuos modificarea cerintei cu efectuarea modificarilor de rigoare in caietul de sarcini, si anume
&quot;Implicarea simultana a min 2 instrumente bipolare cu configurare independenta™. Acest lucru va permite participarea mai multor operatori economici si
eficientizarea resurselor financiare.

Raspuns (11 mart 2022, 10:14):

Parametrul ,,Implicarea simultand a min. 4 instrumente bipolare cu configurare independent” dispune un sir de producétori asa ca: Erbe, Bowa, KLS Martin, etc.
Data:

11 mart 2022, 11:56
Subiectul intrebarii:

Lot 11. Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii
Intrebare:

Raspuns Dvs (11 mart 2022, 10:14) pentru lot 11: Daca facem referinta la recomandarile Organizatiei Mondiale a S&natitii privind Decontaminarea si reprocesarea

dispozitivelor medicale pentru unitatile sanitare (Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities), si anume la Politica de




decontaminare locala a echipamentelor reutilizabile conform clasificarii Spaulding, Burghiurile fac parte din categoria de risc — “High critical risk™ pe langa
mstrumentele chirurgicale, implanturile, protezele, endoscoapele rigide, seringile, acele. (Table 2. Policy for the local decontamination of reusable equipment
according to the Spaulding classification, pag. 22) Asadar, OMS RECOMANDA DAR NU OBLIGA ca astfel de dispozitive/ accesorii de risc inalt sa fie
decontaminate prin sterilizare cu dispozitivele corespunzatoare. Astfel de dispozitive sunt prezente in cadrul IMSP SCR ,, Timofei Mosneaga™ si in decursul a 7 ani de
activitate si 3500 de interventii chirurgicale nu au fost raportate contamindri ale pacientilor sau incidente in timpul prelucrarii si sterilizarii burghiurilor existente in
institutie. Utilizarea doar a burghiurilor de unica folosinta implica cheltuieli mai mari in perspectiva. Ce tine de solicitarea privind lotul 10, s-a dat urmatorul raspuns: -
Solicitarea de modificare a cerintei ,,Virfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm&amp:amp:quot; - 50 buc si
&amp;amp;quot; Virfuri de unica folosinta tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm&amp;amp;quot; - 30 buc™ nu poate fi acceptata.
Practic toti producatorii trec la consumabile de unica folosinta (varfuri in cazul dat). In procesul de autoclavare nu dispare complet riscul de infectare. Este foarte
important de mentionat ca in urma procesului de autoclavare scade performanta piesei si scade capacitatea de decontaminare a infectiei dupa urmatorul pacient. Se
contrazic cele doua raspunsuri, cu toate ca ambele utilaje (cat din Lot 10 atat si Lot 11) au o importanta majora pentru utilizare in interventii chiururgicale. Prin
urmare, solicitam repetat sa fie acceptate burgiurile de unica folosinta. deoarece in urma procesului de autoclavare scade performanta burgiului si scade capacitatea de
decontaminare a infectiei dupa urmatorul pacient.

Rispuns (11 mart 2022, 16:04):

Prin prezenta, va informam ca toate mentiunile de la OMS sunt doar ca recomandare si nu obligatorii. Respectiv fiecare beneficiar este in drept sa isi planifice

dispozitivele in asa mod in cit acestea sa fie cu o performanta maxima pentru ¢i din punct de vedere si tehnice si financiar.
Data:

11 mart 2022. 18:06
Subiectul intrebarii:

Lot 4 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua
Intrebare:

Pentru acest lot, avem urmatoarele intrebari: 1. Parametrul Video digital, are specificatia LTM. Aceasta speciticatie se atribuie la termenul Long Term Monitoring, sau
Leica Thread-Mount ? Specificati va rog. 2. La parametrul PC este indicat PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licentiat,
Tip de stocare HDD. in cazul in care PC oferit de noi este va avea caracteristici tehnice mai performante(ceea ce va rezulta intr-o functionare mai buna a sistemului
EEG), va fi acceptat? Sau este obligatoriu de livrat un PC strict cu caracteristicile indicate de Dvs.

Raspuns (13 mart 2022, 10:58):

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita parametrul . Aplicatii / LTM (Long Term Monitoring) - da™. Decti, la parametrul LTM solicitat este prezent in
paranteza si descifrarea desfasurata. In privinta parametrelor PC, toate ofertele care vor fi conforme cerintelor solicitate sau mai performante decat solicitate vor fi
acceptate si bine venite.

Data:

11 mart 2022, 18:22



Subiectul intrebarii:
Lot I Incubator pentru nou-nascuti
[ntrebare:

I. Nu este o eroare modaliatea de indica parametrii in modul urmator ,, Temperatura Copil&apos:&apos; <34 - >37°C ? Cum pot interpreta acesta date? Daca e mai

mic sau egal de 34 si mai mare sau egal de 37. domeniul 34-37 este exclus. Asta inseamna ca ca temperatura trebuie sa fie setata de de la 0 pina la 34 si mmai mare de

37. Nu este o eroare? Exact acelasi lucru pentru urmatorii parametri .. Aer&apos:&apos; <25 - >37°C . Intervalul de masurare a umiditatii <15 - 299%. <40 - >90%.

Raspuns (13 mart 2022, 10:59):

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita un diapazon ,,34 - 37°C™. Pentru a da posibilitatea de participare a diferitor produse si a nu limita concurenta acest

diapazon a fost modificat in ,.<34 - >37°C”. Deci, diapazonul 34 - 37°C raméan o cerinta obligatorie si se accepta dispozitivele care vor fi ma performante avin de

exemplu parametrul dat in diapazon de 32 - 39°C. Cu aceeasi logicd a fost modificat cerintele si pentru celelalte diapazoane.

Modificiri operate in documentatia de atribuire: (Se va completa in cazul in care au fost operate modificiri)

Rezumatul modificarilor

Modificarea parametrilor tehnici pentru lotul nr. 1 Incubator pentru nou-nascuti
din ,,Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrala cu fixarea
canopiei da” in ,,Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrald pentru
lucrari de curétire si dezinfectare” si parametrul din ,,Zgomot de lucru in
interiorul canopiei fara alarme Maximum 45 dB” in ,,Zgomot de lucru in interiorul
canopiei fara alarme Maximum 47 dB”, astfel in cat sa fie asigurata participarea
pe scard largd a operatorilor economici, mai mult decit atdt modificérile efectuate

nu schimba performanta utilajului medical.

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd caz)

Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat in SI4A RSAP
(Mtender)

Termen-limiti de depunere si deschidere a ofertelor prelungit
(dupd caz)

[Indicati numdrul de zile]

Pina la termenul-limita (data 03.04.2022, ora 13:55), au depus oferta 3 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii
1. DataControl SRL 10036000007935 Alexandru Grabazei
2. GBG-MLD 1003600117582 Tudor Ceaicovschi B




3.

‘ Tehnomedica

| 1002600053256

Tatiana Roibu

Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de citre operatorii economici:

Denumirea
documentului/cerintelor

Cerinte suplimentare

GBG-MLD
SRL

DataControl SRL

Cererea de participare

original - confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de
catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului
de Stat al persoanclor juridice sau de céatre persoana
imputernicitd atdt si in cazul delegarii sau imputernicirii
persoanei, la oferta se anexeaza actul/documentul de
imputernicire; Conform anexei nr. 7 din Documentatia

Standard aprobatd prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.
115din 15.09.2021.

Specificatia tehnica

- original confirmat prin aplicarea semnaturii clectronice de
catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana
imputernicitd atdt si in cazul delegarii sau imputernicirii
persoanei, la ofertd se anexeaza actul/documentul de
imputernicire; Conform anexei nr. 22 din Documentatia

Standard aprobatd prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.
115 din 15.09.2021

Tehnomedica

Specificatia de pret

- original confirmat prin aplicarea semnéturii electronice de
catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor juridice sau de céatre persoana
imputernicitd atdt si in cazul delegarii sau imputernicirii
persoanei, la oferta se anexeaza actul/documentul de
imputernicire; Conform anexei nr. 23 din Documentatia

Standard aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.
115din 15.09.2021
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DUAE

original — confirmat prin aplicarea semnéturii electronice de
catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana
imputernicitd atdt si in cazul delegarii sau imputernicirii
persoanei, la ofertd se anexeazd actul/documentul de
imputernicire; .Notd: prezentarea oricdrui alt formular de
DUAE decit cel atasat la procedurd constituie temei de
descalificare a operatorilor economici.

Garanfia pentru oferta

Declaratie privind
valabilitatea ofertei (120
de zile)

2. 00% din valoarea ofertei fara TVA

- original - confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de
catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor juridice sau de cidtre persoana
imputernicita atat si in cazul delegarii sau Imputernicirii
persoanei, la ofertd se anexeazd actul/documentul de
imputernicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentatia
Standard aprobatd prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.
115din 15.09.2021

Certificat de atribuire a
contului bancar

eliberat de banca detindtoare de cont — confirmat prin aplicarea
semndturii electronice de catre administratorul companiei
indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice
sau de cétre persoana iImputernicita att si in cazul delegarii sau
imputernicirii  persoanei, la oferta se anexeaza
actul/documentul de imputernicire;
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Dovada inregistrarii
persoanei juridice, in
conformitate cu
prevederile legale din t{ara
in care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor
operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal).
Operatorul economic nerezident va prezenta documente din
tara de origine care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori
apartenenta din punct de vedere professional copie- confirmat
prin aplicarea semniturii electronice de catre administratorul
companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor
juridice sau de cétre persoana imputernicitd atat si in cazul
delegdrii sau imputernicirii persoanei, la ofertd se anexeaza
actul/documentul de imputernicire;

Certificat privind lipsa sau
existenta restantelor fata
de bugetul public national

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului -
conform cerintelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii
Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie
confirmat prin aplicarea semniturii electronice de catre
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de
Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicitd
atat si In cazul delegarii sau imputernicirii persoanei, la oferta
se anexeazd actul/documentul de imputernicire;

Situatia financiara

Ultimul raport finaciar/situatia financiard — Copie confirmat
prin aplicarea semnaturii electronice de cétre administratorul
companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor
juridice sau de cétre persoana Imputernicita atit si in cazul
delegérii sau Tmputernicirii persoanei, la ofertd se anexeaza
actul/documentul de imputernicire;

Documente ce atesta
calitatea bunurilor

Pentru dispozitivele medicale Inregistrate in Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale sa se prezinte - certificat/extras de
inregistrare in Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis
de Agentia Medicamentului si

12




Documente confirmatoare
(prospecte) si documente
tehnice de confirmare a
specificatiilor prezentate,
lista accesoriilor
echipamentului oferit

Documente confirmatoare (prospecte) si documente tehnice de
confirmare a specificatiilor prezentate, lista accesoriilor
echipamentului oferit de la producator — copie - confirmata prin
aplicarea semndturii electronice de catre administratorul
companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor
juridice sau de cétre persoana imputernicita atat si in cazul
delegdrii sau imputernicirii persoanei, la ofertd se anexeaza
actul/documentul de imputernicire;;

Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, cu
indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului
atribuit umarului de lot oferit si a_parametrilor tehnici solicitati
in documentatia de atribuire.

Declaratie de la Ofertant

cu privire la instalarea si instruirea personalului beneficiarului
privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul
beneficiarului de citre personalul autorizat al furnizorului -
original - confirmata prin aplicarea semnaturii electronice de
catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana
imputernicitd atat si in cazul delegirii sau imputernicirii
persoanei, la ofertd se anexeazd actul/documentul de
imputernicire;;

Declaratie de la Ofertant

in care sa certifice termenul de garantie pentru echipament nu
mai mic de 24/36 luni din data instalarii/livrarii, conform
specificatie tehnice pentru fiecare lot - originala, confirmata
prin aplicarea semnaturii electronice de catre administratorul
companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor
juridice sau de catre persoana imputernicitd atat si in cazul
delegarii sau Tmputernicirii persoanei, la ofertd se anexeaza
actul/documentul de Imputernicire;
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Declaratie de la Ofertant

- cu privire la garantarea perioadei de reactie, jJumatate de ora
sau mai putin la telefon si 24 ore sau mai putin la locul
beneficiarului in cazul aparitiei defectiunilor tehnice - original
- confirmatd prin aplicarea semnaturii electronice de cétre
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de
Stat al persoanelor juridice sau de cétre persoana imputernicita
atat si in cazul delegarii sau imputernicirii persoanei, la oferta
se anexeazd actul/documentul de Imputernicire;

Declaratie de la ofertant

Declaratie de la Ofertant

in care sa certifice ca anul producerii produsului este nu mai
vechi de anul 2021, originald- confirmata prin aplicarea
semnaturii electronice; de cdtre administratorul companiei
indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice
sau de catre persoana imputernicita atat si in cazul delegarii sau
Imputernicirii ~ persoanei, la ofertd se anexeazd
| actul/documentul de imputernicire;

cu privire la organizarea pe perioada garantiei a inspectiilor
planificate/intretinere  profilactica si  calibrare conform
programului stabilit si mentenanta dispozitivului medical pe
durata perioadei de garantic efectuat de cétre un inginer
calificat al Ofertantului si sa furnizeze piese de schimb pentru
bunul propus, cel putin 10 ani de la data livrarii - original —
confirmatd prin aplicarea semnéturii electronice de citre
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de
Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita
atat si in cazul delegarii sau imputernicirii persoanei, la ofertd
se anexeaza actul/documentul de imputernicire;;
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Dovada inregistrérii in
Lista producitorilor,

Se va prezenta numarul de inregistrare din Lista producétorilor
pentru Echipamente Electronice si Electrice se va prezenta
Dovada inregistrarii in lista producatorilor, conform
prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor
Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmata prin
aplicarea semnaturii electronice de cétre administratorul
companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor
juridice sau de cdtre persoana imputernicitd atat si in cazul
delegarii sau imputernicirii persoanei, la ofertd se anexeaza
actul/documentul de imputernicire;

Declaratie de la ofertant

in care participantul se obliga sa inregistreze in Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pind la momentul
livrarii acestora. Original - confirmata prin aplicarea semnaturii
electronice de cidtre administratorul companiei indicat in
Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de citre
persoana imputernicitd atit si in cazul delegérii sau
imputernicirii ~ persoanei, la  oferta se anexeazi
actul/documentul de imputernicire;

Declaratia privind
confirmarea beneficiarilor
efectivi si neincadrarea
acestora in situatia
condamnarii pentru
participarea la activitafi
ale unei organizatii sau
grupari criminale, pentru
coruptie, frauda si/sau
spalare de bani

Se va prezenta de catre ofertantul desemnat castigétor in termen
de 5 zile de la data comunicdrii rezultatelor procedurii de
achizitie publicd, in adresa autoritatii contractante (CAPCS) si
Agentiei Achizitii Publice, conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finantelor nr. 145/2020, semnat in format
electronic, de catre administratorul companiei indicat 1in
Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cétre
persoana imputernicita atdt si in cazul delegarii sau
imputernicirii ~ persoanet, la ofertd se anexeaza
actul/documentul de imputernicire.

Nota

Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de
atribuire n cazul in care nu va incérca in SIA RSAP (Mtender)
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oferta cosm,m loturile care sunt indicate in formularul

specificatiilor de pret.

Nota

In oferta ,formularul specificatiilor tehnice” se va indica
obligatoriu codul produsului
accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului
prezentat. In caz contrar oferta va fi respinsa.

oferit,

inclusiv, a tututor

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire §i se va consemna prin:

prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Corespunderea cu

Corespunderea cu

Suma : . e :
Nr. Det e Lot Cantitatea .<m_w» re (Firi Ofertant cerintele de calificare specificatiile tehnice
Lot din Sistem
TVA)
1. | Lotnr. 1 Eo—m_umﬁow 380 000 DataControl SRL Nu s-a verificat Nu s-a verificat
i pentru nou-nascuti

1. | Lot nr. 1 Incubator ; .\ Nu s-a verificat Nu s-a verificat

pentru nou-nascuti 380 917,60 SC HEc:oﬁolrzo:.goa .mWh )
1 Lotnar. 1 mzo_.w_uwﬂo% 458 700.00 Romedeom Nu s-a verificat Nu s-a verificat

pentru nou-nascuti -

Lot nr. 1 Incubator ) Nu s-a verificat Nu s-a verificat
1. pentru nou-nascuti 553 420,00 ICS Eyecon Medical SRL

Lot nr. 1 Incubator i Nu s-a verificat Nu s-a verificat
1. = . 790 000,00 Triumf-Motiv SRL

pentru nou-nascuti

Lot nr. 1 Incubator . . Nu s-a verificat ~ Nu s-a verificat
1. pentru nou-nascuti 818 000,00 IM ,,Dutchmed-M” SRL

Lot nr. 1 Incubator 1 080 Nu s-a verificat Nu s-a verificat
L. pentru nou-nascuti 280,00 GBG-MLD SRL
0 Lot nr. 1 Incubator 1536 NTERMED ~ Nus-a verificat Nu s-a verificat

" | pentru nou-ndscuti 000,00 NT

16



Lot nr. 2 Ventilator
terapie intensiva cu
frecventa inalta

Lot nr. 2 Ventilator
terapie intensiva cu
frecventa Inalti

517 860,00

649 760,00

Lot nr. 3 Ventilator
neinvaziv pentru
terapie intensiva
nou-nascut

895 608,00

Jako Life Clinic

Nu s-a vertficat

Nu s-a verificat

GBG-MLD SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

Jako Life Clinic

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

Lot nr. 3 Ventilator
neinvaziv pentru
terapie intensiva
nou-nascut

Lot nr. 3 Ventilator
neinvaziv pentru
terapie intensiva
nou-nascut

Lot nr. 3 Ventilator
neinvaziv pentru
terapie intensiva
nou-nascut

915 200,00

963 420,00

Lotnr. 4
Electroencefalograf
pentru monitorizarea
EEG continua

625 295,22

IM ,.Dutchmed-M” SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

GBG-MLD SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

DataControl SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

SC"Imunotehnomed"SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

Lotnr. 4
Electroencefalograf
pentru monitorizarea
EEG continui

806 400.00

DataControl SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

Lotnr. 4
Electroencefalograf
pentru monitorizarea
EEG continud

1272
180,00

GBG-MLD SRL

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat
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Lotnr. 4

Nu s-a verificat

Nu s-a verificat

Electroencefalograf 1618
pentru monitorizarea 040,00 INTERMED
EEG continud
Nu s-a verificat Nu s-a verificat
wmw:m.wm Insubator 152 000,00 DataControl SRL
Nu s-a verificat - Nu s-a verificat
wmw:m% Ancubator 187 200 SC ERICON SRL
Nu s-a verificat Nu s-a verificat
mewom@% video 38 500,00 GBG-MLD SRL
- ] Nu s-a verificat Nu s-a verificat
wa”woMo% video 47 000,00 Ancotec-Sistem
- i Nu s-a verificat Nu s-a verificat
wmmwomo% video 49 000,00 SRL Endo-Chirurgie
Lot nr. 6 Nu s-a verificat Nu s-a verificat
hmismamvw video 51 600,00 Romedcom
- "~ Nu s-a verificat Nu s-a verificat
wamwoMo% video 69 000,00 ICS Eyecon Medical SRL
Lotnr. 7 Nu s-a verificat Nu s-a verificat
Laringoscop set nou 12 780,00 GBG-MLD SRL
nascut
Lot nr. 8§ Lampa Nu s-a verificat Nu s-a verificat
germicida mobila cu 15 000,00 Romedcom
recirculare -
Lot nr. 8 Lampa Nu s-a verificat Nu s-a verificat
germicida mobila cu 18 660,00 Triumf-Motiv SRL
recirculare B
Nu s-a verificat Nu s-a verificat
ﬂmw%m:omo% 359 100,00 DataControl SRL
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10.

Lot nr. 10 Dispozitiv
electro-chirurgical
(cu tehnologia de
sigilare a vaselor) cu
troliu

10

Lot nr. 10 Dispozitiv
electro-chirurgical
(cu tehnologia de
sigilare a vaselor) cu
troliu

11.

Lotnr. 11 Sistem
motorizat pentru
craniotomie si
chirurgia spinala cu
accesorii

- | :
778 970,00 778 970 | GBG-MLD SRL
+ -
844 620,00 844 620 | DataControl SRL
+ +
499 800,00 499 800 | Tehnomedica

* In cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare” si "Corespunderea cu specificatiile tehnice” | se va consemna prin: ,,+ " in cazul

1A

corespunderii si prin ,,- " in cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea -unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire
(inclusiv justificarea pretului anormal de sciizut) s-a solicitat:

| Data solicitarii

Operatorul
economic

Informatia solicitata

Rezumatul rispunsului operatorului economic

| Rg02-1201 din
07.04.2022

Data Control SRL

Nu au fost identificate toate cerintele tehnice solicitate in
caietul de sarcini §i anume pentru lotul nr. 10 Dispozitiv
electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu
troliu.

Nu au fost regésiti urmatorii parametri:

1) La regimul monopolar — Téiere, parametru maxim >
350 Ohm;
2) La regimul monopolar — Coagulare, max. > 180 Ohm;

3) La regimul bipolar — Taiere, max. > 110 W;

Clarificarile au fost prezentate.
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4) La regimul bipolar — Taiere, max. > 350 Ohm;

5) La regimul bipolar — Coagulare, max. > 40 W;

6) La regimul bipolar — Coagulare, max. > 100 Ohm.
Astfel, in temeiul art. 17 alin. (4) si (5) din Legea

nr. 131/2015 privind achizitiile publice si DUAE, solicitdm sa

prezentati documentele ce confirma drept dovadd a

specificatiilor tehnice sus mentionate manualul de utilizare,

manualul tehnic, datasheet, brosuri sau alte materiale unde se

regisesc parametrii tehnici solicitati conform caietului de

sarcind.

Rg02-1202 din
07.04.2022

Tehnomedical SRL

Nu au fost identificate toate cerintele tehnice solicitate in
caietul de sarcini i anume pentru lotul nr. 11 Sistem motorizat
pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii.

Nu au fost regasiti urmatorii parametri:

1. Unitatea de baza: modul USB integrat.

2. Suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser
fiziologic.

3. Selectia programelor automatd si recunoasterea
motorului automata.

4. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al
motorului.

5. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul
minim de la 0 rpm la 80.000rpm

6. Unitate motorizata manuala — cu viteza de rotatie

minim 1200 rpm, fara lama de perforare, conector tip Hudson,
pentru chirurgia craniana adulti si pediatric.

7. Greutate nu mai mare de 450gr.

8. Micro-motor de tip ,.high-speed” multifunctional -
micro-motor de tip high-speed, viteza: min 0 rpm pana la
80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza.

9. Aplicare intermitenta 30sec/30sec la rotatii de peste
60 000rpm.
10. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat

in masina de curatire automata.

| Clarificarile au fost prezentate.
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11. Greutate nu mai mare de 150g.

| 12. Piesd de mana pentru craniotomie - piesd de mana
| pentru craniotomie, lungime 13cm, angulara, viteza: min 0
rpm péna la 80.000 rpm.
13. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire
automata.
14. Greutate nu mai mare de 100g.
15.  Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-
speed.
16.  Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire
automata.
17. Protector Dura - Autoclavabil, sa poata fi procesat in
masina de curatire automata.
18. Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 3,0mm — nu
a fost regisit cd acesta este reutilizabil.
19. Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 4,0mm- nu
a fost regasit ca acesta este reutilizabil.
20. Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 5,0mm— nu
a fost regasit cd acesta este reutilizabil.
21. Burghiu neurochirurgical, tip spirala, scurt, diametru

1,5mm, reutilizabil, steril - nu a fost regasit ci acesta este
reutilizabil, steril.

22.  Freza tip spirala pentru craniotomie, steril, reutilizabil
- nu a fost regasit ca acesta este reutilizabil, steril.
23.  Lipsesc Documente confirmative: Manual de service

in una din limbile de circulatie internationala (rusa/engleza).
24.  Conformitate cu directiva 93/42 CEE

25. Certificat CE sau declaratie de conformitate CE cu
anexele corespunzitoare pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmata prin semnéturd si stampila Participantului
pentru produsul oferit ,,Elan 4 -GA800”.

Astfel, in temeiul art. 17 alin. (4) i (5) din Legea nr. 131/2015
privind achizitiile publice si DUAE, solicitim s prezentati

=
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documentele ce confirmd drept dovada a specificatitlor
tehnice sus mentionate manualul de utilizare, manualul tehnic,
datasheet, brosuri sau alte materiale unde se regisesc
parametrii tehnici solicitati conform caietului de sarcind

Ofertantii respinsi/descalificati:

Pentru loturile nr. 1 - 9, beneficiarul final IMSP Institutul Mamei si Copilului, prin scrisoarea nr. 01-15/25 din 24.03.2022 a solicitat anularea acestora din
cadrul procedurii din motivul ¢, in rezultatul negocierilor conditiilor contractuale pentru anul 2022 cu CNAM a fost redus ICM-ul si costul cazului tratat, ceea
ce genereaza un deficit financiar.

Pentru lotul nr. 10, operatorul economic GBG-MLD SRL primul dupa pret se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind
achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintlor tehnice si anume:

1. S-a solictat Moduri de lucru / Monopolar / Taiere, parametru maxim > 350 Ohm s-a oferit 200 Ohm;

2. S-a solicitat Bipolar / Tdiere, max. > 300 Ohm s-a oferit 75 Ohm;

3. S-a solcitat Bipolar / Coagulare, max. > 100 Ohm s-a oferit 25 Ohm;

4. S-a solicitat Maner cu tub reutilizabil, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operatii deschise: min. 20 cm, cu sistem de auto-recunoastere a
instrumentului s-a oferit 110mm (11cm) - PN 770-000+771-011+ 772-011;

5. S-a solicitat Varfuri de unica folosintd pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm - 50 buc. s-a oferit 110mm (11cm) - ""Insert
autoclavabil"" - PN 772-011 - 1 buc;

6. S-a solicitat Méner cu tub, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operatii laparoscopice: min. 40 cm, cu conector cu sistem de auto-recunoastere a
instrumentului s-a oferit 360mm (36cm) - PN 770-

000+770-236+772-036;

7. S-a solicitat Varfuri de unica folosintd pentru méanerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm - 50 buc. s-a oferit 360mm (36cm) - PN 770-
000+770-236+772-036 - 1 buc.";

Pentru lotul nr. 10, operatorul economic DataControl SRL urmitorul dupa pret se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15
privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume:

1. S-asolicitat Bipolar / Taiere, max. > 300 Ohm s-a oferit 100 Ohm;

2. S-a solicitat "Varfuri de unica folosintd pentru méanerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm" - 50 buc, oferit conform catalogului

producatorului 10buc;

3. S-a solicitat "Varfuri de unica folosintd pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm" - 50 buc, oferit conform catalogului

producatorulut 10buc;

4. S-a solicitat "Varfuri de unica folosinta tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm" - 30 buc, oferit conform catalogului

producitorului 10buc.
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Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot [@

Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile ©

Alte limitari privind numérul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut [

Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-pret O

Cel mai bun raport calitate-cost O

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea

loturilor aferente)
Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor . . i
Modificirile operate *

In urma examinari, evaluirii si comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
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Denumire Lot Cantitatea | Pret unitar | Pret unitar Suma (fara Suma (cu Model art/ Producator/ Ofertant
(fara (cu TVA) TVA) TVA) Tara de Origine
TVA)
Lot nr. 11 Sistem motorizat | 1 499 800 599 760,000 | 499 800 599 760,000 Elan 4 - GA800 Tehnomedica
pentru craniotomie si GA395SU

chirurgia spinala cu TE730
accesorii GAS822
GBO76R
GA849
GBO85R
GA864
GB945R
GA808
GA806
GB942R
GB719R
GP153R
GP155R
GP157R
GP188R
GP342R
GB698R/ Germania/
Aesculap
AG
Bbraun

Anularea procedurii de achizitie publica
Pentru loturile nr. 1 - 9, beneficiarul final IMSP Institutul Mamei si Copilului, prin scrisoarea nr. 01-15/25 din 24.03.2022 a solicitat anularea acestora din
cadrul procedurii din motivul c4, in rezultatul negocierilor conditiilor contractuale pentru anul 2022 cu CNAM a fost redus ICM-ul si costul cazului tratat, ceea
ce genereazi un deficit financiar.
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Se anuleaza lotul in temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice avind in vedere ca au fost depuse numai oferte neadecvate,
inacceptabile sau neconforme, si anume nu au fost elaborate si prezentate in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire
Lot nr. 10 Dispozitiv electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu

NOTA: A fost depusd contestatie de cdtre operatorul economic Data Control SRL nr. 02/278/22 din 03.05.2022 pentru lotul anulat nr. 10 Dispozitiv
electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu, astfel, CAPCS va emite decizie si dare de seamd separatd pentru acest lot in urma

deciziei ANSC dupa caz.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului economic - Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Participantii in cadrul procedurii de achizitie in | Rg02-1278 din 22.04.2022 e-mail
cauza

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu
prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice)

Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimati a contractului este mai mica decat [1 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace electronice

pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al hmm: nr. 131 din 3 iulie 2015 si/sau fax O

privind achizitiile publice 0] 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin mijloace electronice

- si/sau fax O B

In cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai mare V 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace electronice

decét pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie si/sau fax O B

2015 privind achizitiile publice (1 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin mijloace electronice
si/sau fax o

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor previzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a
termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).
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Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

m=~..ov..m=qumm" Valoarea contractului

0 eyl Numarul Termen de valabilitate
Denumirea »:8_.:.:.\ si data al
operatorului .O: ns_:.s._ contractului inregistrat de Cod GEV L 4 " contractului/acordului-

economic mixt/asociere/ CAPCS fara TVA inclusiv TVA cain
Cu capital
striin
| TEHNOMEDICA Cu capital |  21052264/01 | o oo5 | 33100000- 195300 599760 31122022
SRL autohton o 1 o

Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datd se completeaza doar in cazul in care la procedura de achizitie publica au fost
aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii
verzi)?

(NU)

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

N:&.qa.:. suma cu TVA)

Codul CPYV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Pretul cel mai scazut o

aplicate criterii de d ilitate: -
ph iterii 4& dunabilicate Costul cel mai scazut O

Cel mai bun raport calitate-pret 0

Cel mai bun raport calitate-cost o




Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptind
cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ¢d in cazul depunerii contestatiilor si/sau receptionarii
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfisurdrii ?Sh aiz...: de, achizifie, fapt pentru care poartd rdaspundere
conform prevederilor legale in vigoare.

Conduciatorul grupului de lucru pentru achizitii Gheorghe GORCEAG
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