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Nr. Rg02-4268  din 25 octombrie 2022 

Ancotec-Sistem SRL 

M-INTER-FARMA SRL 

HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL 

Neotec SRL 

SC Imunotehnomed SRL 

MEDEXCOM-TEH SRL 

ICS Eyecon Medical SRL 

IM Vivamed International SRL 

IMSP Spitalul Raional Hâncești 

 

copie: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor 

 

            Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al 

Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), ca urmare a depunerii 

contestațiilor depuse de operatorii economici M-Interfarma SRL și Imunotehnomed SRL înregistrate de către ANSC 

cu nr. 02/776/22 din 30.09.2022 și nr. 02/778/22 din 30.09.2022 în urma desfășurării procedurii de achiziție publică 

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1660312121080 din 30.08.2022 privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem 

radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat), inclusiv urmare a scrisorii de la 

producătorul X-Ray-Systems (se anexează), vă comunică decizia de reevaluare a ofertelor din 25.10.2022, conform 

criteriului și cerințelor expuse în documentația de atribuire: 
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- Oferta operatorului economic Ancotec Sistem SRL se respinge potrivit art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 

privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice conform data sheet-ul atașat la ofertă, manualul 

de operare GENESIS DT X-Ray - Generators și scrisorii de la producător, după cum urmează:  

1) Sa solicitat timpul de expunere in intrevalul  minim 0.001-10 sec, sa ofertat 0.001- 6,3 sec; 

2) Sa solicitat intervalul mAs minim 0.5m As – 630 mAs, sa ofertat 0.5m As – 600 mAs. 

 

Asociații M-INTER FARMA SRL și Health Medical Solutions SRL, au depus Declarația cu privire la înregistrarea 

în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale în termen de 15 zile de la solicitarea autorității contractante, respectiv, 

contractul va fi înregistrat după ce se va prezenta dovada înregistrării bunului în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale, în caz contrar oferta va fi respinsă.  
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În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de 

achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de 

așteptare. 

Astfel, contractul de achiziție va fi întocmit de CAPCS și remis după expirarea termenului de așteptare începând 

cu data de 08.11.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 

zile după expirarea termenului de așteptare. 

 

 

 

 

Vă mulțumim pentru participare. 

 

Cu respect,  

 

 

   Președintele grupului de lucru               semnată electronic              Gorceag  Gheorghe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor: Irina Perciun 

Tel: 022 222-364 
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To Whom it may concern 

 
 
 
Statement regarding maximal exposure time GENESIS DT x-ray generators 
 
In connection with a tender, the maximum possible exposure time of our X-ray generator was stated by our 
dealer to his customer as 10 seconds and the maximal mAs value as 630 – 800 mAs. 
 
We comment on this as follows: 
 

• From a technical point of view, all X-ray generators manufactured by us can switch exposure times of 
up to 10 seconds ans 630 – 800 mAs without any problems. Such versions are available on customers 
demand and for special applications. That’s the reason why our Moldavian representative offered this 
particular item according to the tender specifications;  
 

• Due to several reasons mentioned below, we as manufacturer have limited the maximum adjustable 
exposure time to 6.3 seconds by the firmware of the generator:   
 

o The internationally valid standard EN ISO 60601-2-54:2009+A1:2015 stipulates in article 
203.6.2.2 that an exposure must be limited to 60 kWs, or to 600 mAs;  
 

o All guidelines for quality assurance in X-ray diagnostics known to us stipulate that the shortest 
possible exposure time in conjunction with the highest possible tube current must be selected 
for each exposure;   
 

o The guideline of the German Medical Association for quality assurance in X-ray diagnostics 
of November 23, 2007 defines a longest exposure time of 1 second (in exceptional cases of 
2 seconds) for all conceivable X-ray exposures;      
 

o Modern DR flat panels define maximum exposure window durations, which in some cases are 
even less than 1 second - this means that exposures lasting longer than this maximum expo-
sure window duration do not make sense and could even be understood as bodily harm; 

 
 

Since the standard maximal exposure time is limited to 6.3 seconds, the value of 10 seconds is not 
indicated in our standard user manual. But as it is possible to have this maximal exposure time of 10 
seconds on customer request, we herewith confirm, that the modifications are realizable on customer 
request. 

 
        

Brunnen, 21. Oktober 2022 
 
JOSEF BETSCHART AG – xraySwiss.ch 
 
 
 
 
Peter Betschart 
Dipl. El. Tech HF 


