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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice V
de incheiere a acordului-cadru O
de anulare a procedurii de atribuire O

Nr._1 din08.02.2023

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate
Localitate mun. Chisindu bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO 1016601000212

Adresa mun. Chisinau bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Numar de telefon 022-222-445

Numar de fax

E-mail oficial office(@capcs.gov.md

Adresa de internet www.capcs.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Perciun Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de preturi -onwmo deschisa oAltele: [Indicati]

Procedura de achizitie repetata (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de achizitie/ acordului-cadru | Bunuri - Servicii o Lucréri o

Obiectul achizitiei Achizitionarea Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul 1
Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagisticd, Endoscopie, si IV
Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Cod CPV 33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii | Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice
de atribuire (in cazul aplicarii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)

ocds-b3wdpl-MD-1659684146195




Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului | https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659684146195?2tab=contract-notice

guvernamental www.mtender. gov.md) 05.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii publice a Da o Nu

autorititii contractante https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT 22321102607470.pdf

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz) BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 62 din 10.08.2022
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr 62 2.pdf

Tehnici si instrumente specifice de atribuire DAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie OLicitatie electronicd noCatalog electronic

(dupd caz)

Sursa de finantare -w=m9 de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; aSurse externe; oAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 21 978 057 lei

Clarificari privind documentatia de atribuire:
Lot nr. 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230
Data:

5 aug 2022, 10:54
Subiectul intrebarii:

Specificatie tehnica

Intrebare:

**Parametrul: Dimensiunea cimpului, cm Diametrul 24-34 cm** este o cerinta fixa greu de indeplinit. Cerem ca sa existe 0 marja de +/- 2cm, exact cum este si la
temperatura culorii.

Raspuns (19 aug 2022, 17:42):

Conform cerintelor caietului de sarcini se solicita ca dispozitivul oferit si dispuna un diametru cu limitele de minim 24 pana la minim 34 cm. Pentru majorarea

2

posibilititii de participare parametrul tehnic v-a fi modificat din ,,Diametrul 24-34 cm” in ,,Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”.
Lot nr. 9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220
Data:

5 aug 2022, 10:56
Subiectul intrebarii:

Specificatie tehnica
Intrebare:

**Parametrul: Dimensiunea cimpului, cm Diametrul 24-34 cm** este o cerinta fixa greu de indeplinit. Cerem ca sa existe o marja de +/- 2cm, exact cum este si la
temperatura culorii.

Raspuns (19 aug 2022, 17:42):

(R



Conform cerintelor caietului de sarcini se solicita ca dispozitivul oferit sa dispuna un diametru cu limitele de minim 24 pana la minim 34 cm. Pentru majorarea

posibilititii de participare parametrul tehnic v-a fi modificat din ,,Diametrul 24-34 cm” in ,,Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”.
Lot nr. 89 Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150
Data:

5 aug 2022, 12:31
Subiectul Intrebarii:

m%
Intrebare:

&quot:Lampa cu tub inclus cu 1 tub, area de dezinfectare > 20 m?&quot; nu este indicata puterea tubului!!!!
Raspuns (19 aug 2022, 17:43):
Cerinta tehnica v-a fi modificata din ,,cu 1 tub, area de dezinfectare > 20 m*” in ,,cu I tub min. 15W, area de dezinfectare > 20 m*”.

Lot nr. 86 Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120
Data:

5 aug 2022, 12:50
Subiectul intrebarii:

Clarificari
Intrebare:

&quot; Temperatura culorii 4000- 5500 K&quot; va rugam sa clarificati daca trebuie sa fie reglabila sau sa fie fixa si sa se incadreze in diapazonul indicat.
Raspuns (19 aug 2022, 07:44):
Conform cerintelor caietului de sarcini se soliciti ca dispozitivul oferit si dispuna ,,Temperatura culorii” in diapazonul de ,,4000 - 5500 K”. Nu se soliciti ca acest

parametru si fie reglabil.
Data:

5aug 2022, 13:02
Subiectul intrebarii:

Lot 22-23-24- Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)
Intrebare:

Rugam adaptarea specificatiilor astfel ca sa se incadreze mai multi agenti economici si nu doar compania DATA CONTROL. De cind e aceasta Specificatie NU SE
ACCEPTA schimbari tehnice si tot cistiga Compania DATA CONTROL!!! O zi frumoasa sa aveti!!!!

Raspuns (19 aug 2022, 17:44):

Cerinta tehnic# a fost supusi la un sir de modificari conform solicitérilor din anii precedenti. Solicitarile anterioare intemeiate au fost luate in considerare.

Data:

5 aug 2022, 14:28



Subiectul intrebirii:

cerinte de calificare
Intrebare:

Va rog sa revizuiti pct.11 unde se cere extrasul de inregistrare in Registrul de stat a dispozitivelor medicale, conform legislatiei agentii economici sunt obligati sa
notifice dispozitivele medicale pana la introducerea pe piata Republicii Moldova si nicidecum la momentul participarii la licitatie. Multumim.

Rispuns (19 aug 2022, 17:47):

Cerinta de calificare: Documente ce atesta calitatea bunurilor pentru dispozitive medicale) Certificat/extras de inregistrare in Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale - copie confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de cdtre administratorul companiei indicat in
Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cétre persoana imputernicita atét si in cazul delegirii sau imputernicirii persoanei, la oferta se anexeazi
actul/documentul de imputernicire; va avea urmiatorul continut: Declaratie de la ofertant privind inregistrarea in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (pentru
dispozitivele medicale) cu privire la prezentarea numarului de inregistrare la AMDM in termen de 15 zile de la solicitare autoritatii contractante. Neprezentarea
numarului de inregistrare in termenul mentionat serveste drept temei de descalificare a ofertei - original conform modelului atasat - confirmat prin aplicarea semniturii
electronice de citre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de citre persoana imputernicita atét si in cazul
delegirii sau imputernicirii persoanei, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire. Nota: pentru dispozitivele medicale inregistrate Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale al AMDM se va prezenta dovada inregistrarii (numarul de fnregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) pani la

termenul limita de depunere a ofertelor.
Lot nr. 108 Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760
Data:

5 aug 2022, 17:18
Subiectul intrebarii:

Parametri
Intrebare:

Rugam ca :Grosimea izolatiei sa fie acceptata de la > 60 mm:... aceasta va permite participarea mai mult agenti economici si nu influenteaza performanta
echipamentului. Ori la majoritatea producatorilor este de 60mm si au toate certificatele si aprobarile de a vinde in toata lumea.

Raspuns (19 aug 2022, 07:45):

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita ca produsul oferit sa dispuna ,,Structura cutiei / Grosime izolare > 80 mm”. Decrimentarea parametrului influenteaza

direct asupra performantei de izolare. Modificarea nu poate fi acceptata.
Data:

5 aug 2022, 22:48
Subiectul intrebarii:

Lot1



intrebare:

Parametrul Tensiune sanguina invaziva (IBP), Solicitam sa fie scoasa aceasta cerinta. Se stie foarte bine ca masurarea IBP o fac boar citeva sali de oparatii in republica
si asta e la SCR si IMU. Pentru ce se iroseste bugetul pentru module si consumabile pe care nimeni nu le foloseste?

Riéspuns (19 aug 2022, 07:46):

Conform cerintelor tehnice sunt solicitate dispozitive de performanti de baza fard modulul IBP (Lot nr. 120) si dispozitive de performanta avansati cu modulul IBP
(Lot nr. 121). In procesul de planificare fiecare beneficiar examineazi cerintele tehnice si le selecteaza conform necesititii interne. Ca urmare, modificarea nu poate fi

operatd din motiv cé beneficiarul solicita un dispozitiv de performanta inaltd conform tuturor cerintelor indicate in caietul de sarcina.
Data:

5 aug 2022, 22:57
Subiectul intrebarii:

Lot 2
Intrebare:

volumul Tidal, ml 5-1500, Solicitam sa se argumenteze volumul minim de 5 ml, intrucit beneficiar este SM MAI si nu Institutul Mamei si Copilului unde valoarea de
5 ml este argumentata conform ghidurilor si protocoalelor neonatologice, valoarea data este doar pentru limitarea spectrului de comcurenta. Solicitam sa se modifice in
10-1500 sau 2000 ml valoarea superioara.

Raspuns (19 aug 2022, 07:47):

Cerinta tehnicd cu Cod 110130 este cu caracleristici avansate si esle destinald pentiu pacienti ,,Adult, Pediatiic, Neonatal”. Acesta este v cetinta cu cod generic
standard si nu se modificd in dependenta de beneficiari. Beneficiarul de sine stitator selecteaza acea cerinta tehnica cu cod generic care considerd cé 1i va satisface

necesitatea.
Data:

8 aug 2022, 10:42
Subiectul intrebirii:

Lot 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570
Intrebare:

Parametrii solicitati si anume - termostat incorporat si - temperatura corectie Parametrii solicitati se contrazic reciproc, din motivul ca analizoarele VSH dispunde una
sau alta. Acesti parametri au aceiasi importanta, pentru ca analizoarele cu termostat nu au nevoie de corectie la temperatura, iar acelea, care au corectie de temperatura
nu au nevoie de termostat. Din acest motiv, ar fi fost corect sa se solicite un parametru, si anume - &quot;termostat incorporat sau corectie la temperatura&quot;. Ori
sa se solicite variatia admisibila a temperaturii mediului, pentru functionarea corecta a analizorului. Solicitarea ambilor parametri va putea duce la descalificarea
nemotivata a ofertantului nedorit.

Raspuns (19 aug 2022, 17:49):

Parametrul tehnic a fost modificat din ,,Termostat incorporat” in ,,Termostat incorporat sau Corectie automati de temperaturd”.



Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120
Data:

8 aug 2022, 17:34
Subiectul intrebirii:

Parametre tehnice
Intrebare:

Buna ziua, Va rugam sa modificati/acceptati PEEP la 0-20cmH?20.
Raspuns (19 aug 2022, 07:47):

Decrementarea parametrului duce la o micsorare a performantei dispozitivului. Solicitarea nu poate fi acceptata.
Lot nr. 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130
Data:

8 aug 2022, 17:34
Subiectul intrebarii:

Parametre tehnice
Intrebare:

Buna ziua, Va rugam sa modificati/acceptati PEEP la 0-20cmH20 si I:E 4:1 la 1:4.
Raspuns (19 aug 2022, 07:48);

Decrementarea parametrului duce la o micsorare a performantei dispozitivului. Solicitarea nu poate fi acceptata.
Data:

O aug 2022, 15:55
Subiectul intrebarii:

Parametrii tehnici
Intrebare:

Buna ziua, Solicitam ca sd revizuti parametrii tehnici al glucometrelor de la lotul 52,53. Daca analizam specificatia tehnica ajungem la concluzia ca favorizati un agent
economic la lotul 52, caci doar un singur agent economic detine glucometre cu acesti parametrii tehnici. Dar pentru lotul 53 nu va fi depusa nici o oferta, caci pana la
moment nu este un glucometru care sa detina intervalul de masurare 0,8-35 mmol/.

Raspuns (19 aug 2022, 17:50):

A fost maodificat parametrul tehnic ,,Gama de masurare 1-30.0 mmol/L” in ,,Gama de masurare 1.1-30.0 mmol/L”.
Data:

9 aug 2022, 16:14
Subiectul intrebarii:

lot 87



Intrebare:

Buna ziua, spuneti va rog * Unghi de iradiere reglabil pina la 100 grade * , * fara reflector* , cum va imaginati asa posibilitate ??
Raspuns (19 aug 2022, 17:50):

Parametrul tehnic ,reglabil pana la 100 grade” a fost eliminat.

Data:

9 aug 2022, 16:20
Subiectul intrebarii:

Lotu 88
Intrebare:

Spuneti va rog cum de inteles * Lampa cu tuburi, tuburile incluse in dependenta de cantitatea solicitata* daca Dstra indicati cantitatea 151 buc. Nu exista lampa cu
spectru UVC de 30w pentru*10m2* exista pentru 30-40m2

Riaspuns (19 aug 2022, 17:50):

Parametrul tehnic a fost modificat din ,.Lampa cu tuburi, tuburile incluse in dependenta de cantitatea solicitatd” in ,,Lampa cu tub inclus”. A fost modificat parametrul

tehnic ,,cu 1 tub, 30W, > 10 m?” in ,,cu 1 tub, 30W”.
Data:

9 aug 2022, 16:30
Subiectul intrebarii:

Lotu 90
Intrebare:

Buna ziua va rog eliminarea sintagmei *fara reflectoare* deoarece va putem demonstra ca si cu reflectoare unghiu de iradiere va fi de 360 grade imprejurul instalatiei,
in alt caz intelegem favorizarea numai unui importator in RM si ignorarea restor. Nu e bine

Rispuns (19 aug 2022, 17:50):

Parametrul tehnic ,,Lampile fara reflector” a fost eliminat.

Lot nr. 108 Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760
Data:

11 aug 2022, 10:37
Subiectul intrebarii:

Tehnic
Intrebare:

Sistem Ventilare.... daca se poate un pic mai explicit acest parametru. Sa aiba Frigiderul sistem de ventilatie sau incaperea sa fie dotata cu sistem de ventilatie.

Frigiderele care au sistem de ventilatie interior nu sunt cele mai reusite: nu pot mentine temperatura si raspindesc mirosul din interior.



Raspuns (19 aug 2022, 17:51):
Conform cerintelor tehnice se solicita ca dispozitivul sa fie dotat cu sistem de ventilare interna. Parametrul tehnic a fost reformulate din ,, Sistem ventilare

A
1

n,, Sistem

ventilare interna”
Lot nr. 9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220
Data:

11 aug 2022, 11:04
Subiectul intrebarii:

Tehnic

Intrebare:

Buna ziau. Pentru cine este pregatit acest Parametrul: Dimensiunea cimpului, cm Diametrul 24-34 ¢cm??? Doar va rog sa nu spuneti ca institutia asa a cerut, noi am
sunat sa clarificam si ei habar nu au ce se intimpla.

Raspuns (19 aug 2022, 17:52):

Conform cerintelor caietului de sarcini se solicita ca dispozitivul oferit sa dispuna un diametru cu limitele de minim 24 pana la minim 34 cm. Pentru majorarea

posibilitatii de participare parametrul tehnic v-a fi modificat din ,,Diametrul 24-34 cm” in ,,Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”. Vi aducem la cunostinta c cerintele

tehnice cu cod generic nu sunt elaborate de beneficiari ele sunt doar selectate de ei in functie de necesitatea interna.
Data:

20 aug 2022, 19:39
Subiectul intrebarii:

cerinte de calificarelot 87,88.89,90
Intrebare:

Corpurile pentru lampi bactericide nu necesita inregistrare la AMED, din motiv ca nu au contact cu corpu uman st nici nu necesita [SO13485, pentru producerea lor.
Pentru tuburile UVC bactericide care pot avea influenta asupra corpului uman, cred ca ar fi corect sa se prezinte declaratie sau certificat CE ( va rugam sa luati in
atentie ca producatorii Chineji tot indica C E- dar defapt se descifreaza CHINA EXPORT), va rugam sa faceti legatura cu AMED privitor la loturile date. Pentru utilaj
in republica Moldova este Moldova Standart &quot;E-CMAC&quot;, care certifica. Mersi

Raspuns (22 aug 2022, 17:30):

In documentatia de atribuire pentru loturile vizate de dvs. sunt indicate urmatoarele cerinte: Se accepta dispozitive medicale sau echipamente electrice. - pentru
dispozitive medicale se va prezenta Certificat/extras de inregistrare in Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agentia Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale; - Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaratie de conformitate CE/SM si/sau Certificat de conformitate CE/SM. Totodata, la pct. 16 subpct. 19 din
anuntul de participare este indicat: Noti (pentru echipamentele electrice) Ofertantul nu este obligat sa inregistreze in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pana la momentul livrarii acestora. (in specificatia tehnica a loturilor este indicat daci de
accepta echipamentele electrice sau dispozitive medicale).



Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120
Data:

23 aug 2022, 11:49
Subiectul intrebirii:

Depunere oferta
Intrebare:

Buna ziua! Spuneti va rog, la momentul depunerii ofertei, ¢ necesar de depus toate documentele solicitate sau doar primele 6, adica pina la rubrica Cerinte de calificare
obligatorii? Cele indicate in rubrica Cerinte de calificare obligatorii se depun o data cu celelalte sau ulterior la solicitare? Multumesc!

Raspuns (24 aug 2022, 16:55):

Conform art. 65 alin. (4) si (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice Prezentarea ofertei presupune depunerea intr-un set comun a propunerii tehnice, a
propunerii financiare, a DUAE si a garantiei pentru oferta. Oferta scrisa i semnati, se prezintd in conformitate cu cerintele expuse in documentatia de atribuire
utilizand SIA ,,RSAP”. Obligatoriu pana la deschiderea ofertelor se depun documentele indicate la pct. 15 subpct. 1-6 din anuntul de participare. Ulterior documentele

de calificare indicate la pct. 15 sub pct. 7-17 se prezenta la solicitare in conformitate cu DUAE.
Data:

23 aug 2022, 12:13
Subiectul intrebarii:

Valoare estimata hemoglobinometru
Intrebare:

Buna ziua, Rugam sa verificatia valoarea estimata la hemoglobinometrele cu codurile generice 150800 si 150810. Nu poti fi valori estimate intr-atat de mici. Cred ca
a-ti pierdut cate o cifrd. Mulfumim!

Riéspuns (24 aug 2022, 17:00):

Pretul estimativ pentru lotul hemoglobinometru a fost stabilit conform ofertelor din ultimele licitatii din anii precedenti, respectiv, la moment pretul nu poate fi

modificat.
Data:

23 aug 2022, 12:21
Subiectul Intrebarii:

Parametrii la glucometru
Intrebare:

Buna ziua, stimati parte contractanta! Solicitim modificarea gamei hematocritului la loturile 52-53. Daca o sa verificati pe piatd este un singur agent economic care
poate sd va ofere glucometru cu asa gama. in 2021 a-ti publicat exact asa parametri la loturile cu glucometre si toti participantii de la glucometre (caracteristici de



bazi) au fost anulati, ca nu s-au incadrat, iar la lotul cu glucometre (caracteristici avansate) nu a-ti avut nici o oferta. E cazul poate sa revizuiti parametrii tehnici ca la
final sa aveti pe cine desemna castigitor si sa nu vd pomeniti iar cu oferte care nu se incadreaza. Nu cred ca acesta e scopul publicarii anuntului.

Raispuns (24 aug 2022, 17:01):

Pe piata internationald exista foarte multe produse si producitori care corespund si chiar au parametri tehnici mai performanti decat cei solicitati. Nu exista nici o

limitare ca toate aceste produse si participe.
Lot nr. 91 Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270
Data:

23 aug 2022, 12:21
Subiectul intrebarii:

Pret_estimativ
Intrebare:

Va rog mult si revizuiti pretul estimativ a lampii de fototerapie pentru n/n. Valoarea dispozitivului de acest tip, mai ales tip LED este min. de 3 ori mai mare. Va
multumesc.

Raspuns (24 aug 2022, 17:02):

Pretul estimativ a fost stabilit de catre beneficiar conform posibilititilor financiare. respectiv, la moment pretul nu poate fi modificat.

Data:

23 aug 2022, 16:08
Subiectul intrebarii:

Lampi germicide

Intrebare:

Buna ziua, Solicitam, la Lotul 88 Lampa germicida(varianta stationara) Cod 130140 si fie scris ce suprafata este incaperea de dezinfectare, ca sa oferim un produs in
totalitate compatibil. La lotul 89 Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150 este mentionat minim 20 m2 cu putere 15W acesta inseamna ca necesita mult
timp pana se va dezinfecta aceasti incapere, daci se solicita dezinfectarea a 20 m2 atunci este necesar un dispozitiv cu o putere mai mare.

Raspuns (24 aug 2022, 17:04):

Urmare a clarificarii depuse de dvs. mentionam ca acesta este o cerintd standard/ generica si nu individual. Dispozitivul medical a fost selectat de cétre beneficiar ca

urmare a caracteristicilor tehnice si necesitatile acestuia.
Data:

23 aug 2022, 16:20
Subiectul intrebarii:

Lotl , Lot 2 Masina de anestezie.
Intrebare:
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Rugam modificarea revizuirea parametrului ,,Sertar pentru depozitare > 3 buc ,, . Avand in vedere faptul ca acest parametru nu influenteaza performanta masinei de
anestezie , rugam sa modificati in ,, ,,Sertar pentru depozitare > 2 buc ,, deoarece sunt producatori care ofera 2 sertare care au in total un volum de depozitare
echivalent sau mai mare in fata celor cu 3 sertare. Multumesc.

Raspuns (24 aug 2022, 17:05):

Urmare a clarificérii depuse de dvs. mentionam ca acesta este o cerintd standard/ generica. Dispozitivul medical a fost selectat de cétre beneficiar ca urmare a

caracteristicilor tehnice si necesitatile acestuia. Totodatd, mentiondm ca pe piata internationala exista mai multi producitori si produse care dispune de 3 sertare.
Data:

23 aug 2022, 16:20
Subiectul intrebarii:
Declaratie de la ofertant privind inregistrarea in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (pentru dispozitivele medicale) cu privire la prezentarea numarului de

inregistrare la AMDM in termen de 15 zile de la solicitare autoritatii contractante
Intrebare:

Stimati parteneri, solicitarea DVS este greu de indeplinit pentru ca doar programarea poate dura 20 zile, dupa care urmeaza si evaluarea dosarului depus.. Institutia
data nu va putea raspunde solicitari noastre (care pina la urma va veni de la CAPCS) de a elibera numar de inregistrare in 15 zile. Rugam sa nu transformati o cerinta
formala in una extremista, Oricum in licitatie se prezinta toate certificatele care sunt necesare si pentru inregistrare. RECOMANDAM ca pe linga Factura, Act de
instalare sa fie si cerinta Actului de inregistrare la AMED, in caz contrar nu se semneaza factura si restul actelor. Este mai mult decit suficient si nu se incarca o
institutie cum este AMED cu inregistrari inutile de echipamente.

_Raspuns (24 aug 2022, 17:21):

'Buna ziua. Solicitarea de prezentare a numdrului de inregistrare va avea loc dupa evaluarea tehnica si a documentelor prezentate si va fi transmisa doar catre potentialii
castigatori, care astfel vor demonstra ca produsele oferite de ei vor indeplini cerintele de calitate pentru plasarea acestora pe piata RM. In acest mod Agentia
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale nu va avea programul incarcat si va fi posibila inregistrarea conform ordinului nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017
emis de catre Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, pct. 12, Agentia inregistreaza in termen de 10 zile lucratoare in Registrul de Stat al dispozitivelor

Medicale. Vi multumim
Data:
23 aug 2022, 21:35
Subiectul intrebarii:
Lot 88
Intrebare:
Va informam ca la lotul dat, ati indicat corect, exista lampa bactericida 15w pentru 20m2, si dezinfectarea spatiului va fi in regim normal prevazut de 15min, nu
necesita supracheltuieli.
Raspuns (24 aug 2022, 17:07):
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Vi multumim de mentiune.
Data:

24 aug 2022, 12:41
Subiectul intrebirii:

Lot 105 Pat pediatric
Intrebare:

Bunai ziua, Pat pediatric sau pat pentru adolescenti ?
Rispuns (24 aug 2022, 17:07):
Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita ,,Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti”. Este necesar de un pat din sectorul pediatrie pentru pacient

adolescenti.
Data:

24 aug 2022, 12:54
Subiectul intrebarii:

Lot nr. 36 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300
Intrebare:

Stimata autoritata contractana va informam ca nu exista un asa dispozitiv care sa intruneasca toti parametrii solicitati. Va rugam sa luati in considerare experienta din
anii trecuti cind cu aceeasi configuratie nu ati putut desemna nici un cistigator. Solicitam respectuos perfectarea specificatiei conform necesitatilor reale ale
beneficiarului si nu conform unei specificatii generice care nu poate fi indeplinita de nici un producator.

Raspuns (24 aug 2022, 17:12):

Urmare a clarificirii depuse de dvs. mentiondm ci acesta este o cerinta standard/ generica. Totodata, dispozitivul medical a fost selectat de catre beneficiar ca urmare a
caracteristicilor tehnice si necesititile acestuia. in acelasi timp solicitim respectuos identificarea cerintelor tehnice exacti care ingradesc participare la procedura de

achizitie publica. Multumim pentru clarificare.
Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120
Data:

24 aug 2022, 13:49
Subiectul intrebirii:

Specificatie tehnica
Intrebare:

Referitor la Vaporizatoarele acceptate de masina de anestezie: Va rog mult sa excludeti Enfluranul pentru ca este un anestezic vechi care nu se mai utilizeaza in lume

din anii 1980 (https://en.wikipedia.org/wiki/Enflurane), iar producatorii de vaporizatoare deja nici nu mai fabrica acest tip. De aceea in urma evaluarii se exclud multi
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producatori din cauza acestui parametru, favorizind numai unul. S-au cerute 2 tipuri de vaporizatoare sevofluranul si izofluranul, ceea ce confirma ca la noi in tara
anume aceste tipuri agenti de anestezie se utilizeaza, iar celelalte "acceptate” sint puse pentru a limita concurenta.

Réspuns (24 aug 2022, 17:12):

Acest parametru este indicat ca ,,tip vaporizator acceptate™. Pentru posibilitatea de a fi utilizat in caz de necesitate. Exista multi producitori si produse care dispun de

acest parametru.
Lot nr. 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130
Data:

24 aug 2022, 13:50
Subiectul intrebarii:

specificatie tehnica
Intrebare:

Referitor la Vaporizatoarele acceptate de masina de anestezie: Va rog mult sa excludeti Enfluranul pentru ca este un anestezic vechi care nu se mai utilizeaza in lume
din anii 1980 (https://en.wikipedia.org/wiki/Enflurane), iar producatorii de vaporizatoare deja nici nu mai fabrica acest tip. De aceea in urma evaluarii se exclud multi
producatori din cauza acestui parametru, favorizind numai unul. S-au cerute 2 tipuri de vaporizatoare sevofluranul si izofluranul, ceea ce confirma ca la noi in tara
anume aceste tipuri agenti de anestezie se utilizeaza, iar celelalte "acceptate” sint puse pentru a limita concurenta.

Rispuns (24 aug 2022, 17:13):

Acest parametru este indicat ca ,.tip vaporizator acceptate”. Pentru posibilitatea de a fi utilizat in caz de necesitate. Exista multi producatori si produse care dispun de

acest parametru.
Lot nr. 77 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150
Data:

24 aug 2022, 16:44
Subiectul intrebirii:

Clarificare
Intrebare:

Buna ziua, Pentru marirea spectrului de oferte solictim respectuos majorarea diapazonului pentru parametrii gastroscopului: Adincimea cimpului vizual: 2-100 mm in
3- 100 mm Diametrul exterior <9.2 mm cu acuratetea de 0.1 mm

Raspuns (24 aug 2022, 17:16):

Urmare a clarificarii depuse de dvs. mentionam ca acesta este o cerinta standard/ generica cu caracteristici avansate, conform denumirii lotului. Dispozitivul medical a
fost selectat de cétre beneficiar ca urmare a caracteristicilor tehnice si necesititile acestuia. Mentionam ca solicitérile dvs. de modificare a specificatiei tehnice
Adancimea campului vizual: in 3- 100 mm Diametrul exterior cu acuratetea de 0.1 mm se regésesc in specificatiile tehnice pentru dispozitivul medical Sistem
videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici de bazi/medii)
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(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Modificari operate in documentatia de atribuire: (Se va completa in cazul in care au fost operate modificiri)

Rezumatul modificarilor

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupa caz)

Urmare a clarificérilor din sistemul electronic au fost operate in caietul de sarcini
urmaitoarele modificari. Pentru loturile nr. 9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit
(caracteristici avansate) Cod 130220 si 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti
(caracteristici de baza) Cod 130230 a fost modificata specificatia tehnica din
,,Diametrul 24-34 cm” in ,,Diametrul ajustabil min. 24-32 ¢cm”, astfel, in cat sa
asigure participarea operatorilor economici cu dispozitive medicale mai
performante.

Pentru lotul nr. 89 Lampa germicide (varianta stationara 20m) Cod 130150, ca
urmare a clarificarii depuse s-a adaugat puterea tubului de min. 15W, astfel cerinta
tehnica cu 1 tub, area de dezinfectare > 20 m?” sa modificat in ,,cu 1 tub min. 15W,
area de dezinfectare > 20 m?”.

Pentru lotul nr. 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570, ca urmare a
clarificarii depuse s-a modificat cerinta tehnicd din Termostat incorporat” in
. Termostat incorporat sau Corectie automata de temperatura”.

Pentru loturile 52 Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200 si 53 Glucometru
(caracteristici avansate) Cod 151210 s-a modificat cerinta tehnica din Gama de
masurare 1-30.0 mmol/L” in ,,Gama de masurare 1.1-30.0 mmol/L”.

Pentru lotul nr. 87 Lampa germicide (varianta de masa) Cod 130130 s-a exclus

parametrului tehnic ,,reglabil pana la 100 grade.
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Pentru lotul nr. 88 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140 s- a
modificat Parametrul tehnic din ,,Lampa cu tuburi, tuburile incluse in dependenti
de cantitatea solicitatd” in ,.Lampa cu tub inclus”. A fost modificat parametrul
tehnic ,,cu 1 tub, 30W, > 10 m*’in ,,cu 1 tub, 30W”’.

Pentru lotul nr. 90 Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160 s-a exclus
cerinta tehnica ,,Lampile fara reflector.

Pentru Lotul nr. 108 Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod
140760 Conform cerintelor tehnice se solicita ca dispozitivul si fie dotat cu sistem
de ventilare interna. Astfel, s-a modificat parametrul tehnic din ,, Sistem ventilare”
in ,, Sistem ventilare interna”

Termen-limita de depunere si deschidere a ofertelor prelungit
(dupd caz)

Conform sistemului de achizitii electronic Mtender

Pini la termenul-limita (data 15.09.2022, ora 17:30), au depus oferta 34 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
Administratorii
1 Tetis International Co. SRL 1003600043595 Perepelita Igor
2 Eyecon Medical SRL 1012600036108 loan-Razvan Carstocea
K] GBG-MLD SRL 1003600117582 Tudor Ceaicovschi
4 1010600028048 Vitalie Poiata
Biosistem-MLD SRL Alexandr Nasedchin
Dmitrii Kojevnikov
5 DataControl SRL 10036000007935 Alexandru Grabazei
6 Diamedix Impex SRL 1012600019967 Traian Marinescu
7 Dutchmed M SRL 1009600033367 Sveatoslav Prodan
8 .. 1002600052156 Iurcu Nicolae
Ecochimie .
Turcu Tatiana
9 Ericon SRL 10036 00000316 Gheorghe Bunic
10 Health Medical Solutions SRL 1018600009625 Trocin Caterina
11 Intermed SRL 1002600034804 Zinovia Ceaicovschi
12 Pharmony 1015600025123 Alexandru Sarco
13 Lokmera SRL 1007600011105 Nicolai [asibas
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14 Mediclim M SRL 1003600131744 Bondarciuc Roman
15 Neotec SRL 1002600048135 woﬁsz.\y:ﬁ.:dr
Coretchi Iulian
16 : 1003602008154 Goreacii Vitalie-50%
sammecieo SRL Ceban Comelia-50%
17 Triumf-Motiv SRL 1012600021180 Jighili Tatiana
18 Denolga Medical SRL 1005600059558 Gherman Irina
19 Imunotehnomed SRL 1002600012565 Petru Bolea
20 Jako Life Clinic SRL 1020600034307 Stanislav Cobiletchi
21 Natusana SRL 1006600025657 Tutunaru Diana
22 Polisano Prim SRL 1005600003425 Iola Andronic
23 Precitest SRL 1003600024349 Alexandru Chirita
24 Tehoptimed SRL 1003600087162 Stela Potinga
25 Biosistem mld SRL 1010600028048 Poiata Vitalie
26 Vipromed Service SRL 1013600002366 Octavian Savca
27 Visyosistems SRL 1014600037327 Mihail Arnaut
28 Vivamed International SRL 1007600028965 Beregoi Valeriu
29 Medpunkt SRL 1011600044267 Antonova Anna
30 Farmina SRL 1002600010549 Gutan Ghenadie
31 Echipamed Plus SRL 1003600077677 Iurchevici Valeriu
32 Alex Standard SRL 1013600018392 Bojenco Anna
33 Labromed Laborator SRL 1002600001177 Ermicev Alexandr
34 Aclo Grup SRL 1011600009752 Rodica Cobzari-Turcan
Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de citre operatorii economici:
Eye
Anc .
N | Criteriile AEL | Ajex | otec | Biosi Den | Diam | ) (o, Echip . con i
de Mod de demonstrare a o0 St Sist t _ DataC Q—NN edix d- d Ecoe | Erico | Me Farm G-
r. . - e e .. an 18 stem me ame .o . . .
4 | calificare _ indeplinirii Gru dard | em | MLD ontrol | Med | Impe M Plus himie n dica | ina ML
/o si no. criteriului/cerintei: p SRL | SR | SRL SRL ical x SRL SRL SRL | SRL 1 SRL D
selectie SRL L SRL | SRL SR SRL
L
Cererea | original - confirmat
1 de . . prn- %__omw@m + + + + + + + + + + + + + +
particip | semnaturii electronice
are de cétre
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administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegirii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;
Conform anexei nr. 7
din Documentatia
Standard  aprobata
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor nr. 115 din
15.09.2021.

Specific
atia
tehnica

- original confirmat
prin aplicarea
semndturii electronice
de catre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicitd atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
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anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;
Conform anexeinr. 22
din Documentatia
Standard  aprobatd
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor nr. 115 din
15.09.2021

Specific
atia de
pret

- original confirmat
prin aplicarea
semnaturii electronice
de catre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegirii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;
Conform anexeinr. 23
din Documentatia
Standard  aprobatd
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor nr. 115 din
15.09.2021
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DUAE

original — confirmat
prin aplicarea
semnaturii electronice
de catre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire; Notd:
prezentarea oricdrui
alt formular de DUAE
decit cel atasat la
procedurd sau
completat neconform
constituie temei de
descalificare a
operatorilor
economici.

Garantia
pentru
oferta

- 2. 00% din valoarea
ofertei fard TVA.

2530

2456
48

608
00

1600

178600

939

5989.
94

47000

35720

3480

6600

970
00

1665
+481

1750
00

-In cazul in care
garantiei bancare
urmeaza a fi
prezentatd in original
conform anexei nr. 9

Scris

oare

banc
ara

Scriso
are
bancar

Scris
oare
banc
ara
semn
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din Documentatia
Standard  aprobatd
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor nr. 115 din
15.09.2021, valabila
120 zile, - de: 2. 00%
din valoarea ofertei
fara TVA. Daca este
semnatd olograf de
citre banca se va
prezenta in original la
sediu CAPCS dupi in
termen de 72 de ore de
la data limita de
depunere a ofertelor.

ata
elect
ronic

- In cazul garantiei
pentru  ofertd sub
formda de transfer
bancar, operatorul
economic va prezenta
ordinul de platd cu
confirmarea de cétre
banca a executdrii
platii pana la termenul
limitd de depunere a
ofertei. copie
confirmat prin
aplicarea semnéturii
electronice de catre
administratorul

companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor

Tran
sfer

Tran
sfer

Trans
fer

Transf
er

Tran
sfer

Trans
fer

Transf
er

Trans
fer

Trans
fer

Tran
sfer

Trans
fer
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juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegdrii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;;

Declarat
ie
privind
valabilit
atea
ofertei
(120 de
zile)

- original - confirmat
prin aplicarea
semnaturii electronice
de cétre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat i in
cazul delegdrii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;.
Conform anexei nr. 8
din Documentatia
Standard  aprobata
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor nr. 115 din
15.09.2021
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Cerinte de calificare obligatorii

eliberat de banca
detindtoare de cont —
confirmat prin
aplicarea semnéturii
electronice de cétre
administratorul
Certific | companiei indicat in
at de Extrasul Registrului
atribuire | de Stat al persoanelor
a juridice sau de cétre
contului | persoana
bancar | imputernicitd atat si in
cazul delegéirii sau
imputernicirii
persoanei, la ofertd se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;
Dovada | Certificat/decizie de
inregistr | inregistrare a
arii intreprinderii/extras
persoan | din Registrul de Stat
el al persoanelor
juridice, | juridice; Lista
in fondatorilor
conform | operatorilor
itate cu | economici (numele,
prevede | prenumele, codul
rile personal). Operatorul
legale economic nerezident
dintara | va prezenta
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in care
ofertant
ul este
stabilit

documente din tara de
origine care dovedesc
forma de
inregistrare/atestare
ori apartenenta din
punct de  vedere
profesional copie-
confirmat prin
aplicarea semnaturii
electronice de catre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegirii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;

Certific
at
privind
lipsa
sau
existent
a
restantel
or fata
de
bugetul

eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat
(valabilitatea

certificatului -
conform  cerintelor
Serviciului Fiscal de
Stat al Republicii
Moldova), valabil la
data deschiderii
ofertelor -  copie
confirmat prin
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public
national

aplicarea semnaturii
electronice de citre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la ofertd se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;

et

Situatia
financia
ra

Ultimul raport
financiar/situatia
financiara — Copie
confirmat prin
aplicarea semnadturii
electronice de cdtre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la ofertd se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;
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Declarat
1e de la
ofertant
privind
inregistr
area in
Registru
1 de Stat
al
Dispozit
ivelor
Medical
e
(pentru
dispoziti
vele
medical

€)

cu privire la

prezentarea
numarului de
inregistrare la

AMDM 1in termen de
15 zile de la solicitare

autoritatii
contractante.
Neprezentarea
numarului de
inregistrare in

termenul  mentionat
serveste drept temei
de descalificare a
ofertei - original
conform modelului
atasat - confirmat prin
aplicarea semnaturii
electronice de citre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire.
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Nota: pentru
dispozitivele medicale
inregistrate Registrul

de Stat al
Dispozitivelor
Medicale al AMDM
la lot
se va prezenta dovada 1 si
inregistrarii (numdrul 12
de inregistre/extrasul
din Registrul de Stat
al Dispozitivelor
Medicale) pdna la
termenul limitd de
depunere a ofertelor.
Docume Documente
nte confirmatoare
confirm (prospecte),
atoare ::.:._:n_z_ Qn.
(prospec utilizare oot
te) si documente tehnice de
docume OOBmHEE..m. a
nte specificatiilor .
tehnice EoNoEwSu lista
accesoriilor
de . . . +
confirm oor_wmao:ﬁ_::( oferit
are a de ._m producétor -
specific copie - oozm.ﬁsm:m
afiflor  [|Pen  Aplicarea
v.noNoEm semnaturi o_oo:oﬁom
te, lista ce .. cgtre
movoomoa mmB_Emﬁm.:wEW .
lor companiel 59.8: in
echipaim Extrasul Registrului

de Stat al persoanelor
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entului

juridice sau de citre

oferit persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;
Catalogul
producatorului/pros
pecte/documente
tehnice, cu
indicarea/marcarea
numarului de
referinta/modelul
articolului  atribuit
umarului  de lot
oferit si a
parametrilor_tehnici
solicitati in
documentatia de
atribuire.
cu privire la instalarea
si instruirea
personalului
beneficiarului privind

Declarat | utilizarea

1]. i i
5| 1€ de la o.oerBoEm_o.n
Ofertant | livrate, organizate la

sediul beneficiarului
de catre personalul
autorizat al
furnizorului - original
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- confirmatd prin
aplicarea semndturii
electronice de citre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la ofertd se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;;

Declarat
ie de la
Ofertant

in care sa certifice
termenul de garantie
pentru echipament nu
mai mic de 24 luni din
data instalarii/livrarii,
conform specificatie
tehnice pentru fiecare
lot - originala,
confirmata prin
aplicarea semndturii
electronice de cétre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atit siin
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cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;

—

Declarat
ie dela
Ofertant

- cu privire la
garantarea perioadei
de reactie, jumitate de
ord sau mai putin la
telefon si 24 ore sau
mai putin la locul
beneficiarului in cazul
aparitiei defectiunilor
tehnice - original -
confirmata prin
aplicarea semnaturii
electronice de catre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegirii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de
imputernicire;

Declarat
ie dela
ofertant

in care sa certifice ca
anul producerii
produsului este nu

29




mai vechi de anul
2021, originala-
confirmata prin
aplicarea semnaturii
electronice; de citre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de catre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegirii sau
imputernicirii
persoanei, la ofertd se
anexeaza
actul/documentul de

imputernicire;
cu privire la
organizarea pe
perioada garantiei a
inspectiilor
planificate/intretinere
profilactica si
calibrare conform
Declarat . e
1]. * | programului stabilit si
6| de la mentenanta
Ofertant ’

dispozitivului medical
pe durata perioadei de
garantie efectuat de
citre un  inginer
calificat al
Ofertantului - original
— confirmatd prin
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aplicarea semnaturii
electronice de catre
administratorul
companiei indicat in
Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se
anexeaza
actul/documentul de

[—

Dovada
inregistr
arii in
Lista
produca

torilor,

imputernicire;;
Se va  prezenta
numadrul de

inregistrare din Lista
producitorilor pentru

Echipamente
Electronice si
Electrice, conform

prevederilor HG
212/2018 privind
gestionarea
Echipamentelor
Electrice si
Electronice (EEE) -
Original confirmata
prin aplicarea
semndturii electronice
de citre
administratorul
companiei indicat in

este
inclus
in
lista
Mem
brilor
EEE,
verifl
cat

verifi
cat
onlin
¢ sl
este
inclu
s in
lista
mem
brilor
EEE
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Extrasul Registrului
de Stat al persoanelor
juridice sau de citre
persoana
imputernicita atat si in
cazul delegarii sau
imputernicirii
persoanei, la oferta se

anexeaza

actul/documentul de
imputernicire;
Partea Il
N| Crite | Mod de He |Imun |Int {Ja |La |Lo |[M |Me [Na |[Ne |Ph [Po |Pre [Sa | Teh |Teti | Tr | Vi | Visi | Vivam
r | riile | demonstrar |alt |otehn [er |ko |bro |k |edi |dp |[tus |ote |ar |lis |cite | nm | opti |s iu | pro | osys |ed
. | de ea h |[omed |[me |Lif me me |cli (un |[an |c¢ mo | an | st edi | me |Inte | mf | me | tem | Intern
d | califi | indeplinirii |[M |[SRL |d |e |d ra m |kt |a SR [ny (o [Co |[co |d rnat | - d s ationa
/ | care | criteriului/c | edi SR Cli|La [SR|A |[SR [SR |L SR [Pr |m SR [SA |iona |M | Ser | SR |1SRL
o | side | erintei: cal L |mic|bor | L |M [L L L im | SR | L 1 oti |vic |L
selec Sol SR | ato SR SR | L SR |v |e
tie uti L |r L L L SR | SR
on SR L |L
s L
SR
L
1 | Cere | original - + |+ + |+ |+ + |+ |+ + |+ + + |+ + + + + |+ + +
rea confirmat
de prin
parti | aplicarea
cipar | semnaturii
e electronice
de catre
administrat
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orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
imputernicit
i atat si in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re; Conform
anexei nr. 7
din
Documentati
a Standard
aprobatd
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor
nr. 115 din
15.09.2021.
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Spec
ificat
ia

tehni

~

ca

- original
confirmat
prin
aplicarea
semniturii
electronice
de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
imputernicit
a atat si in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferti se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re; Conform
anexei nr.
22 din

for

lar
ul
pen
tru
lot
ul
nr.
39
nu
con
tine
se

atu
ri,

iar
for

alr
ul
pen
tru
lot
ul
nr.
42
lips
este

Nu se
regise
sc
toate
loturil
e din
formu
lar in
sistem
sau
invers,
sunt
in
formu
lar,
dar nu
in
sistem




Documentati
a Standard
aprobatd
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor
nr. 115 din
15.09.2021

Spec
ificat
ia de
pret

- original
confirmat
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
fmputernicit
a atat si in
cazul
delegarii
sau
fmputernici
rii
persoanei,
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la oferti se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re; Conform
anexei nr.
23 din
Documentati
a Standard
aprobatdi
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor
nr. 115 din
15.09.2021

DUA

original —
confirmat
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
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imputernicit
a atit siin
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re; Nota:
prezentarea
oricdrui alt
SJormular de
DUAE decit
cel atasat la
procedurd
sau
completat
neconform
constituie
temei de
descalificare
a
operatorilor
economici.

Gara
ntia
pent
ru

- 2.00%
din valoarea
ofertei fara
TVA.

59
00

3930

91
92

80

800

99
10

929
22,

733

11
40

668
24

535

23
70

150
00

615

800

440
00

54 | 573 | 238
73 (20 (10
3

52700
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ofert

-in cazulin
care
garantiei
bancare
urmeaza a fi
prezentata
in original
conform
anexei nr. 9
din
Documentati
a Standard
aprobatad
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor
nr. 115 din
15.09.2021,
valabila 120
zile, - de: 2.
00% din
valoarea
ofertei fara
TVA. Daca
este
semnati
olograf de
céitre banca
se va
prezenta in
original la
sediu
CAPCS
dupi in

Scris
oare
banc
ara
semn
ata
electr
onic

Sc
ris
0a
re

ba
nc
ar

s€

ata
ele
ctr
oni

Sc
ris
0a
re

ba
nc
ar

Se
ris
oa
re

ba
nc

ar

Seri
soar

ban
cara
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termen de
72 de ore de
la data
limita de
depunere a
ofertelor.

- in cazul
garantiei
pentru
oferta sub
forma de
transfer
bancar,
operatorul
economic va
prezenta
ordinul de
plata cu
confirmarea
de citre
banca a
executarii
platii pana
la termenul
limiti de
depunere a
ofertei.
copie
confirmat
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de catre

an
sfe

Tr
an
sfe

Tr
ans
fer

an
sfe

Tr
ans
fer

Tr
ans
fer

Tr
ans
fer

Tr
an
sfe

Tra
nsf
er

Tr
ans
fer

Tra
nsfe

an
sfe

Tr
ans
fer

Tra
nsfe

Transf

cr
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administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
a atatsiin
cazul
delegirii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferti se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
ress

Decl
arati
e
privi
nd
vala
bilita
tea
ofert

- original -
confirmat
prin
aplicarea
semniturii
electronice
de citre
administrat
orul
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ei
(120
de

zile)

companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
a atat siin
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
Ia oferta sc
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re;.
Conform
anexei nr. 8
din
Documentati
a Standard
aprobati
prin Ordinul
Ministerului
Finantelor
nr. 115 din
15.09.2021

41




Cerinte de calificare
obligatorii

7 | Certi | eliberat de
ficat | banca

de detinatoare
atrib | de cont -
uire | confirmat

a prin

cont | aplicarea
ului | semnaturii
banc | electronice
ar de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
a atat siin
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferti se
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anexeaza

actul/docum
entul de
imputernici
re;
Dova | Certificat/de
da cizie de
inreg | inregistrare
istra | a
rii intreprinder
pers | ii/extras din
oane | Registrul de
i Stat al
jurid | persoanelor
ice, juridice;
in Lista
conf | fondatorilor
ormi | operatorilor
tate | economici
cu (numele,
prev | prenumele,
ederi | codul
le personal).
legal | Operatorul
edin | economic
tara | nerezident
in va prezenta
care | documente
ofert | din tara de
antul | origine care
este | dovedesc
stabi | forma de
lit inregistrare/

atestare ori
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apartenenta
din punct de
vedere
profesional
copie-
confirmat
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de catre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
i atat si in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeazi
actul/docum
entul de
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imputernici
re;

Certi
ficat
privi
nd
lipsa
sau
exist
enta
resta
ntelo

fata
de
buge
tul
publi

natio
nal

eliberat de
Serviciul
Fiscal de
Stat
(valabilitate
a
certificatulu
i - conform
cerintelor
Serviciului
Fiscal de
Stat al
Republicii
Moldova),
valabil la
data
deschiderii
ofertelor -
copie
confirmat
prin
aplicarea
semnéaturii
electronice
de catre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
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Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
a atat i in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re;

==

Situa

tia

finan
ciara

Ultimul
raport
financiar/sit
uatia
financiara —
Copie
confirmat
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de citre
administrat
orul
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companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
a atat si in
cazul

delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferti se
anexeazi
actul/docum
entul de
imputernici
re;
Decl | cu privire la
arati | prezentarea
ede | numirului
la de
ofert | inregistrare
ant la AMDM
privi | in termen de
nd 15 zile de la
inreg | solicitare
istra | autoritatii
rea contractante
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Y

1n

Regi | Neprezentar
strul | ea
de numarului
Stat | de
al inregistrare
Disp | in termenul
oziti | mentionat
velor | serveste
Medi | drept temei
cale |de
(pent | descalificare
ru a ofertei -
disp | original
oziti | conform
vele | modelului
medi | atasat -
cale) | confirmat
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
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imputernicit
a atat si in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re.

Notd: pentru
dispozitivele
medicale
inregistrate
Registrul de
Stat al
Dispozitivelo
r Medicale
al AMDM se
va prezenta
dovada
inregistrarii
(numdarul de
inregistre/ex
trasul din
Registrul de
Stat al
Dispozitivelo
r Medicale)
péand la
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termenul

limita de
depunere a
ofertelor.
Docu | Documente
ment | confirmatoa
e re
confi | (prospecte),
rmat | manualul de
oare | utilizare si
(pros | documente
pecte | tehnice de
) si confirmare
docu | a
ment | specificatiilo
e r
tehni | prezentate,
ce de | lista
confi | accesoriilor
rmar | echipament
ea ului oferit
speci | dela
ficati | producator
ilor | —copie -
prez | confirmati
entat | prin
e, aplicarea
lista | semnaturii
acces | electronice
oriil | de catre
or administrat
echi | orul
pam | companiei
entul | indicat in
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ui
oferi

Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
imputernicit
a atat si in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
ancxeazi
actul/docum
entul de
imputernici
re;

Catalogul
producitoru
lui/prospect
e/documente
tehnice, cu
indicarea/m
arcarea
numarului
de
referinta/mo
delul
articolului
atribuit
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umarului de
lot oferit si a
parametrilo
r tehnici
solicitati in
documentati
ade
atribuire.

Decl
arati
e de
la
Ofer
tant

cu privire la
instalarea si
instruirea
personalului
beneficiarul
ui privind
utilizarea
echipamente
lor livrate,
organizate
la sediul
beneficiarul
ui de catre
personalul
autorizat al
furnizorului
- original -
confirmata
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de catre
administrat
orul
companiei
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indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
a atat siin
cazul
delegarii
sau
fmputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeazi
actul/docum
entul de
imputernici
ress

[y

Decl
arati
ede
la
Ofer
tant

in care sa
certifice
termenul de
garantie
pentru
echipament
nu mai mic
de 24 luni
din data
instalarii/liv
ririi,
conform

53




specificatie
tehnice
pentru
fiecare lot -
originali,
confirmata
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
i atat siin
cazul
delegirii
sau
imputernici-
rii
persoanei,
Ia oferti se
anexeaza
actul/docum
entul de
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imputernici
re;

1 | Decl | - cu privire int
4 | arati | la erv
ede | garantarea ent
la perioadei de ia
Ofer | reactie, ing
tant | jumatate de ine
ora sau mai rilo
putin la r
telefon si 24 de
ore sau mai ser
putin la vic
locul ein
beneficiarul ma
ui in cazul xi
aparitiei m
defectiunilo 24h
r tehnice - (ex
original - cep
confirmati tan
prin d
aplicarea zile
semnaturii le
electronice de
de citre odi
administrat hn
orul a
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
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de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
imputernicit
a atat siin
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re;

j—

Decl
arati
ede
la
ofert
ant

in care sa
certifice ca
anul
producerii
produsului
este nu mai
vechi de
anul 2021,
originala-
confirmata
prin
aplicarea
semnaturii
electronice;
de citre
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administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
imputernicit
a atat siin
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re;

Pk

Decl
arati
ede
la
Ofer
tant

cu privire la
organizarea
pe perioada
garantiei a
inspectiilor
planificate/i
ntretinere
profilactica
si calibrare
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conform
programulu
i stabilit si
mentenanta
dispozitivul
ui medical
pe durata
perioadei de
garantie
efectuat de
citre un
inginer
calificat al
Ofertantului
- original —
confirmata
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de citre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de catre
persoana
imputernicit
i atit si in
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cazul

delegirii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
ress
1| Dova | Seva Declar
7 | da prezenta atie,
inreg | numirul de pani
istra | inregistrare la

rii in | din Lista livrare

Lista | producatoril online,

prod | or pentru am

ucat | Echipament gasit:

orilo |e 70.

r, Electronice MD20
si Electrice, 21-6-
conform EEE-
prevederilor 021
HG im
212/2018 VIVA
privind MED
gestionarea INTE
Echipament RNAT
elor IONA
Electrice si L
Electronice SRL
(EEE) - 10076
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Original
confirmata
prin
aplicarea
semnaturii
electronice
de catre
administrat
orul
companiei
indicat in
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice sau
de citre
persoana
imputernicit
i atat si in
cazul
delegarii
sau
imputernici
rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re;

00028
965
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1| Decl | Seva

8 | arati | prezenta de
a catre
privi | ofertantul
nd desemnat
confi | castigitor in
rmar | termen de S
ea zile de la
bene | data
ficia | comunicarii
rilor | rezultatelor
efect | procedurii
ivi i | de achizitie
nein | publici, in
cadr | adresa
area | autoritatii
acest | contractante
ora (CAPCS) si
in Agentiei
situa | Achizitii
tia Publice,
cond | conform
amn | modelului
arii aprobat
pent | prin
ru Ordinul
parti | Ministerului
cipar | Finantelor
eala | mor.
activ | 145/2020,
ititi | semnat in
ale format
unei | electronic,
orga | de citre
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nizat | administrat
ii sau | orul
grup | companiei
ari indicat in
crim | Extrasul
inale | Registrului
5 de Stat al
pent | persoanelor
ru juridice sau
coru | de citre
ptie, | persoana
frau | imputernicit
da a atat si in
si/sa | cazul
u delegarii
spila | sau
re de | imputernici
bani | rii
persoanei,
la oferta se
anexeaza
actul/docum
entul de
imputernici
re.
Nota | Ofertatntul
(pent | nu este
ru obligat sa
echi | inregistreze
pam | in Registrul
entel | de Stat al
e Dispozitivel
elect | or Medicale
rice) | a Agentiei
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Medicament
ului si
Dispozitivel
or Medicale
bunurile
contractate
pini la
momentul
livrarii
acestora. (In
specificatia
tehnicd a
loturilor este
indicat dacd
de accepti
echipamente
le electrice
sau
dispozitive
medicale)

™~

Nota

Operatorul
economic va
fi respins
din cadrul
procedurii
de atribuire
in cazul in
care nu va
incirca in
SIA RSAP
(Mtender)
oferta
pentru
loturile care
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sunt
indicate in
formularul
specificatiilo
r de pret.

2 | Noti | In

oferta ,for
mularul
specificatiilo
r tehnice” se
va indica
obligatoriu
codul
produsului
oferit,
inclusiv, a
tututor
accesoriilor
pentru a
putea fi
identificat
conform
catalogului
w-.oua.:»r
In caz
contrar
oferta va fi
respinsi.

[y

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire §i se va consemna prin:
prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare)
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Informatia privind nc-.»é::mo_dw 3.2.8_2. cu cerintele solicitate:

Pret
Ww.ﬂ C‘»::J._w...m Lot MMNW« —NM* M“.\..m.. - Model art/ Tara de origine/ Producitor Ofertant Ooggmc::aw : Z_“mnro.“._onm%::gm nmq::n_o-.
. TVA) P
> 9l
Wvax.i .O.m,ﬁCmX_n \ Nu corespunde cerintelor tehnice
xcentmedical /Germania S :
1. S-a solicitat tip vaporizator acceptate
Desfluran s-a oferit fara. Conform clarificarilor
Masina de anestezie sun prezentate datele din modulul ,,16.11 CO2
i | (caracteristici medii) medule specification”. In acest modul este
Cod 110120 prezentat performanta tehnica pentru modulul
CO2 si nu pentru vaporizatoare.
2. S-a solicitat Frina centralizati pentru fixarea
Eyecon Medical | aparatului s-a oferit cu frina tip descentralizat,
395000 474000 SRL individual pe fiecare roata.
. \ WATO EX-65 +
Masina de anestezie ePM12/ China /Mindray
1 (caracteristici medii)
Cod 1190120 Dutchmed-M
426000 511200 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Masina de anestezie Aeon8600A +
i (caracteristici medii) BT-770 /China + Coreea / DataControl
Cod 110120 444500 533400 | AeonMed + Bistos SRL
Masina de anestezie Atlas N5+Taurus/
! (caracteristici medii) China/ Northern Meditec Ancotec Sistem
Cod 110120 445000 534000 SRL
Masina de anestezie CS650+B105 USA/SUA GE Medical Systems
1 (caracteristici medii)
Cod 110120 598628 718353.6 Intermed SRL s-a oferit 2buc, s-a solicitat o bucata
Masina de anestezie Atlan A300 + Vapor 2000 ISO + Vapor 2000 Sevo +
i {caracteristici medii) Vista 120 CO/ Echipamed-Plus
Cod 110120 575000 810000 | Germania/ Drigerwerk AG & Co. KGaA SRL
Aeon 8800A + BT-780/ : 1
Masina de anestezie Chinh # o el %:moogm_vccam anw::o_oﬂ tehnice o e
caracteristici : -a solicitat Debitmetre gama, L/min >0 -
2 mm<m:mm8v Cod sy FL s-a oferit Air - 0-12L/min., pag.6;
110130 DataControl 2. S-a solicitat Vaporizator / tip vaporizator
522500 627000 SRL acceptate / Desfluran s-a oferit fara;
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Masina de anestezie
(caracteristici
avansate) Cod

110130

APUSX3+ CETUSX15/
Axcentmedical, Germania

Nu corespunde cerintelor tehnice

1. S-a solicitat tip vaporizator acceptate
Desfluran s-a oferit fara. Conform clarificarilor
sun prezentate datele din modulul ,,16.11 CO2
module specification”. In acest modul este
prezentat performanta tehnica pentru modulul
CO2 si nu pentru vaporizatoare.

2. S-a solicitat Frina centralizata pentru fixarea

Eyecon Medical | aparatului s-a oferit cu frina tip descentralizat,
536764 644116.8 SRL individual pe fiecare roata.
Masina de anestezie WATO EX-65 +
(caracteristici BeneVision N15/ China/ Mindray
avansate) Cod Dutchmed-M
110130 554600 665520 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Prima 465
Masina de anestezie * UM 500-15-5
. United
(caracteristici .
avansate) Cod WEmaw:?
110130 Slovacia .
Penlon+ UTAS Health Medical
597685.5 717222.6 | Technologies Solutions SRL
Masina de anestezie Atlas N7+Venus/
(caracteristici China /Northern Meditec
avansate) Cod Ancotec Sistem
110130 636000 763200 SRL
Masina de anestezie CS650+B155 USA/SUA GE Medical Systems
(caracteristici
avansate) Cod
110130 720760 864912 Intermed SRL
Masina de anestezie Atlan A300 + Vapor 2000 ISO + Vapor 2000 Sevo +
(caracteristici Vista 120 CO/
avansate) Cod Germania/ Drigerwerk AG & Co. KGaA Echipamed-Plus
110130 730000 876000 SRL
Balon resuscitare 0722C1+0703+0727 Italia Fazzini Vivamed Nu corespunde cerintelor tehnice
AMBU neonatal International 1. S-a solicitat Marime mascd 1 si 2 s-a oferit
Cod 110410 633 759.6 SRL doar marimea 2 (0703).
Reusable
Balon resuscitare resuscitator Infant
AMBU neonatal 130 250 + Mask size
Cod 110410 130 220, 130 221 + Dutchmed-M
732 878.4 | Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed SRL Corespunde cerintelor tehnice
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Balon resuscitare
AMBU neonatal

GTO012-300A/ China
Ningbo Greetmed Medical

Cod 110410 800 960 | Instruments Co., LTD Natusana SRL
Balon resuscitare Moretti RA143 Infant cu masca N1 + masca N2 Tetis
AMBU neonatal RA432 Italia Moretti International
Cod 110410 990 1188 SRL
Balon resuscitare 0721C3+0703+0727 Italia Fazzini Vivamed Nu corespunde cerintelor tehnice
AMBU copii Cod International 1. S-a solicitat Marime masci 2 si 3 s-a oferit
110420 662 794.4 SRL doar marimea 2 (0703).
Reusable
- resuscitator
Balon e suscitre Pediatric 130 251 +
AMBU copii Cod A
110420 Mask size 130 222,
130 223 + Bag 130 Dutchmed-M
744 892.8 | 277/ Turcia/ Plastimed SRL Corespunde cerintelor tehnice
Balon resuscitare Moretti RA142 cu masca N3 + masca N2 Tetis
AMBU copii Cod RA432 Italia Moretti International
110420 782 938.4 SRL
Balon resuscitare GTO012-300A/ China/ Ningbo Greetmed
AMBU copii Cod Medical Instruments
110420 800 960 | Co., LTD Natusana SRL
Reusable
Balon resuscitare resuscitator Adult
AMBU aduiti Cod 130 252 + Mask size
110430 130 224, 130 225 + Dutchmed-M
785 942 | Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed SRL Corespunde cerintelor tehnice
Balon resuscitare ST01 25000/
AMBU adulti Cod Q::.m\ Ningbo Greetmed
110430 Medical Instruments
800 960 | Co., LTD Natusana SRL
Balon resuscitare 34245+34225+34258 Italia Gima Vivamed
AMBU adulti Cod International
110430 811.67 974 SRL
Balon resuscitare Moretti RA141 cu masca N5 Italia Moretti Tetis
AMBU adulti Cod International
979 1174.8 SRL

110430
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Laringoscop adult cu

34477+34471+34472+34473+34474+34467+31542

Nu corespunde cerintelor tehnice

f x Italia Gima Vivamed S-a solicitat trusi pentru pastrare/depozitarea
ibra optica, LED i 3 X Lo ; :
Cod 110610 International dispozivului G.?:oﬂ_o de noa.v_ongw_m
6214.5 7457.4 SRL lamelelor solicitate a fost oferit fara trusa
03.41140.521+12.80005.0
Laringoscop adult cu 02+03.42013.621+03.420
fibeiaptical LED 13.631+03.42013.641+03
Cod 110610 .Amoa.m.m:.ow.oooou.oﬁ
Germania Kirchner& Wil GBG-MLD
9660 11592 | helm SRL Corespunde cerintelor tehnice
34498 Italia Gima Nu corespunde cerintelor tehnice
Laringoscop adult 1. S-a solicitat Lamele laringoscop marimea 2 s-
pentru intubatii Vivamed a oferit fara;
dificile Cod 110620 International 2. S-a solicitat incarcitor de la priza de perete
7463.33 8956 SRL 220V, 50Hz s-a oferit fara
03.41140.521+12.80005.0
e A 02+03.42053.621+03.420
: = 53.631+03.42053.641+27
. wo.aﬂ: intubatii 133
S 0020 Germania Kirchner& Wil GBG-MLD
17950 21540 | helm SRL Corespunde cerintelor tehnice
Lampa chirurgicala MICARE PowerLED E700 China/ Nanchang Micare
cu 1 satelit Medical Equipment Co.,Ltd
(caracteristici
avansate) Cod
130220 78400 94080 Medpunkt SRL | Corespunde cerintelor tehnice
Lampa chirurgicala 30782 Italia Gima
cu 1 satelit
(caracteristici Vivamed
avansate) Cod International
130220 83905 100686 SRL
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Lampa chirurgicala

700 LED / China/ Huifeng

cu 1 satelit Medical
9 (caracteristici
avansate) Cod Triumf-Motiv
130220 84000 100800 SRL
Lampa chirurgicala STARLED 3 NX+TW+Sync/
cu 1 satelit ACEM, Italia
9 (caracteristici
avansate) Cod Eyecon Medical
130220 98000 117600 SRL
Lampa chirurgicala OL-03 /Polonia/ Infimed
cu 1 satelit
9 (caracteristici
avansate) Cod DataControl
130220 105320 126384 SRL
Lampa chirurgicala LD10.01 Turcia Inspital
cu 1 satelit
9 (caracteristici Tetis
avansate) Cod Intemational
130220 124078 148893.6 SRL
49119 Italia Gima Nu corespunde cerintelor tehnice
Lampa chirurgicala 1. S-a solicitat Dimensiunea cimpului, cm /
10 cu 2 sateliti Diametrul ajustabil min. 24-32 cm s-a oferit
(caracteristici de Vivamed 13.5-27 cm;
: baza) Cod 130230 International 2. S-a solicitat Dimensiunea cimpului, cm /
84916.67 101900 SRL Adincimea > 80 c¢m s-a oferit 58 cm;
MICARE PowerLED E700/500 China Nu corespunde cerintelor tehnice
Lampa chirurgicala Nanchang Micare Medical 1. S-a solicitat Dimensiunea cimpului, cm /
10 cu 2 sateliti Equipment Co.,Ltd Diametrul ajustabil min. 24-32 cm s-a oferit
(caracteristici de pentru satelitull 15-35 cm iar pentru satelitul 2
baza) Cod 130230 9-26 cm, pag.3; Satelitun nr.2 nu corespunde
115000 138000 Medpunkt SRL | cerintelor
- Lampa chirurgicala STARLED 3 NX+3NX/
10 cu 2 sateliti ACEM, Italia
(caracteristici de Eyecon Medical
baza) Cod 130230 160000 192000 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Lampa chirurgicala OL-02 (130 0001ux)
10 cu 2 sateliti + TL-01 (60 0001ux) /
(caracteristici de Polonia/ Infimed DataControl
baza) Cod 130230 165380 198456 SRL
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Lampa chirurgicala

LD10.02 Turcia Inspital

10 cu 2 sateliti Tetis
(caracteristici de International
baza) Cod 130230 229000 274800 SRL
Lampa chirurgicala
10 cu 2 sateliti
(caracteristici de AELO GRUP
baza) Cod 130230 262650 315180 | Penta63N+30N /ltalia/ Rimsa SRL gresala aritmetica la suma totala cu TVA
F-36.00+05.0016+05.0001 Italia Fazzini Nu corespunde cerintelor tehnice
1 Aspirator toracal Vivamed S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB cerinta
Cod 130310 International data nu a fost demonstrata in urma solicitarii
2144.15 2572.98 SRL scrisorii de clarificare.
Aspirator toracal Aspirator toracal LTA 270 +15 filtre antibacteriene Tetis
11 Cod 130310 LRA204 + vas collector LRA372 Italia GIMA International
4280 5136 SRL Corespunde cerintelor tehnice
" Aspirator toracal F-40/ Italia /Fazzini SEE LD
Coq| 130510 4880 5856 SRL
. Aspirator toracal New Askir 30 (RE 310100/02)/ Italia /Ca-Mi DataControl
Cod 130310 6380 SRL

7656

: F-31.00+05.0016 Italia Fazzini Vivamed
Aspirator urgente :
12 Cod 130320 International
5328.33 6394 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Aspirator urgente Aspirator urgente, Super Vega Battery, #28190 Italia | Tetis .
12 Cod 130320 GIMA International
8870 10644 SRL
1 Aspirator urgente 28190/Super Vega battery Italia Gima CREMED
God 150520 9220 11064 SRL
5 Aspirator urgente 23B.III China ARI Vipromed
Cod 130320 10687.25 12824.7 Service SRL
. New Askir 118
A t t
12 B3 130555 (RE 410151/ Italia/ Ca-Mi DataControl
12840 15408 SRL
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Aspirator chirurgical

F-60B+05,0016 ltalia Fazzini

Nu corespunde cerintelor tehnice

] Vivamed S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB cerinta
13 portabil Cod - : e
130330 International amﬁ.m nu a fost awaosmqm:m in urma solicitarii
9000 10800 SRL scrisorii de clarificare.
Aspirator chirurgical Aspirator chirurgical portabil, with trolleySuper Tetis
13 portabil Cod Vega, #28193 Italia GIMA International
130330 9920 11904 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Aspirator chirurgical 23C.II China ARI
13 portabil Cod Vipromed
130330 12214 14656.8 Service SRL
Aspirator chirurgical F-60B/ Italia /Fazzini
13 portabil Cod GBG-MLD
130330 12320 14784 SRL
Aspirator chirurgical 28204+28237 Italia Gima
14 (performanta Vivamed
avansata) Cod International
130350 11202.62 13443.14 SRL Clarificari
Aspirator chirurgical NewHospivac 350 Full 5
14 (performanta (RE 410356/05) /
avansata) Cod Italia/ Ca-Mi DataControl
.ﬂ 130350 12940 15528 SRL
*-. Aspirator chirurgical Clinic Plus, #28198 Italia GIMA
u 14 (performanta Tetis
avansata) Cod International
130350 15450 18540 SRL
Aspirator chirurgical 23C.X China ARI
14 (performanta
avansata) Cod Vipromed
130350 15572.85 18687.42 Service SRL
A spirator chirurgical SAOIHT /Turcia/ Elmaslar
14 (performanta
avansata) Cod Dutchmed-M
» 130350 15600 18720 SRL
Aspirator chirurgical 28198/ Italia/ Gima
14 (performanta
avansata) Cod GBG-MLD
130350 17440 20928 SRL
! SVP-B0007 conf-rech Semi-Automatic AED
Defibrilator extern, : e
15 semiautomat Cod e Zow:oncm : )
130400 Manual Override Amvﬁo:n.oENoa Biosistem-MLD
42285.56 50742.67 | Cardioversion) + electrozi SAV-C0846 - 3 SRL Corespunde cerintelor tehnice
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buc si SAV-C0016 - 3 buc
/Ttalia /AMI

Defibrilator extern,

BeneHeart D1 PRO/ China/ Mindray

15 semiautomat Cod Dutchmed-M
130400 55600 66720 SRL
Defibrilator extern, DefiMAX
15 semiautomat Cod Mobile/ Polonia /Emtel
130400 72100 86520 Neotec SRL
HeartSave 6 /Primedic, Nu corespunde cerintelor tehnice
Defibrilator extern, Germania S-a solicitat Baterie / Timp de operare > 300 de
16 automat Cod descdrciari la energia maxima s-a oferit 200
130410 Eyecon Medical | descarcari la 360J, pag.4, Discharges/shocks
35220 42264 SRL 200@360J)
I BeneHeart C1A/ China/ Mindray Nu corespunde cerintelor tehnice
Defibrilator extern, o : ¢
16 RS TR S-a mw:m:.ﬂ wmﬁo:w / ,_,_E.v Amo operare >300 de
130410 Dutchmed-M ammomaomj la energia maxima s-a oferit 200
42150 50580 SRL descarcari la 360J.
Incalzitor pentru Ampir 01 cu stativ
componente Suir /TahatAksi/ Belarus
17 sanguine si solutii
infuzabile Cod % Jako Life Clinic
130650 40000 48000 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Incalzitor pentru FT1800 Germania Keewell
componente Medical
17 sanguine si solutii
infuzabile Cod Triumf-Motiv
130650 45000 54000 SRL

AR-7610/ China /RedSun

s i R Optical GBG-MLD

A 57330 68796 SRL Corespunde cerintelor tehnice

RM-9600 /China/ Ningbo

19 >:%~M¢ww%ﬂwwg Ming Sing Ancotec Sistem

© 80500 96600 SRL

Oftalmoscop Cod Piccolight ES6LED/ Germania/ Kirchner& Wil
20 170500 helm GBG-MLD
3220 3864 SRL Corespunde cerintelor tehnice
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Dispozitiv electro- ZEUS-400 /Coreea /Zerone Nu corespunde cerintelor tehnice
chirurgical 1. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 120 W s-a
22 | (diatermocoagulator oferit 100W;
caracteristici de Ditchmed-M 2. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 250 Ohm s-a
baza) Cod 280200 49195 59034 SRL oferit 200 Ohm;
Dispozitiv electro- EXCELL 350
chirurgical MCDSe /Italia/ Alsa
22 | (diatermocoagulator
caracteristici de DataControl
baza) Cod 280200 64200 77040 SRL Corespunde cerintelor tehnice
ZEUS-400/ Coreea/ Zerone Nu corespunde cerintelor tehnice
1. S-a solicitat Monopola / T#iere > 350 Ohm s-
Dispozitiv electro- et O:E,
i ; 2. S-a solicitat Monopola / Coagulare > 150 W
chirurgical : ;
(diatermocoagulator FaRlent {205 t
23 ity 3. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 140 W s-a
caracteristici d
avansate) Cod Dfeus _oo.s.\w : i
: 280220 4. mwm solicitat Bipolar / Taiere > 300 Ohm s-a
oferit 200 Ohm;
Dutchmed-M 5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare > 120 W s-a
66360 79632 SRL oferit 100 W;
I Dispozitiv electro- EXCELL 400
- chirurgical MCDSe /Italia /Alsa
23 A&mﬂmgooﬁmm:_.&g
caracteristici
avansate) Cod DataControl
280220 78920 94704 SRL Corespunde cerintelor tehnice
ZEUS-400 + Cart /Coreea/ Zerone Nu corespunde cerintelor tehnice
1. S-a solicitat Monopola / T4iere > 350 Ohm s-
. s a 300 Ohm;
Disp oziy w_moqQ- 2. S-a solicitat Monopola / Coagulare > 150 W
chirurgical : -
: s-a oferit 120 W;
24 ammﬁo::.oo.om._m:_ﬁwa 3. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 140 W s-a
caracteristici medii) 5 :
cu troliu Cod Qi _oo.cf.\, 3 i
280240 4. mum solicitat Bipolar / Taiere > 300 Ohm s-a
oferit 200 Ohm;
Dutchmed-M 5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare > 120 W s-a
73450 88140 SRL oferit 100 W;
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200L Cod 140700

BPR-5V238 +

Dispozitiv electro- EXCELL 350
chirurgical MCDSe/ ltalia/ Alsa
24 (diatermocoagulator
caracteristici medii) :
cu troliu Cod DataControl
280240 83620 100344 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Frigider pentru www-m/.: _m.+ . Nu corespunde cerintelor tehnice :
e R 8 cosuri/ China/ Biobase 1.Nua m.oﬁ aoBoamz.mﬁvwEEmsd._ tehnic
25 transparenta 100- Omogenitatea/ uniformitatea termicd HM. HECY
200L Cod 140700 DataControl 2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic
18530 22236 SRL Zgomot < 48 dB;
Frigider pentru YC-130 L/ China/ Meiling
25 reactivi cu usa Cryogenics
transparenta 100- . Triumf-Motiv Nu corespunde cerintelor tehnice
200L Cod 140700 23000 27600 SRL 1. S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 54 dB;
Frigider pentru INOPR — 130 L /Turcia/ Inovia
95 reactivi cu usa
transparenta 100- Nu corespunde cerintelor tehnice
25140 30168 Neotec SRL 1. S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 54 dB;

Nu corespunde cerintelor tehnice

transparenta 200-
300L Cod 140710

Ericon SRL

m:m—w o pensy 8 cosuri/ China/ Biobase 1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic
26 :MMMO MMMM wwmo- Omogenitatea/ uniformitatea termica +2 °C;
3 oohv@o d 140710 DataControl 2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic
21080 25296 SRL Zgomot < 48 dB;
ECO250ASI /Turcia/ Coolermed Nu corespunde cerintelor tehnice
Frigider pentru 1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic
et Numir de rafturi > 4;

26 Ieacivligreisd 2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic

Omogenitatea/ uniformitatea termica +2 HCH
3. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic
Zeomot <48 dB;
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S

INOPR 55 L /Turcia/ Inovia

-

Analizator
semiautomat, de
urina cu masurare
continue Cod
150120

Mission U500 (U211-
111)+10U (U031-101) SUA
ACON LABORATORI

ES INC.

Sanmedico SRL | Corespunde cerintelor tehnice

F a.mmw.aﬂ. pentru Nu corespunde cerintelor tehnice
27 | vaccini 40-60L Cod S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal s-a
140860 26300 31560 Neotec SRL oferit oferit de tip vertical
Frigider pentru BPR-5V68+3 Nu corespunde cerintelor tehnice
28 | waccini 60-95L Cod cosuri /China /Biobase DataControl S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal s-a
140870 14450 17340 SRL oferit oferit de tip vertical
_un.mm.aow pentru INOPR —75 L/ Turcia Inovia Nu corespunde cerintelor tehnice
28 | vaccini 60-95L Cod S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal s-a
140870 27400 32880 Neotec SRL oferit oferit de tip vertical
i INOPR - 130 L /Turcia/ Inovia
i Fr _m.a.ow %m_:mﬁmﬁ Nu corespunde cerintelor tehnice
: <m%omn_ Eo.wmo S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal s-a
p 33345 40014 Neotec SRL oferit oferit de tip vertical
- BPR-5V108+5 5
m:m._a.ﬁ pentru Smmnm\/mawm /Biobase Nu corespunde cerintelor tehnice :
29 vaccini 95-130L DataControl S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal s-a
! ﬂoa, 140880 41208 SRL oferit oferit de tip vertical :
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32

Analizator
biochimic, automat
100 teste, cu sistem
de tip deschis Cod

150200

80000

96000

Selectra ProS (cod:
6003-543)/ Olanda/ Elitech

GBG-MLD
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

32

Analizator
biochimic, automat
100 teste, cu sistem
de tip deschis Cod

150200

117000

140400

BK-200/ China /Biobase

DataControl
SRL

Analizator
biochimic, automat
300 teste, cu sistem
de tip deschis Cod
150220

80000

96000

Mach5 (cod: 6004-301)/ Olanda/ Elitech

GBG-MLD
SRL

Nu a fost regasit oferta tehnica

34

Analizator biochimic
cu cuva,
semiautomat, cu
sistem de tip deschis
Cod 150240

30200

36240

Biobase-Silver /China/ Biobase

DataControl
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

34

Analizator biochimic
cu cuva,
semiautomat, cu
sistem de tip deschis
Cod 150240

32000

38400

SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer /China
/Clindiag

Biosistem-MLD
SRL

34

Analizator biochimic
cu cuva,
semiautomat, cu
sistem de tip deschis
Cod 150240

35000

42000

Biobase Silver /China/ Biobase/

Ericon SRL

34

Analizator biochimic
cu cuva,
semiautomat, cu

64330

77196

Stat Fax 1904+ Mosquito/ SUA /Awareness
Technologies

GBG-MLD
SRL
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sistem de tip deschis

35

Cod 150240
Analizator SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer/ China
biochimic, Clindiag

semiautomat, cu
sistem de tip deschis
Cod 150250

28000

33600

Biosistem-MLD
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

35

Analizator
biochimic,
semiautomat, cu
sistem de tip deschis
Cod 150250

32000

38400

Biobase Silver /China/ Biobase/

Ericon SRL

Analizator
biochimic,
semiautomat, cu
sistem de tip deschis
Cod 150250

Analizator automat,

cu
chemoluminiscenta
Cod 150300

232200

Stat Fax 1904 /SUA/ Awareness Technologies

CL

GBG-MLD
SRL

Echipamed-Plus
SRL

Nu corespuade cerintelor tehnice
1. S-a solicitat Teste anti CPP, Alergeni
specifici IgE, Alergeni specifici IgG,
Osteocalcina, Alergeni s-a oferit fara
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CELL-Dyn Ruby
(cod: 08H67-01) /ABBOTT/ USA

Nu corespunde cerintelor tehnice

1. S-a solicitat Metode de masurare -
impendansmetrici s-a oferit fara;

2. S-a solicitat Metode de masurare fotometrica

Cod 150530

123825

M00204/ Austria/ EXIAS

Analizator s-a oferit fara;
hematologic, 3. S-a solicitat Reagenti / Sa fie inclus toti
38 | automat (5 diff), cu reagentii necesari pentru efectuarea analizelor si
sistem de tip deschis buna functionare a > 1000 analize s-a oferit
Cod 150530 500;
4. S-a solicitat Consumabile / Sa fie incluse >
1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru
GBG-MLD colectarea singelui integru, compatibile cu
70000 84000 SRL analizorul oferit s-a oferit 500;
Analizator BC-5150 Auto Hematology Analyzer/ China
hematologic, /Mindray
38 automat (5 diff), cu
sistem de tip deschis Biosistem-MLD
148590 SRL

Corespunde cerintelor tehnice

Analizator
40 ionoselectiv Na, K, Precitest Com
Cl Cod 150610 20800 24960 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Analizator EasyLyte/ SUA/ Medica
40 ionoselectiv Na, K, GBG-MLD
Cl Cod 150610 30000 36000 SRL
Analizator Smartlyte+ ISE analyzer/ SUA /Diamond
40 ionoselectiv Na, K, Biosistem-MLD
Cl Cod 150610 37050 44460 SRL
Analizator Smartlyte+ ISE analyzer /SUA /Diamond
41 ionoselectiv, pentru
laborator specializat Biosistem-MLD
Cod 150640 40950 49140 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Analizator Nu este formularul tehnic
a1 ionoselectiv, pentru
laborator specializat Precitest Com
Cod 150640 20800 24960 SRL




Analizator
ionoselectiv, pentru

EasyLyte Expand/ SUA/ Medica

41 laborator specializat GBG-MLD
Cod 150640 60330 72396 SRL
. Rapid Point 500e/ Germania/ Siemenes Healthineers Nu corespunde cerintelor tehnice
: 1. S-a solicitat Stocarea datelor / Date analize
Analizator automat J
ale gazelor si ey .Hooo. ]
42 Seaelitions w:mm_m:m.: s-a oferit 250; o
dande Co d 150700 : N..m-m solicitat Stocarea datelor / Date calibrari
Diamedix min. 1600
130998 157197.6 Impex SRL inregistrari s-a oferit 250;
Stat Profile Prime+/ SUA/ Nova Biomedical Nu corespunde cerintelor tehnice
Analizator automat 1. S-a solicitat Volum proba / Capilar < 100 pL
42 ale gazelor si s-a oferit 135 uL, Sample draw requirement is
electrolitilor in 135uL, pag.7 Brosura;
sange Cod 150700 GBG-MLD 2. S-a solicitat Detector de cheag de sange s-a
240220 288264 SRL oferit Clot Protection;
Analizator portabil BGA-102 / China / Wondfo
pentru determinarea
n 43 echilibrului acido-
i bazic in singe Cod Echipamed-Plus
. 130710 148500 178200 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Analizator portabil EPOC/ Germania/ Siemens Healthineer
pentru determinarea
.43 echilibrului acido-
bazic in singe Cod Diamedix
150710 168499 202198.8 Impex SRL
Analizator portabil i-STAT Alinity/ SUA/ Abbot Point of care
pentru determinarea
43 echilibrului acido-
bazic in singe Cod GBG-MLD
150710 198000 237600 SRL
Hemoglobinometru (LI 302t el f :
44 e 3011+C121-3041 SUA Nu ooﬂm.v::mw cerintelor tehnice
baza) Cod 150800 ACON LABORATORI S-a solicitat Timpul de masurar _m 10 sec. s-a
2050 2460 | ES INC. Sanmedico SRL | oferit 15 sec.
Hemoglobinometru CI111-3021+C131-
45 (caracteristici 3011+C121-3041 SUA
avansate) Cod ACON LABORATORI
150810 5000 6000 | ES INC. Sanmedico SRL | Corespunde cerintelor tehnice
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Centrifuga, de

FC5000-1C /Turcia/ Inovia

Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina
1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces,

46 laborator (8-12 necesar pentru efectuarea procedurii de
tuburi) Cod 150910 verificare periodica, conform normelor si
22475 26970 Neotec SRL standartelor in viguare s-a oferit fara;
Centrifuga, de BKC-TL6M with 12x10
46 laborator (8-12 m:m._m 36%2 oll)/ DataControl
tuburi) Cod 150910 25950 31140 | China/ Biobase SRL Corespunde cerintelor tehnice
LMC-56 +
Centrifuga, de rotor Ril2/10
46 laborator (8-12 Biosan Letonia
tuburi) Cod 150910 Imunotehnomed
27640.48 33168.576 SRL
Centrifuga, de LC-06C China ARI
46 laborator (8-12 Vipromed
tuburi) Cod 150910 27888.63 | 33466.369 Service SRL
XZ-6 Hong Kong U-Therm
Centrifuga, de International
46 laborator (8-12
tuburi) Cod 150910 Triumf-Motiv
28335 34002 SRL
Centrifuga, de W\__MOWOOmZ 24 Spania Orto
46 _mc.oSSn (8-12 resa Polisano Prim
tuburi) Cod 150910 34000 40800 SRL
Centrifuga, de BKC-TL6M + rotor/ China/ Biobase
46 laborator (8-12
tuburiCod 150910 43950 52740 Ericon SRL
i BKC-TL4B with 24x10
47 | laborator (24 tuburi) angle rotor /China /Biobase DataCastzol
Cod 150920 11800 14160 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Centrifuga, de TDL-4C China ARI
47 | laborator (24 tuburi) Vipromed
Cod 150920 24550.14 29460.17 Service SRL
Centrifuga, de FC5000-1B /Turcia /Inovia
47 | laborator (24 tuburi)

Cod 150920

34005.6

Neotec SRL
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Centrifuga, de

FC5000-1B Turcia Inovia

Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina
1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces,

48 | laborator (32 tuburi) necesar pentru efectuarea procedurii de
Cod 150930 verificare periodica, conform normelor si
28540 34248 Neotec SRL standartelor in viguare s-a oferit fara;
BKC-TL6III with 100ml x 8 Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina
Centrifuga, de swing rotor and 10ml x 32 1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces,
48 | laborator (32 tuburi) adapter /China/ Biobase necesar pentru efectuarea procedurii de
Cod 150930 DataControl verificare periodica, conform normelor si
29250 35100 SRL

Coatron X Pro Germania

standartelor in viguare s-a oferit fara;

Coagulometru TECO Medical
50 semiautomat Cod Instruments
151110 Production and
6500 7800 | Trading GmbH Sanmedico SRL | Corespunde cerintelor tehnice
Coagulometru C-2X (cod: 5056013022985)/
50 semiautomat Cod Helena Bioscience/ Marea Britanie GBG-MLD
151110 10000 12000 SRL
Coagulometru CA-02 Semi-Auto-coagulation analyzer/ China
50 semiautomat Cod Clindiag Biosistem-MLD
151110 16000 19200 SRL
Coagulometru C-1X (cod: 5056013023036)/
51 portabil Cod Helena Bioscience/ Marea Britanie GBG-MLD

151120

Glucometru
(caracteristici de
baza) Cod 151200

Vivachek Ino X,

VGMA49/ China VivaChek
Biotech (Hangzhou) Co.,
Ltd.

SRL

Pharmony SRL

Corespunde cerintelor tehnice

Corespunde cerintelor tehnice
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Glucometru

G113-214+G133-211 SUA

52 (caracteristici de ACON LABORATORI
baza) Cod 151200 800 960 | ES INC. Sanmedico SRL
Glucometru TD-4183 Taiwan TaiDoc
52 (caracteristici de Polisano Prim
baza) Cod 151200 948.39 1042.068 SRL
Glucometru Vivachek Ino X,
53 (caracteristici VGMA49/ China/ VivaChek
L avansate) Cod Biotech (Hangzhou) Co.,
151210 755 906 | Ltd. Pharmony SRL | Corespunde cerintelor tehnice
Glucometru TD-4183 Taiwan TaiDoc
53 (caracteristici
3 avansate) Cod Polisano Prim
151210 1211 1345.2 SRL
Glucometru G115-12U+G135-
53 (caracteristici 10U+G124-10A SUA
avansate) Cod ACON LABORATORI
151210 1500 1800 | ES INC. Sanmedico SRL
Analizator CL-960i China Shenzhen
54 imunologic cu Mindray
fluorescenta Cod Polisano Prim
151400 443000 531600 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Analizator Analizator imunologic
54 imunologic cu VIDAS®, configuratie completi /Franta/ bioMérieux
fliorescenta Cod SA Mediclim AM
151400 496140 595368 SRL
Hota cu flux laminar Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina
2 Cod 250100 DataControl 1. Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB s-a
54000 64800 | BBS-V1300/ China/ Biobase SRL oferit 65 dB
: INOSafetyC2 Turcia Inovia
55 Hota cu flux laminar
Cod 250100 : .
83480 100176 Neotec SRL Corespunde cerintelor tehnice
Hota cu flux laminar B mO-qooH;.N- . : :
55 Cod 250100 - 104832 Z(220V) China Biobase MMF:Em Motiv
BIO100 A2/ Alpina, Polonia
55 Hota cu flux laminar )
Cod 250100 Eyecon Medical
95600 114720 SRL
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Microscop bScope (BS.1152-
56 binocular, simplu EPLi) /Olanda/ Euromex DataControl
Cod 250200 11200 13440 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Microscop XSZ-107BN China ARI
56 binocular, simplu Vipromed
Cod 250200 12079.65 14495.58 Service SRL
Microscop B-292 /Italia /Optika
56 binocular, simplu
Cod 250200 12390 14868 Lokmera SRL
Microscop PW-2002 /China/ Proway
56 binocular, simplu GBG-MLD
Cod 250200 12770 15324 SRL
Incubator (termostat) BJPX-H301I /China /Biobase
57 20-35 L Cod DataControl
250300 9350 11220 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Incubator (termostat) BJPX-H48Il/ China/ Biobase
58 40-60 L Cod DataControl
250310 10710 12852 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Incubator (termostat) BJPX-H80IV/ China /Biobase
59 80-100 L Cod DataControl
250320 11730 14076 SRL Corespunde cerintelor tehnice

A gitator de laborator
(orbital) Cod
250400

Spalator pentru
microplaci (ELISA)
Cod 250420

Incubator-Agitator
pentru microplaci

49080

SK-0330-Pro/ China/ Biobase.

BK-9622 /China/ Biobase

PST-60HL/ Letonia/ Biosan

DataControl
SRL

Ericon SRL

GBG-MLD
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

Nu corespunde cerintelor tehnice

In urma scrisorii de clarificare nu a fost

demonstrat parametrul tehnic

Numarul ciclurilor de spalare 1...15

Nu a fost prezentat clarificarile




(ELISA) Cod
250430

Autoclav 21-25 L, ©

- BKM-K23B/ Q_Em\ Biobase

66 | cuvacuum, clasa B DataControl
Cod 270110 50700 60840 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Autoclav 21-25 L, STE-23-
66 cu vacuum, clasa B D(CODE:D223) China Ican Machines Triumf-Motiv
Cod 270110 55000 66000 SRL
Autoclav 21-25 L, SEA-231L.-B-LCD -USB China RUNYES
66 | cuvacuum, clasa B Vipromed
Cod 270110 59034.33 70841.2 Service SRL
Autoclav 21-25 L, Phoenix Blue LED
66 | cuvacuum, clasa B PRINTER 24L / Eyecon Medical
Cod 270110 61000 73200 | MedicalTrading /S.R.L. Italia SRL
Autoclav 21-25 L, Europa B Evo 24/ I/talia/ TECNO-GAZ S.p.A,,
66 cu vacuum, clasa B GBG-MLD
Cod 270110 62000 74400 SRL
Autoclav 21-25 L, E8 Italia Euronda
66 cu vacuum, clasa B Visiosystems
Cod 270110 62293.4 74752.08 SRL
Autoclav 21-25 L; MOST-T 24/ China/ Shinva
66 cu vacuum, clasa B
Cod 270110 64950 77940 Ericon SRL
Autoclav 100 1 cu NC 100 Turcia Nuve
incarcare verticala Nu corespunde cerintelor tehnice
67 (otel inox) cu ciclu 1. S-a solicitat Sa fie inclus sistem de filtrare a
de vacuum Cod GBG-MLD apei utilizate pentru procesul de sterilizare da, sa
270180 163050 195660 SRL se indice modelul oferit s-a oferit fara.
Autoclav 100 1 cu AE-110-B/ Spania /Raypa
incarcare verticala
67 (otel inox) cu ciclu
de vacuum Cod
270180 296860 356232 Lokmera SRL Corespunde cerintelor tehnice
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Autoclav 200 1 cu
incarcare orizontala

ADELA-2CKK /SUMER,
Turcia

Oferta nu poate fi identificata

Conform formularului F4.1 se ofera un
dispozitiv cu model ,, ADELA-2CKK ” insa in
brosurile atasate s contine datele doar pentru

o8 (caracteristici modelul ,,Adela-OT”. Ca urmare, a fost solicitat
avansate) Cod : J :
270220 ; scrisoare de m_m:mom:w cu oferirea datelor pentru
Eyecon Medical | modelul oferit ins4 nu a fost prezentata alta
576000 691200 SRL brosura.
Autoclav 200 1 cu SMB-DSD-200 Turcia Sterilmed
Incarcare orizontala
68 (caracteristici
avansate) Cod Health Medical
270220 655693.2 | 786831.84 Solutions SRL Corespunde cerintelor tehnice
Autoclav 200 1 cu Plusteam 11/ Turcia/TBT
Incarcare orizontala
68 (caracteristici
avansate) Cod Ancotec Sistem
270220 775000 930000 SRL
MAST-V280SD-BM1
+ 2 troleuri
de transport
+ sistem
integral de
filtrare a
apei osmoza
Autoclav 200 1 cu inversi si
incarcare orizontala dedurizator
68 (caracteristici recomandat
avansate) Cod de
270220 producitor
(Water-S100) + Air
compressor
+ steam
traps + door
gaskets +
HEPA filters
818000 981600 | China Shina Ericon SRL
Autoclav 200 1 cu Cliniclave 45 MD 10049 Germania/ MELAG
68 | incarcare orizontala Medizintechnik GBG-MLD
(caracteristici 850000 1020000 SRL
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avansate) Cod

270220
Autoclav 200 1 cu Azteca A501 Ungaria Celitron
incarcare orizontala
68 (caracteristici
avansate) Cod
270220 1096500 1315800 Neotec SRL
Masina de spalare si DS 500 SCLD ITALIA STEELCO
dezinfectare a Nu corespunde cerintelor tehnice
69 instrumentariului 1. S-a solicitat Programe care pot fi programate
chirurgical, 150L GBG-MLD de catre utilizator Min. 30 s-a oferit 20
Cod 270260 265350 318420 SRL additional adjustable, pag.4;
Masina de spalare si AWD655-8L/ AT-OS,
dezinfectare a Italia
69 instrumentariului
chirurgical, 150L Eyecon Medical
Cod 270260 278000 333600 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Masina de spalare si Plusher WDC 8/ Turcia/
dezinfectare a TBT
69 instrumentariului
chirurgical, 150L Ancotec Sistem
Cod 270260 460000 552000 SRL
Sterilizator 20 L Cod HAS-T30I1 /China/ Biobase Nu oo%m.v:cam cerintelor caietului de mm.aomzm
70 270300 DataControl S-a solicitat Volumul 20 1, = 5 1 s-a oferit de
9520 11424 SRL 358
HAS-T50I /China /Biobase
Sterilizator 40 L Cod
71 270310 DataControl
11360 13632 SRL Corespunde cerintelor tehnice
. . BOV-V70F/ China/ Biobase
7 Sterilizator 80 L Cod
. 270320 .
10350 12420 Ericon SRL Corespunde cerintelor tehnice
. HAS-T701/ China/ Biobase
7 Sterilizator 80 L Cod
270320 DataControl
12480 14976 SRL
- HAS-T200I /China /Biobase
Sterilizator 200 L
73 DataControl
Cod 270340 . =
23120 27744 SRL Corespunde cerintelor tehnice
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Distilator cu

ND 12 Turcia Nuve

Nu corespunde cerintelor tehnice

75 rezervor Cod GBG-MLD
270410 25720 30864 SRL S-a solicitat Recipient 10 1, + 3 1s-a oferit;
Negatoscop Cod BFAL 43.90 OR Horizontal Viewer 2 panels/ Italia Nu oo_..mm_u::am cerintelor :.mwama :
76 210700 BIEFFE ITALIA s.t.l. S-a solicita cu Reglare luminozitate s-a oferit
8166.67 9800 Tehoptimed SA | fara;
Negatoscop Cod 44701 Italia Gima <m<mEm.a
76 210700 International
9199.17 110369 SRL Corespunde cerintelor tehnice
i Sistem OPTERA ( CV-170
~ videoendoscopic + ASPEED2 +
. pentru MB-142 + MB-155
77 videogastroscopie +MD-2702 + TC-C3
(caracteristici + GIF-H170) /Japonia +
avansate) Cod Italia + China /Olympus DataControl
290150 584600 701520 | + GIMA + Neovo SRL Corespunde cerintelor tehnice
Sistem ELUXEO Lite
videoendoscopic EP 6000 +
pentru accesorii
77 videogastroscopie Fujifilm Japonia
(caracteristici
avansate) Cod Imunotehnomed
290150 646888.84 | 776266.608 SRL
Sistem EPK-i5500c+EG29-110¢/ JAPONIA si CHINA/
videoendoscopic PENTAX MEDICAL
pentru
77 videogastroscopie
(caracteristici
avansate) Cod GBG-MLD
290150 663280 795936 SRL
Dispozitiv de MED-ISA /Italia/ Cantel
reprocesarea
automata a unui
78
endoscop cu uscarea
canalelor Cod DataControl
290420 398000 477600 SRL Corespunde cerintelor tehnice
- o, andy-45 /Nuova S.B.
78 Dispozitiv de mv\mﬁmwu mm.q._. \:mmm Eyecon Medical
reprocesarea 456000 547200 SRL ]

8
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automata a unui
endoscop cu uscarea
canalelor Cod

290420
Dispozitiv de Serie 4/ Franta /Soluscope / Ecolab
reprocesarea
automata a unui
78
endoscop cu uscarea
canalelor Cod
290420 489000 586800 Ericon SRL
Ultrasonograf X CUBE
79 General, Cardiac, 70 Korea Alpinion Corespunde cerintelor tehnice
performanta inalta 1. S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260dB s-a
Cod 300100 720000 864000 Neotec SRL oferit 250dB
Ultrasonograf (S0 [Eb I
General, Cardiac VINNO
% mﬁmon.:m_:S mzm:w LECUNOLOS]
2 S o (SUZHOU) CO., Health Medical
> 755296.75 906356.1 | LTD. Solutions SRL Corespunde cerintelor tehnice
Ultrasonograf
79 General, Cardiac,
performanta inalta Logiq P9 Korea si Franta GE Ultrasound Korea si
Cod 300100 1065130 1278156 | GE Medical Systems Intermed SRL
E O UBE 8 it} Corespunde cerintelor tehnice
Ultrasonograf Diamond Korea Alpinion 1. S-a solicitat Convex Single Cristal 1,5-7.,5
General, OB-GYN MHz s-a oferit 1 - 6 MHz;
80 va_%o_‘:hmam Ba&m 2. S-a solicitat Frecventa maxima a sistemului >
Cod 300210 22 MHz s-a oferit 20 Mhz;
3. S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260dB s-a
445000 534000 Neotec SRL oferit 250dB
Ultrasonograf mmZOMEm
80 meMﬂmmwMMza TECHNOLOGY
Cod 300210 (SUZHOU) CO., Health Medical
5647279 | 677673.48 | LTD. Solutions SRL Corespunde cerintelor tehnice
Ultrasonograf -
30 General, OB-GYN,
performanta medie Logiq P9 Korea si Franta GE Ultrasound Korea si
Cod 300210 1361380 1633656 | GE Medical Systems Intermed SRL
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Concentrator de

Oxybreath 10,

81 oxigen 10L Cod OXY5100/ Turcia/ Karemed DataControl
110401 18000 21600 SRL Corespunde cerintelor tehnice
o wﬁ—ﬁﬂzﬂ Oxmmﬂz 5 _:,:. WO_OO—MO_M\ —Hm.:m.\ m>Z|O|mcw —LN..On.OBQQ.
Ced 110510 5600 6720 Laborator SRL | Corespunde cerintelor tehnice
o Buteiie oxigen 5 litri 0808909 Aphrodite/ Grecia/ Mobiakcar aontmal
Cod 110510 7280 8736 SRL
L . 15035+12214+05.1041+05.1012+1010B.18 Italia Vivamed
Butelie oxigen 5 litri o .
82 Fazzini International
Cod 110510 SRL

7 Unitate

8661.67

10394

'SS One/ Italia/ Simple and

stomatologica Smart
83 (caracteristici Nu corespunde cerintelor tehnice
avansate) Cod DataControl S-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate
120120 166000 199200 SRL maxima > 180kg s-a oferit 150kg;
Uiiae Aria Excell SR Slovacia Neomed : i
: Nu corespunde cerintelor tehnice
g mHoBmHo_wm_.om 1. S-a solicitat Scaun stomaiologic / Urcare/
83 (caracteristici coborire > 40cm s-a oferit 31 cm;
avansate) Cod Visiosystems S-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate
120120 188595.16 | 2263142 SRL maxima > 180k s-a oferit 150kg;
Lampa pentru 49035 Italia Gima
examinare, brat
84 flexibil Vivamed Nu corespunde cerintelor tehnice
(caracteristici dc International 1. S-a solicitat Temperatura culorii 4000 - 5500
baza) Cod 130100 2302.5 2763 SRL K s-a oferit 6000K;
Lampa pentru YDOIA (LED) China Huifeng Medical
examinare, brat
84 flexibil
(caracteristici de Triumf-Motiv
baza) Cod 130100 5065 6078 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Lampa pentru 49041 Italia Gima Vivamed
85 examinare, brat International
articulat 4680.17 5616.2 SRL Corespunde cerintelor tehnice
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(caracteristici medii)
Cod 130110

85

Lampa pentru
examinare, brat
articulat
(caracteristici medii)
Cod 130110

7700

9240

HF-FS LED China Huifeng
Medical

Triumf-Motiv
SRL

86

Lampa pentru
examinare, brat
articulat
(caracteristici
avansate) Cod
130120

35230

42276

SATURNO-LED Mobile
Stand — SATPIN LED Italia RIMSA

GBG-MLD
SRL

Nu corespunde cerintelor tehnice

1. S-a solicitat Dimensiunea cimpului luminous
focusabil a fost oferit fix;

2. S-a solicitat Mobil pe suport cu minim 5 roti
s-a oferit cu 4 roti;

86

Lampa pentru
examinare, brat
articulat
(caracteristici
avansate) Cod
130120

56540

67848

Onyx (60000), TL-01.60.0 /Polonia/ Infimed

DataControl
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

86

Lampa pentru
examinare, brat
articulat
(caracteristici
avansate) Cod

130120

Lampa germicida
(varianta stationara)
Cod 130140

117540

AM-500LED China Amcaremed Technology

YZ-H130/
XGYT8-UVC 15W Ozone
/China /HNLST

Triumf-Motiv
SRL

Ecochimie SRL

Nu corespunde cerintelor tehnice

Conform modelului oferit ,,YZ-H130/XGYT8-
UVC15W?” se ofera lampa de 15W sinu de 30
W cum este solicitat conform caietului de
sarcina.
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Lampa germicida

YZ-H115/
XGYT8-UVCI15W Ozone

2 (varianta stationara /China /HNLST Corespunde cerintelor
20m) Cod 130150 296 35522 Ecochimie SRL | Echipament electric
.. Corp cu lampa UV
89 Aww_ﬁﬂwmmwgnﬂﬂhmwm Model 019/ Republica .
20m) Cod 130150 Moldova/ Caravan Express AELO GRUP Corespunde cerintelor
825 990 | SRL SRL Declaratia la AMDM este prezenta
Lampa germicida Corp cu lampi UV :
90 (varianta mobila) Maodel 023/ Republica !
Cod 130160 Moldova /Caravan Express AELO GRUP Corespunde cerintelor
3180 3816 | SRL SRL Echipament electric
Lampa germicida OBPe-225m Ucraina Aercks
99 (varianta mobila) GBG-MLD
Cod 130160 4980 5976 SRL
BT-400/ Coreea/ Bistos
Lampa fototerapie Nu corespunde cerintelor tehnice
- pentru nou-nascuti 1. S-a solicitat Suprafata de iradiere la 30 cm >
(caracteristici medii) 50x20 cm s-a oferit 40x20 cm, pag.s;
Cod 130270 DataControl 2. S-a solicitat Durata de viatd a sursei de

Cintar electronic

25900

31080

S7350HR Italia Fazzini

SRL

| lumina > 50 000 ore s-a oferit 20000 h,

9 pentru adulfi cu Vivamed
taliometru Cod International
130700 3466.67 4160 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Cintar electronic RCS 200 China
9 pentru adulti cu Jiangsu Shuhong Medical
taliometru Cod
130700 3491.67 4190 Tehoptimed SA
Cintar electronic GIMA Pegaso cintar electronic cu taliometru,
9 pentru adulti cu #27289 Italia GIMA Tetis
taliometru Cod International
130700 4190 5028 SRL
Cintar electronic S7350HR Italia Fazzini
9 pentru adulti cu
taliometru Cod GBG-MLD
130700 4220 5064 SRL
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Cintar electronic

27240 Italia Gima

; Vivamed Nu corespunde cerintelor tehnice
93 | pentru adulti (220V) International 1. S-a solicitat Alimentare retea 220V, 50Hz s-a
Cod 130710 716.83 860.2 SRL oferit doar de la baterie interna fara retea 220V,
Cintar electronic RCS 200 China
93 | pentru adulti (220V) Jiangsu Shuhong Medical
Cod 130710 3491.67 4190 Tehoptimed SA | Corespunde cerintelor tehnice
Cintar electronic BXN-150D1.3-3 150kg/
93 | pentru adulti (220V) Moldova /Alex se Alex Standard
Cod 130710 3500 4200 SRL
Cintar electronic GIMA Pegaso cintar electronic, #27289 Italia GIMA | Tetis
93 | pentru adulti (220V) International
Cod 130710 4190 5028 SRL
Cintar electronic S7350HR Italia Fazzini
93 | pentru adulti (220V) GBG-MLD
Cod 130710 4220 5064 SRL
Cintar electronic 27240 Italia Gima
94 pentru adulti Vivamed
(baterie) Cod International
130720 716.83 860.2 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Cintar electronic BXN-150D1.3-3 150kg/
94 pentru adulti Moldova /Alex se
(baterie) Cod Alex Standard
130720 3500 4200 SRL
Cintar electronic GIMA Pegaso cintar electronic cu baterie,
94 pentru adulti #27289 Italia GIMA Tetis
(baterie) Cod International
130720 4190 5028 SRL
Cintar electronic S7350HR Italia Fazzini
94 pentru adulti
(baterie) Cod GBG-MLD
130720 4220 5064 SRL
Cintar mecanic 27239 Italia Gima Vivamed Nu corespunde cerintelor tehnice
95 pentru adulti Cod International S-a solicitat Greutatea maxima > 200kg s-a
130730 625.75 750.9 SRL oferit 160 kg;
Cintar mecanic RGZ 200 China
95 pentru adulti Cod Jiangsu Shuhong Medical
130730 2325 2790 Tehoptimed SA | Corespunde cerintelor tehnice
Cintar mecanic GIMA Cantar mecanic ASTRA 200K G, #27310 Tetis
95 pentru adulti Cod Italia GIMA International
- 130730 3495 4194 SRL |
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Cod 130810

Cintar mecanic S7200EU ltalia Fazzini
95 pentru adulti Cod GBG-MLD
130730 5180 6216 SRL
Cintar mecanic cu RGZ 200 China/ Jiangsu
96 taliometru, pentru Shuhong Medical
adulti Cod 130740 2325 2790 Tehoptimed SA | Corespunde cerintelor tehnice
Cintar mecanic cu S7200HR Italia Fazzini Vivamed
96 taliometru, pentru International
adulti Cod 130740 2934.17 3521 SRL
Cintar mecanic cu GIMA Cantar mecanic ASTRA 200KG, #27310 Tetis
96 taliometru, pentru Italia GIMA International
adulti Cod 130740 3455 4146 SRL
Cintar mecanic cu S7200EU ltalia Fazzini
96 taliometru, pentru GBG-MLD
adulti Cod 130740 5180 6216 SRL
Cintar electronic, 27312 Italia Gima Vivamed Nu corespunde cerintelor tehnice
97 | pentru nou-nascuti International 1. S-a solicitat ecran LCD > 65x25mm s-a oferit
Cod 130800 597.37 716.84 SRL LCD = 8,0 cm, 3,15 inch;
Cintar electronic, Beurer Cantar pentru copii BY80 Germania Beurer Tetis
97 pentru nou-nascuti International
Cod 130800 745 894 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Cintar mecanic, S7250 Italia Fazzini Vivamed
98 pentru nou-nascuti International
Cod 130810 850 1020 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Cintar mecanic, S7250 Italia Fazzini
98 pentru nou-nascuti GBG-MLD

Targa sanitara Cod
140360

34077 Italia Gima

GBG-MLD
SRL

101

Targa sanitara Cod
140360

Vivamed
International
SRL

Corespunde cerintelor tehnice
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Brancarda sanitara ST 72 Optium Turcia
102 (caracteristici de Imunotehnomed
baza) Cod 140370 13593.11 16311.732 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Brancarda sanitara ST 02 VENTUS/ Turcia/
102 (caracteristici de Alaturca Ancotec Sistem
baza) Cod 140370 17500 21000 SRL
Brancarda sanitara MY S-950 Turcia Meyosis
102 (caracteristici de GBG-MLD
baza) Cod 140370 19990 23988 SRL
Brancarda sanitara EMERGEUM Optium Turcia
103 (caracteristici
avansate) Cod " Imunotehnomed
140380 32553.7 39064.44 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Brancarda sanitara UO105.S.T24.W8 Turcia IHC Medikal A.S.
103 (caracteristici Vivamed
avansate) Cod International
140380 33096.67 39716 SRL
Brancarda sanitara Movee 2.0/ Turcia /Meissa
103 (caracteristici
avansate) Cod DataControl
140380 37500 45000 SRL
S S Coowo.ﬁb.ww.ﬁ_..mw.?__m._(_un 1.YS.W1.W3SUOO18 : Nu ooamm:.sam cerintelor ﬁmr.bmoo ]
104 pentru adulti (6-8 Turcia IHC Medikal A.S. <_<m3m.a 1. m-w.mo:o.:mﬁ. Ooz.:.o_c_ mmo_o.:E_E /
pozitii) Cod 140400 International Functionalitati pozitionare anti-Trendelenburg
21551.47 25861.76 SRL oferit fara
B ; - 7 Pioneer 4.1 Trend /Turcia/ Meissa
Pat multifunctional ! ) :
104 | - pentru adulti (6-8 Nu noqmmmc.sna cerintelor Sr:._nn j .
pentru a
pozitii) Cod 140400 DataControl 1. m-m. solicitat Greutatea maxima m._umn_n:E_E /
27750 33300 SRL Cu eticheta pe pat >220 kg s-a oferit 200kg;
TM-D 4058/ Turcia /TurMed Nu corespunde cerintelor tehnice
1. La dosar a fost atasata o brosura pentru pat
model TM-D 4059 dar a fost oferit 4058.
2. S-a solicitat Pat Tip multifunctional cu 6-8
Pat multifunctional pozitii s-a oferit 4 pozitii;
104 | pentru adulti (6-8 3. S-a solicitat Controlul pacientului /
pozitii) Cod 140400 Functionalitati pozitionare Trendelenburg s-a
oferit fara acesta pozitionare;
4. S-a solicitat Controlul pacientului /
Functionalitati pozitionare anti-Trendelenburg s-
29000 34800 Ericon SRL a oferit fara aceasta pozitionare;
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Pat multifunctional

IN 42 Optium Turcia

104 pentru adulti (6-8 Imunotehnomed
pozitii) Cod 140400 31085.88 | 37303.056 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Pat multifunctional Mys-5410NE Turcia Meyosis
104 pentru adulti (6-8 GBG-MLD
pozitii) Cod 140400 36300 43560 SRL
Pat pediatric ME 30 Optium Turcia
105 standard (mecanic)
pentru adolescenti Imunotehnomed
Cod 140410 12478.92 14974.704 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Pat pediatric U0130.8.3Cranks.T4.YMS.WO matress Turcia IJHC
105 standard (mecanic) Medikal A.S. Vivamed
pentru adolescenti International
Cod 140410 17703 21243.6 SRL
Pat pediatric Primitive 3/ Turcia/ Meissa
105 standard (mecanic)
pentru adolescenti DataControl
Cod 140410 19200 23040 SRL
Fotoliu ginecologic TM-A 1020 /Turcia/ TurMed Nu corespunde cerintelor tehnice
106 (caracteristici de 1. S-a solicitat Inaltime reglabila 60 - 90 cm s-a
baza) Cod 140500 24000 28800 Ericon SRL oferit 77-87 cm;
Fotoliu ginecologic Mothercare 3 /Turcia/ Meissa Nu corespunde cerintelor tehnice
106 (caracteristici de DataContral 1. S-a solicitat Iniltimo roglabild GO - 90 ciii s=a
baza) Cod 140500 28800 34560 SRL oferit 51-82 cm;
GYNEA 3 Optium Turcia Nu corespunde cerintelor tehnice
R : 1. S-a solicitat Tnaltime reglabil 60 - 90 cm s-a
Fotoliu ginecologic ! i
106 e oferit 61-81 cm; fara saltea. ﬂ: saltea de 7
baza) Cod 140500 asemenea nu o@aomn__:am cerintelor s-a solicitat
Imunotehnomed | Indltime reglabili 60 - 90 cm s-a oferit 71-91
33425.67 | 40110.804 SRL cm;
Fotoliu ginecologic TM-A 1020/ Turcia /TurMed Nu corespunde cerintelor tehnice :
107 | (caracteristici medii) 1. S-a solicitat ?mEEm reglabild 60 - 90 cm s-a
Cod 140510 21240 25488 Ericon SRL oferit 77-87 cm;
Fotoliu ginecologic Mothercare 3/ Turcia/ Meissa Nu corespunde cerintelor tehnice
107 | (caracteristici medii) DataControl 1. S-a solicitat ?mESo reglabild 60 - 90 cm s-a
Cod 140510 28800 34560 SRL oferit 51-82 cm;
e foat GYNEA 3 Optium Turcia Nu oogmnzﬁaﬁoon_.:m_ow nor:moo
107 | (caracteristici medii) 1. w”m solicitat Iniltime reglabils 60 - 90 cm s-a
Cod 140510 Imunotehnomed | oferit 61-81 cm; fara saltea. .O: saltea de
33425.67 | 40110.804 SRL asemenea nu corespunde cerintelor s-a solicitat
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inaltime reglabila 60 - 90 cm s-a oferit 71-91
cm;

Frigider mortuar, 2
locuri(caracteristici

DEKO2/ BNT /Turcia

s avansate) Cod Eyecon Medical
140760 110000 132000 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Frigider mortuar, 2 Inoxy 153/ Turcia/Optium
108 locuri(caracteristici
avansate) Cod DataControl
140760 175500 210600 SRL
ni Lampa cu fanta Cod S260S Slit Lamp/ China/ MediWorks
170100 58000 69600 . Medpunkt SRL | Corespunde cerintelor tehnice
KSL-H3 3020-P-2090 /
109 F.&:vm_%m MMMS Cod Marea Britanie/ Keeler DataControl
108546 130255.2 SRL
109 Lampa cu fanta Cod WMWM_M Lamp [Tekag! Eyecon Medical
170100 109700 131640 SRL
&1 Gonioscop Cod VG3/ USA /Volk optical el
170510 11200 13440 SRL Corespunde cerintelor tehnice
; V20LC
111 rm::“mqw\mow_w (G5 V78C DataControl
7717 9332.4 | V90C /USA/ Volk optical SRL Corespunde cerintelor tehnice
Electroencefalograf Neurowerk EEG
112 pentru monitorizarea 58 Germania Sigma MedizinTechnik GmbH
EEG continua Cod Health Medical
260120 327287 392744.4 Solutions SRL Corespunde cerintelor tehnice
Electroencefalograf TruScan EEG+
112 pentru monitorizarea SomniPro PSG /
EEG continua Cod Deymed/ Republica Ceha Eyecon Medical
260120 368000 441600 SRL
Electroencefalograf BE PLUS PRO
112 pentru monitorizarea STANDARD/ ITALIA/
EEG continua Cod EB NEURO SpA Denolga
260120 469800 563760 Medical SRL
V32 (842-683100
112 m_moqogowmm_wmnmm N me»Namewm DataControl
pentru monitorizarea 490000 588000 SRL
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EEG continua Cod
260120

+EXP1103 + 842-673400+EXP1103 + 021132
+021188) /SUA/ Natus

Electrocardiograf 3

33221+32969+33266 Italia Gima

Nu corespunde cerintelor tehnice
1. S-a solicitat Impendanta de intrare > 10 M
Ohm s-a oferit > 2.5 M Ohm;

113 | canale, caracteristici 2. S-a solicitat Imprimant3 / Densitatea
de baza Cod 260200 Vivamed imprimarii 8 dpi/mm (rezolutie verticala) 5140
International dpi/mm (rezolutie orizontal) la viteza de 25
7988.33 9586 SRL _mm/s s-a oferit 32 dots/mm;
Electrocardiograf 3 Model:SE301/ China/
113 | canale, caracteristici EDAN INSTRUMENTS AELO Grup
de baza Cod 260200 12500 15000 | INC SRL Corespunde cerintelor tehnice
Electrocardiograf 3 iE300 China Biocare
113 | canale, caracteristici
de baza Cod 260200 12916.67 15500 Tehoptimed SA
Electrocardiograf 3 ECG-CO03B China ARI
113 | canale, caracteristici Vipromed
de baza Cod 260200 13588.08 16305.69 Service SRL
Electrocardiograf 3 MAC 600 USA/SUA GE Medical Systems/
113 | canale, caracteristici GE Healthcare
de baza Cod 260200 21525 25830 Intermed SRL
Electrocardiograf 3 Model:SE301 /China/
114 canale, caracteristici EDAN INSTRUMENTS
avansate Cod INC. AELO Grup
260210 12700 15240 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Electrocardiograf 3 iE300 China Biocare
114 canale, caracteristici
avansate Cod
260210 12916.67 15500 Tehoptimed SA
Electrocardiograf 3 ECG-C03W China ARI
114 canale, caracteristici
avansate Cod Vipromed
260210 17862.98 21435.57 Service SRL
Electrocardiograf 3 MAC 600 USA/SUA GE Medical Systems/
canale, caracteristici GE Healthcare
114
avansate Cod
260210 30970 37164 Intermed SRL
Electrocardiograf 6 Model:SE601B/ China/ Edan
115 o Instruments AELO Grup
canale, caracteristici 19000 22800 SRL Corespunde cerintelor tehnice
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avansate Cod
260221

115

Electrocardiograf 6
canale, caracteristici
avansate Cod
260221

22901.25

27481.5

ECG-C06G China ARI

Vipromed
Service SRL

116

Electrocardiograf 6
canale, caracteristici
avansate cu troleu pe

rotile Cod 260222

23000

27600

Model:SE601B /China /Edan
Instruments

AELO Grup
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

116

Electrocardiograf 6
canale, caracteristici
avansate cu troleu pe

rotile Cod 260222

23141.67

27770

iE300 China Biocare

Tehoptimed SA

116

Electrocardiograf 6
canale, caracteristici
avansate cu troleu pe
rotile Cod 260222

Electrocardiograf 12 !

26870.8

32244.96

ECG-C06G China ARI

Model:SE1200 Express

Vipromed
Service SRL

117 | canale, caracteristici /China /[EDAN INSTRUMENTS AELO Grup
de baza Cod 260230 23700 28440 | INC SRL Corespunde cerintelor tehnice
Electrocardiograf 12 MAC 2000 USA/SUA GE Medical Systems/
117 | canale, caracteristici GE Healthcare
de baza Cod 260230 46200 55440 Intermed SRL
Electrocardiograf 12 Model:SE1200 Express
118 canale, caracteristici /China /EDAN
avansate cu troleu pe INSTRUMENTS AELO Grup
rotile Cod 260231 25850 31020 | INC. SRL Corespunde cerintelor tehnice
Electrocardiograf 12 ECG-C12B China ARI
118 canale, caracteristici .
avansate cu troleu pe Vipromed
rotile Cod 260231 30840.35 37008.42 Service SRL
Electrocardiograf 12 MAC 2000 USA/SUA GE Medical Systems/
118 canale, caracteristici GE Healthcare
avansate cu troleu pe
rotile Cod 260231 58636 70363.2 Intermed SRL
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120

Monitor pentru
monitorizarea
functiilor vitale
(caracteristici de
baza cu accesorii
neonatal) Cod
260300

25500

30600

[ iM8/ EDAN, China

Eyecon Medical
SRL

Corespunde cerintelor tehnice

120

Monitor pentru
monitorizarea
functiilor vitale
(caracteristici de
baza cu accesorii
neonatal) Cod
260300

25950

31140

Model:X12 /China /Edan

AELO Grup

SRL

120

Monitor pentru
monitorizarea
functiilor vitale
(caracteristici de
baza cu accesorii
neonatal) Cod
260300

39939.78

47927.74

ARI-L12 China ARI

Vipromed
Service SRL

120

Monitor pentru
monitorizarea
functiilor vitale
(caracteristici de
baza cu accesorii
neonatal) Cod
260300

43500

52200

uMECI15/ China /Mindray

Dutchmed-M
SRL

121

Monitor pentru
monitorizarea
functiilor vitale
(caracteristici

avansate, accesorii

neonatal) Cod
260340

43800

iM80/ China /Edan
Instruments, Inc.

52560

AELO Grup
SRL

Nu corespunde cerintelor tehnice

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 -
40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40
mm/mV;

2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata
pulsul 20 - 300 bpm s-a oferit 25-300 bpm;

3. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ...
+320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg;
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BT-710 /Coreea /Bistos

Monitor pentru ePM 15/ China/ Mindray
monitorizarea
functiilor vitale
121 (caracteristici
avansate, accesorii
neonatal) Cod Dutchmed-M
260340 93850 112620 SRL Corespunde cerintelor tehnice
35100+35107+35104 Italia Gima Nu corespunde cerintelor tehnice
Pulsoximetru 1. S-a solicitat Bloc de alimentare de la reteaua
122 | portabil, Nou-nascut Vivamed electricd 1 unitate s-a oferit fara;
Cod 260420 International 9 S-a solicitat Acumulator/Baterii reincarcabile
2252.97 2703.56 s-a oferit fara;

China)

H100B /EDAN/ China

Pulsoximetru
122 | portabil, Nou-nascut DataControl
Cod 260420 6900 8280 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Moretti Pulsoximetru LTD822+ 2 buc sensor
neonatal LDR204+ bloc alimentare si baterii
Pulsoximetru LTD822R
122 | portabil, Nou-nascut Italia / China
Cod 260420 Moretti (producator Tetis
Edan Instruments, International

SRL

Pulsoximetru
123 portabil, Adult,
Pediatric Cod Eyecon Medical
260430 6500 7800 SRL Corespunde cerintelor tehnice
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Pulsoximetru BT-710 /Coreea /Bistos
123 portabil, Adult,
Pediatric Cod DataControl
260430 7500 9000 SRL
Moretti Pulsoximetru LTD822+ SENSOR adult
. LDR200+sensor pediatric LDR203+ bloc
Pulsoximetru . . .
. alimentare si baterii LTD822R
123 |  Portabil, Adul, Italia / China
Pediatric Cod . .
260430 Moretti (producator Tetis .
Edan Instruments, International
8380 10056 | China) SRL
Pulsoximetru de Beurer Pulsoximetru cu husa de protectie PO45 Tetis
124 buzunar Cod Germania Beurer International
260440 250 300 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Pulsoximetru de FO-700A China ARI .
buzunar Cod Vipromed
260440 Service SRL

: Spirograf Cod Pony FX Italia Cosmed T
¢ 260500 42500 51000 SRL Corespunde
_.Mm Spirograf Cod Spirolab/ Italia /Mir DataControl
260500 47700 57240 SRL
Termometru fara mercur
Tttt Model: CR.W00
4 DM000213618/
126 mecanic Cod : . :
260600 China/ Wuxi Medical
Instrument Factory
32.95 39.54 | Co., Ltd Farmina SRL Corespunde cerintelor tehnice
Gima termometru mecanic Italia / China
Termometru GIMA (producator
126 mecanic Cod Wuxi Medical Tetis
260600 Instrument Factory Co, International
34.39 41.27 | Ltd, China) SRL
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Ty

GT004-100 Termometru

—

126 Honso.aoa.: mecanic fara mercur, mar L /China/ Ningbo
mecanic Cod
260600 Grestmed
42 50.4 | Medical Instruments Co., LTD Natusana SRL
T L, Beurer Termometru electronic FT09 Germania Tetis
127 ermometry digital Beurer International
Cod 260610 ; ;
28.8 34.56 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Termometru digital Flexible &mmmm_ Emnbﬁ.vaoﬂoa .
127 Cod 260610 MC-202 /China /Wuxi Exanovo Medical .
33.48 40.176 Farmina SRL
GT004-233 Termometru
127 Termometru digital electronic digital /China/
Cod 260610 Ningbo Greetmed Medical
60 72 | Instruments Co., LTD Natusana SRL
Termometru digital Beurer Termometru FT65 Germania Beurer Tetis
128 cu infrarosu Cod International
260620 449 538.8 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Termometru digital GT004-254 Fw.&om Ear
128 cu infrarosu Cod Hrmn:oaoﬁro_. /China/ .
260620 Ningbo Greetmed Medical
600 720 | Instruments Co., LTD Natusana SRL
Termometru digital AET-R1B1 China Alichn
128 cu infrarosu Cod Medical GBG-MLD
260620 980 1176 SRL
} Higrometru
Higrometru :
129 | Psihrometrs 0-25C Belbrolncirii a2e
Cod 260630 Cod Noomuo\ . Alex Standard : :
165 198 | Ucraina /Steclopribor SRL Corespunde cerintelor tehnice
Higrometru VIT-I /Ucraina/ Steklopribor
129 | Psihrometru 0-25C
Cod 260630 2313 277.56 Ecochimie SRL
Higrometru VIT 1 Ucraina Steclopribor
129 | Psihrometru 0-25C
Cod 260630 245.83 295 Tehoptimed SA
Higrometru Higrometru
130 | Psihrometru 15-40C Psihrometru 15-40C Alex Standard
Cod 260640 165 198 | Cod 260640/ Ucraina/ Steclopribor SRL Corespunde cerintelor tehnice
Higrometru VIT-II /Ucraina /Steklopribor
130 | Psihrometru 15-40C
Cod 260640 231.3 277.56 Ecochimie SRL
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Higrometru VIT 2 Ucraina Steclopribor
130 | Psihrometru 15-40C
Cod 260640 245.83 295 Tehoptimed SA
Moretti Tensiometru DM330 Italia / China
Tensiometru Adult 7\_.033 Qnoa:o.mSH )
131 Cod 260700 Wenzhou Kangju Tetis
Medical Instrument, International
132 158.4 | China) SRL Corespunde cerintelor tehnice
GTO001-110
131 Tensiometru Adult Tensiometru Adult /China/
Cod 260700 Ningbo Greetmed Medical
175 210 | Instruments Co., LTD Natusana SRL
Moretti Tensiometru DM333 Italia / China
Tensiometru Adult Moretti (producator
132 cu fonoendoscop Wenzhou Kangju Tetis
Cod 260710 Medical Instrument, International
149 178.8 | China) SRL Corespunde cerintelor tehnice
TENSIOMETRU
Tensiometru Adult MECANIC Medline Cu
132 cu fonoendoscop stetoscop,
Cod 260710 ZO..mo> U?.Soom_mma .
/China/ Wuxi Exanovo Medical
153 i83.6 | Instrument Co.. Ltd Farmina SRL
GTO001-110 T
Tensiometru Adult Tensiometru Adult
132 cu fonoendoscop cu fonoendoscop
Cod 260710 separat/ China/Ningbo
| 190 226 | Greetmed Medical Instruments Co., LTD Natusana SRL
Moretti Tensiometru DM330 cu Manseta
. pediatrica DR 1421 Italia / China
Tensiometru Z
W Moretti (producator
133 Pediatric Cod p :
260720 ccm:wbo: Kangju Tetis .
Medical Instrument, International
180 216 | China) SRL Corespunde cerintelor tehnice
GTO01-110 Tensiometru cu
Tensiometru manjeta Pediatrica
133 Pediatric Cod (GTO001-402 +GT001-403) China/ Ningbo
260720 Greetmed Medical
r 190 226 | Instruments Co., LTD Natusana SRL
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Tensiometru
Pediatric cu

Moretti Tensiometru DM333 cu Manseta
pediatrica DR1421 Italia / China
Moretti (producator

Tensiometru

Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor

Natusana mEL

Tetis

134 fonoendoscop Cod Wenzhou Kangju Tetis
260730 Medical Instrument, International
175 210 | China) SRL Corespunde cerintelor tehnice
GT001-110
Tensiometru cu
Tensiometru moco.o :aOmoo.v u
Pediatric cu manjeta Pediatrica
184 fonoendoscop Cod (GT001-402 .
260730 +GT001-403)/ China/
Ningbo Greetmed
Medical Instruments
Co., LTD

136 | electronic automat retea+ 2 mansete adulti Germania Beurer International
Adult Cod 260760 1190 1428 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Tensiometru Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor
137 electronic automat retea+ 2 mansete pediatrice ( Moretti DR211) Tetis
Pediatric Cod Germania Beurer International
260770 1500 1800 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Tensiometru Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor {
138 electronic automat retea+ 2 mansete adulti Germania Beurer Tetis :
de triaj Adult Cod International
260780 1380 1656 SRL Corespunde cerintelor tehnice
Tensiometru Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor
139 electronic automat retea+ 2 mansete pediatrice ( Moretti DR21 1) Tetis
de triaj Pediatric Germania Beurer International
Cod 260790 SRL

Corespunde cerintelor tehnice

=2 Car mmomswiﬂo_. fetal STARS000E./ China /Comen AELO Grup
od 260800 33900 40680 SRL Corespunde cerintelor tehnice
: . BT350L+trolley /Coreea/ Bistos
140 Cardiomonitor fetal Y DataControl
Cod 260800 48000 57600 SRL
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Colposcop Cod 74 /Italia/ Centrel

261000

181440 SRL

151200

Videocolposcop Cod 74 /talia/ Centrel

261010

199040 238848 SRL

DataControl

DataControl

Corespunde cerintelor tehnice

Corespunde cerintelor tehnice

Videocolposcop Cod OP-C5 Spania Optomic

142 % 261010

GBG-MLD
SRL

286245 343494

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale

(Informatia privind ”Corespunderea cu cerinfele de calificare” si "Corespunderea cu specificatiile tehnice”

3 oA

corespunderii si prin in cazul necorespunderii)

F It

Pentru elucidarea unor neclaritiiti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin

(inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a solicitat:

A

» € va consemna prin: ,, +” in cazul

tele stabilite in documentatia de atribuire

loturile 69 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului
1 chirurgical, 150L Cod 270260

Data solicitarii Operatorul Informatia solicitata Rezumatul rispunsului operatorului economic
economic
Rg02-4778 din Ancotec Sistems Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii | Nu a parvenit rispuns
-14.11.2022 SRL tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru

Rg02-4779 din
14.11.2022

Data Control SRL Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile Loturile nr. 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
100-200L Cod 140700 si nr. 26 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 200-300L Cod 140710, Lotul nr. 34, Analizator
biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod
150240, Lotul nr. 78, Dispozitiv de reprocesarea automata a unui
endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420,

Scriosarea nr. 1701-1 din 17.11.2022 cu atasarea
documentelor doveditoare, parvenita in termen.

Rg02-4780 din Dutchmed M SRL

14.11.2022

Solicitarea prezentirii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regisesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410

Scrisoarea nr. 2111/22 DM din 21.11.2022 cu
atasarea documentelor doveditoare.

Rg02-4781 din Echipamed Plus
14.11.2022 SRL

Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regisesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru

Scrisoarea nr. 034/22 din 17.11.2022 cu atasarea
documentelor doveditoare, parvenita in termen.

.
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loturile nr. 33 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod
150300, nr. 43, Analizator portabil pentru determinarea
echilibrului acido-bazic in singe Cod 150710.

Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 26 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L
Cod 140710, nr. 63 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod
250420

Scrisoarea din 18.11.2022 cu informarea ca sunt in
imposibilitatea prezentrii raspunsului.

Solicitarea prezentirii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod
110120, nr. 68 Autoclav 200 1 cu incarcare orizontala
(caracteristici avansate) Cod 270220

Rg02- 4782 din Ericon SRL
14.11.2022

Rg02-4783 din Eyecon Medical
14.11.2022 SRL
Rg02-4784 din GBG MLD SRL

14.11.2022

Scrisoarea din 17.11.2022 cu atagarea documentelor
doveditoare.

Solicitarea prezentérii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regisesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 37, Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis,
40 probe Cod 150510, nr. 69 Masina de spalare si dezinfectare a
instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260, 64, Incubator-
Agitator pentru microplaci (ELISA) Cod 250430.

Scrisoarea nr. G-473 din 15.11.2022 cu atagarea
documentelor doveditoare.

Rg02-4785 din
14.11:2022

Mediclim M SRL

Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 54, Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400.

Scriosarea din 16.11.2022 cu atagarea documentelor
doveditoare, parvenita in termen.

Rg02-4786 din Neotec SRL Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii | Scrisoarea nr. 21/11 din 21.11.2022 cu atagarea
14.11.2022 tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru documentelor doveditoare

loturile nr. 55 Hota cu flux laminar Cod 250100
Rg02-4787 din Solicitarea prezentdrii documentelor confirmative pentru parametrii | Scrisoarea nr. 147 din 16.11.2022 cu atagarea
14.11.2022 Polisano Prim SRL | tehnici ce nu se regasesc in oferta depusi in sistemul electronic, pentru documentelor doveditoare, parvenita in termen.

loturile nr. 54 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400

Rg02-4788 din
14.11.2022

Tetis International
SRI

Solicitarea prezentdrii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile 14 Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod
130350

Scrisoarea nr. 11/388 din 16.11.2022 cu atasarea
lincurilor unde pot fi descarcate documentele
doveditoare, parvenita in termen

Rg02-4789 din
14.11.2022

Triumf Motiv SRL

Solicitarea prezentarii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L
Cod 140700, nr. 55, Hota cu flux laminar Cod 250100

Scriosarea nr. TM-90/22 din 17.11.2022 cu atagarea
documentelor doveditoare, parvenita in termen.
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Rg02-4790 din
14.11.2022

Visiosystems SRL

Solicitarea prezentirii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regisesc in oferta depusa in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 83 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod
120120

Prezentat manualul de utilizare pe mail fara
scrisoare de insotire pe 18.11.2022

Rg02-4791 din
14.11.2022

Vivamed
International SRL

Solicitarea prezentdrii documentelor confirmative pentru parametrii
tehnici ce nu se regasesc in oferta depusi in sistemul electronic, pentru
loturile nr. 11 Aspirator toracal Cod 130310, nr. 12 Aspirator
urgente Cod 130320, nr. 13, Aspirator chirurgical portabil Cod
130330, nr. 3, Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410,
nr. 4 Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 si nr. 14
Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350

Scriosarea din 17.11.2022 cu atasarea documentelor
doveditoare, parvenita in termen.

Ofertantii respinsi/descalificati:

Toata oferta operatorului economic Vipromed Service SRL se res

pinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile

publice, deoarece oferta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire, si anume: Documentul Unic de Achizitii European este depus pentru

altd procedura de achizitie, astfe

I, numarul procedurii de achizitie indicat nu corespunde

Lotul 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120

Oferta operatorului economic Eyecon Medical SRL se res
achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnic

cu numdrul procedurii de achizitie in cauzi.

pinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) si art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind
€, precum si nu a completat documentele in urma clarificirilor solicitate, si anume:

1. S-a solicitat tip vaporizator Desfluran, s-a oferit fird. Urmarea clarificarilor au fost prezentate datele din modulul »16.11 CO2 module specification”,
potrivit carora in acest modul este prezentata performanta tehnici pentru modulul CO2, dar nu si nu pentru vaporizatoare. Astfel, operatorul economic nu
a demonstrat cerinta mentionati fiind solicitata in documentatia de atribuire ca obligatorie.

2. S-a solicitat Frina centralizati pentru fixare

Lotul 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130

Oferta operatorului economic Data Control SRL se res

nu corespunde cerintelor tehnice si anume:
1. S-a solicitat Debitmetre gama, L/min > 0 — 15, s-a oferit Air - 0-12L/min.;
2. S-a solicitat Vaporizator / tip vaporizator / Desfluran, s-a oferit fari;

Oferta operatorului economic Eyecon Medical SRL se res
achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnic
1. S-a solicitat tip vaporizator Desfluran, s-a oferit fari. U
potrivit carora in acest modul este prezentati performanta

a demonstrat cerinta mentionati fiind solicitati in documentatia de atribuire ca obligatorie.

a aparatului, s-a oferit cu frina tip descentralizat, individual pe fiecare roata.

pinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece

pinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) si art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind
€, precum si nu a completat documentele in urma clarificirilor solicitate, si anume:

rmarea clarificarilor au fost prezentate datele din modulul ,16.11 CO2 module specification”,
tehnica pentru modulul CO2, dar nu si nu pentru vaporizatoare. Astfel. operatorul economic nu
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2. S-a solicitat Frini centralizata pentru fixarea aparatului, s-a oferit cu frina tip descentralizat, individual pe fiecare roata.

Lotul 3 Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice §i anume:

1. S-a solicitat marime masca 1 si 2, s-a oferit doar marimea 2 (0703).

Lotul 4 Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, §i anume:

1. S-a solicitat marime masci 1 si 2, s-a oferit doar marimea 2 (0703).

Lotul 7 Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, §i anume:

1. S-a solicitat trusd pentru pastrare/depozitarea dispozivului in functie de complectatia lamelelor solicitate, s- a oferit fara trusa.

Lotul 8 Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nor. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Lamele laringoscop marimea 2, s-a oferit fara;

2. S-a solicitat incarcitor de la priza de perete 220V, 50Hz, s-a oferit fara.

Lotul 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice. deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, §i anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea cimpului, cm / Diametrul ajustabil min. 24-32 cm, s-a oferit 13.5-27 cm;

2. S-a solicitat Dimensiunea cimpului, cm / Adincimea > 80 cm, s-a oferit 58 cm;

Oferta operatorului economic Medpunkt SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea cimpului, cm / Diametrul ajustabil min. 24-32 cm, s-a oferit pentru satelitul nr.1 - 15-35 cm, iar, pentru satelitul nr.2 - 9-26
cm, astfel, satelitu nr.2 nu corespunde cerintelor.

Lotul 11 Aspirator toracal Cod 130310
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achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele
1.S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB, astfel, cerinta dati nu a fost demonstratd in urma solicitirii scrisorii de clarificare.

Lotul 13 Aspirator chirurgical portabil Cod 130330

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) si art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind
achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele in urma clarificirilor solicitate, si anume:

1.S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB, astfel, cerinta dati nu a fost demonstrata in urma solicitirii scrisorii de clarificare.

Lotul 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410

Oferta operatorului economic Eyecon Medical SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1.S-a solicitat Baterie / Timp de operare > 300 de descirciri la energia maxima, s-a oferit 200 descarcari la 360J.

Oferta operatorului economic Dutchmed M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
1.S-a solicitat Baterie / Timp de operare > 300 de descircari la energia maxima, s-a oferit 200 descarcari la 360J.

Lotul nr. 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110

- Oferta operatorului economic Triumf Motiv SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice si anume:

1. S-a solicitat Putere maxima medie: 20, selectabil de la 1 Watt la max. S-a oferit 15W;

2. S-a solicitat Puls timp on (durata de expunere): selectabil 0.05 - 99 seconds s-a oferit 10us-3s;

3. Compatibilitate fibra: siliciu fibre diametre de bazi 365 - 1000 de microni s-a oferit Fibers Of 200 um, 400pum, 600um.

Lotul 22 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) Cod 280200

Oferta operatorului economic Dutchmed M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6)litb) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 120 W. s-a oferit 100W;

2. S-a solicitat Bipolar / Tiiere > 250 Ohm, s-a oferit 200 Ohm.

Lotul 23 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220

Oferta operatorului economic Dutchmed M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6)litb) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Monopola / Taiere > 350 Ohm, s-a 300 Ohm:

2. S-a solicitat Monopola / Coagulare > 150 W, s-a oferit 120 W;
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3. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 140 W, s-a oferit 100W;
4. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 300 Ohm, s-a oferit 200 Ohm;
5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare > 120 W, s-a oferit 100 W;

Lotul 24 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240

Oferta operatorului economic Dutchmed M SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Monopola / Taiere > 350 Ohm, s-a 300 Ohm;

2. S-a solicitat Monopola / Coagulare = 150 W, s-a oferit 120 W;

3. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 140 W, s-a oferit 100W;

4. S-a solicitat Bipolar / Taiere > 300 Ohm, s-a oferit 200 Ohm;

5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare = 120 W, s-a oferit 100 W;

Lotul 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L. Cod 140700

Oferta operatorului economic Data Control SRL cu art. 69 alin (6) lit b) st art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele in urma clarificarilor solicitate, si anume:

1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termica £2 °C;

9. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot < 48 dB;

Oferta operatorului economic Triumf Motiv SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
1. S-a solicitat Zgomot < 48 dB, s-a oferit 54 dB;

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, si anume:
1. S-a solicitat Zgomot < 48 dB, s-a oferit 54 dB;

Oferta operatorului economic [munotehnomed SRL este inacceptabila deoarece depaseste cu 30% valoarea estimata a achizitiei (lotului), calculata
conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice.

Lotul 26 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710
Oferta operatorului economic Data Control SRL cu art. 69 alin (6) lit b) si art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele in urma clarificarilor solicitate, si anume:
1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termicd £2 °C;
2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot < 48 dB;
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Oferta operatorului economic Ericon SRL cu art. 69 alin (6) lit b) si art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde
cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele in urma clarificarilor solicitate, si anume:

1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Numar de rafturi > 4:

2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termica +2 °C;

3. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot < 48 dB;

Ofertele operatorilor economici Imunotehnomed SRL si Neotec SRL sunt inacceptabile deoarece depésesc fiecare cu 30% valoarea estimati a achizitiei
(lotului), calculati conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice.

Lotul 27 Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860
Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1.S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal, s-a oferit de tip vertical.

Lotul 28 Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870 si 29 Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880
Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1.S-a solicitat Configuratie stationar. orizontal, s-a oferit de tip vertical.

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, sl anume:
1.S-a solicitat Configuratie stationar, orizontal, s-a oferit de tip vertical.

Lotul 33 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
oferta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire, si anume: In formularul specificatiei tehnice a fost indicat ca specificatia deplini
propusa de ofertant este conform anexei 33, insi anexa mentionata nu a fost atasata in sistemul electronic.

Lotul 36
Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
oferta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire, si anume: in formularul specificatiei tehnice lotul in cauza lipseste.

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
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1 S-a solicitat Teste anti CPP, Alergeni specifici IgE, Alergeni specifici IgG, Osteocalcina, Alergeni, s-a oferit fara.

Lotul nr. 37 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510

- Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 13 1/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice si anume:

1. S-a solicitat Imprimanta incorporaté s-a oferit externd.

- Oferta operatorului economic Biosistem mld SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume:
1. S-a solicitat Parametri determinati si calculati: PDW-SD dispozitivul oferit nu dispune de PDW-SD doar de PDW.

Lotul 38 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Metode de masurare —im pendansmetrica, s-a oferit fara;

2. S-a solicitat Metode de mdsurare fotometrica, s-a oferit fara;

3. S-a solicitat Reagenti / Sa fie inclus toti reagentii necesari pentru efectuarea analizelor si buna functionare a = 1000 analize, s-a oferit 500;

4. S-a solicitat Consumabile / Sa fie incluse > 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit,

s-a oferit 500;

Lotul 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570

Oferta operatorului economic Precitest Com SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) si art. 33 alin (14) lit 1) a Legii nr. 131/15 privind
achizitiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire i precum cd documentele ce constituie oferta nu contin
semnituri electronice, si anume: Formularul specificatiei tehnice nu contine semnatura electronica.

Lotul 42 Analizator automat ale gazelor si electrolitilor in sange Cod 150700

Oferta operatorului economic Diamedix Impex SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, $i anume:

1. S-a solicitat Stocarea datelor / Date analize min. 1000 inregistrari, s-a oferit 250;

2 S-a solicitat Stocarea datelor / Date calibriri min. 1000 inregistréri, s-a oferit 250;

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
1. S-a solicitat Volum probi / Capilar <100 pL, s-a oferit 135 uL, Sample draw requirement is 135uL;

112



2. S-a solicitat Detector de cheag de singe, s-a oferit Clot Protection;

Lotul 44 Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800

Oferta operatorului economic Sanmedico SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

S-a solicitat Timpul de masurare < 10 sec, s-a oferit 15 sec.

Lotul 46 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910

Oferta operatorului economic Neotee SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, i anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare,
s-a oferit fara;

Lotul 48 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare,
s-a oferit fara;

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor st standardelor in vigoare,
s-a oferit far3;

lotul 54 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400
- Oferta operatorului economic Polisano Prim SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice si anume: S-a solicitat Teste TORC infectii s-a oferit fara
- Oferta operatorului economic Mediclim AM SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerinelor tehnice si anume:
1. S-a solicitat Metoda chemoluminiscenta s-a oferit fluorescenta;
2. S-a solicitat Afisaj LCD, Touchscreen s-a oferit fara touchscreen;
3. S-a solicitat Teste DHEA-S s-a oferit fara;

Lotul 55 Hota cu flux laminar Cod 250100
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Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 13 1/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
1. Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB, s-a oferit 65 dB.

Lotul 63 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) siart. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele in urma clarificarilor solicitate, si anume:

1.Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Numarul ciclurilor de spalare 1...15;

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL este inacceptabild deoarece depaseste cu 30% valoarea estimata a achizitiei (lotului), calculata conform
prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 13 1/15 privind achizitiile publice.

Lotul 64 Incubator-Agitator pentru microplaci (ELISA) Cod 250430
Oferta operatorului economic GBG SRL se respinge in conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu a prezentat
clarificiri, privind parametrii tehnici care nu se regisesc in oferta depusa.

Lotul 67 Autoclav 100 1 cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Sa fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare, cu indicarea modelul oferit, s-a oferit fara.

Lotul 68 Autoclav 200 | cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220

Oferta operatorului economic Eyecon Medical SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) si art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind
achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, precum si nu a completat documentele in urma clarificarilor solicitate, si anume:

Conform formularului specificatiei tehnice se ofera un dispozitiv de model _ADELA-2CKK ”, insa in brosurile atasate se contine datele doar pentru

modelul ,,Adela-OT”, ca urmare, au fost solicitate clarificari, dar nu a fost prezentata alta brosura decit cea initiala.

Lotul 69 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Programe care pot fi programate de citre utilizator min. 30, s-a oferit 20 additional adjustable.

Lotul 70 Sterilizator 20 L Cod 270300
Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
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S-a solicitat Volumul 20 1, + 51, s-a oferit de 35L.

Lotul 75 Distilator cu rezervor Cod 270410

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

S-a solicitat Recipient 101, + 3 1, s-a oferit 241;

Lotul 76 Negatoscop Cod 210700

Oferta operatorului economic Tehoptimed SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, §i anume:

S-a solicita cu Reglare luminozitate, s-a oferit fira;

Lotul 79 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100
Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu

corespunde cerintelor tehnice, i anume:
1. S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260dB, s-a oferit 250dB.

Lotul 80 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerinielor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Convex Single Cristal 1,5-7,5 MHz, s-a oferit 1 — 6 MHz;

2. S-a solicitat Frecventa maxima a sistemului > 22 MHz, s-a oferit 20 Mhz;

3. S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260dB, s-a oferit 250dB.

Lotul 83 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

S-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate maximi > 180kg, s-a oferit 150kg;

Oferta operatorului economic Visiosystems SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Scaun stomatologic / Urcare/ coborire > 40cm, s-a oferit 31 cm;

2.8-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate maxims > 180kg, s-a oferit 150kg.

Lotul 84 Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100
115




Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, §i anume:
1. S-a solicitat Temperatura culorii 4000 - 5500 K, s-a oferit 6000K.

Lotul 86 Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea cimpului luminous focusabil, s- a oferit fix;

2. S-a solicitat Mobil pe suport cu minim 5 roti, s-a oferit cu 4 roti;

Lotul 88 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140

Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, sl anume:

1.Conform modelului oferit _YZ-H130/XGYT8-UVC15W” se ofera lampa de 15W sinu de 30 W cum este solicitat conform cerintelor tehnice.

Ofertele operatorilor economici Aelo Grup SRL si GBG MLD SRL sunt inacceptabile deoarece depasesc fiecare cu 30% valoarea estimatd a achizitiei
(lotului), calculata conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice.

Lotul 91 Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Suprafata de iradiere la 30 cm > 50x20 cm, s-a oferit 40x20 cm;

5 S-a solicitat Durata de viati a sursei de lumina > 50 000 ore, s-a oferit 20 000 h.

Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL este inacceptabila deoarece depaseste cu 30% valoarea estimata a achizitiei (lotului),
calculati conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice.

Lotul 93 Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Alimentare retea 220V, 50Hz, s-a oferit doar de la baterie interna.

Lotul 95 Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730
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Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
S-a solicitat Greutatea maxima > 200kg, s-a oferit 160 kg.

Lotul 97 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

L. S-a solicitat ecran LCD > 65x25 mm, s-a oferit LCD = 8,0 cm, 3,15 inch.

Lotul 104 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Controlul pacientului / Functionalitati pozitionare anti-Trendelenburg, oferit firi.

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6)litb) aLegiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
1. S-a solicitat Greutatea maxima a pacientului / Cu eticheti pe pat >220 kg, s-a oferit 200kg;

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. La dosar a fost atasata o brosura pentru pat model TM-D 4059, dar a fost oferit modelul 4058;

2. S-a solicitat Pat Tip multifunctional cu 6-8 pozitii, s-a oferit 4 pozitii;

3. S-a solicitat Controlul pacientului / Functionalitati pozitionare Trendelenburg, s-a oferit fira acesta pozitionare;

4. S-a solicitat Controlul pacientului / F unctionalititi pozitionare anti-Trendelenburg, s-a oferit firi aceasta pozitionare;

Lotul 106 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Inaltime reglabila 60 - 90 cm, s-a oferit 77-87 cm.

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Inaltime reglabild 60 - 90 cm, s-a oferit 51-82 cm.

Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,

deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:
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1. S-a solicitat Inaltime reglabild 60 - 90 cm, s-a oferit 61-81 cm; fara saltea. Cu saltea de asemenea nu corespunde cerintelor s-a solicitat Inaltime reglabild
60 - 90 cm, s-a oferit 71-91 cm;

Lotul 107 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu
corespunde cerintelor tehnice, §i anume:

1. S-a solicitat Inaltime reglabila 60 - 90 cm, s-a oferit 77-87 cm.

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legiinr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat inaltime reglabild 60 - 90 cm, s-a oferit 51-82 cm.

Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice,
deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Inaltime reglabila 60 - 90 cm, s-a oferit 61-81 cm; fard saltea. Cu saltea de asemenea nu corespunde cerintelor s-a solicitat Inaltime reglabild
60 - 90 cm, s-a oferit 71-91 cm;

Lotul 113 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) litb) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Impendanta de intrare > 10 M Ohm, s-a oferit > 2.5 M Ohm;

2. S-a solicitat Imprimanta / Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezolutie verticald) si 40 dpi/mm (rezolutie orizontald) la viteza de 25 mm/s, s-a oferit 32
dots/mm.

Lotul 121 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340

Oferta operatorului economic Aelo Grup SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
nu corespunde cerintelor tehnice, sl anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV, s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV;

2 S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsul 20 - 300 bpm, s-a oferit 25-300 bpm,;

3. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg;

Lotul 122 Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile
publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Bloc de alimentare de la reteaua electrica 1 unitate, s-a oferit fara;

2 §.a solicitat Acumulator/Baterii reincarcabile, s-a oferit fara;
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Lotul 125 Spiregraf Cod 260500

-Toati oferta operatorului economic Vipromed Service SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece
oferta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire, si anume: Documentul Unic de Achizitii European este depus pentru altd proceduri de achizitie,
astfel, numarul procedurii de achizitie indicat nu corespunde cu numirul procedurii de achizitie in cauza.

-Operatorul economic Eyecon Medical SRL a fost desemnat cistigitor in baza deciziei grupului de lucru din 21.11.2022, insi refuzi lotul in cauzi din motivul
incapacitatii de a livra bunul in conformitate cu scrisoarea de informare din 22.12.2022.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot &
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitéri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scizut |
Costul cel mai scizut o
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost o
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea
loturilor aferente)
Informatia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost)
Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor Ca urmare a contestatiei nr. 02/1030/22 din 29.11.2022 a operatorul economic SRL Mediclim
AM, depuse la Agentia pentru Solutionare a Contestatiei.

Modificarile operate Reevaluarea ofertelor pentru lotul 54 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400

Motivul reevaluirii ofertelor Operatorul economic Eyecon Medical SRL a fost desemnat cistigitor pentru lotul nr. 125
spirograf, in baza deciziei grupului de lucru din 21.1 1.2022, insi refuzi lotul in cauzi din
motivul incapacitatii de a livra bunul in conformitate cu scrisoarea de informare din
22.12.2022. Operatorul economic GBG MLD SRL a fost desemnat cistigitor pentru lotul 37
Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510. insi in cadrul
altei proceduri de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-1660134456813 privind Achizitia
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Dispozitivelor medicale, conform necesitatilor conform necesitatilor institutiilor medico-
sanitare publice pentru anul 2022 (lista suplimentara 14), la care GBG MLD SRL a participat
cu acelasi bun de acelas model si producator a fost respins din motivul necorespunderei
tehnice. Ce tine de lotul nr. 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110, unicul operator
economic participant Triumf Motiv SRL a fost respins initial din motivul ci formularele
specificatia de pret si tehnica lotul in cauzi lipseste, insa dupd sesizarea telefonica a
operatorului economic au fost regasite formularele incarcate in sistemul electronic. Astfel,
pentru loturile 125, 37 s1 21 au fost reevaluate ofertele de grupul de lucru.

Modificarile operate

Se anuleaza decizia grupului de lucru din 21.1 1.2022 privind loturile nr. 21, 37 si 125 (in
conformitate cu art. 69 alin (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice), astfel, grupul
de lucru a reevaluat loturile mentionate si

emite decizia de reevaluare din 28.12.2022.

n urma examiniri, evaluirii si compararii o

fertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. cod Denumire | Can | Pretunitar | Pret unitar Suma Suma (cu Model art/ Producator/ Cistigator
Lot Lot titat | (fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) Tara de Origine
ea TVA)
1 1-46195 | Masina de 1 426000 511200 426000 511200 "WATO EX-65 + Dutchmed-M SRL
anestezie ePM 12/ China /Mindray"
(caracteristici
medii) Cod
110120
2 2-46195 Masina de 2 554600 665520 554600 665520 "WATO EX-65 + Dutchmed-M SRL
anestezie BeneVision N15/ China/
(caracteristici Mindray"
avansate)
Cod 110130
3 3-46195 Balon 2 732 878.,4 1464 1756,8 "Reusable Dutchmed-M SRL
resuscitare resuscitator Infant
AMBU 130 250 + Mask size
neonatal Cod 130 220, 130 221 +
110410 Bag 130 277/ Turcia/
Plastimed" i
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[4 [ 4-46195 | Balon 17 744 8928 12648 15177,6 Reusable Dutchmed-M SRL |
resuscitare resuscitator
AMBU copii Pediatric 130 251 +
Cod 110420 Mask size 130222,
130 223 + Bag 130
277/ Turcia/ Plastimed
5 5-46195 Balon 17 785 942 13345 16014 Reusable Dutchmed-M SRL
resuscitare resuscitator Adult
AMBU 130 252 + Mask size
adulti Cod 130 224, 130 225 +
110430 Bag 130 277/ Turcia/
Plastimed
7 7-46195 Laringoscop | 4 9660 11592 38640 46368 03.41140.521+12.80005.0 GBG-MLD SRL
adult cu fibra 02+03.42013.621+03.420
optica, LED 13.631+03.42013.641+03
Cod 110610 42013.651+03.90003.001
Germania Kirchner& Wil
helm
8 8-46195 | Laringoscop | 2 17950 21540 35900 43080 03.41140.521+12.80005.0 GBG-MLD SRL
adult pentru 02+03.42053.621+03.420
intubatii 53.631+03.42053.641+27
dificile Cod 133
110620 Germania Kirchner& Wil
helm
9 9-46195 Lampa 1 78400 94080 78400 94080 MICARE PowerLED E700 Medpunkt SRL
chirurgicala China/ Nanchang Micare
cu 1 satelit Medical Equipment Co.,Ltd
(caracteristici
avansate)
Cod 130220
10 10-46195 | Lampa 2 160000 192000 320000 384000 "STARLED 3 NX+3NX / Eyecon Medical SRL
chirurgicala ACEM, Italia "
cu 2 sateliti
(caracteristici
de baza) Cod
130230 \;
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11 11-46195 | Aspirator 4280 5136 12840 15408 jmv:ﬁoﬂj toracal LTA 270 Tetis International T
toracal Cod +15 filtre antibacteriene SRL
130310 LRA204 + vas collector
LRA372 Italia GIMA
12 12-46195 | Aspirator 5328,33 6394 10656,66 12788 " F-31.00+05.0016 Vivamed
urgente Cod Italia Fazzini" International SRL
130320
13 13-46195 | Aspirator 9920 11904 79360 95232 Aspirator chirurgical Tetis International
chirurgical portabil, with trolleySuper SRL
portabil Cod Vega, #28193 Italia GIMA
130330
14 14-46195 | Aspirator 11202,62 13443,14 33607,86 40329,42 28204+28237 Italia Gima Vivamed
chirurgical International SRL
(performanta
avansata)
Cod 130350
15 15-46195 | Defibrilator 42285,56 50742,67 84571,12 101485,34 SVP-B0007 conf-rech Semi- | Biosistem-MLD SRL
extern, Automatic AED
semiautomat with ECG Monitoring
Cod 130400 Manual Override
(Synchronized
Cardioversion) + electrozi
SAV-C0846 -3
buc si SAV-C0016 - 3 buc
/Ttalia /AMI
17 17-46195 | Incalzitor 40000 48000 40000 48000 Ampir 01 cu stativ Jako Life Clinic SRL
pentru Suir /TahatAksi/ Belarus
componente
sanguine si
solutii
infuzabile
Cod 130650
19 19-46195 | Autorefracto 57330 68796 57330 68796 AR-7610/ China /RedSun GBG-MLD SRL
metru Cod Optical
170400 |
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20

20-46195

Oftalmoscop
Cod 170500

3220

3864

22540

27048

Piccolight ES6LED/
Germania/ Kirchner& Wil
helm

GBG-MLD SRL

22

22-46195

Dispozitiv
electro-
chirurgical
(diatermocoa
gulator
caracteristici
de baza) Cod
280200

64200

77040

256800

308160

EXCELL 350
MCDSe /Ttalia/ Alsa

DataControl SRL

23

23-46195

Dispozitiv
electro-
chirurgical
(diatermocoa
gulator
caracteristici
avansate)
Cod 280220

78920

94704

78920

94704

"EXCELL 400
MCDSe /Italia /Alsa "

DataControl SRL

24

24-46195

Dispozitiv
electro-
chirurgical
(diatermocoa
gulator
caracteristici
medii) cu
troliu Cod
280240

83620

100344

83620

100344

EXCELL 350
MCDSe/ Italia/ Alsa

DataControl SRL

31

31-46195

Analizator
semiautomat,
de urina cu
masurare
continue Cod
150120

500

600

500

600

Mission U500 (U211-
111)+10U (U031-101) SUA
ACON LABORATORI

ES INC.

Sanmedico SRL

32

32-46195

Analizator
biochimic,

80000

96000

240000

288000

"Selectra ProS (cod:
6003-543)/ Olanda/ Elitech"

GBG-MLD SRL
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automat 100
teste, cu
sistem de tip
deschis Cod
150200

34

34-46195

Analizator
biochimic cu
cuva,
semiautomat,
cu sistem de
tip deschis
Cod 150240

30200

36240

60400

72480

Biobase-Silver /China/
Biobase

DataControl SRL

35

35-46195

Analizator
biochimic,
semiautomat,
cu sistem de
tip deschis
Cod 150250

28000

33600

196000

235200

SA-20 Semi-Auto-
biochemistry analyzer/ China
Clindiag

Biosistem-MLD SRL

38

38-46195

Analizator
hematologic,
automat (5
diff), cu
sistem de tip
deschis Cod
150530

123825

148590

123825

148590

BC-5150 Auto Hematology
Analyzer/ China /Mindray

Biosistem-MLD SRL

40

40-46195

Analizator
ionoselectiv
Na, K, Cl
Cod 150610

20800

24960

41600

49920

M00204/ Austria/ EXIAS

Precitest Com SRL

41

41-46195

Analizator
jonoselectiv,
pentru
laborator
specializat
Cod 150640

40950

49140

40950

49140

Smartlyte+ ISE analyzer
/SUA /Diamond

Biosistem-MLD SRL

43

43-46195

Analizator
portabil

148500

178200

148500

178200

BGA-102 / China / Wondfo

Echipamed-Plus SRL
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pentru

determinarea
echilibrului
acido-bazic
in singe Cod
150710
45 45-46195 | Hemoglobin | 1 5000 6000 5000 6000 Cl111-3021+C131- Sanmedico SRL
ometru 3011+C121-3041 SUA
(caracteristici ACON LABORATORI
avansate) ES INC.
Cod 150810
46 46-46195 | Centrifuga, 12 25950 31140 311400 373680 "BKC-TL6M with 12x10 DataControl SRL
de laborator angle rotor(Nol1) /
(8-12 tuburi) China/ Biobase"
Cod 150910
47 47-46195 | Centrifuga, 3 11800 14160 35400 42480 BKC-TL4B with 24x10 DataControl SRL
de laborator angle rotor /China /Biobase
(24 tuburi)
Cod 150920
50 50-46195 | Coagulometr | 2 6500 7800 13000 15600 Coatron X Pro Germania Sanmedico SRL
u TECO Medical
semiautomat Instruments
Cod 151110 Production and
Trading GmbH
51 51-46195 | Coagulometr | 1 6000 7200 6000 7200 C-1X (cod: 5056013023036)/ | GBG-MLD SRL
u portabil Helena Bioscience/ Marea
Cod 151120 Britanie
52 52-46195 | Glucometru | 347 | 755 906 261985 314382 Vivachek Ino X, Pharmony SRL
(caracteristici VGM49/ China VivaChek
de baza) Cod Biotech (Hangzhou) Co.,
151200 Ltd.
53 53-46195 | Glucometru | 4 755 906 3020 3624 Vivachek Ino X, Pharmony SRL

(caracteristici

VGM49Y/ China/ VivaChek

|
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avansate)
Cod 151210

Biotech (Hangzhou) Co.,
Ltd.

56

56-46195

Microscop
binocular,
simplu Cod
250200

16

11200

13440

179200

215040

bScope (BS.1152-
EPLi) /Olanda/ Euromex

DataControl SRL

57

57-46195

Incubator
(termostat)
20-35L Cod
250300

9350

11220

28050

33660

BJPX-H30II /China /Biobase

DataControl SRL

58

58-46195

Incubator
(termostat)
40-60 L Cod
250310

10710

12852

21420

25704

BJPX-H48I1/ China/ Biobase

DataControl SRL

59

59-46195

Incubator
(termostat)
80-100 L
Cod 250320

11730

14076

35190

42228

BJPX-H80IV/ China
/Biobase

DataControl SRL

61

61-46195

Agitator de
laborator
(orbital) Cod
250400

12920

15504

77520

93024

SK-0330-Pro/ China/
Biobase

DataControl SRL

66

66-46195

Autoclav 21-
25L,cu
vacuum,
clasa B Cod
270110

50700

60840

354900

425880

BKM-K23B/ China/ Biobase

DataControl SRL

68

68-46195

Autoclav 200
| cu incarcare
orizontala
(caracteristici
avansate)
Cod 270220

655693,2

786831,84

655693,2

786831,84

SMB-DSD-200 Turcia
Sterilmed

Health Medical
Solutions SRL

69

69-46195

Masina de
spalare si
dezinfectare

278000

333600

556000

667200

AWD655-8L/ AT-OS,
Italia

Eyecon Medical SRL
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a
instrumentari
ului
chirurgical,
150L Cod
270260

71-46195

Sterilizator
40 L Cod
270310

1l

11360

13632

124960

149952

HAS-T501 /China /Biobase

DataControl SRL

72

72-46195

Sterilizator
80 L Cod
270320

10350

12420

82800

99360

BOV-V70F/ China/ Biobase

Ericon SRL

73

73-46195

Sterilizator
200 L Cod
270340

23120

27744

46240

55488

HAS-T200I /China /Biobase

DataControl SRL

76

76-46195

Negatoscop
Cod 210700

9199,17

110369

45995,85

551845

44701 Italia Gima

Vivamed
International SRL

77

77-46195

Sistem
videoendosc
opic pentru
videogastros
copie
(caracteristici
avansate)
Cod 290150

584600

701520

584600

701520

OPTERA (CV-170

+ ASPEED2 +

MB-142 + MB-155
+MD-2702 + TC-C3

+ GIF-H170) /Japonia +
Italia + China /Olympus
+ GIMA + Neovo

DataControl SRL

78

78-46195

Dispozitiv de
reprocesarea
automata a
unui
endoscop cu
uscarea
canalelor
Cod 290420

398000

477600

398000

477600

MED-ISA /Italia/ Cantel

DataControl SRL

79

79-46195

Ultrasonogra
f General,
Cardiac,
performanta

755296,75

906356,1

755296,75

906356,1

G86 China
VINNO
TECHNOLOGY

Health Medical
Solutions SRL

127




inalta Cod (SUZHOU) CO., |
300100 LTD.
80 80-46195 | Ultrasonogra | 1 5647279 677673,48 5647279 677673,48 G65 China Health Medical
f General, VINNO Solutions SRL
OB-GYN, TECHNOLOGY
performanta (SUZHOU) CO.,
medie Cod LTD.
300210
81 81-46195 | Concentrator | 1 18000 21600 18000 21600 Oxybreath 10, DataControl SRL
de oxigen OXY5100/ Turcia/ Karemed
10L Cod
110401
82 82-46195 | Butelie 7 5600 6720 39200 47040 BO.100.15015/ Italia/ SAN- | Labromed Laborator
oxigen 5 litri 0-SUB SRL
Cod 110510
84 84-46195 | Lampa 6 5065 6078 30390 36468 YDO1A (LED) China Triumf-Motiv SRL
pentru Huifeng Medical
examinare,
brat flexibil
(caracteristici
de baza) Cod
130100
85 85-46195 | Lampa 1 4680,17 5616,2 4680,17 5616,2 49041 Italia Gima Vivamed
pentru International SRL
examinare,
brat articulat
(caracteristici
medii) Cod
130110
86 86-46195 | Lampa 17 56540 67848 961180 1153416 Onyx (60000), TL-01.60.0 DataControl SRL
pentru /Polonia/ Infimed

examinare,
brat articulat
(caracteristici
avansate)
Cod 130120
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89 89-46195 | Lampa 140 | 296 355,2 41440 49728 YZ-H115/ Ecochimie SRL 14

germicida XGYT8-UVCI5W Ozone
(varianta /China /HNLST
stationara
20m) Cod
130150

90 90-46195 | Lampa 23 3180 3816 73140 87768 Corp cu lampi UV AELO GRUP SRL
germicida Model 023/ Republica
(varianta Moldova /Caravan Express
mobila) Cod SRL
130160

92 92-46195 | Cintar 10 3466,67 4160 34666,7 41600 S7350HR lItalia Fazzini Vivamed
electronic International SRL
pentru adulti
cu taliometru
Cod 130700

93 93-46195 | Cintar 8 3491,67 4190 27933,36 33520 RCS 200 China Tehoptimed SA
electronic Jiangsu Shuhong Medical
pentru adulti
(220V) Cod
130710

94 94-46195 | Cintar 2 716,83 860,2 1433,66 1720,4 27240 Italia Gima Vivamed
electronic International SRL
pentru adulti
(baterie) Cod
130720

95 95-46195 | Cintar 9 2325 2790 20925 25110 RGZ 200 China Tehoptimed SA
mecanic Jiangsu Shuhong Medical
pentru adulti
Cod 130730

96 96-46195 | Cintar 13 2325 2790 30225 36270 RGZ 200 China/ Jiangsu Tehoptimed SA
mecanic cu Shuhong Medical
taliometru,
pentru adulti
Cod 130740 ]

97 97-46195 | Cintar 49 745 894 36505 43806 Beurer Cantar pentru copii Tetis International
electronic, BY80 Germania Beurer SRL
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pentru nou-
nascuti Cod
130800

98

98-46195

Cintar
mecanic,
pentru nou-
nascuti Cod
130810

12

850

1020

10200

12240

§7250 ltalia Fazzini

Vivamed
International SRL

101

101-
46195

Targa
sanitara Cod
140360

2880

3456

20160

24192

34077 Italia Gima

GBG-MLD SRL

102

102-
46195

Brancarda
sanitara
(caracteristici
de baza) Cod
140370

10

13593,11

16311,732

135931,1

163117,32

ST 72 Optium Turcia

Imunotehnomed SRL

103

103-
46195

Brancarda
sanitara
(caracteristici
avansate)
Cod 140380

32553,7

39064,44

65107,4

78128,88

EMERGEUM Optium Turcia

Imunotehnomed SRL

104

104-
46195

Pat
multifunction
al pentru
adulti (6-8
pozitii) Cod
140400

31085,88

37303,056

186515,28

223818,336

IN 42 Optium Turcia

Imunotehnomed SRL

105

105-
46195

Pat pediatric
standard
(mecanic)
pentru
adolescenti
Cod 140410

12478,92

14974,704

62394,6

74873,52

ME 30 Optium Turcia

Imunotehnomed SRL

108

108-
46195

Frigider
mortuar, 2
locuri(caract
eristici

110000

132000

220000

264000

DEKO2/ BNT /Turcia

Eyecon Medical SRL
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avansate)

Cod 140760
109 109- Lampa cu 58000 69600 58000 69600 S260S Slit Lamp/ China/ Medpunkt SRL
46195 fanta Cod MediWorks
170100
110 110- Gonioscop 11200 13440 33600 40320 VG3/ USA /Volk optical DataControl SRL
46195 Cod 170510
111 111- Lentila Volk 7777 93324 31108 37329,6 V20LC DataControl SRL
46195 Cod 170520 V78C
V90C /USA/ Volk optical
112 112- Electroencef 327287 392744.,4 327287 3927444 Neurowerk EEG Health Medical
46195 alograf 58 Germania Sigma Solutions SRL
pentru MedizinTechnik GmbH
monitorizare
a EEG
continua Cod
260120
113 113- Electrocardio 12500 15000 12500 15000 Model:SE301/ China/ AELO Grup SRL
46195 graf 3 canale, EDAN INSTRUMENTS
caracteristici INC
de baza Cod
260200
114 114- Electrocardio 12700 15240 63500 76200 Model:SE301 /China/ AELO Grup SRL
46195 graf 3 canale, EDAN INSTRUMENTS
caracteristici INC.
avansate Cod
260210
115 115- Electrocardio 19000 22800 19000 22800 Model:SE601B/ China/ Edan | AELO Grup SRL
46195 graf 6 canale, Instruments
caracteristici
avansate Cod
260221
116 116- Electrocardio 23000 27600 69000 82800 Model:SE601B /China /Edan | AELO Grup SRL
46195 graf 6 canale, Instruments

caracteristici
avansate cu
troleu pe
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rotile Cod
260222

-

117

117-
46195

Electrocardio
graf 12
canale,
caracteristici
de baza Cod
260230

23700

28440

71100

85320

Model:SE1200 Express
/China /EDAN
INSTRUMENTS

INC

AELO Grup SRL

118

118-
46195

Electrocardio
graf 12
canale,
caracteristici
avansate cu
troleu pe
rotile Cod
260231

25850

31020

103400

124080

Model:SE1200 Express
/China /EDAN
INSTRUMENTS

INC.

AELO Grup SRL

120

120-
46195

Monitor
pentru
monitorizare
a functiilor
vitale
(caracteristici
de baza cu
accesorii
neonatal)
Cod 260300

25500

30600

25500

30600

iM8/ EDAN, China

Eyecon Medical SRL

121

121-
46195

Monitor
pentru
monitorizare
a functiilor
vitale
(caracteristici
avansate,
accesorii
neonatal)
Cod 260340

93850

112620

93850

112620

ePM15/ China/ Mindray

Dutchmed-M SRL
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122 122- Pulsoximetru | 2 6900 8280 13800 16560 BT-710 /Coreea /Bistos DataControl SRL
46195 portabil,
Nou-nascut
Cod 260420
123 123- Pulsoximetru | 1 6500 7800 6500 7800 H100B /EDAN/ China Eyecon Medical SRL
46195 portabil,
Adult,
Pediatric
Cod 260430
124 124- Pulsoximetru | 526 250 300 131500 157800 Beurer Pulsoximetru cu husa | Tetis International
46195 de buzunar de protectic PO45 Germania | SRL
Cod 260440 Beurer
125 125- Spirograf S 42500 51000 212500 255000 Pony FX /COSMED Srl/ GBG MLD SRL
46195 Cod 260500 Italia
126 126- Termometru | 3568 | 32,95 39,54 117565,6 141078,72 Termometru fara mercur Farmina SRL
46195 mecanic Cod Model: CR.W00
260600 DM000213618/
China/ Wuxi Medical
Instrument Factory
Co., Ltd
127 127- Termometru | 610 28.8 34,56 17568 21081,6 Beurer Termometru Tetis International
46195 digital Cod electronic FT09 Germania SRL
260610 Beurer
128 128- Termometru | 64 449 538,8 28736 34483,2 Beurer Termometru FT65 Tetis International
46195 digital cu Germania Beurer SRL
infrarosu
Cod 260620
129 129- Higrometru 185 165 198 30525 36630 Higrometru Alex Standard SRL
46195 Psihrometru Psihrometru 0-25C
0-25C Cod Cod 260630/
260630 Ucraina /Steclopribor
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130 130- Higrometru 193 165 198 31845 38214 Higrometru Alex Standard SRL
46195 Psihrometru Psihrometru 15-40C
15-40C Cod Cod 260640/ Ucraina/
260640 Steclopribor
131 131- Tensiometru | 285 132 158.,4 37620 45144 Moretti Tensiometru DM330 | Tetis International
46195 Adult Cod Italia / China SRL
260700 Moretti (producator
Wenzhou Kangju
Medical Instrument,
China)
132 132- Tensiometru | 1215 | 149 178,8 181035 217242 Moretti Tensiometru DM333 | Tetis International
46195 Adult cu Italia / China SRL
fonoendosco Moretti (producator
p Cod Wenzhou Kangju
260710 Medical Instrument,
China)
133 133- Tensiometru | 23 180 216 4140 4968 Moretti Tensiometru DM330 | Tetis International
46195 Pediatric cu Manseta SRL
Cod 260720 pediatrica DR1421 Italia /
China
Moretti (producator
Wenzhou Kangju
Medical Instrument,
China)
134 134- Tensiometru | 154 175 210 26950 32340 Moretti Tensiometru DM333 | Tetis International
46195 Pediatric cu cu Manseta SRL
fonoendosco pediatrica DR1421 Italia /
p Cod China
260730 Moretti (producator
Wenzhou Kangju
Medical Instrument,
7! China)




136 136- Tensiometru | 61 1190 1428 72590 87108 Beurer Tensiometru Tetis International
46195 electronic electronic BM55 +adaptor SRL
automat reteat+ 2 mansete adulti
Adult Cod Germania Beurer
260760
137 137- Tensiometru | 8 1500 1800 12000 14400 Beurer Tensiometru Tetis International
46195 electronic electronic BMS5S5 +adaptor SRL
automat retea+ 2 mansete pediatrice (
Pediatric Moretti DR211) Germania
Cod 260770 Beurer
138 138- Tensiometru | 36 1380 1656 -49680 59616 Beurer Tensiometru Tetis International
46195 electronic electronic BM55 +adaptor SRL
automat de retea+t 2 mansete adulti
triaj Adult Germania Beurer
Cod 260780
139 139- Tensiometru | 8 1500 1800 12000 14400 Beurer Tensiometru Tetis International
46195 electronic electronic BMS55 +adaptor SRL
automat de retea+t 2 mansete pediatrice (
triaj Pediatric Moretti DR211) Germania
Cod 260790 Beurer
140 140- Cardiomonit | 2 33900 40680 67800 81360 STARS000E./ China /Comen | AELO Grup SRL
46195 or fetal Cod
260800
141 141- Colposcop 1 151200 181440 151200 181440 Z4 /ltalia/ Centrel DataControl SRL
46195 Cod 261000
142 142- Videocolpos | 1 199040 238848 199040 238848 Z4 [Ttalia/ Centrel DataControl SRL
46195 cop Cod
261010 |

Anularea procedurii de achizitie publici

- In temeiul art. 71 alin (1) lit d) liniuta sasea din Legea nr.

cu 30% valoarea estimati a achizitiei (lotului),
Lotul 6 Laringoscop adult standard Cod 110600
Lotul 18 Tonometru ocular portativ Cod 170300

131/2015 privind achizit

calculati conform prezentei legi

Lotul 30 Analizator semi-automat, de urini Cod 150100

iile publice, deoarece toate ofertele in parte depasesc
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Lotul 49 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950
Lotul 62 Cititor de microplaci (ELISA) Cod 250410

Lotul 100 Targa-saltea sanitara Cod 140350

- in temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, potrivit ciruia au fost depuse oferte neconforme sau care
depisesc cu 30% valoarea estimata a achizitiei (lotului), calculata conform prezentei legi
Lotul 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410
Lotul 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110
Lotul 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700
Lotul 26 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710
Lotul 27 Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860
Lotul 28 Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870

Lotul 29 Frigider pentru vaccini 95-130L Cod

140880

Lotul 33 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220
Lotul 36 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300

Lotul nr. 37 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510
Lotul 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570

Lotul 42 Analizator automat ale gazelor si electrolitilor in sange Cod 150700

Lotul 44 Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800

Lotul 48 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930

Lotul 63 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420

Lotul 64 Incubator-Agitator pentru microplaci (ELISA) Cod 250430

Lotul 70 Sterilizator 20 L Cod 270300
Lotul 75 Distilator cu rezervor Cod 270410

Lotul 83 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120

Lotul 88 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140

Lotul 91 Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270
Lotul 106 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500

Lotul 107 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510

- in temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr.

131/2015 privind achizitiile publice, avind in vedere ci nu a fost depusi nici o oferta:

Lotul 60 Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330
Lotul 65 Termostat laborator Cod 250510

Lotul 74 Distilator Cod 270400

Lotul 87 Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130
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Lotul 99 Pat cu aer fluidizat Cod 140300
Lotul 119 Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260
Lotul 135 Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740

in acelasi timp, mentionim ¢i pentru loturile anulate, CAPCS va initia 0o noui proceduri de achizitie publici numai dupi reconfirmarea
necesitatii, specificatiilor tehnice si disponibilititii mijloacelor financiare pentru anul bugetar 2023 de ciitre institutiile beneficiare.

Pentru loturile nr. 55 Hota cu _flux laminar Cod 250100 si nr. 67 Autoclav 100 I cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180 au
fost desemnati operatorii economici Neotec SRL s respectiv, Lokmera SRL.

Totodata, drept cerintd obligatorie potrivit documentatiei de atribuire a fost indicat c3 operatorii economici urmeazi si prezinte numirul de inregistrare
la AMDM 1in termen de 15 zile de la solicitare autoritatii contractante (23.11.2022), iar neprezentarea numarului de inregistrare in termenul mentionat
serveste drept temei de descalificare a ofertei.

Astfel, operatorii economici Neotec SRL si Lokmera SRL au informat ca pentru loturile mentionate nu prezinta numirul de inregistrare la AMDM pentru
produsele cu care au fost desemnati cisti gatori, deoarece bunurile nu sunt drept dispozitive medicale potrivit producitorului si nu pot fi inregistrate de citre
Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Respectiv, se anuleaza decizia grupului de lucru din 21.11.2022 privind loturile nr. 55 si 67 (in conformitate cu art. 69 alin (11) a Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice), astfel, grupul de lucru vi informeazs despre decizia din 13.01.2023, dupa cum urmeaza:

Loturile nr. nr. 55 Hota cu flux laminar Cod 250100 (beneficiar Serviciul Medical al MAI) sinr. 67 Autoclav 100 I cu incarcare verticala (otel inox)
cu ciclu de vacuum Cod 270180 (beneficiar IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1), se anuleazi in conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) din
Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, potrivit caruia autoritatea contractanti este in imposibilitate de a reevalua ofertele depuse si de a incheia
contracte pentru loturile in cauza, deoarece termenul de valabilitate a ofertelor fiind de 120 zile, care a expirat la data de 12.01.2023.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului economic - Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Participantii din cadrul procedurii de achizitie in Rg02-4871 din 23.11.2022 e-mail
cauzi si beneficiarii finali Rg02-5128 din 15.12.2022
Rg02-468 din 13.01.2023 N

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii se realizeazd in conformitate cu
prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice)
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Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimati a contractului este mai mica decat
pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

03 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace electronice
si/sau fax 0

—

[J 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin mijloace electronice
si/sau fax O

T cazul in care valoarea estimata a contractului este egald sau mai mare
decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizitiile publice

V 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace electronice
si/sau fax O

] 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin mijloace electronice
si/sau fax O

(Selectati termenul de asteptare respeclat.
termenelor de asteptare, se efectueazd in co

Moldova).

Notdi: Au fost depuse contestatii de catre operator
la ANSC cu nr. 02/1021/22 din 28.11.2022, nr. 02/1010/22 din 25.1 1.2022, nr.
la rezultatele procedurii mentionate.

Calcularea termenelor prevazute de Legea
nformitate cu prevederile TITLUL UI 1V Cap

Astfel, in urma deciziilor emise de ANSC cu nr.

ii economici Echipamed Plus SRL, Neotec SRL, Eyec

02/1028/22 din 28.11.202

ar. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a
itolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

on Medical SRL, MedPunkt SRL, inregistrate
2 si nr. 02/1040/22 din 02.12.2022 cu privire
03D-881-22 din 24.12.2022, nr. 03D-874-22 din 23.12.2022, nr.

03D-888-22 din 28.12.2022 si decizia nr. 03D-889-22 din 28.12.2022 in baza cdrora contestatiile se resping ca neintemeiate, iar decizia grupului de
lucru din 21.11.2022 rdmine neschimbatd.

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

?:81:%..3" Valoarea contractului Termenul limita de
. Cu capital Numiérul Termen de livrare/ prestare/
Denumirea autohton/ si data . executare al
operatorului IDNO Cu capital contractului inregistrat de (S 1C 3 fird TVA inclusiv VELELLEL m._ contractului/
economic mixt/asociere/ CAPCS R TVA contractului acordului-cadru
Cu capital strain
Livrarea Bunurilor se
. efectueazd de cétre
TETIS 6 luni de la Vanzator in conditii
INTERNATIONAL Cu capital 46195/24/conform M%%MME ww 100000- | ce7132 00 | 824558,40 Mm%w%mmg @ Incoterms: DDP
SRL 1003600043595 autohton anexel CAPCS M\MMHMW meﬁn_v:mw:oo
destinatie vamuit,
péna la 75 zile de la
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inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livrarii
(pentru cele care
necesitd instalarea)

AELO GRUP SRL

1011600009752

Cu capital
autohton

46195/01/conform
anexei

Conform
anexei

33100000-
1

479440,0

575328,00

6 luni de la
aprobarea
contractelor de
CAPCS

Livrarea Bunurilor se
efectueaza de citre
Vanzitor in conditii
Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vimuit) 2020 Franco
destinatie vimuit,
péna la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livrarii
(pentru cele care
necesitd instalarea)

MEDPUNKT SRL

1011600044267

Cu capital
autohton

46195/17/conform
anexei

Conform
anexei

33100000-
1

136400,0

163680,0

6 luni de la
aprobarea
contractelor de
CAPCS

Livrarea Bunurilor se
efectueaza de citre
Vanzitor in conditii
Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vamuit) 2020 Franco
destinatie vimuit,
pénd la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS; si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din

-
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momentul livrarii
(pentru cele care
necesiti instalarea)

EYECON
MEDICAL SRL

1012600036108

Cu capital
autohton

46195/09/conform
anexei

Conform
anexei

33100000-
1

504500,00

605400,00

6 luni de la
aprobarea
contractelor de
CAPCS

Livrarea Bunurilor se
efectueazi de cétre
Véanzitor in conditii
Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vamuit) 2020 Franco
destinatie vamuit,
pana la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livrarii
(pentru cele care
necesitd instalarea)

FARMINA SRL

1002600010549

Cu capital
autohton

46195/10/conform
anexei

Conform
anexei

33100000-
1

117565,6

141078,72

6 luni de la
aprobarea
contractelor de
CAPCS

Livrarea Bunurilor se
efectueaza de catre
Vanzitor in conditii
Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vamuit) 2020 Franco
destinatie vimuit,
pand la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livrarii
(pentru cele care
necesita instalarea)

PHARMONY SRL

Conform
anexel

33100000-
1

265005,00

318006,00

6 luni de la
aprobarea

Incoterms: DDP
(Franco destinatie
viamuit) 2020 Franco
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1015600025123

Cu capital
autohton

46195/19/conform
anexei

contractelor de
CAPCS

destinatie vamuit,
pénd la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livrarii
(pentru cele care
necesitd instalarea)

SANMEDICO SRL

1003602008154

Cu capital
autohton

46195/22/conform
anexei

Conform
anexei

33100000-
1

25000,00

30000,00

6 luni de la
aprobarea
contractelor de
CAPCS

Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vamuit) 2020 Franco
destinatie vimuit,
péna la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livrarii
(pentru cele care
necesita instalarea)

TEHOPTIMED
SRL

1003600087162

Cu capital
autohton

46195/23/conform
anexei

Conform
anexei

33100000-
1

65133,36

78160,00

6 luni de la
aprobarea
contractelor de
CAPCS

Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vamuit) 2020 Franco
destinatie vimuit,
pénd la 75 zile de la
inregistrarea
contractului de
CAPCS, si
instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din
momentul livririi
(pentru cele care
necesiti instalarea)
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Incoterms: DDP
(Franco destinatie
vamuit) 2020 Franco
destinatie vamuit,

pani la 75 zile de la
6 luni de la inregistrarea
,_,EE/MWWAOHH< 1012600021180 | Cu capital Am_om.\wm\oozmons Oo:wo‘:: 33100000- | 5., 68.00 36468,00 aprobarea 83308:.: de
autohton anexei anexei 1 contractelor de CAPCS, st
CAPCS instalarea/darea in
exploatare in termen
de 15 zile din

momentul livrérii
(pentru cele care
necesita instalarea)

—

NOTA: Conform circularei Rg02-119 din 12.01.2023 in vederea asiguririi contractirii bunurilor cistigate la procedurile de achizitii publice
centralizate, in cazul refuzurilor intemeiate a beneficiarilor initiali pe pagina web a CAPCS (www.capcs.md), la compartimentul ,,Refuzuri”,
https://capes.md/refuzuri/, va fi plasata informatia despre bunurile refuzate (specificatia tehnica, valoarea bunului, etc.,), iar toti beneficiarii
interesati pot inainta un demers cu solicitarea contractirii bunului din lista bunurilor refuzate, doar dupi confirmarea bugetului existent
pentru procurarea ecestuia.

Astfel. IMSP SR Ceadir-Lunga refuzi contractarea pentru loturile nr. 47 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920 si nr. 5 Balon resuscitare AMBU
adulti Cod 110430 in baza scrisorilor nr. 94 si 95 din 31.01.2023, pentru care au fost desemnati opeartorii economici Data Control SRL si Dutchmed M SRL. Serviciul
Medical MAI a refuzat achizitionarea tuturor dispozitivelor medicale din lista care au fost solicitate in conformitate cu demersal de refuz nr. 17/1-153 din 01.12.2023.
IMSP SR laloveni se refuza de contractarea lotului nr. 46 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910, in baza scrisorii nr. 18 din 25.01.2023, pentru care a fost
desemnat castigator Data Control SRL. IMSP CS Drochia refuzi contractarea lotului nr. 125 spirograf si lot 80 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie
Cod 300210, in baza scrisorilor nr. 472 din 09.12.2022 si nr. 459 din 30.11.2022. IMSP SR Floresti refuza contractarea cu operatorii economici Data Control SRL si
Dutchmed M SRL in baza scrisorii nr. 40 din 25.01.2023, pentru loturile nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120 si nr. 34 Analizator biochimic
cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 si nr. 34 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240. IMSP Centrul
Republican de Reabilitare pentru Copii refuzi in baza scrisorii nr. 01-5/15 din 24.01.2023 contractarea lotului nr. 112 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG
continua Cod 260120, desemnat cistigator fiind Health Medical Solutions SRL.

Respectiv, informatia despre bunurile refuzate mentionate se plaseaza la compartimentul REFUZURI, iar in cazul in care acestea vor fi
contractate in baza solicitirilor altor beneficiari, CAPCS in urmitoarele diri de seami va idica acest moment.
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Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datd se completeazi doar in cazul in care la procedura de achizitie publici au fost
aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii

verzi)? b4

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

277267912
(indicati suma cu TVA)

Codul CPYV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate: 33100000-1

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Pregul cel EN-. mﬁ.-.N:a ¥
aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scizut []

Cel mai bun raport calitate-
pret (1
Cel mai bun raport calitate-
cost []

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard ci termenul de asteptare pentru incheierea contractului/contractelor indicate a Jost respectat (exceptind
cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd in cazul depunerii contestatiilor si/sau receptiondrii
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate. /

/

L

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiziii confirmd corectitudinea de ga&. procedurii de achizifie, fapt pentru care poarti rdspundere
conform prevederilor legale in vigoare. 7

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii A / Gheorghe GORCEAG

e
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Anexa 1

Beneficiarul Operatorul Nr. Procedura Nr. Contract M.dﬂ.m e w@ﬂ.m fars mvwwww-.: Semnat
ADMINISTRATIA NATIONALA A TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-
PENITENCIARELOR SRL 1659684146195 46195/24/66 | 3000 2500 18.01.2023 | Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU
PERSOANE VIRSTNICE S| PERSOANE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-
CU DIZABILITATI COCIERI SRL 1659684146195 46195/24/65 | 2145,6 1788 18.01.2023 | Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT S|
REABILITARE PENTRU COPIl DE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-
VARSTA FRAGEDA CHISINAU SRL 1659684146195 46195/24/62 | 4579,2 3816 17.01.2023 | Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT
TEMPORAR PENTRU COPII CU TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-
DIZABILITATI ORHEI SRL 1659684146195 46195/24/64 | 5683,2 4736 18.01.2023 | Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT
TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-
DIZABILITAT! (ADULTE) BALTI SRL 1659684146195 46195/24/63 13432,8 11194 18.01.2023 | Electronic
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-
COPIl CEADIR-LUNGA SRL 1659684146195 46195/24/61 | 1500 1250 18.01.2023 | Electronic
CENTRUL FTIZIOPNEUMOLOGIC DE
REABILITARE PENTRU COPII TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-
CORNESTI SRL 1659684146195 46195/24/69 | 345,6 288 16.01.2023 | Olograf
IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONALCO | ocds-b3wdpl-MD-
BARDAR SRL 1659684146195 46195/24/57 1194 995 18.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONALCO | ocds-b3wdpl-MD-
BILICENII VECHI SRL 1659684146195 46195/24/56 | 1788 1490 18.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONALCO | ocds-b3wdpl1-MD-
CANTEMIR SRL 1659684146195 46195/24/54 | 48616,8 40514 18.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-
CHIPERCENI SRL 1659684146195 46195/24/53 3991,2 3326 18.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-
COPANCA SRL 1659684146195 46195/24/52 1050 875 18.01.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

COSTEST! IALOVENI SRL 1659684146195 46195/24/51 3213,6 2678 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

COSTESTI RASCANI SRL 1659684146195 46195/24/50 | 4659,6 3883 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

DROCHIA A MANZIUC SRL 1659684146195 46195/24/04 | 4752 3960 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

HARBOVAT SRL 1659684146195 46195/24/46 2689,2 2241 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

ISACOVA SRL 1659684146195 46195/24/44 1800 1500 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

LAPUSNA PASCANI SRL 1659684146195 46195/24/43 3684 3070 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

MARCULEST!I SRL 1659684146195 46195/24/41 18180 15150 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

MINDRESTI SRL 1659684146195 46195/24/40 6576 5480 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | SRL 1659684146195 46195/24/36 8001,6 6668 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

PARJOLTENI SRL 1659684146195 46195/24/35 711,6 593 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

RASCAN]| SRL 1659684146195 46195/24/33 6726 5605 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

SANATAUCA SRL 1659684146195 46195/24/32 1430,4 1192 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

SLOBOZIA CREMENE SRL 1659684146195 46195/24/31 2516,4 2097 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

SLOBOZIA MARE SRL 1659684146195 46195/24/30 | 4999,2 4166 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

SOLDANESTI SRL 1659684146195 46195/24/01 1788 1490 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

SOROCA SRL 1659684146195 46195/24/29 5364 4470 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA | SRL 1659684146195 46195/24/28 864 720 18.01.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

STEFAN VODA SRL 1659684146195 46195/24/27 6864 5720 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

STRASENI SRL 1659684146195 46195/24/26 45561,6 37968 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL | TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

RASCOV SRL 1659684146195 46195/24/24 538,8 449 18.01.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL NATIONAL DE

ASISTENTA MEDICALA URGENTA TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

PRESPITALICEASCA SRL 1659684146195 46195/24/58 53640 44700 18.01.2023 | Electronic

IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

USMF N TESTIMITANU SRL 1659684146195 46195/24/60 14988 12490 18.01.2023 | Electronic

IMSP INSTITUTUL DE

FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-

DRAGANIUC SRL 1659684146195 46195/24/23 19920 16600 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-

IMSP POLICLINICA DE STAT SRL 1659684146195 46195/24/05 20746,8 17289 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | SRL 1659684146195 46195/24/03 29500,8 24584 18.01.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-

NR 4 SRL 1659684146195 46195/24/21 9171,6 7643 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdpl-MD-

IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | SRL 1659684146195 46195/24/17 8546,4 7122 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1l-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL SRL 1659684146195 46195/24/16 14508 12090 18.01.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

DONDUSENI SRL 1659684146195 46195/24/14 3288 2740 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI SRL 1659684146195 46195/24/12 10986 9155 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA SRL 1659684146195 46195/24/11 1728 1440 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI SRL 1659684146195 46195/24/02 23652 19710 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA SRL 1659684146195 46195/24/10 2892 2410 18.01.2023 | Electronic
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IMSP SPITALUL RAIONAL

TETIS INTERNATIONAL CO

ocds-b3wdp1-MD-

SOLDANEST] SRL 1659684146195 46195/24/08 | 5076 4230 18.01.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-
IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | SRL 1659684146195 46195/24/07 | 31152 2596 18.01.2023 | Electronic
SERVICIUL DE INFORMATII S|
SECURITATE AL REPUBLICH TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-
MOLDOVA SRL 1659684146195 46195/24/19 | 3576 2980 18.01.2023 | Olograf
SERVICIUL MEDICAL AL TETIS INTERNATIONAL CO | ocds b3wdpl-MD-
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SRL 1659684146195 46195/24/18 | 10540,8 8784 18.01.2023 | Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA ocds-b3wdp1-MD- .
TERITORIALA RASCAN AELO GRUP SRL 185968 T b1ar 46195/01/19 | 58128 48440 26.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- .
BARDAR AELO GRUP SRL 1659684140105 46195/01/17 | 15240 12700 26.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- .
BILIEBA VEEH! AELO GRUP SRL 1650684140105 46195/01/16 | 22800 19000 26.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- .
TORANTA AELO GRUP SRL 1650682140105 46195/01/15 | 3816 3180 26.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- .
EACQUA AELO GRUP SRL e 46195/01/14 | 28440 23700 26.01.2023 | Electronic
iMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- ,
MINDREST] AELO GRUP SRL AEEBEBAIAE e 46195/01/13 | 15000 12500 26.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- .
OCNITA AELO GRUP SRL 165063 andan0s 46195/01/12 | 3816 3180 26.01.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- .
SOROCA AELO GRUP SRL 1650684140105 46195/01/11 | 15240 12700 26.01.2023 | Electronic
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE
ocds-b3wdp1-MD- .
ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A | AELO GRUP SRL 16558849 40105 46195/01/18 | 11448 9540 26.01.2023 | Electronic
USMF N TESTIMITANU
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | AELO GRUP SRL ocds-b3wdp1-MD- 46195/01/10 | 93060 77550 26.01.2023 | Olograf
1659684146195 M gra
ocds-b3wdp1-MD- .
IMSP POLICLINICA DE STAT AELO GRUP SRL 1650684140195 46195/01/04 | 47520 39600 26.01.2023 | Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | AELO GRUP SRL ocds-b3wdp1-MD- 46195/01/03 | 11448 9540 26.01.2023 | Electronic
1659684146195 "
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ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | AELO GRUP SRL g 46195/01/09 | 36072 30060 26.01.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | AELO GRUP SRL ocds-b3wdp1-MD- 46195/01/02 | 40680 33900 26.01.2023 | Electronic
1659684146195

IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | AELO GRUP SRL ocds-b3wdpl-MD- 46195/01/01 | 40680 33900 26.01.2023 | Electronic
1659684146195

IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- ocds-b3wdp1-MD- .

LWRER AELO GRUP SRL ecacaat N_m pri 46195/01/08 | 70440 58700 26.01.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI AELO GRUP SRL ocds-b3wdp1-Mb- 46195/01/07 | 31020 25850 26.01.2023 | Electronic
1659684146195

IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | AELO GRUP SRL oedgbIwdpd-MD- 46195/01/06 | 15240 12700 26.01.2023 | Electronic
1659684146195
ocds-b3wdpl-MD- .

IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | AELO GRUP SRL  e50684146195 46195/01/05 | 15240 12700 26.01.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD- Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL ORHE! MEDPUNKT SRL 1659684146195 46195/17/01 | 163680 136400 27.01.2023
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |CS EYECON MEDICALSRL | 1659684146195 46195/09/06 | 7800 6500 26.01.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ocds-b3wdp1-MD-

ANA SI ALEXANDRU ICS EYECON MEDICALSRL | 1659684146195 46195/09/05 | 264000 220000 05.01.2023 | Electronic

St . Suma cu Suma fara Data
Beneficiarul Operatorul Nr. Procedura Nr. Contract TVA TVA S Sdoburil Semnat

IMSP ASOCIATIA MEDICALA TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

TERITORIALA BOTANICA SRL 1659684146195 46195/24/06 | 54210 45175 08.02.2023 | Electronic

IMSP ASOCIATIA MEDICALA TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

TERITORIALA CIOCANA SRL 1659684146195 46195/24/67 | 25611,6 | 21343 08.02.2023 | Electronic

IMSP ASOCIATIA MEDICALA TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

TERITORIALA RASCANI SRL 1659684146195 46195/24/68 | 66726 55605 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

BRICENI SRL 1659684146195 46195/24/55 | 8226 6855 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

CRIULENI SRL 1659684146195 46195/24/49 | 7986 6655 08.02.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

DANUTENI SRL 1659684146195 46195/24/48 1239,6 1033 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

GRIBOVA SRL 1659684146195 46195/24/47 2838 2365 08.02.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | SRL 1659684146195 46195/24/42 | 4470 3725 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

NISPORENI SRL 1659684146195 46195/24/39 34710 28925 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TETIS INTERNATIONALCO | ocds-b3wdp1-MD-

OCNITA SRL 1659684146195 46195/24/38 19458 16215 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI | TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

NR 1 SRL 1659684146195 46195/24/37 14862 12385 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL MEDICILOR DE TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

FAMILIE FLORESTI SRL 1659684146195 46195/24/59 8694 7245 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII SRL 1659684146195 46195/24/20 | 23718 19765 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TETIS INTERNATIONAL CO ocds-b3wdp1-MD-

DE COPII V IGNATENCO SRL 1659684146195 46195/24/45 14262 11885 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- TETIS INTERNATIONALCO | ocds-b3wdp1-MD-

LUNGA SRL 1659684146195 46195/24/15 25855,2 21546 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

NICOLAE TESTEMITANU SRL 1659684146195 46195/24/13 32484 27070 09.02.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI SRL 1659684146195 46195/24/09 16374 13645 08.02.2023 | Electronic
TETIS INTERNATIONAL CO | ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | SRL 1659684146195 46195/24/22 8712 7260 08.02.2023 | Electronic

ADMINISTRATIA NATIONALA A ocds-b3wdp1-MD-

PENITENCIARELOR ICS EYECON MEDICAL SRL 1659684146195 46195/09/09 333600 278000 08.02.2023 | Olograf

ocds-b3wdp1-MD-
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/01 19770 16475 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/02 10675,8 8896,5 08.02.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdpl-MD-

DROCHIA A MANZIUC FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/03 1977 1647,5 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdpl-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/04 | 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL ocds-b3wdp1-MD-

SOLDANESTI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/05 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/06 | 3360,9 2800,75 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/07 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/08 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/09 | 7908 6590 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA ocds-b3wdp1-MD-

NICOLAE TESTEMITANU FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/10 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- ocds-b3wdp1-MD-

LUNGA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/11 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1l-MD-

IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALT! | FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/12 3954 3295 08.02.2023 | Electronic

SERVICIUL DE INFORMATII SI

SECURITATE AL REPUBLICII ocds-b3wdp1l-MD-

MOLDOVA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/13 1977 1647,5 08.02.2023 | olograf

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ocds-b3wdp1-MD-

NR 4 FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/14 | 1186,2 988,5 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdpl-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/15 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic |

IMSP INSTITUTUL DE

FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL ocds-b3wdp1-MD-

DRAGANIUC FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/16 | 2767,8 2306,5 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL ocds-b3wdp1-MD-

RASCOV FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/17 316,32 263,6 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP CENTRUL DE SANATATE TOCUZ | FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/18 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
TALMAZA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/19 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
STURZOVCA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/20 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
STEFAN VODA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/21 1186,2 988,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
SOROCA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/22 1581,6 1318 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
SLOBOZIA MARE FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/23 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
SANATAUCA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/24 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
RAZENI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/25 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
PARJOLTEN! FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/26 | 988,5 823,75 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI ocds-b3wdp1-MD-
NR 1 FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/27 1186,2 988,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-

OCNITA FARMINA SRL 1659684116195 46195/10/28 3954 3295 U8.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
NISPORENI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/29 7908 6590 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
MINDRESTI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/30 1977 1647,5 08.02.2023 | Electronic

ocds-b3wdp1-MD-

IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/31 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD- ]
LAPUSNA PASCANI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/32 1186,2 988,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ocds-b3wdp1-MD-
DE COPII V IGNATENCO FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/33 7908 6590 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
HARBOVAT FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/34 | 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
GRIBOVA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/35 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE

ocds-b3wdpl1-MD-
DANUTENI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/36 | 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdpl-MD-
COSTESTI RASCANI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/37 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdpl-MD-
COSTESTI IALOVEN! FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/38 395,4 329,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdpl-MD-
CALARASI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/39 1977 1647,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdpl-MD-
BRICENI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/40 | 3954 3295 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-
BILICEN!I VECHI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/41 | 3954 329,5 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE
ASISTENTA MEDICALA URGENTA ocds-b3wdp1-MD-
PRESPITALICEASCA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/42 11862 9885 08.02.2023 | Electronic
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE ocds-b3wdp1-MD-
FAMILIE FLORESTI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/43 1186,2 988,5 08.02.2023 | Eiectronic
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU ocds-b3wdpl-MD-
COPII CEADIR-LUNGA FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/44 | 790,8 659 08.02.2023 | Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT SI
REABILITARE PENTRU COPIi DE ocds-b3wdpl-MD-
VARSTA FRAGEDA CHISINAU FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/45 1186,2 988,5 08.02.2023 | Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT
TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU ocds-b3wdp1-MD-
DIZABILITATI (ADULTE) BALTI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/46 1581,6 1318 08.02.2023 | Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA ocds-b3wdp1-MD-
TERITORIALA RASCANI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/47 | 4744,8 3954 08.02.2023 | Electronic
CENTRUL FTIZIOPNEUMOLOGIC DE
REABILITARE PENTRU COPII ocds-b3wdpl-MD-
CORNESTI FARMINA SRL 1659684146195 46195/10/48 395,4 329,5 08.02.2023 | Olograf

ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/01 1812 1510 08.02.2023 | Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- ocds-b3wdp1-MD-
LUNGA PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/02 1812 1510 08.02.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-

STRASEN! PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/03 27180 22650 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-

NISPORENI PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/04 13590 11325 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-

MARCULESTI PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/05 906 755 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL NATIONAL DE

ASISTENTA MEDICALA URGENTA ocds-b3wdp1-MD-

PRESPITALICEASCA PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/06 271800 226500 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL ocds-b3wdp1-MD-

VULCANESTI PHARMONY SRL 1659684146195 46195/19/07 906 755 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR SANMEDICO SRL 1659684146195 46195/22/01 7800 6500 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC SANMEDICO SRL 1659684146195 46195/22/02 7800 6500 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL ORHE]I SANMEDICO SRL 1659684146195 46195/22/03 7800 6500 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdp1-MD-

CRIULENI SANMEDICO SRL 1659684146195 46195/22/04 6000 5000 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE ocds-b3wdp1-MD-

SI MALADII COMUNICABILE SANMEDICO SRL 1659684146195 46195/22/05 600 500 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/01 32110 26758,35 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/02 2790 2325 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ocds-b3wdp1-MD-

DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/04 | 2790 2325 08.02.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ocds-b3wdp1-MD-

NR 4 TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/05 2790 2325 08.02.2023 | Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL ocds-b3wdp1-MD- ]

RASCOV TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/06 2790 2325 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdp1-MD-

IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA | TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/07 2790 2325 08.02.2023 | Electronic
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IMSP CENTRUL DE SANATATE ocds-b3wdpl-MD-

SLOBOZIA CREMENE TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/08 2790 2325 08.02.2023 | Electronic

CENTRUL DE PLASAMENT

TEMPORAR PENTRU COPII CU ocds-b3wdp1-MD-

DIZABILITATI ORHEI TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/09 5580 4650 08.02.2023 | Electronic

ADMINISTRATIA NATIONALA A ocds-b3wdp1-MD-

PENITENCIARELOR TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/10 12570 10475,01 08.02.2023 | Olograf

IMSP ASOCIATIA MEDICALA ocds-b3wdp1-MD-

TERITORIALA RASCANI TEHOPTIMED SA 1659684146195 46195/23/11 11160 9300 08.02.2023 | Electronic
ocds-b3wdpl-MD-

IMSP POLICLINICA DE STAT TRIUMF-MOTIV SRL 1659684146195 46195/25/01 18234 18234 31.01.2023 | Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL ocds-b3wdpl-MD-

SOLDANESTI TRIUMF-MOTIV SRL 1659684146195 46195/25/02 6078 6078 31.01.2023 | Electronic
ocds-b3wdpl-MD-

IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI TRIUMF-MOTIV SRL 1659684146195 46195/25/03 6078 6078 31.01.2023 | Electronic

ADMINISTRATIA NATIONALA A ocds-b3wdp1-MD-

PENITENCIARELOR TRIUMF-MOTIV SRL 1659684146195 46195/25/04 6078 6078 08.02.2023 | Olograf
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