
DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de atribuire

ч
п
п

Nr. l din l7.03.2023

Date сu privire la autoritatea contractantб:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLI(
CENTRALIZ ЛТЕ IN SANATATE

Localitate Republica Moldova, CHIýINAU
IDNo 1016601000212
Adresa Republica Moldova, mun. Chiginйu, bl. Grigоrе

Yieru2212
Nчmйr de telefon 022-222з64
Nчmir de fax 022-222з64
E-mail oficial offi ce@capcs. gov.md; capcs.md
Adresa de internet office@capcs.gov.md ; capcs.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Perciun Irina, (022) 222-З64,
aispozltive@capcs

Date сu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de аtriЬчirе пLicitalie deschisй

Рrосеdurа de achizi{ie repetatй
(dupd caz)

ocds-bЗwdp l -MD- l 6537 l 5 l 82924 diп ] 8,06,2022 priviпd Achizi|
iопаrеа Dispozitivelor medicale ( Sistem radiogralic digital) соп
form пecesitdlilor IMSP Spitalul Rаiопаl Haпiesit

Tipul obiectului сопtrасtчlчi de
achizi{ie/ асоrdчlчi-саdrч
ObiectuI achizi{iei Achizi!ioпarea Dispozitivelor

digital) сопfоrm пecesitdlilor
medicale ( Sistem radiogrofic

IMSP Spitalul Rаiопаl Напсеsti

СРV 33100000-1 - Echi nte medicaleЕхрuпеrеа mtltivuIui/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor

i decdt licita|ia deschisd,
Рrосеdurа de atribuire (s,e va iпсJЙ
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
wwv,.mtепdеr.gоч.md|

o.qrls-b_]wdp l -MD- l 660З l 2 l 2 l 080

Link-ul:

Data tramsmiterii in iei de lcl |2.08.2022
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАF Link-ul:

https ://tender. gov.md/ro/system/fi les/bap/20 1 4 lЪар _пr _43_ 1 .pdf

sursa de fiпапtаrе CNAM;
VаIоаrеа estimati (cl, 4 000 000 lei

Bunuri v

Ctld СР\'



Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

ata:

l5 atrg 2022,09:Зб
subiectul intrebirii:
Specificatie tehrtica
lпtrеЬаrе:

Bulla z-itla. дu fost facute сагеч2l rTodif'icaгi la Specificatia tehnica, fha de сеа аtltегiоаrа? Multtlmesc.

Rйspuns ( l5 atlg 2022, 10:04):

Butlб zitta, vй iпfоrrпбпr сi specifica[ia tehnicй а fost modificat6.
Sistem radiografic digital
Data:

l7 atlg 2022, 12:50
subiectul intrebirii:
сlагifiсагi
iпtrеЬаrе:

Bulra zitla, Rugdm respectuos сlаrifiсаrеа рагаmеtгului Rata de rйсirе, HtJ > 200000. Reie;ind с1 unitatea сlе пlisuгД

ре|ltru Rath de гбсirе c.lepirrde te tinlp cleci hu/miп sau solicitali capacitatea tеrmiсб de disipare anodicA а сiгеi

unitate de mlsuгб este Hu, Reie;ind чаlоагеа solictatб este rozonabil de fi indicat iп cerinll capacitatea tеrmiсд de

сjisiраге апоdiсй,. dоагесс о аstfъl rаtа de гасirе inaltb пu poztte fi гegisita ре tLrbrrrile x-Ray standard.

Rispuns (l9 aug 2022.17.З7):

Сегiпtа telrnicd а fost nrodificatа din ,,Rata de гhсirе, HU z 200000" it,t .. Capacitate de stocare termica anod : tnin.

350 k[lu".
Data:

l9 arrg 2022, |2:l5
subiectul intrebirii:
С|агit'iсагi
iпtrеЬаrе:

Bulla ziua. Va rugam sa motivati tennenul de livrare si Iпstаlаге de 55 zile. Limitati foafte tnuIt раrtiсiраrеа аltог

Agenti Econonrici.

Rispuns (22 aug 2022. 09:35):

Mell{ionimcйnrijtoacelefitlanciaresutrtalocatepentru antl|2022,iarindicaгeaunlti tеrtпеtldеlivгаrеmаiпrаrеаг

avea са risc пеiпсаdгаrеа iп anul bugetar qi inrposibilitatea achittrrii de сitrе Ьепеfiсiаr.

Data:

l 9 аug 2022. l 5:09
subiectul iпtrеьйrii:

valabilittrte оIсгtа
intrebarc:
Вuпа ziua. гeiesirrd din tегпrепii de liчrаге stipulati se doreste liчrаrеа echiparnentului iп апul 2022. Respectiv, пu

este согесtа cerinta - чаlаьilitаtеаоfъrtеi 120zil|е,ечаlrtагеа logic агdесuгgе lltu|t mai rарid. Totodata, in calitate de

орег.rtо[ econot.tlic, perfectind о garantie Ьаllсаrа, поi blocam acesti bani репtru о perioada de l 20 zile, репtru acest

fърt surltenr taxati. Rog modificarea valabiltiarii ofertei pirla la 60l'10 zile

Rf,spuns (22 aug 2022.09:З9)z

Теппепчl de valabilitate а ofertei а fost indicat l20 de zile astfel in cAt sй fie asigurate toate etapele рrосеdurii de

achizilie prrblicй, mеп{iопбm сЁ garanlia репtru оfеrt1 este restituitб ореrаtоrului ecotlolTic. in cazrr| in саrе este

desemnat ciqtightor а selnnat contractul gi а depr"rs gаrапliа de burrб execu{ie, sau Tn cazul in саrе oferta ntt este

desemnatЁ сАqtigбtоаге se гestittlie gararlfla pentru ofertб. duрб ехрlгаrеа terlnelrtlltri de a9tepate. sе|,l]паrеа

сопtrасtului gi рrеzепtаrеа gararl{iei de buni execu{ie de сitге ореrаtогul economic dеsеmлаt caýtigбtoг.

Data:

l9 ашg 2022,15:1'7
subiectul iпtrеьirii:
тегmепul de liчrаrе
iпtrеЬаrе:



Bulla ziua, соmрагаtiv сu licitatia аtrtегiоаrа, ternletlul de liчгаrе а scazut de la 75 la 55 ziIe. Este un tеtmеп fbafie
restrins, toate echipamentele radiologice se рrоduс la conrallda, nimeni пu tine in stoc. Modificati tегmепul рrесum la
toate licitatiile, minim 75 zile

Rispuns (22 aug 2022,09 4l):
Men}ionбrn сб mijloacele fiпапсiаrе Sunt alocate pentru anul 2022. iаг iIldicarea uпшi tеrmеп de liчrаrе lnai mаге аг

avea са risc пеiпсаdrаrеа in anul bugetar qi imposibiliиtea achitйrii de сltге Ьепеfiсiаг. Mai mrrlt са at6t, Ьепеfiсiагul
final, аrе nevoie de echipamentul in cattzё,,in tеrmепi cit mai рrохimi.

Modificйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modificdri)

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate de

сitrе operatorii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)
Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi
deschidere а оfеrtеIоr prelungit (dupd
caz)

Рiпй la termenuI-limitй (30.08.2022, ora 10.00), ач depus oferta 7 ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrului
economic

IDNo
Asocia{ii/

administratorii
1 Imunotehnomed SRL 0026000 1 25б5 Rа!й Sergiu
2 М-Iпtеr-Fаrmа SA 003б000052бз Morozov Maria
aJ Vivamed International SRL 007600028965 lurcanu ýtefan
4 Eyecon Medical SRL 01 26000зб l 08 Ioan-RЁzvan CArstocea
5 Medexcom-Teh SRL 0 1 9600008809 Vasile MATEI
6 Ancotec-Sistem 0036001 |9209 Matei Andrei
7 Neotec 002600048 1 35 Botnaru Andrei,
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Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

Nr.
Lot Оfегtапt

l

Sistem
radiografic
d igital

Buc l 250 000,00 Ancotec-Sistem Nu corespunde Nu соrеsрuпdе

l

Sistern
rаd iografic
digital

Buc l 328 400 M-lNTER-FARMA соrеsрчпdе соrеsрuпdе

l

Sistem
гаdiоgrаfiс
digital

Вuс l 355 000 Neotec

l

Sistern
гаd iografic
digital

Buc 1 з,78 498"7з SC "Ilnutlotelrnomed " SRL

I

Sistem
rаdiоgrаfiс
digital

I]uc l 440 000,00 MEDEXCOM-TEH SRL

l

Sisl
rаd
dis

[em

iografic
ital

I]uc l 492920 lCS Еуесоп Medical SRL

l

Sistem
rаdiоgrаfiс
digital

Buc l 59з907
|М Vivan,ed

lnternational SRL

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса prelul oferteiJiпale
(Iпfоrmауiа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de cali/icare" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile tеhпiсе" , se

vа сопsеmпа рriп: ,,*" iп cazul соrеsрuпdеrii ;i рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)
Репtrч elucidarea чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele

stabiIite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut)

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitati Rezumatul
rispunsului
operatorului

economic
Rg02-2887
din "l3"
septembrie
2022

Ancotec-
Sistem

prezentarea documentelor се сопlirmй cerintele tehnice

l. Densitatea mesei <1 rnm Al;
2. Friпа/ sistem de Ьlосаrе tip electromagnetic;

З. Sistenr de blocare electromagnetic;
4, Sistem de Ьlосаrе electromagnetic;
5. Deplasarea verticala, cm minim 150 сm (de la 40 -

l75 cm la centrul detectorului);
6. tslос / Sistem de iпсйrсаrе sераrаt йrй cablu de

interconectare;
7. Acumulator intern inclus tip Lithium Ion;

8. Tipul de lucru in regim AED > 125 de expuneri;

9, Greutatea admisibila ре toata suprafala este de minim
300 kg;

s-a rйspuns in
termen 1а

clarificare



l0. Timpul de expunere in intrevalul minim 0,001-10
Sec;

1 l. Intervalul mAs minim 0.5m As - 630 mAs;
12. Рапоu de control ре tubul radiologic;
13. Colimator / Tip obligatoriu LED;
14. Puterea2 160 lx;
15. Fitrul2.0 mm aluminiu;
l6. Control razelor х а tubului montat;
17. statia de lucru si achizitie / calculator procesor

minm 15 la 3,0 MHz;
18. Memorie RAM minim 4 GB;
19. HDD minim 320 GВ HDD;
20. Sistem de ореrаrе minim Win 7 PRO;
21. Placa de retea Standartul RJ-45 minim 2 porturi;
22. Display tip LCD Multi-Touch;
23. Rezolulia minim 1920xl080;
24. Diagonala > 2З inch;
25. Implimentarea unei baze de pacienti (nume,

рrепчmе, anul de nastere sex etc);
2б. Comunicarea cu date tip DICOM;
27. Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice

denumirea protocoalelor de саtrе ofertant disponible;
28. Posibilitatea de cautarea in Ъаzа de date dupa

раrаmеtri са ID, Nume, Рrепumе etc.;
29. Instrumente de рrеluсrаrе а imaginilor;
30. Posibilitate de modificare а protocoalelor de lucru;
31. minim 2 imрriеrе DICOM;
32. minim 4 Statii DICOM;
33. Prezenta inginerului calificat cu training de la

producёtor pentru sisteme radiologice;
34. СЕ valabil pentru toate componentele dispozitivului;

Rg02-2806
din "05"
Septembrie
2022

M-INTER-
FARMA

Prezentarea documentelor се сопfirmй cerinlele tehnice
Punerea detectorului minim din dreapta si stingё;
2. FuncJie AED;
З, Bloc / Sistem de iпсёrсаrе separat йrй cablu de
interconectare;
4, Acumulator intern inclus tip Lithium Ion;
5. Tipul de lucru in regim ДЕD: l25 de expuneri;
6, Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice
denumirea protocoalelor de cltre ofertant disponibile;
7. Posibilitate de modificare а protocoalelor de lucru;
8. minim 4 Statii DICOM;

9. Prezenta inginerului calificat cu training de la
рrоduсбtоr pentru sisteme radiologice.

s-a rйspuns in
tеrmеп la
clarificare

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i :

Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiecare lot v



Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scizut V

Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пu se aplicй.

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate,pre| sau cel mаi

Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаluаrеа ofertelor: пч se aplicй.

(Se va completa iп cazul iп care ofertele au fost reevaluate repeta)

Motivul rеечаlчf, rii ofertelor Urmare а depunerii corrtestaliilor depuse de operatorii economici М-
Iпtеrfаrmа SRL 9i Imunotehnomed SRL inregistTate de citre ANSC сu
ж. 021776122 din З0.09.2022 qi пr. 02177822 din З0.09.2022, inclusiv
urmаrе а scrisorii de la producёtorul X-Ray-Systems, grupul de lucru а
reevaluat ofertele depuse.

Modific5rile operate А fost atribuit lotul Sistem rаdiоgrаfiс digital operatorului M-Interfarma
SRL iп аsосiеге cu Health Medical Solutions SRL. Astfel, se anuleazd
decizia grupului de luсгu din 21 ,09.2022 in conformitate сu аrt. б9 alin
(11) а Lesii пr. 1Зli l5 privind achizitiile publice.

La data de 18. |О.2О22 а fost solicitat prin email de 1а producitorul X-Ray-Systems ultima versiune а manualului
de utilizare pentru bunul GENESIS DT - Operation of the Genesis BH-EN-SWI080 - 26,05.202|,

Дstfеl, рrоduсйtоrul а transmis manualul de utilizare cu versiunea BH-EN-SW1080-26.05.202| (se anexeazd).

in u.ma соmраrйrii acestor douё manuale de utilizare au fost identificate necorespunderi la paginile 39-40 Ei anume

parametrii - timpul de exputrere in intervalul minim 0.001-10 sec ai intervalul mAs minim 0.5 mAs - 630 mAs in in
manualul prezentat de ореrаtоrului econimic Ancotec sistem sRL, iаr in manualul transmis de la producdtor

parametrii au fost indicali timpul de ехрuпеrе in intervalul minim 0.001-6,3 sec qi intervalul mAs minim 0.5 mAs -
б00 nAs.

Drept urTnare, CAPCS а solicitat la data de 19.10.2022 ехрuпеrеа punctului de vedere аsuрrа divergenleloT

constatate 9i confirmarea раrаmеtrilоr de сйtrе producйtorul X-Ray-Systems. Producбtorul ре data de 2|.10.2022 а

rбspuns la solicitarea in саuzй qi а indicat сй timpul de expunere este limitat in intervalul la 6,3 sec, intervalul mAs
minim 0.5 mAs _ 600 mAs, valoarea de 10 sec nu este indicatй in manualul standard de utilizare сu versiunea ВН-
EN-SW1080-26.05.2021 (se ataqeazб, scrisoarea de la рrоduсйtог din 20.10,2022).

Reiegind din cele expuse mai sus оfеrtа operatorului economic Ancotec Sistem SRL se respinge potrivit art. 69

alin (6) lit Ь) а Legii пr. 131/l5 privind achiziliile publice, deoarece nu corespunde cerinlelortehnice conform data

sheet-ului ataýat la оfеrtй, manualul de utilizare GENESIS DT X-Ray - Generators Ei scrisorii de la producitor din

20.10.2022, dupй cum urmeaz1:
1) Sa solicitat timpul de ехрuпеrе in intrevalul minim 0.001-10 sec, sa oferit 0.00l- 6,3 sec;

2) Sa solicitat intervalul mAs minim 0.5m As - 630 mAs, sa ofertat 0.5m As - 600 mAs.

Reevaluarea ofertelor din 06.12 .2022
S-a dat citire deciziei ANSC nr. 3D-8|5-22 din 03.|22022 cu solulionarea contesta}iei fоrmulаtе de сitrе

,,Imunotehnomed" SRL, inregistratй la Agenlia Nalionali pentru Solulionarea Contestaliilor cu пr. 02l92] l22 |а data

de 04.1|,2О22, depusй ре marginea procedurii de achizilie publicё пr. осds-Ь3wdрl-МD-lбб0312121080 din

30.08.2022 privind Дсhizi|iопаrеа Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) сопfоrm пecesita|ilor IMSP

Spitalul Rаiопаl Нdпсе;ti (repetat),

Astfel, s-a рrорus grupului de luсrч reevaluare оfЪrtеlоr depuse in cadrul procedurii de achizilie publica,

dupa cum urmеаzi:
Oferta operatorului economic Ancotec Sistem SRL, clasatй ре primul loc duрй рrе!, se mепliпе decizia grupului

de lucru din 25.|О.2О22 cu рriчiге la respingerea оfеrtеi respinge potrivit art.69 alin (6) lit. Ь) а Legii пr. 131/15

privind achiziliile publice, deoarece пч corespunde сеriпjеlоr tehnice сопfоrm data sheet-ului ataqat la оfёrtё,

nranualul de utilizare GENESIS DT X-Ray - Generators gi scrisorii de la рrоduсёtоr din 20.10.2022, dupй cum

uтmеаzй:

1) Sa solicitat timpul de expunere in intervalul minim 0.001-10 sec, sa oferit 0.001- 6,3 sec;

2) Sa solicitat intervalul mAs minim 0.5m As - б30 mAs, sa оfеrtаt 0.5m As - 600 mAs.



А douй оfеrtё clasatё dupй рrе{ Asociafii M_INTER FARMA SRL Ei Health Medical Solutions SRL,
corespunde cerinlelor tehnice solicitate (se atageazё evaluare раrаmеtrilоr tehnici).

Totodatd, s-a verificat Certificat сЕ, fiind emis la data de 24.10.2022 qi fiind valabil рбпё la data de
23,10,2027, mai mult са atat dispozitivul medical а fost inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale,
la data de 15.1|.2022 (DM0003S7946),
А treia оfеrtй clasatё dupй рrе{, NEOTEC S.R.L., nu corespunde cerinfelor tehnice solicitate in documentatia deatribuire, duрё cum urmеаzб:
s-a solicitat Greutatea mахimd а расiепtului, kg > 250 ftg s-a ofertat уreutatea mахimd а pacientului 200 kgs-a solicitat Fitrul 2.0 mm aluminiu s-a ofertat Fitrul 1.0 п m.
Totodatё, пu аu fost identificali al!i parametri tehnici solicitali in documentalia de atribuire, dupй cum urmеаzй:- Deplasarea verticala, сm minim 150 сm (dc Ia 40 - 175 сm la ccntrul detectorului);- Bloc / Sistem de iпсйrсаrе separat fйrй cablu de interconectare;

- Acumulator intern inclus tip Lithium Iоп;
- Grеutаtеа admisibila ре toata suprafa{a este de minim 300 kg;
- Soft de achizifie;
- Implementarea uпеi baze de pacien{i (пumе, рrепчmе, апчl de па;tеrе sex etc);- Соmчпiсаrеа cu date tip DICOM;
- Protocoale de luсru preinstalate - sa se indice dепчmirеа рrоtосоаlеlоr de сйtrе ofertant disponibile;- Posibilitatea de Сiutаrеа in baza de date duрй раrаmеtri са ID, Nume, рrепчmе etc.- Instrumente de рrеlчсrаrе а imaginilor;
- Posibilitate de modificare а рrоtосоаlеlоr de lчсru;
- Modul de irаdiеrе/ Scanare;
- Мапuаl;
- Automat;
- Automatizare in рrеIuсrаrеа imaginci
- posibilitatea de сопесtаrе
- minim 2 imрriеrе DICOM
- minim 4 Stafii DICOM;
- UPS Сопfоrm caracteristicilor electrice а calculatorului;
- Sta{ie de lчсrч а medicului - 2 unitйfi;
- Monitor medical (preconizat pentru virilizarea imaginilor imagistice de inalta rеzоlч{iе) - 2 buc;- Diagonal mопitоrului medical - minim 24 inch;
- Memoria interna - SSD minim de 500 GB;
- HDD minim de l ТВ;
- Меmоriа RAM minim 1б GB;
- Рrосеsоr minim I5;
- Sistema de ореrаrе minim Windows 7;
- Soft de interconcctarea cu sta(ia de achizi{ie;
- soft pentru рrеluсrаrеа si vizualizare imaginilor preluate de la sta{ia de achizi{ie. - Рrеzепtаrеаposibilit5filor de prelucrare si vizualizarea imaginilor DICOM.- Licen{a DICOM 3.0 - DA Obligatoriu;
- DvD Raider-pentru citirea si inscrierea investigafi ре рчrtйtоri digitali ( CD, DvD), UPS;- Standard;
- Рrеzепtа inginerului calificat сu training de la рrоdчсйtоr репtrч sisteme radio;ogice;

Astfel, avAnd in vedere сё oferta operatorului economic nu corespunde la раrаmеtri tehnici sus menlionafi,s-a luat decizia de а пu solicitй suplimentar clarificйri аsuрrа раrаmеtrilоr се пu au fost identifica{i indocumentele atagate la оfеrtй.
s-a propus evaluare ofertei operatorului economic ,,Imunotehnomed' sRL, avбnd in чеdеrе сё а contestatdecizia grupului de lucru din 25.10.2022.



Prin urmате s-a constatat сй oferta operatorului economic ,,Imunotehnomed" SRL nu corespunde сеriп!еlоr

tehnice solicitate, dupi cum urmеаzi:

S-a solicitat ,,iпil{imеа de la podea- fixa intre valorile 70-80 cm" сопfоrm specifica{iilor tehnice ataqate

la оfеrtй s-a oferit 75 (blocata la 75 сm) insi сопfоrm rnanualului de utilizare ataqat s-a identificat masa

саrЬоп 8б сm, (2200(W) х 878(D) х 8бO(Н) mm), (operation mапчаl gxr rad. syst.signed, pag,22),

2. S-a solicitat,,Tip mаsй,' s-a oferit,,Model рвт-6, DRGEM, Коrеа". Conform manualului de utilizare

atagat, (operation manual gxr rаd. syst.signed , pag.2}),masa este compatibil cu sistemul BUCKY а mesei de

model ,,* #: It can only Ье combined with TS-CSP" ,

Dimепsiоп / Weight

Standard

Laminate

2200(W) х 878(D) х 860(Н) mm / 255.2kg(562,6lbs)

20O0(W)x 878(D)x 860(Н) mm l252-2kg(556lbs)

1SOO(W)x 878(D) х 860(Н) mm / 248,2kg(547,2lbs)

СагЬоп

22O0(W)x 878(D) х 860(Н) mm / 249.1kg(549,2lbs)

2000(W) х 878(D) х 860(Н) mm / 246,9kg(544,ЗlЬs)

1SOO(W) х S78(D) х 860(Н) mm / 24З.6kg(537lЬs)

Laminate

2660(W)x S7S(D)х 860(Н)mm / 3,10kg(683.4lbs)

24O0(W) х S78(D)х 860(Н) mm / 306kg(674.6lbs)

2200(W)x S78(D)x 860(Н) mm / 303kg(668lbs)Extended
#

(Option)

"9афял*

2660(W)x 878(D)x 860(Н) mm / З02.2kg(666,2lЬs)
59,6lbs)
54.6lbs)х m

- APPL|ED PART, Optional Rotating tray

* #: lt can onlv Ье combined with TS-CSP.

Aces sistem de Bucky se regйsegte la pagina 40 а marualului de utilizare,

Model TS-cSP

Tube Rotation Апglе
ноrizопtаl axis t180" (LCD display)

vertical axis t,l 80" (mechanical detents at ечеrу 90")

Tube stroke

(with 3х4m rаils -

Тrапsчеrsе х Longitudinal)

Longitudinal 3,280mm t 1Omm

Lаtегаl 2,200mm t ,lOmm

Г-Теrt-iсаl

Lосk(Вгаkе) ЕМ Lock, Switch onioff

SрriпgBalance

Totodat1, in f'оrmчlаrul specificaliilor tehnice SC ,,Im,unotehnomed" SRL а ofertat urmltorii parametri

tehnici:
- Sistemul BUCKY а mesei / Mi;carea longitudinali а tubului Z 210 сm;

- Sistemul BUCKY а mesei / Мiqсаrеа verticala а tubului > 240 сm;

iпsб in manualu1 ata;at la оfеrtб regasim сё produsului dispune de urmltorii parametri:

- Sistemul BUCKY а mesei / Longitudinal3,280mm tl0mm;

- Sistemul BUCKy а mesei / Yertical 1,600mm *10mm;

Са urmаrе, se constatб о neconcordan!1 dintre oferta operatorului economic (formularul specificajiilor

tehrrice) 9i parametrii tehnici а produsului otыit сопfоrm Ьrоýuгilоr ataýate in sistemul electronic. oferta este песlаri

Ei precisй.

гоtоdаtй, nu аu fost identitlcali alli parametri tehnici solicitali in documentalia de atribuire, dupl cum urmеаzа:



Acumulator intern inclus tip Lithium Ion;

Implimentarea unei baze de pacienti (nume, рrепumе, anul de nastere sex etc);
Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice denumirea protocoalelor de catre ofertant disponible;
Posibilitatea de саutаrеа in baza de date dupa раrаmеtri са ID, Nume, Рrепumе etc.
Instrumente de prelucrare а imaginilor;
Posibilitate de modificare а protocoalelor de lucru;
Modul de iradiere/ Scanare;

Manual;
Automat;

Automatizare in рrеluсаrеа imaginei;
Posibilitatea de conectare;
minim 2 impriere DICOM;
minim 4 Statii DICOM;
UPS Сопfоrm caracteristicilor electrice а calculatorului;
soft de interconectarea сu statia de achizitie,
soft pentru prelucarea si vizualizare imaginilor preluate de la statia de achizitie. - prezentarea posibilitatilor de
prelucare si vizulizarea imaginilor DICOM.
Licerrta DICOM 3.0 - DA Obligatoriu.

Respectiv, s-a propus grupului de lucru а nu accepta oferta operatorului economic sc ,,Imunotehnomed"
sRL, avind in vedere сб nu corespunde cerintelor tehnice solicitate in documentatia de atribuire, mai mult са at6t s-
а constatat о песопсоrdап!й dintre formularul specificaliilor tehnice qi documentele doveditoare ataEate la оfеrtй.

Totodatй, s-a propus grupului de lчсru de а nu verifica ofertele operatorilor economici Medexcom-TЕH
SRL, ICS Eyecon Medical SRL, IM Vivamed Intemational SRL avAnd in vedere сё nu au fost depuse
contestafiilpreten{ii cu рriчirе la decizia grupului de lucru diп25,10.2022.

in urmа rеехаmiпйrii, rееvаlчйrii 9i соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе,
luind in considera{ie сё oferta clasatё ре al doilea loc dupй рrе!, Asocia{ii M-INTER FдRМд SRL ;i Health
Medical solutions sRL corespunde сеriпtеlоr tehnice solicitate in documenta{ia de atribuire din punct de vedere
tehnic qi documentelor de calificare, se iпсаdrеаzй mijloacele financiare alocate de beneficiar s-a decis:

in urmа ехаmiпiri, еvаluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriьuirе s-a decis:

Atribuirearl contractului de ach le blicй:

Nr.
Lot Cod

Denumire
Lot

Unit
atea
de

mйs
чrй

Сап
tit

atca

Рrе{
uпitаr
(fйrй
тчА)

Рrе(
чпitаr

(сu
тчА)

Sumа
(fйrй
тчА)

Sчmа
(сч

тчА)

Model
art.l

Рrоdчсйt
оrl fаrа

de origine

Ofertant

1

l_
2l080

Sistem
radiografic

digital
Buc. 2

l з28400 l 594080 2656800 зl88l60 Х-Frаmе
DR

2SlItalRay
/Italia

DM000387946

Asocia{ii М-
INTER

FАRмА SRL
9i Health
Medical

Solutions SRL

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсrч репtru achizi{ii:
Dепumirеа ореrаtоrului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Participanlii din cadrul procedurii
de achizilie iп сачzё 9i beneficiarul
final

Rg02_2945 diп 2|.09.2022
Rg02-42б8 diп 25.10.2022

e-mail



( I пfо r mar е а ор е r at or i l о r
achizilii se realizeazd iп
publice

есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru
сопfоrmitаtе сu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile

Теrmепul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este

mai micl decAt pragurile prevlzute la art, 2 alin. (3)

al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electTonice ýi/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estirnatl a contractului este
egali sau mai mаrе decAt pragurile prevlzute la art. 2
alin. (З) al Legii пr. 131 din 3 iulie 20l5 privind
achizitiile publice

11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
iloace electronice si/sau fax п

V
l1,1l

П 16 zile iп cazul netransmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea lеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3l diп
priviпd achizi;iile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de aýteptare, se еJёсtuеаzd iп coпJbrmitate cu
TПLL]LUI IV Capilolul I (Calcularea Т'ermeпultli) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

3 iulie 2015
prevederile

Dеп um irеа
ореrаtоrч lui

есопоmIс
lDNo

lпtrерriпdеrеа

Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сч capital

strй i п

NчmйrчI
qi data

сопtrасtчl ui inregistrat
de CAPCS

Cod
срч

vаlоаrеа contractului
Теrmеп

de
vala bilita

te al
сопtrасtч

lui

Теrmеп ul
limitй de
livrare/

prestare/
executare al
сопtrасtulu i

йri ]'VА inclusiv
тчА

м_
INTERFARMA
SRL

l 0036000
05263

Сч capital
autohton

2|061562l
0з

1,7.0з.2023
33 l 0000
0-1

l з28400,0
0

l 594080,0
0

30 09 2023

Рiпl la 55 de

zile de la
iпrеgistrаrеа
сопtгасtului de
сАрс

м-
lNTERFARMA
SRL

l 0036000
0526з

Сч capital
а utoh to п

2l06l562l
02

1,7.0з.2023
33 l 0000
0-1

l 328400,0
0

l 594080.0
0

30.09.2023

Pintr la 55 de
zile de |а

iпrеgistrагеа
contгactului de
сАрс

Noti: Institulia beneficiarй IMSP Spitalul Raional Hince;ti а infbrmat despre imposibilitatea incheierii contractului
din lipsй de mijloace Гtпапсiаrе potrivit scrisorii пr. 40 dirr 23.01.202З. Astfel, bunurile au fost plasate in rubTica

refuzuri de ре pagina оfiсаlё CAPCS (httрs_/lсзрgýд]Ф), pentru а oferi posibilitatea altor institulii саrе au nevoie
stringentй de acestea, dаr numa dupй сопlirmаrеа bugetului disponibil, specificaliei tehnice, etc,. Respectiv, ambele
unitati а lotului in cauzl au fbst solicitate sрIе contractaTe de сйtrе IMSP АМТ Botanica 9i IMSP АМТ Buiucani in
baza demersurilor пr. 01 -|1l1l23 diп 14.02.2023 Ei nr, 83 diп 16,02.202З.

Inforrnalia privind aclriziцii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп cazul iп care la
procedura de achizilie publica au fclst aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat coпtract/coпtracte репtru
lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(Dд)

Vаlоаrеа de achizilie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

3 l88160
(iпdicali sumа cu TVA).

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

33l00000-1

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut У
costul cel mai scйzut J
Cel mai Ьuп raport calitate-pre|

п



Cel mаi Ьuп rароrГсаlttаtе-сЙ

tеrmепul de a;leplare репtrч iп
ort. 32 аliп. (3) al Legii пr. 131

; i/sau recep| io пdr ii ropo arle lo r

;:; ;:;';:':"!:;"!:;'!#i;f,|l!i!',::;::;";,"::|;::;:'iy;";:tr{,,u:::::ctitudiпea clesfdsardrii procedurii cle achizi|ie,

сопduсйtоrul grupului de lчсru репtru achizitii heorghe GORCEAG

Persoana rеsропsаЬitй de iпrеgistrаrеа contractelor Хепiа Draga




