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Nr. Rg02-1513 din ,,11” mai 2023  

Operatorilor economici participanți   

IMSP beneficiare 

            Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport sanitar din cadrul Centrului pentru achiziții publice 

centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă  nr. ocds-b3wdp1-MD-1678194360714 din 09.04.2023 privind 

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat), Vă comunică decizia din 

10.05.2023 cu privire la evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor, conform criteriului de atribuire și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: 

Nr. 

Lot 
cod  

Denumire 

Lot 

unitat

ea de 

măsur

ă 

Cant 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ unitar 

(cuTVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Producător/ 

Țara de Origine 
Ofertant Înregistrare AMDM 

6 

6-

6071

4 

Balon 

„cutting” 

spiral 

Bucată 30 8 700,00 9 396,00 
261 

000,00 

281 

880,00 

Wolverine 

H74939403062000 

H74939403062250 

H74939403062500 

H74939403062750 

H74939403063000 

H74939403063250 

H74939403063500 

H74939403063750 

H74939403064000 

H74939403102000 

H74939403102250 

H74939403102500 

H74939403102750 

H74939403103000 

H74939403103250 

H74939403103500 

H74939403103750 

Life Med 

DM000302649, DM000302650  

DM000302651  DM000302652  

DM000302653  DM000302654  

DM000302655  DM000302656  

DM000302657  DM000302658 

DM000302659  DM000302660  

DM000302661 DM000302662  

DM000302663 DM000302664 

DM000302665 DM000302666  

DM000302667  DM000302668 

DM000302669  DM000302670  

DM000302671  DM000302672  

DM000302673  DM000302674  

DM000302675 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/


H74939403104000 

H74939403152000 

H74939403152250 

H74939403152500 

H74939403152750 

H74939403153000 

H74939403153250 

H74939403153500 

H74939403153750 

H74939403154000/SUA/

Boston Scientific 

7 

7-

6071

4 

Balon 

farmacologic 

activ 

Bucată 10 5 750,00 6 210,00 57 500,00 62 100,00 

Biostream Paclitoxel 

eluting ballon catheter 

(toate numere din catalog) 

Swizwrland Biosensors 

Internetional 

Tribestar 

Farm 

DM000363839, DM000363833 

DM000363921, DM000363918 

DM000363841, DM000363926 

DM000363875, DM000363908 

DM000363842, DM000363903 

DM000363884, DM000363894 

DM000363930, DM000363831 

DM000363846, DM000363862 

DM000363854, DM000363865 

DM000363850, DM000363892 

DM000363859, DM000363860 

DM000363838, DM000363874 

DM000363873 DM000363886 

DM000363900 DM000363891 

8 

8-

6071

4 

Balon 

farmacologic 

activ pentru 

interventii 

periferice 

femoropoplite

ale si AV 

Bucată 10 6 000,00 6 480,00 60 000,00 64 800,00 

Biopath 035 Paclitoxel 

eluting 

ballon catatar (OTW) 

BPTH-35-4040 

S, BPTH-35-4060 S, 

BPTH-35-4080 S, 

BPTH-35-40100 S , 

BPTH-35-40120 S, 

BPTH-35-4040 L, BPTH-

35-4060 L, BPTH35-4080 

L, BPTH-35-40100 L, 

BPTH-35- 

40120 L, BPTH-35-5040 

S, BPTH-35-5060 S, 

BPTH-35-5080 S, BPTH-

35-50100 S, BPTH35-

Tribestar 

Farm 

DM000363808, DM000363916, 

DM000363902, DM000363813, 

DM000363814, DM000363919 

DM000363806, DM000363803, 

DM000363909, DM000363801, 

DM000363915, DM000363899 

DM000363910, DM000363897, 

DM000363898, DM000363816, 

DM000363922, DM000363889, 

DM000363821, DM000363824, 

DM000363924,DM000363820, 

DM000363822, DM000363890 

DM000363823, DM000363885, 

DM000363876,DM000363817, 

DM000363827, DM000363912, 

DM000363829, DM000363911, 



50120 S, BPTH-35-5040 

L, BPTH-35- 

5060 L, BPTH-35-5080 

L, BPTH-35-50100 L, 

BPTH-35-50120 L, 

BPTH-35-6040 S, 

BPTH35-6060 S, BPTH-

35-6080 S, BPTH-35- 

60100 S, BPTH-35-60120 

S,BPTH-35-6040 L, 

BPTH-35-6060 L, BPTH-

35-6080 L, BPTH-35- 

60100 L, BPTH-35-60120 

L, BPTH-35-7040 

S, BPTH-35-7060 S, 

BPTH-35-7080 S, 

BPTH35-70100 S, BPTH-

35-70120 S,BPTH-35- 

7040 L, BPTH-35-7060 

L, BPTH-35-7080 L, 

BPTH-35-70100 L, 

BPTH-35-70120 L 

Swizwrland Biosensors 

Internetional 

DM000363871, DM000363828, 

DM000363923, DM000363870 

DM000363830, DM000363810, 

DM000363896,DM000363807, 

DM000363815, DM000363901 

DM000363809, DM000363872, 

DM000363869,DM000363789, 

DM000363799, DM000363905 

DM000363882, DM000363878, 

DM000363877,DM000363802, 

DM000363794, DM000363904 

DM000363795, DM000363791, 

DM000363902,DM000363797, 

DM000363800, DM000363899 

DM000363790, DM000363796, 

DM000363897,DM000363766, 

DM000363769, DM000363883 

DM000363787, DM000363780, 

DM000363893,DM000363777, 

DM000363773, DM000363868 

DM000363768,DM000363879,

DM000363781,DM000363775, 

DM000363767, DM000363774, 

DM000363788, DM000363770, 

DM000363784,DM000363782, 

DM000363776, DM000363783, 

DM000363929, DM000363925, 

DM000363917 

9 

9-

6071

4 

Balon 

farmacologic 

activ utilizat 

in 

angioplastia 

coroniana 

Bucată 20 4 123,90 4 453,812 82 478,00 89 076,24 

essential pro - BC 

DPR14N 150 150 010 

BC DPR14N 150 200 010 

BC DPR14N 150 225 010 

BC DPR14N 150 250 010 

BC DPR14N 150 275 010 

BC DPR14N 150 300 010 

BC DPR14N 150 325 010 

BC DPR14N 150 350 010 

BC DPR14N 150 375 010 

BC DPR14N 150 400 010 

BC DPR14N 150 450 010 

BC DPR14N 150 150 020 

SC 

MEDEC-

Service 

SRL 

DM000425268 DM000425226  

DM000425269  DM000425242  

DM000425266  DM000425260  

DM000425272  DM000425270  

DM000425233 DM000425264 

DM000425248  

DM000425255  DM000425265 

DM000425275  DM000425241 

DM000425285  DM000425229  

DM000425244 DM000425224  

DM000425271 DM000425243  

DM000425257 DM000425259 

DM000425235 DM000425274  



BC DPR14N 150 200 020 

BC DPR14N 150 225 020 

BC DPR14N 150 250 020 

BC DPR14N 150 275 020 

BC DPR14N 150 300 020 

BC DPR14N 150 325 020 

BC DPR14N 150 350 020 

BC DPR14N 150 375 020 

BC DPR14N 150 400 020 

BC DPR14N 150 450 020 

BC DPR14N 150 200 040 

BC DPR14N 150 225 040 

BC DPR14N 150 250 040 

BC DPR14N 150 275 040 

BC DPR14N 150 300 040 

BC DPR14N 150 325 040 

BC DPR14N 150 350 040 

BC DPR14N 150 375 040 

BC DPR14N 150 400 040 

BC DPR14N 150 450 040 

BC DPR14N 150 150 015 

BC DPR14N 150 200 015 

BC DPR14N 150 225 015 

BC DPR14N 150 250 015 

BC DPR14N 150 275 015 

BC DPR14N 150 300 015 

BC DPR14N 150 325 015 

BC DPR14N 150 350 015 

BC DPR14N 150 375 015 

BC DPR14N 150 400 015 

BC DPR14N 150 450 015 

BC DPR14N 150 150 030 

BC DPR14N 150 200 030 

BC DPR14N 150 225 030 

BC DPR14N 150 250 030 

BC DPR14N 150 275 030 

BC DPR14N 150 300 030 

BC DPR14N 150 325 030 

BC DPR14N 150 350 030 

BC DPR14N 150 375 030 

BC DPR14N 150 400 030 

DM000425282  DM000425279  

DM000425252  DM000425256  

DM000425249 DM000425267   

DM000425231 DM000425227  

DM000425258  DM000425245 

DM000425239  DM000425281 

DM000425246 DM000425286 

DM000425225 DM000425228   

DM000425254  DM000425263  

DM000425280  DM000425251  

DM000425240  DM000425273  

DM000425283  DM000425223  

DM000425261 DM000425247    

DM000425276  DM000425237  

DM000425250  DM000425236  

DM000425278  DM000425253 

DM000425234 DM000425277 

DM000425238 



BC DPR14N 150 450 030 

BC DPR14N 150 200 025 

BC DPR14N 150 225 025 

BC DPR14N 150 250 025 

BC DPR14N 150 275 025 

BC DPR14N 150 300 025 

BC DPR14N 150 325 025 

BC DPR14N 150 350 025 

BC DPR14N 150 375 025 

BC DPR14N 150 400 025 

BC DPR14N 150 450 025 

Spania LIFE 

VASCULAR 

DEVICES BIOTECH S.L 

(LVD BIOTECH ) 

13 

13-

6071

4 

Balon non-

compliant de 

dimensiuni 

mari 

Bucată 10 1 150,000 1 242,000 11 500,00 12 420,00 

Emerge NC 

H7493927606400 

H7493927608400 

H7493927612400 

H7493927615400 

H7493927620400 

H7493927630400 

H7493927606450 

H7493927608450 

H7493927612450 

H7493927615450 

H7493927620450 

H7493927606500 

H7493927608500 

H7493927612500 

H7493927615500 

H7493927620500 

H7493927608550 

H7493927612550 

H7493927615550 

H7493927620550 

H7493927608600 

H7493927612600 

H7493927615600 

H7493927620600 

SUA Boston Scientific 

Life Med 

DM000221814, DM000221781, 

DM000221775, DM000221779, 

DM000221783, DM000221822, 

H7493927606450, 

DM000221785, DM000221786, 

DM000221788, DM000221805, 

DM000221824, DM000221800, 

DM000221793, DM000221808, 

DM000221815, DM000221819, 

DM000221812, DM000221827, 

DM000221828, DM000221820, 

DM000221816, DM000221829, 

DM000221823 



17 

17-

6071

4 

Balon pentru 

pre și 

postdilatare 

periferică 

Bucată 30 1 593,90 1721,4120 47 817,00 51 642,36 

Passeo-35 Xeo - 428777 

428786 428795 

428804 428778 428787 

428796 428805 

428814 428823 

428779 428788 428797 

428806 428815 

428824 428833 428843 

428848 428780 

428789 428798 428807 

428816 428825 

428834 428844 428849 

428781 428790 

428799 428808 428817 

428782 428791 

428800 428809 428818 

428783 428792 428801 

428810 428819 

428784 428793 428802 

428811 428820 

428794 428803 428812 

428821 428851 

428860 428869 428878 

428887 428896 

428905 428910 428915 

428920 

428852 428861 428870 

428879 428888 

428897 428906 428911 

428916 428921 

428853 428862 428871 

428880 428889 

428898 428907 428912 

428917 428922 

428854 428863 428872 

428881 428890 

428899 428908 428913 

428918 428923 

428855 428864 428873 

428882 428891 

428900 428909 428914 

CAVATEH 

M SRL 

DM000309358 DM000309340 

DM000309362 DM000309434 

DM000309359 DM000309320 

DM000309392  DM000309381 

DM000309385  

DM000309380 DM000309423 

DM00030933 DM000309395  

DM000309383 DM000309433 

DM000309306 DM000309378 

DM000309361  

DM000309431 DM000309369 

DM000309311 DM000309444 

DM000309372 DM000309364 

DM000309363 DM000309403  

DM000309426 DM000309325 

DM000309456 DM000309365 

DM000309356 DM000309419 

DM000309397 DM000309430 

DM000309421 DM000309410 

DM000309461 DM000309333 

DM000309391 DM000309440 

DM000309318 DM000309405 

DM000309414 DM000309368   

DM000309327 DM000309342 

DM000309457   DM000309441 

DM000309437 DM000309328 

DM000309386 DM000309304    

DM000309310 DM000309345 

DM000309438 DM000309400 

DM000309343 DM000309314 

DM000309409 DM000309366 

DM000309449 DM000309307 

DM000309459 DM000309384  

DM000309460 DM000309448 

DM000309334 DM000309454 

DM000309349 DM000309308 

DM000309416 DM000309337 

DM000309309 DM000309428  

DM000309331 DM000309390 

DM000309420 DM000309352 

DM000309322 DM000309401 



428919 428924 

428856 428865 428874 

428883 428892 

428901 428857 428866 

428875 428884 

428893 428902b 

428858 428867 428876 

428885 428894 

428903b 428868 428877 

428886 

428895 428904b 

DM000309387   DM000309451 

DM000309394 DM000309393 

DM000309424 DM000309398 

DM000309379 DM000309375 

DM000309432 DM000309439 

DM000309377 DM000309447 

DM000309425  DM000309350  

DM000309370  DM000309312   

DM000309382 DM000309429 

DM000309389 DM000309319 

DM000309317 DM000309435 

DM000309427 DM000309313 

DM000309357DM000309463 

DM000309321 DM000309339 

DM000309323 DM000309367    

DM000309445 DM000309402 

DM000309413 DM000309351  

DM000309458 DM000309373 

DM000309315 DM000309446 

DM000309324 DM000309436 

DM000309399  DM000309442 

DM000309422 DM000309348   

DM000309338  DM000309330  

DM000309353 DM000309408 

DM000309417 DM000309443 

DM000309326 DM000309344   

DM000309406 DM000309411 

DM000309347 DM000309329 

DM000309303  DM000309374  

DM000309404 DM000309415  

DM000309455 DM000309360 

DM000309316 DM000309341 

DM000309412 DM000309388 

DM000309305 DM000309462  

DM000309407 DM000309376 

DM000309450 

19 19-

6071

4 

Cateter de 

trombaspirati

e activa 

Bucată 3 18 838,85 20 345,96 56 516,55 61 037,88 

Indigo Catheter 

Kits CAT6KIT 

Germania Penumbra 

DataContro

l SRL 
DM000359406 



20 

20-

6071

4 

Cateter de 

trombaspirati

e activa 

Bucată 2 24 015,35 25 936,58 48 030,70 51 873,16 

Indigo Catheter 

Kits CAT8STR85 

CAT8TORQ85 

CAT8XTORQ115 

Germania Penumbra 

DataContro

l SRL 

DM000359359, DM000359371, 

DM000359376 

21 

21-

6071

4 

Cateter de 

trombaspirati

e activa 

Bucată 2 14 662,35 15 835,34 29 324,70 31 670,68 

Indigo Catheter 

Kits 

CAT3KIT 

Germania Penumbra 

DataContro

l SRL 
DM000359387 

25 

25-

6071

4 

Cateter-ghid 

cu balon 
Bucată 10 13 500,00 14 580,00 

135 

000,00 

145 

800,00 

Neuro Speed 

01-000605; 

01-000600; 

01-000601; 

01-000602; 

01-000603; 

01-000604.Germania 

ACANDIS 

GMBH 

Tehnomedi

ca 

DM000196579, DM000196574, 

DM000196576, DM000196575, 

DM000196577, DM000196578 

26 

26-

6071

4 

Cateter-ghid 

de acces 

intracranian  

Bucată 5 10 555,00 11 399,40 52 775,00 56 997,00 

BENCHMARK 

BMK6F95BER120 

BMK6F95MBER120 

BMK6F105BER130 

BMK6F105MBER130 

BMK6F95 BMK6F95M 

BMK6F105 MK6F105M 

BMK6F115 MK6F115M 

Germania Penumbra 

DataContro

l SRL 

DM000359295, DM000226063, 

DM000359307, DM000359310, 

DM000359290, DM000359290, 

DM000359291, DM000359292, 

DM000359293, DM000359294 

27 

27-

6071

4 

Cateter-ghid 

intracranian 
Bucată 5 8 085,00 8 731,800 40 425,00 43 659,00 

Neuron MAX 088 

PNML6F088804 

PNML6F088804M 

PNML6F088904 

PNML6F088904M 

Germania Penumbra 

DataContro

l SRL 

DM000359221, DM000359220, 

DM000359222, DM000359223 

30 

30-

6071

4 

Dispozitiv de 

inchidere 

vasculara 

Bucată 30 2 069,55 2 483,460 62 086,50 74 503,80 
Obtura India Meril Life 

Sciences Pvt. Ltd. 
Oxivit med 

DM000392788 

32 

32-

6071

4 

Dispozitiv 

pentru 

trombectomie 

Bucată 10 38 720,00 46 464,00 
387 

200,00 

464 

640,00 

Aperio Hybrid 

01-000704 01-000705 

01-000706 01-000707 

01-000708 01-000709 

01-000710 01-000711 

Tehnomedi

ca 

DM000206497, DM000206498, 

DM000206499, DM000206500, 

DM000206501, DM000206502, 

DM000345661, DM000345662, 

DM000345663, DM000345664, 



01-000712 01-000713 

01-000715 01-000716 

01-000717 01-000718 

DM000284410, DM000284411, 

DM000284412, DM000284408 

35 

35-

6071

4 

Embosphere 

microsphere 
Bucată 5 3 960,000 3 960,000 19 800,00 19 800,00 

Embisphere ( pagina 4) 

 S210GH, S220GH 

 S410GH, S420GH 

 S610GH, S620GH 

 S810GH, S820GH 

 S1010GH, S1020GH 

Franta Biosohere  

Medical/Merit Medical 

Tribestar 

Farm 

DM000305965, DM000305971, 

DM000305966, DM000305963, 

DM000305969, DM000305964, 

DM000305962,DM000305970, 

DM000305972, DM000305973 

39 

39-

6071

4 

Ghid metaliz 

amplatz super 

stiff 

Bucată 40 1 100,00 1188,00 44 000,00 47 520,00 

INQWIRE® 

DIAGNOSTIC GUIDE 

WIRES (pagina 4) 

6680-11 6680-71 

6680-23 6680-31 

6680-43 USA Merit 

Medica 

Tribestar 

Farm 

DM000395156, DM000395158, 

DM000395155, DM000395159, 

DM000395157 

41 

41-

6071

4 

Microcateter Bucată 5 6 900,00 7 452,00 34 500,00 37 260,00 

Progreat® Micro Catheter 

System MC-PC2013 

MC-PC2015 MC-

PP24131ZD   MC-

PP24131ZB 

MC-PC2413 MC-PB2413 

MC-PX2413 MC-

PP24151ZV 

MC-PP24151ZW 

MC-PC2415 MC-

PV2415Y MC-PP27131 

MC- PE27131 MC-

PC2715MC- PP27151 

MC-PC2813 MC- 

PE28131MC- PP28131 

MC-PE28131ZB MC-

PV2815Y MC-E28151ZV 

DataContro

l SRL 

DM000192203, DM000192204, 

DM000192205, DM000192206, 

DM000192205, DM000192208, 

DM000192207, DM000192209, 

DM000192211, DM000192212, 

DM000192213, DM000192213, 

DM000192213, DM000192214, 

DM000226020, DM000226021, 

DM000226022, DM000226023 

45 

45-

6071

4 

Microcateter 

intermediar 
Bucată 5 

11 

800,000 
12 744,000 59 000,00 63 720,00 

Neuro Bridge 01-000508 

01-000509 01-000510 

01-000511 01-000512 

01-000513 01-000514 

01-000515 01-000518 

Tehnomedi

ca 

DM000196562, DM000196563, 

DM000196564, DM000196565, 

DM000196566, DM000196567, 

DM000196568, DM000196569, 

DM000196572, DM000196573 



01-000519/Germania 

ACANDIS GMBH 

49 

49-

6071

4 

Microcateter 

pentru 

transport 

Bucată 5 
11 

800,000 
12 744,000 59 000,00 63 720,00 

Neuro Slider 01-000272 

01-000282 01-000283 

01-000284 01-000273 

01-000292 01-000293 

01-000294 01-000274 

Tehnomedi

ca 

DM000196551, DM000196553, 

DM000196552, DM000284413, 

DM000284415, DM000284416, 

DM000284417, DM000284418.  

55 
55-

6071

4 

Separator 

pentru 

trombaspirati

e 

Bucată 3 19 427,10 20 981,27 58 281,30 62 943,81 

Indigo Separators 

SEP3 SEP6 SEP8 

Germania Penumbra 

DataContro

l SRL 

DM000359377, DM000359379, 

DM000359383 

56 
56-

6071

4 

Seringa cu 

piston de 

blocare 

Bucată 100 320,00 384,00 32 000,00 38 400,00 

VacLock VAC220 

VAC230 VA C110 

VAC160 USA Merit 

Medica 

Tribestar 

Farm 

DM000395166  DM000395167  

DM000395165DM000395168 

60 

60-

6071

4 

Set 

introductor 

pentru 

punctie 

arteriala 

radiala lung 

Bucată 1500 280,00 302,40 
420 

000,00 

453 

600,00 

PRELUDE ® RADIAL 

(MINI ACCESS) 

SHEATH 

INTRODUCERS 

PSI-4F-11-018, 

PSI-5F-11-018, 

PSI-6F-11-018  

USA Merit Medical 

Tribestar 

Farm 

DM000397923 

DM000397924 

DM000397925 

67 
67-

6071

4 

Set steril 

getabil pentru 

electrocardios

timulare  

Bucată 10 1 470,00 1 764,00 14 700,00 17 640,00 

97039056 

Suedia Molnlycke Health 

Care 

Tehnomedi

ca 
DM000374813 

69 

69-

6071

4 

Sistema 

pentru 

litotripsie 

intravasculara 

Bucată 1 86 000,00 92 880,00 86 000,00 92 880,00 

IVL CATHETER SPECS  

C2IVL2512, C2IVL3012, 

C2IVL3512,C2IVL4012 

USA Shockwave 

Medical GmbH 

Tribestar 

Farm 

DM000440692, DM000440695, 

DM000440697 DM000440699 

71 

71-

6071

4 

Spirale 

(coiluri 

periferice) 

Bucată 20 12 500,00 12 500,00 
250 

000,00 

250 

000,00 

AZUR™ Peripheral 

Hydrocoil 45-480202 

45-480204 45-480302 

45-480305 45-480310 

45-480405 45-480410 

45-480415 45-480420 

45-480610 45-480615 

45-480620 45-480810 

DataContro

l SRL 

DM000192287  DM000192288  

DM000192289  DM000192290  

DM000192291  DM000192292  

DM000192293  DM000192294  

DM000192295  DM000192296 

DM000192297 DM000192298  

DM000192299 DM000192300  

DM000192301  DM000192302  



45-480815 45-480820 

45-481010 45-481015 

45-481020 45-481215 

45-481220 45-481515 

45-481520 45-481530 

45-482020 45-482030 

45-450305 45-450405 

45-450410 45-450415 

45-450505 45-450510 

45-450515 45-450610 

45-450615 45-450620 

45-450815 45-450820 

45-451015 45-451020 

45-451215  45-451220 

45-451230 45-451520 

45-451530 45-452020 

45-452030 45-280202 

45-280302 45-280304 

45-280402 45-280404 

45-280406 45-280504 

45-280506 45-280510 

45-280514 45-280606 

45-280610 45-280614 

45-280810 45-280814 

45-281014 45-250404 

45-250506 45-250510 

45-250610 45-250614 

45-250810 45-250814 

45-251014 45-251514 

Suplimentar: 45-280620 

45-280820 45-281020 

45-250820 45-251020 

45-251520 45-251620 

SUA MicroVention Inc. 

DM000192303  DM000192304  

DM000192305 DM000192306 

DM000192307 DM000192308  

DM000192309 DM000192310 

DM000192311 DM000192312  

DM000192313 DM000192314 

DM000192315 DM000192316  

DM000192317 DM000192318  

DM000192319  DM000192320  

DM000192321  DM000192322  

DM000192323 DM000192324  

DM000192325 DM000192326   

DM000192327 DM000192328 

DM000192329  DM000192330 

DM000192331  DM000192332  

DM000192333 DM000192335 

DM000192336 DM000192337   

DM000192338  DM000192339  

DM000192340  DM000192341  

DM000192342 DM000192343  

DM000192344  DM000192345  

DM000192346 DM000192354 

DM000192375 DM000192356  

DM000192357  DM000192358  

DM000192359  DM000192360  

DM000192361 DM000192362 

DM000192363  DM000192364 

DM000192368  DM000192369 

DM000192370 DM000192371  

DM000192372 DM000192373  

DM000192374 DM000192365  

DM000192366  DM000192367 

DM000192350 DM000192353 

DM000192355 DM000192367 

DM000192370 DM000192372 

DM000192374 

72 

72-

6071

4 

Stent 

autoexpandab

il periferic 

Bucată 10 12 800,00 12 800,00 
128 

000,00 

128 

000,00 

Sinus-SuperFlex-535, de 

la 6104-6030 pana la 

6110-7080 in functie de 

dimensiuni 

Germania OPTIMED 

Tehnomedi

ca 

DM000320237, DM000320238, 

DM000320239, DM000320240, 

DM000320241,DM000320242, 

DM000320243, DM000320244, 

DM000320245, DM000320246, 



MEDICAL 

INSTRUMENT 

S GMBH 

DM000320247,DM000320248, 

DM000320249,DM000320249, 

DM000320251, DM000320252, 

DM000320253,DM000320254, 

DM000320255, DM000320256, 

DM000320257, DM000320258 

DM000320259, DM000320260, 

DM000320261,DM000320262, 

DM000320263, DM000320264, 

DM000320265,DM000320266, 

DM000320267,DM000320268,

DM000320269,DM000320270, 

DM000320271,DM000320272, 

DM000320272, DM000320274, 

DM000320275, DM000320276, 

DM000320277,DM000320278, 

DM000320279, DM000320280, 

DM000320281, DM000320282, 

DM000320283,DM000320284, 

DM000320285, DM000320286, 

DM000320287, DM000320288, 

DM000320289,DM000320290, 

DM000320291, DM000320292, 

DM000320293, DM000320294, 

DM000320295,DM000320296, 

DM000320297,DM000320298, 

DM000320299, DM000320300, 

DM000320301, DM000320302  

73 

73-

6071

4 

Stent 

autoexpandab

il periferic 

Bucată 20 12 800,00 12 800,00 
256 

000,00 

256 

000,00 

Sinus-SuperFlex-535, de 

la 6104-6030 pâna la 

6110-7080 in functie de 

dimensiuni 

Germania OPTIMED 

MEDICAL 

INSTRUMENT 

S GMBH 

Tehnomedi

ca 

DM000320237, DM000320238, 

DM000320239, DM000320240, 

DM000320241,DM000320242, 

DM000320243, DM000320244, 

DM000320245, DM000320246, 

DM000320247,DM000320248, 

DM000320249,DM000320249, 

DM000320251, DM000320252, 

DM000320253,DM000320254, 

DM000320255, DM000320256, 

DM000320257, DM000320258 

DM000320259, DM000320260, 

DM000320261,DM000320262, 



DM000320263, DM000320264, 

DM000320265,DM000320266, 

DM000320267,DM000320268,

DM000320269,DM000320270, 

DM000320271,DM000320272, 

DM000320272, DM000320274, 

DM000320275, DM000320276, 

DM000320277,DM000320278, 

DM000320279, DM000320280, 

DM000320281, DM000320282, 

DM000320283,DM000320284, 

DM000320285, DM000320286, 

DM000320287, DM000320288, 

DM000320289,DM000320290, 

DM000320291, DM000320292, 

DM000320293, DM000320294, 

DM000320295,DM000320296, 

DM000320297,DM000320298, 

DM000320299, DM000320300, 

DM000320301, DM000320302  

77 

77-

6071

4 

STENT 

GRAFT 

pentru 

periferie 

Bucată 6 16 571,50 16 571,50 99 429,00 99 429,00 

iCover - 

SPCBCC35140050017 

SPCBCC35140050027 

SPCBCC35140050037 

SPCBCC35140050057 

SPCBCC35140060017 

SPCBCC35140060027 

SPCBCC35140060037 

SPCBCC35140060057 

SPCBCC35140070017 

SPCBCC35140070027 

SPCBCC35140070037 

SPCBCC35140070057 

SPCBCC35140080017 

SPCBCC35140080027 

SPCBCC35140080037 

SPCBCC35140080057 

SPCBCC35140090027 

SPCBCC35140090037 

SPCBCC35140090057 

SPCBCC35140100027 

SC 

MEDEC-

Service 

SRL 

DM000425128, DM000425129, 

SPCBCC35140050037, 

DM000425131, DM000425132, 

DM000425133, DM000425134 

DM000425135, DM000425136, 

DM000425137, DM000425138, 

DM000425139, DM000425140, 

DM000425141, DM000425142, 

DM000425143, DM000425144, 

DM000425145, DM000425146, 

DM000425147, DM000425149 



SPCBCC35140100037 

SPCBCC35140100057 

Spania LIFE 

VASCULAR DEVICES 

BIOTECH S.L (LVD 

BIOTECH ) 

78 

78-

6071

4 

Stent împletit Bucată 5 42 170,00 42 170,00 
210 

850,00 

210 

850,00 

Accero 01-000800 

01-000801 01-000802 

01-000803 01-000804 

01-000805 01-000806 

01-000807 01-000808 

01-000810 01-000811 

01-000813 01-000814 

01-000841 01-000842 

01-000845 Germania 

ACANDIS GMBH 

Tehnomedi

ca 

DM000196377, DM000196378, 

DM000196379, DM000196379, 

DM000284378, DM000284379, 

DM000196380, DM000196381, 

DM000196382, DM000284380, 

DM000284381, DM000196384, 

DM000196384, DM000196383, 

DM000196386, DM000284382 

79 

79-

6071

4 

Stent 

intracranial 

autoexpandab

il cu cateter 

cu balon 

Bucată 10 60 730,00 72 876,00 
607 

300,00 

728 

760,00 

Credo 01-000930; 

01-000931; 01-000932; 

01-000933;01-000940; 

01-000941; 01-000942; 

01-000943; 01-000950; 

01-000951; 01-000952; 

01-000953; Neuro Speed 

01-000605; 01-000600; 

01-000601; 01-000602; 

01-000603; 01-000604. 

Tehnomedi

ca 

DM000196580, DM000196581, 

DM000307325, DM000307326, 

DM000196584, DM000196585, 

DM000307329, DM000307330, 

DM000307333, DM000307334, 

DM000307335, DM000307336, 

DM000196574, DM000196574, 

DM000196576, DM000196577, 

DM000196577, DM000196577 

81 

81-

6071

4 

Stent pentru 

artere 

carotide cu 

celule inchise 

Bucată 10 16 500,00 16 500,00 
165 

000,00 

165 

000,00 

Carotid Wallstent 

H965SCH647010 

H965SCH647070 

H965SCH647080 

H965SCH647090 

H965SCH647120 

H965SCH647130 

H965SCH647140 

SUA Boston 

Scientific 

Life Med 

DM000268382, DM000268383, 

DM000268384, DM000268385, 

DM000268386, DM000268387, 

DM000268388 

82 
82-

6071

4 

Stent pentru 

artere renale  
Bucată 20 4 149,20 4149,2000 82 984,00 82 984,00 

Dynamic Renal - 358582 

368711 358586 358583 

368712 358587 

358584 368713 358588 

CAVATEH 

M SRL 

DM000309167 DM000309168 

DM000309169 DM000309170 

DM000309171 DM000309172 

DM000309173 DM000309174 



358585 368714 358589 

Elveția BIOTRONIK AG 

DM000309175 DM000309176 

DM000309177 DM000309178 

83 

83-

6071

4 

Stent tăiat cu 

laser 
Bucată 5 37 100,00 37 100,00 

185 

500,00 

185 

500,00 

Acclino Flex Plus de la 

01-001122 pana la 

01-001126; 

de la 01-001132 pana la 

01-001136; 

de la 01-001142 pana la 

01-001146; 

de la 01-001152 pana la 

01-001156; 

de la 01-001162 pana la 

01-001166; 

de la 01-001173 pana la 

01-001176; 

de la 01-001193 pana la 

01-001196; 

Suplimentar propus: 01-

001213; 01-001215; 

01-001217; 01-001221. 

Tehnomedi

ca 

DM000196387, DM000196388, 

DM000196389, DM000196390, 

DM000196391, DM000196392, 

DM000196393, DM000196394, 

DM000196395, DM000196396, 

DM000196397, DM000196398, 

DM000196399, DM000196400, 

DM000284401, DM000284402, 

DM000284403, DM000284404, 

DM000284405, DM000284406, 

DM000284407 

85 

85-

6071

4 

Stenturi 

pentru artere 

renale 

Bucată 10 4 149,20 4149,2000 41 492,00 41 492,00 

Dynamic Renal - 358582 

368711 358586 358583 

368712 358587 

358584 368713 358588 

358585 368714 358589 

Elveția BIOTRONIK AG 

CAVATEH 

M SRL 

DM000309167 DM000309168 

DM000309169 DM000309170 

DM000309171 DM000309172 

DM000309173 DM000309174 

DM000309175 DM000309176 

DM000309177 DM000309178 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul nr. 1"Cateter ghid prevăzut cu balon de olcuzie " 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  



- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a 

făcut trimitere la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr. 3 Adeziv cianocrilat 

Oferta operatorului economic Tehnomedica se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codului ofertat în formularul specificațiilor "1050052 - (fiola 0,5ml, 

ambalaj 5 fiole in cutie) 1050044 - (fiola 0,5ml, ambalaj 10 fiole in cutie) Spania B. BRAUN SURGICAL S.A", până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost 

înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 4 Agent embolic 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a 

făcut trimitere la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

 

Lotul nr. 5 Agent embolic 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  



Lotul nr. 6 Balon „cutting” spiral 

Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("Naviscore - 

BCSR14150150006 BCSR14150150008 BCSR14150150010 BCSR14150150012 BCSR14150150015 BCSR14150200006 BCSR14150200008 BCSR14150200010 

BCSR14150200012 BCSR14150200015 BCSR14150250006 BCSR14150250008 BCSR14150250010 BCSR14150250012 BCSR14150250015 BCSR14150300006 

BCSR14150300008 BCSR14150300010 BCSR14150300012 BCSR14150300015 BCSR14150350006 BCSR14150350008 BCSR14150350010 BCSR14150350012 

BCSR14150350015/ Spania LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH S.L (LVD BIOTECH )"), până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în 

Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 10 Balon farmacologic coronarian 

Oferta operatorului economic Life Med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor 

solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul 

limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor (MOZEC  SEB MOZS20009 MOZS22509 

MOZS25009 MOZS27509 MOZS30009 MOZS35009 MOZS40009 MOZS45009 MOZS20012 MOZS20014 MOZS22514 MOZS25014 MOZS27514 MOZS30014 

MOZS35014 MOZS40014 MOZS45014 MOZS20015 MOZS20017 MOZS22517 MOZS25017 MOZS27517 MOZS30017 

MOZS35017MOZS40017MOZS40017MOZS45017 MOZS20020 MOZS22520 MOZS25020 MOZS27520 MOZS30020 MOZS35020 MOZS40020 MOZS45020 

MOZS20025 MOZS22525 MOZS25025 MOZS27525 MOZS30025 MOZS35025 MOZS40025  MOZS45025 MOZS20030 MOZS22530 MOZS25030 MOZS27530 

MOZS30030 MOZS35030 MOZS40030 MOZS45030/India Meril Life), până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al 

dispozitivelor medicale. 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a 

făcut trimitere la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr. 12 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK 

Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. S-a ofertat Diametre: 1,5 -4,0 

mm.  

  Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației 

tehnice - original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  



Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr. 14 Balon pentru artere renale 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("AVIATOR™ PLUS 

PTA Dilatation Catheter – for carotid and renal interventions 424-4020 W, 424-5020 W, 424-6020 W, 424-7020 W USA Cordis"), până la data deschiderii ofertelor 

(09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (AVIATOR PLUS SUA Cordis) până la data 

deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr. 15 Balon pentru arterele carotide 

Oferta operatorului economic  Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere 

că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%. 

Lotul nr. 16 Balon pentru pre si postdilatare 

Oferta operatorului economic Oxivit med  se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm s-a oferit Diametre de la 1.5-4.00mm.  

Lotul nr. 22 "Cateter pentru rotablatie сu aspirație activă" 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("Rotarex S rotational 

atherotromboectomy system 80219, 80202, 80223, 80224, (pagina 5) USA BECTON  DICKINSON/Shtraub") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost 

înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 23 Cateter periferic  cu balon utilizat în CTO 

Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu, balonul nu 

este conic. 



  Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației 

tehnice - original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr. 24 Cateter suport intra cranial 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("Sofia DA5115ST, 

DA5125ST, DA6115ST, DA6125ST, DA6131ST ,Franta MICROVENTION EUROPE") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de 

Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr. 28 Cateter-ghid intracranian neurovascular 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 



medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (Guider Softip XF Guide 

Catheters USA Stryker") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr. 29 Cateter-ghid neurovascular cu suport distal 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor (""Asahi Fubuki WAIN-

FBK-6A, WAIN-FBK-6AH, WAIN-FBK-6S WAIN-FBK-6A80 WAIN-FBK-6A80H WAIN-FBK-6S80 WAIN-FBK-6AL. WAIN-FBK-6ALH  WAIN-FBK-6SL WAIN-

FBK-6A110 WAIN-FBK-6A110H WAIN-FBK-6S110 WAIN-FBK-7A WAIN-FBK-7AH WAIN-FBK-7S, WAIN-FBK-7A80, WAIN-FBK-7A80H, WAIN-FBK-7S80, 

WAIN-FBK-7AL, WAIN-FBK-7ALH, WAIN-FBK-7SL, WAIN-FBK-7A110, WAIN-FBK-7A110H, WAIN-FBK-7S110, WAIN-FBK-8S, WAIN-FBK-8S80, WAIN-FBK-

8SL, WAIN-FBK-8S110, WAIN-FBK-4-120, WAIN-FBK-4-125, WAIN-FBK-4-130, WAIN-FBK-4AD WAIN-FBK-4ADH WAIN-FBK-4SD WAIN-FBK-4AD80WAIN-

FBK-4AD80HWAIN-FBK-4SD80WAIN-FBK-4ADLWAIN-FBK-4ADLH WAIN-FBK-4SDL  WAIN-FBK-4AD110WAIN-FBK-4AD110H WAIN-FBK-4SD110 WAIN-

FBK-5AD WAIN-FBK-5ADH 

WAIN-FBK-5SD WAIN-FBK-5AD80 WAIN-FBK-5AD80H WAIN-FBK-5SD80 WAIN-FBK-5ADL WAIN-FBK-5ADLH WAIN-FBK-5SDL 

WAIN-FBK-5AD110 WAIN-FBK-5AD110H WAIN-FBK-5SD110 WAIN-FBK-6SD WAIN-FBK-6SD80 WAIN-FBK-6SDL  WAIN-FBK-6SD110/Japonia 

ASAHIINTECC CO.,LTD. ") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 31 Dispozitiv embolizare flow-disruptor 

Oferta operatorului economic  DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în 

vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%. 

Lotul nr.  33  Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever   

Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("iNtercept - 

DETNS195030015, DETNS195030020, DETNS195040020, DETNS195040030, DETNS195060030, DETNS195060050, Spania LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH 

S.L  (LVD BIOTECH )") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 



tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr. 34 Electrocardiostimulator extern monocameral temporar 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor (""Asahi Fubuki WAIN-

FBK-6A, WAIN-FBK-6AH, WAIN-FBK-6S WAIN-FBK-6A80 WAIN-FBK-6A80H WAIN-FBK-6S80 WAIN-FBK-6AL. WAIN-FBK-6ALH  WAIN-FBK-6SL WAIN-

FBK-6A110 WAIN-FBK-6A110H WAIN-FBK-6S110 WAIN-FBK-7A WAIN-FBK-7AH WAIN-FBK-7S, WAIN-FBK-7A80, WAIN-FBK-7A80H, WAIN-FBK-7S80, 

WAIN-FBK-7AL, WAIN-FBK-7ALH, WAIN-FBK-7SL, WAIN-FBK-7A110, WAIN-FBK-7A110H, WAIN-FBK-7S110, WAIN-FBK-8S, WAIN-FBK-8S80, WAIN-FBK-

8SL, WAIN-FBK-8S110, WAIN-FBK-4-120, WAIN-FBK-4-125, WAIN-FBK-4-130, WAIN-FBK-4AD WAIN-FBK-4ADH WAIN-FBK-4SD WAIN-FBK-4AD80WAIN-

FBK-4AD80HWAIN-FBK-4SD80WAIN-FBK-4ADLWAIN-FBK-4ADLH WAIN-FBK-4SDL  WAIN-FBK-4AD110WAIN-FBK-4AD110H WAIN-FBK-4SD110 WAIN-

FBK-5AD WAIN-FBK-5ADH 

WAIN-FBK-5SD WAIN-FBK-5AD80 WAIN-FBK-5AD80H WAIN-FBK-5SD80 WAIN-FBK-5ADL WAIN-FBK-5ADLH WAIN-FBK-5SDL 

WAIN-FBK-5AD110 WAIN-FBK-5AD110H WAIN-FBK-5SD110 WAIN-FBK-6SD WAIN-FBK-6SD80 WAIN-FBK-6SDL  WAIN-FBK-6SD110/Japonia 

ASAHIINTECC CO.,LTD. ") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Oferta operatorului economic  Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere 

că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%. 

Lotul nr. 36 Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct.. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("Radifocus™ Guide 

Wire M Standard Type RF-GA18053M RF-GS32123M RF-GA32123M RF*GA18153M RF-GA18153M RF*GS18153M RF-GS18153M RF*GA18183M RF-GA18183M 

RF-GS18183M RF-GA25053M RF-GA25123M RF-GS25123M RF*GA25153M RF-GA25153M RF-GS25153M RF*GS25153M RF-GA25183M, RF*GA25183M, RF-

GS25183M, RF-GA32123M, RF-GS32123M, RF*GA32153M, RF-GA32153M, RF-GS32153M, RF*GS32153M, RF*GA32183M, RF-GA32183M RF-GS32183M RF-

GA35053M RF*GA35083M RF-GA35123M RF*GA35123M RF-GS35123M RF-GA35151M RF-GS35151M RF*GA35153M RF*GR35153M RF*GB35153M 

RF*GS35153M RF-GA35155M RF*GA35155M RF-GS35155M RF*GA35158M RF-GA35158M RF-GS35158M RF*GS35158M RF-GA35181M RF-GS35181M 

RF*GA35183M RF*GR35183M RF-GS35183M RF*GS35183M RF*PS35183M RF*GA35188M RF*GE35185M RF*GE35188M RF-GA38151M RF*GA38153M RF-

GS38153M RF*GS38153M RF*PS38153M RF-GA38183M Pagina 17 din25 RF*GA38183M RF*GA38183M RF-GA18223M RF-GA18263M RF*GA18263M 

RF*GS18263M RF-GS18263M RF*GA25263M RF-GA25263M RF-GS25263MRF*GS25263MRF-GA32263MRF*GA32263M RF*GS32263M RF-GS32263M 

RF*GA35223MRF-GA35223MRF-GS35223MRF-GA35261MRF-GS35261MRF*GA35263MRF*GR35263MRF*GS35263M RF-GS35263M 

RF*GS35263MRF-GA35303MRF*GA35303MRF*GS35303MRF-GA38223MRF*GA38263MRF-GA38263MRF*GS38263MRF-GS38263M/Belgia 

TERUMOEUROPE N.V.") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 37 Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor "Radifocus™ Guide Wire 

M Standard Type RF*GS18153M RF-GS18183M RF-GS25153M RF*GS25153M RF-GS25183M RF-GS32123M RF-GS32153M RF*GS32153M RF-GS32183M RF-

GS35123M RF-GS35151M RF*GS35153MRF-GS35155MRF-GS35158MRF*GS35158MRF-GS35181M 



RF-GS35183M RF*GS35183M RF-GS38153M RF*GS38153M RF*GS18263M RF-GS18263M RF-GS25263M RF*GS25263M RF*GS32263MRF-GS32263M 

RF-GS35223M RF-GS35261M RF*GS35263M RF-GS35263M RF*GS35263M RF*GS35303M RF*GS38263M RF-GS38263M Belgia TERUMO EUROPE N.V."") până 

la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 38 Ghid metaliz amplatz extra stiff 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("Radifocus™ Guide 

Wire M Stiff Type RF-PA18263M RF*PA18263M RF-PA25263M RF*PA25263M RF-PA35263M RF-PS35263M RF-PA35303M RF*PA35303M RF*HR35303M RF-

PA38263M Belgia TERUMO EUROPE N.V") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 42  Microcateter : Destinat livrării materialelor / substanțelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr. 43 Microcateter cerebral 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor (""Headway , Headway 

Duo MC172150S MC172150SX MC17215045X MC17215090X MC172150JX MC212150S MC272150S MC272156S MC212156S MC272156S MC162156S MC162167S 

Franța MICROVENT ION EUROPE") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr. 44 Microcateter cu virf detasabil 

 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 



 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr.  46 Microcateter livrare  dispozitive embolizare anevrisme cerebrale si stenturi  intracraniane pentru remodelare vasculara 

 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor Excelsior XT -17 USA Stryker) până la data 

deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr.  47 Microcateter livrare  dispozitive embolizare anevrisme cerebrale si stenturi  intracraniane pentru remodelare vasculara cu ID 0.0165” 

 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor ("Excelsior SL10 USA Stryker") până la data 

deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr.  48 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr.  49 Microcateter pentru transport 



Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor "Headway , Headway 

Duo MC172150S MC172150SX MC17215045X MC17215090X  MC172150JX MC212150S MC272150S MC272156S 

MC212156S MC272156S MC162156S MC162167S") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr.   50 Microghid 0.014” acoperit cu polimer 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("ASAHI CHIKAI WAIN-

CKI-200 WAIN-CKI-200-RC WAIN-CKI-200-BS WAIN-CKI-200-BA Japonia ASAHIINTECC CO., LTD.")până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost 

înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr.   51 Micro-ghid cateter 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor "MERIT MAESTRO 

MICROCATHETER 28MC21110ST, 28MC21130ST, 28MC21150ST,28MC2111045 ,28MC2113045 , 28MC2115045, 28MC21110SN , 28MC21130SN 

L,28MC21150SN28MC24110ST, 28MC24130ST, 28MC24150ST28MC2411045, 28MC2413045 , 28MC2415045, 28MC24110SN , 28MC24130SN, 

28MC24150SN28MC28110ST , 28MC28130ST , 28MC28150ST28MC2811045 , 28MC2813045 , 28MC2815045, 28MC28110SN, 

28MC28130SN,28MC28150SN29MC29110ST , 29MC29130ST , 29MC29150ST29MC2911045, 29MC2913045, 29MC2915045, 29MC29110SN, 29MC29130SN, 

29MC29150SN USA Merit Medical") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr.   52 Microghid hidrofil 0.014” pentru uz intracranian 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (Synchro Select USA Stryker) până la data 

deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr.   53 Microghid hidrofilic cerebral 0.014”/0.010” 

 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (Transend EX Guidewires USA Boston 

Scintific) până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr.   54 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) 

 

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertatw în formularul specificațiilor ("AMPLATZER Septal 



Occluder, 4 mm 9-ASD-004, AMPLATZER Septal Occluder, 5 mm 9-ASD-005, AMPLATZER Septal Occluder, 6 mm 9-ASD-006, AMPLATZER Septal Occluder, 7 mm 

9-ASD-007,AMPLATZER Septal Occluder, 8 mm 9-ASD-008 AMPLATZER Septal Occluder, 9 mm 9-ASD-009 AMPLATZER Septal Occluder, 10 mm 9-ASD-010 

AMPLATZER Septal Occluder, 11 mm 9-ASD-011 AMPLATZER Septal Occluder, 12 mm 9-ASD-012 AMPLATZER Septal Occluder, 13 mm 9-ASD-013 AMPLATZER 

Septal Occluder, 14 mm 9-ASD-014 AMPLATZER Septal Occluder, 15 mm 9-ASD-015 AMPLATZER Septal Occluder, 16 mm 9-ASD-016 AMPLATZER Septal Occluder, 

17 mm 9-ASD-017 AMPLATZER Septal Occluder, 18 mm 9-ASD-018 AMPLATZER Septal Occluder, 19 mm 9-ASD-019 AMPLATZER Septal Occluder, 20 mm 9-ASD-

020 AMPLATZER Septal Occluder, 21 mm 9-ASD-021 AMPLATZER Septal Occluder, 22 mm 9-ASD-022 AMPLATZER Septal Occluder, 23 mm 9-ASD-023 

AMPLATZER Septal Occluder, 24 mm 9-ASD-024 AMPLATZER Septal Occluder, 25 mm 9-ASD-025 AMPLATZER Septal Occluder, 26 mm 9-ASD-026 AMPLATZER 

Septal Occluder, 27 mm 9-ASD-027 AMPLATZER Septal Occluder, 28 mm 9-ASD-028 AMPLATZER Septal Occluder, 29 mm 9-ASD-029 AMPLATZER Septal Occluder, 

30 mm 9-ASD-030 AMPLATZER Septal Occluder, 31 mm 9-ASD-031 AMPLATZER Septal Occluder, 32 mm 9-ASD-032 AMPLATZER Septal Occluder, 33 mm 9-ASD-

033AMPLATZER Septal Occluder, 34 mm 9-ASD-034AMPLATZER Septal Occluder, 35 mm 9-ASD-035AMPLATZER Septal Occluder, 36 mm 9-ASD-036AMPLATZER 

Septal Occluder, 37 mm 9-ASD-037AMPLATZER Septal Occluder, 38 mm 9-ASD-038AMPLATZER Septal Occluder, 39 mm 9-ASD-039AMPLATZER Septal Occluder, 

40 mm 9-ASD-040/USA Abbott Med/St Jude Med""AMPLATZER Guidewire 2 ref: 9-GW-002 USA Abbott Med/ 

St Jude Med""Amplatzer Trevisio Delivery System, 6F 9-ATV06F45/6Amplatzer Trevisio Delivery System, 7F 9-ATV07F45/60 Amplatzer Trevisio Delivery System, 

7F 9-ATV07F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 8F 9-ATV08F45/60 Amplatzer Trevisio Delivery System, 8F 9-ATV08F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 

9F 9-ATV09F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery System, 10F 9-ATV10F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 12F 9-ATV12F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery 

System, 13F 9-ATV13F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery System, 6F 9-ATV06F45/60 

Amplatzer Trevisio Delivery System, 7F 9-ATV07F45/60Amplatzer Trevisio Delivery System, 7F 9-ATV07F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery System, 8F 9-

ATV08F45/60Amplatzer Trevisio Delivery System, 8F 9-ATV08F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery System, 9F 9-ATV09F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 10F 

9-ATV10F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery System, 12F 9-ATV12F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 13F 9-ATV13F45/80 Amplatzer Trevisio Delivery System, 

6F 9-ATV06F45/60Amplatzer Trevisio Delivery System, 7F 9-ATV07F45/60 Amplatzer Trevisio Delivery System, 7F 9-ATV07F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 

8F 9-ATV08F45/60 Amplatzer Trevisio Delivery System, 8F 9-ATV08F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 9F 9-ATV09F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 

10F 9-ATV10F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 12F 9-ATV12F45/80Amplatzer Trevisio Delivery System, 13F 9-ATV13F45/80 AMPLATZER Sizing Balloon II, 

18 mm 9-SB-018AMPLATZER Sizing Balloon II, 24 mm 9-SB-024AMPLATZER Sizing Balloon II, 34 mm 9-SB-034 USA Abbott / St Jude Med") până la data deschiderii 

ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungimi obligatorii- 80 (+/-

10cm), 110(+/-10cm)s-a oferit Teaca de livrare; Lungimi - 60 cm, 80 cm. 

Oferta operatorului economic Life Med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ("Occluteh Guide Wire Stiff 52GWR01 

Germania Occluteh") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. Totodată, nu corespunde cerințelor 

tehnice s-a solicitat Lungimi obligatorii- 80 (+/-10cm), 110(+/-10cm)s-a oferit Teaca de livrare; Lungimi 80 cm. 

 

Lotul nr. 57 Seringa cu precizie înalta 

 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor (Medalion MSS 

011,MSS011-LG MSS011-LB,MSS011-Y,MSS011-R USA Merit Medical) până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al 

dispozitivelor medicale. 

 



Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (Cadence precision injection cod 103- 0304 

SUA Medtronic) până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr. 61 Set introductor puncție 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ( "Radifocus™ Introducer 

II Transradial Kit RT-R50A10PQ Belgia Terumo Europe N.V."") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale. 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ( "Prelure MERIT S-

MAK™  MAK501 (pagina 3 catalogului) USA Merit Medica") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale. 

 

Lotul nr. 62 Set introductor puncție artera femorala 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ( "Radifocus™ Introducer 

II RS+R40K10MQ RS+B40K10MQ RS+B40K10AQ  RS+B40K10SQ RS*B40K10AQ RS+R50N10MQ RS+B50K10MQ RS+B50N10AQ 

RS+B50N10SQRSB50N25AQRS+R60N10MQRS+B60K10MQRS+B60N10SQRS+B60N25AQRS+R70N10MQ 

RS+B70K10MQRS+B70N10SQRS+B70N25AQRS+R80N10MQRS+B80K10MQRS+B80N10SQRS+B80N25AQRS+R90N10MQRS*B90K10MQ 

RS*B90N10SQRS*B90N25AQRS*B10K10MQRS*B10N10MQRS*B10N10SQRS*B10N25AQRS*B11K10MQRS*B11N10MQRS*B11N10SQ 

RS*B11N25AQBelgia TerumoEurope N.V.")  până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr. 68 Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție din 2 componente 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ( " "EXOSEAL™ Vascular 

Closure Device EX500CE,EX600CE,EX700CE (PAGINA 12 CATALOGULUI) USA Cordis") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în 

Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr. 75 Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (Neurofom Atlas USA Stryker) până la data 

deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr.  76 Stent coronarian farmacologic activ 



Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: conform pct. 16 subpct. 2 din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea Specificației tehnice - 

original, Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

 ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor 

parametrilor:                                                       

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm de oferit parametru 

exact 11 cm pagina 19; solicitat -  Compatibil RMN-  oferit Compatibil RMN pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar 

trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația 

tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. Conform formularului specificațiilor tehnice atașat la ofertă, operatorul economic a făcut trimitere 

la catalogul atașat, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.  

Lotul nr.  80 Stent intracranian 

 

Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ( "LVIS 212517-

CAS212525-CAS212912-CAS212917-CAS212922-CAS212928-CAS 212931-CAS213015-CAS213025-CAS213041-CAS 

214035-CAS 214049-CAS Franta MICROVENTION EUROPE") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale. 

 

Lotul nr.  84 Stent-graft periferic 

 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la 

termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codul ofertat în formularul specificațiilor (FLUENCY PLUS SUA BARD) până la data 

deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

Lotul nr.  86 Transductor de presiune invaziva 

Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor 

medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 14 din anunțul de participare), codurile ofertate în formularul specificațiilor ( "Meritrans Transdiuser 

MER100,MER148 MER200MER212 USA Merit Medical") până la data deschiderii ofertelor (09.04.2023) nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale. 

 

Lotul nr.  87 Tub injectare substanţă de contrast 

Oferta operatorului economic  Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în 

vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%. 



Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele 

loturi:  

Lotul nr. 2 Ac puncție;  

Lotul nr. 11Balon intracranian cu dublu-lumen; 

Lotul nr. 18Cate-ghid hidrofilic; 

Lotul nr. 40Manifold cu 3 robineti; 

Lotul nr. 58Set introductor de tip “peel-away”; 

Lotul nr. 59Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare ; 

Lotul nr. 63Set linie ECG; 

Lotul nr. 64Set linie ECG; 

Lotul nr. 65Set presiune invaziva; 

Lotul nr. 66Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”; 

Lotul nr. 70Șorț de protecție; 

Lotul nr. 74Stent cerebral auto-expandabil cu celula închisa; 

Lotul nr. 88Viziera cu radioprotectie; 

Lotul nr. 89Conectoare Y; 

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme 

sau inacceptabile următoarele loturi:  

Lotul nr. 1 Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie   

Lotul nr. 3Adeziv cianocrilat 

Lotul nr. 4Agent embolic 

Lotul nr. 5Agent embolic 

Lotul nr. 10Balon farmacologic coronarian 

Lotul nr. 12Balon noncompliant angioplastie periferică BTK 

Lotul nr. 14Balon pentru artere renale 

Lotul nr. 15 Balon pentru arterele carotide  

Lotul nr. 16Balon pentru pre si postdilatare  

Lotul nr. 22"Cateter pentru rotablatie сu aspirție activă 

Lotul nr. 23Cateter periferic  cu balon utilizat în CTO  

Lotul nr. 24Cateter suport intracranial  

Lotul nr. 28Cateter-ghid intracranian neurovascular 

Lotul nr. 29Cateter-ghid neurovascular cu suport distal  

Lotul nr. 31Dispozitiv embolizare flow-disruptor 

Lotul nr. 33Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever   

Lotul nr. 34Electrocardiostimulator extern monocameral temporar 

Lotul nr. 36Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J 



Lotul nr. 37Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept 

Lotul nr. 38Ghid metaliz amplatz extra stiff 

Lotul nr. 42Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular  

Lotul nr. 43Microcateter cerebral 

Lotul nr. 44Microcateter cu virf detasabil 

Lotul nr. 46Microcateter livrare  dispozitive embolizare anevrisme cerebrale si stenturi  intracraniane pentru remodelare vasculara  

Lotul nr. 47Microcateter livrare  dispozitive embolizare anevrisme cerebrale si stenturi  intracraniane pentru remodelare vasculara cu ID 0.0165”  

Lotul nr. 48Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare 

Lotul nr. 50Microghid 0.014” acoperit cu polimer  

Lotul nr. 51Micro-ghid cateter  

Lotul nr. 52Microghid hidrofil 0.014” pentru uz intracranian 

Lotul nr. 53Microghid hidrofilic cerebral 0.014”/0.010” 

Lotul nr. 54Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) 

Lotul nr. 57Seringa cu precizie inalta 

Lotul nr. 61Set introductor puncție  

Lotul nr. 62Set introductor puncție artera femorala 

Lotul nr. 68Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție din 2 componente 

Lotul nr. 75Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise 

Lotul nr. 76Stent coronarian farmacologic activ 

Lotul nr. 80Stent intracranian 

Lotul nr. 84Stent-graft periferic 

Lotul nr. 86Transductor de presiune invaziva 

Lotul nr. 87Tub injectare substanță de contrast 

 

În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative de către 

beneficiari.  

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a 

prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 

23.05.2023, după expirarea termenului de așteptare. 

 

Cu respect,  

 

Președintele grupului de lucru                                                                          semnat electronic                                                                   Gheorghe GORCEAG 

 
Ex: Aurelia Botica  

Tel: 022 222 364 
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